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GEWIDMET 


VON 


DEN    VERFASSERN. 


VORREDE  ZUR  ERSTEN  AUFLAGE. 


Uas  von  uns  herausgegebene  Buch  soll  hauptsächlich  den 
Bedürfnissen  der  Anfänger  überhaupt  und  der  Studirenden  der 
Chemie  im  Speciellen  Rechnung  tragen.  Die  Tendenz  ist  dem- 
nach eine  elementarere,  als  sie  in  den  vorzüglichen  Werken  von 
r.  Kohlrausch,  Glazebrook  und  Shaw,  Witz  etc.,  ihrer 
ganzen  Anlage  nach  verfolgt  wird.  Diesen  Zweck  haben  wir 
durch  die  Auswahl  des  Stoffes  und  dje  Art  der  Behandlung  der 
einzelnen  Aufgaben  zu  erreichen  gesucht. 

Wir  haben  einmal  solche  Aufgaben  aufgenommen,  welche 
den  Anfänger  in  die  Methoden  und  Gesetze  der  Physik  einfuhren, 
sodann  haben  wir  ein  besonderes  Gewicht  auf  die  physikalisch- 
chemischen Methoden  gelegt.  Es  schien  dies  um  so  nothwendiger, 
als  in  den  Lehrbüchern  der  Physik*  gerade  auf  diese  Gebiete 
nicht  genügend  eingegangen  werden  kann,  trotzdem  ihre  Kennt- 
niss  für  den  Chemiker  unumgänglich  nöthig,  für  den  Physiker 
höchst  wünschenswerth  ist. 

Einem  jeden  Abschnitt  ist  eine  Einleitung  vorausgeschickt, 
in  welcher  die  allgemeinen  Gesetze,  die  darin  zur  Anwendung 
kommen,  erörtert,  und  die  Grössen,  die  gemessen  werden  sollen, 
definirt  sind.  Besondere  Uebungen  sind  zum  Theil  Wieder- 
holungen der  Vorlesungsversuche.  Sie  sollen  dazu  dienen,  obige 
Gesetze  fester  einzuprägen  und  diejenigen  Gesichtspunkte  hervor- 
zuheben, welche  bei  der  Construction  der  Messapparate  und  bei 
den  angewandten  Methoden  in  Frage  kommen.  Dadurch  wird 
es  dem  Praktikanten  ermöglicht,  auch  ohne  Zuhülfenahme  eines 
besonderen  Lehrbuches  sich  auf  die  auszuführenden  Messungen 
vorzubereiten.  Selbst  für  Fortgeschrittenere  ist  es  oft  schwierig, 
aus  einem  grösseren  Lehrbuche  dasjenige  herauszufinden,  dessen 
sie  für  eine  bestimmte  Uebung  bedürfen. 

In  der  Einleitung  werden  auch  die  nöthigen  Formeln,  indess 
entsprechend  der  Tendenz  des  Buches  ohne  Zuhülfenahme  höherer 
Mathematik  abgeleitet. 


Vin  Vorrede  zur  ersten  Auflage. 

Die  Uebungen  selbst  sind  je  nach  der  Natur  der  in  Frage 
kommenden  Erscheinung  qualitative  oder  quantitative.  In  letzterem 
Falle  wird  gezeigt,  wie  aus  den  einzelnen  Beobachtungsdaten 
diejenigen  Grössen  sich  ableiten,  welche  in  der  entsprechenden 
Formel  enthalten  sind.-  Diese  Berechnung  ist  so  geführt,  dass 
der  Praktikant  nicht  einfach  die  erhaltenen  Werthe  in  die  Formel 
einzusetzen  braucht,  sondern  dass  er  den  Gedankengang,  welcher 
zu  derselben  geführt  hat,  noch  einmal  durchdenken  muss.  In 
den  meisten  Fällen  ist  die  Berechnung  an  einem  Zahlenbeispiele 
erläutert,  das  zugleich  ein  Maass  für  die  erreichte  Genauigkeit 
giebt.  Die  Zahlen  sind  solche,  wie  sie  von  Praktikanten  bei  den 
Uebungen  erhalten  worden  sind. 

Um  den  Praktikanten  mit  den  allgemeineren  Resultaten  der 
physikalischen  Chemie  bekannt  zu  machen,  sind  die  Beispiele 
für  die  Uebungen  so  ausgewählt,  dass  dieselben  schon  an  den 
bei  ihnen  erhaltenen  Werthen  hervortreten.  Auch  sind  möglichst 
die  zugehörigen  theoretischen  Betrachtungen  beigefügt. 

Der  Abschnitt  „Gebraucht  wird"  soll  es  den  Assistenten  er- 
leichtern, alle  für  eine  Uebung  erforderlichen  Gegenstände  zu- 
sammenzustellen. 

Entsprechend  den  Zielen  des  Buches  kann  es  nicht  unsere 
Absicht  sein,  die  Beschreibung  von  Präcisionsmessungen  zu  geben, 
sondern  wir  müssen  uns  mit  einer  geringeren  Genauigkeit  der- 
selben begnügen.  Daher  werden  die  feineren  Correctionen  über- 
haupt nicht  berücksichtigt  und  da,  wo  es  sich  darum  handelt, 
den  Einfluss  einer  Fehlerquelle  hervortreten  zu  lassen,  die 
Messungen  so  eingerichtet,  dass  der  Fehler  nicht  zu  klein  ist. 

Wir  haben  uns  bemüht,  die  Apparate  in  sehr  einfachen, 
dafür  aber  möglichst  übersichtlichen  Formen  zu  verwenden;  sie 
sind  dann  auch  zu  Demonstrationsapparaten  geeignet  und  ihre 
Beschaffung  ist  weniger  gut  dotirten  Instituten  möglich  i). 

Die  sämmtlichen  mitgetheilten  Aufgaben  können  innerhalb 
zweier  bis  dreier  Semester  bei  zwei-  bis  dreistündiger  wöchent- 
licher Arbeit  erledigt  werden.  Bei  beschränkter  Zeit  lässt  sich 
leicht  eine  Auswahl  treffen,  die  es  dem  Praktikanten  ermöglicht, 
sich  in  einem  Semester  eine  Uebersicht  zu  verschaffen. 


')  Die  meisten  der  benutzten  Apparate  sind  von  dem  Mechaniker  des 
hiesigen  physikalischen  Institutes,  Herrn  Böhner,  ausgeführt  worden. 


Vorrede  zur  dritten  Auflage.  IX 

Die  in  dem  Buche  niedergelegte  Lehrmethode  hat  sich 
während  einer  Reihe  von  Semestern  in  unserem  Laboratorium 
.  bewährt;  speciell  im  letzten  Winter  hat  sich  ergeben,  dass  mit 
Hülfe  des  Buches  20  bis  30  Praktikanten,  von  denen  je  zwei 
zusammen  arbeiteten,  an  einem  Uebungstage  von  uns  beiden  an- 
geleitet werden  konnten.  Dabei  war  es  noch  möglich,  eine  grosse 
Anzahl  der  erhaltenen  Resultate  während  des  Praktikums  selbst 
mit  den  Studirenden  auszurechnen.  So  zeigte  sich  am  besten, 
ob  der  Praktikant  die  Aufgabe  verstanden  hatte,  event.  konnten 
die  nöthigen  Erläuterungen  gegeben  werden. 

Zum  Schluss  sei  es  uns  noch  gestattet,  unseren  allerbesten 
Dank  zu  sagen  Herrn  Geheimen  Hofrath  Quincke  in  Heidelberg 
für  die  Erlaubniss,  die  von  ihm  zusammengestellten  vierstelligen 
Logarithmentafeln  in  unser  Buch  aufnehmen  zu  dürfen,  Herrn 
Dr.  Knoblauch  in  Erlangen  für  die  Liebenswürdigkeit,  dass  er 
eine  Revision  gelesen  und  die  Rechnungen  controlirt  hat,  Herrn 
Professor  Dr.  Seubert  in  Tübingen  für  die  Mittheilung  der 
Tabelle  und  Tafel,  Seite  71  und  72,  sowie  der  Verlagsbuchhand- 
lung von  Friedr.  Vieweg  &  Sohn,  die  keine  Mühe  gescheut 
hat,  das  Buch  mit  Holzschnitten  auszustatten,  die  nach  den  von 
uns  verwandten  und  erprobten  Apparaten  ausgeführt  worden  sind. 


Erlangen  im  September  1890. 


E.  Wiedemann. 
H.  iSbert. 


VORREDE  ZUR  DRITTEN  AUFLAGE. 


-L/ie  Ziele  unseres  Buches  „Physikalisches  Praktikum"  haben 
wir  in  der  vorstehenden  Vorrede  zur  ersten  Auflage  angegeben. 
Dass  dasselbe  einem  wirklichen  Bedürfniss  entsprach,  dürfte  die 
Thatsache  beweisen,  dass  nach  etwa  sechs  Jahren  eine  dritte 
Auflage  erforderlich  wurde.  Wir  haben  uns  bei  ihrer  Bearbeitung 
bemüht,   sie  in   noch  höherem  Maasse   als   früher  den  Zwecken 


X  Vorrede  zur  dritten  Auflage. 

anzupassen,    die    in    der    Vorrede    zur    ersten    Auflage    ausge- 
sprochen sind. 

Dem  entsprechend  wurde  eine  Reihe  von  Abschnitten,  wie  . 
über  das Eiscalorimeter,  über  das  Hankel'sche  Elektrometer  u.  a. 
fortgelassen  und  dafür  wurden  andere  Abschnitte  eingefügt,  so 
vor  Allem  in  der  Elektricitätslehre. 

Zugleich  sind  wir  bestrebt  gewesen,  für  den  Lehrer  und 
Chemiker,  der  nach  Beendigung  seines  Studiums  für  sich  nach 
dem  Buche  arbeiten  will,  alles  zui*  Anstellung  der  Versuche  Er- 
forderliche anzugeben.  Wir  haben  daher  auch  manche  scheinbar 
unwesentliche  Kleinigkeiten  angeführt  und  in  einem  besonderen 
kurzen  Abschnitte  am  Schlüsse  einige  praktische  Winke  zu- 
sammengestellt. 

Da  das  Buch  in  den  Uebungen  auch  vielfach  von  Solchen 
benutzt  wird,  deren  mathematische  Kenntnisse  Lücken  aufweisen, 
so  haben  wir  am  Schlüsse  ausser  den  Anweisungen  für  Loga- 
rithmenrechnen und  den  Andeutungen  über  die  trigonometrischen 
Functionen  noch  eine  Reihe  von  mathematischen  Formeln  zu- 
sammengestellt. 

■ 

Für  die  Erlaubniss,  von  ihnen  zusammengestellte  Tabellen 
zu  benutzen,  sind  wir  Herrn  Geheimrath  Landolt  und  Herrn 
Professor  Ostwald,  vor  Allem  aber  Herrn  Präsident  F.  Kohl- 
rausch in  hohem  Grade  verbunden.  Bei  der  Ausarbeitung  einer 
Reihe  der  neuen  Abschnitte  hat  uns  Herr  Privatdocent  Dr.  Simon 
in  Erlangen  sowie  Herr  Privatdocent  Dr.  Wiedeburg  in  Leipzig 
auf  das  Liebenswürdigste  unterstützt. 

Für  die  sonstigen  vielfachen  Winke  von  Fachgenossen  sagen 
wir  auch  an  dieser  Stelle  unseren  besten  Dank.  Soweit  es  irgend 
möglich  war,  haben  wir  ihren  Wünschen  Rechnung  getragen. 

Zum  Schlüsse  möchten  wir  nicht  verfehlen,  der  Verlags- 
handlung unseren  Dank  auszusprechen,  welche  die  Mühe  nicht 
gescheut  hat,  auch  diese  Auttage  wieder  mit  einer  Reihe  neuer 
Figuren  auszustatten. 


Erlangen  und  Kiel  im  April  1897. 


E.  Wiedemann. 
H,  Ebert. 
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Einleitnng. 


1.   Aufstellung  von  Gesetzen. 

Wie  in  allen  Naturwissenschaften  ist  auch  in  der  Physik  die  Auf- 
findung von  Gesetzen  die  Hauptaufgabe  der  Forschung. 

Naturgesetze  sagen  zunächst  aus,  dass  Veränderungen  einer  Art 
(Ursachen)  solche  einer  anderen  Art  (Wirkungen)  nach  sich  ziehen.  — 
Ein  Naturgesetz,  das  sich  nicht  nur  auf  die  qualitativen  Vorgänge  des 
Geschehens,  sondern  auch  auf  die  quantitativen  Verhältnisse  bezieht, 
wird  durch  einen  mathematischen  Ausdruck,  eine  Formel,  wieder- 
gegeben 1).  Durch  die  Formel  werden  im  einfachsten  Falle  zwei 
Grössen  x  und  y  ^)  so  mit  einander  verknüpft,  dass,  wenn  die  eine  x  sich 
ändert,  die  Aenderungen  der  anderen  y  durch  diejenigen  von  x  bestimmt 
sind.  —  Da  y  sich  mit  x  in  bestimmter  Weise  ändert,  sagt  man  „y  ist 
eine  Function/  von  x""  und  schreibt  dies  y  =f  (x),  und,  da  man  die 
Aenderungen  von  y  als  abhängig  von  denen  von  x  ansieht,  nennt  man 
x  die  unabhängige,  y  die  abhängige  Veränderliche  oder  Variable. 

Beispiel  1.  Das  Gesetz :  Das  Gewicht  G  von  Körpern  von  derselben 
Dichte  ist  proportional  ihrem  Volumen  F,  sagt  aus,  dass  wCubikcenti- 
meter  eines  Körpers  n  mal  so  viel  wiegen,  als  1  ccm;  wiegt  1  ccm 
a  Gramm,  so  wird  ds^s  Gesetz  durch  die  Gleichung  ausgedrückt: 

a  =  aV, 

Wir   sehen  hier   V  als  die  unabhängige,   6r  als  die  abhängige  Verän- 
derliche an,  deren  Beziehung  zu  einander  die  obige  Gleichung  wieder- 


^)  Ein  qualitatives  Gesetz  ist:  gleichnamige  Elektricitäten  stossen  sich 
ab,  ungleichnamige  ziehen  sich  an;  ein  quantitatives,  das  von  Coulomb  auf- 
gestellte Gesetz:  Die  Kraft  i''  zwischen  zwei  Elektricitätsmengen  ßi  und  62 
ist  direct  proportional  dem  Producte  ihrer  Grössen,  umgekehrt  proportional 
dem  Quadrate  ihres  Abstandes,  oder  als  Formel: 

F  =^  f    \^     (/  ist  eine  Constante). 

^)  Man  kann  auch  mehr  als  zwei  Grössen  betrachten,  wir  beschränken 
uns  auf  den  einfachsten  Fall. 

Wiedemann-Ebert,  Praktikum.  -t 
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ändert,  die  Aenderungen  der  anderen  y  durch  diejenigen  von  x  bestimmt 
sind.  —  Da  y  sich  mit  x  in  bestimmter  Weise  ändert,  sagt  man  „y  ist 
eine  Function/  von  x""  und  schreibt  dies  y  =f  (x),  und,  da  man  die 
Aenderungen  von  y  als  abhängig  von  denen  von  x  ansieht,  nennt  man 
X  die  unabhängige,  y  die  abhängige  Veränderliche  oder  Variable. 

Beispiel  1.  Das  Gesetz :  Das  Gewicht  G  von  Körpern  von  derselben 
Dichte  ist  proportional  ihrem  Volumen  F,  sagt  aus,  dass  nCubikcenti- 
meter  eines  Körpers  n  mal  so  viel  wiegen,  als  1  ccm;  wiegt  1  ccm 
0 Gramm,  so  wird  dqs  Gesetz  durch  die  Gleichung  ausgedrückt: 

a  =  aV. 

Wir  sehen  hier   V  als  die  unabhängige,   G  als  die  abhängige  Verän- 
derliche an,  deren  Beziehung  zu  einander  die  obige  Gleichung  wieder- 


^)  Ein  qualitatives  Gesetz  ist:  gleichnamige  Elektricitäten  stossen  sich 
ab,  ungleichnamige  ziehen  sich  an;  ein  quantitatives,  das  von  Coulomb  auf- 
gestellte Gesetz:  Die  Kraft  i''  zwischen  zwei  Elektricitätsmengen  6,  und  62 
ist  direct  proportional  dem  Producte  ihrer  Grössen,  umgekehrt  proportional 
dem  Quadrate  ihres  Abstandes,  oder  als  Formel: 

F  =  f  — ^  (/  ist  eine  Constante). 

')  Man  kann  auch  mehr  als  zwei  Grössen  betrachten,  wir  beschränken 
uns  auf  den  einfachsten  Fall. 

Wiedemann-Ebert,  Praktikum.  i 


2  Prüfung  von  Gesetzen. 

giebt.  —  a  ist  eine  Constante,  wie  sie  bei  jedem  Gesetze  auftritt;   der 
Werth  dieser  Constanten  ist  abhängig  u.  a.: 

1.  Von  der  Natur  der  Körper,  auf  die  das  Gesetz  angewandt 
wird  (bei  Wasser  ist  in  der  obigen  Gleichung  a  =  1,  für  Quecksilber 
=  13,6  etc.). 

2.  Von  den  speciellen  Bedingungen,  unter  denen  es  in  Wirksam- 
keit tritt.  So  ändert  sich  die  Constante  g  in  dem  Gesetze  für  den  freien 
Fall  s  =  ^1^9^^  ('^gl-  S.  31)  mit  dem  Orte,  wo  wir  den  Körper  fallen 
lassen  u.  s.  f. 

3.  Von  den  Einheiten,  mit  denen  wir  die  Länge,  die  Zeit  und  die 
Masse  messen.  —  Würden  wir  in  obigem  Falle  G  nicht  in  Grammen, 
sondern  in  Centigrammen  ausdrücken,  so  würde  der  Wert  vona  100  mal 
grösser  werden. 

Beispiel  2:  Nach  dem  Boyle-Mariotte'schen  Gesetze  ist  das 
Volumen  v  eines  Gases  umgekehrt  proportional  dem  Drucke,  d.  h.  wenn 
c  eine  Constante  ist: 

V  =  cjp  oder  vjj  =  c, 

d.  h.  eine  Gasmenge,  die  bei  dem  Drucke  von  1  Atmosphäre  das  Volumen 
von  3  Litern  einnimmt,  nimmt  bei  dem  Drucke  von  lO  Atmosphären  ein 
Volumen  von  0,3  Litern  ein,  bei  dem  von  0,1  Atmosphären  ein  Vo- 
lumen von  30  Litern  ein. 

2.    Prüfung  von  Gesetzen. 

1.  Ein  Gesetz  wird  am  einfachsten  dadurch  geprüft,  dass  man 
experimentell  für  eine  Reihe  von  Werthen  der  unabhängigen  Veränder- 
lichen die  der  abhängigen  ermittelt  und  untersucht,  ob  stets  beim  Ein- 
setzen dieser  Werthe  die  Gleichung,  welche  das  Gesetz  ausdrückt, 
erfüllt  ist. 

A.  Für  die  Beziehung  zwischen  dem  Einfallswinkel  i  und  dem 
Brechungswinkel  r  besteht,  wenn  n  eine  Constante,  der  Brechungsindex, 

ist,  das  Gesetz 

sini 

- —  =  n. 

smr 

B.  Das  Gesetz  wird  geprüft,  indem  man  für  eine  Reihe  von  Einfalls- 
winkeln ij,  {.2,  . . .,  im  die  zugehörigen  Brechungswinkel  ri,  r2,  . . .,  r^  be- 
stimmt, deren  Sinus  aufsucht  und  prüft,  ob 

sinii  sini2  sinim   

sin  Vi        sinr^        sinrm 
ist. 

2.  Eine  andere  Art  der  Prüfung  eines  Gesetzes  besteht  darin, 
dass  man  aus  demselben  bestimmte  Folgerungen  ableitet  und  unter- 
sucht, ob  diese  mit  den  Thatsachen  übereinstimmen. 

A.    Nach  dem  Gravitationsgesetze  bewegen  sich  die  Planeten  um 
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die  Sonne  in  Ellipsen,  in  deren   einem  Brennpunkte  die  Sonne   steht; 
die  Beobachtungen  bestätigen  dieses. 

B.  Aus  dem  oben  angeführten  Gesetze  yon  Coulomb  über  die 
Wechselwirkung  elektrischer  Mengen  und  der  leichten  Beweglichkeit 
der  Elektricität  in  Leitern  folgt  für  diese,  dass  bei  seiner  Gültigkeit 
sich  nur  auf  ihren  Oberflächen  freie  Elektricität  befinden  kann.  —  In 
der  That  lässt  sich  im  Inneren  yon  ruhenden  Leitern  keine  Elektricität 
nachweisen,  womit  das  Gesetz  von  Coulomb  bewiesen  ist. 

Die  Aufgabe  aller  experimentellen  Untersuchungen  und  aller  Beob- 
achtungen ist  ausser  der  Sammlung  yon  Thatsachen : 

1.  Die  Gesetze  für  die  Erscheinungen  zu  finden,  resp.  zu  prüfen, 
wie  weit  die  aus  bestimmten  Annahmen  abgeleiteten  Gesetze  richtig 
sind,  womit  auch  die  Annahmen  selbst  bis  zu  einem  gewissen,  je  nach 
den  Umständen  verschiedenen  Grade  wahrscheinlich  gemacht  werden. 

2.  Die  in  den  Gesetzen  auftretenden  Constanten  zu  bestimmen, 
zu  prüfen,  ob  die  verschiedenen  Gebieten  angehörenden  Constanten 
Beziehungen  zu  einander  zeigen,  und  zu  ermitteln,  wie  gewisse  Con- 
stanten von  der  Natur  der  Substanz  abhängen. 

Dies  letztere  geschieht  vor  Allem  in  der  physikalischen  Chemie. 

Aus  den  obigen  Ausführungen  geht  hervor,  dass  neben  der  Beob- 
achtung die  Messung  aller  bei  einer  Erscheinung  auftretenden  Factoren 
eine  der  wichtigsten  Aufgaben  der  Physik  und  physikalischen  Chemie  ist. 

3.    Allgemeines  über  Messungen. 

1.  Die  Genauigkeit  einer  Messung  hängt  davon  ab,  wie  genau 
jede  einzelne  Grösse  bestimmt  werden  kann.  Im  Allgemeinen  können 
ohne  besondere  Uebung  und  Vorrichtungen  Zeiten  bestimmt  werden 
bis  auf  0,5  Secunden,  Längen  bis  auf  0,2  mm,  Temperaturen  bis  auf 
0,05°  C,  Gewichte  bis  auf  0,5  mg.  Durch  grössere  Uebung  und  An- 
wendung von  besonderen  Hülfsmitteln ,  wie  Nonien  u.  s.  f.  kann  die 
Genauigkeit  sehr  beträchtlich  gesteigert  werden. 

Bei  einem  Resultate,  das  aus  Messungen  verschiedener  Art,  etwa 
von  Temperaturen  und  Längen  etc.,  erhalten  wird,  ergiebt  sich  der 
gesammte,  durch  die  Unsicherheit  der  Einzelmessungen  bedingte  Fehler 
sehr  nahe  dadurch,  dass  man  die  von  der  Unsicherheit  jeder  einzelnen 
Messung  herrührenden  Fehler  addirt. 

2.  Schätzung  von  Grössen.  Maassstäbe  sind  im  Allgemeinen 
in  MilHmeter  getheilt,  Temperaturen  können  an  der  Theilung  bis  auf 
l^  0,1^  0,01°  abgelesen  werden.  Eine  grössere  Genauigkeit  mit  diesen 
Theilungen  lässt  sich  dadurch  erreichen,  dass  man  die  Bruchtheile  der 
Abstände  zweier  Theilstriche  schätzt,  und  zwar  geschieht  dies  gewöhn- 
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lieh  auf  ViO)  zweckmässig  auch  daniif  wenn  man  nur  die  Drittel  oder 
Viertel  mit  Sicherheit  zu  beurtheilen  vermag. 

3.  Bei  den  Messungen  bestimmt  man  im  Allgemeinen  die  zu 
messende  Grösse  nicht  nur  einmal,  sondern  man  stellt  mehrere 
Messungen  hinter  einander  unter  denselben  Bedingungen  an,  um  sich 
von  zuföUigen  Fehlern  frei  zu  machen.  Die  dabei  erhaltenen  Einzel- 
werthe  Äi,  Ä^, . . .» ^n  geben  erstens  durch  ihre  mehr  oder  weniger  grosse 
Uebereinstimmung  ein  Urtheil  über  die  mit  der  betreffenden  Methode 
zu  erreichende  Genauigkeit,  zweitens  lässt  sich  aus  ihnen  ein  Werth 
berechnen,  der  grösseres  Zutrauen  verdient,  als  irgend  eine  einzelne 
Messung.  Bildet  man  die  Summe  aller  erhaltenen  Zahlenwerthe : 
Äi  -\-  Ä^  -{-  " '  -\-  An  und  dividirt  sie  durch  die  Anzahl  n  der  Einzel- 
messungen, so  erhält  man  einen  Werth  Äy  der  sich  so  eng  wie  möglich 
an  die  Gesammtheit  der  Zahlenwerthe  anschliesst  und  der  Wahrheit 
um  so  näher  kommt,  je  grösser  n  ist.     Diesen  Werth 


Ä  = 


Äi    +   Ä2    -\ h   An 


n 

nennt  man  das  arithmetische  Mittel.  Indess  muss  man  sich  vor 
der  oft  vorkommenden  Täuschung  hüten,  als  ob  man  durch  Häufung 
der  Messungen  die  Ungenauigkeiten  einer  unvollkommenen  Methode 
compensiren  könne,  da  durch  die  Mittelwerthbildung  nur  die  zufalligen 
Fehler  beseitigt  werden  ^). 

4.  AlsMaass  der  Genauigkeit  der  einzelnen  Beobachtungen  und 
des  aus  ihnen  berechneten  Mittelwerthes  dienen  der  mittlere  und  der 
wahrscheinliche  Fehler  einer  einzelnen  Bestimmung  fm  und  fu,  und  die 
entsprechenden  Grössen  des  Mittelwerthes  Fm  und  J^.  —  Um  diese 
Grössen  zu  erhalten,  zieht  man  zunächst  von  einem  jeden  der  einzelnen 
(n)  Beobachtungswerthe  Äi,  A2, . . .,  ^n  das  Mittel  Ä  ab  und  quadrirt 
die  sich  ergebenden  Differenzen  d^  =  Äi  —  -4,  Ä2  =  ^2  —  Ä,  ,, .,  dn 
=  An  —  Ä,  dann  ist 

"~i      xH      i  X   o. 

U—±  0,6745/« 

■Fm  =  +  \/    '  ^/  ^  ,.  -F«,  =  +  0,6745  F^. 

r  n  (n  —  1)  — 

5.  Bei  jeder  Messung  orientirt  man  sich  über  die  Genauigkeit,  bis 


'ö* 

4- 

8:j 

\-  • 

■Sn^ 

n  - 

-  1 

■57 

+ 

8i 

+  • 

■  ■  i>n' 

^)  Will  man  z.  B.  ein  Gesetz  prüfen,  und  müsste  sich  bei  Gültigkeit 
desselben  aus  den  Versuchen  ein  Werth  5  ergeben,  und  lieferten  die  Einzel- 
bestimmungen die  Zahlen  8,  5,  2,  7,  6,  8,  4,  so  ist  freilich  das  Mittel  all 
dieser  Werthe 

3  +  5  +  2  +  7  +  64-8+4 

;j— =  5; 

da  aber  die  Extreme  zu  weit  vom  Mittel  abliegen,  so  kann  daraus  kein  Schluss 
auf  die  Bichtigkeit  des  Gesetzes  gezogen  werden. 
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zu  welcher  gewisse  Annahmen,  die  man  bei  der  Messung  macht,  zu- 
treffen. Soll  z.  B.  die  Dicke  einer  Platte  bestimmt  werden,  so  begnügt 
man  sich  nicht  damit,  die  Dicke  an  einer  Stelle  zu  messen,  sondern 
man  nimmt  die  Messung  an  yerschiedenen  Stellen  yor  und  untersucht 
«0,  ob  die  Platte  überall  gleich  dick  ist. 

Gewisse  Grössen,  welche  durch  die  Beschaffenheit  des  Apparates 
bestimmt  sind  (die  sogenannten  Apparatconstanten)  bestimmt  man 
während  einer  Versuchsreihe  mehrere  Male,  jedenfalls  immer  am  Anfang 
und  am  Ende  einer  Beobachtungsreihe,  um  sich  von  ihrer  Unyeränder- 
lichkeit  zu  überzeugen. 


4.    Dimensionen  der  physikalischen  Grössen. 

Die  in  der  Physik  durch  Messung  erhaltenen  Grössen  *)  stellen 
Vielfache  gewisser  Einheiten  dar,  die  sich  selbst  wieder  auf  die  Ein- 
heiten der  Länge  Z,  der  Zeit  t  und  der  Masse  m  zurückführen  lassen  ^). 
In  dieser  Weise  abgeleitete  Einheiten  heissen  absolute  Einheiten. 

Bei  wissenschaftlichen  Untersuchungen  benutzt  man  das  sogenannte 
absolute  Maasssystem:  die  Längeneinheit  ist  1cm,  die  Masseneinheit 
lg,  d.  h.  die  Masse  von  1  ccm  Wasser  bei  4^C.,  die  Zeiteinheit  1  sec; 
man  nennt  daher  dieses  Maasssystem  auch  Centimeter-,  Gramm-,  Se- 
cunden-  (cm-g-sec-  oder  C.-G.-S.-)  System  '').  Neben  diesen  Einheiten 
werden  in  der  Praxis  vielfach  grössere  Einheiten  *)  benutzt,  so  das 
Meter,  Kilogramm  u.  s.  f. 

Den  Massen  verschiedener  Körper  proportional  sind  die  von  ihnen 
unter  dem  Einflüsse  der  Schwere  auf  ihre  Unterlage  ausgeübten  Drucke, 
d.  h.  ihre  Gewicht^  ^).  Setzt  man  daher  das  Gewicht  der  Masse  1  gleich 
1,  so  bestimmen  die  gleichen  Zahlen  Massen  und  Gewichte.  Häufig 
bezeichnet  man,  wenn  auch  ungenau,  mit  dem  Gramm  eine  Gewichts- 
einheit und  nicht  eine  Masseneinheit. 

Werden  mehrere  Grössen  gemessen,  so  drückt  man  sie  alfe  in  dem- 


^)  Auf  das  eigenartige  Verhalten  der  Temperatureinheit  gehen  wir 
nicht  weiter  ein. 

^)  In  neuerer  Zeit  ist  von  W.  Ostwald  vorgeschlagen  worden,  die  Ein- 
heit der  Energie  statt  der  Einheit  der  Masse  zu  Grunde  zu  legen. 

^)  Ein  Viooomm  heisst  1  Mikron  ^,  es  spielt  in  der  Mikroskopie  eine 
grogge  Bolle,  die  Dimensionen  der  Bacterien  sind  von  der  Grössenordnung 
des  fi;  i/iQQQ  Mikron  wird  mit  lufi  bezeichnet.  Ein  Quadratcentimeter  wird 
qcm  resp.  cm^,  ein  Cubikcentimeter  ccm  resp.  cm^  geschrieben  u.  s.  w. 

*)  Einheiten,  die  10^  mal  grösser  resp.  10^  mal  kleiner  sind,  als  die 
Grundeinheit,  bezeichnet  man  durch  die  Yorsatzsilben  Mega  und  Mikro.  Also 
ist  l  Megadyne  =  10«  (1  Million)  Dynen,  1  Mikrofarad  =  (1  Milliontel) 
10-6  Farad. 

^)  Ist  m  die  Masse,  g  die  beschleunigende  Kraft  der  Schwere,  O  das 
Gewicht  eines  Körpers,  so  ist  allgemein  O  =  gm. 
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selben  Maasssystem  aus,  z.  B.  alle  Längen  in  cm,  alle  Fläclien  in  qcm, 
alle  Massen  in  gr  resp.  die  Längen,  Flächen,  Massen  in  dm,  qdm,  kgr  ^). 

In  der  physikalischen  Chemie  werden  vielfach  die  Constanten, 
welche  die  verschiedenen  Eigenschaften  bestimmen,  nicht  auf  ein  Gramm 
des  untersuchten  Körpers  bezogen,  sondern  auf  das  Atom-  oder  Mole- 
culargewicht  desselben;  man  versteht  darunter  das  in  Grammen  aus- 
gedruckte Gewicht,  welches  dem  Atom-  oder  Moleculargewichte  ent- 
spricht, wenn  das  Atomgewicht  des  Wasserstoffs  =  1  gesetzt  ist. 

Die  verschiedenen  physikalischen  Grössen  enthalten  die  Länge  (?), 
die  Zeit  (t)  und  die  Masse  (m)  auf  verschiedene  positive  oder  negative 
Potenzen  erhoben;  die  Potenzen  heissen  die  Dimensionen  der  betreffen- 
den Grössen. 

Einige  Beispiele  für  die  Dimensionen  enthält  das  Folgende.  In  den 
Ausdrücken,  welche  die  Dimensionen  wiedergeben,  werden  die  einzelnen 
Grössen  in  []  eingeschlossen. 

1.  Fläche.  Den  Inhalt  einer  Fläche  erhalten  wir,  abgesehen  von 
Zahlenfactoren,  durch  Multiplication  zweier  Längen.  Jede  der  letzteren 
hat  aber  die  Dimension  l,  ihr  Product  also  die  Dimension  l'^.  Die 
Dimension  der  Fläche  [/]  ist  also  Z^,  [/]  =  [?2j^  gj^  j^^t  die  Dimension 
-|-  2  in  Bezug  auf  die  Länge. 

2.  Volumen.  Den  Inhalt  eines  Volumens  w  erhalten  wir  durch 
Multiplication  dreier  Längen;  seine  Dimension  ist  daher  l^ 

M  =  P*]. 

3.  Dichte.  Die  Dichte  d  ist  die  Masse  der  Volumeneinheit;  sie 
wird  erhalten  durch  die  Division  einer  Masse  durch  ein  Volumen.  Die 
Dimension  ist  also  m/P  oder  ml~^.  Die  Dichte  hat  in  Bezug  auf  die 
Masse  die  Dimension  -|-  1,  in  Bezug  auf  die  Länge  die  Dimension  —  3 

4.  Geschwindigkeit.  Die  Geschwindigkeit  v  ist  der  in  der  Zeit- 
einheit zurückgelegte  Weg,  sie  wird  erhalten  durch  die  Division  der 
zurückgelegten  Wegstrecke  durch  die  dazu  nöthige  Zeit.  Ihre  Dimen- 
sion ist  also  l/t  =  P^"~T;  sie  hat  demnach  in  Bezug  auf  die  Länge 
die  Dimension  -1-  1 ,  in  Bezug  auf  die  Zeit  —  1 

5.  Beschleunigung.  Die  Beschleunigung  h  ist  die  Aenderung 
einer   Geschwindigkeit  in   der  Zeiteinheit.      Ihre  Dimension  ist   daher 

P,]  =  [t;/<]  =  pi «-!/«]  =  P«  «-2]. 

6.  Kraft.  Die  Kraft  Ä;  ist  proportional  dem  Producte  einer  Masse 
und  der  derselben  durch  sie  ertheilten  Beschleunigung.   Ihre  Dimension  ist 

[Je]  =  [mb]  =  [mlH-^l 


^)  Wir  setzen  Gramm  =  gr,  um  Verwechselungen  mit  g  (vgl,  Anm.  3) 
zu  vermeiden,  amtlich  wird  Gramm  mit  g  bezeichnet. 
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7.    Arbeit.    Die  Arbeit  a  ist  gleich  dem  Producte  aus  einer  Kraft 
mit  einer  Länge.     Ihre  Dimension  ist  also 

[d]  =  [Ik]  =  [mlH'^]. 

Dieselbe  Dimension  hat  die  Energie 

[e]  =  [lJc]  =  [ml^t-^]  z=z  [mv^l 

sie  hat  also  auch  die  Dimension  einer  Masse  und  des  Quadrates  einer 
Geschwindigkeit.    Diese  Zerlegung,  tritt  bei  der  kinetischen  Energie  auf. 
Aus  der  obigen  Gleichung  bestimmt  sich  die  Dimension  der  Masse 
[w]  durch  die  der  Energie,  der  Länge  und  Zeit 

[tw]  =  [el-H^l 

Formal  kann  man  also  ebenso  gut  die  Masse  wie  die  Energie  neben 
Länge  und  Zeit  den  Dimensionen  zu  Grunde  legen. 

5.    Graphische  Darstellung. 

Hat  man  für  eine  Keihe  yon  Werthen  einer  unabhängigen  Grösse, 
etwa  für  die  einzelnen  Stunden  des  Tages,  die  entsprechenden  Werte 
einer  abhängigen  Grösse,  etwa  die  zu  diesen  Zeiten  herrschende  Tem- 
peratur bestimmt,  so  stellt  man  häufig  die  Beziehung  zwischen  ihnen 

graphisch  dar;    ähnlich  verfahrt 
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man  mit  dem  durch  eine  Formel 

ausgedrückten  Gesetze  resp.  der 

in  einer  Formel  enthaltenen  Be- 

-.AjL  Ziehung  zwischen   zwei  Grössen. 

Man  legt   der  Zeichnung  ein 

l-X     rechtwinkliges  Coordinatensystem 

(Fig.  1)  zu  Grunde,    indem  man 
^  zwei     durch     einen    Punkt    ge- 

hende, auf  einander  senkrechte 
Geraden  —  XOXund  —  YOY 
zeichnet.  Die  horizontale  Ge- 
rade —  XX  heisst  die  Abscissenaxe,  die  zu  ihr  senkrechte  —  YY  die 
Ordinatenaxe.  —  Die  einzelnen  Punkte  der  Abscissenaxe  entsprechen 
der  unabhängigen  Variablen,  ihrWerth  ist  jeweilig  durch  den  in  beliebigem 
Maasse  gemessenen  Abstand  vom  Punkte  0  gegeben.  Die  Punkte  auf 
der  Ordinatenaxe  entsprechen  in  gleicher  Weise  der  abhängigen  Yariablen. 
Den  negativen  Werthen  der  unabhängigen  Veränderlichen  entsprechen 
die  Punkte  der  X-Axe  links  von  0,  den  negativen  Werthen  der  ab- 
hängigen die  Punkte  der  Y-Ane  unterhalb  0.  Die  Abscisse  und 
Ordinate  eines  Punktes  in  der  Ebene  oder  kurzweg  seine  Coordinaten 
erhält  man,  wenn  man  von  ihm  auf  die  XX-  und  YY-Axe  Lothe  fallt 
und  den  Abstand  der  Fusspunkte  vom  0-Punkt  ermittelt.  Wir  erhalten 
für  die  Coordinaten  der  Punkte  Aj ,  A^y  *Ä^ ,  A^  die  Werthe  A-^  :  -\-  Xy 
+  2/;  A  :  +30,  —y\  A^  :  —X,  +y',  A^  :  —X,  —y. 
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Qrapbisclxe  Darstellung. 
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Bei  der  graphischen  Wiedergabe  einer  Erscheinung  errichtet  man 
in  den  einzelnen  Punkten  der  x-Axe  Lothe,  deren  Längen  den  für  diese 
Werthe  yon  x  gefundenen  Werthen  von  y  entsprechen.  Durch  die  Reihe 
von  Punkten,  die  man  in  dieser  Weise  erhält,  legt  man  eine  Curve; 
diese  lässt  mit  einem  Blicke  die  Beziehung  zwischen  x  und  y  und  damit 
den  allgemeinen  Charakter  des  für  die  Erscheinung  geltenden  Gesetzes 
übersehen. 

a)  Die  Figuren  2a  und  2b  stellen  z.  B.  den  Gang  der  Tempe- 
raturen während  eines  Tages  im  Januar  und  Juli  dar;  dabei  bezieht 
sich  die  starke  Curve  auf  die  am  Erdboden  wirklich  beobachteten,  die 

dünne  auf  die  mittleren  Tem- 
peraturen der  ganzen  Luft- 
schicht über  den  betreflPenden 
Stellen  der  Erdoberfläche. 

Als  unabhängige  Veränder- 
liche dienen  die  von  Mittag  an 
gezählten  und  in  Stunden  ge- 
messenen Zeiten,  als  abhän- 
gige die  Temperaturen.  Für 
den  Januar  sind  die  Werthe 
der  letzteren  negativ;  sie  liegen 
unter  der  Abscissenaxe.  Für 
den  Juli  ist,  da  es  sich  nur 
um  den  Gang  der  Temperatur 
handelt,  die  der  Temperatur 
von  7^  entsprechende  Hori- 
zontale in  die  Abscissenaxe 
gelegt  1). 

b)  Das  Gesetz  für  die 
gleichförmig  beschleu- 
nigte Bewegung  eines  Punktes  soll  graphisch  dargestellt  werden. 
Die  Anfangsgeschwindigkeit  sei  Null  und  die  zurückgelegten  Wege 
sollen  von  dem  Ausgangspunkte  der  Bewegung  an  gerechnet  werden. 
Die  Gesetze  für  eine  gleichförmig  beschleunigte  Bewegung,  z.  B.  für 
den  freienFall,  heissen:  Die  Geschwindigkeit  zur  Zeit  f  ist  direct 
proportional  der  Zeit,  also  wenn  y  eine  Constante  bedeutet: 

V  z=  yt. 

Der  während   der  Zeit  t  durchlaufene  Weg  s  ist   direct  pro- 
portional dem  Quadrate  der  Zeit,  und  zwar  ist: 

Wir  wählen  als  unabhängige  Veränderliche  die  Zeit,  als  abhängige 
die  Geschwindigkeit  und  den  Weg,  letztere  Grösse  in  Centimetem.  — 


Fig. 
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*)  Andere  Beispiele  siehe  S.  72. 


Graphische  Darstellung. 


Die  Einheit  der  Länge  auf  der  Abscissenaxe  entspreche  1  sec,  die  Ein- 
heit der  Länge  auf  der  Ordinatenaxe  für  die  Curye  der  Geschwindig- 
keit V  ^)  der  Grösse  y  cm/sec,  für  die  Curve  für  die  durchlaufenen  Wege  s 

der  Grösse  -■  cm  (Fig.  3  und  4). 

Zusammengehörige  Werthe  sind: 

f       1         2         3  4  5  6  7      sec. 

t;123  4  5  6  7ycm  sec. 

s     1/2     4/2     9/2     16/2     25/2     36/2     49  2  y  cm. 

Dadurch,  dass  wir  die  Werthe,  mit  denen  y  resp.  y/2  multiplicirt 
ist,  für  V  (Fig.  3)  und  s  (Fig.  4)  als  Ordinaten  in  den  f  =  1  ...7  sec. 
entsprechenden  Punkten  Fig.  3. 

der  Abscissenaxe  zeich- 
nen, erhalten  wir  für  v 
und  s  eine  Reihe  von 
Punkten.  Durch  Ver- 
binden aller  Punkte  er- 
geben sich  Curven, 
welche  die  obigen  Ge- 
setze graphisch  dar- 
steUen.  0  1  2,8  4  ö  6 

c)  Wir    stellen    das 
Gesetz  der  Schwingungen  eines  Punktes  graphisch  dar,  der  sich 
wie  die  Kugel  eines  Pendels  bewegt. 

Die  Verrückungen  aus  der  Gleichgewichtslage  zur  Zeit  i  sind 

u  =  astn  2  7t  —- 

Hierin  bedeutet  a  die  grösste  Verrückung,  maximale  Amplitude  oder 
Elongation;  sie  tritt  für  den  grössten  Werth  des  Sinus,  nämlich  1, 
ein,  dann  ist  u  ==  a;  T  ist  die  Schwingungsdauer  oder  die  Zeit  zu 
einem  Hin-  und  Hergange.  —  Die  Zeit  rechnen  wir  von  dem  Augen- 
blicke an,  wo  der  Punkt  durch  die  Gleichgewichtslage  geht,  dann  ist  für 


6 

5 
4 
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1: 


' 


also  auch 


t 
t  =  0,  asin  2n  —  :=  sin 0  =  0, 


tt  =  0. 


Hat   der  Punkt    ^1^  Schwingung   ausgeführt,   so   besitzt   er   seine 
Maximal  verrückung  a. 


1/ 


UT 


t  n 

Umax  =  asm  2n  —  z=  a sin  —  =  a. 


^)  Beim  freien  Fall  an  der  Oberfläche  der  Erde  bedeutet  also  die  Längen- 
einheit auf  der  Ordinatenaxe  981  cm,  an  der  Oberfläche  der  Sonne  27095  cm. 
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Graphische  Darstellung^ 


Der  Punkt  habe  Y4  Schwingung  ausgeführt,  t  =  Y4  T,  dann  ist 
nach  dem  Obigen  te  =  a;  der  Punkt  hat   seine  maximale  Elongation. 

Für  t  =  ^I^T  ist  u  =  asinn  =  0. 

Der.  Punkt  geht  durch  die  Gleichgewichtslage,  aber,  wie  eine  ein- 
fache Betrachtung  zeigt,  im  entgegengesetzten  Sinne,  als  bei  Beginn 
der  Bewegung: 

Für  t  =  y^  T  ist  u  ==  asin  3/2  n  =  a, 

Fig.  4. 
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der  Punkt  hat  seine  Maximalelongation  erreicht,    aber    auf  der   ent- 
gegengesetzten Seite  wie  vorher. 

Für  i  ■=  T  ist  «*  =  a  sin  2  jr  =  0. 

Der  Punkt  geht  wieder  durch  die  Ruhelage,  und  zwar  im  selben 
Sinne,  wie  zu  Beginn  der  Bewegung. 
Bei  weiterer  Bewegung  finden  wir: 

für  t  :^UT     ^fUT     \UT      2  T 
u  :     a  0        —  a       0 


n 


Der  Verlauf  der  Bewegung  zwischen  t  =  T  und  ^  =  2  T  ist  ganz 
gleich  demjenigen  zwischen  t  =  0  und  t  =  T. 

Zu  beachten  ist,  wenn  n  eine  ganze  Zahl  ist,  dass  zwischen  T  =  0 
und  T=  y^T  oder  allgemein  t  —  2ny'^  T  nnd  t  =  (2n  +  1)  V2  T 


Graphische  Darstellung. 
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stets  positiy,  dagegen  zwischen  (2n  -|-   1)  Va  ^  ^^^  (2n  +  2)  V2  ^ 
negativ  ist. 

Berechnen  wir  nun  für  eine  grosse  Zahl  yon  Werthen  yon  t  die 
Werthe  von  u,  tragen  auf  der  Abscissenaxe  die  Zeiten,  auf  der  Ordi- 
natenaxe  die  Werthe  von  u  auf,  so  erhalten  wir  die  Curve  Fig.  5,  eine 
sogenannte  Sinuscurve. 

Fig.  5. 


Der  Vorgang  ist  ein  periodischer,  da  sich  alle  Erscheinungen  nach 
einer  bestimmten  Zeit,  der  Periode  T,  wiederholen. 

Solche  Bewegungen,  auch  Sinusbewegungen  genannt,  treten  stets 
dann  auf,  wenn  auf  einen  Punkt  eine  Kraft  F  wirkt,  deren  Grösse 
proportional  der  Verrückung  x  aus  der  Gleichgewichtslage  ist  und  die 
die  Körper  in  die  Gleichgewichtslage  zurückzuführen  sucht,  also  wenn 

F=r.  —  kx 
ist. 

Besonders  wichtige  Fälle  sind  die  Schwingungen  des  Pendels, 
elastischer  Körper,  der  Lufttheilchen  beim  Schall,  des  Lichtäthers,  der 
Elektricität  etc. 


A.  Allgemeine  Physik. 


L  Längen-  und  Winkelmessungen. 

1.    Der  vorlaufende  1)  Nonius^). 

Gebraucht  wird:  Modell  des  linearen,  vorlaufenden  Nonius  mit  Holz- 
stäben zum  Messen;  Schubleere;  1  bis  iy2dm  langes  Stück  Messiugrohr  (ca. 
4  cm  Durchmesser),  dessen  Enden  mit  I  und  11  bezeichnet  sind.  Modell  eines 
Kreisnonius. 

a)  Der  lineare  Nonius. 

Apparat.  Eine  Schiene  aus  Holz  (Fig.  6)  ist  auf  der  Fläche  Ä 
mit  einer  von  Null  an  beginnenden  Theüung  versehen  (Abstand  zweier 

Theilstriche  ca.  5  cm) ,  wie  es  die  Fig.  7 
zeigt.  In  der  Rinne  B  lässt  sich  ein 
Brettchen  B'  leicht  verschieben,  dessen 
Länge  gleich  dem  Abstaude  von  10  bis 
11  Theüstrichen  auf  Ä  ist.  Auf  B'  ist 
eine  Theüung  (Nonius)  so  gezeichnet,  dass  10  Theüe  derselben  gleich 
9  Theilen  der  Haupttheilung  auf  A  sind.    Die  Bezifferung  dieser  Tbeil- 


Fig.  6. 


striche  läuft  in  demselben  Sinne  wie  auf  A, 


Fig.  7. 


ff 
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Uebung  1.     1)  Man  legt  das  Brettchen  B'  so,  dass  die  Theüung 
auf  B'  gleichsinnig  mit  der  Theilung  auf  A  läuft. 

2)  Man   bringt   den   NuQstrich   des   Nonius   in  die  Verlängerung 
eines  Theüstriches  a  (Fig.  8  ist  a  =  40)  der  Haupttheüung. 

3)  Man  liest  den  Theüstrich  der  Haupttheüung  ab,  der  mit  dem 
letzten  Strich  des  Nonius  coincidirt.     Die  Striche   10  des  Nonius  und 


^)  Wir  behandeln  hier  nur  den  vorlaufenden  Nonius. 

''^)  Die  von  Peter  Werner  1631  construirte  Vorrichtung  wird  falschlich 
nach  dem  Portugiesen  Nunez  „Nonius"  genannt;  die  von  Letzterem  an- 
gegebene Winkeltheilung  ist  gänzlich  von  der  hier  beschriebenen  verschieden. 


Nonius. 
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Fig.  8. 


Fig.  9. 


u 


50 


50 


IQ 


a  -\-  9  der  Hanpttheilung  fallen  zusammen.  Die  Länge  eines  jeden 
Theilefil  des  Nonius  ist  also  um  0,1  Sealentheil  kleiner,  als  die  Länge 
eines  Scalentheiles  der  Haupttheilung. 

4)  Man  schiebt  den  Nonius  so  weit  vor,  dass  sein  Strich  1,  2,  3... 
mit  dem  benachbarten  Theilstrich  a-(-  l,a  +  2,  a  -\-  3...  auf  der 
Haupttheilung  zusammenfallt,  man  hat  dann  den  Nonius  um  Vioi  ^/lo* 
Vio  •  •  •  Scalentheile  verschoben,  also  beträgt  die  Entfernung  des  Null- 
punktes des  Nonius  von  dem  vorangehenden  Strich  a  der  Haupttheilung 
0,1,  0,2,  0,3  ..  .  Scalentheile. 

Man  kann  demnach  durch  die  Beobachtungen  von  Coincidenzen  die 
Entfernung  des  Nullstriches  des  Nonius,  der  immer  als  Index  dient,  von 

dem  nächst  vorhergehenden  Theilstrich 
der  Haupttheilung  bestimmen,  ohne  auf 
blosse  Schätzungen  angewiesen  zu  sein. 

5)  Man  bringt  den  10.  Theilstrich  zur 
Coincidenz;  dann  fallt  auch  der  0- Strich 
des  Nonius  mit  einem  Theilstrich  zusam- 
men, der  Nonius  ist  um  einen  ganzen  Theil- 
strich gegen  die  Haupttheilung  verschoben. 
Daraus  ergiebt  sich  folgende  Regel 
beim  Ablesen  des  Nonius. 

Um  die  Lage  eines  mit  einem 
Nonius  von  der  hier  vorausge- 
setzten Beschaffenheit  verbundenen 
Apparattheiles  zu  bestimmen,  er- 
mittelt man  zunächst  die  Lage  des 
Nullpunktes  des  Nonius  an  der 
Haupttheilung.  Derselbe  zählt  die 
ganzen  Scalentheile.  Zur  Messung 
der  Zehntel  sucht  man  denjenigen 
Theilstrich  des  Nonius,  der  in  der 
Verlängerung  eines  Theilstriches 
der  Scala  liegt;  die  Ziffer  desselben 
giebt  die  Zehntel.  Der  Nonius  auf 
der  Fig.  9  zeigt  z.  B.  42,3  Scalentheile. 
Ist  die  Haupttheüung  in  Centimeter  getheilt,  so  giebt  der  Nonius 
Millimeter,  ist  sie  in  Millimeter  getheilt,  so  giebt  der  Nonius  0,1mm. 
Uebung  2.     Messen  von  Stablängen  mit  dem  Nonius: 

1)  Man  schiebt  den  Nonius  B'  so  weit  in  der  Rinne  Ä  vor,  dass 
der  vordere  Rand  des  Brettchens  B'  gerade  an  dem  Nullstrich  der 
Haupttheilung  steht  und  liest  die  Stellung  des  Nonius  ab;  sie  sei  Sq, 

2)  Man  legt  einen  Holzstab  in  die  Rinne  Ä,  so  dass  das  eine  Ende 
gerade  bei  NuU  der  Haupttheilung  liegt,  schiebt  das  Brettchen  B'  gegen 
das  andere  Ende  und  liest  die  Stellung  Si  des  Nonius  ab. 

Dann  ist  die  Länge  des  Holzstabes  Z  =  S|  —  Sq. 
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Sohubleere.  - 


KreÜDonius. 


TJebnng  3.     AuBmesBung  eines  Cylinders  mit  der  Schub- 
leere (Fig.  10)  nnd  Berecbnuiig  seinee  Rauminhaltes.    1)  Man 
bringt  den  Cylinder  seiner  Länge  L  nach,  2)  mit  beiden  Enden  je  ein- 
mal mit  dem  grössten  und  kleinsten  Durchmesser  i>,  und  Dj  zwischen 
rig.  10. 


,_-.    I     -.^      :„_-~_-,^~g,~_H-~ 


I  F 


Fig.  11. 


die  Arme  A  und  B  der  Schubleere;  dieselben  werden  gleichmäsBig  stark 
zusammengedrückt,  der  Schlitten  C  festgeschraubt  und  die  Stellung 
dea  Nonios  N  in  diesen  Fällen  nnd  wenn  A  B,n  B  festgedrückt  ist, 
abgelesen.  Aue  der  Differenz  der  Ablesungen  ergiebt  sich  i>,  und  Dj 
und  damit  der  mittlere  DurchmesBer  D  ^^=  '/s  (^i  -|~  -^a)  '*'"1  der  Halb- 
messer R  =  Va^-     ^^'  Inhalt  des  Cylindera  ist  nahezu  J  t=  JiR^L. 

b)  Der  Kreisnonius  (yergl.  Fig.  11). 
Apparat.  Auf  dem  Kreisbogen^l  (Fig.ll)  von  ca.  SOcmKadius 
ist  eine  Theilung  von  ganzen  und  halben  Graden  angfebracht.  Auf  ihm 
gleitet  ein  zweiter,  kür- 
zerer Kreisbogen  B  (Al- 
hidade),  der  an  einem  um 
den  gemeinschaftlichen 
Mittelpunkt  C  beider 
Kreisbogen  drehbaren 
Arm  D  befestigt  ist.  Auf 
dem  beweglichen  Kreis- 
bogen ist  einBogenstück, 
welches  auf  dem  Haupt- 
kreise 29  Theile  (14Va 
Grade)  lang  ist,  in  30 
gleiche  Theüe  getheilt ; 
sie    sind    von   Null  au- 


Sinue  wachsend  beziffert, 
wie  die  Theile  des  Haupt- 


Uebung.  1)  Man  legt 


Haupttbeilung,  dasa  sein  Nullstrich  auf  einen  TbeUstrich  a  der  Haupt- 
theilung  ßllt;  dann  fällt  sein  30.  Tbeilstrich  wieder  mit  einem  Thell- 
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strich  der  Haupttheilung  zusammen,  und  zwar  mit  einem,  der  I4V2 
ganze  oder  29  halbe  Grade  von  a  abliegt.  Jeder  Theil  des  „Kreis- 
nonius"  ist  daher  um  Y30  eines  Theiles  der  Hauptscala  oder  um  eine 
Bogenminute  kleiner  als  ein  solcher  der  Hauptscala.  Strich  1  des 
Nonius  ist  also  von  dem  zunächst  liegenden  der  Haupttheilung  um  eine 
Bogenminute  entfernt,  der  zweite  Strich  um  zwei  Minuten  (2')  u.  s.  w. 

2)  Man  schiebt  den  Kreisbogen  mit  dem  Nonius  so  weit  vor,  dass 
der  1.,  2.  u.  s.  w.  wte  Theilstrich  mit  dem  entsprechenden  Theilstrich 
der  Haupttheilung  zusammenfallt,  dann  ist  der  Arm  2)  um  1,  2  u.  s.  w. 
Bogenminuten  gedreht  worden.  Der  Nullpunkt  des  Nonius  steht  dem- 
nach von  dem  vorhergehenden  Theilstrich  der  Haupttheilung  um  1',  2', . . . 
ab.  Daraus  ergiebt  sich  folgende  Regel  beim  Ablesen  des  Kreis- 
nonius:- 

Man  sucht  die  Lage  des  Nullstriches  des  Nonius  an  der 
Haupttheilung  auf;  derNullstrich  zeigt  die  ganzen  und  halben 
Grade  an.  Dazu  kommen  noch  einzelne  Minuten;  ihre  Zahl 
findet  man,  wenn  man  an  dem  Nonius  entlang  geht  und  den- 
jenigen Theilstrich  desselben  aufsucht,  welcher  mit  einem 
Theilstrich  der  Haupttheilung  zusammenfällt. 

So  zeigt  der  Nonius  der  Fig.  1 1  acht  ganze  Grade  und  0  Minuten  an. 

Bemerkungen:  Bei  feinen  Theilungen  liest  man  den  Nonius  mit 
einer  Lupe  ab,  dabei  muss  der  coincidirende  Theilstrich  gerade  in  der 
Mitte  des  Gesichtsfeldes  liegen.  Durch  Papierschirme  oder  kleine  Spiegel 
wird  das  Licht  auf  die  Theilung  geworfen. | 

In  der  Regel  sind  sowohl  am  Anfang  des  Nonius  wie  am  Ende 
noch  einige  Theilstriche  ausserhalb  der  eigentlichen  Scala  desselben 
gezogen;  dadurch  kann  man  die  Coincidenz  besser  beobachten,  wenn 
dieselbe  am  Anfang  oder  am  Ende  des  Nonius  eintritt. 

2.    Libelle  und  Horizontalstellen  einer  Platte. 

Gebraucht  wird:  Ebene  Platte  mit  drei  Fussschrauben.   Röhrenlibelle. 

Princip:  Eine  Ebene  ist  horizontal,  wenn  zwei  in  ihr  liegende, 
nicht  parallele,  gerade  Linien  horizontal  sind. 

Apparat.  .  Zum  Horizontalstellen  einer  Platte,  die  durch  drei 
Fussschrauben   1,2,3   getragen  wird ,    dient   die   Röhrenlibelle  oder 


Fig.  12. 


Wasserwage.  Sie  besteht  aus  einer  auf  einer  Metallplatte  befestigten 
Glasröhre  g^  deren  innere  Bohrung  schwach  convex  nach  oben  gekrümmt 
ist  (Fig.  12);  dieselbe  ist  bis   auf  eine  Luftblase  h  mit  Aether  gefüllt 
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Fig.  13. 


und  so  auf  der  Metallplatte  u  befestigt ,  dass ,  wenn  diese  vollkommen 
horizontal  steht,  die  Blase  in  der  Mitte  der  Röhre  einspielt. 

Uebung.  1)  Die  Wasserwage  wird  so  auf  die  ebene  Platte  gesetzt, 
dass  sie  parallel  der  Verbindungslinie  zweier  Fussschrauben  1  und  2 
steht.  Durch  Drehen  an  beiden  Schrauben  in  entgegengesetztem  Sinne 
wird  die  Platte  so  lange  geneigt,  bis  die  Luftblase  einspielt  ^). 

2)  Die  Wasserwage  wird  auf  der  Platte  um  90®  gedreht,  so  dass 
ihre  Richtung  auf  der  Linie  1,  2  senkrecht  steht;  durch  Schrauben  an 

der  dritten  Fussschraube  3  wird  ein  Einspielen 
der  Blase  herbeigeführt. 

3)  Man  bringt  die  Wasserwage  wieder  in 
die  Richtung  1,  2  und  controlirt  das  Einspielen, 
resp.  erzielt  dasselbe  von  Neuem  durch  Drehen 
an  den  Schrauben  1  und  2,  und  fährt  so  fort, 
bis  die  Wasserwage  in  der  Lage  1 ,  2  und  der 
dazu  Senkrechten  einspielt. 

4)  Jede  Linie  der  Platte  liegt  jetzt  hori- 
zontal, wovon  man  sich  bei  verschiedenen  Stel- 
lungen der  Wasserwage  überzeugt. 

5)  Dass  die  Libelle  selbst  richtig  justirt 
ist,  ersieht  man  daraus,  dass  bei  einer  Drehung 
der  Libelle  um  180®  in  der  Ebene  der  Platte 
die  Blase  unverändert  einspielt  2). 

3.  Das  Kathetometer. 

Gebraucht  wird:  Kathetometer  mit  Loth; 
einfaches  Heberbarometer  ohne  Scala;  Kugel*,  etwa 
ein  Globus,  von  ca.  16cm  Durchmesser;  weisse 
Tafel;  ein  in  Millimeter  getheilter  Maassstab  zum 
Aufhängen;  Stativ  hierzu. 

Princip.  Man  hat  oft  den  verticalen  Ab- 
stand zweier  Punkte  zu  bestimmen,  ohne  dass 
man    einen    Maassstab    direct    anlegen    kann, 


^)  Statt  dieser  Bölirenlibelle  verwendet  man  auch  die  weniger  empfind- 
liche Dosenlibelle,  eine  Metallkapsel,  welche  oben  mit  einem  nach  einer 
flachen  Kugelschale  geschliffenen  Glase  bedeckt  und  mit  so  viel  Flüssigkeit 
gefüllt  ist,  dass  eine  kleine  Luftblase  übrig  bleibt.  Steht  die  untere  Fläche 
der  Kapsel  horizontal,  so  spielt  die  Blase  genau  in  der  Mitte  ein.  Man  stellt 
diese  Libelle  auf  die  zu  horizonürende  Platte  und  dreht  so  lange  an  den 
Schrauben,  bis  die  Blase  einspielt. 

^)  Bei  feinen  Böhrenlibellen  kann  die  Glasröhre  in  der  Hülse  durch 
Schrauben  gegen  ihre  Unterlage  u  geneigt  werden.  Man  stellt  die  Platte 
durch  Drehen  an  den  Fussschrauben  so,  dass  die  Blase  einspielt,  dann  dreht 
man  die  Libelle  um  180^;  zeigt  sich  eine  Abweichung,  so  corrigirt  man  die 
eine  Hälfte  derselben  durch  eine  Neigung  der  Platte,  die  andere  durch  eine 
Neigung  der  Glasröhre  gegen  ihre  Unterlage.  Oben  wurde  angenommen, 
dass  die  Libelle  vom  Mechaniker  richtig  hergestellt  sei. 
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z.  B.  bei  dem  Heberbaromeier  (Fig.  13)  die  Höhendifferenz  der  beiden 
Klippen  a  und  E>,  d.  fa.  den  Abstand  der  Kuppe  n  von  dem  Punkte  c, 
wo  c  die  Projection  von  h  auf  die  pjj,    ,^ 

Verticale  durch  a  ist.     Dazi-  ■*''—* 
das  Kathetometer. 

Apparat,  a)  Eine  eir 
Form  des  Kathetometer 
14)  besteht  aus  einer  Metalla 
längs  deren  der  Schlitten  B 
Die  Metallsäule  wird  mittelst 
Fuasschrauben  Jt  Bj  unter  Ben 
des  Lothea  E  vertioal  gestell 
Schhtten  kann  durch  die 
Bchraube  I)  an  dem  Stab  C  i 
beliebigen  Höhe  festgestellt  i 
Durch  die  Schraube  S  wii 
Stab  C  auf  und  ab  bewegt. 
ist  das  Fernrohr  jF  in  einer 
drehbar,  die  senkrecht  zur  I 
aie  liegt,  also  bei  verticat  stel 
Kathetometer  der  Horizonti 
entspricht.  Neben  der  zu  mes 
Höhendifferenz  ac(Fig.  13)  w 
in  Millimeter  getheüter  Ma 
Tertical  aufgestellt  oder  aufgi 

b)  Vollkommenere  For 
Kathetometera    (Fig.  15  a 
An  der  durch  die  Fussschrau 
»Ba,  »»3  vertical  zu  stellenden, 
Fusse  D  drehbaren  Säule  M 
die  Schlitten  F  und  F',  von 
der  letztere   durch   die   Sehn 
in  jeder  Höhe  festgeklemmt 
kann.  Mit  der  Mikrometersch 
kann  man,    wenn    F'    festat 
heben  und  senken ;  F  trägt 
in  den  Gabeln    ff  und    G' 
das  Femrohr  B.,  auf  welches 
die  Libelle  X  gesetzt  wird, 
das  Ganze  lässt  sich  durch 
die  Schraube  o  um  die  Ase  a 
neigen.    —   Die  Lage  des 

Fernrohres  wird  mittelst  des  in  dem  Ausschnitte  von  F  befindlichen 
Nonius  an  dem  in  die  Vorderfläche  der  Säule  M  eingelegten  und 
getheilten  Süberstreifen  M  abgelesen.     Dem  Gewicht  der  Schlitten  und 

WiedemiiDD-Ebeit,  PnkUkmn.  o 
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des  Fernrohres  hält  das  Gegengewicht  Q,  das  an  einer  über  die  Rolle  T 

lanfenden  Schnur  hängt,  das  Gleichgewicht. 

üebung  1.      Einstellen     des 
^'^-  '^-  Kathetometers.     1)  Einfachere 

[an  stellt  die  untere  Spitze 
lern  Kathetometer  ange- 
Lothes  E  durch  Drehen 
'"nBBBohrauhen  E  und  Ri 
tntsprechende  an  dem  Fuss 
Spitze. 

Ilkommenere  Form. 
ticalstellen  d.  Brehungsaxe. 
n  dreht  die  Säule  so,  dass 
■ohraie  parallel  der  Ver- 
inie  zweier  Fussschrauben 
legt,  und  bringt  die  Libelle 
ichzeitiges  entgegen  geaetz- 
a  an  denselben  zum  "Ein- 

n  dreht  die  Säule  um  180". 
Libelle  nicht  ein,  ho  corri- 
die  Hälfte  der  Abweichung 
iraube  o,  die  andere  durch 
esetztes  Drehen  der  Fuss- 
1  und  2.  Die  Eichtig- 
änstellung  controlirt  man 
ückgehen  in  die  ursprüng- 
ang,  bezw.  wiederholt  das 
noch  einmal  n.  B.  f. 
n  dreht  die  Säule  um  90^ 
lie  Fernrohrase  senkrecht 
dungBÜnie  der  FusBschrau- 
i  2  steht,  und  dreht  ao 
übe  3,  biB  die  Libelle  ein- 
eselbe  spielt  auch  noch  ein, 
1  die  Säule  um  180"  dreht, 
sonst  corrigirt  man  ent- 
sprechend. 

4)  Man  dreht  um  90» 
und  prüft,  ob  die  Ein- 
stellung noch  richtig  ist, 
sonst  corrigirt  man  wie- 
der u.  s.  f. 

b)  HorizontalBteUen 
der  Fernrohraxe. 
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5)  Man  bringt  in  einiger  Entfernung  Ton  dem  Kathetometer  eine 
Marke  an  und  stellt  das  Femrohr  auf  diese  ein.  Nun  hebt  man  die 
Libelle  ab,  nimmt  das  Fernrohr  aus  seinem  Lager,  legt  es  in  entgegen- 
gesetzter Richtung  wieder  ein ,  so  dass  Objectiv  und  Ooular  ihren  Ort 
vertauschen,  dreht  die  Säule  um  180"  und  visirt  wieder  nach  der 
Marke.  Abweichungen  sind  zur  Hälfte  durch  Neigen  des  Femrohra, 
zur  Hälfte  durch  Verschieben  desselben  längs  der  8äule  ilf  zu  corrigiren. 

üebung  2.  Bestimmung  des  Durchmessers  D  einer 
grösseren  Kugel  1)  Ein  Globus  wird  vor  einem  weissen  Papier- 
achirm,  daneben  der  verticale  Maassstab  und  davor  das  Katheto- 
meter aufgestellt. 

2)  Man  stellt  das  Femrohr  so  ein,  dass  der  horizontale  Faden  des 
Fadenkreuzes  erst  den  obersten  und  dann  den  untersten  Punkt  des 
Globus  berührt,  und  bestimmt  diese  Lagen  am  Maassstabe;  sie  seien  o 
und  u,  dann  ist  der  Durchmesser  J)  ^=  o  —  «. 

Beispiel:  o  =  737,77,  u  =  680,85,  D  =^  o  —  u  ^  156,92.   Der  Badins 
h  8.  13). 


4.     Das   Mikrometer. 

ird:  Mikrometer  (Fig.  le);  circa  3iniu  dicke  GlasplattB; 

Apparat.     Das  Mikrometer  (Fig.  16)  besteht  aus  dem  Bügel  A, 
der  bei  B  die  Mutter  der  Mikrometerschraube  C  trägt;  C  wird  durch 
Drehen  an  dem  gereifelten  GrifFkopfe  D  bewegt.     In  Folge  einer  be- 
sonderen      Einrichtung  pj„    jg 
wird  die  Schraube  immer  n 
Dur  bis  zu  einer  gewissen 
Stärke  angedrückt;  bei 
dem    weiteren    Drehen 
dreht  sich  der  Kopf  J) 
allein  weiter,  ohne   die 
Schraube       fester       zu 
schrauben.      Die  Gang- 
höhe der  Schraube  beträgt  genau   1,00  mm.     Mit  ihr  ist  die  Hülse  E 
fest  verbunden,  deren  Umfang  an  dem  unteren  Ende  in   100  gleiche 
Theile  getheilt  ist.     Auf  B  ist  eine  Längstheilnng  in  Millimetern  an- 
gebracht.    Legt  die  Schraube  sich  gerade  gegen  das  Widerlager,  so 
steht  der  Rand  der  Kuppe  E  nahezu  auf  dem  NuUstrich  der  Längs- 
theUung,  und  der  Nullpunkt  der  Theilung  an  ihrem  Umfang  auf  einem 
lünga  B  verlaufenden  L&ngsstrich. 

Bei  einer  beliebigen  Stellung  der  Schraube  giebt  die  Längsscala 
die  ganzen  Millimeter,  die  Theilung  der  Schraubenkappe  die  Hundertstel, 
wobei  die  Längslinie  als  Index  verwendet  wird. 
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Uebung.  Äusmessea  der  Dicke  einee  Drahtes  oder  einer 
Glasplatte.  1)  Man  liest,  wenn  C  an  das  Widerlager  W  angeachraubt 
ist,  die  Lage  der  Schraube  ab,  man  erhält  ao  den  sogenannten  Index- 
fehler  J.  2)  Der  Draht  resp.  die  Platte  wird  an  mehreren  SteLen, 
letztere  z.  B.  mit  den  Ecken,  zwischen  die  Mikrometerschraube  und 
ihr  Widerlager  gebracht  und  die  Dicke  D'  an  der  Soala  und  Trommel 
abgelesen.  3)  Man  zieht  J,  wenn  es  positiv  ist,  von  J>'  ab,  sonat  zählt 
man  ihn  zu  und  erhält  so  die  wahre  Dicke  Z>. 

Beispiel:  /=  0,008  nun;  an  verscliiedenen  Stellen  ergiebt  weh  D"  =  3,040, 
S,04S,  3,0-'>4,  3,0»Smm.  Die  Platte  ist  nicht  ganz  planparallel;  mittlere  Dicke 
D"  =:  3,048,    Oorrigirte  Dicke  D  =  If  —  J  =  3,040  mm. 

5.    Das  Sphärometer. 

Gehtaucht  wird:  Sphärometer;  ebene  Glasplatte  von  ca.  10  X  lOcm 
Oherfläche;  die  bei  dem  „Hikrometer"  schon  benutzte  Glasplatte;  eine  zweite 
Glasplatte;  Kugel  von  etwa  16  om  Durchmesser  (S.  19);  grössere  biconvexe 
Glaslinse  von  etwa  IB  cm  Durcbmesser. 

Apparat.     Daa  Sphärometer  (Fig.  17)  dient  einerseits  zur  Be- 
stimmung  der  Dicke  von   Platten,  andererseits  zur  Beatimmung  des 
Pj     j^_  Radius     von     kugelför- 

—  migen  Oberflächen,  von 

denen  eventuell  nur  ein 
Stück  gegeben  ist,  des 
sogen.  Krümmungs- 
radius. Es  besteht  aus 
einem  Gestell  A  mit 
drei  Füssen  Ci,  Cj,  G3, 
durch  welches  eine  Mi- 
krometerschraube B  ge- 
führt ist.  C,  Ca,  C3 
endigen  in  Stahlspitzen, 
die  gleich  weit  von  ein- 
ander entfernt  sind.  Die 
ganzen  Umdrehungen  der  Schraube  werden  an  dem  Maasastahe  2>  ab- 
gelesen, die  Brückt  heile  an  der  in  100  gleiche  Theile  getheilten  Scheibe  £; 
mittelst  des  Knopfes  F  wird  die  Schraube  mit  der  Scheibe  bewegt. 

TJebung  1.  Aichung  des  Sphärometers.  Ist  die  Schraube 
nicht  so  geschnitten,  dass  ihre  Ganghöhe  einen  Millimeter  beträgt, 
80  muss  man  die  einer  ganzen  Umdrehung  entsprechende  Verschiebung 
der  Spitze,  die  Ganghöhe,  besonders  bestimmen. 

1)  Man  setzt  das  Sphärometer  auf  eine  Spiegelglasplatte  und  dreht 
die  Schraube  B  so  weit  herunter,  dass  ihre  Spitze  eben  die  Platte  be- 
rührt. Im  Moment  der  Berührung  tritt  ein  Mitgehen  des  Inntrumentea 
im  Sinne  der  Drehung  und  ein  Wackeln  desselben  ein.     Ablesung;  /- 
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2)  Man  dreht  die  Schraube  zurück  und  legt  ein  Stück  einer  plan- 
parallelen Glasplatte  unter  dieselbe  auf  die  Spiegelglasplatte  und  schraubt 
wieder  bis  zur  Berührung.  Ablesung  A.  Die  so  gemessene  Dicke  D' 
der  Platte  ist  D'  =  -4  —  J  Scalentheile. 

3)  Mit  dem  Mikrometer  (S.  19)  bestimmt  man  die  Dicke  der  Platte: 
Dmm. 

Dann  ist  der  Reductionsfactör  der  Schraube  (Ganghöhe  der  Schraube) 
gleich  :  c  =  D/D'  =  D'(Ä  —  J) mm. 

Mit  c  ist  jede  mit  dem  Sphärometer  gemessene  Dicke  zu  multipli- 
ciren,  um  sie  in  Millimetern  ausgedrückt  zu  erhalten.  Bei  genauen 
Messungen  muss  man  der  Ausdehnung  der  Schraube  in  Folge  von 
Temperatnränderungen  Rechnung  tragen. 

Beispiel:  J=  0,003,  A  =  2,669,  D'  =  A  —  J  z=  2,666.  Mit  dem 
Mikrometer  wurde  D  =  2,941  mm  gefunden;  demnach  c  =  D/I/  =  1,103. 

Uebung  2.  Messung  der  Dicke  D  einer  zweiten  |Glas- 
platte.  Die  Ausführung  gestaltet  sich  wie  bei  1.  Die  in  Scalentheilen 
ermittelte  Dicke  ist  noch  mit  dem  Reductionsfactör  c  zu  multipliciren. 

Beispiel:  J  =  0,002*  A  =  2,722,  D*  =  2,720,  D  =  D'  .  c  =  2,720 
X  1,103  =  3,074  mm. 

Uebung  3.  Messung  des  Radius  B  einer  Kugeloberfläche. 
Die  Entfernung  der  drei  Spitzen  Ci,  Cg ,  C^  von  einander  sei  d;  wird 
das  Sphärometer  auf  eine  Kugeloberfläche  vom  Radius  R  aufgesetzt,  so 
muss  die  bewegliche  Spitze  um  einen  gewissen  Betrag  e  heraufgeschraubt 
werden,  wenn  alle  vier  Spitzen  wieder  die  Kugel  gleichzeitig  berühren 
sollen.     Eine  einfache  Rechnung  zeigt,  dass 

B  =  1/,  e  +  '/o  dVe. 

1)  Man  bestimmt  die  Grösse  J  (vergl.  Uebung  1). 

2)  Man  setzt  das  Sphärometer  auf  die  Kugeloberfläche,  schraubt 
die  Spitze  B  so  w^it  zurück,  bis  alle  vier  Spitzen  die  Kugel  berühren, 
und  liest  ab;  Ablesung  E. 

3)  Man  setzt  das  Sphärometer  mit  zwei  Spitzen  C  auf  einen  Maass- 
stab und  liest  die  Entfernung  d  ab. 

4)  Man  multiplicirt  (E  —  J)  mit  dem  Reductionsfactör  c,  erhält 

so  e  in  Millimetern  und  hieraus  und  aus  d  den  Krümmungsradius  R 

nach  der  Formel. 

Beispiel:  An  dem  Globus  (vergl.  S.  19)  ergab  sich:  E  =z  13,497, 
J  =z  0,003;  also  c  =  13,494  X  1,103  ==  14,884  mm;  d  war  gleich  80,0  mm. 
Also  R  =  7,44  +  71,68  =  79,12.  Seite  19  wurde  für  dieselbe  Kugel  78,46  mm 
mit  dem  Katbetometer  gefanden. 

Uebung  4.     Messung  der  Krümmungsradien  einer  Linse. 

1)  Man  bestimmt   mit    dem   Sphärometer  den  Krümmungsradius 

beider  Linsenflächen  nach  dem  bei  Uebung  3  angegebenen  Verfahren. 

Beispiel:  J=  0,004,  E=  2,874;  e  =  1,103  X  2,870  =  3,166mm; 
d  =  80,0  mm.  R  =  1,583  X  336,9  =  338,5  mm.  Für  die  zweite  Fläche 
wurde  derselbe  Krümmungsradius  gefunden. 
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Bemerkung.  Die  Krümmung  der  Linsenflächen  ist  mit  bestim- 
mend für  die  optischen  Eigenschaften  einer  Linse.  Ist  qp  die  Brennweite 
einer  Linse,  n  der  Brechungsindex  des  Glases,  aus  dem  sie  besteht, 
sind  Bi  und  R2  die  Krümmungsradien  der  beiden  Flächen,  so  ist 


^  =  <»-"(i;  +  i) 


Ist  Ri  •=  B2  =^  B    und    wie    bei    dem    gewöhnlich    benutzten    Glase 
n  =  1,5,  so  ist  (f  •=  B, 

Uebung  5,  Man  bestimmt  nach  der  bei  den  Linsen  angegebenen 
Methode  die  Brennweite  (p  und  vergleicht  sie  mit  dem  gefundenen 
Krümmungsradius  B. 

6.    Die   Spiegelablesung. 

Gebraucht  wird:  Modell  der  Spiegelablesung,  Messingklötzchen,  Ab- 
lese-Femrohr  mit  Scala  (und  eventuell  Beleuchtungsvorrichtung),  kleiner 
Spiegel  auf  Stativ. 

Princip.  Die  Spiegelablesung  dient  zur  Messung  kleiner  Dre- 
hungen und  Verschiebungen,  also  sowohl  zur  Winkel-  wie  zur  Längen- 
messung. 

Nach  dem  Reflexionsgesetze  wird  ein  auf  einen  Spiegel  fallender 
Strahl  so  reflectirt,   dass  der  reflectirte    Strahl  einen   ebenso  grossen 

Winkel  mit  der  Spiegelnormale  bildet,  wie 
der  einfallende  Strahl  (s.  w.  u.).  Dreht 
sich  daher  ein  Spiegel  und  mit  ihm  seine 
Normale  um  einen  bestimmten  Winkel  v, 
so  dreht  sich  bei  unveränderter  Richtung 
des  einfallenden  Strahles  der  reflectirte 
Strahl  um  den  doppelten  Winkel  2v, 

1)  Im  Abstände  y  (Fig.  18)  vor  einem 
Spiegel  st  stehe  eine  Scala  mw,  die  in  der 
Mitte  bei  dem  Theilstrich  0  einen  Spalt 
hat;  vor  dem  Spalt  steht  eine  Petroleum- 
lampe; die  einfallenden  Strahlen  werden 
in  die  ursprüngliche  Richtung  reflectirt, 
wenn  die  Spiegelnormale  parallel  zu  den 
auffallenden  Strahlen  steht. 

Dreht  sich  der  Spiegel '  um  einen 
Winkel  v,  so  wird  der  in  der  Richtung  oa  auf  den  Spiegel  fallende 
Strahl  in  einer  Richtung  ar  reflectirt,  so  dass  ^  oar  =  2v  ist;  auf 
der  Scala  erscheint  bei  r  eine  Lichtlinie.     Aus  der  Figur  folgt: 

tg  2v  =  orly. 

Je  grösser  y  ist,  um  so  mehr  verschiebt  sich  die  Lichtlinie  bei 
gleichen  Drehungen  des   Spiegels.      Aus  y  und  or  bestimmt  man  2v 
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mittelst  der  Tabellen  der  trigonometrischen  Functionen.  Liest  man 
bei  zwei  Winkeln  Vi  und  V2  die  Verschiebungen  auf  der  Scala  ab,  Ofi 
und  or2,  so  ist: 

tg  2vi  =  oTxly,    tg  2v2  =  orz'y, 

also: 

tg2v2  :  tg2Vi  =  or^  '  0 ri , 

und  da  für  kleine  Winkel  die  Tangenten  den  Winkeln  proportional  sind: 

v^  :  i'i  =  or^  :  ori. 

Die  Drehungswinkel  verhalten  sich  wie  die  Verschiebungen  auf 
der  Scala. 

2)  Man  denke  sich  die  Lampe  durch  ein  Fernrohr  F  ersetzt,  dessen 
Axe  senkrecht  zur  Scala  mn  steht  und  so  eingestellt  wird,  dass  man 
die  Scala  im  Spiegel  deutlich  sieht.  Steht  der  Spiegel  senkrecht  zu 
dem  Fernrohr,  so  sieht  man  den  gerade  unter  dem  Objectiv  befindlichen 
Strich  0  durch  das  Fadenkreuz  gehen,  bei  einer  Drehung  des  Spiegels 
sieht  man  die  Spiegelbilder  seitlich  gelegener  Theüe,  also  etwa  den 
Theilstrich  10.  Das  Ende  der  Normale  des  Spiegels  hat  sich  dann 
nahezu  um  ^/a  10  =  5  Theüstriche  verschoben.  Sieht  man  etwa  den 
Theilstrich  [z^  und  bei  irgend  einer  Anfangslage  den  Theilstrich  z^  in 
der  Mitte  des  Gesichtsfeldes,  so  ist  die  Drehung  des  Spiegels  bestimmt 
durch 

^  y 

Man  kann  hiernach  aus  der  beobachteten  Verschiebung  Z2  —  ^1 
und  dem  Scalenabstande  y  die  Spiegeldrehung  v  berechnen. 

3)  Die  Spiegelablesung  kann  man  ferner  zur  Messung  kleiner 
Längenänderungen  verwenden. 

Ist  mit  der  Axe  des  Spiegels  ein  senkrecht  zu  derselben  stehender 
Stab  ax  von  der  Länge  x  verbunden,  und  verschiebt  man  dessen  Ende 
um  eine  kleine  Strecke  A,  so  verschiebt  sich  der  Endpunkt  der  Normalen 
p  des  Spiegels  auf  der  um  y  entfernten  Scala  sehr  nahe  um  X .  yjx  ^), 
dagegen  das  Ende  r  des  reflectirten  Strahles,  d.  h.  das  Bild  des  Spaltes, 
um  eine  Strecke  g  =  2  A .  yjx^  es  ist  also 

A  =  g .  x/2  y. 

Lesen  wir  mit  Fernrohr  und  Scala  ab  und  sehen  wir  in  der  An- 
fangslage den  Theilstrich  z^,  nach  der  Verschiebung  den  Theüstrich  ^2» 
so  ist  g  =  ^2  —  ^11  Q-lso  ist 

{^2  —  ^\)x 


A  = 


2y 


Es  ist  gleichgültig,  ob  die  Spiegelnormale  ap  in  der  Verlängerung 
von  ax  liegt  oder  nicht. 

^)  Dabei  ist  vorausgesetzt,  dass  die  Drehungen  so  klein  sind,  dass  man 
die  Tangenten  durch  die  Bögen  ersetzen  kann. 


1.  Uebungen  am  Modell. 
Apparat  (Fig.  19).  Auf  dem  Tischchen  A,  welches  anf  dem 
Brette  C  steht,  dreht  eich  der  Hebel  E  am  B.  Bei  fl,  trägt  sein  kür- 
zerer Arm  eine  Schneide,  der  eine  auf  dem  Tische  A  befestigte  zweite, 
ifj,  gegenübersteht  Bei  D  ist  auf  dem  Hebel  der  Spiegel  tJ  befestigt. 
Per  längere  Hebelarm  trägt  den  Zeiger  F,  der  an  der  Ereistheilung  T- 
die  Winkeldrehung  von  E  anzeigt.  An  dem  durch  die  Stützen  Jf,  und 
Ufa  getragenen  Brett  J  ist  auf  der  dem  Spiegel  G  zugekehrten  Seite 
eine  gerade  Scala  K  angebracht;  die  Nullpunkte  beider  Scalen  liegen 
in  der  Mitte  von  J.    Hier  ist  das  Brett  durchbohrt  uud  trägt  in  dieser 


Durchbohrung  die  Sammellinse  L  (circa  20  cm  Brennweite).  DU  ist  5, 
DJ"  50cm  lang;  die  Scala  T  ist  in  Grade  getheilt;  auf  der  Scala  K  ist 
die  Länge  eines  Scalentheiles  gleich  der  Länge  des  Bogens,  der  einem 
Grade  auf  T  entspricht.  —  In  der  Richtung  DL  bewegen  sich  auf  C 
die  Schlitten  Oj  und  Oj,  von  denen  der  erste  die  Linse  Q  oder  die 
Lampe  ü,  der  zweite  das  mit  einem  vertical  ausgespannten  Draht  ver- 
sehene Diaphragma  JP  trägt.  QPL  entspricht  einem  astronomischen 
Fernrohr. 

Steht  die  Lampe  nicht  auf  0^,  so  ist  sie  in  den  Träger  S  zu  stellen. 

Uebvmg  l.  Verhaltniss  der  Tangente  zum  Bogen. 
1)  Man  stellt  den  Zeiger  F  auf  den  Nullstrich  der  Theilung  T  und 
Tiairt  vertical  von  oben  an  der  Theilung  K  hinab ;  auch  auf  dieser  zeigt 
der  Zeiger  auf  Null. 

2)  Man  dreht  den  Hebel  E  um  1,  2,  3  u.  8.  f  Grade  und  liest  in 
der  angegebenen  Weise  die  entsprechenden  Stellungen  des  Zeigers  F 
an  der  Scala  K  ab:  Anfangs  stimmen  die  Bogenlängen  sehr  nahe  mit 
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der  ümen  auf  K  zugehörenden  Anzahl  von  Scalentheileu  überein,  dann 
wächst  die  letztere  schneller.  Die  Scalentheile  auf  K  sind  die  trigono- 
metrischen Tangenten  der  zugehörigen  Bögen  auf  T,  Man  erhält  so  z.  B.: 

«=12345         10        15        20    Grade, 

ig  z=  1,0     2,0     3,0     4,0     5,0     10,1      15,4     20,9  Scalentheüe. 

Für  kleine  Winkel  kann  man  also  für  die  Tangente  den  Bogen 
setzen. 

Bemerkung.  Vielfach  werden  die  Winkel  nicht  nach  Graden, 
Minuten  und  Secunden  gemessen,  sondern  nach  der  Länge  der  Bögen, 
die  ihnen  entsprechen.  Einem  Winkel  von  360^  entspricht  der  volle 
Kreisumfang,  also  bei  einem  Kreise  vom  Radius  1  die  Länge  2  n.  Der 
Winkel,  dem  ein  Bogen  von  der  Länge  des  Radius  1  entspricht,  ist 
also  gleich  360/2  7t  =  57,296®.  Auf  einem  Kreise  vom  Radius  1  ent- 
spricht dem  Winkel  von  a®  ein  Bogen  von  der  Länge  «/ 57,296.  Der 
Bogenlänge  s  des  Kreises  vom  Radius  Eins  entsprechen  57,296  X  s 
Grade. 

Uebung  2.  Gang  der  Strahlen  bei  der  Spiegelablesung. 
1)  Die  Lampe  B  wird  auf  Oi  aufgestellt,  man  rückt  den  Zeiger  F  auf 
Nxdl  und  schiebt  so  lange  Oj  vor  und  zurück,  bis  ein  scharfes  Bild 
des  Drahtes  vor  dem  Diaphragma  auf  der  Scala  K  entsteht.  Die  an 
dem  Draht  in  P  vorbeigehenden  Strahlen  fallen  in  der  Richtung  LD 
auf  den  Spiegel,  werden  hier  reflectirt  (wobei  der  Zeiger  E  die  Richtung 
des  Einfallslothes  angiebt)  und  werden  durch  die  Wirkung  der  Sammel- 
linse L  zu  einem  Bude  auf  der  Scala  vereinigt. 

2)  Man  dreht  den  Hebel  E  und  damit  den  Spiegel  um  den  Winkel  a; 
die  reflectirten  Strahlen  drehen  sich  um  den  doppelten  W^inkel  2  a. 

Für  verschiedene  Stellungen  des  Zeigers  F  auf  T  notirt  man  die 
Lagen  z  des  Budes  auf  der  Scala  K, 

Beispiel:        «  =    0  2  5  10    Grade, 

2  r=r  0,0         4,0         10,1         20,9  Scalentheile. 

3)  Nun  nimmt  man  die  Lampe  von  Oi,  setzt  sie  in  S  ein,  und  bringt 
die  Linse  Q  auf  den  Schlitten  Oj.  Man  sieht  durch  Q  die  Scala  K. 
Durch  Drehen  des  Spiegels  überzeugt  man  sich  davon,  dass  man  an  dem 
Drahte  in  P  immer  denjenigen  Theilstrich  z  erblickt,  der  nach  dem 
Vorigen  dem  Winkel  a  entspricht. 

Uebung  3.  Ausmessung  eines  Messingklötzchens.  Die 
Hebellängen  HiD  und  DF  verhalten  sich  wie  1  :  10.  Jede  zwischen 
Hl  und  H^  befindliche  Strecke  erscheint  also  am  Gradbogen  in  zehn- 
facher Länge. 

1)  Man  bringt  zwischen  die  Schneiden  Hi  und  H2  eine  Glasplatte, 
deren  Dicke  e^mm  man  mit  dem  Mikrometer  bestimmt  hat,  und  liest, 
durch  Q  blickend,  die  entsprechende  Scalen  Stellung  z  ab.  Dann  ent- 
sprechen einem  Millimeter  zwischen  Hi  und  H2  z/d  =  Je  Scalentheile. 
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2)  Zwischen  die  Schneiden  legt  man  ein  parallelepipedisches 
Messingklötzchen  entsprechend  seinen  drei  Dimensionen  und  liest,  durch 
Q  hlickend,  an  der  Scala  JT  ah:  0^,  z^',  ^s.  Dann  sind  die  Kantenlängen : 
a  =  ^e^i/Ä,  b  =  Z2/IC,  c  =  z^/Tc,  das  Volumen  V  ist  gleich  ahc, 

Beispiel:  d  =  3,04mm;  z  =  3,1  cm;  ä  =  1,02;  Zi  ■=  1,02,  z.^  =  2,04, 
03  =  5,10;  a  =  1,  &  =  2,  c  =  5  mm;  F=  lOcbcm. 

Ein  Indexfehler  (d.  h.  die  Abweichung  von  dem  Nullstrich  bei  der 
Anfangslage)  wird,  wie  hei  anderen  Messinstrumenten,  von  allen  Ah- 
lesungen  abgezogen,  bezw.  zu  allen  zugezählt. 

2.     Gewöhnliche   Form  [der   Spiegelablesung   und  Einstellen 

des  Fernrohres.    . 

Apparat.  Zur  Ablesung  benutzt  man  ein  Fernrohr,  „Ablese- 
fernrohr", mit  dem  man  auf  verhältnissmässig  geringe  Entfernungen 
accommodiren  kann  und  welches  um  eine  horizontale  und  eine  verticale 
Axe  drehbar  ist.  Ueber  oder  unter  dem  Fernrohr  ist  senkrecht  zu 
seiner  Axe  die  Scala  befestigt. 

Uebung.  Einstellung  des  Fernrohres.  1)  Ein  kleiner  Spiegel 
von  etwa  2  cm  Durchmesser  wird  auf  einem  Stativ  aufgestellt. 

2)  Das  Fernrohr  wird  auf  einen  Punkt  eingestellt,  der  doppelt  so 
weit  wie  der  Spiegel  von  dem  Orte  entfernt  ist,  in  dem  man  das  Fern- 
rohr aufstellen  will.  (Die  von  dem  Spiegel  reflectirten,  von  der  Scala 
ausgehenden  Strahlen  scheinen  von  einem  Punkte  zu  kommen,  der 
gerade  so  weit  hinter  dem  Spiegel  liegt,  wie  die  Scala  vor  demselben.) 

3)  Man  geht  mit  dem  Auge  nahe  an  den  Spiegel  heran  und  sucht 
das  reflectirte  Bild  des  Auges,  entfernt  sich  von  dem  Spiegel,  so  dass 
man  stets  das  Spiegelbild  des  Auges  sieht,  bis  in  die  Entfernung,  in 
der  man  das  Fernrohr  aufstellen  will.  Man  erhält  das  Auge  in  dieser 
Lage  und  stellt  das  Fernrohr  mit  der  Scala  vor  dasselbe ;  meist  erblickt 
man  dann  schon  einen  Theil  des  Scalenbildes  im  Fernrohr ;  durch  Höher- 
bezw.  TiefersteUen  des  letzteren  bringt  man  das  Scalenbild  in  die  Mitte 
des  Gesichtsfeldes  (eventuell  kann  man  auch  das  Bild  eines  Lichtes  zur 
Einstellung  verwenden). 

4)  Durch  kleine  Veränderungen  in  der  Einstellung  des  Fernrohres, 
seitliches  Yerschieben  und  Hoch-  und  Niederstellen  desselben,  erreicht 
man,  dass  die  Scala  im  Fernrohre  scharf  erscheint  und  dass  das  Bild 
des  senkrecht  über  der  Objectivmitte  liegenden  Theilstriches  derselben 
mit  dem  Fadenkreuz  zusammenfällt. 

7.    Barometerstand  und  barometrische  Höhenmessung. 

Gebraucht  wird:  Heberbarometer  Fig.  8 ;  Gefäss-,  eventueU  ein  Beise- 
barometer ;  Thermometer ;  Kathetometer,  eventuell  Maassstab ;  Aneroid-Baro- 
meter;  mehrere  Thermometer;  langer  Faden  mit  Gewicht  an  einem  Ende 
desselben. 
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Einleitung.  Der  Barometerstand  ist  die  Höhe  einer  Quecksilber- 
säule von  0®  C,  welche  dem  Luftdruck  das  Gleichgewicht  hält.  Da  der 
Druck  einer  bestimmten  Quecksilbersäule  von  der  Grösse  der  Schwer- 
kraft an  der  betreffenden  Stelle  abhängt,  so  muss  man  streng  genommen 
der  Aenderung  der  Schwere  von  Ort  zu  Ort  Rechnung  tragen,  was  aber 
meist  vernachlässigt  werden  kann. 

Apparate.  Die  einfachste  Form  des  Quecksilberbarometers  giebt 
Fig.  13.  Zur  Ablesung  dient  hier  das  Kathetometer.  Meist  ist  mit 
dem  Instrumente  selbst  eine  Scala  fest  verbunden,  so  dass  man  die 
Lage  der  Quecksilberkuppen  direct  an  ihm  abliest. 

« 

TJe.bung.  Messung  der  Höhe  H  des  Barometerstandes. 
a)  Durch  Ablesen  an  der  Scala.  1)  Die  Art  der  Ablesung  der  Höhen- 
differenz bei  den  Kuppen  ist  je  nach  dem  Instrumente  eine  verschiedene. 

2)  Man  liest  die  Temperatur  der  Umgebung  des  Barometers  ab. 

b)  Mit  dem  Kathetometer.  1)  Das  Heberbarometer  Fig.  1 3  wird 
an  der  Wand  aufgehängt. 

2)  Man  stellt  das  Kathetometer  vor  dem  Barometer  in  solcher  Ent- 
fernung auf,  dass  man  mit  dem  Femrohr  scharf  auf  die  Kuppen  ein- 
stellen kann.  Hat  das  Kathetometer  keine  Scala  (Fig.  14),  so  hängt 
man  neben  dem  Barometer  einen  Maassstab  lothrecht  auf. 

3)  Man  stellt  die  Säule  des  Kathetometers  mit  Hülfe  der  Fuss- 
schrauben  genau  vertical. 

4)  Man  liest  für  jede  Lage  des  Barometers  den  Stand  der  oberen 
(a)  und  unteren  (5)  Kuppe  ab,  indem  man  nach  Einstellung  des  hori- 
zontalen Fadens  auf  die  Kuppen  bei  der  Form  a  des  Kathetometers, 
Fig.  14,  das  Femrohr  auf  den  Maassstab  dreht.    Dann  ist  H=  a  —  5. 

Reduction  des  Druckes  einer  Quecksilbersäule  von  t^  auf 

denjenigen  einer  solchen  von  0°. 

Der  mit  dem  Maassstabe  ermittelte  Barometerstand,  sowie  die  Länge 
irgend  einer  Quecksilbersäule  h  ist  in  doppelter  Hinsicht  zu  corrigiren: 

1.  In  Bezug  auf  die  Ausdehnung  des  Quecksilbers.  Ist  die  Tem- 
peratur des  Quecksilbers  t^,  so  ist  seine  Dichte  dt  entsprechend  der  Aus- 
dehnung von  0®  bis  t^  kleiner  als  diejenige  ^q  bei  0^  Ist  ß  der 
cubische  Ausdehnungscoefficient,  so  wird  das  Volumen  1  beim  Erwärmen 
von  00  bis  t^  zu  dem  Volumen  1  -f  /3f,  die  Dichte  dt  =  c?o/(l  +  ßt), 
die  Säule  h  von  t^  würde  einer  Säule  ho  =  h/(l  +  ßt)  von  0^  das 
Gleichgewicht  halten  oder,  da  /3  =  0,000181  klein  ist: 

ho  z=h(l  —  0,0001810. 

2.  Die  Höhe  h  ist  an  dem  Maassstabe  nicht  bei  der  Temperatur  0^ 
abgelesen,  für  die  derselbe  getheilt  ist.  Ist  y  der  lineare  Ausdehnungs- 
coefficient des  Maassstabes,  so  ist  die  Anzahl  der  Theilstriche  bei  0^, 
die  auf  die  Strecke  h  gehen:  h'  =  h{l  -\-  yt).  Mit  l  ~\-  yt  müssen 
wir  also  den  obigen  Werth  von  h  noch  multipliciren,  es  ist  also: 
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h^  =  h(l  —  0,000181  t)(l  4-  yt). 

Jiq  ist  der  sogenannte  reducirte  Barometerstand. 

Bei  Messing  ist  y  =  0,000019,  bei  Glas  0,0000085.  Die  durch 
die  Ausdehnung  des  Maassstabes  bedingten  Correctionen  sind  klein. 

Barometrische   Höhenmessung. 

Princip.  Der  Luftdruck  an  einem  Orte  ist  bestimmt  durch  die 
Höhe  und  die  Dichte  der  über  demselben  liegenden  Luftschichten.  Die 
Dichte  hängt  von  dem  Druck  und  der  Temperatur  ab.  Steigt  man  um 
eine  Höhe  h  empor,  so  nimmt  der  Druck  ab:  der  Barometerstand  sinkt. 
Man  kann  aus  der  Differenz  der  Barometerstände,  die  zu  gleicher  Zeit 
oder  nahezu  gleicher  Zeit  an  zwei  nicht  zu  weit  von  einander  gelegenen 
Orten  gemessen  sind,  die  Höhendifferenz  der  beiden  Orte  bestimmen. 
Ist  bo  der  reducirte  Barometerstand,  t^  die  Temperatur  am  tiefer  ge- 
legenen Orte,  sind  bj  und  ^i  dieselben  Grössen  am  höher  gelegenen,  ist 
t=^/q(tQ  -\-  <i),  so  ist  die  Höhendifferenz  h  der  beiden  Orte  in  Metern: 

h=  18420.(1  +  0,004  0  Qogbo  —  loghi), 
oder  bei  nicht  zu  grossen  Höhendifferenzen  (bis  etwa  1000  m): 

Ä  =  16  000.(1  +  0,004  0  Q>o  —  h)/Q>o  +  M- 
TJebung.  1)  Man  begiebt  sich  mit  einem  Quecksilber-  oder 
Aneroidbarometer  und  einem  Thermometer  vor  ein  Gebäude,  am  besten 
an  die  Nordseite,  und  liest  nahe  über  dem  Erdboden  den  Stand  Vq  des 
Barometers  und  die  Temperatur  ^q  a,b.  An  das  Barometer  muss  man 
ein  klein  wenig  klopfen;  das  Thermometer  bewegt  man  einige  Zeit 
durch  die  Luft. 

2)  Man  begiebt  sich  in  einem  höheren  Stockwerke  an  ein  Fenster, 
welches  über  dem  ersten  Beobachtungspunkte  liegt,  und  verfahrt  hier 
wie  unter  1)  (die  Temperatur  ist  vor  dem  Fenster  zu  messen)  und 
bestimmt  den  Stand  des  Barometers  h[  und  die  Temperatur  ti. 

3)  Nach  den  obigen  Formeln  berechnet  man  aus  Z>o,  h'i  die  reducirten 
Barometerstände  h^  und  Z>i  und  aus  ihnen  und  aus  t  =  ^j^  (^o  "h  *i) 
die  Höhe  /i. 

4)  Man  lässt  einen  durch  ein  Gewicht  beschwerten  Faden  aus  dem 
Fenster  bis  auf  den  Boden  hinab  und  misst  seine  Länge  ?,  indem  man 
ihn  meterweise  wieder  aufzieht.     Es  ergiebt  sich  nahezu  l  z=  h. 


IL   Freier  Fall  und  Pendel. 

1.    Freier  Fall. 

Gebraucht  wird:  Atwood'sche  FallmaschiDe  mit  zwei  Ueber- 
gewichten,  Wage  mit  Gewicliten,  Secundenpendel. 

Einleitung.  Unter  Bewegung  des  Körpers  verstehen  wir  seine 
Ortsveränderung  mit  der  Zeit. 

Bei  der  Bewegung  eines  materiellen  Punktes  kommt  in  Betracht: 
seine  Bahn,  seine  Geschwindigkeit  und  seine  Beschleunigung.  Die 
Bahn  ist  die  Curve,  auf  welcher  er  sich  im  Laufe  der  Zeit  bewegt. 
Der  in  der  Zeit  t  (tempus)  zurückgelegte  Weg  s  (spatium)  ist  die 
Anzahl  von  Längeneinheiten,  welche  der  Punkt  in  dieser  Zeit  auf  seiner 
Bahn  durchlaufen  hat.  Legt  der  Punkt  in  gleichen  Zeiten  gleiche  Wege 
zurück,  so  heisst  die  Bewegung  gleichförmig,  sonst  ungleichförmig.  Die 
Geschwindigkeit  v  (velocitas)  ist  der  in  der  Zeiteinheit  zurückgelegte 
Weg;  wird  also  bei  gleichförmiger  Bewegung  in  der  Zeit  t  der  Weg  s 
zurückgelegt,  so  ist  v  =  s/t,  d.  h.  die  Geschwindigkeit  ist  eine  Länge, 
dividirt  durch  eine  Zeit,  die  Dimension  derselben  (vergl.  S.  6)  ist 
also  P^~^].  Bei  einer  ungleichförmigen  Bewegung  ändert  sich  von 
Moment  zu  Moment  die  Geschwindigkeit.  Bewegt  sich  der  Punkt 
zur  Zeit  t  in  der  sehr  kleinen  Zeit  r  um  die  sehr  kleine  Strecke  (J,  so 
ist  zu  der  Zeit  t  die  Geschwindigkeit  v'  =  ö/r;  der  Körper  würde  in 
der  Zeit  1  die  Strecke  ö/r  zurücklegen,  wenn  er  sich  mit  der  gleichen 
Geschwindigkeit  während  derselben  fortbewegte,  wie  an  der  Stelle,  wo 
er  sich  zur  Zeit  t  befindet. 

Man  theilt  die  ungleichförmigen  Bewegungen  in  beschleunigte  und 
verzögerte  ein.  Bei  den  ersteren  nimmt  die  Geschwindigkeit  mit  der 
Zeit  zu,  bei  den  letzteren  ab.  Gleichförmig  beschleunigte  und  verzögerte 
Bewegungen  sind  solche,  bei  denen  in  gleichen  Zeiten  die  Geschwindig- 
keit um  gleichviel  zu-  oder  abnimmt. 

Die  Beschleunigung  h  ist  die  Aenderung  der  Geschwindigkeit 
in  der  Zeiteinheit;  eine  Verzögerung  wird  als  negative  Beschleunigung 
aufgefasst.  Aendert  sich  in  der  kleinen  Zeit  d"  die  Geschwindigkeit 
um  (p,  so  ist  die  Beschleunigung  h  =  cp/^.  Die  Dimension  der  Be- 
schleunigung ist  also  [It^^/t]  =  P^~^]. 

Princip  der  Trägheit  oder  des  Beharrungsvermögens  von 
Galilei.     Ein  Körper  bleibt   so  lange  in  Ruhe  oder  bewegt  sich  mit 
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constanter  Geschwindigkeit  in  gerader  Richtung  so  lange  fort,  als  auf 
ihn  keine  Kraft  wirkt.  Geht  der  Körper  aus  der  Ruhe  in  Bewegung 
über,  oder  ändert  er  seine  Geschwindigkeit  nach  Grösse  oder  Richtung, 
erhält  er  also  eine  Beschleunigung,  so  wirkt  auf  ihn  eine  Kraft. 

Die  Grösse  der  wirkenden  Kraft  P  messen  wir  einmal  durch  die 
Grösse  der  von  ihr  einem  Körper  ertheüten  Beschleunigung:  sie  ist 
dieser  proportional;  sodann  auch  durch  die  bewegte  Masse:  sie  ist 
letzterer  gleichfalls  proportional.  Wirkt  dieselbe  Kraft,  etwa  die  einer 
gespannten  und  dann  losgelassenen  Feder,  auf  verschieden  grosse  Massen, 
so  erzeugt  sie  Beschleunigungen  5,  die  umgekehrt  proportional  den 
bewegten  Massen  m  sind,  es  ist  also: 

P  ■=  constiii,!)   .........     (1) 

Die  Kraft  ist  nach  Gleichung  (1)  Masse  X  Beschleunigung,  ihre 
Dimension  ist  also:  [m^l^t~^]. 

Statt  die  auf  Körper  wirkenden  Kräfte  durch  die  von  ihnen  er- 
zeugten Beschleunigungen  zu  messen,  kann  man  sie  auch  durch  die 
Drucke  messen,  welche  die  Körper  auf  eine  die  Bewegung  hindernde, 
zur  Richtung  der  Kraft  senkrechte,  festliegende  Ebene  ausüben. 

Zur  Messung  der  Kräfte  benutzt  man  zwei  Systeme:  1.  das  ab- 
solute, 2.  das  praktische. 

Bei  dem  absoluten  Maa'ss System  tritt  in  die  Definition  der  Ein- 
heit der  Kraft  allein  die  Masse  und  die  Beschleunigung  ein,  bei  dem 
praktischen  geht  man  von  den  Wirkungen  einer  bestimmten  Kraft, 
der  Schwere,  aus. 

1.  In  dem  absoluten  System  ist  die  Einheit  der  Kraft,  die  Dynez/, 
diejenige  Kraft,  welche  der  Masse  von  1  gr  die  Beschleunigung  von 
1  cm  in  einer  Secunde  ertheilt,  es  ist  also  in  der  obigen  Gleichung 
const  =  1  und  ^  =  1.1  =  1  gr  cm  sec~^.  Eine  Dyne  ist  auch  gleich 
dem  Drucke,  welchen  ein  Körper,  auf  den  sie  wirkt,  auf  eine  zu  ihrer 
Richtung  senkrechte  Ebene  ausübt. 

2.  Die  Schwere  wirkt  auf  Massen  aller  Art  in  derselben  Weise,  sie 
ertheilt  allen  die  gleiche  Beschleunigung ,  wie  die  gleiche  Fallgeschwin- 
digkeit derselben  im  luftleeren  Räume  zeigt.  Dies  ist  eine  specielle 
Eigenschaft  der  Schwere;  bei  magnetischen  und  elektrischen  Kräften 
ist  eine  solche  Unabhängigkeit  der  Wirkung  von  der  Natur  der  Körper 
nicht  vorhanden. 

Als  praktische  Einheit  Ep  der  Kraft  definirt  man  diejenige,  welche 
von  der  Schwere  auf  die  Masse  von  1  cbcm  Wasser,  also  1  gr,  ausgeübt 
wird,  und  nennt  dieselbe  1  gr.  Ist  g  die  Beschleunigung  durch  die 
Schwere,  g  =  981,3  cm  sec~^  so  ist 

-Ep  =  1  gr  =  1 .  ^  Dyne 

und   die  Kraft,   die   von   der  Schwere   auf  irgend  eine   Masse  m  aus- 
geübt wird: 

P'  =  m.g. 


Fallgesetze.  31 

Igr  als. Kraft  ist  aber  auch  gleich  dem  Drucke,  den  die  Masse  von 
Igr  auf  eine  horizontale  Ebene  ausübt.  Der  Druck,  den  die  Masse  m 
auf  eine  ebensolche  Fläche  ausübt,  ist  vn,g^  er  ist  wmal  so  gross  als 
der  von  der  Masseneinheit'  ausgeübte;  man  kann  daher  durch  die  von 
den  Massen  ausgeübten  Drucke  die  Grössen  von  Massen  vergleichen; 
dies  geschieht  bei  den  Wägungen.  Den  von  der  Masse  m  unter  dem 
Einfluss  der  Schwerkraft  ausgeübten  Druck  nennt  man  auch  kurz  das 
Gewicht  P  des  Körpers;  es  ist  P  =  m,g. 

Die  praktische  Einheit  1  gr  ist  also  g  =  981,3  oder  rund  1000  mal 
80  gross  als  die  absolute,  die  Dyne  ist  demnach  gleich  dem  Drucke  von 
V98i,3  gr  oder  rund  ^/looo  ^  *^  ^^  Unterlage. 

Gesetze  der  gleichförmig  beschleunigten  Bewegung. 

Ein  Körper  beginne  seine  geradlinige ,  gleichförmig  beschleunigte 
Bewegung  zur  Zeit  f  =  0.  Für  diese  Zeit  /  =  0  ist  dann  der  zurück- 
gelegte Weg  s  =  0  und  die  Geschwindigkeit  t?  =  0.  Die  Beschleuni- 
gung sei  g.     Dann  gelten  die  Sätze: 

1.  Die  Geschwindigkeiten  wachsen  direct  proportional 
den  Zeiten:  v  =  gt 

2.  Die  zurückgelegten  Strecken  s  wachsen  direct  pro- 
portional den  Quadraten  der  Zeiten  s  =  ^j^Q^^» 

3.  Die    Geschwindigkeiten     wachsen     proportional     den 

Quadratwurzeln  aus  den  zurückgelegten  Strecken  v  =  V2gs. 

Der  Satz  3.  ergiebt  sich  aus  den  beiden  ersten. 

Wirkt  eine  constante  Kraft  auf  einen  Körper  in  der  Richtung 
seiner  Bewegung,  so  ist  seine  Bewegung  eine  gleichförmig  beschleunigte ; 
sobald  die  Kraft  aufhört  zu  wirken,  wird  die  Bewegung  eine  gleich- 
förmige: die  Geschwindigkeit  ist  constant. 

Prüfung  der  Fallgesetze. 

"^  Ein  unter  dem  Einflüsse  der  Schwere  frei  fallender  Körper  hat 
eine  gleichförmig  beschleunigte  Bewegung.  Für  seine  Bewegung  gelten 
daher,  wenn  er  keine  Anfangsgeschwindigkeit  besass,  folgende  Sätze: 
1.  Die  Geschwindigkeiten  wachsen  wie  die  Fallzeiten.  2.  Die 
Fallräume  wachsen  wie  die  Quadrate  der  Fallzeiten.  3.  Die  Geschwin- 
digkeiten wachsen  wie  die  Quadratwurzeln  aus  den  Fallräumen. 

Princip  der  Methode,  lieber  eine  Rolle,  von  der  wir  annehmen, 
dass  sie  sich  ohne  Reibung  um  ihre  Axe  dreht,  und  dass  ihre  ganze 
Masse  fc  sich  auf  den  Rand  concentrirt  (die  Speichen  also  sehr  dünn 
sind),  legen  wir  eine  Schnur;  an  die  beiden  Enden  der  letzteren  hängen 
wir  gleiche  Gewichte  A  und  B  von  den  Massen  M.  Dieselben  halten 
sich  das  Gleichgewicht.  Legen  wir  auf  eine  derselben  eine  Masse  m, 
so  ist  die  Kraft,  die  letzterer  entspricht,  mg.  Würde  diese  Kraft  nur 
die  Masse  m  zu  bewegen  haben,  so  würde  sie  ihr  eine  Beschleunigung  h 
ertheüen,  die  bestimmt  ist  durch  mg  :=  mh-,  h  =  g,  d.  h.  der  Körper 
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würde  die  Beachleunigung  p  erhalten.     Die  Kraft  mg  hat  aber  auBBer 

der  eigenen  Masse  m  noch  die  Massen  von  A  und  B  und  der  Bolle, 

pj     20.  d.  h.  2  Jlf  +  ft  zu  bewegen.      Die  Be- 

■"■^'""nigung  g\   des  Körpers  ist  daher 

mt  durch 


"        2M  +  m  +  II 
!    Beschleunigung     </\     ist    also 
r  +  m-\-  ii)  mal  kleiner  als  die- 
beim  freien  Fall  g. 

Folge  dieser  Verkleinerung  der 
eunigung  kann  man  die  durch 
iwerkraft  erzeugten  Bewegungen 

untersuchen.  Während  beim 
Fall  der  in  der  ersten  Secunde 
aufene  Weg  etwa  5  m  beträgt,  so 
t  er,  WBnnm/(_2M+m  +  ,.) 

pparat.  AtTood'sche  Fall- 
line,  Fig.  20.  Auf  einem  mit 
Centimetertheilung  versehenen 
.,  wie  es  die  Figur  zeigt,  steht 
hr  leicht  beweghche  Rolle.  lieber 
leu  liegt  ein  dünner  Faden,  an 
Enden  Gewichte  m  und  n  an- 
ft  werden;  über  diese  können 
en  von  grösserem  Durchmesser, 
Fif.  21. 


Fig.  21,  die  mit  einem  Schlitz  versehen  sind,  übergeschoben  werden. 
Längs  der  Theilung  lassen  sich  zwei  Schieber  verschieben,  yon  denen 
der  eine  mit  einer  kreisförmigen  Oeffnung  versehen  ist,  durch  die  die 
Gewichte,  nicht  aber  die  Uebergewichte  hindurchgehen,  während  der 
andere  nicht   durchbohrt  ist.      Oben   an   der  Säule  befindet  sich  am 
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Anfangspunkte  der  Theilung  ein  nm  eine  horizontale  Axe  drehbares 
Blech,  das  durch  einen  Hebel  h  in  horizontaler  Lage  gehalten  wird; 
dreht  man  den  Hebel,  so  fallt  es  in  die  verticale  Lage.  Ein  auf  das  Blech 
gesetztes  und  mit  einem  Uebergewicht  versehenes  Gewicht  fallt  beim 
Drehen  des  Hebels  mit  zunehmender  Geschwindigkeit  herab;  geht  es 
durch  den  Schieber  mit  der  Oeffnung,  so  wird  das  Uebergewicht  ab- 
genommen, und  das  Gewicht  sinkt  mit  derjenigen  Geschwindigkeit 
weiter,  die  es  im  Momente  des  Abnehmens  besass. 

Neben  der  Atwood' sehen  Fallmaschine  stellt  man  ein  Secunden- 
pendel  mit  Anschlag  auf. 

Uebung  1.  Bestimmung  von  g\  und  g  und  Prüfung  des 
Gesetzes  der  Fallräume. 

1)  Man  wägt  die  Gewichte  M,  die  Rolle  ft  und  eines  der  Ueber- 
gewichte  Wj. 

2)  Die  Säule  wird  mittels  der  Fussschrauben  vertical  gestellt. 

3)  Man  setzt  das  eine  mit  dem  Uebergewichte  Wi  versehene  Ge- 
wicht auf  das  Blech. 

4)  Den  nicht  durchbrochenen  Schieber  stellt  man  möglichst  weit 
unten  an  die  Säule  der  Atwood' sehen  Fallmaschine. 

5)  Man  setzt  das  Pendel  in  Gang  und  zählt  bei  jedem  Schlage  NuU, 
Null,  . . . ;  bei  einem  bestimmten  Schlage  Null  schlägt  man  den  Hebel 
zur  Seite  und  zählt  weiter  1,  2  .  .  .  rr,  bis  das  Gewicht  auf  den  Schieber 
aufschlägt. 

6)  Den  Schieber  verschiebt  man  so  lange,  bis  das  Aufschlagen 
gerade  am  Ende  einer,  etwa  der  tien  Secunde  erfolgt  und  liest  die 
Fallhöhe,  den  zugehörigen  „Fallraum",  l  ab. 

7)  Aus  dem  Fallraume  l  und  der  Fallzeit  t  berechnet  man  den 
Werth  von  g\  und  prüft,  ob  in  der  That  g\  =  m/(2M  +  *w  -|-  ft) 
.  981,3  cm  ist  (was  freilich  meist  nur  sehr  angenähert  der  Fall  ist). 

8)  Man  berechnet  mit  dem  gefundenen  Werthe  von  g\  die  Fall- 
räume Si  $2  S3  nach  der  Zeit  1,  2,  3  sec,  stellt  die  Schieber  auf  diese 
Stellen  Sj  §2  %•••  ^^^  prüft  wie  bei  4)  u.  s.  w.,  ob  die  Fallzeiten  1,  2, 
3... sec  betragen. 

Uebung  2.  Prüfung  des  Gesetzes  der  Fallgeschwindig- 
keiten.    1)  Man  misst  die  Höhe  h  des  Gewichtes  M. 

2)  Den  durchbohrten  Schieber  stellt  man  auf  Si  —  Ä;  dann  wird 
das  Uebergewicht  abgenommen,  nachdem  das  System  (2M  -\-  mi  -]-  ^) 
die  Strecke  Si  durchlaufen  hat. 

3)  Man  stellt  den  nicht  durchbohrten  Schieber  auf  Si  -\-  g\, 
Si  +  2g\,  Si  +  Sg\  u.  s.  f. 

4)  Nun  lässt  man  das  Gewicht  mit  dem  Pendelschlag  fallen:  es  schlägt 
nach  1,  2,  3  Secunden  auf  das  untere  Blech.  Die  Geschwindigkeit  des 
gleichförmig  fallenden,  von  keiner  Kraft  mehr  bewegten  Systems  ist  also 

V  =  g\, 

Wiedemann-Ebert,  Praktikum.  q 
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5)  Man  stellt  den  durchbohrten  Schieber  anf  s^  —  h,  dann  wird 
das  Uebergewicht  abgenommen,  nachdem  das  System  die  Strecke  s^ 
durchfallen  hat. 

6)  Der  volle  Schieber  wird  anf  Sj  +  2g\,  s^  +  2.2^,,  Sj  +  3 
•  2g\  n.  s.  f.  gestellt. 

7)  Man  lasst  das  Gewicht  mit  einem  Pendelanschlag  fallen:  es 
schlagt  nach  1,  2,  3 . . .  Secnnden  anf  den  nicht  durchbohrten  Schieber. 
Die  Geschwindigkeit  ist  also 

v  =  2g\. 

8)  Der  durchbrochene  Schieber  wird  auf  s^  —  h  gestellt,  der  Ver- 
such wiederholt;  die  Geschwindigkeit  ist 

r  =  3  g^, 

9)  Man  stellt  dieselben  üebungen  mit  einem  anderen  Uebergewichte 
m^  an  und  bestimmt  mit  diesem  g'^-    Dann  muss  ^'^  :g'^  =  mi'.mi  sein. 

Beispiel:  2  If  .=  97,30,  fi  =  36,04,  m^  =  3,47  gr.  Durch  Verschieben 
des  nicht  durchbohrten  Schiebers  wurde  das  Aufschlagen  nach  t  =  4  Secunden 
bei  l  =  195  beobachtet,  also  g'i  =  24,4  cm.  981,3  m,/(2  3f  +  mi  -\-  fi) 
=  25,  also  nahe  gleich  g{.  Hieraus  wurde  berechnet  und  durch  den  Versuch 
bestätigt:  Si  =  12,2;  «a  =  48,8;  «3  =  109,8;  «4  =  195  cm.  Ä  =  2,4  cm;  a^  —  h 
=  9,8;  ai  +  9i  =  36,6;  8^  +  2 g\  =  61,0;  s^  +  S g'^  =  85,4;  s^  —  h  =  46,4; 
«2  +  2^i  =  97,6;  »2+2. 2^i  =146,4;  a^—h  =  107,4;  s^  +  'Sg^  =  183,0cm. 
914  =  1,71  gr.  Femer  wurde  für  t  =  5  sec  gefanden  l  =  150,  also  ^2  =  12. 
Es  ist  mi :  fn2  "=  2,  ^i  :  g\  ebenfalls  nahezu  =  2. 

Allgemeines.  1.  Bewegt  eine  Bjaft  P  einen  Körper  in  ihrer 
eigenen  Richtung  längs  eines  Weges  s,  so  leistet  sie  eine  Arbeit 
A  =  P.S.  Die  Arbeit  ist  gleich  dem  Producte  aus  Kraft  mal 
"Weg,  sie  hat  also  die  Dimension  \{mi~'^  X  ?]  =  [?^w*~^].  Die 
Einheit  der  Arbeit  ist  diejenige,  welche  die  Einheit  der  Bjaffc  leistet, 
wenn  sie  einen  Körper  längs  der  Einheit  des  Weges  bewegt.  Legt  man 
die  absoluten  Einheiten  (cm,  gr,  sec)  zu  Grunde,  wo  die  Einheit  der 
Kraft  1  Dyne  ist,  so  ist  die  Arbeitseinheit  diejenige,  welche  1  Dyne  längs 
1  cm  leistet.  Diese  Einheit  heisst  1  Erg.  Dabei  ist  es  ganz  gleich- 
gültig, in  welcher  Zeit  die  Arbeit  geleistet  wird.  Legt  man  die  prak- 
tischen Einheiten  Kilogramm  und  Meter  zu  Grunde,  so  ist  die  Arbeits- 
einheit das  Meterkilogramm. 

Die  Arbeit,  die  in  der  Zeiteinheit  geleistet  wird,  heisst  der 
Effect;  die  praktische  Einheit  des  Effectes  ist  1  Watt  =10^  Erg  pro 
Secunde,  da  1  Erg  pro  Secunde  eine  zu  kleine  Einheit  sein  würde. 

Die  Arbeitsleistung  von  75  Meterkilogrammen  in  der  Secunde 
=  7,36. 109  Erg  =  736  Watt  heisst  Pferdekraffc. 

2.  Heben  wir  ein  Gewicht  P  entgegen  der  Schwere  auf  die  Höhe  s, 
so  leisten  wir  eine  Arbeit  Ps;  in  dem  Gewichte  P  ist  dann  ein  Arbeits- 
vorrath  Ps  vorhanden;  denn  von  der  Höhe  s  herabsinkend,  vermag  P 
ein  gleich  grosses  Gewicht  V^  =^  ^  auf  die  Höhe  Sj  =  s  zu  heben,  z.  B. 
an  der  Rolle.     Die  in  P  vorhandene  Arbeit  wird  dabei  verbraucht  und 
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an  Pi  geleistet.  Beim  Hebel,  Flaschenzug  etc.  sind  P  und  Pi,  s  und  s^ 
nicht  gleich,  stets  ist  aber  Ps  =^  Pi  «i»  immer  ist  die  geleistete  Arbeit 
gleich  der  verbrauchten. 

Den  durch  die  Lage  von  P  gegenüber  der  Erde  in  dessen  Gewicht 
vorhandenen  Arbeitsvorrath  nennt  man  seine  potentielle  Energie, 
Energie  der  Lage,  auch  Distanzenergie  77. 

Lassen  wir  den  Körper  vom  Gewicht  P,  also  der  Masse  m  =  P/g, 
durch  die  Strecke  ß  frei  fallen,  so  erlangt  er  dabei  eine  Geschwindigkeit 
i\  die  potentielle  Energie  verwandelt  sich  in  Energie  der  Bewegung: 
kinetische  oder  actuelle  Energie^): 


(Da  nach  S.  31  t;  =  Y2gs  ist,  so  ist  in  der  That  Ps  =  ^/^mv^.) 
An  jeder  Stelle  der  Strecke  s  ist  gleichzeitig  potentielle  und  kine- 
tische Energie  U^  und  K^  vorhanden,  und  zwar  ist  stets: 

Kr=  n^  +  Ki  =  77. 

Die  Summe  der  kinetischen  und  potentiellen  Energie  ist 
constant. 

Dieser  Satz  gilt  für  alle  mechanischen,  thermischen,  optischen, 
elektrischen,  magnetischen  und  chemischen  Erscheinungen,  überhaupt  für 
alle  Erscheinungen,  und  heisst  das  Princip  von  der  Erhaltung  der 
Energie.  Nach  demselben  kann  keine  neue  Energie  geschaffen,  son- 
dern nur  die  vorhandene  Energie  in  neue  Formen  übergeführt  werden. 

Man  kann  aber  nicht  sagen,  man  verwandelt  Wärme  in  Elektri- 
cität,  sondern  man  muss  sagen,  die  Energie  der  Wärme  wird  in  die 
Energieform  der  Elektricität  etc.  verwandelt. 

2.    Das   Pendel. 

Gebraucht  wird:  Drei  Im  lange  Pendel  mit  bezw.  einer  grossen  und 
einer  kleinen  Bleikugel  und  einer  Wachskugel;  6,25,  25,  56,25,  loo  cm  lange 
Pendel;  grosse  Messingkugel  mit  Haken;  Seidenfaden;  darchbohrte  Stahlplatte 
zum  Anschrauben;  Chronoskop;  Schubleere;  Bechtwinkellineal. 

Einleitung.  Ein  Pendel  nennt  man  jeden  Körper,  der  um  eine 
nicht  durch  seinen  Schwerpunkt  gehende  Axe  schwingen  kann. 

Das  einfache  Pendel,  Fig.  22  (a.  f.  S.),  besteht  aus  einem  kleinen 
Körper,  z.  B.  einer  Kugel  a,  der  an  einem  dünnen  Faden  fa  aufgehängt 
ist.  Denkt  man  sich  den  Körper  durch  einen  schweren  materiellen 
Punkt  ersetzt,  der  an  einem  gewichtslosen  Faden  hängt,  so  nennt 
man  diese  Anordnung  ein  mathematisches  Pendel;  hat  der  schwin- 
gende Körper  eine  beliebige  Gestalt,  so  heisst  sie  ein  physisches  Pendel. 

Bringt  man  das  Pendel  aus  seiner  Ruhelage/c  in  die  Lage/a  und 
lässt  es  los ,  so  durchläuft  die  Kugel  a  den  Bogen  a  c  mit  zunehmender 

^j  Die  ältere  Bezeichnung  „lebendige  Kraft"  ist  als  unzweckmässig  zu 
verlassen. 

3* 
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Geschwindigkeit,  kommt  bei  c  mit  einer  solchen  Geschwindigkeit  an, 
dass  sie  auf  der  anderen  Seite  der  Ruhelage  bis  zu  einem  Punkte  h 
steigt,  der  ebenso  weit  von  c  entfernt  ist  wie  a,  kehrt  dann  um   und 

schwingt  bis  a  zurück  u.  s.  f.  Eine  Schwin- 
gung oder  Oscillation  ist  die  Bewegung 
von  a  bis  h  oder  von  J)  bis  a,  die  Schwin- 
gungsdauer oder  Oscillationsdauer 
ist  die  Zeit,  welche  das  Pendel  braucht, 
um  einen  Hingang  oder  Hergang  auszu- 
führen 1),  Amplitude  ist  der  Bogen 
ca  =  cb,  d.  h.  der  grösste  Ausschlag 
des  Pendels  (vgl.  S.  9). 

Für  die  Bewegung  des  Pendels  gelten 
nach  Galilei  die  folgenden  Gesetze: 

1.  Bei    nicht   zu  grossen   Ampli- 
tuden    ist     die     Schwingungsdauer 
(nahezu)   unabhängig   von   der   Am- 
plitude.      Die    Schwingungen     sind 
^  isochron. 

2.  Die  Schwingungsdauer  ist  unabhängig  von  der  Natur 
der  Substanz  des  Pendels. 

3.  Die  Schwingungsdauern  verschieden  langer  Pendel 
verhalten  sich  wie  die  Quadratwurzeln  aus  den  Pendellängen. 

Ein  Pendel,  dessen  Schwingungsdauer  genau  eine  Secunde  beträgt, 
heisst  Secundenpendel;  ein  Pendel  von  Im  Länge  ist  nahezu  ein 
solches. 


1.    Prüfung  der  Pendelgesetze. 

Apparat.  An  drei  Fäden  von  Im  Länge  sind  an  einer  horizon- 
talen Leiste  eine  grössere,  eine  kleinere  Bleikugel  und  eine  Waclis- 
kugel  aufgehängt.  An  einer  zweiten  Leiste  hängen  ebensolche  Pendel, 
deren  Längen  (6,25,  25,  56,25,  100  ein)  sich  wie  1:4:9:16  ver- 
halten. —  Wo  es  sich  darum  handelt,  in  bestimmten  Intervallen  von 
V*»  V2»  1  Minute  Erscheinungen  zu  beobachten,  benutzen  wir  eine 
passend  umgeänderte  Pendeluhr,  wie  sie  zur  Erläuterung  der  Con- 
struction  derselben  in  der  Vorlesung  benutzt  wird.  Dieselbe  giebt  in 
einem  der  genannten  Intervalle  Glockenzeichen.  An  den  verticalen 
Träger  des  Werkes  ist  unmittelbar  unter  der  Zifferscheibe  und  dem 
Zeiger  ein  kleines,  mit  einem  Bande  umgebenes  Holzbrett  an  z^wei 
Stäben  befestigt,  zwischen  denen  die  Schnüre  für  die  Gewichte  und  das 
Pendel  sich  befinden.     In   dasselbe   ist   eine   kleine  Kinne   geschnitten» 


^)  Bei  anderen  schwingenden  Bewegungen,  so  beim  Lichte,  bezeiclinet 
man  den  Hin-  und  Hergang,  also  die  Bewegung  ahba^  als  eine  Schwingung 
und  als  Schwingungsdauer  die  Zeit,  die  zum  Hin-  und  Hergange  nöthig  ist. 
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in  die  etwas  Quecksilber  gebracht  wird.  Letzteres,  sowie  die  Axe, 
welche  die  Zeiger  trägt,  ist  in  einen  Stromkreis  geschaltet  mit  zwei  kleinen 
Leclanch 6 -Elementen  und  einer  elektrischen  Klingel,  die  an  dem 
Ständer  der  Uhr  aufgehängt  ist.  Auf  die  Zeigeraxe  wird,  je  nachdem 
jede  Minute,  halbe  Minute,  viertel  Minute  etc.  angezeigt  werden  soll, 
ein  dem  Radius  oder  dem  Durchmesser  entsprechender  Messingzeiger 
oder  ein  Messingkreuz  gesetzt.  Sobald  eine  der  Spitzen  derselben  in 
das  Quecksilber  taucht,  wird  der  Strom  geschlossen  und  die  Klingel 
ertont. 

Uebung.  1)  Man  setzt  das  Uhrwerk  in  Gang,  bringt  die  Kugel 
des  Pendels  mit  der  grossen  Bleikugel  etwas  aus  der  Ruhelage  und 
lässt  in  dem  Moment,  wo  ein  Klingeln  ertönt,  das  Pendel  los,  indem 
man  mit  0  anfängt  zu  zählen. 

2)  Wenn  das  Pendel  wieder  in  seine  Anfangslage  kommt,  so  zählt 
man  1 ,  2 ,  3  . . . ,  bis  nach  einer  bestimmten  Zeit  von  z  Secunden  von 
Neuem  das  Klingeln  ertönt.  Hat  man  bis  x  gezählt,  so  hat  das  Pendel 
a:  Hingänge  und  x  Hergänge,  also  2x  Schwingungen  ausgeführt;  die 
Schwingungsdauer  ist: 

T  =  zl%  X, 

3)  Man  giebt  dem  Pendel  eine  grössere  Amplitude  und  verfährt 
wie  bei  1)  und  2).    Die  Schwingungsdauern  sind  nahezu  gleich:  Satz  1. 

4)  Die  Schwingungsdauem  werden  für  jedes  der  drei  ersten  Pendel 
Yon  verschiedener  Substanz  von  gleicher  Länge  bestimmt,  sie  sind 
gleich:  Satz  2. 

5)  Die  Schwingungsdauern  Ti  Tj  1\  T^  der  vier  Pendel  von  den 
Längen  1,  4,  9,  16  werden  bestimmt;  es  ergiebt  sich  T\  =  0,25  sec, 
Ig  ^  0,5  sec,  T3  =  0,75  sec,  T4  =  1  sec,  d.  h.  die  Schwingungsdauern 

Yerhalten  sich  wie  1:2:3:4  =  j/T  :  l/T  :  y^  :  ]/l6:  Satz  3. 

2.    Bestimmung  der  Beschleunigung  durch  die  Schwere. 

Princip.  Ausser  von  der  Länge  hängt  die  Schwingungsdauer 
noch  von  der  Anziehungskraft  der  Erde  an  dem  Beobachtungsorte  ab. 
Ißt  g  die  Beschleunigung  durch  die  Schwere  und  L  die  Pendellänge,  so 
ist  die  Schwingungsdauer  

Bei  gegebenem  L  kann  man  aus  der  Schwingungsdauer  T  die 
Grösse  g  bestimmen. 

Apparat.  Eine  homogene  Messingkugel  mit  einem  kleinen  Haken 
wird  an  einem  möglichst  langen,  ungedrülten  Seidenfaden  aufgehängt. 
Der  Faden  wird  oben  durch  eine  feine,  in  eine  Metallplatte  gebohrte 
OefiFnung  gezogen  und  oberhalb  der  Oeffnung  an  der  Platte  befestigt. 
Biese  selbst  wird  an  der  Zimmerdecke  festgeschraubt.  Die  Schwingungs- 
dauem werden  mit  dem  Chronoskop  gemessen. 
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Uebung  1-  Man  vergleicht  das  zur  Zeitbestimmung  zu  ver- 
wendende Chronoskop  mit  einer  Taschenuhr,  die  Secunden  zeigt:  Man 
setzt  das  Chronoskop  mit  der  vollen  Minute  in  Gang  und  arretirt  es  nach 
einer  bestimmten  Zeit.  Zeigt  dasselbe  ai  Secunden,  die  Taschenuhr  Oj 
Secunden,  so  ist  der  Werth  einer  an  dem  Chronoskop  abgelesenen 
Secunde 

(j  =  ai/a^,  * 

Uebung  2.  1)  Man  legt  um  die  Kugel  eine  Bindfadenschlinge, 
zieht  mit  derselben  das  Pendel  aus  seiner  Gleichgewichtslage  und  be- 
festigt den  Faden  an  der  Schlinge  an  einem  in  geeigneter  Höhe  in  die 
"Wand  geschlagenen  Nagel,  so  dass  die  Amplitude  des  [Pendels  etwa 
10  Grad  beträgt. 

2)  Wenn  die  Kugel  vollkommen  zur  Ruhe  gekommen  ist,  brennt 
man  den  Faden  neben  der  Kugel  durch. 

3)  Das  Chronoskop  setzt  man  in  dem  Momente  in  Bewegung, 
in  dem  das  Pendel  durch  seine  Ruhelage  hindurchgeht  und  zählt,  mit 
Null  beginnend,  eine  grössere  Anzahl  (e)  Schwingungen,  arretirt  das 
Chronoskop  und  liest  die  Gesammtdauer  t  der  ^  Schwingungen  ab. 
Dann  ist  die  Dauer  einer  Schwingung  T  =  tjz^  wobei  z  eventuell  durch 
Division  durch  0  vorher  auf  Secunden  zu  reduciren  ist,  falls  das  Chrono- 
skop nicht  genau  Secunden  zählt. 

4)  Neben  dem  Pendel  wird  eine  Holzlatte  in  verticaler  Stellung 
befestigt;  man  schiebt  an  derselben  ein  Rechtwinkellineal  entlang,  visirt 
über  die  obere  Kante  des  horizontalen  Schenkels  nach  dem  oberen  und 
nach  dem  unteren  Ende  des  Fadens  und  macht  in  den  betreffenden 
Höhen  horizontale  Bleistiftstriche  auf  der  Holzlatte. 

5)  Man  misst  die  Entfernung  der  beiden  Striche  auf  die  Holzlatte  : 
L'  cm. 

6)  Misst  man  den  Durchmesser  D  der  Kugel  mit  der  Schubleere 
(S.  14),  so  ist  die  Entfernung  L  des  Schwerpunktes  der  Kugel  vom 
Auf  hängepunkte  L  -=  L'  -{-  ^iil^  und 

Bemerkung.  Will  man  dem  Umstände  Rechnung  tragen,  dass 
streng  genommen  das  hier  verwendete  Pendel  nicht  ein  mathematisches, 
sondern  ein  physisches  ist,  so  muss  man  die  Dimensionen  der  Kugel 
berücksichtigen,  und  hat  der  Länge  L  noch  die  kleine  Correction 

£  =  0,1 .  D2/i 
zuzufügen.     Dann  wird 

g  =  nKiL  +  e)/T^. 

Beispiel:  z  =  400;  «  =  12  m  12  aecj  y  =  1,830;  L'  =  330,1  cm; 
D  =5  4,8  cm;  L  =  332,5;   g  =  979,9;   e  =  0,0069,   also  zu   vernachlässigen. 


ni.    Die  Waage. 

Einleitung. 

Gebraucht  wird:  Modell  für  die  Schwerpunktslagen ,  bestehend  aus 
zwei  rechteckigen  Brettchen  und  Gabel;  Hebelmodell  mit  Gewichten  zum 
Anhängen. 

I.     Der    Schwerpunkt. 

In  Folge  der  Schwerkraft  wirken  auf  a-lle  einzelnen  Theile  eines 
Körpers  parallele  Kräfte,  nämlich  die  Gewichte  derselben.  Diese  lassen 
sich  zu  einer  Resultante,  dem  Gesammtgewichte,  zusammensetzen.  Die 
Resultante  greift,  wie  man  auch  den  Körper  drehen  mag,  stets  in  ein 
und  demselben  Punkte,  dem  Schwerpunkte,  an. 

Ein  Körper  kann  auf  dreierlei  Art  in  einem  Punkte  unterstützt 
werden,  so  dass  er  unter  dem  Einflüsse  der  im  Schwerpunkte  angreifen- 
den Resultante  keine  Bewegung  ausfuhrt,  sich  also  im  Gleichgewicht 
befindet. 

1.  Schwerpunkt  und  Unterstützungspunkt  fallen  zusammen:  in- 
differentes Gleichgewicht,  der  Körper  bleibt  in  jeder  Lage  in  Ruhe. 
2.  Der  Schwerpunkt  liegt  vertical  unter  dem  Unterstützungspunkte : 
stabiles  Gleichgewicht.  Bringt  man  den  Körper  aus  der  Lage  des 
stabilen  Gleichgewichtes,  so  kehrt  er,  sich  selbst  überlassen,  nach  einigen 
Schwingungen  wieder  in  diese  zurück.  3.  Der  Schwerpunkt  liegt 
vertical  über  dem  Unterstützungspunkte:  labiles  Gleichgewicht. 
Bringt  man  den  Körper  aus  dieser  Lage  heraus,  so  kehrt  er  nicht  in 
dieselbe  zurück,  sondern  geht  in  die  Lage  des  stabilen  Gleichgewichtes 
über. 

Uebung.  Man  erläutert  diese  Verhältnisse  an  zwei  rechteckigen, 
überall  gleich  dicken  Brettchen.  Bei  diesen  liegt  der  Schwerpunkt  in 
dem  Durchschnittspunkte  der  beiden  Diagonalen.  Bei  dem  einen 
geht  ein  Stift  gerade  durch  diesen  Punkt,  bei  dem  anderen  geht  ein 
solcher  seitlich  neben  dem  Schwerpunkte  durch  dasselbe.  Mit  den  Stiften 
werden  die  Brettchen  in  eine  Gabel  gehängt.  Das  erste  erläutert  das 
indifferente  Gleichgewicht,  das  zweite  das  stabile  und  labile  Gleichgewicht, 

IL     Das  Hebelgesetz. 

Der  geradlinige  Hebel  ist  eine  um  eine  Axe  drehbare  Stange,  an 
der  Kräfte   angreifen,    die    sich   unter  bestimmten   Verhältnissen   das 
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Gleichgewicht  halten.  Man  nnterscheidet  ein-  nnd  zweiarmige  Hebel. 
Bei  den  ersteren  liegen  die  Angriffspunkte  zweier  Ej'äfte  anf  derselben 
Seite  der  Axe,  bei  den  letzteren  anf  verschiedenen  Seiten;  liegt  die 
Axe  in  der  Mitte  zwischen  beiden,  so  heisst  der  Hebel  gleicharmig, 
liegt  sie  in  einem  anderen  Punkte,  so  heisst  er  nngleicharmig. 

Statisches  Moment  ist  das  Product  aus  Kraft  P  und  Ab- 
stand des  Angriffspunktes  der  Kraft  vom  Drehpunkte  des 
Hebels  (Hebelarm)  7. 

Greifen  an  einem  zweiarmigen,  geradlinigen  Hebel  senkrecht  zu 
seiner  Richtung  auf  beiden  Seiten  der  Axe  parallel  gerichtete  Kräfte 
an  ') ,  wie  z.  B.  an  einem  horizontalen  Hebel  die  vertical  nach  unten 
ziehenden  Kräfte  angehängter  Gewichtsstücke,  so  gut  der  Satz: 

Gleichgewicht  ist  an  dem  zweiarmigen  Hebel  vorhanden, 
wenn  die  statischen  Momente  auf  beiden  Seiten  der  Axe  ein- 
ander gleich  sind,  d.  h.  wenn  die  statischen  Momente  von  Kraft  und 
Last  einander  gleich  sind.  Dasselbe  muss  beim  Gleichgewicht  des  ein- 
armigen Hebels  der  Fall  sein. 

Wenn  an  dem  linken  Hebelarm  Zj  das  Gewicht  Pj,  an  dem  rechten 
Hebelarm  1r  das  Gewicht  Pr  angreift,  so  ist  Gleichgewicht  vorhanden,  wenn 

P,  7j  =  P^  7^  ist. 

Greifen   mehrere   Kräfte   an,   so   müssen   beim   Gleichgewicht    die 

Summen  der  statischen  Momente  auf  beiden  Seiten  einander  gleich  sein. 

Um  das  Hebelgesetz  zu  prüfen,  müsste  map  eigentlich  die  Kräfte 

an  einer  gewichtslosen  Stange  J.  5  (Fig.  23)  angreifen  lassen,  weü  sonst 

pjg   23  d*s    ™   Schwerpunkte   des   Hebels 

angreifende  Gewicht  desselben  als 
Ej'aft  mit  zu  berücksichtigen  ist. 
Befestigt  man  indess  einen  parallel- 
epipedischen  Stab  in  seiner  Mitte,  so 
dass  er  sich  um  eine  durch  seineu 
Schwerpunkt  gehende  Axe  dreht,  er  also  im  indifferenten  Gleich- 
gewicht ist,  so  kann  man  von  seinem  Eigengewichte  absehen.  Man 
bringt  längs  der  IVIittellinie  eines  solchen  Stabes  auf  beiden  Seiten  eine 
Reihe  von  Stiften  an,  die  gleich  weit  von  einander  abstehen,  und  hängt 
Gewichte  an  dieselben. 

TJebung  1.  An  einem  solchen  Hebel  pi-üft  man  durch  angehängte 
Gewichte  den  Satz  der  statischen  Momente. 

TJebung  2.  Man  bringt  an  einem  Stativ  oberhalb  des  einen 
Hebelarmes  eine  Rolle  an,  schlingt  über  dieselbe  einen  mit  zwei  Oesen 


Kl 


C 


tB 


^)  Greift  die  Kraft  nicht  senkrecht  zu  der  Richtung  des  Hebels  an,  so 
tritt  an  Stelle  des  statischen  Momentes  das  Drehungsmoment;  dies  ist  das 
Product  aus  der  Kraft  P  in  den  senkrechten  Abstand  der  Richtung  der  Kraft 
von  der  Drehungsaze  des  Hebels. 
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versehenen  Faden,  die  eine  Oese  schiebt  man  über  einen  der  Stifte  am 
Hebel,  an  die  andere  Oese  hängt  man  Gewichte.  Man  hängt  femer 
Gewichte  an  die  einzelnen  Stifte  desjenigen  Hebelarmes,  über  dem  die 
Bolle  sich  befindet,  und  prüft  das  Gesetz  der  statischen  Momente  für 
den  einarmigen  Hebel  in  derselben  Art,   wie  für  den  zweiarmigen. 

ni.     Princip  der  Waage  und  des  Wagens. 

Die  gewöhnlich  benutzte  Waage  ist  ein  zweiarmiger,  gleicharmiger 
Hebel  (Waagebalken),  dessen  Schwerpunkt  unter  dem  Unterstützungs- 
punkte liegt,  der  sich  also  im  stabilen  Gleichgewicht  befindet,  und  an 
dessen  Enden  in  gleichen  Abständen  vom  Unterstützungspunkte  Vor- 
richtungen zum  Auflegen  der  Gewichte,  Waagschalen,  angebracht  sind. 

Bei  einer  guten  Waage  dient  als  Unterstützung  des  Waagebalkens 
eine  Schneide,  ebenso  werden  die  Waagschalen  von  Schneiden  getragen. 

Liegen  keine  Gewichte  auf  den  Schalen,  so  steht  der  Waagebalken 
horizontal;  ein  zu  demselben  senkrecht  stehender  Zeiger  spielt  über 
einem  bestimmten  Punkte  einer  Theilung.  Stellt  man  auf  die  eine 
Schale  ein  Uebergewicht,  so  dreht  sich  der  Waagebalken.  Gleichgewicht 
tritt  ein,  wenn  das  Drehungsmoment  des  im  Schwerpunkte  vereinten 
Gewichtes  des  Waagebalkens  gleich  dem  Drehungsmom^nt  des  Ueber- 
gewichtes  ist.  Bringt  man  auf  die  zweite  Schale  ein  dem  ersten  Ge- 
wichte gleiches,  so  kehrt  die  Waage  wieder  in  ihre  Gleichgewichtslage 
zurück.  Hierauf  beruht  im  Wesentlichen  das  Wägen.  Man  legt  in  die 
eine  Waagschale  den  Körper,  dessen  Gewicht  gefunden  werden  soll,  und 
in  die  andere  so  viel  Gewichte,  bis  wieder  Gleichgewicht  eingetreten  ist. 

Um  möglichst  genaue  Wägungen  ausführen  zu  können,  muss  die 
Waage  empfindlich  sein,  d.  h.  schon  ein  geringer  Unterschied  zwischen 
den  Gewichten  auf  der  rechten  und  Hnken  Waagschale  muss  sich  be- 
merklich machen. 

Definition:  Die  Empfindlichkeit  einer  Waage  wird  durch 
die  Grösse  des  Ausschlages  gemessen,  den  ein  auf  die  eine 
Seite  gebrachtes  Uebergewicht  Eins  hervorruft. 

IV.     Theorie  der  Waage. 

AB  (Fig.  24,  a.  f.  S.)  sei  der  um  die  Schneide  C  sich  drehende  Waage- 
balken, Si  und  Sj  seien  die  Schneiden,  an  denen  die  Waagschalen  auf- 
gehängt sind,  welche  sich  bei  horizontaler  Lage  des  Waagebalkens  in 
den  Abständen  Zi  und  72  von  der  durch  s  gelegten  Verticalebene  befinden ; 
Si  möge  in  dem  Abstände  o;,  s^  in  dem  Abstände  y  von  der  durch 
s  gelegten  Horizontalen  sein;  der  Schwerpunkt  S  des  Waagebalkens 
befinde  sich  im  Abstände  z  von  C,  das  Gewicht  des  letzteren  sei  Q, 
Verhalten  sich  die  Summen  Pi  und  P3  der  Gewichte  der  Schalen  und 
der  darauf  liegenden  Gewichte  wie  l^  :  ?i,  ist  also  Pi  7i  =  Pj  Zj»  so  is^ 
die  Waage  im  Gleichgewicht.    Legt  man  bei  B  ein  Uebergewicht  p  auf, 
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so  schlägt  die  Waage  um  einen  Winkel  a  aus,  der  bei  kleinen  Winkeln 
bestimmt  ist  (falls  06  in  der  S.  25  angegebenen  Weise  gemessen  ist) 
durch  die  Gleichung: 

(k  +  xa)P,  +  0Qa  =  (l^  -  ya)  (P,  +  p), 

Fig.  24. 


denn  dann  ist  das  Drehungsmoment  der  Kräfte  Pj  und  Q  links  von  G 
gleich  dem  Drehungsmoment  der  Kraft  P^  -\-p  rechts  von  C.  Danach 
ist  der  Ausschlag 

^^ hP 

xP^  -\-  zQ  +  yP^  +  yp 

Die  Empfindlichkeit,  d.h.  der  Ausschlag  für  ein  Uebergewicht  1,  ist: 

,  06  ?2 

^  p  ~  xPy^  -]-  zq  -]r  yP.2  -V  yp' 

Liegen,  wie  es  bei  guten  Waagen  der  Fall  sein  soU,  die  drei 
Schneiden  A^  B^  C  in  einer  Ebene,  so  ist  x  =  y  =  0,  und  es  wird, 
wie  sich  auch  aus  Fig.  25  ergiebt: 

hP 


06 


zQ 


Der  Ausschlag  06  ist  direct  proportional  dem  Ueber- 
gewicht p,  der  Länge  I2  des  Waagebalkens  CB,  umgekehrt 
proportional  dem  Abstände  z  des  Schwerpunktes  des  Waage- 
balkens vom  Unterstützungspunkte  und  umgekehrt  pro- 
portional dem  Gewichte  des  Waagebalkens  ^,  und  unabhängig 
von  den  Gewichten  auf  den  Waagschalen. 

Die  Empfindlichkeit  ist: 
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a 

P 


«^ 


Flg.  25. 


Die  Empfindlichkeit  ist  direct  proportional  der  Länge  l 
der  Balkenarme,  umgekehrt  proportional  dem  Gewicht  Q  des 
Waagebalkens  und  der 
Entfernung  e  des  Schwer- 
punktes des  Waagebal- 
kens vom  Unter  Stützungs- 
punkte und  unabhängig 
von  der  Belastung  und 
dem  üebergewicht. 

Liegen  die  drei  Schneiden 
nicht  in  einer  Ebene,  so  hängt 
die  Empfindlichkeit  von  der 
Belastung  P  und  dem  Ueber- 
gewichte  p  ab. 

Die  eben  aufgestellten  Ge- 
setze prüfen  wir  an  einem 
von   Wein  hold    und    einem    von    Buff    angegebenen    Waagemodell. 

L    Das  Waagebalken-Modell  nach  Weinhold. 

Gebraucht  wird:  Das  Waagebalken -Modell;  5  Ein -Gramm -Haken; 
h  Fünf- Gramm -Haken;  zwei  50 -Grammstücke  mit  Haken;  zwei  cylindrische, 
cylindrisch  durchbohrte  Messinggewichte ,  ein  kleiner  Drahtbügel. 

Apparat,  Fig.  26,  a.  f.  S.  A  ist  der  Waagebalken,  der  an  dem  Stiftet 
in  dem  Haken  G  hängt,  D  der  Zeiger,  der  auf  der  Scala  E  spielt.  Er 
hat  bei  B  zwei  Löcher,  Bi  und  B^',  der  Stift  B  kann  in  das  eine  oder 
in  das  andere  gesteckt  werden.  Jedem  der  beiden  Löcher  entsprechend 
läuft  längs  des  Waagebalkens  eine  Reihe  von  Stiften  B'  und  B".  Der 
Stift  bei  b  zeigt  die  Stelle  an ,  wo  der  Schwerpunkt  des  Waagebalkens 
liegt.  Steckt  man  den  Stift  B  in  -Bi  oder  ^2»  so  verändert  man  den 
Abstand  zwischen  ünterstützttngspunkt  und  Schwerpunkt.  Als  Ge- 
wichte dienen  Haken  (Fig.  26  a)  von  5  gr  und  1  gr,  die  auf  die  Stifte 
B  oder  B"  in  verschiedenen  Entfernungen  von  B  gehängt  werden 
können.  Je  nachdem  man  die  Gewichte  an  Stifte,  die  mehr  oder 
weniger  weit  von  der  Drehungsaxe  abstehen,  hängt,  hat  man  eine  Waage 
mit  längeren  oder  kürzeren  Hebelarmen.  Auf  den  Stift  b  können 
kleine  Messingcylinder  geschoben  werden;  da  diese  im  Schwerpunkte 
angreifen,  wird  das  Gewicht  des  Waagebalkens  vermehrt,  aber  die 
Lage  des  Schwerpunktes  selbst  nicht  geändert.  Das  Stativ  F  wird 
so  aufgestellt ,  dass  bei  unbelastetem  Waagebalken  der  Zeiger  auf  Null 
zeigt. 

Hebung.     1)  Man  befestigt  den   Stift  B  im  unteren  Loche  jBi, 
hängt  einen  Grammhaken  am  ersten  Stift  der  unteren  Reihe  auf;  Aus- 
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schlag:  A  =  0,8  Soaleotheile,     Durch  den  Ausschlag  von  0,8  Sc.  ist 
die  Empfindlichkeit  der  Waage  hestimmt. 

2)  Darauf  hängt  man  an  den  ersten  Stift  j)  =^  1,  2,  3,  4,  5  gr  und 
liest  die  zugehörigen  Ausschläge  «  ab.  Man  findet:  Der  Ausschlag 
ist  (sehr  nahe)  demUehergewichtep  proportional.  Die  Empfind- 
lichkeit (d.  h.  Ausschlag  dividirt  durch  Uebergewicht)  ist  conatant. 

Die  Gültigkeit  dieser  Proportion  gestattet,  an  der  Scala  Bruch- 
theile  des  Gewichtes  zu  bestimmen  (s.  w.  u.). 

3)  Zwei  50-Crraminstücke  werden  auf  jeder  Seite  an  die  ersten 
kleinen  Stifte  (der  nnteren  Reihe)  angehängt.  Durch  Aufsetzen  eines 
Drahtbügels  an  die  geeignete  Stelle  des  Waagebalkens  wird  bewirkt,  dass 


Fig.  26. 


Zeiger  wieder 
auf  den  Null  strich 
einspielt,  falls  ein 
Ausschlag  eintritt. 
Die  fünf  Ein- 
grammhaken wer- 
den an  einen  der 
beiden  ersten  Stifte 
gehängt.  Der  Aus- 
schlag ist  ebenso 
gross  wie  bei  un- 
belasteter Waage: 
Die  Empfind- 
lichkeit ist  also 
von  der  Be- 
lastung unab- 
hängig, wenn  die 
An  grifFspunkte  der 
Gewichte  und  der 
Drehpunkt        des 


einer  Ebene  liegen. 
4)  Für  einen 
Grammbaken  am 
l.'Stifte  der  unteren  Reihe  ist  k  =  ^Sc,  am  2.  Stifte  a.  =  Ü A  Sc, 
am  3.  Stifte«  =  3  A  Sc.  u.  s.w.  Die  Empfindlichkeit  wächst  also 
proportional  mit  derBalkenlänge.  Hierauf  beruht  die  Benutzung 
des  Reiters  (s.  S.  50). 

5)  Die  Ase  B  wird  aus  5,  genommen.  Die  Entfernung  von  B^ 
und  B^  vom  Schwerpunkte  h  wird  gemessen:  &£[  ^  e,  hB.i  ^  e' mm. 
Wird  die  Axe  in  B.)  statt  in  Bi  festgeschraubt,  so  ist  ihre  Entfernung 
Tom  Schwerpunkte  im  Verhältnisse  von  e  :  e'  yergrössert  worden. 

Ein  Grammhaken  wird  am  fünften  Stifte  der  oberen  (B")  Reihe 
aufgehängt;  Ausschlag:  5  .A' Sc.   Vorhin  war  der  Ausschlag  bei  gleicher 
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Entfernung  des  gleichen  Uebergewichtes  von  der  Axe  5ji,  es  iet  A':A 
=  e:e':  Die  Empfindlichkeit  ist  umgelcehrt  proportional  der 
Entfernung  des  Schwerpunktes  vom  Aufhängepunkte. 

Ein  Grammhaken  wird  am  fünften  Stifte  der  oberen  Beihe  anf- 
gehängt;  Ausschlag:  Jf  Sc.  Die  beiden  cylindrischen  Gewichte  werden 
aber  die  durch  den  Schwerpunkt  gehenden  Stifte  geschoben ,  dadurch 
wird  das  Gewicht  des  Waagebalkens  vermehrt  ohne  Verschiebung  des 
Schwerpunktes;  Ausschlag:  m.  Also  ist  die  Empfindlichkeit  vermindert 
im  Verhältniss  von  M :  m.  Durch  Wägung  findet  man :  Gewicht  des 
Balkens  =  ffgr;  Gewicht  deaBalkens  mitCylindern:  Ggr,  Man  findet 
nahezu  G  :  g  =^  m  :  M,  d.  h.:  Die  Empfindlichkeit  ist  um- 
gekeh'rt  proportional  dem  Gewichte  des  Waagebalkens  (bei 
unveränderter  Lage  des  Schwerpunktes). 

2.     Das   Waagemodell  nach   Buff. 

Gebraucht  wird:    Waai^modell    Fig.   £7;   QewichtMtficke    bis  zum 
Gramm  abwärts;  zwei  200-QrammBtöcke-,  Gewicbtutiiuk,  weichet  dagHSngen 
Pj      2j_  der  Waage  bei   un- 

°  gleichen  Balken  län- 

gen auigleicht.  (iiebe 
8.  il);  Tariracbrot; 
MaasBstab ;  Körper 
(circa  300  gr  schwer) 

Apparat.  Bei 
dem  Waagemodell 
Fig.  27  kann  man 
1.  die  Schnei- 
den Si  und  Sj,  wel- 
che die  Schalen 
tragen ,  und  die 
mittelste  Schneide 
s  in  eine  Ebene 
bringen  oder  aus 
derselben  entfer- 
nen; dazu  löst  man 
eine  der  Druck- 
schrauben dl  oder 
d^  und  schiebt 
das  Hessingklötz- 
chen,  welches  die 

Schneide  trägt,  auf  dem  getheilten  Stabe  t,   resp.  (^  auf  oder  ab  und 

klemmt  sie  in  irgend  einer  Lage  fest: 

2.  den  Schwerpunkt  des  Waagebalkens  verlegen.   An  dem  Stabe  if 

sann  das  kugeliormige  Laufgewicht  S  durch  eine  Druckschraube  an 
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einer  beliebigen  Stelle  festgeklemmt  werden.  Je  weiter  man  S  hinauf- 
rückt, um  so  näher  rückt  der  Schwerpunkt  des  Waagebalkens  und  der 
mit  ihm  fest  verbundenen  Theile  an  den  Unterstützungspunkt  s; 

3.  die  Länge  der  Balkenarme  ssj  und  ss^  verändern.  Innerhalb 
des  Waagebalkens  Ä  lassen  sich  die  Stäbe  Bi  und  Bi  verschieben  und 
durch  die  Schrauben  D^  und  D.2  festklemmei\. 

Uebungen.  a)  Einfluss  der  Schneidenstellung.  1)  Die 
beiden  Schneiden  Si  und  Si  werden  in  die  mittlere  Lage  gebracht  (in 
der  Gleichung  S.  42  ist  dann  x  =  y  =  0),  und  beide  Balkenarme 
gleich  lang  gemacht.  Auf  eine  Schale  wird  ein  Grammstück  gelegt; 
der  Ausschlag  a  dient  als  Maass  der  Empfindlichkeit. 

2)  Auf  die  Schalen  werden  je  200  gr  aufgesetzt ;  1  gr  Uebergewicht 
auf  der  einen  Seite  bewirkt  wieder  einen  Ausschlag  a,  die  Empfindlich- 
keit ist  also  unabhängig  von  der  Belastung. 

3)  Eine  Schneide  wird  aus  der  mittleren  Lage  herausgebracht  ^) ; 
auf  die  Schale  der  anderen  wird  1  gr  gelegt.     Ausschlag :  «'. 

4)  200  gr  werden  auf  beiden  Seiten  aufgesetzt.  1  gr  Uebergewicht 
bewirkt  jetzt  einen  anderen,  geringeren  Ausschlag  a";  die  Empfindlich- 
keit ändert  sich  also  mit  der  Belastung,  und  zwar  um  so  mehr,  je  mehr 
die  Schneiden  aus  der  mittleren  Lage  entfernt  werden. 

b)  Einfluss  der  Lage  des  Schwerpunktes.  Bei  einer  be- 
stimmten höchsten  Stellung  des  Laufgewichtes  S  sei  der  Ausschlag  für 
ein  Gramm  Uebergewicht  bei  normaler  Schneidenstellung  =  a  Scalen- 
theile.  Man  bringt  das  Laufgewicht  in  tiefere  Lagen,  schreibt  die  zu 
den  einzelnen  Stellungen  gehörigen  Ausschläge  auf  und  achtet  zugleich 
auf  die  Schnelligkeit  der  Schwingungen. 

Die  Empfindlichkeit  der  Waage  nimmt  ab,  je  weiter  der  Schwer- 
punkt vom  Unterstützungspunkte  entfernt  ist.  Umgekehrt  schwingt 
die  Waage  schneller,  je  tiefer  das  Laufgewicht  festgeschraubt  wird. 

c)  Einfluss  der  Länge  der  Balkenarme.  1)  Die  Balkenarme 
Bi  und  Bq  werden  ganz  eingeschoben,  ihre  Länge  l  gemessen.  Das 
Laufgewicht  S  wird  möglichst  hoch  befestigt  und  die  Grösse  des  Aus- 
schlages 06  bei  1  gr  Belastung  bestimmt. 

.  2)  Durch  Ausziehen  werden  beide  Balkenarme  um  gleichviel  ver- 
längert und  dieselben  Messungen  ausgeführt.  Die  Empfindlichkeit 
nimmt  proportional  der  Länge  der  Arme  zu.  Zugleich  wächst  die 
Schwingungsdauer  der  Waage. 

d)  Einfluss  d^r  Ungleicharmigkeit  der  Waage  auf  die 
Wägungen.  Bei  einer  guten  Waage  sollen  die  Arme  des  Waage- 
balkens, d.  h.  die  Entfernungen  der  zwei  Schneiden  an  den  Enden  von 
der  mittleren  Schneide  einander  gleich  sein.  Dies  ist  aber  nie  ganz 
genau  der  Fall.  Man  nennt  das  Verhältniss  der  Balkenlängen  B  und 
L  das  Balkenverhältniss. 


^)  Dadurch  wird  auch  die  Lage  des  Schwerpunktes  etwas  geändert. 
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Sind  tiie  Abstände  der  Schneiden  Sj  und  s^  von  s,  d.  h.  die  Längen 
des  linken  und  rechten  Waagearmes  L  und  B,  und  greift  links  die  Last 
Qy  rechts  das  Gewicht  P  an,  so  ist  beim  Gleichgewicht 

QL  =  PR,     Q  =  P.R/L. 

Es  ist  also  Q  ^  F,  je  nachdem  B  ^  L  ist. 

Um  aus  dem  gefundenen  Gewicht  P  eines  Körpers  sein  wahres 
Gewicht  Q  zu  erhalten,  muss  man  P  mit  R/L  multipliciren. 

Die  Grösse  des  Balkenverhältnisses  ermittelt  man  durch  eine 
einmalige  Wägung,  indem  man  zwei  genau  gleiche  Gewichtsstücke  P 
auf  die  Schalen  legt.  Um  die  Waage  einspielen  zu  machen,  muss  man 
dem  am  kürzeren  Balkenarme  (z.  B.  L)  wirkenden  Gewichte  P  noch 
ein  üebergewicht  p  hinzufügen,  so  dass 

(P  +  p)L  =  PR. 
Daraus  folgt: 

R/L  =  1  +  p/P. 

Uebung.  1)  Man  macht  den  rechten  Balkenarm  R  des  Buff- 
schen  Waagemodells  (Fig.  27)  etwas  länger  als  den  linken  L,  Die 
Waage  hängt. 

2)  Durch  Aufsetzen  eines  geeigneten  Uebergewichtes  (oder  Schrot) 
links  wird  der  Zeiger  wieder  auf  Null  zurückgebracht. 

3)  Zwei  Zweihundert-Grammstücke  werden  auf  beiden  Seiten  auf- 
gelegt.    Die  Waage  neigt  sich  nach  rechts. 

4)  Links  legt  man  so  viel  (p)  Gramm  auf,  bis  wieder  GleicTagewicht 
hergestellt  ist.     Dann  ist  R/L  =  1  -|-  p/200, 

5)  Man  misst  die  Längen  von  R  und  L,  bildet  R/L  und  überzeugt 
sich,  dass  sich  aus  der  Wägung  das  Balkenverhältniss  ergeben  hat. 

Beispiel:  p  =  12,  also  liegt:  links  (L)  212  gr,  rechts  (R)  200  gr.  Da 
Gleichgewicht  vorhanden  ist,  so  ist:  212  L  =  200  B;  12/ L=  1,060.  Messungen 
der  Schneidenabstände  ergeben :  12  =  175  mm,  i  =  165  mm,  also  12/L  =1,061, 
d.  h.  sehr  nahe  derselbe  Werth  wie  eben. 

3.  Wägen  mit  einer  nicht  ganz  gleicharmigen  Waage. 

a)  Uebung.    1)  Zunächst  wird  das  Balkenverhältniss  R/L  ermittelt. 

2)  Dann  bestimmt  man  das  Gewicht  P,  das  am  rechten  Waage- 
balkenarme dem  Körper  Q  das  Gleichgewicht  hält. 

Man  multipUcirt  P  mit  R/L,  um  das  wahre  Gewicht  zu  erhalten. 

ß)  Den  Einfluss  des  Balkenverhältnisses  auf  die  Wägung  um- 
geht man  durch  die  Tarirmethode  (Methode  von  Bor  da). 

Uebung.  1)  Der  Körper  Q  wird  auf  eine  Schale  gelegt  und  durch 
Auflegen   von   Tara   (Schrot   etc.)    auf   der    anderen   Schale    austarirt. 

2)  Man  nimmt  die  Last  Q  fort  und  legt  so  viel  Gewichte  P  auf, 
bis  der  Tara  auf  der  anderen  Seite  wieder  das  Gleichgewicht  gehalten 
vird. 
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Dann  ist  Q  =  F. 

y)  Man  benutzt  die  Methode  der  „Doppelwägung'^.  Entsprechen 
sich  beim  Gleichgewicht  links  Q,  rechts  P,  und  rechts  Q,  links  P', 
so  ist 

1)     QL  =  FE,         2)     F'L  =  QB. 

Hieraus  folgt  Q  =  ]/P  X  F' ;  B/L  fäUt  also  heraus.  Da  sich  P 
und  P'nur  um  eine  sehr  kleine  Grösse  unterscheiden,  so  ist  angenähert: 

Q  =  V2  (P  +  P')^ 
Durch  Multiplication  von   1   und   2  folgt  QF'L'^  =  FQB^  und 
daraus 

B/L  =  ypjF. 

Uebung.     1)  Man  wägt  Q  auf  der  linken  Schale;  Gewicht  P; 

2)  bei  der  Wägung  auf  der  rechten  Schale  ergebe  sich  das 
Gewicht  P';  

3)  und  berechnet  YfF'  und  V2  (P  +  F'). 

Beispiel:  Eine  Kugel  ergab  nach  der  Tarirmethode  Q  =■  206  gr. 
Als  dieselbe  links  lag,  entsprachen  ihr  rechts  193  gr  (P).  Da  y?/L=  1,061  ist, 
so  ist  ^=204, 7.   Als  die  Kugel  (Q)  rechts  lag,  entsprachen  ihr  links  218gr(P'). 

Also  q  =  yPXP'  =  205,1.     1/2  (P  -f-  P')  =  205,5. 

4.    Chemische   Waage. 

Gehraucht  wird:  Chemische  Waage  (Fig.  28),  eventuell  Dosenlibelle; 
Gewichtssatz  mit  Pincette;  Haarpinsel. 

Die  Bedingungen,  welche  erfüllt  sein  müssen,  um  mit  einer  Waage 
das  Maximum  der  Empfindlichkeit  zu  erreichen  und  richtige  Wägungen 
auszuführen,  sind  nach  dem  Obigen  im  Wesentlichen  folgende: 

1)  Die  beiden  Arme  des  Waagebalkens,  d.  h.  die  Entfernungen 
zwischen  der  Schneide,  auf  der  er  selbst  sich  dreht,  und  den  Schneiden, 
an  denen  die  beiden  Schalen  hängen,  müssen  gleich  sein. 

2)  Der  Waagebalken  muss  eine  möglichst  grosse  Länge  haben, 
leicht  sein  und  sich  nicht  durchbiegen. 

Um  bei  relativ  kleinem  Gewicht  des  Waagebalkens  denselben 
möglichst  starr  zu  erhalten,  construirt  man  denselben  gitterartig. 

Bei  vielen  neueren,  besonders  zu  chemischen  Zwecken  dienenden 
Waagen  hat  man  die  Bedingung  der  grossen  Länge  nicht  erfüllt.  Je 
länger  die  Waagebalken,  um  so  grösser  ist  die  Schwingungsdauer,  um 
so  Zeitraubender  sind  die  Wägungen;  dadurch,  dass  man  den  Waage- 
balken verkürzt,  verringert  man  die  Schwingungsdauer  und  ermöglicht 
eine  schnellere  Wägung. 

3)  Der  Schwerpunkt  des  Waagebalkens  etc.  muss  unterhalb  und 
möglichst  nahe  der  Drehungsaxe  liegen. 

4)  Die  Schneiden,  welche  die  Schalen  und  den  Waagebalken  tragen, 
müssen  in  einer  geraden  Linie  liegen  und  senkrecht  auf  der  Richtung 
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des  Waagebalkens  stehen,  sonst  ist  die  Empfindlichkeit  bei  verschiedenen 
Belastungen  verschieden,  und  man  kann  zur  Bestimmung  der  Bruch- 
theile  der  kleinsten  Gewichtsstücke  nicht  mehr  die  Methode  (S.  52) 
anwenden. 

5)  Die  Schneiden  müssen  sich  mit  möglichst  kleiner  Reibung  be- 
wegen und  möglichst  scharf  sein. 

Der  Einfluss  der  Bedingungen  1  bis  4  ist  an  den  Waagemodellen 
discutirt  worden. 

Ist  die  Bedingung  5  nicht  vollkommen  erfüllt,  so  ist  dies  bei  lang- 
armigen  Waagen  von  kleinerem  Einfluss  als  bei  kurzarmigen. 

Apparat  Fig.  28  stellt  eine  chemische  Waage  der  gewöhnlichen 
Form  dar.     Das  Fähnchen  a  dient  dazu,  den  Waagebalken  horizontal 

Fig.  28. 


zu  stellen;  h  ist  ein  Laufgewicht,  das  zum  Verändern  der  Lage  des 
Schwerpunktes  benutzt  wird.  Besondere  Vorrichtungen  am  Ende  des 
Waagebalkens  ermöglichen  die  Länge  desselben  ein  wenig  zu  ändern. 
Durch  Drehen  an  dem  Knopf  e  wird  eine  auf  einem  Excentricum 
ruhende  verticale  Stange,  mit  der  der  horizontale  Träger  dd  verbunden 
ist,  gehoben;  dadurch  wird  der  Waagebalken  in  die  Höhe  gehoben,  so 
dass  die  Schneide  s  nicht  mehr  auf  ihrer  Unterlage  ruht,  sondern  frei 
schwebt  und  vor  Abnutzung  gesichert  ist:  die  Waage  wird  arretirt. 
Bei  vielen  Waagen  werden  gleichzeitig  die  Schalen  gehoben,  so  dass 
auch  die  sie  tragenden  Schneiden  nicht  mehr  belastet  sind.  Hinter  der 
Säule  S  hängt  ein  Senkel,  der,  wenn  S  genau  vertical  steht,  gerade 
über  einer  Spitze  einspielt.  Ueber  dem  ganzen  oberhalb  des  Brettes 
befindhchen  Theile  ist  ein  Kasten  mit  Glasfenstern  und  Thüren   an- 
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gebracht,  um  Luftströmungen  abzuhalten;  zum  Trockenerhalten  der  Luft 
steht  in  demselben  eine  Schale  mit  Chlorcalcium.  Durch  den  oberen 
Theil  der  einen  Seitenwand  geht  in  einer  Führung  ein  Stab  mit  Stiften, 
mittelst  dessen  man,  ohne  den  Kasten  zu  öffnen,  auf  den  Waagearm 
die  Reiter  aufsetzen  und  Von  ihm  abheben  kann. 

Der  Waagebalken  ist  zwischen  der  Schneide  s  und  den  Schneiden, 

welche  die  Waagschalen  tragen,  in  zehn  gleiche  Theile  getheilt.     Setzt 

Fiff   29   ^^^  ^^^  ^^^  ^  ^®^  derselben,  von  der  Mitte  aus  gerechnet,  ein 

reiterförmiges  Gewicht  (Fig.  29)  von    1  cgr,   so  übt  dasselbe 

Adas  gleiche  Drehungsmoment  aus,  wie  ein  Gewicht  von  Vio  x  cgr 
=  xmgr  am  Ende  des  Waagebalkens. 

Uebung  1.  Einstellung  der  Waage.  1)  Man  dreht 
an  den  Fussschrauben  G  und  ö^,  bis  der  Senkel  einspielt,  eventuell  bis 
eine  in  die  Waage  gestellte  Dosenlibelle  einspielt. 

2)  Man  schraubt  das  Gewicht  h  so  weit  herauf  oder  herunter,  bis 
die  Schwingungsdauer  circa  10  bis  15  Secunden  (bei  den  kurzarmigen 
Waagen  6  bis  10  Secunden)  beträgt. 

3)  Durch  Drehen  an  dem  Fähnchen  a  wird  der  Zeiger  auf  den 
mittelsten  Theilstrich  der  Theilung  T  eingestellt. 

Uebung  2.  Prüfung  der  Waage,  a)  Man  prüft,  ob  die  Waage- 
balken gleich  lang  sind  und  nicht  etwa  in  ihrer  Länge  Ungleichheiten 
durch  das  verschiedene  Gewicht  der  Waagschalen  ausgeglichen  sind. 
Man  hängt  die  rechte  Waagschale  an  den  linken  Waagebalken,  die 
linke  an  den  rechten.  Bleibt  das  Gleichgewicht  bestehen,  so  sind  die 
Waagebalken  gleich  lang  und  die  Waagschalen  gleich  schwer. 

b)  Man  prüft,  ob  die  Empfindlichkeit  für  verschiedene  Belastungen 
die  gleiche  ist.  1)  Man  setzt  auf  den  ersten  Theilstrich  des  rechten 
Balkens  den  Reiter  von  1  cgr,  er  wirkt  hier  wie  1  mgr ;  man  beobachtet 
den  Ausschlag  «i. 

2)  Man  nimmt  den  Reiter  herab,  setzt  auf  beide  Waagschalen 
Gewichte,  die  der  maximalen  Tragkraft  entsprechen,  bringt  durch  Zu- 
legen von  Gewichten  auf  der  leichteren  Seite  den  Zeiger  zum  Einspielen 
und  setzt  wieder  den  Reiter  an  dieselbe  Stelle.  Der  Ausschlag  «.j  soll 
derselbe  wie  vorher  sein. 

Ergeben  sich  bei  den  Prüfungen  Fehler,  so  muss  an  den  am  Ende 
des  Balkens  angebrachten  Vorrichtungen  corrigirt  werden,  bei  grossen 
Fehlern  muss  eventuell  die  Waage  vom  Mechaniker  verbessert  werden. 

Bemerkung:  Selbst  wenn  die  Waagebalken  von  dem  Verfertiger  gleich 
lang  gemacht  worden  sind,  ändert  sich  das  Verhältniss  ihrer  Längen,  da 
es  unmögUch  ist,  stets  beide  Waagebalken  auf  genau  gleicher  Temperatur 
zu  halten;  der  eine  steht  etwa  dem  Ofen  oder  dem  Fenster  näher  als  der 
andere  und  bei  sehr  feinen  Wägungen  ist  dieser  Einfluss  nicht  zu  vernach- 
lässigen. (Bei  Messing  bedingt  ein  Temperaturunterschied  von  1*^  eine  Aende- 
rung  der  Länge,  damit  auch  des  scheinbaren  Gewichtes  um  Vioooo»  ^Iso  bei 
einem  Gramm  Belastung  schon  um  0.2  mgr.) 

Uebung  3.     Ausführung  einer  Wägung. 
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Vorbemerkung:  Die  Gewichte  müssen  bei  arretirter  Waage 
aufgelegt  und  fortgenommen  werden,  da  sonst  die  Schneiden  leiden. 
Die  Waagschalen  dürfen  nicht  pendeln,  man  dämpft  die  Schwingungen 
eventuell  mittelst  eines  Haarpinsels.  Die  Gewichte  und  die  zu  wägen- 
den Gegenstände  dürfen  nie  mit  den  Fingern  angefasst  werden,  sondern 
nur  mit  der  Pincette.  Die  Gewichte  sind  stets  wieder  in  der  richtigen 
Reihenfolge  in  den  Gewichtssatz  einzulegen.  Man  legt  auf  die  linke 
Seite  die  Last,  auf  die  rechte  die  Gewichte. 

1.  Bestimmung  des  Nullpunktes  durch  Schwingungs- 
beobachtungen. 

Bei  feinen  Waagen  wäre  es  zeitraubend,  das  Aufhören  der  Schwin- 
gungen abzuwarten  und  dadurch  die  Ruhelage  zu  bestimmen;  man 
beobachtet  die  Umkehrpunkte  einiger  auf  einander  folgender  Schwingungs- 
bögen,  wobei  man  die  Bruchtheile  der  einzelnen  Scalentheile  schätzt, 
die  Ruhelage  des  Zeigers  entspricht  in  erster  Annäherung  dem  Mittel 
aus  zwei  auf  einander  folgenden  Umkehrpunkten. 

Genauer  bestimmt  man  die  Ruhelage,  wenn  man  das  arithmetische 
Mittel  aus  einer  ungeraden  Anzahl  von  Schwingungsbögen  nimmt. 
Dabei  sind,  je  nach  der  Theilung  auf  T  (Fig.  28),  zu  unterscheiden: 

1)  Der  Mittelstrich  ist  mit  10  bezeichnet,  dann  addirt  man  alle 
Ablesungen  auf  der  einen  Seite,  alle  Ablesungen  auf  der  anderen,  bildet 
aus  jeder  Summe  das  Mittel  und  aus  beiden  Mitteln  wieder  das  Mittel. 

Beispiel:        Umkehrpunkte  Mittel  Nullpunkt 

1.  2.  3.  4.  5. 

6,4  6,6  6,8  6,6 

14,1  13,9  14,0  10,3  =  Va  .  20,6 

2)  Der  Mittelstrich  ist  mit  0  bezeichnet,  dann  rechnet  man  die 
Striche  Knks  negativ,  die  Striche  rechts  positiv  und  verfahrt  wie  oben. 

Beispiel:         Umkehrpunkte  Mittel  Nullpunkt 

X .  ^.  ö.  4.  O. 

—  3,6  —3,4  —3,2  —3,4 

+  4,1  -L  3,9  +  4,0  +  0,3  =  1/2  •  ^r6 

2.  Das  Wägen. 

a)  Wägung  bis  auf  die  Centigramme.  1)  Man  sucht,  von  den 
grössten  Gewichten  des  Gewichtssatzes  anfangend,  das  erste  Gewichts- 
stück, welches  leichter  ist  als  der  Körper. 

2)  Man  legt,  wieder  von  dem  grössten  der  leichteren  Gewichts- 
stücke anfangend,  immer  kleinere  Gewichtsstücke  auf,  bis  wiederum  die 
beiden  Gewichtsstücke  vereint  um  weniges  leichter  sind,  als  der 
Körper  u.  s.  f.  Dies  Verfahren  ist  viel  weniger  zeitraubend,  als  wenn 
man  durch  Probiren  oder  Zulegen  von  1  gr  nach  dem  anderen  das 
Gleichgewicht  herstellen  wollte. 

Beispiel:  Das  Gewicht  des  Körpers  sei  17,38  gr,  dann  gestaltet  sich  der 
Gang  der  Wägung  folgendermaassen :  10  gr  zu  wenig,  20  gr  zu  viel,  zu  10  gr 
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noch  5  gr,  15  gr  zu  wenig,  noch  2  gr  zu  wenig,  noch  1  gr  zu  viel,  1  gr  -wird 
fortgenommen;  0,5 gr  zu  viel,  0,2 gr  dazu  zu  wenig,  noch  0,1  gr  zu  weni^, 
noch  0,1  gr  zu  viel,  0,1  gr  fort,  0,05  gr  zu  wenig,  noch  0,02  gr  zu  wenig,  nocli 
0,01  gr;  die  Waage  spielt  ein:  es  ist  also  P  =  17,38 gr. 

b)  Wägung  bis  auf  die  Milligramme  und  Bruchtheile  der- 
selben. Lässt  sich  durch  Auflegen  von  Gentigrammen  kein  Gleich- 
gewicht herstellen ,  so  benutzt  man  den  1  cgr  -  Reiter  (Fig.  29).  Man 
verschiebt  ihn  bei  arretirter  Waage  und  geschlossenem  Waagekasten 
mittelst  des  dazu  bestimmten  Stabes,  bis  Gleichgewicht  hergestellt  ist. 

Statt  dass  man  so  lange  den  Keiter  verschiebt,  bis  das  Gleich- 
gewicht selbst  vollkommen  hergestellt  ist ,  benutzt  man  auch  den  Satz, 
dass  die  Ausschläge  proportional  den  Uebergewichten  sind,  indem  man 
aus  den  Schwingungsbögen  die  jeweilige  Ruhelage  interpolirt  (s.  oben). 

Beispiel:  Heiter :  Buhelage : 

Unbelastet   .   .         —  —  10,0  Scalen thle. 

Gewichte  ...  302,53  gr  7  mgr  10,4          „ 

Gewichte  .   .    .  302,53  gr  8  mgr                 9,8          „ 

1  mgr  entspricht  also  ein  Ausschlag  von  0,6  Scalentheilen.  Die  Buhelage 
würde  eintreten  für  eine  Stellung  des  Reiters  7  +  (10,4  —  10)/0,6  =  7,66, 
oder  das  Gesammtgewicht  beträgt :  302,53766  gr. 

3.  Reduction  auf  den  leeren  Raum. 

Bei  genauen  Wägungen  muss  man  den  Aufbrieb  berücksichtigen, 
welchen  die  Körper  in  der  Luft  erfahren.  Ist  p  das  scheinbare  Gewicht 
eines  Körpers  in  der  Luft,  d.  h.  die  Gewichtsstücke,  die  ihm  in  der  Luft 
das  Gleichgewicht  halten,  k  die  Dichte  der  Luft  (A  =  0,0012  bei  circa 
20®),  s  die  Dichte  des  Körpers,  d  die  Dichte  der  Gewichtsstücke,  so  ist 
das  Gewicht  im  leeren  Räume: 

Zu  dem  gefundenen,  scheinbaren  Gewichte  muss  man  also 
pk(l/s  —  l/ö)  hinzufügen,  uin  das  wahre  Gewicht  zu  finden;  die 
Correction  ist  um  so  grösser,  je  mehr  s  und  d  sich  yon  einander  unter- 
scheiden. 

4.  Berücksichtigung  der  Ungleichheit  der  Waage- 
balken. 

1)  Man  bestimmt  (S.  47)  das  Verhältniss  der  Waagebalken  R/L^ 
Bei  jeder  Wägung,  bei  der  die  Last  links,  die  Gewichte  rechts  liegen, 
multiplicirt  man  das  aufgelegte  Gewicht  mit  B/L, 

2)  Man  benutzt  die  Tarirmethode  (S.  47). 

5.    Calibriren  eines  Gewichtssatzes. 

Die  Gewichte  eines  Gewichtssatzes  sind  nach  gewissen  Regeln  an- 
geordnet.    Meist  enthält  ein  solcher  ein  bestimmtes  Gesammtgewicht 
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z.  B.  Yon  100  gr,  und  die  Einzelgewichte  sind  z.  B,  50,  20,  10',  10",  5, 
2,  l',  l",  l'"gr,  wo  die  Indices  ',  ",  '"  die  einzehien  gleichwerthigen 
Gewichte  bezeichnen.  Statt  des  einen  Grammstückes  können  mehrere 
kleinere  Gewichte,  0,5,  0,2',  0,1',  0,1",  0,1"' gr  u.  s.  f.,  gegeben  sein. 
Durch  das  Galibriren  eines  Gewichtssatzes  wird  das  Yerhältniss 
der  einzelnen  Gewichtsstücke  zu  dem  Gesammtgewicht  aller  Stücke, 
wie  es  durch  directen  Vergleich  mit  einem  Nonnalgewicht  erhalten  ist, 
bestimmt. 

1.  Die  Arme  des  Waagebalkens  seien  genau  gleich  lang.     Dann 

stellt  man  auf  die  rechte  und  linke  Schale  die  der  Eeihe  nach  folgenden 

Gewichtsstücke  und  bewirkt,  falls  die  Waage  nicht  einspielt,  dies  durch 

Hinzufagen  von  kleinen  Gewichtsstücken  a,  /3,  y,  d,  welche  wir  positiv 

oder  negativ  setzen,  je  nachdem  sie  auf  die  eine  oder  andere  Schale 

gestellt  werden. 

Schema  * 

50'  =  20  H-  10'+  10"+  5  +  2  +  1'+  1"+  1'"+  a 

20    =  10'+  10"  +  ß 

10"=  10'  +y 

5  +  2  +  1'+  1"+  1'"  =10'  +  cf 

Die  Summe  8  aller  Gewichte  Sf  =  50' +  20' +  10' +  10".  . .  sei  gleich 
100  +  ^  statt  genau  100,  wo  q  durch  Vergleichung  mit  einem  Kormal- 
gewichte gefunden  wird. 

Drückt  man  alle  Gewichte  zunächst  durch  10'  aus,  so  wird: 

50'  =  5  .  10'  +  a  +  /9  +  2  y  +  (f 
20   =  2  .  10'  +  ß  +     y 

10"=  1  .  10'  +     y 

5  +  2  +  1'  +  1"  +  1'"  =  1  .  10'  +  (f 

oder: 

S  =  10  .  10'  +  «  +  2/S  +  4y  +  2(f  =  100  +  ^. 
Setzt  man: 

Vio(«  +  2iS  +  4y  +  2(f  -  e)  =  ff, 
80  ist: 

50'  =  50  —  5cr  +  «  +  /S  +  2y+(f 
20'  =  20  —  2  0-  +  /5  +      y 

10"=  10  —      ff  +7 

10'  ni:   10   _       G 

5  +  2  +  1'  +  1"  +  1'"  =  10  —      ff  +  (f 

Nimmt  man  die  Summe  aller  Gewichtsstücke  des  Satzes  als  richtig 
an,  so  wird  in  den  obigen  Formeln  (>  =  0.  Dies  kann  meist  geschehen, 
wenn  es  sich  nur  um  relative  Gewichtsbestimmungen  handelt,  wie  bei 
chemischen  Analysen  u.  s.  f. 

2.  Sind  die  Arme  der  Waage  nicht  gleich  lang,  so  werden  die 
gegen  einander  abzuwägenden  Gewichtsstücke  mittelst  der  Methode  von 
Borda  oder  der  Doppelwägung  mit  einander  verglichen  (s.  oben). 


VL    Dichte  der  festen  und  flüssigen  Korper. 

Einleitung. 

Gebraucht  wird:  Kleiner  Würfel  aus  Eisen;  Parallelepiped  aus 
Messing;  Kugel  aus  Kupfer;  Cylinder  aus  Messing. 

Capillarröliren,  Wulff*  sehe  Flasche,  Gummischläuche,  Alkohol,  Aether, 
Chlorcalciumrohr,  Brenner  mit  Schlauch;  Kugelröhre  (Fig.  30),  Abdampf- 
schale, Quecksilber  (event.  grosse  Abdampfschale  mit  Dreifuss,  Drahtnetz, 
Brenner  zum  Trocknen),  Millimeterscala  (event.  auf  Spiegelglas),  Lupe.  — 
ührglas,  eine  Waage  mit  Gewichten,  Thermometer. 

Waage  mit  Gewichtssatz ;  Eisency linder;  gewöhnliche  Waage ;  Tafelwaage. 

Hydrostatische  Waage  (Fig.  33);  Gewichtssatz;  Apparat  von  AI  Birüni 
(Fig.  34)  mit  ührgläschen;  Spritzflasche;  Kästchen  mit  Nickel-,  Schwefel-  und 
Antimonstücken;  Pyknometer;  Terpentinöl;  Sprengel'sches  Pyknometer 
(Fig.  37)  mit  Kugelrohr  und  Schlauch  (Fig.  38);  Ostwald* sches  Pyknometer 
mit  Kochsalzlösung;  Wasserbad;  Bleistücke;  Zinkstücke  für  das  Pyknometer. 

Apparat  für  das  Archimedische  Princip  (Fig.  39);  grössere  Stücke  von 
Bleiglanz,  Zinkblende  und  Zinn  an  einem  etwa  millimeterdicken  Messingdraht ; 
Bänkchen,  Becherglas  und  Spritzflasche ;  Stücke  von  Magnesium,  Kupfer  und 
Aluminium  an  sehr  dünnen,  weichen  Messingdrähten;  Glaseimer  an  dünnen 
Messingdrähten  mit  Glasspatel;  Becherglas;  Yaselin;  Brenner;  Flachzange; 
gepulvertes  Glas;  Glasstück  an  dünnem  Messingdraht. 

Jolly's  Federwaage  mit  Glasgeföss;  Kästchen  mit  Glasstücken;  Ge- 
wichtssatz; 

W  es  tphal- Mohr 'sehe  Senkwaage  mit  Reitern;  Senkkörper  und  Glas- 
gefäss,  Alkohol.     Schwimmkörper  (Fig.  45)  mit  Ausflussgefäss  und  Becherglas. 

Nicholson' sehe  Senkwaage  mit  Glasgefäss  und  Messingbügel;  Messing- 
klötzchen; gewöhnlicher  Gewichtssatz. 

Aräometer  für  Flüssigkeiten,  leichter  und  schwerer  als  Wasser;  Stand- 
gefässe  dazu.    Absoluter  Alkohol  (Salzlösung). 

Die  Dichte  1)  einer  Substanz  ist  die  Masse  ((Jnantität, 
Materie)  der  mit  der  Substanz  erfüllten  Volumeneinheit. 

Das  specifische  Gewicht  2)  ist  das  Gewicht  der  mit  der 
Substanz  erfüllten  Volumeneinheit. 

Die  Zahlenwerthe  für  die  Dichte  und  für  das  specifische  Gewicht 
sind  einander  gleich,  da  in  dem  metrischen  Maass-  und  Gewichtssystem 
die  Masseneinheit  die  Masse    von   1  cbcm  Wasser  ist  und  gleichzeitig 


1)  Man  nennt  dieselbe  auch  manchmal  die  specifische  Masse. 

2)  Man  findet  auch  oft  die  Definition:  Das  specifische  Gewicht  ist  die 
Zahl,  die  angiebt,  wie  viel  mal  das  Gewicht  eines  Yolumens  einer  Substanz 
grösser  ist  als  das  Gewicht  des  gleichen  Volumens  Wasser. 
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das  Gewicht  dieser  Masse  als  Gewichtseinheit  dient  (s.  S.  5),  Daher 
verwechselt  man  häufig  beide  Bezeichnungen;  man  spricht  oft  von 
Dichte,  wo  zunächst  nur  das  specifische  Gewicht  ermittelt  wird.  In 
yielen  Fällen,  so  bei  den  Dämpfen,  spricht  man  fast  nur  von  der 
Dampfdichte,  selten  vom  specifischen  Gewichte  der  Dämpfe. 

Die  Dichte  ist  aber  streng  genommen  eine  Masse,  das 
specifische  Gewicht  eine  Kraft. 

Da  das  Volumen,  welches  von  derselben  Quantität  Substanz  ein- 
genommen wird,  sich  mit  der  Temperatur  verändert,  so  ist  die  Dichte 
mit  der  Temperatur  veränderlich,  und  es  ist  stets  anzugeben,  für 
welche  Temperatur  der  mitgetheilte  Werth  der  Dichte  gilt.  (Bei  Flüssig- 
keiten ist  dies  gewöhnlich  15  oder  18^.)  Bei  festen  und  flüssigen 
Körpern  ist  die  Aenderung  des  Volumens  bei  massigen  Temperatur- 
änderungen relativ  klein,  bei  Gasen  gross;  daher  braucht  bei  ersteren, 
wenn  es  nur  auf  Näherungswerthe  ankommt,  die  Dichte  nur  für  die 
mittlere  Temperatur  der  Umgebung  angegeben  zu  werden. 

I.  Das  specifische  Gewicht  einer  Substanz  ermittelt  man,  in- 
dem man  das  Gewicht  eines  bekannten  Volumens  derselben  bestimmt. 
Hat  ein  homogener  Körper  das  Volumen  von  V  Cubikcentimetern,  und 
ist  sein  Gewicht  P  Gramm,  so  ist  das  Gewicht  von  1  cbcm  derselben 
Substanz,  also  das  specifische  Gewicht  (bezw.  die  Dichte): 

s  =  P/V 1) 

Uebiing.  1)  Die  Dimensionen  regelmässig  gestalteter  Körper 
(Parallelepipede,  Kugeln  und  Cylinder)  aus  verschiedenen  Metallen 
werden  mit  Hülfe  der  in  Cap.  I  besprochenen  Instrumente  gemessen. 
Ihre  daraus  in  Cubikcentimetern  berechneten  Volumina  seien  F. 

2)  Die  Körper  werden  gewogen;  die  Gewichte  seien  P, 

Die  Dichten  werden  nach  der  Formel  1)  berechnet. 

Der  Inhalt  eines  Parallelepipedes  ist:  V  =  ahccbcm,  wenn 
a,  b,  c  die  Längen  der  Kanten  in  Centimetern  sind:  der  einer  Kugel 
ist:  F  =  ^l^nr^  {ji  =  3,1416),  wenn  r  der  Halbmesser  in  Centimetern 
ist;  der  eines  (Kreis-)  Cylindersist:  V  =  itr^h^  wenn  r  der  halbe 
Durchmesser,  h  die  Höhe  des  Cylinders  ist. 

Beispiele:  Würfel  aus  Eisen:  a  =  6  r=:  c  ^  1,40  cm;  V  =  1,48 
=  2,744 cbcm;  P  =  2 1,1 29 gr,  also  S  =  7,7.  —  ParaUelepiped  aus  Messing: 
«  =  0,5  cm,  &  =  1  cm,  c  =  2  cm,  F  =  0,5  X  1  X  2  =  1  cbcm,  P  =  8,4  gr, 
^  =  8,4.  —  Kugel  aus  Kupfer:  Durchmesser  ==  1,50cm,  r  =  0,75cm, 
y  =  1,767  cbcm,  P  =  15,727  gr,  S  =  8,9.  —  Cylinder  aus  Messing:  Durch- 
messer =  1,20cm,  r  =  0,6  cm,  h  =  2,3  cm,  V  =  3,1416  X  0,36  X  2,3 
=  2,604  cbcm;  P=  21,353  gi-,  S=  8,2,  also  kleiner  als  für  das  parallel- 
epipedische  Stück.  Messing  ist  eine  Legirung  aus  Kupfer  und  Zink;  je  nach 
der  relativen  Menge  der  beiden  Bestandtheile  liegt  seine  Dichte  zwischen 
7,7  und  8,7. 

n.    Aus  der  Gleichung  1)  folgt 

V=  p/d 2) 
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Calibriren. 


Diese  Gleichung  kann  man  znr  Yolnmenbestimmung  benutzen. 

Füllt  man  einen  Kaum  mit  einem  Körper  von  bekannter  Dichte  d^ 
z.  B.  Wasser  oder  Quecksüber,  so  erhält  man  das  Yolumen,  wenn  man 
die  in  dem  Räume  enthaltene  (jewichtsmenge  P  durch  die  Dichte  d 
dividirt.  Hierauf  beruht  das  Calibriren  von  Hohlmaassen,  Kolben, 
Bohren  etc. 

Für  Wasser  und  Quecksilber  giebt  die  Tabelle  am  Schlüsse   des 
Buches  die  Dichten  für  verschiedene  Temperaturen, 
a)  Calibriren  eines  Capillarrohres. 

Uebung.     1)  Man  reinigt  und  trocknet  die  Röhre  (vgL   S.  96). 

2)  Nachdem  man  den  Mund  von  Speichel  befreit  hat,  saugt  man 
durch  einen  an  die  Capülarröhre  angesetzten  Grummischlauch,  der  mit 

einer  Kugel  ver- 
bunden ist ,  aus 
einem  Schälchen, 
Fig.  30,  einen  Fa- 
den von  trocknem 
reinem  Queck- 
silber   von     circa 

10  cm  Länge   in   das  Capillarrohr,    während    man   dasselbe  möglichst 

horizontal  hält. 

3)  Man  schliesst  das  Rohr  unten  mit  dem  Finger,  hebt  das  untere 
Ende    aus   dem   Quecksilber  und  legt  das  Rohr   auf  eine  MiUimetei- 

Fig.  31. 

A 


Fig.  30. 
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theilung.  Der  Faden  darf  an  keiner  Stelle  Luftblasen  enthalten.  Bei 
Thermometerröhren  benutzt  man  die  Scala  des  Thermometers  selbst 
zur  Ausmessung  der  Fadenlänge.  Wir  setzen  die  Scala  als  richtig 
getheüt  voraus. 

4)  Die  Stellungen  der  beiden  'Fanden  des  Fadens  (A^  und  ^3) 
werden,  eventuell  mit  der  Lupe,  abgelesen. 

Bei  allen  Messungen,  bei  denen  der  Gegenstand  (z.  B.  Quecksilber- 
faden oder  Zeiger),   dessen  Lage   gegen   eine  Scala  abgelesen  werden 
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soll,  nicht  mit  der  Theilung  in  einer  Ebene  liegt,  muss  die  Verbindungs- 
linie vom  Auge  und  dem  Ende  des  Quecksilberfadens  beim  Ablesen 
genau  senkrecht  zur  Theilung  stehen,  wie  in  Ä,  Fig.  31.  Blickt  man 
schräg  gegen  die  Theilung,  wie  bei  der  Stellung  A'  oder  Ä"  in  Fig.  31, 
80  erhält  man  fehlerhafte  Ablesungen,  bei  der  Lage  Ä'  projicirt  sich 
das  Ende  des  Fadens  auf  288,9,  bei  der  Lage  Ä"  auf  299,5;  man 
nennt  die  durch  eine  falsche  AugensteUung  bewirkten  Ablesungsfehler: 
Parallaxenfehler. 

Man  erkennt  die  richtige  Stellung  des  Auges  im  vorliegenden 
Falle  und  ebenso  bei  den  Thermometerablesungen  daran,  dass  die  Theil- 
striche,  welche  bei  der  Ablesung  in  Betracht  kommen,  gerade  erscheinen, 
während  die  nach  rechts  und  links  gelegenen  so  gekrümmt  sind, 
dass  sie  ihre  concave  Seite  nach  dem  betrachteten  Theüstriche  hinkehren. 

Noch  besser  legt  man  die  Röhre  auf  eine  Scala,  die  auf  einem 
Streifen  Spiegelglas  getheilt  ist,  und  hält  das  Auge  so,  dass  das  Spiegel- 
bild des  Endes  des  Quecksilberfadens  sich  mit  dem  Spiegelbilde  des 
Auges  deckt. 

5)  Man  wiederholt  die  Ablesungen  Ai  und  A^  an  verschiedenen 
Stellen  der  Röhre,  indem  man  durch  geringes  Neigen  den  Quecksilber- 
faden in  der  Röhre  fortschiebt. 

Ist  die  Länge  des  Fadens  L  =  Ai  —  -Aj  cm  an  allen  Stellen 
gleich,  so  ist  die  Röhre  cylindrisch;  sonst  giebt  die  verschiedene  Länge 
des  Fadens  ein  Mittel,  um  den  Grad  der  UngleichfÖrmigkeit  des  Quer- 
schnittes zu  erkennen.  Zeigt  eine  Röhre  Caliberfehler,  so  stellt  man 
nach  den  beim  Thermometer  angegebenen  Methoden  eine  Corrections- 
tabelle  her,  nachdem  man  die  Lage  zweier  Punkte  am  Ende  der  Röhre, 
beim  Thermometer  der  Fundamentalpunkte,  festgelegt  hat. 

b)  Bestimmung  des  Querschnittes  einer  Capillarröhre. 

Mail  erhält  den  Querschnitt  aus  dem  Gewichte  P  eines  Queck- 
silberfadens von  bestimmter  Länge  L,  indem  man  dessen  Volumen  V 
aus  dem  specifischen  Gewichte  des  Quecksilbers  berechnet. 

üebung.  1)  Man  reinigt  und  trocknet  das  Capülarrohr  wie 
unter  a  und  bestimmt  die  mittlere  Länge  L  eines  Quecksilberfadens  in 
Centimetem. 

2)  Man  lässt  das  Quecksilber  in  ein  Uhrglas  fliessen  und  wägt 
das  Ganze:  Gewicht  P|. 

3)  Man  giesst  das  Quecksilber  ab  und  wägt  das  Uhrglas:  Ge- 
wicht Pg- 

4)  Man  liest  die  Zimmertemperatur  t^  ab. 

Berechnung:  Das  Gewicht  des  Quecksilbers  ist  P=(Pi  —  Pa)^^, 
das  Volumen  desselben  (vergl.  S.  55)  V=  F/d,  wo  d  die  Dichte  des 
Quecksühers  bei  t^  ist  (Tabelle  6  am  Schlüsse).  Ist  q  der  Querschnitt 
der  cylindrischen  Röhre,  so  ist  das  Volumen  eines  L  cm  langen  Stückes 
^=-L.3,  woraus  sich  für  den  Querschnitt  ergiebt:  q  =  V/L  =  P'dLqcm., 
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Ist  der  Querschnitt  kreisförmig,  so  ist  g  =  ä  .  r^,  wo  r  der  Radius 
der  Röhre  ist;  also  ist: 


r  =  y  V/7tL  =  yP/TtLd, 

Beispiel:  Li  =  13,75cm  am  einen  Ende  der  Capillare;  L2  =  13,78  cm 
am  anderen  Ende;  die  Röhre  ist  also  nicht  ganz  genau  calibrisch;  Mittel: 
L  —  13,765  cm,  P=  0,589  gr,  #=:15<>,  d=13,6,  F=  0,589/13,6  =  0,0483  cbcm, 
r  r=  0,0316  cm. 

in.  Da  s  das  Gewicht  der  Volumeneinheit  ist,  so  ist  das  Gewicht 
P  eines  Volumens  V  irgend  einer  Substanz  vom  specifischen  Ge- 
wichte S: 

P=V.s 3) 

Nach  dieser  Gleichung  berechnet  man  aus  dem  Volumen  V  einer 
Substanz  bei  bekanntem  specifischen  Gewichte  s  das  Gewicht  P  des 
betreffenden  Quantums,  so  z.  B.  das  Gewicht  eines  Berges,  dessen 
Gestalt  und  Substanz  bekannt  ist. 

Uebung.  1)  Man  misst  die  Dimensionen  eines  regelmässig  ge- 
stalteten Körpers  und  berechnet  daraus  das  Volumen  (s.  Formeln  auf 
S.  55).  Das  specifische  Gewicht  der  Substanz  sei  s,  dann  ist  das  Ge- 
wicht F.s. 

2)  Man  wägt  das  Stück  auf  einer  gewöhnlichen  Waage. 

Beispiel:  Gewicht  eines  Kreiscylinders  aus  Eisen.  Durchmesser  <f  =  4,1  cm. 
Hohe  l  =  8,2  cm.  Also  V  =  108,3  cbcm;  S  =  7,7  (S.  55);  P  =  108,3  X  7,7 
=  833  gr.    Die  Wägung  auf  einer  Tafelwaage  ergab  P  =■  840  gr. 

IV.    Aus  der  Dichte  d  leiten  sich  folgende  Grössen  ab: 

1.  Das  specifische  Volumen  Vg  ist  das  Volumen  der  Gewichts- 
(Massen-)  einheit  in  Cubikcentimetern : 

Va  =  1/d ,  cbcm. 

2.  Das  Atomvolumen  V^t  ist  das  Volumen  in  Cubikcentimetern, 
welches  das  in  Grammen  ausgedrückte  Atomgewicht  Ä  (vgl.  S.  6) 
eines  Körpers  einnimmt: 

V^t  =  VgA  =  J./dcbcm. 

3.  Das  Molecularvolumen  VmoI  ist  das  Volumen,  welches  das 
in  Grammen  ausgedrückte  Molecularge wicht  eines  Körpers  einnimmt: 

VmoI  =  «'S  ^^  =  M/d  cbcm. 

Bemerkung:  Bei  jeder  Bestimmung  einer  Dichte  ist  von  dem 
Praktikanten  das  Atom-  resp.  Molecularvolumen  zu  berechnen,  da  diese 
Zahlen  zur  Begründung  der  am  Schlüsse  dieses  Abschnittes  aufgeführten 
allgemeinen  Gesetze  dienen.  Die  in  den  Beispielen  behandelten  Körper 
sind  so  ausgewählt,  dass  diese  Gesetze  an  ihnen  hervortreten. 

Beispiel:  Für  die  Dichte  des  Eisens  (Fe  =  56)  wurde  7,7  gefunden, 
also  ist  das  specifische  Volumen  1/7,7  und  das  Atomvolumen  VAt  =  56/7,7  =  7,3. 


HydroBtaÜBche  Waage. 
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Die  Dichte  ist  d  =  P/V,  Das  Gewicht  P  bestimmt  sich  aus 
Wägungen,  das  Volumen  F  nach  verschiedenen,  theils  directen,  theils 
indirecten  Methoden. 

Zu  den  Wägungen  dienen  im  Allgemeinen  die  gewöhnlichen 
Waagen  oder  eine  besondere  Form  derselben,  die  hydrostatische 
Waage  i). 

Bei  letzterer  ist  an  Stelle  der  einen  Waagschale  eine  andere  A 
(Fig.  32)  mit  viel  kürzerem  Bügel  angebracht,  die  an  ihrem  unteren 
Theile  noch  einen  Haken  Ti  trägt,  um  an  demselben  Gegenstände,  wie 
den  Körper  j?,  aufzuhängen. 

Das  Volumen  K  bestimmt  man  entweder  direct  durch  Ausmessen  etc., 
oder  indem  man,  besonders  bei  festen  Körpern,  das  von  ihnen  verdrängte 
Volumen  einer  Flüssigkeit  bestimmt.   Das  erste  Verfahren  ist  oben  benutzt 

Fig.  32. 


worden;  da  indess  die  Körper  nie  absolut  regelmässige  Gestalt  besitzen, 
80  ist  man  in  der  Praxis  auf  das  zweite  angewiesen;  dabei  bestimmt 
man  entweder  das  Volumen  der  verdrängten  Flüssigkeit  aus  dem  Ge- 
wichte, oder  man  bedient  sich  hydrostatischer  Methoden. 


^)  um  bei  feineren  Waagen  die  Waagschalen  nicht  durch  den  kürzeren 
Bügel  ersetzen  zu  müssen,  sind  an  dem  oberen  Ende  der  auch  gewöhnlich 
verwendeten  Waagschal-Bügel  Haken  angebracht,  an  welche  die  Körper  ge- 
engt werden;  die  bei  der  hydrostatischen  Methode  zu  benutzenden  Gläser 
werden  dann  auf  kleine  Bänkchen  gestellt,  welche  über  die  Waagschalen 
gesetzt  werden,  diesen  aber  freien  Spielraum  lassen. 


gO  Verdräni^imgEmethodell. 

1.    Verdrängungsmetlioden. 

I.     BeetimmuQgen  mit  dem  Apparate  von  AI  Birftni. 

Ein  kolbenförmiges  Glasgefäsa  mit  cylindrischem  Halse  Ä,  an  den 
ein  engeres,  umgebogenes  Glasrohr  B  angesetzt  ist,  und  vor  dem  ein 
GefÄBB,  etwa  ein  Uhrglas,  C  steht  (Fig.  33),  wird  so  weit  mit  Wasser 
gefüllt,  bis  dasselbe  ans  dem  engen  Rohre  B  aus&iesst. 

1)  Man  wagt  das  leere  Uhrglas,  sein  Gewicht  sei  in 
Grammen J). 

2)  Man  wägt  den  Körper,  sein  Gewicht  sei ...     .  P. 

3)  Man  wirft  den  Körper  in  das  AI  Birüni'sche  Ge- 
Täss  und  fangt  das  ausfliessende  Wasser  im  Uhr- 
glase auf. 

4)  Man  wägt  Uhrglas  und  Flüssigkeit,  ihr  Gewicht  sei  x. 
Das  Gewicht  des  Wassers  in  Grammen  und  sein  Vo- 
lumen in  Cubikcentimetem  ist .       Jr — p. 

P 

Die  Dichte  des  Körpers  ist d^ 

■^  3F — p 

Beiepiel:  p  —  2,72  gr;  P  ^=  12,32  gr  Nickelstücke  (Ni  =^  59)  werden 
in  den  Apparat  geworfen;  n  :^  4,21  gr;  also  F  ^  n  —  p  r=  1,49  cbom, 
d  =  a,3.  VAt  =  5ö/t!,3  =  7,1.  Für  Schwefel  (8  =  32)  ist  d  =  2,0,  also 
Tm  =  16;  (ur  Antimon  (8b  —   120)  int  d  —  6,7,  also  VAt  =  19. 

IL    Bestimmungen  mit  dem  Pyknometer. 
Apparat.       Das    Pyknometer    ist    ein    Glasfläschchen    Ton    be- 
stimmtem Rauminhalte.     Die  einfachste  Form  (Fig.  34)  desselben  ist 
ein  FläBchchen  ji,  mit  einem  durchbohrten,  eingeschliffenen  Glasstöpsel  S, 
Fig.  3*. 

l'ig.  3i. 


an  dem  eine  Marke  tn  angebracht  ist.  Man  füllt  A  mit  irgend  einer 
Flüssigkeit  bis  zum  Rande,  so  dass  sie  als  Kuppe  übersteht,  setzt 
den  Stöpsel  auf,  so  dass  die  Flüssigkeit  ausspritzt,  und  tupft  bis  zur 
Marke  m  mit  Filtrirpapier  ab;  dann  enthält  die  Flasche  bis  zur 
Marke  m  bei  gleicher  Temperatur  stets  dasselbe  Volumen.     Vor  dem 
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,  Wägen  trocknet  mau  d&g  Fläschcheu  aassen,  ohne  es  zu  erwärmen  und 
EU  drücken,  mit  einem  Tuche  ab. 

DaB  Voluineii,  welches  vom  Glaabläeer  auf  dem  Pyknometer  an- 
geschrieben ist,  ist  vielfach  nur  augenähert  richtig,  darf  daher  uie  den 
Redmongen  ohne  vorherige  Controle  zu  Girunde  gelegt  werden. 

Vollkommener  ist   das  Pyknometer  Fig.  35.     In  ein  Flfiachchen 
iet  ein  Thermometer  eingeschlifTen.    c  ist  ein  eich  oben  etwas  erweitem- 
Pig  35  pig   gj  des,  enges  Rohr,  das  nahe 

seinem  oberen  Ende  eine 
Marke  m  trägt  und  das 
durch  einen  kleinen  ein- 
geschlifFenen  Stöpsel  ver- 
schlossen ist. 

Man  füllt  dasselbe  bei 
geöffnetem  Stöpsel  bis  zum 
Rande  von  h ,  setzt  das 
Thermometer  ein,  entfernt 
mit  etwas  Filtrirpapier  die 
Flüssigkeit  bis  zur  Marken» 
und  setzt  schliesslich  den 
kleinen  Stöpsel  in  C  ein. 

Zur  Untersuchung  von 
Flüssigkeiten  ist  das  Pyk- 
nometer von  Sprengel  sehr - 


geeignet  (Fig.  36).  Eine  U-Röhre  ist  an  beiden  Enden  ausgezogen, 
die  engen  Theile  sind  horizontal  umgebogen.  Der  eine  horizontale 
Theil  a  ist  kürzer  und  enger  als  der  andere  b.  Nahe  an  der  Biegung 
^ägt  b  eine  Marke  m.  Man  füllt  den  Apparat,  indem  man  b  in  die 
Flüssigkeit  eintaucht  und  bei  a  dieselbe  unter  Einschaltung  eines  Kugel- 
roLres  durch  einen  Kautschukschlauch  ansaugt  (Fig.  37).  Hierauf 
taucht  man  das  Pyknometer  in  ein  Wasserbad.     Bei  b  tupft  man  die 
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Flüssigkeit  so  lange  mit  Filtrirpapier  ab,  bis  sie  bis  zur  Marke  m 
reicht.  Ist  zu  viel  Flüssigkeit  fortgenommen,  so  nähert  man  a  einen 
Glasstab,  an  dem  ein  Tropfen  der  Flüssigkeit  hängt.  Zweckmässig 
nimmt  man  das  Bad  etwas  wärmer  als  die  umgebende  Luft;  dann  zieht 
sich  nach  dem  Herausnehmen  aus  dem  Bade  die  Flüssigkeit  in  das 
Pyknometer  zurück,  während  sie  im  entgegengesetzten  Falle  leicht 
ausfliesst. 

Bei  dem  Pyknometer  von  Ostwald  ist  der  eine  Schenkel  des 
Ü-Rohres  capillar. 

Uebungen.     1.  Flüssigkeiten, 
a)  Pyknometer  (Fig.  35). 

1)  Man  wägt  das  Pyknometer  leer,  Gewicht Pp. 

2)  Man  wägt  das  Pyknometer  mit  Wasser,  Gewicht  .     .     .   Pw 
2  *)  Man  misst  die  Temperatur  des  Wassers  .     .     .     .     .     .    fj. 

3)  Man  spült  das  Pyknometer  mit  Alkohol  und  Aether  aus, 
erwärmt  und  trocknet  mittelst  eines  Luftstromes. 

4)  Man  füllt  das  Pyknometer  mit  der  Flüssigkeit,  Gewicht   P/. 

4*)  Man  misst  die  Temperatur  der  Flüssigkeit ^2 

Das  Gewicht  des  Wassers  ist  pi  =  Pw  —  Pp. 

Das  Gewicht  der  Flüssigkeit  ist  P  =  Pf  —  Pp. 
Die  Dichte   der  Flüssigkeit  ist  in  erster  Annäherung,  wenn  wir 
den  Einfluss  der  Temperatur  vernachlässigen, 

d  =  P/Pi^ 
Beispiel:    Pp  =  6,82;    Pm,  =  16,75;   F  =  P«;  —  Pp  =  9,93  cbcm ;   Pykno- 
meter mit  Terpentinöl  gefüllt:  Pf  =  15,54;  also  P=zPf  —  Pp  =  8,72;  d  =  0,88. 
Terpentinöl,  C^q'^iq  =  136;  also  VmoI  =  136/0,88  =  155. 

Bemerkung:  Bei  genauen  Messungen  muss  man  die  Temperatur  f^ 
und  ^2  bei  den  Wägungen  2  und  4  berücksichtigen. 

1)  Berücksichtigt  man  nur  die  Ausdehnung  des  Wassers  und  ver- 
nachlässigt die  des  Glases  und  ist  pi  das  Gewicht  des  Wassers  im 
Pyknometer  bei.f^i,  di  und  ^2  die  Dichten  des  Wassers  bei  ^i  und  t^, 
so  ist  das  bei  t^2  ^^  ^^^^  Pyknometer  enthaltene  Gewicht  Wasser: 

w'2  =  Pi .  ^2/^1- 
Berücksichtigen   wir   auch   die   Ausdehnung   des  Gefässes,   dessen 
Material  den  cubischen  Ausdehnungscoefficienten  3  ß  hat,  so  ist 

Die  Dichten  der  Substanz  werden: 

d'  =  ö,  .  P/p,  und  d"  =  [1   +  3ß  (tj  —  t,)]  dl .  P/pi. 

Berücksichtigt  man  noch  den  Gewichtsverlust  in  der  Luft,  deren 
Dichte  man  k  =  0,0012  setzen  kann,  so  ist  die  dafür  corrigirte  und 
auf  Wasser  von  4^  bezogene  Dichte: 

d'"  =  ■§r  [S.2  -  A)  +  A. 
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b)  Sprengersches  Pyknometer  (Fig.  37  und  38). 
Die  Reihenfolge  der  Wägungen  zur  Bestimmung  der  Dichte  und 
die  Berechnung  ist  dieselbe  wie  oben. 

Beispiel:  Bei  einer  normalen  Kochsalzlösung  (58,5  gr  NaCl  im  Liter) 
wurde  gefunden :  Pp  =  1 6,620  gr ;  Pto  =  4H,  100;  V  =  Pw  —  Pp  =  26,48«^  cbcm ; 
P/=  44,170;   P  =  Pf—  Pp=  27,550  gr;  d  =  27,550/26,480  =  1,040. 

2.  Feste  Körper. 

a)  In  Wasser  unlösliche  Körper. 

1)  Man  wägt  das  Pyknometer  (Fig.. 35)  voll  Wasser,  Gewicht  P„, 
Man  bestimmt  die  Temperatur fj. 

2)  Man  wägt  von  dem  Körper  so  viel,   dass  ein  möglichst 
grosser  Theil  des  Pyknometers  erfüllt  wird,  Gewicht    .    P. 

3)  Man  wirft  den  Körper  in  das  Pyknometer,  schüttelt,  um 
die  am  Körper  haftenden  Luftbläschen  zu  entfernen,  füllt 
das  Pyknometer  bis  oben  und  wägt  wieder,  Gewicht   .     .   Pi- 
Man  bestimmt  die  Temperatur f.^. 

Das  Gewicht  des  verdrängten  Wassers  ist  ir  =  P«.  +  P  —  Pi  gr, 
das  Volumen  des  Körpers  ist  also  P«.  +P  —  Pi  cbcm. 
Die  Dichte  ist  demnach: 

,  ^ p_ ^  p 

p«,  +  1'  — 1\     «•  ■ 

Bemerkung:  Berücksichtigt  man  die  Ausdehnung  des  Wassers 
und  des  Pyknometers,  was  im  vorliegenden  Falle  wesentlich  ist,  so  ist 
das  scheinbare  Gewicht  des  dem  Körper  gleichen  Volumens  Wasser,  wenn 
Äi  und  62,  die  Dichte  des  Wassers  bei  ti  und  t^  ist: 

w"  =  P+  (P„  -  P.)  +  (P„  -^)[i  +  3ß  (f,  -  «,)]  dJ8,. 

Berücksichtigt  man  auch  den  Gewichtsverlust  in  der  Luft,  so 
erhält  man: 

d"'  =  ^  (62  -  A)  +  A, 

wo  A  =  0,0012  ist. 

Beispiel:  Blei  (Pb  =  206):  Pw  =  16,77;  P  =  29,27;  P^  =  43,48  gr; 
Pw  +  P^Pt^  z=  2,56  =  V,  d  =  29,27/2,56  =  11,4;  VAt  =  206/11,4  =  18. 
Zink  (Zn  =  65):  d  =  7,2;  VAt  =  9,0. 

b)  In  Wasser  lösliche  Körper: 

1)  Man  wägt  das  Py^cnometer  mit  einer  Flüssigkeit  von  der 
Dichte  dl,  in  der  der  Körper  sich  nicht  löst.  Gewicht  .     .  Ff. 

2)  Man  wägt  den  Körper,  Gewicht  .     . P. 

3)  Man  wirft  den  Körper  in  das  Pyknometer,  füllt  das  Pykno- 
meter bis  oben  und  wägt  wieder,  Gewicht P^. 

Das  Gewicht  der  verdrängten  Flüssigkeit  ist  P/  +  P  —  Pu  das 
Volumen  derselben,  also  auch  das  des  eingebrachten  Körpers,  ist  nach 
Formel  2,  S.  55:  (P/  +  P  —  Pi)/cZ, ,  also  ist  die  Dichte   des  Körpers:. 
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ä  =  ^■^-  ■ 

P/+   P-Pl 

Beispiel:  Chromalaun  (CrK(SOj)a-(-  12  HaO  =  489].  Flüsiigkeit:  Ter- 
peilänöliI]  =  0,88;J'/  — 15,960;  P  =  2,265;  P,  =  17,180.  P/ +  P—P,  =  1.125; 

d  =   1.8;   Fjfol  =  277. 

2.   Hydrostatische  Methoden. 

ArchimediBcheB  Princip:  Ein  Korper  verliert  in  einer 
Flüssigkeit  so  viel  an  Gericht,  aU  das  von  ihm  verdrängte 
Volumen  der  Flüssigkeit  wiegt.  Diesen  GewichtsTerlnst  nennt 
man  Auftrieb. 

Zur  Erläuterung  des  Archimedisclien  Princips  dient  der  Apparat 
Fig.  38.     Derselbe  besteht  aus  dem  massiven  Messlngeylinder  p,  der 
Via.  38  genau  in   die  (in  der  Figur  au£{esclinitten  ge- 

zeichnete) Hülse  c  hineinpasst. 

TTebung.  1)  Man  hängt  deu  Apparat 
(Fig.  3S)  an  der  kürzeren .  Waagachale  der 
hydrostatischen  Waage  (Fig.  32)  airf,  und 
tarirt  ihn. 

2)  Man  hängt  au  einem  feinen  Drahte 
den  inneren  Theo  p  an  dem  Haken  x  in  Waaaer; 
die  rechte  Seite  des  Waagebalkens  steigt,  wird 
also  leichter. 

3)  Man  giesst  in  den  Hohlraum  yon  c 
Wasser.  Sowie  derselbe  ganz  erfällt  ist,  ist  dag 
Gleichgewicht  wieder  hergestellt;  der  Gewichts- 
verlust ist  also  gleich  dem  Gewichte  des  das 
Innere  von  c  erfüllenden  Wassers,  also  gleich 
dem  Gewichte  des  von  dem  Cylinder  p  ver- 
drängten Wasservolumens. 

Princip:    Ist  das  Gewicht  eines  Körpers 

in  der  Luft  Pgr,  und  in  Wasser  von  4"  Pa  gr, 

so  wiegt  das  von  ihm  verdrängte  Volumen  Wasser  (P  —  -P»)gr;  also 

ist  das  verdrängt«  Volumen  V,  das  demjenigen  des  Körpers  gleich  ist: 

F=  (P  —  i'„)cbcm.     Die  Dichte  ist  also: 

^_P_         P 

^-v-p^^p;,- 

Bestimmen  wir  nicht  den  Gewichtsverlust  in  Wasser,  sondern  in 
einer  Flüssigkeit  von  der  Dichte  dj,  und  ist  das  Gewicht  des  Körpers  in 
der  letzteren  P/,  so  ist  das  Gewicht  des  verdrängten  Volumens  dieser 
Flüssigkeit  (P  —  Pf);  1  cbcm  derselben  wiegt  aber  di  gr,  also  ist  das 
vom  Körper  verdrängte  Volumen,  welches  dem  des  Körpers  gleich 
ist;  (P  —  Py)/d,,  und  es  wird  die  Dichte  des  Körpers: 
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p-Pf 

Zur  Bestimmung  der  Gewichte  der  zu  untersuchenden  Körper  und 
des  Gewichtsverlustes  derselben  bedient  man  sich  entweder  der  gewöhn- 
lichen Waage  oder  aber  besonderer  Vorrichtungen. 

I.    Bestimmungen  mit  der  gewöhnlichen  Waage. 

1.    Feste  Körper. 

a)  Feste  Körper,  die  schwerer  als  Wasser  und  in  Wasser  un- 
löslich sind: 

1)  Man  wägt  den  Körper  für  sich;  Gewicht P. 

2)  Man  hängt  ihn  an  einem  dünnen  Drahte,  an  dem  Ende  A 
(Fig.  32)  des  Waagebalkens,  unter  Wasser  auf,  und  wägt 
ihn;  Gewicht  von  Draht  und  Körper P«,. 

3)  Man  entfernt  den  Körper,  wägt  den  Draht,  während  er 
ebenso  weit  in  die  Flüssigkeit  eintaucht,  wie  vorher;  Ge- 
wicht in  der  Flüssigkeit P,. 

Dann  ist  die  Dichte: 

ä  =  ^ 

P-{Fu,-  Pa) 

Denn  P«,  —  P2  ist  das  Gewicht  des  Körpers  im  Wasser,  sein  Ge- 
wichtsverlust also  P  —  (P«,  —  P2). 

Ist  das  Gewicht  des  Drahtes  in  der  Flüssigkeit  P2  sehr  klein  i), 
80  kann  man  Pj  =  0  setzen  und  es  wird: 

ä  =  ^ 

Beispiel:  Bleiglanz  ('PbS  =  288)  an  einem  etwa  1mm  dicken  Messing- 
draht: P  =  16,252;  Pw  =  15,205;  Pg  =  1,102;  Pw  —  P^  =  14,103; 
P  —  {Pw—  Pq)  =  2,149;  d  =  7,6  VmoI  =  31.  Zinn  (Sn  =  119):  d  =  7,3, 
also  VAt  =  16.     Zinkblende  (ZnS  =  97):  d  =  4,0,  also  VMoI  =  24. 

An  sehr  dünnem  geglühtem  Messingdrahte  werden  gewogen :  Magnesium 
(Mg  =:  24):  d  =  1,7,  VAt  =  14.  Kupfer  (Cu  =  63):  d  =  7,9,  Vm  =  8. 
Aluminiam  (AI  =  27):  d  =  2,6,   VAt  =  10. 

b)  Feste,  in  Wasser  lösliche  Körper.  Man  bestimmt  den  Gewichts- 
verlust des  Körpers  in  irgend  einer  Flüssigkeit,  in  welcher  er  sich  nicht 
löst,  von  der  Dichte  di  in  derselben  Weise  wie  bei  a,  dann  ist 

d  = ^ 

p-(Pf-  p,) 

Beispiel:  Kry stall  von  Kalialaun  [AI K (804)2  +  12  HgO  =  474], 
P  =  4,551.  Krystall  in  Terpentinöl  (d^  =  0,88)  Pf  =  2,253.  P^  =  0,052. 
Pf—  P2=  2,201.     P—(Pf—  P2)  —  2,350  gr.     d  =  1,7.     VmoI  —  279. 

^)  Ist  der  Draht  sehr  dünn,  so  kann  das  nach  unten  ziehende  Gewicht 
der  an  ihm  capillar  in  die  Höhe  steigenden  Flüssigkeit  grösser  sein  als  der 
Auftrieb;  er  erfährt  dann  beim  Eintauchen  nicht  eine  Gewichtsverminderung, 
sondern  eine  Gewichtsvermehrung  (P2  negativ). 

Wiedemsnn-Ebert,  Praktikum.  5 
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c)  Feste  Körper,  welche  specifisch  leichter  sind  als  'Waeser.  In 
diesem  Falle  schmnunt  der  unter  WasBer  an  einem  Drahte  aufgehängte 
Körper;  er  musa  daher  mit  einem  solchen  TOD  grösserem  specifischen 
Gewichte  beschwert  werden;  dazn  hängt  man  an  den  Draht  z.  B.  einen 
unter  Wasser  tauchenden  Kopferdrahtbügel  (vergl.  Fig.  39). 

TTflbuug. 

1)  Man  wägt  den  Körper  ixt  der  Luft,  Gewicht     P. 

2)  Man  wägt  den  Draht  mit  dem  im  Wasser  be- 
findlichen Kupferbügel,  Gewicht P]. 

3)  Man  wägt  den  Körper  unter  Wasser  mit  Draht 
und  Kopferbügel,  Gewicht P^. 

Das  Gewicht  des  Körpers  unter  Wasser  ist  dann     P^  —  P^. 

Der  Gewichtsverlust P  —  (Pj  —  Pj), 

also  ist: 

-P—  (Pi  — Pi)' 
Beispiel:  Paraf&nklotz;  P=r  14,20  gr.    Dänner  Measingdraht mit Kupfer- 
tögel:   Pi  =  2,82;   Fi  =  1,47;   P^  —  P,  =.  —  1,35   (negativei   VorzeicheD: 
Anftriebi);  P  —  {P^  —  P,)  =  14,20  +  1,35  —  15,5.5  Rr;  d  =  0,91. 

d)  Feste,  pulverförmige  Körper.  Das  Pulver  wird  in  eine  geeignete 
Masse,  etwa  Vaaelin,  eingeschmolzen  und  das  ganze  in  Luft  und  Wasser 
gewogen. 

Man   verwendet   dazu   einen   circa  2'/2cm  weiten,    3  cm   langen, 

kleinen  Glaseimer,  der  von  einem  Eeagirglase  abgesprengt  wird.     Am 

Fig.  39.  oberen    Rande   sind   durch   drei  Oeffiiungen 

drei  feine  Messingdrähte  gezogen,    mittelst 

deren    der    Eimer    an    der    hydrostatischen 

Waage  aufgehängt  wird. 

Uebung.  1)  Der  Glaseimer  wird  zu 
einem  Drittel  mit  Vaselin  gefällt,  das  man 
durch  gelindes  Erwärmen  schmilzt  und  dann 
erstarren  lässt.  Zum  Vertreiben  der  Luft- 
blasen aus  der  geschmolzenen  Masse  dient 
ein  Glasspatel.  Der  Glasspatel  bleibt  im 
Gefässe. 

2)  Gewicht  des  Eimers  in  Luft .     .    pj. 

3)  Gewicht  in  Wasser j)„. 

4)  Man  trocknet  den  Eimer  mit  Fliess- 
papier  innen  und  aussen  ab,  erwärmt  ihn, 
bis  das  Yasehn   schmilzt,    und    schüttet    so 

viel  von  dem  Pulver  hinein,  dass  der  Eimer  etwa  bis  zur  Hälfte  ge- 
füllt ist.  Durch  Rühren  mit  dem  Spatel  werden  wieder  alle  Luft- 
blasen ausgetrieben. 

5)  Gewicht  des  Ganzen  in  Luft iV 

6)  Gewicht  des  Ganzen  in  Wasser P„, 
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P^Pi  — pi  iat  das  Gewicht  des  Körpers  in  Luft,  P'  =  P„  — p„ 
m  Wasser,  also  P  —  P'  der  tiewicbtB Verlust  ^  V.     Die  Diclite  ist: 

Beispiel:  Glaspnlver.  p,  =:  lO.SflUgr;  p»  =  3,030 gr;  P,  =  16,15« ifri 
Pk=  6,370gr;  P=  &,58S  gr;  P'  =  3,340gr;  V  ==  P  —  P'  —  2,229rbcra; 
d  =  2,498. 

2.     FlasBigkeiten. 
Wägt  man  denselben  Körper  vom   Volumen   v  in   zwei  Flüssig- 
keiten von  den  Dichten  di  und  dj,  so  sind  die  Fig.  *0. 
Gewichtsverluste  Rj  und  fi(  gleich  den  Ge' 
der  verdrängten  Volamina,  also: 

K,  =  rfi  V  und  B,  =  d,  v; 
das  Verhältuiss  der  specifischen  Gewic 
demnach  dj  :  rf,  =  Sj  :  fi„  also  gleich  dt 
hältniss  der  Gewichtsverluste. 

Ist  Ri  der  Gewicht averlust  in  Wasser 

(/,  =  SiJti. 
Uebung.    1)  Man  bestimmt  das  Ge' 
eines    an    einem    dünnen    Messingdrah 
gehängten  Glaskörper a. 

2)  Man  hängt  den  Körper  in  Wasser;  ( 
P|,  alsoJfi=  P— Pv 

■  3)  Man  hängt  den  Körper  in  Terpi 
Gewicht  Pj,  also  Äj  =  P  —  P,. 

Dann  ist  die  Dichte  des  TerpentinÖli 

''^  =  -p-^pr 

Beispiel:      P    —    12,67;    P,    —    7,60, 
=  5,07;  Pj  ^  8,26;  Bj  —  4,41gr;  ä  =  O.f 

H.    Bestimmungen  mit  besonde 
Vorrichtungen. 
A.    JoUy'a  Federwaage  (Fig.40). 
Sie   besteht    ans    einer    bei  a    be- 
festigten Drahtapirale»),  bei  6  ist  ein 
Draht  angebracht,  welcher  die  beiden 
Waagschalen  c  und  d  trägt,  von  denen 
sieh  die  eine  in  Luft,  die  andere  in  einer 

')  Den  Apparaten  sind  mehrere  Spiralen  beigegeben,  die  dickeren  dienen 
fm  die  Bchwereren,  die  dünneren  für  die  leichteren  Körper. 
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Flüssigkeit  befindet.  Letztere  dient  zugleich  zur  Dämpfung  der  Schwin- 
gungen. Bei  m  befindet  sich  als  Marke  eine  kleine  ,  längliche,  weisse 
Glasperle.  In  das  Stativ  A  ist  ein  in  Millimeter  getheüter  Spiegelglas- 
streifen eingelegt. 

Die  Anwendung  der  Federwaage  beruht  darauf,  dass  die  Verlänge- 
rungen der  Feder  proportional  den  Aenderungen  der  spannenden  Ge- 
wichte sind.  Die  Verlängerung  misst  man  an  der  Verschiebung  der 
Marke  m.  Dazu  visirt  man  über  den  oberen  Hand  der  Perle  nach 
dem  Spiegelbilde,  so  dass  letzteres  sich  mit  dem  direct  gesehenen 
Kande  deckt;  man  vermeidet  auf  diese  Weise  die  Parallaxe  (vergl.  S.  56) 
und  blickt  dabei  stets  senkrecht  zu  der  Scala. 

Uebung«     1)  Prüfung  des  Gesetzes:  Die  Verlängerungen 

sind  proportional  den  aufgelegten  Gewichten. 

Man  liest  ab  die  Lage  von  m\ 

Lage 

1)  ohne  Belastung a^ 

2)  mit  0,1  gr  Belastung  .     .     .     a^ 

3)  «    0,2  „  „  ...     »2 

4)  »    0,n  „  „  .     .     .     a« 

Dann  ist  a^  —  üq  =  2  (a^  —  ao),  ....  (an  —  ao)  =  n  (a«  —  Uq), 
d.  h.  jedes  0,1  gr  der  Belastung  bringt  eine  gleiche  Dehnung  hervor. 
Die  0,1  gr  entsprechende  Dehnung  ist: 

(«n  —  ao)/n  =  a. 

Beispiel:  Oq  =  323,5;  a^  =  333,0;  a^  =  343,0;  Og  =  352,5;  a^  =  362,0; 
«7  ==  392,0;  a  =  (fl7  —  Qq)/!  =  68,5/7  =  9,8. 

Uebung.  2.  Bestimmung  der  Dichte.  1)  Man  liest  die 
Lage  von  m  ohne- Belastung  ab Oq, 

2)  Man  legt  den  Körper  in  die  Schale  c  und  verschiebt  das 
Gefass  d  durch  Heben  und  Senken  von  B  so,  dass  die 
Schale  in  der  Mitte  von  d  schwebt;  ist  die  Schale  in  d 
an  drei  Fäden  aufgehängt,  so  muss  man  die  manchmal 
zwischen  ihnen  entstehende  Wasserhaut  durchstossen ;  Lage     ai. 

3)  Man  legt  den  Körper  in  die  Schale  d  unter  Wasser  und 
verfährt  wie  bei  2);  Lage Oo, 

Dann  ist  das  Gewicht  des  Körpers  in  Luft  (a,  —  ao)/« .  0,1  gr,  das 
Gewicht  in  Wasser  (a.  —  ao)/cc .  0,1  gr,  der  Gewichtsverlust  (ai  —  «a)/« 
.0,1  gr,  also  die  Dichte: 

»1  —  aj 

Der  Factor  « .  0,1  fällt  aus  der  Endgleichung  heraus. 

Beispiel:  Ein  Stück  Glas  in  der  Schale  c:  a^  =  450,3;  in  der  Schalet: 
ag  =  399,0;  d  =  126,8/51,3  =  2,5. 

B.    Westphal-Mohr'sche  Waage  (Fig.  41).    Sie  dient  zur  bequemen 
Anwendung  der  S.  67  2)  besprochenen  Methode. 
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Äu  dem  Ende  einee  in  10  Theile  getheiltea  Waagebalkens  hängt 
als  Senkkörper  ein  Thermometer,  dsB  in  die  zn  unterBuchende  Flüssig- 
keit gesenkt  wird  und  deren  Temperatur  angiebt.  Ein  Gegengewicht  iC 
(Fig.  41)  hält  dem  Thermometer  in  der  Lnft  das  Gleichgewicht.  Die 
Gewichte  sind  [Reiter  von  drei  verschiedenen  Grössen.  Die  beiden 
i,  einander  gleichen,  A|  und  Ai,  sind  gleich  dem  Gewichte  des 
D  Senfckörper  verdrängten  destillirten  Wassers  bei  15"  C,  jedes  der- 


selben compeneirt  also  den  Auftrieb  im  Wasser,  wenn  es  an  dem  Haken  h 
hängt.     Das  Gewicht  B  wiegt  ^/jq,  daa  Gewicht  C  '/loo  ^'^^  ^■ 

Wird  das  Thermometer  in  irgend  eine  Flüssigkeit  gehängt,  so 
kann  man  den  Auftrieb  durch  Anhängen  der  Reiter  an  passende  Stellen 
«ompensiren.  Erhalten  wir  Gleichgewicht,  wenn  man  die  drei  Reiter 
-4,  B  =  0,1  .d  und  C=  0,01.4  auf  die  Theilstriche  abc  des  Waage- 
balkens setzt,  so  ist  nach  dem  Hebelprincip  der  Gewichtsverlust 
S=  Vio«-^  +  Vio'»-0.1-*  +  Vio-'^-t>,01-i  =  0,a6cA 
Da  der  Gewichtsverlust  in  Wasser  gleich  Ä  ist,  so  ist  die  Dichte 
der  Flüssigkeit  {S.  67) 
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Uebung  1.  1)  Man  stellt  zunächst  die  Waage  durch  Drehen  an 
der  Schraube  S  so,  das»  die  Spitze  bei  K  genau  der  bei  J  gegen- 
übersteht. 

2)  Man  hängt  das  Thermometer  in  Wasser  und  überzeugt;  sich, 
dasa  das  Gewicht  A  dem  Auftrieb  in  diesem  das  Gleichgewicht  hält. 

3)  Man  ersetzt  das  Wasser  durch  Alkohol  und  bestimmt  die  Lage 
abc  der  drei  Reiter,  bei  der  wieder  Gleichgewicht  besteht.  Die  Dichte 
ist  dann  rfj  =  0,  aic. 

4)  Man  ersetzt  das  Wasser  durch  eine  Salzlösung  und  bestimmt 
die  entsprechenden  Lagen  Ui  bj  c,.      Hier,   bei  Dichten  grösser  als    1, 

pjg   ^2  wendet  man  noch  den  zweiten  Reiter  A3  =  A-,  =  A 

an,  den  man  am  Ende  des  Waagebalkens  lässt.    Dann 
ist  da  ^=  1,  nibjC,. 

Uebung  2.  Mau  bestimmt  die  Dichte  einer 
Lösung  von  Kalium  -  QuecksUberjodid  (Thoulet'sche 
Lösung):  2,8;  in  dieselbe  wird  ein  Gypskrystall  ge- 
worfen; derselbe  schwimmt,  dann  ein  Magnetit- 
krystall,  derselbe  sinkt  unter;  ersterer  hat  eine  Dichte 
kleiner  als  2,8,  letzterer  eine  grössere  als  2,8.  Hier- 
auf hat  man  eine  Methode  der  Trennung  von  dich- 
teren und  weniger  dichten  Substanzen  gegründet;  die- 
selbe besteht  darin,  dass  man  Gemenge  in  fein  ge- 
pulvertem Zustande  mit  einer  Lösung  Ton  mittlerer 
Dichte  schüttelt  und  dann  tou  den  am  Boden  sich 
absetzenden  schwereren  Theilen  die  Flüssigkeit  mit 
den  in  derselben  schwebenden  leichteren  abgiesat. 
C.    Nicholson'sche  Senkwaage  (Fig.  42). 

Dieselbe  besteht  aus  einem  cylindrischen  Hohl- 
körper B,  an  dem  mittelst  eines  Stabes  eine  Schale 
zum  Auflegen  von  festen  Körpern  befestigt  ist,  während 
an  dem  unteren  Ende  eine  Waagschale  zu  demselben  Zwecke  an- 
gebracht ist.  Um  das  vollständige  Untersinken  des  Korpers  S  zu 
Terhindern,  wird  ein  Measingbügel  über  das  äussere  Gefäas  gelegt.  Soll 
der  Schwimmkörper  If,  der  für  sich,  ohne  Gewichte  auf  j4,  nur  bis  3  ein- 
taucht, bis  zur  Marke  bei  0  eintauchen,  so  musa  man  auf  ^  ein  bestimmtes 
Gewicht  P  auflegen;  ist  die  Senkwaage  durch  einen  Körper  vom  Gewicht  w 
belastet,  so  hat  man  bis  zum  Eintauchen  bis  zur  Marke  o  nur  ein  Gewicht 
p  ::^  P  —  K  aufzulegen.     Man  erhält  so  das  Gewicht  jc  :^=  P  —  p. 

Uebung.  Man  legt  Gewichte  auf  A,  bis  die  Senkwaage  bis  zur 
Marke  0  eintaucht: 

1)  wenn  kein  Körper  auf  A  liegt.  Gewicht     .     .     P, 

2)  wenn  der  Körper  auf  A  liegt.  Gewicht .     .     .     P^, 

3)  weiin  der  Körper  auf  C  liegt,  Gewicht .     ,     .     Pj. 


P,  —  P,  ist  der  Gewichtaverlust,  wena  der  Körper  von  der  oberea 
WtiagBchale  in  der  Loft  in  die  untere  im  Wasser  kommt;  dann  ist: 


D.    Aräometer. 

Priocip.  Ein  schwimmender  Körper  taucht  so  tief  in 
die  Flüssigkeit  ein,  dass  die  von  ihm  verdrängte  Flüssigkeit 
ebenso  viel  wiegt  wie  er  selbst. 

Uebung  (vergl.  Fig.  43).    Der  Schwimmkörper  j4  wird,  zusammen 
mit  dem  Becherglaae  B,  auf  einer  gewöhnlichen  Waage  durch  Schrot 
auBtarirt.    Der  Glascylinder  C,  in  den  seitlich  das  Rohr  E  ein- 
gekittet ist,  wird  bis  zur  Mündung  F  desselben  mit  Wasser    ^'E-  **■ 
gefallt.     Hierauf  wird  das  Becherglas  B  unter  E  gestellt  und 
der  Körper  A  in  das  Ge- 
isea  C  gesenkt.    Er  ver- 
drängt     eine      gewisse 
Hesge  Wasser,  die  nach 
B    hinüberfliesst;     ihr 
Volumen  entspricht  der 
Tiefe  seines  Eintauchens. 
SteUt  man   das  Becher- 
glas  sammt  Inhalt,  aber 
ohne     den      Schwimm- 
körper, wieder   auf  die 
Waage,  so  tritt  bei  der- 
selben Tara  wie  vorher 
Gleichgewicht  ein.    Das 
Gewicht  der  nach  B  hin-  ■ 
flbergedrängten  Wasser- 
in enge    ist    also    gleich 
dem  Gewichte  von  A. 

Apparat.  Das  Aräometer  (Fig.  44)  besteht  aus  einem  unteren 
weiteren  Theüe  und  einem  oberen,  engeren,  genau  cylindrischen  Theile. 
An  den  unteren  ist  eine  kleine  Kugel  angeblasen,  die  zum  Theil  mit 
Qoecksilber  gefüllt  ist;  das  Gewicht  desselben  bewirkt,  dass  das 
Aräometer  in  aufrechter  Stellung  schwimmt.  Vielfach  ist  dieses  Queck- 
silber zugleich  zur  Füllung  einer  Thermometerkugel  benutzt,  deren 
Capillare  in  den  oberen  cylindrischen  Theil  des  Instrumentes  hineinragt. 

Auf  dem  oberen  engeren  Theile  des  Aräometers  ist  eine  Theilung 
angebracht,  an  der  die  speciflschen  Gewichte  oder  Dichten  da  abgelesen 
werden,  wo  die  Flüssigkeitsoberfläche  die  Theilung  schneidet. 

Bei  ArSoraetern  für  Flüssigkeiteu  von  geringerer  Dichte  als  Wasser 
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liegt  der  der  Dichte  1,000  entsprechende  Punkt  am  untersten  Ende  der 
Scala,  bei  solchen  für  Flüssigkeiten  vbn  grösserer  Dichte  am  obersten. 
Uebung.  Man  bestimmt  mit  dem  Aräometer  die  Dichte  von 
demselben  Alkohol  und  derselben  Kochsalzlösung,  wie  bei  den  Versuchen 
mit  der  Westphal' sehen  Waage. 


Allgemeines  über  Atomvolumen   und  Molecularvolumen. 

Um  die  Beziehung  zwischen  Atomvolumen  und  Atomgewicht  mög- 
lichst leicht  zu  übersehen,  stellt  man  dieselbe  graphisch  dar  (vgl.  S.  7). 
Dazu  nimmt  man  Coordinatenpapier,  d.  h.  Papier,  das  mit  horizontalen 
und  verticalen  Linien  versehen  ist,  und  verzeichnet  von  dem  Punkte  o 
an  auf  der  horizontalen  Linie  ox  Punkte  in  Abständen,  die  den  Atom- 
gewichten der  einzelnen  Elemente  proportional  sind.  Auf  den  Lothen 
in  diesen  Punkten  trägt  man  nach  oben  Längen  ab,  die  jeweilig  den 
gefundenen  Atomvolumen  proportional  sind. 

So  wurde  für  das  Eisen  (Fe  =  56)  (vgl.  S.  58)  das  Atomvolumen 
gleich  7,3  gefunden.  Man  sucht  auf  der  horizontalen  Axe  (Fig.  45) 
den  Punkt  56  und  geht  auf  der  hier  nach  oben  gehenden  Linie  um 
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Fig.  45. 
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7,3  Einheiten  aufwärts.    Dadurch  gelangt  man  zu  dem  durch  ein  *  be- 
zeichneten Punkt  Fe.     Weiter  fanden  wir  für: 


Atom- 

Atom- 

Atom- 

Atom- 

gewicht 

volumen  ■ 

gewicht 

volnmen 

0  (Graphit) 

12 

5 

Cu 

63 

8 

Na 

23 

24 

Zn 

65 

9 

Mg 

24 

14 

Cd 

112 

12 

AI 

27 

11 

Sn 

119 

16 

S 

32 

16 

Sb 

120 

18 

Fe 

56 

7,3 

Pt 

194 

10 

Ni 

59 

7 

Pb 

* 

206 

19 
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Wir  wissen  ferner,  dass  das  Kalium  (K  =  39)  auf  Wasser 
schwimmt.  Hätte  es  die  Dichte  1,  so  wäre  sein  Atomvolumen  39,  in 
Wirklichkeit  ist  es  noch  etwas  grösser.  Ferner  ist  die  Dichte  von 
Kubidium  (Rb  =  85)  und  Cäsium  (Cs  =  133)  klein,  also  das  Atom- 
volumen sehr  gross.  Trägt  man  auf  Grund  dieser  Bestimmungen 
Punkte  in  das  Coordinatenpapier  ein,  und  verbindet  man  alle  diese 
Punkte  durch  eine  Curve,  wie  es  in  Fig.  45  angedeutet  ist,  so  sieht 
man,  dass  das  Atomvolumen  nicht  mit  wachsendem  Atomgewicht  stetig 
wächst  oder  abnimmt,  sondern  abwechselnd  zu-  und  abnimmt.  Auf 
Elemente  mit  kleinem  Atomvolumen  folgen  solche  mit  grösserem,  auf 
diese  wieder  solche  mit  kleinerem,  dann  wieder  solche  mit  grösserem 
Atomvolumen  u.  s.  w.  Die  Curve  zeigt  also  einen  sich  mehrfach  wieder- 
holenden Hin-  und  Hergang,  sie  stellt  eine  „periodische  Anordnung"  dar. 

Das  Atomvolumen  ändert  sich  periodisch  mit  dem  Atomgewicht. 

In  der  Tabelle  (S.  75)  sind  die  Atomgewichte,  Dichten  und  Atom- 
volumen nach  den  neuesten  Bestimmungen  zusammengestellt,  danach 
ist  die  Curve  (Fig.  46  a.  f.  S.)  gezeichnet  ^). 

Mit  wachsendem  Atomgewicht  nimmt  das  Atomvolumen  regel- 
mässig ab  und  zu.  Die  Curve,  welche  seine  Aenderungen  darstellt, 
wird  durch  fünf  Maxima  in  sechs  Abschnittte  zerlegt ,  welche  etwa  die 
Form  an  einander  gereihter  Kettenlinien  zeigen,  unter  denen  die  zweite 
und  dritte  und  ebenso  die  vierte  und  fünfte  einander  sehr  ähnlich  sind 
und  nahezu  gleichen  Stücken  der  Abscissenaxe  entsprechen. 

Die  physikalischen  und  chemischen  Eigenschaften  der  Elemente 
hängen  sehr  nahe  mit  ihrer  Stellung  auf  der  Curve  zusammen,  so  dass 
an  entsprechenden  Stellen  der  einander  ähnlichen  Curvenstücke  ähn- 
liche Elemente  stehen.  Die  Maxima  der  Curve  werden  durch  leichte, 
die  drei  letzten  Minima  durch  schwere  Metalle  gebildet.  Ferner  liegen 
analoge  Elemente  wie  Cl,  Br,  J,  oder  S,  Se,  Te,  oder  Ca,  Sr,  Ba  an 
entsprechenden  Stellen  der  Curve.  Aber  auch  bei  gleichen  oder  nahezu 
gleichen  Atomvolumen  sind  die  Eigenschaften  sehr  verschieden,  je 
nachdem  das  Element  auf  einem  steigenden  oder  fallenden  Curvenaste 
liegt,  je  nachdem  ihm  also  ein  kleineres  oder  ein  grösseres  Atom- 
volumen zukommt  als  dem  Elemente  mit  nächst  grösserem  Atom- 
gewichte. Beispiele  für  diesen  Satz  liefern  P  und  Mg,  Cl  und  Ca,  N 
und  In,  Mo  und  Cd  u.  a.  m. 

Dieses  Auftreten  periodischer  Aenderungen  in  den  Eigenschaften 
der  Elemente,  bei  wachsendem  Atomgewicht,  das  sich  nicht  nur  bei  den 
physikalischen,  sondern  auch  bei  den  chemischen  Eigenschaften  zeigt, 
fasst  man  unter  dem  Namen  zusammen:  Periodisches  System  der 
Elemente  nach  Mendelejeff  und  L.  Meyer. 

2.    Das  Molecularvolumen.    Für  feste  Verbindungen  gilt  u.  a. 


^)  Die  Tabelle   sowie   die  Curve   verdauken    wir   der   grossen  Güte    des 
Herrn  Prof.  Dr.  Seubert  in  Hannover. 
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Tabelle  der  Atomgewichte,  specifischen  Gewichte  und 

Atomvolumen. 


Elemente 

1 

>> 
m 

Atom- 
gewicht 

Specif. 
Gewicht 

Atom- 
volum 

Elemente 

1 

QQ 

Atom- 
gewicht 

Specif. 
Gewicht 

Atom- 
volum 

Wasserstoff   .    .    . 

H 

1,00 

Strontium  .... 

Sr 

86,96 

2,50 

34.8 

Xiitliium     .    . 

Li 

6,97 

0,59 

11,8 

y!ttrium .    .    . 

Y 

88,3 

3,6? 

25? 

üeryllium  .    , 

Be 

8,98 

1,85 

4,9 

Zirkonium     . 

Zr 

89,9 

4,15 

21,7 

Bor 

B 

10,85 

2,68 

4,0 

Niobium     .    . 

Nb 

93,2 

7,06 

13,2 

KoUenstoff  . 

C 

11,91 

3,3 

3,6 

Molybdän  .    . 

Mo 

95,31 

8,6 

11,1 

Stickstoff   .    . 

N 

13,94 

3? 

5? 

Buthenium    . 

Bu 

100,9 

12,26       8,3 

Sauerstoff .    . 

0 

15,88 

2? 

8? 

Bhodium    .    . 

Bh 

102,2 

12,1          8,4 

±luor  .... 

F 

18,96 

1,5? 

13? 

Palladium     . 

Pd 

105,0 

11,5 

9,1 

Katrium    .    . 

Na 

22,88 

0,97 

23,6 

Silber     .   .   . 

Ag 

107,11 

10,5 

10,2 

Magnesium   . 

Mg 

24,18 

1,74 

13,9 

Cadmium  .   . 

Cd 

111,1 

8,65 

12,8 

Aln-miTiiTiTn     . 

AI 

26,90 

2,56 

10,5 

Indium  .    .    . 

In 

113,1 

7,42 

15,2 

Silicium     .    . 

Si 

28,16 

7 

2,49 

1 
11,3 

Zinn    .... 

Sn 

118,20 

7,29 

> 

16,2 

Phosphor  , 

P 

30,80 

2,3 

13,4 

Antimon    .    , 

Sb 

119,0 

6,7 

17,8 

Scliwefel    , 

S 

31,82 

2,04 

15,6 

Tellur     .    .    . 

Te 

126,6 

6,25 

20,2 

Chlor  .    .   . 

Cl 

35,19 

1,38 

25,5 

Jod     .    .    .    , 

J 

125,90 

4,94 

25,5 

Kalium  .    . 

K 

38,83 

0,86 

45,2 

Cäsium   .    .    . 

Cs 

132,0 

1,88 

70,2 

Calcium     ' 

Ca 

39,71 

1,57 

25,3 

Baryum .    .    , 

Ba 

136,40 

3,75 

36,5 

Scandium  . 

Sc 

43,75 

2,6? 

17? 

Lanthan     .    . 

La 

137,3 

6,2 

22,5 

Titan  .    .    . 

Ti 

47,8 

3,7? 

13? 

Cer 

Ce 

139,2 

6,7 

21,0 

Vanadium, 

V 

50,8 

5,5 

9,2 

Erbium  .    .    , 

E 

165,1 

Cr 

51,74 

6,8 

7,6 

Ytterbium .    . 

Yb 

171,7 

— 

— 

Mangan 

Mn 

54,52 

8,0 

6,8 

Tantal    .   .    , 

Ta 

181,1 

10,8 

16,8 

Eisen  .   .    . 

Fe 

55,60 

7,8 

7,1 

Wolfram    . 

W 

182,7 

19,13 

9,6 

Kobalt    .   , 

Co 

59,1 

8,5 

6,9 

Osmium     .    . 

Os 

189,3 

22,48 

8,4 

Nickel     . 

Ni 

58,4 

8,8 

6,6 

Iridium  .    . 

Ir 

191,5 

22.42 

8,5 

Kupfer    .   . 

Cu 

63,12 

8,9 

7,1 

Platin     .    . 

Pt 

193,3 

21,50 

9,0 

Zink    .    .    . 

Zn 

64,91 

7,15 

9,1 

Gold    .    .    . 

Au 

195,7 

19,3 

10,1 

GaUium     . 

Ga 

69,6 

5,96 

11,7 

Quecksilber 

Hg 

198,8 

13,59 

14,7 

Germanius 

1 

Ge 

71,9 

5,47 

13,1 

Thallium   . 

Tl 

202,7 

11,86 

17,1 

Arsen .    . 

As 

74,5 

5,67 

13,1 

Blei     .    .    . 

Pb 

205,35 

11,38 

18,0 

Selen  .    .   . 

Se 

78,47 

4,6 

17,0 

Wismuth    . 

Bi 

207,3 

9,82 

21,1 

Brom  .    • 

Br 

79,35 

2,97 

26,7 

Thorium    . 

Th 

230,7 

11,1 

20,8 

Babidium 

Eb 

84,8 

1,52 

55,8 

Uran  .    .    . 

U 

237,6 

18,69 

12,7 

der  Satz:  Isomorphe  Verbindungen  haben  sehr  nahe  gleiche 
Molecularvolumina.  So  wurde  S.  64  das  Molecularvolumen  des 
Chromalauns  zu  277  bestimmt,  S.  65  das  des  Kalialauns  zu  279. 

Das  Molecularvolumen  ebenso  wie  das  Atomvolumen  stellt  aber 
nicht  den  Raum  dar,  welchen  die  Molecüle  selbst  einnehmen,  sondern 
in   ihm   ist   auch   noch  der  zwischen  den  Molecülen  befindliche,    von 
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gewöhnlicher  Materie  freie  Baum  enthalten.  Die  experimentell  be- 
stimmte Dichte  ist  nicht  diejenige  der  Molecäle  selbst,  d.  h«  der  Qnotient 
ans  ihrer  Masse  dnrch  den  Ton  ihnen  selbst  eingenommenen  Baum, 
sondern  der  Qnotient  ans  ihrer  Masse  dnrch  den  Ton  ihnen  selbst  ein- 
genommenen Banm  plns  den  zwischen  ihnen  liegenden  Bänmen,  worauf 
schon  Berzelius  hinwies.  Die  Dichte  der  Atome  selbst  ergiebt  sich 
aus  theoretischen  Betrachtungen,  z.  B.  bei  Wasserstoff  zu  360,  sie  ist 
also  sehr  riel  grösser  als  für  die  dichtesten  festen  Körper. 

Das  MolecularYolumen  giebt  daher  nur  dann  ein  relatives  Maass 
für  die  Volumina  der  Molecule  Terschiedener  Körper,  wenn  entweder 
die  sämmtlichen  Molecule  genau  an  einander  liegen  (dann  müssten  wir 
eiue  continuirliche  BaumerfäUung  durch  die  Materie  annehmen),  oder 
wenn  das  GesammtTolumen  bei  allen  Körpern  genau  das  gleiche  Viel- 
fache des  Voluminhaltes  der  Molecule  selbst  ist.  Dies  ist  aber  im  All- 
gemeinen nicht  der  FalL  Auch  spielen  hierbei  die  Drucke,  unter  denen 
sich  die  Körper  befinden,  sowie  deren  Temperatur  eine  grosse  Bolle. 
Temperaturen  und  Drucke,  bei  denen  man  am  ehesten  einfache  Bezie- 
hungen erwarten  könnte,  hat  man  früher  als  entsprechende  Zustände 
bezeichnet.  Für  die  festen  Körper  sollten  es  die  Schmelzpunkte,  für 
die  Flüssigkeiten  die  Temperaturen  seiu,  bei  denen  ihre  Dämpfe  gleiche 
Spannkräfte  besitzen,  also  z.  B.  die  Siedepunkte;  in  Wirklichkeit  sind 
bei  Flüssigkeiten  entsprechende  Zustände  solche,  bei  denen  die  Tempe- 
raturen gleiche  Bruchtheile  der  kritischen  Temperatur  und  die  Drucke 
gleiche  Bruchtheile  der  kritischen  Drucke  sind  (vergL  Dampfdruck  Und 
Siedepunkt). 

3.    Abhängigkeit  des  Molecularvolumens   einer  Verbin- 
dung von  dem  Atomvolumen  der  darin  enthaltenenElemente. 
Es  fragt  sich,  ob  die  Molecularvolumina  der  Verbindungen  sich 
als  Summe  der  Volumina  der  in  ihnen  enthaltenen  Atome  darstellen 
lassen. 

Hat  z.  B.  eine  Verbindung  ÄaBiCcDd-"  (AB  CD  sind  die 
Zeichen  für  die  Elemente,  und  die  Indices  geben  an,  wie  oft  deren 
Atome  in  der  Verbindung  enthalten  sind)  das  Molecularvolumen  F,  und 
ist  letzteres  gleich  der  Summe  der  Volumina  der  einzelnen  in  ihr  ent- 
haltenen Atome,  so  kann  man  die  Annahme  machen,  dass 

V=.[avA  +  hvB  +  cvc  + ]• 

Dabei  bezeichnen  va,  ^b>  VC"  die  Volumina,  welche  den  Atomen 
der  Elemente  ABC.  zukommen.  Um  Va,  ^b»  «^c-«  z^  bestimmen, 
vergleicht  man  die  Molecularvolumina  von  Verbrudungen,  ru  denen  die 
a,  b,  c...  verschiedene  Werthe  haben.  Eventuell  bestimmt  man  auch 
zunächst  das  Molecularvolumen  eines  Atomcomplexes  AaBh,  so  z.  B. 
wenn  man  die  Molecularvolumina  der  einzelnen  Grlieder  eruer  homologen 
Beihe  von  einander  subtrahirt,  um  das  Molecularvolumen  von  CHg  zu 
erhalten.    Eine  Vergleichung  der  Aldehyde  mit  den  Säuren  liefert  v  (0), 
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eine  Vergleichung  von  Oxyden  und  Sulfiden  hieraus  v  (S).  Hat  man 
das  Atomyolumen  des  Wasserstoffs  gefunden,  so  folgen  diejenigen  des 
Chlors,  Broms,  Jods  etc.  aus  den  Halogen substitutionsproducten.  Zu 
beachten  ist  bei  diesen  Berechnungen,  ob  die  Art  der  Bindung  der 
Elemente  in  den  betreffenden  Verbindungen  eine  gleiche  ist  oder  nicht, 
ob  Doppelbindungen  (Lücken  nach  Brühl)  auftreten  und  so  fort. 

Man  hat  mit  Ostwald  zwischen  additiven  und  constitutiven 
Eigenschaften  der  Verbindungen  unterschieden,  die  ersteren  hängen 
nur  von  der  Art  und  der  Zahl  der  in  einem  Molecül  zusammentretenden 
Atome  ab,  die  letzteren  auch  von  ihrer  gegenseitigen  Bindung.  In 
erster  Annäherung  erscheinen  die  meisten  Eigenschafben  als  additive, 
eine  genauere  Untersuchung  zeigt  aber^  dass  sie  constitutive  sind.  So 
ist  das  Atomvolumen  vieler  Elemente  angenähert  constant  in  den  ver- 
schiedenen Verbindungen,  die  kleinen  Aenderungen  rühren  von  der 
Art  der  Bindung  her. 

Die  oben  aufgestellte  Gleichung  hat  übrigens  durchaus  keine  all- 
gemeine Gültigkeit,  ganz  abgesehen  davon,  dass  die  einzelnen  Elemente 
meist  nicht  mit  demjenigen  Atomvolumen  in  eine  Verbindung  ein- 
treten, welches  ihnen  im  un verbundenen  Zustande  zukommt.  Wir 
fanden  z.  B.  auf  S.  65  für  PbS  und  ZnS  die  Molecularvolumina  31 
bezw.  24.  Für  die  Elemente  S,  Pb  und  Zn  war  Fa«  =  16,  18  und 
9,  die  Summen  der  betreffenden  Atomvolumina  sind  hier  34  und  27, 
also  beide  um  drei  Einheiten  grösser  als  die  gefundenen  Molecular- 
Yolumina. 


V.  Verhalten  der  Gase  bei  Druck-  und  Temperatnr- 
ändernngen. 

1.    Das  Volamenometer  (Stereometer). 

Gebraucht  wird:  Yolnmenometer  (Fig.  47),  Stativ  mit  Rolle  und 
Schnur,  cylindriacher  ParaMnklotz,  Becherglas,  OnmmiBChlaDch ,  Glaseiiuatz 
im  Tolameaoineter. 

Princip.  Bei  dem  Volumenometer  kommt  zur  Anwendang  das 
Boyle'sche  (Mariotte'ache)  Gesetz; 

Die  Ton  dei-Belben  Menge  Gas  eingenommeneD  Toluminn 
verhaltec  sich  bei  conatanter  Temperatur  und  bei  ver- 
Bcbiedenen  Drucken  umgekehrt  wie  die  Drucke, 

Sind  Fj  und  Fj  die  Volumina,  welche  dieselbe  Gaamenge  bei  den 
Drucken  j>,  und  p^  einnimmt,  bo  ist : 

Vi  :  F,  =pa  :pi     oder     V^Pi  ==  V^pt  ....      1) 
Bei    den   Volumenometern    wird  ein  bekanntes  Gasvolumen  V 
durch  Einbringen   eines  festen   oder  flüssigen  Körpers  um  das  zu  be- 
Fig-  47.  stimmende  Volumen  ip  desselben  vermindert  und  aus 

den  Druckänderangen ,  die  eintreten,  wenn  man  die 
Volumina  V  resp.  V  —  fp  in  mesabarer  Weise  ver- 
ändert, ein  Rückscbluss  auf  das  unbekannte  Volumen 


Apparat.     Das  Volumenometer  nach   Say  be- 
steht   aus    einem    cylindriscben   Gefässe    A    mit  ab- 
geschlifi'enem  Rande  u  und  aufgescblifi'enem  Deckel  d 
mit  Hahn  H.     An  A  ist  ein  cylindriscbea ,  in  Milli- 
meter von  0  bia  x  getheiltes  Glasrobr  £  angesetzt,  der 
Sullstrich  befindet  sich  in  der  Nähe  des  oberen  Rohr- 
endes.    B  taucht  in  ein  mit  Wasser  gefülltes  Stand- 
geföss    W.     Der  Deckel  d  wird  nach  Einfetten  des 
Randes  a  auf  diesen  luftdicht  aufgedrückt.      Um  Er- 
wärmungen  zu  vermeiden ,  fasst  man   das  Geläss  A 
während    der  Messung    nicht    mit    den   Händen   »n^ 
sondern  zieht  es  an  einem  Faden  s,  der  über  eine  Rolle  geht,  in  die 
Höhe.     Der  Faden  theüt  sich  oberhalb  von  li  in  drei  Theile,  die  um 
den  unteren  Rand  von  a  geschlungen  sind.    Bei  diesem  Apparate  ist  das 
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Volumen   von  Ä  bis  0  dasjenige  Volumen  F,  welches  durch  das  Ein- 
bringen des  zu  messenden  Körpers  verändert  wird. 

Uebung  1.  1)  Man  füllt  W  bis  zum  Nullpunkt  der  Scala  auf  B 
mit  Wasser,  setzt  den  Deckel  bei  geöffnetem  Hahn  H  auf  und  lässt  den 
Apparat  einige  Zeit  stehen,  damit  alle  Theile  eine  con staute  Temperatur 
annehmen. 

2)  Man  schliesst  H  und  zieht  das  Volumenometer  in  die  Höhe,  liest, 
sobald  das  an  den  Wänden  mit  emporgehobene  Wasser  herabgelaufen 
ist  und  der  Flüssigkeit smeniscus  eine  feste  Stellung  eingenommen  hat, 
die  Stellung  der  Wassersäule  im  getheilten  Rohre  =  a^  mm ,  und  die 
Stellung  des  Wasserspiegels  an  der  Scala  =  Oj  mm  ab. 

3)  Man  legt  in  Ä  den  zu  messenden  Körper,  etwa  einen  Paraffin- 
klotz, senkt  wieder  den  Apparat  bis  zum  Nullpunkt  der  Scala  in  das 
Wasser  und  drückt  den  Deckel  bei  geöffnetem  Hahn  wieder  auf.  (Für 
die  Uebungen  ist  es  zweckmässig,  den  Körper  möglichst  gross  zu 
wählen.) 

4)  Nach  einiger  Zeit  schliesst  man  den  Hahn  und  zieht  das  Volu- 
•   menometer  heraus ;  Stellung  der  Wassersäule  an  der  Scala  =  bi  mm, 

Stellung  des  Wasserspiegels  an  der  Scala  =  b^mm. 

5)  Man  nimmt  den  Deckel  ab,  entfernt  den  Körper,  füllt  das  ge- 
tbeilte  Rohr  bis  zum  Nullstrich  mit  Wasser,  das  man  in  ein  Becher- 
glas  fliessen  lässt.  Man  wägt  das  Becherglas  mit  dem  W^asser.  Ge- 
wicht :  p2  gr. 

6)  Man  wägt  das  Becherglas  für  sich :  Gewicht  pi. 

7)  Man  liest  den  Barometerstand  ab,  der,  auf  0®  reducirt,  gleich 
h  sei. 

Berechnung.  Das  einem  Millimeter  der  Scala  auf  B  entsprechende 
Volmnen  ist  (^2  —  Pi)/^  =  ccbcm.  Die  Höhen  der  Wassersäulen  bei 
2  und  4  sind  «i  —  a2  bezw.  b^  —  ?>.j;  durch  Division  mit  13,6  erhält 
man  die  Höhen  entsprechender  Quecksilbersäulen  h  und  h'.  Im  Falle  2 
bat  man  dann: 

V  -\-  aiC  h  .        ^^        üicQ)  —  1i) 

-_ z= oder     V  ~ —  • 

V  h  —  h  h 

Im  Falle  4  ist : 

V—q)  +  h,c  h  .  __        h,c{h  —  h') 

V  —  q)  b  —  h  h 

Beispiel:  «i  =  75mm;  02=  282mm;  fej  =  29mm;  62  =^  294mm; 
P2  —  Pi  =^  20  gr;  X  =  400mm;  b  =  745;  c  =  Vio;  F=  ISOcbcm;  g^=^  180 
—  54  =  126  cbcm. 

Uebung  2.  Dichtebestimmung  von  pulver förmigen 
Körpern.  Die  Körper  werden  in  einen  kleinen  Glascylinder  gebracht^ 
der  den  cylindrisch^  Raum  Ä  möglichst  erfüllt  und  gleich  von  vorn- 
herein in  demselben  steht;  sonst  wird  wie  bei  Uebung  1  verfahren. 
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2.    Das  Luftthermometer. 

Gebraucht  wird:  Luftthennometer  (Fig.  48),  Blecligefäss  für  Eis  und 
für  Wasserdampf,  kleines  Thermometer,  grosser  Eisentopf  als  Wasserbad, 
Bührer,  Dreifuss,  grosser  Brenner,  Thermometer  am  Stativ  zum  Vergleichen, 
beiderseitig  mit  Stanniol  beklebter  Pappschirm  zwischen  Luftthennometer 
und  Wasserbad,  Eis  oder  Schnee,  eventuell  Kathetometer. 

Prineip.  Bei  dem  Luftthermometer  kommt  zur  Anwendung  das 
Charles'sche  (oder  Gay-Lussac'sche)  Gresetz: 

Die  von  derselben  Menge  Gas  eingenommenen  Volumina 
wachsen  bei  constantem  Drucke  proportional  mit  der  Tem- 
peratur. Die  von  derselben  Menge  Gas  ausgeübten  Drucke 
wachsen  bei  constantem  Volumen  proportional  mit  der  Tem- 
peratur. 

Das  Volumen  einer  abgeschlossenen  Menge  Gas  sei  Vq  bei  der 
Temperatur  0®  und  dem  Drucke  po-  Wir  erhalten  zunächst  den 
Druck  constant ,  dann  ändert  sich  Vq  beim  Erhitzen  um  t^  um  a  Vq  t, 
wenn  a  der  Ausdehnungscoefficient  ist;  das  Volumen  bei  P  ist: 

Vt=Vo  +  aVot=Vo(l+at) 1) 

Halten  wir  das  Volumen  constant,  so  ändert  sich  pQ  beim  Erhitzen 
um  t^  um  n'pot,  wenn  a'  der  Spannung scoefficient  ist;  der  Druck 
bei  t^  ist: 

Pt=Po  +  (^'Pot  =Po{l  +  cc't)    .     ,     .     :     .      2) 

Dabei  ist  a'  sehr  nahe  gleich  a,  nur  etwas  grösser. 

Die  beiden  Gleichungen  1)  und  2)  sind,  wenn  man  «  =  a'  setzt, 
specielle  FäUe  einer  allgemeineren,  welche  das  Boyle-Charles'sche, 
bezw.  Mariotte-Gay-Lussac'sche  Gesetz  ausdrückt: 

PtVt=Poyo{l  +  cct) .3) 

Die  Gleichung  3)  geht  in  1  über,  wenn  man  den  Druck  constant 
erhält ,  also  pt  =  po  setzt ,  sie  geht  in  2  über,  wenn  man  das  Volumen 
constant  erhält,  also  Vt  =  Vq  setzt. 

Setzt  man  t  =  Const. ,  so  ist  po  Vq{1  -\-  at)  :=  Const.,  also  pt  Vt 
=  Const.,  man  erhält  das  ßoyle'sche  Gesetz,  S.  78. 

a  und  ebenso  a'  haben  für  alle  Gase  und  Dämpfe,  die  hinlänglich 
weit  von  ihrem  Sättigungspunkte  entfernt  sind,  nahezu  den  Werth 

a  =  a'  =  0,003665  =  V-^ts- 

Apparat.  An  ein  cylindrisches  Glasgefäss  n  (Fig.  48)  ist  ein 
Capillarrohr  «j  angeschmolzen.  Bei  Ci  ist  an  dasselbe  ein  seitliches 
Rohr  g  mit  Hahn  H  angesetzt ,  mit  welchem  ein  Chlorcalciumrohr  ver- 
bunden wird;  bei  d  ist  es  an  ein  ca  10  mm  weites  Rohr  b  angeschmolzen, 
dessen  unteres  Ende  in  einen  Stahlhahn  h  eingekittet  ist.  Unmittelbar 
unterhalb  der  Ansatzstelle  d  ist  in  h  eine  kleine  schwarze  Spitze  €S 
(s.  Fig.   49)   eingeschmolzen.      Der  Hahn  h  hat   die   Gestalt   Fig.   50. 


Lafttbermomel«r.  81 

Darch  die  Durchbohnmg  g  kann  man  die  beiden  Röhren  b  and  r  mit 

Moander  in  Yerbindnng  setzen,  während  durch  die  Durchbohrung  p 

entweder  b  oder  r  mit  der  umgebenden  Luft  communiciren  bann.    Dae 

Fig.  49.  Fig.  50.  Fig.  48. 


den  Hahn  h  tragende  Stablatück  w: 
einer  UeberfsngBchraube  an  einem  ; 
festigt,  an  welches  ein  umsponnener 
schlanch  s  angebtmden  ist,  der  zu 
einem  Glasrohr  a  führt,  das  mit- 
telst eines  Schlittens  mit  Mikro- 
meterBchraube  c  in  einer  Führung 
auf  und  nieder  bewegt  wird.    Das 
Rohr  b,  der  Kautschukschlauch  s     n 
uad  das  Rohr  a  sind  mit  Queck- 

ilber  gefüllt.     Das  Ganze  ist  an 
Sanle  AB  befestigt,  in  die 

in  Glasstreifen  mit  Millimeter- 
theilung  eingelegt  ist. 

Das  GefUsB  n  wird  in  ein 
doppelwandigea  Gefäsa  gesetzt, 
dessen  äusserer  Raum  mit  fein 
gertossenem  Eis  gefüllt  wird.  Ein 
anderes,  ebenfalls  doppel wandiges 
Gefass  dient  als  Siedegeföss  (vgl- 
Fig,  88).  Beim  Vergleichen  des 
Luftthermometers  mit  einem 
Quecksilberthermometer  wird  ein 
grösseres  Wasserbad  verwendet; 
ein  passend  ausgeschnittener 
Pappschirm  wii-d  zwischen  n  und 
die  Säule  AB  gestellt,  um  die 
nicht  im  Wasserbade  befindlichen 
Tbeile  des  Apparates  möglichst  gegen   Wärmestrahlung  zu  schützen. 

Uetmng  L  Bestimmung  des  Verhältnisses  der  Volnmina 
der  erwärmten  und  nicht  erwärmten  Tbeile  des  Luftthermo- 
meters.     1)  Man  nimmt  die  Glastheile  n  bis  b  von  dem  Stahlhahn  h 
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ab  und  fallt  n  nnd  den  Theil  des  Capillarrohres,  der  sich  in  dem  Räume 
befindet,  dessen  Temperatur  bestimmt  werden  soll,  mit  Quecksilber; 
seine  Temperatur  sei  f®,  sein  Gewicht  Q. 

2)  Man  füllt  ebenso  die  anderen  Theile  des  Luftthermometers  mit 
Quecksilber  von  der  Temperatur  f®;  sein  Grewicht  sei  q. 

Dann  sind,  wenn  d  die  Dichte  des  Quecksilbers  bei  i^  ist,  die 
Volumina  V  und  q)  bei  t^ 

V=Q/d',     q>  =  q/d. 

Die  Volumina  von  n  und  der  Rohrentheile  bis  d  sind  dann  bei  O®: 
Vq  =  V;(l  +  3/50  und  q>o  =  q>/(l  +  3/50,  wo  3/5  der  cubische 
Ausdehnungscoefficient  des  Glases  (=  0,000025)  ist.  Wir  setzen  das 
Verhältniss  (fo/Vo  =  f^* 

Uebung  2.  Füllen  des  Luftthermometers  mit  Luft  von  0® 
und  bestimmtem  Druck. 

1)  Man  setzt  die  Glastheile  wieder  an  und  trocknet  das  Gefass  n 
des  Luftthermometers  nebst  den  anstossenden  Theilen.  Dazu  verbindet 
man  g,  während  der  Hahn  h  die  in  Fig.  50  angegebene  Lage  hat,  mit 
einem  Dreiweghahn;  die  eine  der  drei  Ansatzröhren  desselben  fuhrt  zu 
einer  Luftpumpe,  die  zweite  zu  einem  Trockenapparat,  die  dritte  ist 
mit  g  verbunden.  Man  setzt  n  in  das  Siedegefass,  evacuirt  abwechselnd 
und  lässt  trockene  Luft  zu,  bis  alle  Feuchtigkeit  aus  n  entfernt  ist. 

2)  Man  schliesst  den  Hahn  H,  nimmt  den  Dreiweghahn  fort,  setzt 
an  H  ein  Chlorcalciumrohr  und  öffnet  wieder  H. 

3)  Man  setzt  das  Gefass  n  in  Eis  oder  Schnee,  hängt  neben  h  ein 
Thermometer  (Temperatür  r),  dreht  den  HahnA  um  90®,  so  dass  h  und 
r  (Fig.  50)  mit  einander  communiciren ,  hebt  und  senkt  den  Schlitten 
so  lange  durch  Drehen  an  der  Schraube  c,  bis  das  Quecksüber  in  b  die 
schwarze  Spitze  berührt.  Dies  erkennt  man  daran,  dass  das  Spiegelbild 
der  Spitze  im  Quecksilber  und  diese  selbst  sich  vollkommen  berühren. 
Dann  schliesst  man  den  Hahn  H. 

4)  Man  liest  entweder  an  der  eingelegten  Spiegelglasscala  oder  mit 
dem  Kathetometer  ab :  a)  die  Differenz  der  Höhen  der  Quecksüberkuppen 
in  den  Bohren  a  und  h,  sie  sei  reducirt  (vgl.  S.  27)  Ä;  b)  den  Baro- 
meterstand, er  sei  reducirt  b;  c)  die  Temperatur  r. 

Die  Grösse  d  ist  durch  den  Unterschied  in  den  CapiUardepressionen 
in  den  Bohren  h  und  a  bestimmt,  sie  ist,  je  nachdem  sie  positiv  oder 
negativ  ist,  zu  der  bei  irgend  einer  Messung  gefundenen  Höhendifferenz 
in  a  und  h  zu  addiren  oder  von  ihr  abzuziehen.  Der  Druck,  unter  dem 
die  abgeschlossene  Luftmenge  steht,  wenn  F©  die  Temperatur  0®  und 
ijp  die  Temperatur  r®  hat,  ist  dann  pQ  =  h  ^  d  ^), 


^)  Beicht  der  Spiegelglasstreifen  nicht  bis  hinter  die  Bohre  bd,  so  liest 
man  in  a  den  Stand  bei  0^  xq  und  bei  t^  x^  ab  und  erhält  dann  den  Druck 
Pq  =  (x^  —  x^/tuy  und  +  cf  =  pq  —  &. 
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üebung  3.     Bestimmung  der  Spannungscoefficienten. 

1)  Man  setzt  das  Luftthermometer  in  das  Gefass  zum  Entwickeln 
des  Wasserdampfes  und  erhitzt  das  Wasser  bis  zum  Sieden. 

2)  Man  schiebt  den  Schlitten  in  die  Höhe,  bis  das  Quecksilber  in  b 
die  Spitze  d  berührt,  hält  das  Wasser  im  Sieden,  bis  während  etwa  5 
bis  7  Minuten  keine  Verschiebung  der  Quecksilberkuppen  mehr  eintritt. 

3)  Man  liest  ab:  a)  die  Differenz  der  Quecksilberkuppen  in  a  und 
b,  sie  sei  reducirt  7t i ;  b)  den  Barometerstand,  er  sei  reducirt  5i. 

Der  Druck  Pi ,  unter  dem  das  Gras  im  Luftthermometer  steht ,  ist : 

p^  =z  7t^  +  ^1  d:  d\ 

4)  Man  sucht  in  der  Tabelle  12  die  dem  reducirten  Barometer- 
stande bj  entsprechende  Siedetemperatur  T. 

5)  Man  liest  die  Temperatur  x'  an  dem  neben  h  hängenden  Thermo- 
meter ab. 

6)  Nach  Beendigung  des  Versuches  schiebt  man  den  Schlitten  c 
wieder  herab,  weil  sonst  beim  Entfernen  des  Siedegefasses  das  Queck- 
silber leicht  nach  n  hinübertritt. 

Berechnung.  Hätte  beim  Füllen  mit  Luft  bei  0®  das  ganze 
Luftvolumen  bis  zur  Spitze  die  Temperatur  0^,  und  nach  dem  Erhitzen 
die  Temperatur  T^,  würde  man  weiter  die  Ausdehnung  des  Glases 
nicht  berücksichtigen,  so  wäre  der  Spannungscoefficient 

^/  _  i>i  —  i>o 
cc     ■  ■  • 

Macht  man  diese  vereinfachenden  Annahmen  nicht,  so  ist 

pAl  +.  ft  +  3ßT)—p,(l  +11) 
p,T  +  ti(po [T  -  t']  -p,[T  —  t']) ' 

üebung  4.  Vergleichung  eines  Quecksilberthermometers 
mit  dem  Luftthermometer. 

1)  Man  taucht  das  Quecksilberthermometer  in  das  Bad  neben  das 
Luftthermometer  und  erwärmt.  Dabei  steigt  das  Quecksilber  in  der 
Röhre  a  und  sinkt  in  h, 

2)  Man  schiebt  den  Schlitten  c  in  die  Höhe,  bis  das  Quecksilber 
in  h  die  Spitze  berührt,  hält  die  Temperatur  constant,  bis  während 
etwa  5  bis  7  Minuten  keine  Verschiebung  der  Quecksilberkuppen  mehr 
eintritt. 

3)  Man  liest  ab*  a)  die  Temperatur  r  und  r^  des  Bades  bezw.  der 
Luft  bei  b]  b)  die  Differenz  der  Quecksilberkuppen  in  a  und  b,  sie  sei 
reducirt  7ti ;  c)  den  Barometerstand,  er  sei  reducirt  bj. 

4)  Man  steUt  denselben  Versuch  noch  bei  einigen  anderen  Tempe- 
raturen an  und  schiebt  zuletzt  c  wieder  nach  unten. 

Berechnung.  Der  Druck,  den  die  im  Luftthermometer  abge- 
schlossene Luft  bei  der  Temperatur  des  Bades  ausübt,  ist 

Ph  =  yt  +  bi±  d, 

6* 
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Berücknchtigen  wir  nicht  das  Yoriumdensein  des  Baumes  ff  und  die 
Ansdebnnng  des  Glases,  so  ist  die  wahre  Temperatnr  des  Bades 

Die  Ahweichung  des  Qnecksflherthermometers ,  welches  t^  zeigte, 
ist  also  ^  ^  ti  —  /.  Diese  Correedon  ist  bei  allen  Ablesungen  am 
QoecksiLberthermometer  anzubringen. 

Tragt  man  allen  Gorrectionen  Bechnung,  so  ist 

-Po){l  +  f*) 


•1  —       r 


Po^—  Pt  '  3/5 

Beispiel:  g,  =  204,  h^  =  736,  d  =  -\-  2,  p^  =942 mm.  Ohne  Bück- 
sieht  auf  9>  :  Pf  —  Po  =  246,8 ,  «j  =  97,8®.  Mit  Bücksicht  auf  g>  :  9/Vq 
=  Yjgg,  t  =  17,0®,  tj  =  98,3®.  Das  gleichzeitig  insWasserhad  eintauchende 
Thermometer  zeigte  98,5®,  also  um  0,2®  zu  hoch. 

Auf  die  durch  das  Luftthermometer  bestimmten  Temperaturen 
sind  die  Angaben  aller  anderen  Thermometer  zu  beziehen.  Dazu  genügt 
es,  ein  Thermometer  mit  dem  Luft-  resp.  Wasserstoffthermometer  zu 
Tergleichen,  sich  ein  sogenanntes  Normalthermometer  herzustellen 
und  dann  mit  diesem  die  zur  Verwendung  kommenden  zu  aichen  (yergL 
weiter  unten  bei  Thermometrie).  Solche  Vergleichungen  werden  von 
der  Physikalisch -Technischen  Beichsanstalt  an  Thermometern,  die  ihr 

eingeschickt  werden,  ausgeführt. 

« 

Allgemeines. 

1.    Beduction  eines  eyentuell  feuchten  GasTolumens  auf 

0®C.  und  760mm  (vergL  Tabelle  8). 

Die  Gesetze  von  Boyle  und  Charles  dienen  dazu,  das  Volumen 
zu  berechnen ,  welches  ein  bei  dem  Druck  p  und  der  Temperatur  t  ge- 
messenes Gasvolumen  Vpt  einnehmen  würde,  wenn  es  unter  dem  Drucke 
von  760  mm  stände  und  die  Temperatur  0®  hätte. 

Es  ist,  wenn  a  =  0,00367  =  V273: 

Fangen  wir  ein  Gas  in  einem  Messcylinder  über  Quecksüber  von 
der  Temperatur  t  auf  und  ist  das  Niveau  des  letzteren  im  Messcylinder 
um  Äe Millimeter  höher  als  aussen,  ist  bo  der  reducirte  Barometerstand 
und  Hq  die  auf  0®  reducirte  Quecksilbersäule  ht,  so  steht  das  Gas  unter 
dem  Druck  p  =  h^  —  Jiq. 

Fangen  wir  das  Gas  über  Wasser  auf  und  ist  das  Niveau  des 
letzteren  um  ^Millimeter  im  Messcylinder  höher  als  aussen,  so  müssen 
wir  bo  =  -ff/13,6  von  &o  abziehen,  und  femer  dem  Dampfdruck  des 
"Wasserdampfes  (Tab.  13)  Bechnung  tragen. 
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In  Yielen  Fällen  ist  auch  das  über  Quecksilber  gemessene  Gras 
feucht,  es  enthält  Wasserdampf,  so  bei  Bestimmung  yon  Wasserstoff  im 
Endiometer;  wir  bringen  dann  noch  einen  Tropfen  Wasser  dazu,  um  es 
mit  Wasserdampf  zu  sättigen. 

Ist  V'  das  gemessene  Volumen  und  e  der  Dampfdruck  des  Wasser- 
dampfes bei  der  Temperatur  t^  (vgl.  Hygrometrie),  so  ergiebt  sich  das 
Yolnmen  des  trockenen  Gases  folgendermaassen : 

In  einem  Gemisch  zweier  Gase,  das  unter  dem  Drucke  P  das 
Volumen  F'  erfüllt,  übt  jede  der  beiden  Componenten  genau  denselben 
Druck  p  bezw.  Pi  aus ,  als  ob  sie  allein  den  Raum  F'  erfüllte ,  wobei 
p  -|-  j?i  =  P  ist  (Gesetz  von  Dalton).  Unter  dem  Drucke  P  würden 
die  beiden  Componenten  also  für  sich  Volumina  ausfüllen : 

In  dem  Gemisch  von  Luft  und  Wasserdampf,  dessen  Dampfdruck 
bei  der  Temperatur  t  gleich  e  ist,  ist  also  ein  Volumen 

Luft  enthalten.  —  Wir  können  demnach  dem  vorhandenen  Wasserdampf 
dadurch  Rechnung  tragen,  dass  wir  sagen,  das  Volumen  F'  steht  unter 
dem  gemessenen  Druck  P  vermindert  um  die  Spannkraft  des  Wasser- 
dampfes bei  t^. 

2.    Kinetische   Gastheorie. 

Nach  der  kinetischen  Gastheorie  bestehen  die  Gase  aus  einzelnen 
Molecülen,  die  sich  nach  allen  Richtungen  durch  einander  bewegen, 
und  deren  Dimensionen  klein  gegenüber  ihren  gegenseitigen  Abständen 
Bind.  Der  Druck  p  auf  die  Wände  eines  Gefasses  vom  Volumen  v,  in 
dem  eine  bestimmte  Masse  eines  Gases  von  der  Temperatur  t  enthalten 
ist,  wird  durch  die  Stösse  hervorgerufen,  welche  die  Molecüle  bei 
ihrem  Auftreffen  auf  die  Einheit  der  Wandfläche  ausüben.  Er  hängt 
ab:  1)  von  der  Zahl  der  Stösse,  d.  h.  der  Zahl  der  in  der  Zeiteinheit 
auftreffenden  Molecüle;  2)  von  der  Masse  der  stossenden  Molecüle, 
und  3)  von  ihrer  Geschwindigkeit  TL  Letztere  hängt  von  der  Tem- 
peratur ab.  Würde  beim  Abkühlen  eines  Gases  die  Geschwindigkeit 
schliesslich  gleich  NuU,  so  würde  auch  der  Druck  Null,  wir  sind  bei 
der  sogenannten  absoluten  Nulltemperatur  angelangt.  Aus  der  kineti- 
schen Gastheorie  leitet  sich,  wenn  wir  das  Volumen  der  Gasmolecüle 
als  verschwindend  klein  annehmen  und  voraussetzen,  dass  dieselben 
auf  einander  keine  Kräfte  ausüben,  das  Boyle -Charles 'sehe  Gesetz 
ab,  und  zwar  ist,  wenn  C  eine  von  der  Wahl  der  Einheiten  für  Druck 
und  Volumen  abhängige  Constante  ist: 
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PoVoi^  +  «0  =  Va  .  er«  =  aj>oro  (^  +  ^)  • 

Der  Druck  auf  die  Wände  wird  Xnll,  wenn  17  =  0,  also 

1  +  af  =  0,         /  =  —  l/a  =  —  273® 

ist.  Die  absolute  Nulltemperatar  liegt  demnach  bei  — 273^0.  Die  Ton 
—  273®  an  gerechneten  Temperaturen  T  heissen  absolute  Tempe- 
raturen; messen  wir  die  Temperaturen  in  Celsiusgraden  t,  so  ist  die 
absolute  Temperatur  T  =t  +  273". 

Ersetzt  man  die  Temperatur  in  Celsiusgraden  durch  absolute 
Temperaturen,  so  erhalt  man  für  das  Mariotte-Gay-Lussac'sche 
Gesetz : 

pv  =  PqVo(1  +  «0  =  «i>o*'o  ( \-  t)  =  apoVoT=  BT, 

d.  h,  dasProduct  aus  Druck  und  Volumen  ist  proportional  der  absoluten 
Temperatur;  B  ist  die  sogenannte  (rasconstante.  Ihr  Werih  hängt  von 
der  Wahl  der  Einheiten  ab.  Misst  man  den  Druck  in  Atmosphären, 
ist  Vq  das  specifische  Volumen  bei  0®,  d.  h.  das  Volumen  von  1  gr  bei 
0®  (für  Luft  773,276  cbcm),  so  wird  für  Luft 

Bl  =  29267. 

Hieraus  berechnet  sich  der  Werth  B^  für  irgend  ein  Gas,  dessen 
Dichte  auf  Luft  bezogen  d  ist,  zu 

Bo  =  29  267 /J. 

s 

Legt  man  die  kinetische  Gastheorie  zu  Grunde,  so  kann  man  aus 
dem  Mariotte-Boyle'schen  Gesetz,  dem  Gay-Lussac'schen  Gesetz, 
den  Abweichungen  von  denselben,  aus  den  Coefficienten  der  inneren 
Beibung  und  Wärmeleitung  der  Gase  etc.  unter  anderem  mit  ziemlicher 
Genauigkeit  berechnen :  die  Geschwindigkeit  U  der  Molecüle  eines  Gases 
bei  einer  bestimmten  Temperatur,  die  Moleculardurchmessei:  p,  die 
mittleren  Weglängen  X,  d.  h.  diejenigen  Strecken,  welche  im  Mittel  ein 
Molecül,  ohne  mit  anderen  zusammenzustossen ,  bei  einer  bestimmten 
Dichte,  also  einem  bestimmten  Druck  zurücklegt.  Es  ergiebt  sich 
z.  B.  bei  20«  für  i) 

U  Q  L 

Wasserstoff.     .     .     169  800cm/sec.       1,0.10-8  cm  18,5. 10"«  cm 

Luft 44  700      „  1,0.10-8  „  9,5.10-«  „ 

Stickstoff      ...       45300      „  1,7.10-8  „  9,8.10"«  „ 

Kohlensäure      .     .       36100      „  1,3.10-8  „  6,8.10"«  „ 


^)  Eine  vollständige  Zusammenstellung  der  auf  die  Gasmolecüle  bezüg- 
lichen, sowie  zahlreicher  anderer  für  die  Physik  wichtiger  Daten  findet  sich 
bei  Landolt  und  Börnstein:   Physikalische  und  chemische  Tabellen. 


VI.    Dichte  der  Dämpfe  nnd  Gase. 

Einleitung. 

Definition.  Die  Dichte  eines  Dampfes  (Gases),  die 
Dampfdichte,  wird,  wenn  sie  zu  Moleculargewichtsbestimmungen 
benutzt  wird,  definirt  als  das  in  der  Volumeneinheit  bei  0® 
und  760min  Druck  enthaltene  Gew.icht  des  Dampfes  (Gases), 
verglichen  mit  dem  bei  0^  und  760mm  Druck  in  demselben 
Volumen  enthaltenen  Gewichte  trockener  atmosphärischer 
Luft. 

Bei  festen  und  flüssigen  Körpern  ist  die  Dichte  in  Folge  des  kleinen 
Ausdehnungscoefficienten  nur  wenig  von  der  Temperatur  abhängig,  und 
da  die  Compressibilität  dieser  Körper  sehr  klein  ist,  so  gut  wie  gar 
nicht  abhängig  von  dem  äusseren  Druck.  Bei  den  Gasen  und  Dämpfen 
ändert  sich  dagegen  die  Dichte  in  hohem  Grade  sowohl  mit  dem  Drucke 
wie  mit  der  Temperatur.  Daher  müssen  bei  den  Dichtebestimmungen 
der  Gase  entsprechende  Reductionen  vorgenommen  werden  ^). 

Wir  betrachten  im  Folgenden  die  Dämpfe  nur  in  solchen  Zuständen, 
in  denen  sie  hinreichend  weit  vom  Sättigungspunkte  entfernt  sind,  in 
denen  sie  sich  also  den  Gasen  analog  verhalten  (vergl.  weiter  unten 
unter  „Unterschied  von  Gasen  und  Dämpfen"). 

Ein  Volumen  Vpt  eines  Gases  stehe  unter  dem  Druck  p ,  habe  die 
Temperatur  t  und  das  Gewicht  6r.  Bei  0®  und  760  mm  Druck  ist  das 
Volumen  derselben  Gasmenge: 

»^760,0   —    Vpt   7gQ         j    ^    ^^ 

Das  Yolamen  Eins  (1  cbcm)  hat  also  bei  760  mm  und  0"  das  Ge- 
wicht : 

y  =  Y —  =  -FT  •  -;-  •  (1  +  ««)• 

^760,0  ^p  P 


^)  Denjenigen  Praktikanten,  welche  noch  nicht  mit  dem  Volumenometer 
und  dem  Luftthermometer  gearbeitet  haben,  wird  deshalb  empfohlen,  vor 
der  Bestimmung  der  Dampfdichte  den  vorhergehenden  Abschnitt,  namentlich 
die  S.  84  behandelte  Reduction  eines  Gasvolumens  durchzulesen. 


-»760,0  =  f  =  ^TT^KTT^  :^  —  (1    +    Clt). 
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Das  Volumen  Eins  (1  cbcm)  von  Luft  hat  bei  760  mm  und  0^  das 
Gewicht  A  =  0,00129  gr,  also  ist  das  specifische  Gewicht  des  Gases 
bezw.  seine  Dichte  gegen  die  der  Luft  unter  gleichen  Bedingungen: 

L  —         ^  1     760 

A  ~  0,00129    Vpt     p 

Avogadro  hat  den  Satz  aufgestellt: 

Bei  gleichem  Druck  und  gleicher  Temperatur  enthalten 
gleiche  Volumina  aller  Gase  gleich  viel  Molecüle.  Oder:  Die 
Gewichte  gleicher  Volumina,  also  auch  die  Dichten  d^,  ^2 
zweier  Gase,  verhalten  sich  bei  gleichem  Drucke  und  gleicher 
Temperatur  wie  die  Moleculargewichte. 

Sind  nii  und  IW2  die  in  Grammen  ausgedrückten  Gewichte  der 
Molecüle  zweier  StoflFe  1  und  2,  n  die  für  beide  Gase  gleiche  Anzahl 
derselben  in  der  Volumeneinheit  ^) ,  so  sind  die  Gewichte  der  Volumen- 
einheit, d.  h.  die  Dichten  di  und  ^2: 

dl  =  nmi  82  =  nm^^ 

also  in  der  That: 

*d'i/*2  =  »»1/^2 7) 

Sind  dl  und  d.2  die  auf  Luft  bezogenen  Dampfdichten  zweier  Sub- 
stanzen, so  ist  dl  :  d^  "=  81  :  82,  also  auch 

dild^  .=  Wi/m2. 

Durch  eine  Bestimmung  des  Verhältnisses  der  Dichten  zweier 
Körper  erhalten  wir  also  das  Verhältniss  ihrer  Moleculargewichte. 

Setzen  wir  das  Moleculargewicht  des  Wasserstoffs  W2  =  2,  dessen 
Dichte  =  0^2»  so  erhalten  wir: 

dl :  d^  =  vvii :  2, 

und  hieraus  für  das  Moleculargewicht  Wj  irgend  eines  Gases : 

mi  =  2  .  djd^. 

Die  Dichte  des  Wasserstoffs,  bezogen  auf  Luft,  ist  d^  =  1/14,45, 
also  ist  das  Moleculargewicht  eines  Körpers  von  der  auf  Luft  bezogenen 
Dichte  dl'. 

mi  =  2.14,45öfi  =  28,9  c?i. 

Allgemeines  über  die  Methoden.  Will  man  die  sogenannte 
normale  Dampfdichte,  wie  sie  zur  Bestimmung  des  Moleculargewichts 
benutzt  wird,  erhalten,  so  muss  der  Dampf  weit  von  seinem  Sättigungs- 
punkte (s.  Hygrometrie)  entfernt  sein,  d.  h.  er  muss,  wenn  die  Dampf- 
dichte bei  dem  herrschenden  Luftdruck  ermittelt  werden  soll,  über 
seinen  Siedepunkt  erhitzt  oder  er  muss  unter  niedrigeren 
Druck  gebracht  werden.     Dies  ist  deshalb  nöthig,  weil  aus   dem 


^)  Nach  van  der  Waals  sind  bei  Atmosphärendruck  und  bei  O^C.  in 
1  cbcm  G«8  5 .  10^^  Molecüle  enthalten  und  das  Gewicht  von  1  Atom  "Wasser- 
stoff würde  etwa  10— ^gr  betragen. 
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Volumen  bei  dem  gerade  Yorhandenen  Druck  und  seiner  Temperatur  nach 
dem  Boyle-Charles'schen  Gesetz  das  Volumen  bei  0^  und  760mm 
berechnet  wird,  und  dieses  Gesetz  für  die  Dämpfe  nur  dann  gilt, 
wenn  sie  hinreichend  weit  von  ihren  Sättigungspunkten  entfernt 
sind.  Nach  Regnault  müssen  Temperatur  und  Druck  so  gewählt 
werden,  dass  letzterer  höchstens  0,8  von  demjenigen  beträgt,  der  bei 
der  Versuchstemperatur  eine  Condensation  hervorrufen  würde.  Die 
Bampfdichten  ergeben  sich  um  so  grösser,  je  niedriger  die  Temperatur 
und  je  höher  der  Druck  bei  der  Messung  ist. 

Die  zur  Dampfdichtebestimmung  dienenden  Methoden  sind  im 
WesentUchen  folgende: 

1.  Die  Methoden,  bei  denen  das  Gewicht  eines  bestimmten 
Dampfvolumens  ermittelt  wird;  Methode  von  Dumas. 

2.  Die  Methoden,  bei  denen  das  Volumen  des  Dampfes,  den  ein 
bestimmtes  Gewicht  Flüssigkeit  liefert,  ermittelt  wird;  Methoden 
von  Gay-Lussac  und  A.  W.  Hofmann. 

3.  Die  Verdrängungsmethoden,  bei  denen  das  Volumen  von 
Quecksilber  oder  einer  leicht  schmelzbaren  Metalllegirung ,  oder  aber 
das  Luft-,  Stickstoff-  oder  Wasserstoffvolumen  bestimmt  wird,  welches 
der  aus  einer  abgewogenen  Flüssigkeitsmenge  entwickelte  Dampf  ver- 
drängt; Methode  von  Victor  Meyer. 

Von  anderen  Methoden ,  die  sich  auf  verschiedene  mit  der  Dichte 
zusammenhängende  Eigenschaften  der  Gase  gründen,  behandeln  wir 
nur  eine  von  Bunsen  angegebene. 

1.  Bestimmung  der  Dichte  eines  permanenten  Gases. 

Gebraucht  wird:  QlasbaUon  von  etwa  Vg Liter  Inhalt  mit  zwei  Glas- 
hähnen;  Luftpumpe;  Kipp' sehe  Apparate  für  Kohlensäure  und  Wasserstoff; 
Waschflaschen  mit  Wasser,  concentrirter  Schwefelsäure  und  einer  Lösung  von 
Kaliumpermanganat,  Wasserbad;  chemische  Waage,  Gewichte. 

Princip.  Die  relativen  Dichten  der  Gase  werden  dadurch  be- 
stimmt, dass  man  gleiche  Volumina  derselben  wägt.  Bestimmt  man  die 
Gewichte  Pj,  Pj,  P3  .  .  .  gleicher  Volumina  verschiedener  Gase  bei  der- 
selben Temperatur  und  demselben  Drucke,  so  verhalten  sich  die  Dichten 
^ij  ^2»  ^3  •  •  •  ^^  ^ö  gefundenen  Gewichte.  Ist  das  erste  Gas  Luft, 
80  sind  die  auf  Luft  bezogenen  Dichten : 

z/2  =  P2/P1,  A  =  -P3/A  ... 

also  sind  die  auf  Wasserstoff  bezogenen  Dichten : 

«2  =  14,45  .  P^/P^,  Äg  =  14,45  .  P3/P1  .  .  . 

und  die  Moleculargewichte  der  Gase  nach  dem  Avogadro'schen 
Gesetze 

«?2  =  28,9  P2/P    sowie    m-^  =  28,9P3/Pi     und     mg  :  m^  =  P2  :  P3. 

Apparat.    Die  Gase  werden  in  einem  Glasballon  von  ca.  ^/2  Liter 
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Inhalt  aus  nicht  gar  zu  dünnem  Glase  gewogen,  an  den  oben  und  unten 
Glasröhren  angeschmolzen  sind.  Die  untere  ist  um  den  Ballon  herum 
nach  oben  gebogen.  Etwa  4  cm  oberhalb  des  Ballons  tragen  beide 
Röhren  Glashähne.  Beim  Füllen  wird  das  Gas  von  oben  oder  unten  in 
den  Ballon  eingeleitet,  je  nachdem  es  leichter  oder  schwerer  als  Luft 
ist,  wobei  der  Ballon  bis  an  die  Hähne  in  ein  Wasserbad  von  constanter 
Temperatur  getaucht  wird. 

Uebung.  1)  Man  trocknet  den  Ballon,  indem  man  ihn  mit 
Alkohol  und  Aether  ausspült  und  unter  gelindem  Erwärmen  einen 
Strom  getrockneter  Luft  hindurchsaugt. 

2)  Man  taucht  den  Ballon  längere  Zeit  in  ein  Wasserbad,  während 
man  langsam  trockene  Luft  hindurchleitet,  schliesst  die  Hähne,  trocknet 
ihn  ab,  hängt  ihn  an  einem  dünnen  Drahte  an  einer  empfindlichen 
Waage  auf  und  bestimmt  sein  Gewicht  Pj'. 

3)  Man  evacuirt  den  Ballon  vollständig  und  bestimmt  sein  Ge- 
wicht P, 

4)  Man  leitet  durch  den  Ballon  trockene  Kohlensäure  und  wägt; 
Gewicht  P^\ 

5)  Dasselbe  führt  man  mit  Wasserstoff  aus;  Gewicht  P3'. 

Dann  sind  Pj  =  P/  —  P,P^=z  P^*  —  P,  P^  =  P3'  —  P  die 
Gewichte  gleicher  Volumina  von  Luft,  Kohlensäure  und  WasserstofiF. 

Beispiel:  P/  =  71,247;  P  =  70,604;  P^'  =  71,588;  P3'  =  70,649; 
Pj  =  0,643;  Pg  =  0,984;  P3  =  0,045;  J2  =  1|531;  ^3  =  1/14,3;  m«  =  44; 
m^  =  2.     In  der  That  ist  Pg  :  P3  =  22  :  1. 

2.    Methodevon  Dumas. 

Gebraucht  werden:  Glasballons  von  ca.  Vs Liter  Inhalt,  Fig.  52,  A\ 
Drahtdreifuss  Fig.  51;  alkohol-  und  wasserfreier  (über  Natrium  stehender) 
Aethyläther,  Methyl-,  Aethylacetat ;  Stativ  Fig.  52  mit  Thermometer,  Rührer, 
grösserer  Topf,  Dreifuss  und  Brenner;  Löthrohr  mit  Gaszufluss;  Gefäss  mit 
ausgekochtem  Wasser;  feinere  und  gröbere  Waage  mit  entsprechenden  Ge- 
wichtssätzen. 

Princip.  In  einem  Ballon  wird  eine  solche  Menge  der  zu  unter- 
suchenden Substanz  verdampft,  dass  derselbe  von  den  Dämpfen  der- 
selben erfüllt  ist,  aber  auch  keine  Flüssigkeit  mehr  vorhanden  ist,  und 
dann  der  Ballon  verschlossen.  Durch  Wägungen  wird  die  in  dem 
Ballon  enthaltene  Dampfmenge  ermittelt,  wobei  dem  Gewichte  der  von 
dem  Ballon  verdrängten  Luft  Rechnung  zu  tragen  ist  und  daraus  die 
Dampfmenge  77'  bestimmt,  die  in  dem  Ballon  bei  0®  und  760  mm  ent- 
halten sein  würde.  Das  Volumen  V  des  Ballons  wird  durch  Auswägen 
mit  Wasser  oder  Quecksilber  bestimmt.     Dann  ist: 

z/  =  1/0,00129  .  777F. 

Uebung.  1)  Man  trocknet  einen  Glasballon  Ä,  Fig.  52,  von 
circa   ^/g  Liter  Inhalt,  an   den  eine  Gläsröhre  bd   angesetzt  ist,   und 
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läset  diese  gegen  das  Ende  hin,  etwa  bei  C,  durch  vorsichtiges  Erwärmen 
Yor  der  Gebläselampe  etwas  zusammenfallen. 

2)  Man  wägt  den  Ballon  auf  einer  feinen  Waage,  sein  Gewicht 
sei  P. 

Dabei  stellt  man  denselben  auf  einen  Drahtdreifuss  (Fig.  51). 

3)  Man  bringt  in  den  Ballon  einige  Gramm  der  Flüssigkeit,  deren 
Dampfdichte  bestimmt  werden  soll.  Dazu  erwärmt  man  den  Ballon 
etwas  und  taucht  dann  d  in  die  Flüssigkeit.  Beim  Abkühlen  tritt  die 
Flüssigkeit  in  den  Ballon  hinein.  Ist  das  Bohr  c  nicht  zu  eng,  so 
kann  man  auch  die  Flüssigkeit  in  d 


hineingiessen   und    durch  Schütteln 
nach  A  bringen. 

4)  Man  befestigt  den  Ballon,  so- 
wie ein  Thermometer  T  an  einem 
Stativ  (Fig.  52)  und  setzt  dieses 
und  den  Rührer  r  in  einen  eisernen 
Topf,  der  mit  Wasser  gefüllt  ist,  so 
ein,  dass  die  Stelle  c  sich  gerade 
oberhalb  des  Wassers  befindet.  — 
Für  höher  siedende  Substanzen  muss 
man  zum  Erhitzen  andere  Substanzen 
(wie  Oel  etc.)  anwenden  ^). 

5)  Das  Bad  erhitzt  man  auf  eine 
Temperatur,    die    etwa    10^    höher 

Fig.  51. 


Fig.  52. 


liegt,  als  der  Siedepunkt  der  Substanz  in  Ä  bei  dem  herrschenden 
Drucke,  also  bei  Aether  auf  etwa  45®.  Nachdem  alle  Substanz  ver- 
dampft ist,  schmilzt  man,  während  Ä  noch  im  Bade  ist,  mit  einer 
Stichflamme  2) ,  am  besten  mit  derjenigen  eines  Löthrohres  mit  Gas- 
zufuhr oder  der  Flamme  eines  kurzen,  zu  einer  Spitze  ausgezogenen, 
an  den  Gasschlauch  gesteckten  Glasröhrchens,  bei  c  zu  und  zieht   das 


^)  Man  kann  auch  den  BaLou  in  einem  Dampf mantel  erhitzen,  vergl. 
Seite  81. 

^)  Man  kann  den  Ballon  auch  von  yomherein  bei  c  zu  einer  feinen 
Spitze  ausziehen  und  dieselbe  nachher  zuschmelzen;  in  diesem  Falle  lässt 
man  etwas  unterhalb  der  Oeffnung  die  Spitze  vor  einer  sehr  spitzen  Löth- 
rohrflamme  zufallen,  damit  bei  leicht  entzündbaren  Dämpfen  diese  sich  nicht 
entzünden. 
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Stück  cd  ab,  welches  man  aufbewahrt.    Man  liest  die  Temperatur  t  des 
Bades  und  den  Barometerstand  h  ab. 

Ob  alle  Substanz  verdampft  ist,  erkennt  man  am  besten,  wenn 
man  oberhalb  des  Wasserbades  eine  Gasflamme  anzündet  und  beob- 
achtet, ob  das  in  dem  Flüssigkeitstropfen  an  dem  Boden  des  Ballons 
sichtbare  kleine  Bild  der  Flamme  verschwunden  ist. 

6)  Man  trocknet  den  abgekühlten  Ballon  ab  und  wägt  ihn  mit  der 
Spitze  cd  zusammen  auf  einer  feinen  Waage,  während  man  gleich- 
zeitig den  Barometerstand  b'  und  die  Temperatur  t'  im  Waagekasten 
bestimmt.     Das  Gewicht  sei  P'. 

7)  Man  feilt  die  Spitze  des  Ballons  unter  ausgekochtem,  luffcfreiem, 
kaltem  Wasser  an  und  bricht  sie  ab ;  das  Wasser  strömt  in  den  Ballon ; 
bleibt  dabei  etwas  Luft  im  Ballon,  so  senkt  man  ihn  so  weit  in  das 
Wasser  ein,  bis  dasselbe  innerhalb  und  ausserhalb  gleich  hoch  steht, 
hält  die  Oeflhung  des  Ballons  mit  dem  Finger  zu  und  hebt  ihn  aus 
dem  Wasser  heraus.  Dabei  dreht  man  ihn  so,  dass  die  Oeffnung 
nach  oben  steht. 

8)  Der  gefüllte  Ballon  nebst  der  abgebrochenen  Spitze  wird  wieder 
gewogen  und  zwar  auf  einer  gröberen  Waage.     Djas  Gewicht  sei  _P". 

9)  Ist  nicht  alle  Luft  durch  den  Dampf  ausgetrieben,  so  wird  zu- 
nächst der  nur  theilweise  mit  Wasser  gefüllte  Ballon  gewogen.  Dann 
füllt  man  ihn  vollständig  mit  Wasser  und  bestimmt  von  Neuem  sein 
Gewicht;  eine  hiervon  herrührende  Correction  vernachlässigen  -wir 
Zunächst. 

Berechnung:  Um  aus  den  gefundenen  Werthen  die  Dichte  des 
Dampfes  zu  erhalten ,  müssen  wir  das  Volumen  des  Ballons  und  das 
Gewicht  des  Dampfes  in  demselben  bei  0®  und  760  mm  berechnen. 

Wir  vernachlässigen  dabei  die  Ausdehnung  des  Glases  und  des 
Wassers  bei  der  Temperaturerhöhung  und  nehmen  an,  dass  der  Baro- 
meterstand h  sich  während  des  Versuches  nicht  geändert  und  der 
Ballon  sich  ganz  mit  Wasser  gefüllt  habe. 

Da  ein  Körper  in  einem  Gase  gerade  ebenso,  wie  in  einer  Flüssigkeit, 
einen  Auftrieb  (S.  64)  erfährt,  so  ist  das  Gewicht  P  des  leeren  Ballons 
gleich  dem  Gewicht  der  Glashülle  des  Ballons  B  plus  dem  Gewichte 
der  darin  enthaltenen  Luft  l  weniger  dem  Gewicht  der  vom  Ballon  mit 
der  Luft  darin  verdrängten  äusseren  Luft  X ;  da  die  Glashülle  sehr  dünn 
ist,  so  ist  l  nahezu  =  A  und  P  giebt  das  Gewicht  der  Glashülle  selbst. 
Das  Gewicht  P"  ist  das  Gewicht  des  mit  Wasser  gefüllten  Ballons 
weniger  dem  Gewicht  der  von  Ballon  und  Wasser  verdrängten  Luft. 
Da  die  Dichte  der  Luft  nur  circa  ^773  von  derjenigen  des  Wassers  ist, 
so  erfahrt  der  Ballon  mit  dem  Wasser  nur  einen  Gewichtsverlust  von 
V773  seines  eigenen  Gewichtes.  Wir  vernachlässigen  diesen  Gewichts- 
verlust, dann  ist  P"  das  Gewicht  des  mit  Wasser  gefüllten  Ballons.  Das 
Volumen  des  Ballons  ist: 

Vz=(P'  —  P)  cbcm. 
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Das  Gewicht  P'  ist  gleich  dem  Gewicht  des  leeren  Ballons  P  plus 
dem  Gewicht  des  darin  enthaltenen  Dampfes  77  weniger  dem  Gewicht 
der  verdrängten  Luft  P,  es  ist: 

P'  =  P  +  77  —  Pi,     oder.     77  =  P'  —  P  +  P^. 

Da  das  Gewicht  der  verdrängten  Luft  von  derselben  Grössen- 
ordnung  ist,  wie  das  Gewicht  des  Dampfes  selbst,  so  können  wir  das 
erstere  hier  nicht  mehr  vernachlässigen. 

Icbcm  Luft  wiegt  bei  0^  und  760  mm  0,00129  gr,  also  wiegt  er 
bei  Ü  und  V  mm  Druck,  die  während  der  zweiten  Wägung  herrschten : 

^    _        0,00129  V 

^  ~~  1  +  0,00367«'  760  * 

Das  Gewicht  der  von  dem  Ballon,  d.  h.  von  Fcbcm  verdrängten 
Luft  ist  danach  Pj  =  P'i  V. 

Die  Dampfmenge  77  ist  in  dem  Ballon  bei  der  Temperatur  des 
Zuschmelzens  t  und  dem  Drucke  b  enthalten;  würde  dasselbe  Volumen  V 
von  Dampf  bei  0®  und  760mm  erfüllt  sein,  so  wäre  sein  Gewicht: 

IJ'  =  n  .  (l  +  0,003670  .  760/b. 

In  einem  Cubikcentimeter  würden  enthalten  sein:  11  ^V. 

Da  aber  ein  Cubikcentimeter  Luft  von  0°  und  760  mm  Druck 
0,00129  gr  vdegt,  so  ist  die  auf  Luft  bezogene  Dichte  z/  und  dasMole- 
culargewicht  M: 

1         77' 

^  =  ^^^,^^   -TT     und     ^  =  28,9  ^. 
0,00129     V 

Für  genaue  Bestimmungen  müssen  wir  folgende  Formel  anwenden ; 
wir  wählen,  um  Verwechselungen  vorzubeugen,  andere  Buchstaben. 

Es  sei  m  das  Gewicht  des  mit  Luft  gefüllten  Ballons,  m'  das  Ge- 
wicht des  mit  Dampf  gefüllten  Ballons ,  M'  das  Gewicht  des  theilweise 
mit  Wasser  gefüllten  Ballons,  M  das  Gewicht  des  ganz  mit  Wasser 
gefüllten  Ballons,  t  und  b  Temperatur  des  Dampfes  und  Barometerstand 
im  Augenblick  des  Zuschmelzens,  t'  und  5'  Temperatur  im  Waagekasten 
und  Barometerstand  bei  der  Wägung  mit  Dampf  (ist  e  die  Spannkraft 
des  Wasserdampfes  im  Waagezimmer ,  so  ist  ^/s  ^  ^^^  ^'  abzuziehen), 
^'  die  Dichte  der  Luft,  wie  sie  t'  und  h'  entspricht,  Q  die  Dichte  des 
zur  Wägung  angewandten  Wassers ,  3  ß  der  cubische  Ausdehnungs- 
coeffieient  des  Glases,  der  etwa  ^/4oooo  beträgt.  Man  erhält  dann  die 
Dichte  dn : 


d^  = 


{m!  —  m)  I  +  {M'  —  m!) 


<--")pf$^S['  +  '^<'-''a-<— -^ 


In  erster  Annäherung  können  wir  das  Glied  mit  3  /3  (<  —  t')  ver- 
nachlässigen.    Eine  genügende  Annäherung  giebt  die  folgende  Formel 


*  =  (^^+0t^ 
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V   1   +  0,00367^ 

+  0,00367  f' 

Beispiel:  Aethyläther  (C4H10O).  Gefunden  wurde:  P  =  25,615gr; 
t  =  47O;  h  =  749mm  (schon  reducirt  siehe  8.  27).  P*  =  25,8052;  <'=  200; 
6'  =  749  nmi.     P"  =  136gr. 

0,00129  749 

Berechnung:  V=  110,4cbcm;  P/  =  ^  _^  ^^^^^^^    ^^  -  =  0,001185; 

Pj  =  0,001185  X  110,4  =  0,131  gr.  /Z=  0,190  +  0,131  =  0,321  gr;  il'  =  0,321 
760/749  .  (1  +  0,00367  .  47)  =  0,382  gr.  In  1  cbcm  würden  enthalten  sein: 
0,382/110,4  =  0,00346  gr.  Die  auf  Luft  bezogene  Dichte  ist  J  =  2,68.  Das 
Molecularge wicht  bestimmt  sich  hieraus  zu  3f  =  77.  In  Wirklichkeit  ist  es 
gleich  74. 

3.    Methode  von  Gay-Lussac-Hofmann. 

Gebraucht  wird:  Barometerrohr  mit  Dampfmantel,  Fig.  53;  längeres 
Bohr  zum  Lufbaussaugen  beim  Trocknen  ;  Quecksilber,  Porcellanschälchen  und 
Waage  zum  Calibriren;  Quecksilberwanne  im  Quecksilberkasten;  Fläschchen 
mit  Glasstopfen ;  Messingfuss  (Fig.  54) ;  Chloroform  (über  Chlorcalcium) ; 
feinere  Waage;  Dampfkessel  K  (Fig.  53);  Kühlschlange;  Kathetometer  M 
(Fig.  53). 

Die  Dumas' sehe  Methode  ist  in  ihrer  einfachsten  Form  bei  allen 
denjenigen  Substanzen  nicht  anwendbar,  welche  sich  beim  Erhitzen 
schon  unterhalb  ihres  Siedepunktes  bei  Atmosphärendruck  zersetzen. 
Viele  Körper  lassen  sich  aber  bei  niedrigeren  Drucken  anzersetzt  ver- 
flüchtigen.    Dieses  Verhalten  wird  bei  der  folgenden  Methode  benutzt. 

Princip.  Man  lässt  eine  abgewogene  Menge  Flüssigkeit  G  in  das 
Torricelli'sche  Yacuum  eines  Barometerrohres  steigen,  das  nachher 
durch  einen  Dampfmantel  auf  eine  constante  Temperatur  i  erhitzt  wird. 
Die  Flüssigkeit  verdampft  und  nimmt  als  Dampf  ein  Volumen  von 
Fcbcm  ein,  der  Dampf  steht  unter  dem  Drucke  des  Barometerstandes  h 
weniger  dem  auf  0°  reducirten  (S.  27)  Druck  h  der  Quecksilbersäule  in 
dem  Barometerrohre.  Das  Volumen  würde  also  bei  0^  und  760  mm 
sein: 

F,eo,o  =  V  -^^  ^^-^^-  cbcm. 

Bei  0^  und  760  mm  würde  also  ein  Cubikcentimeter  wiegen  Ct/Vj^q^q  gr; 
die  auf  Luft  bezogene  Dichte  und  das  Moleculargewicht  sind  demnach: 

Apparat  (Fig.  53).  Ein  durchweg  gleich  weites,  oder  besser 
ein  oben  erweitertes,  über  760mm  langes,  mit  Quecksilber  gefülltes 
Rohr  rr'  taucht  mit  seinem  unteren  Ende  r'  in  eine  Quecksilberwanne 
W»  Das  Rohr  r'  ist  von  einem  weiten  Glasrohr  BB  umgeben,  das 
unten  durch  einen  Kork  verschlossen  ist,  durch  welchen  das  Rohr  rr' 
hindurchgeht.    An  dem  unteren  Ende  von  BB  ist  ein  seitliches  Rohr  a 
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Rngesetzt,  das  zu  einer  EühlvorrichtUDg  C  führt.  Das  obere  Ende  von 
RS  ist  durch  einen  KautschukBchlauch  mit  dem  Rohr  z  verbunden, 
welches  zu  einem  Eeseel  K  führt.  In  diesem  werden  Flüssigkeiten 
(z.  B.  Wasser,  SP.  =  100»,  Anilin,  SP.  =  182")  zum  Sieden  erhitat, 
deren  Dämpfe  dann  e,  SB,,  a  und  C  durchströmen  und  in  F  gesammelt 
Verden. 

Zum  Einbringen  der  Flüssigkeiten  dienen  kleine,  mit  Glasstopfen 
versehene  längliche  Fläschchen,  Fig.  54,  deren  Durchmesser  kleiner  aln 
die  lichte  Weite  des 
Rohres  rr' ist;  sie  werden 
in  passenden  Messing- 
fne  sehen  (Fig.  54)  ge- 
wogen. Man  wählt  die 
GrSsse  der  Fläschchen 
so,  dass  die  Quantität, 
die  man  verwenden  will, 
sie  fast  ganz  ausfüllt. 
Sollten  die  Fläschchen 
grösser  sein,  so  füllt 
man  sie  zum  Theil  mit 
Quecksilber. 

Zum  Messen  der  Höhe 
der  Quecksilbersäule  in 

Pig.  5«. 


dem  Rohre  rr'  dient  entweder  ein  Kathetoraeter  oder  die  Vorrichtung  S. 
Dieselbe  besteht  aus  einer  frei  vertieal  herabhängenden  Stange  S  mit  einer 
schwalben  schwänz  artigen  Nuthe,  in  der  mau  eine  mit  einer  Millimeter- 
Bcala  versehene  zweite  Stange  auf-  und  abschrauben  kann  (durch  die  am 
unteren  Ende  in  der  Fig.  53  sichtbare  Sehraube).  Diese  innere  Stange 
trägt  unten  eine  Spitze,  welche  den  Nullpunkt  der  Scala  bezeichnet  und 
dipauf  das  Quecksilber  in  der  Wanne  ll'eingestellt  wird.  An  der  Stange  S 
kann  durch  Drehen  an  der  Schraube  M  ein  Arm  auf  und  ab  bewegt 
werden,  welcher  eine  Ablese  Vorrichtung  trägt.  Dieselbe  besteht  meist 
aus  einem  einfachen  Diopter,  zwei  Drähten,  welche  horizontal  über  zwei 
vertical  stehende  Ringe  gespannt  sind.  Der  obere  Rand  der  Fassung 
von  M  misst  die  Höhe  h  der  Quecksilbersäule  auf  der  Scala. 

Uebung  l.  Calibriren  des  Barometerrohres  rr'.  Ist  das 
Rohr  rr',  wie  in  Fig.  53,  getheilt,  so  muss  der  Volumenwerth  eines 
Scalentheiles  a  ermittelt  werden,  resp.  wenn  die  Theilung  schon  die 
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Cubikcentimeter  anzeigt,  diese  Theilung  durch  Auswägen  mit  Queck- 
silber geprüft  werden. 

Hat  das  Rohr  keine  Theilung,  so  verfährt  man,  sowohl  wenn  es 
überall  gleich  weit  ist,  als  auch,  wenn  es,  wie  in  Fig.  55,  sieb  oben 
erweitert,  was  sich  zur  Aufnahme  grösserer  Dampfmengen  bei  Verbin- 
dungen mit  niedrigem  Moleculargewicht  empfiehlt ,  folgendermaassen : 

1)  Man  reinigt  und  trocknet  das  Rohr.  Dazu  spült  man  es  mit 
Wasser,  Alkohol  und  Aether  aus,  führt  in  dasselbe  ein  langes  Messing- 
rohr ein,  welches  man  mit  der  Saugpumpe  verbindet  und  saugt  unter 
gleichzeitigem  Erwärmen  Luft  hindurch. 

2)  Man  füllt  das  ganze  Rohr  mit  Quecksilber,  schliesst  es  bei  r* 
mit  dem  Finger  und  kehrt  es  in  einer  Quecksilberwanne  um ;  dann 
bildet  sich  oben  das  Torricelli'sche  Vacuum,  in  das  aber  namentlich 
beim  Neigen  des  Rohres  noch  einige  an  den  Wänden  haftende  Luft- 
blasen  treten. 

3)  Man  neigt  das  Rohr,  so  dass  das  Quecksilber  sich  oben  anlegt, 
schliesst  bei  r',  hebt  es  aus  der  Quecksilberwanne  und  kehrt  es  um : 
die  Luftblase  wandert  nach  oben. 

4)  Man  füllt  nun  noch  Quecksilber  auf,  bis  das  Rohr  ganz  gefüllt 
ist,  und  entleert  es  in  eine  Flasche. 

5)  Man  bestimmt  das  Gewicht  P2  ^^n  Flasche  und  Quecksilber, 
dann   das   der  Flasche   allein:   Pj;   das   Gewicht   des   Quecksilbers    ist 

Dann  ist  F=  P/D  das  Volumen  des  ganzen  Rohres  (D  Dichte 
des  Quecksilbers  bei  Zimmertemperatur,  vergl.  Tabelle  6. 

6)  Man  füllt  den  oberen  Theil  rc  mit  Quecksilber,  entfernt  die 
Luftblasen  durch  Hin-  und  Herfliessenlassen  des  Quecksilbers  und 
bestimmt  das  Gewicht  2?  der  den  erweiterten  Theil  bis  zur  Stelle  c 
füllenden  Quecksilbermenge.  Dann  ist  das  Volumen  des  oberen 
Theües  v^  =z  pj!).  Das  Volumen  des  cylindrischen  Theües  er'  ist 
Vc  =  (P—p)/I). 

7)  Man  misst  die  Länge  L  des  cylindrischen  Stückes  er'  :  imm. 
Einem  Millimeter  der  Rohrlänge  entspricht  das  Volumen  (p  =VcL  ehem. 

Reicht  also  eine  Quecksilbersäule  r'b  bis  h  und  ist  ch  =  ?mni,  so 
ist  oberhalb  derselben  das  Volumen  (Vq  -^  q)l)  cbcm  abgeschlossen. 

Uebung  2.  Bestimmung  der  Dampfdichte.  1)  Das  Rohr 
rr'  wird  mit  Quecksilber  gefüllt;  die  Luftblasen  werden  wie  oben  bei 
1)  bis  3)  entfernt,  und  das  Rohr  wird  dann  in  der  Quecksilberwanne  W 
umgekehrt.  Das  Quecksilber  sinkt  bis  auf  die  Höhe  des  augenblicklichen 
Barometerstandes  herab,  oberhalb  entsteht  das  Torricelli'sche  Vacuum. 

2)  Man  schiebt  den  Mantel  jB  B  über  das  Rohr  r  r'  und  drückt  ihn 
über  den  über  rr'  geschobenen  Kautschukstopfen  bei  r', 

3)  In  dem  Fläschchen,  Fig.  54,  wägt  man  eine  Menge  G  der  zu  unter- 
suchenden Substanz  ab,  wobei  der  Stöpsel  nur  ganz  lose  aufgesetzt  wird. 

4)  Man  neigt  das  Rohr  rr'  mit  seinem  Mantel  JBJB  so  weit,  dass 
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das  Quecksilber  sicli  an  das  obere  Eade  desselben  anlegt,  und  fährt  das 
Fläsohchen  durch  das  Quecksilber  in  der  Wanne  W^  hindurch  Ton  unten 
in  das  Rohr  rr'  ein. 

Das  Fläschchen  steigt  in  die  Höhe.  Noch  ehe  es  das  Röhrende 
erreicht,  verdampft  oft  ein  Tbeil  der  FlüBsigkeit;  die  Dämpfe  treiben 
dann  das  Qaecksilber  herab. 

5)  Mau  stellt  deu  Dampfmantel  Jfü  mit  dem  Rohre  rr'  wieder 
Tertical  and  befestigt  ihn  in  seinem  Stativ,  so  dass  der  nnt«re  Rand 
des  Rohres  rr'  einige  Millimeter  vom  Boden  der  Wanne  jj-  .5 
entfernt  ist.  Dann  verbindet  mau  durch  die  Röhre  £  das 
obere  Ende  von  "R  mit  dem  Kessel  K,  in  dem  man  eine 
Flüssigkeit  verdampft,  deren  Siedepunkt  i  höher  liegt  als 
derjenige  der  zn  unter  suchen  den  Substanz  bei  dem  im 
Rohre  r/  nach  der  Vollendung  der  Dampf entwickelung 
vorhandenen  Druck.  Der  durch  JJB  streichende  Dampf 
bringt  die  in  rr'  enthaltene  Substanz  vollständig  zum  Ver- 
dampfen und  die  Temperatur  des  Dampfes  auf  t".  Das 
Anheizen  muBs  langsam  und  vorsichtig  erfolgen.  Der  am 
unteren  Ende  von  BB  austretende  Dampf  wird  durch  das 
Rohr  a  und  die  in  G  enthaltene  Kühlvorrichtung  geleitet 
und  dadurch  condensirt;  in  f  fängt  man  die  gebrauchte 
Flüseigkeit  wieder  auf.  Man  erhitzt  so  lange,  bis  der 
Stand  der  Quecksüberkuppe  sich  nicht  mehr  ändert. 

G)  Man  stellt  zur  Messung  der  Höhe  der  Quecksilber- 
säule die  Vorrichtung  3f  neben  den  Apparat,  und  stellt  die 
untere  Spitze  derselben  auf  die  Quecksilberoberfläche  ein, 
was  sehr  genau  geschehen  kann ,  da  bei  einem  Schweben 
dernelben  über  dem  Quecksilber  ihr  Spiegelbild  in  dem- 
selben deutlich  und  scharf  erscheint ,  beim  Eintauchen  aber 
die  Quecksilberoberfläche  defonnirt  wird. 

7)  MtCn  verschiebt  den  Schieber  M  mit  seiner  Ablese- 
Torrichtnng  so  lange  auf  dem  Stabe,  bis  diese  auf  die  Queck- 
silberkuppe eingestellt  ist,  und  liest  ihre  Höhe  A],  sowie  den 
Barometerstand  ti  ab. 

8)  Man  verschiebt,  wenn  man  das  Rohr  Fig.  55  verwendet,  den 
Scliieber  M  von  der  Kuppe,  die  bei  b  stehen  möge,  nach  oben  und 
stellt  auf  c  ein:  Höhe  A, ;  bei  einem  überall  gleich  weiten,  ungetheilten 
Kohre  stellt  mau  auf  das  obere  Ende  r  desselben  ein:  Höhe  Ag. 

9)  Man  misst  die  Höhe  A4  des  die  Röhre  ü  unten  verschliessenden 
Stopfens  über  dem  Quecksilber  in  der  Wanne. 

10)  Man  liest  die  Temperatur  %  an  einem  in  der  Nähe  des  unteren 
Endes  von  r'  befindlichen  Thermometer  ab. 

Berechnung.  Ist  das  Rohr  rr'  getheilt,  so  liest  man  das 
Volumen  Y  direot  ab  und  corrigirt  es  auf  Grund  einer  durch  die  Cali- 
brirung  erhaltenen  CorrectionstabeUe. 
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Ist  das  Rohr  nicht  getheilt,  aber  überall  gleich  weit,  so  erhält  man 
unmittelbar  das  der  Länge  h^  —  hi  entsprechende  Volumen.  Hat  es 
die  Gestalt  Fig.  55,  so  ist  das  über  h  im  cylindrischen  Theile  abge- 
schlossene Volumen  hc  gleich  q)  (h^  —  hi),  das  ganze  vom  Dampf  ein- 
genommene Volumen  also  V  :=:  Vq  -j-  VQh  —  Äi)cbcm. 

Der  Druck  der  Quecksilbersäule  h  in  der  Gleichung  S.  94  setzt 
sich  aus  den  auf  0^  reducirten  Längen  der  in  den  Dampfmantel  hinein- 
ragenden Länge  hi  —  h^,  d.  h.  (hi  —  K)/(l  +  0,000181  f)  und  der 
ausserhalb  des  Dampfmantels  befindlichen  h^,  d.  h.  ^4/(1  4"  0,000181t) 
zusammen,  so  dass  h  =  (hi  —  h^^/il  +  0,000181 1)  +  hj(l  -f  0,000181  r). 

Diesen  Wertb  von  h  setzt  man  in  die  Formel  S.  94  ein. 

Beispiel:  F=109,5,Vo=72,6,vc  =  36,9cbcm;L=605nmi,  99=0,061  cbcm; 
G  z=  0,198gr;  CHCI3  (=  120);  ^2  =  605mm;  hi  =  320mm;  b  =  744mm; 
*=100®;  F=72,6-f  (605  — 320).  0,061  =  90,0 cbcm;  F760,0  =  36,7;  J=4,18; 
3f  =  121. 

4.    Methode  von  Victor  Meyer. 

Gebraucht  wird:  Apparat  Fig.  56  mit  Dampfmantel,  Messcy linder  und 
Thermometer ;  Brenner  mit  Schlauch ;  Böhrchen  mit  Kappe  und  MessingfaBs ; 
längeres  Messuigrohr  zum  Luftaussaugen  beim  Trocknen,  Glas-  oder  Asbest- 
wolle;  feine  Waage  mit  Gewichtssatz;  Chloroform  (wasser-  und  alkoholfrei). 

Prineip.  Ein  mit  Luft  gefüllter  Cylinder  A  befindet  sich  in  einem 
Räume  C  von  constanter  Temperatur  T,  und  ist  oben  durch  einen 
Kork  verschlossen;  ein  umgebogenes  Glasrohr  a  fuhrt  zu  einem  Mess- 
cylinder  m,  dessen  Temperatur  t  ist.  Bringt  man  in  Ä  eine  abge- 
wogene Flüssigkeitsmenge  G,  deren  Siedepunkt  niedriger  als  Tist,  so 
verdampft  sie  und  verdrängt  ein  Volumen  Luft  von  der  Temperatur  T, 
das  dem  Volumen  des  aus  ihr  entstehenden  Dampfes  gleich  ist.  Diese 
Luft  wird  in  dem  Messcylinder  bei  der  Temperatur  t  aufgefangen;  sie 
stehe  unter  dem  Drucke  ß,  ihr  Volumen  sei  F.  Die  Luft  hat  bei  dem 
Uebergang  aus  A  nach  m  eine  Volumverminderung  entsprechend  der 
Temperaturerniedrigung  von  T  bis  t  erfahren.  Eine  gleiche  Volum- 
änderung würde  aber  auch  der  Dampf  der  Flüssigkeit  erlitten  haben, 
wenn  er  ohne  Condensation  auf  die  Temperatur  t  gebracht  werden 
könnte,  da  die  Ausdehnungscoefficienten  aller  Gase  und  Dämpfe  ein- 
ander gleich  sind.  Dasselbe  gilt  auch  für  die  Volum änderungen  in 
Folge  der  Druckänderungen.  Nimmt  aber  das  Gewicht  G  der  Flüssig- 
keit im  Dampf  zustande  bei  t^  und  unter  dem  Drucke  ß  ein  Volumen  V 
ein,  so  würde  es  bei  der  Temperatur  0^  und  dem  Drucke  760mm  ein 
Volumen  einnehmen: 

F=— ^-    -A 

^         1  +  a^     760 

Das  Gewicht  eines  Cubikcentimeters  ist  also :  77  =  6r/  Fj . 
Die    auf  Luft    bezogene   Dichte    und   das   Moleculargewicht   sind 
demnach  z/  =  77/0,00129  und  M  =  28,9^. 


Apparat.  Ein  Glsscylinder  C  (Fig.  56)  iat  unten  gescfaloseeti 
oder  in  einen  eiaemen ,  oben  mit  einer  Rinne  Tersehenen  Tiegel  T  mit 
GypB  eingekittet.  Ein  Ring  r  trägt  den  Tiegel,  ein  anderer  r,  hält 
den  GlaBcylinder  in  verticaler  Richtung.  Fiy.  Sfl. 

Der  untere  Theil  des  Apparates  wird 
mit  Wasser  gefüllt.  In  dem  Cjlinder 
hängt  von  oben,  gehalten  von  einem 
in  der  Mitte  durchgeachnittenen,  mit 
einem  Abzugsrohr  mit  Schlauch  für  die 
Dämpfe  yeraehenen  Kork,  der  folgende 
Apparat.  An  ein  cylindriachee  Glaa- 
gefäse  Ä  von  circa  100  cbcm  Inhalt 
nnd  etwa  200  mm  Höhe  ist  ein  etwa 
600  mm  langes  und  6  mm  weites  Glas- 
rohr bangeschmolzen,  daa  oben  in  einer 
Erweiterung  d  endigt  und  durch  einen 
Kants chuk stopfen  k  verBchloaaen  iat. 
Etwa  in  der  Höhe  von  500  mm  ist 
seitlich  ein  enges,  nach  unten  um- 
gebogenes Rohr  a  angesetzt ,  dessen 
Ende  in  einem  mit  Wasser  gefüllten 
Gefaea  w  unter  einem  Messcylinder  m 
mündet;  das  Bohr  a  ist  zweckmässig 
in  dem  nach  unten  gehenden  Theile  zu 
einer  Kugel  erweitert,  um  bei  einer 
etwaigen  Abkühlung  von  A  ein  sofortiges 
Eindringen  von  Wasser  in  A  möglichst 
zn  Terhindern.  Gegenüber  dem  Rohre  a 
ist  ein  engeres  Rohr  e  angesetzt,  in 
dem,  durch  einen  Kautschuksch Lauch 
luftdicht  festgehalten,  der  Kupferstab  g 
hin  und  her  bewegt  werden  kann. 

Die  Substanz  wird  in  einem  kleinen, 
unten  zugeschmolzenen  und  au  einer 
feinen  Glasspitze  ausgezogenen  cyUu- 
drischen  Röhrchen  abgewogen,  welches 
in  einem  kleinen  Messiugfusse,  wie  ihn 
die  Fig,  54  zeigt ,  auf  die  Waage  ge- 
stellt wird.  Damit  so  wenig  wie  mög- 
lich Yon  der  Flüssigkeit  während  der  Wägung  durch  Verdunsten  ver- 
loren geht,  wird  auf  das  Röhrchen  mittelst  eines  kurzen  Stückes  Gummi- 
echlauch  ein  anderes,  zugeschmolzenes  Röhrchen  gesteckt. 

Für  flüchtige  Substanzen  nimmt  man  Sprengkügelchen  fc  (Fig.  56  a) 
»on  sehr  dünnem  Glase,  die  man  zur  Füllung  in  ein  Glasrohr  mit 
Kork  einsetzt,  welches  mit  der  Flüssigkeit/  gefüllt  ist;  durch  Erwärmen 
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treibt  man  die  Luft  aus  k\  beim  Abkühlen  wird  Flüssigkeit  eingesogen. 
Wenn  das  Kügelchen  gefüllt  ist,  schmilzt  man  bei  h  ab. 

Uebung.  1)  Man  trocknet  das  Rohr  Ä,  indem  man  nach  Aus- 
spülen mit  Alkohol  und  Aether  und  nach  Abnehmen  des  Stopfens  k 
und  des  Gummischlauches  bei  e  ein  langes  Messingrohr  bis  an  das  Ende 
von  Ä  einführt,  welches  mit  der  Saugpumpe  in  Verbindung  steht.  Unter 
vorsichtigem  Erwärmen  des  Glasrohres  zieht  man  das  Messingrohr 
allmählich  aus  demselben  wieder  heraus.  Hierauf  schiebt  man  einen 
Bausch  trockener  Glas-  oder  Asbestwolle  durch  das  Glasrohr  h  nach 
A  ^),  setzt  den  Stopfen  k  auf  und  befestigt  das  Rohr  Ä  in  0,  und  zwar 
so,  dass  die  Kugel  im  Rohre  a  über  der  Wasseroberfläche  steht. 

2)  a)  Man  wiegt  die  Röhrchen  resp.  Sprengkügelchen  leer.  Ge- 
wicht P,  und  b)  mit  der  Flüssigkeit,  Gewicht  P',  von  der  man  so  viel 
nimmt,  dass  etwa  50  cbcm  Dampf  aus  ihr  bei  der  Temperatur  T  ent- 
stehen (bei  Chloroform  etwa  0,20  gr  f ür  T  =  lOO^). 

3)  Man  erhitzt  die  Flüssigkeit  in  T,  bis  der  ganze  Apparat  auf 
eine  constante  Temperatur  gekommen  ist;  man  erkennt  dies  daran, 
dass  keine  Luftblasen  mehr  aus  a  entweichen. 

4)  Man  zieht  den  Stöpsel  k  heraus  und  lässt  das  Röhrchen,  nach- 
dem man  die  Gummikappe  abgezogen,  resp.  das  Sprengkügelchen  mit  der 
Substanz  vorsichtig  in  das  Rohr  gleiten ;  es  bleibt  auf  dem  Eupferstabe 
hängen.     Man  setzt  den  Kautschukstöpsel  rasch  wieder  auf. 

Hierbei  wird  die  Luft  verdünnt,  ausserdem  wird  die  warme  Luft 
im  Inneren  durch  eindringende  kalte  des  Zimmers  etwas  abgekühlt  und 
zieht,  sich  zusammen.  Das  Wasser  kann,  falls  die  Kugel  an  a  zu 
klein  ist,  in  den  Apparat  hineingesaugt  werden.  Um  dies  zu  ver- 
meiden, muss  man  das  Oefifnen  und  Schliessen  von  d  möglichst  rasch 
vornehmen,  eventuell  durch  WiederöfiFnen  von  k  die  in  die  Höhe  gezogene 
Flüssigkeit  wieder  herabsinken  lassen. 

5)  Man  schiebt  den  mit  Wasser  gefüllten  Messcylinder  m  über  w. 

6)  Man  zieht  den  Kupferstab  zurück  und  lässt  das  Eimerchen 
resp.  Kügelchen  nach  unten  fallen.  Die  in  ihm  enthaltene  Flüssigkeit 
verdampft  und  aus  a  steigen  Luftblasen  in  die  Höhe. 

7)  Man  wartet  so  lange,  bis  keine  Blasen  mehr  in  dem  Mess- 
cylinder emporsteigen,  und  ermittelt: 

a)  den  reducirten  Barometerstand  h ,  b)  die  Höhe  H  der  Wasser- 
säule in  m  und  reducirt  dieselbe  auf  Quecksilberdruck  h  =  H/13ß, 
c)  die  Temperatur  t  des  Wassers  in  w,  d)  das  Volumen  7'  des  Gases 
in  dem  Messcylinder. 


^)  Hat  das  die  Substanz  enthaltende  Cylinderchen  einen  ausgezogenen 
federnden  Fuss,  so  kann  man  den  Bausch,  der  oft  Feuchtigkeit  und  Verunreini- 
gungen in  das  Bohr  hineinbringt,  weglassen,  ohne  befürchten  zu  müssen,  dass 
das  Glas  beim  Auffallen  den  Boden  zerschlägt.  Auch  bei  Anwendung  der  Spreng- 
kügelchen lässt  man  die  Glas-  oder  Asbestwolle  fort. 


Methode  von  Bunsen.  101 

Nach  Beendigung  des  Yersuches  nimmt  man  den  Stopfen  k  ab, 
ehe  man  den  Brenner  unter  dem  Apparate,  Fig.  56,  entfernt. 

Berechnung.  In  der  obigen  Gleichung  (S.  98)  sind  durch  die 
Messungen  direct  gegeben  das  Gewicht  G  =  F'  —  P,  die  Temperatur  t. 
Das  gemessene  Volumen  F'  setzt  sich  zusammen  aus  dem  Volumen  V 
der  aus  dem  Erhitzungsapparat  durch  den  Dampf  yerdrängten  Luft, 
und  einem  bestimmten  Volumen  Wasserdampf  von  dem  Dampfdruck  e 
bei  ^  (vergl.  Hygrometrie). 

Das  Volumen  der  verdrängten  Luft  ist  bei  0^  und  760  mm,  da  in 
der  Gleichung  S.  86  P  =  h  —  Ä  ist : 

_      ^'         h  —  h  —  e    h  —  h  _  _  V         h  -- h  —  e 
0,760  —  1  _j_  ^^  •       5  _  7^      ■     760    ~  1  +  «r  760 

Beispiel.  CMoroform  (CHOlg  =  120);  G  =  0,l54gr;  V=  32,6cbcm; 
H=  267mm;  t  =  18,5<^;  6  =  746mm;  c  =  16mm;  6  —  h  —  e  =  710mm; 
F760,o  =  28,5;  O/V  =  0,0054;  J  =  4,15;  M  =  120. 

5.  Methode  von  Bunsen,  Ausfluss  durch  enge  Oeflnungen. 

Gebraucht  wird:  Bohre  mit  feiner  OefiPaong  am  unteren  Ende 
(Fig.  57);  Stativ;  Quecksilberkasten;  Wasser;  Quecksilber;  Chronoskop.  — 
Bunsen' sches  Effusiometer  (Fig.  58);  Kipp* sehe  Apparate  für  Kohlensäure 
und  Wasserstoff,  Wasch-  und  Trockenflaschen. 

Princip.  Fliesst  eine  Flüssigkeit  aus  einer  Oeffnung  von  dqcm 
Querschnitt  während  der  Zeii\t  mit  der  Geschwindigkeit  von  vcmsec""^ 
aus,  so  befindet  sich  das  zu  Beginn  der  ersten  Secunde  durch  einen 
Punkt  der  Oeffnung  gehende  Theilchen  am  Ende  derselben  in  einer 
Entfernung  von  v  cm ,  vorausgesetzt ,  dass  auf  die  Theilchen  nach  dem 
Austritt  aus  der  Oeffnung  keine  Kraft  mehr  wirkt.  Die  durch  alle 
Punkte  der  Oeffnung  gehenden  Theilchen  erfüllen  also  am  Ende  der 
ersten  Secunde  einen  Cylinder  vom  Querschnitt  o  und  der  Länge  v,  sie 
nehmen  daher  ein  Volumen  ö  v  ein.  Fliesst  die  Flüssigkeit  t  Secunden 
lang  aus,  so  ist  das  ausgetretene  Volumen  V  =  cov^cbcm.  Man  be- 
stimmt die  Ausflussgeschwindigkeit  v,  indem  man  die  Zeit  t  ermittelt, 
die  ein  bestimmtes  Volumen  V  braucht,  um  auszufliessen.  Fliesst  von 
zwei  verschiedenen  Flüssigkeiten  1  und  2  das  gleiche  Volumen  V  in 
den  Zeiten  ti  und  ti  aus  und  sind  Vi  und  V2  die  ihnen  zugehörigen 
Greschwindigkeiten,  so  ist  V  =  coviti  =  a V2 ^2,  also : 

Vi  :  v^  =  ^2  :  ^i- 

Befindet  sich  in  dem  Boden  eines  Gefässes  eine  Oeffnung  und 
steht  die  Flüssigkeit  über  derselben  bis  zur  Höhe  h,  so  ist  nach  dem 

Torricelli'schen  Theorem  die  Ausflussgeschwindigkeit  v  =  y2gh^ 
d.  h.  die  Flüssigkeitstheilchen  haben  beim  Austreten  durch 
die  Oeffnung  die  gleiche  Geschwindigkeit,  wie  wenn  sie  von 
der  Oberfläche  bis  zur  Oeffnung  frei  herunterfielen.    Die  Aus- 
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flussgeschwindigkeit  ist  unabhängig  von  der  Natur  der  Substanz  (wenn 
man  von  der  Reibung  absieht). 

Uebung.       1)  Eine   65  cm  lange,    am    oberen  Ende  mit  einer 

Marke,    am   unteren   mit  einer  feinen   OeflFnung  versehene   Röhre   Ä, 

Fig.  57.     ^^S'  ^"^  i  '''^d  nach  einander  mit  Quecksilber  und  Wasser 

gefüllt,  während  man  mit  dem  Finger  der  einen  Hand  die 

Oeffnung  zuhält. 

2)  Man  nimmt  in  die  andere  Hand  ein  Chronoskop,  lässt 
zu  gleicher  Zeit  die  Arretirung  und  den  Finger  los  und 
bestimmt  die  Zeit,  bis  die  Flüssigkeit  ausgelaufen  ist.  Sie 
ist  bei  Quecksilber  und  Wasser  dieselbe.  Der  Druck  ist  im 
ersten  Falle  13,6  mal  grösser  als  im  zweiten,  aber  die  zu 
bewegende  Masse  ist  auch  ebensoviel  mal  grösser. 

3)  Man  macht  die  beiden  Flüssigkeitssäulen  nicht 
gleich  hoch.,  sondern  so  hoch  (Äj  und  Äq)»  dass  der  Druck 
auf  den  Boden  in  beiden  Fällen  der  gleiche  ist.  Das  Yer- 
hältniss  dieser  Höhen  hi  und  ^2  ^^^^  wenn  di  und  d^  die 
Dichten  der  beiden  Flüssigkeiten  sind,  hi  :  h^  =  di  :  di] 
das    Verhältniss    der    Ausflussgeschwindigkeiten    ist    dann 

^1  •  ^2  =  V^i  •  V^2  =  V^i  '  V^i»    *^^^  ^^^  Verhältniss 
der  zum  Ausfliessen  gleicher  Volumina  nöthigen  Zeiten : 

Die  zum  Ausfluss  gleicher  Volumina  unter 
gleichem  Druck  erforderlichen  Zeiten  verhalten 
sich  wie  die  Quadratwurzeln  aus  den  Dichten. 

Derselbe  Satz  gilt  für  Grase,  die  unter  gleichem  Drucke 
stehen. 

Apparat  von  Bunsen:  An  ein  Griasrohr  A  (Fig.  58) 
ist  oben  ein  eiserner  Dreiweghahn  angekittet,  der  mit  einem 
seitlichen  Rohre  a  und  einem  nach  oben  gehenden  Ansätze  t/ 
verbunden  ist.  Bei  v'  ist  ein  dünnes,  mit  einem  sehr  feinen 
Loch  durchbohrtes  Platinblech  befestigt,  das  beim  Nicht- 
gebrauch des  Apparates  durch  den  Stöpsel  s  vor  Staub  ge- 
schützt ist.  Das  Glasrohr  taucht  in  einen  mit  Quecksilber 
gefüllten  Eisen-  oder  Holzcylinder ,  in  dessen  oben  erweiterten  Theil 
an  zwei  einander  gegenüberstehenden  Stellen  Spiegelglasplatten  ein- 
gesetzt sind.  In  dem  Cylinder  befindet  sich  ein  Schwimmer  DD,  der 
bei  t  zwei  Marken  über  einander  trägt. 

Uebung.  1)  Man  füllt  A  mit  dem  zu  untersuchenden  Gase. 
Dazu  verbindet  man  cc  mit  dem  Gasentwickelungsapparat  und  stellt  den 
Dreiweghahn  so,  dass  das  Gas  in  A  einströmen  kann;  man  stellt  das 
Rohr  A  zunächst  möglichst  tief,  hebt  es  dann  langsam  in  die  Höhe,  bis  es 
ganz  mit  Gas  gefüllt  ist,  dreht  den  Hahn  so,  dass  es  beim  Niederdrücken 
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drücken  Ton  A  durch  v'  entweichen  mnaa,  und  drückt  A  nieder.  Diea 
wiederholt  man  so  oft  (zwei-  bis  dreimal) ,  bis  man  annehmen  kann, 
dass  A  nur  noch  das  zu  untersuchende  Gas  enthält  Dann  füllt  man  A 
noch  einmal  ganz,  dreht  den  Hahn  so,  dasa  keine  Verbindung  mit  der 
Umgehung  TOrhanden  ist  und   drückt    den  Fi|r.  58. 

Cylinder  A  möglichst  tief  ein. 

2)  Man  nimmt  das  Chronoskop  zur  Hand, 
stellt  den  Hahn  ao,  dass  A  durch  v'  mit  der 
Umgehung  commanicirt,  visirt  aber  die 
Qnecksilberoberfläche  durch  die  Spiegelglas- 
scheiben hin,  läast  in  dem  Moment,  wo  die 
Spitze  r  des  Schwimmers  fiber  die  Qneck- 
silberoberfläche heraaatritt,  das  Chronoskop 
angehen  und  arretirt  dasselbe ,  wenn  die 
zweite  Marke  hei  t  dieaelbe  Lage  einnimmt. 
Die  über  t  befindliche  erste  Marke  dient 
dazu ,  den  Beobachter  auf  das  Hervortreten 
der  zweiten  vorzubereiten. 

Die  zum  Ausfluss  nöthige  Zeit  sei  fg. 

3)  Man  füllt  den  Cylinder  mit  trockener 
Luft  und  wiederholt  den  Veraueh.  Die  Zeit 
des  Ausflusses,  während  der  Schwimmer  bis 
zur  Marke  t  steigt,  sei  jetzt  tj. 

Dann  entsprechen  f|  und  t^  dem  Ausflüsse 
des  gleichen  Volumens,  welches  beim  Steigen 
der  Qaeckaübersäule  um  die  Strecke  rt  ver- 
drängt wird. 

Berechnung.  Es  ist  (j  :  (j  =  V^  :  V^.  wo  dj  die  Dichte 
des  Gases,  d^  die  Dichte  der  Lnft  ist.  ISe  auf  die  Dichte  der  Luft  ala 
Einheit  bezogene  Gaadichte  ist  also: 

d  =  t^/t^. 

Die  Versuche  sind  mit  Kohlensäure  und  Wasserstoff  anzustellen. 


=  l,.';3i  Hj:  Luft:  d  : 


Allgemeines. 

1.  Unter  Annahme  des  Boyle-Charles 'sehen 
sich  theoretisch  aus  der  kinetischen  Gastheorie  das  ursprünglich  auf 
anderem  Wege  gefundene,  oben  (S.  88)  angeführte  „Avogadro'sche 
Gesetz"  ableiten. 

Die  bei  den  Gasen  und  Dämpfen  aus  den  Beobachtungen  bei  irgend 
einer  Temperatur  und  einem  beliebigen  Drucke  abgeleitete  Dichte  kann 
nnr  dann  mit  den  theoretisch  aus  dem  Ävogadro'schen  Gesetze  gefun- 
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denen  Werthen  übereinstimmen,  wenn  bei  den  benutzten  Temperaturen 
und  Drucken  das  Boyle-Charles' sehe  Gresetz  streng  gültig  ist.  Die  durch 
die  vorhandenen  Abweichungen  von  diesen  Gresetzen  hervorgebrachten 
Differenzen  sind  aber  zu  klein,  als  dass  nicht  die  für  den  Chemiker 
wichtige  Entscheidung,  das  Wievielfäche  das  Moleculargewicht  von  dem 
aus  der  Analyse  gefundenen  Werthe  ist,  auf  Grrund  einer  sorgfaltigen 
Dampfdichtebestimmung  gefallt  werden  könnte. 

2.  a)  Die  Dampfdichtebestimmungen  und  damit  die  Molecular- 
gewichtsbestimmungen  haben  den  Zweck,  das  Moleculargewicht  einer 
Verbindung,  deren  procentische  Zusammensetzung  durch  die  Analyse 
festgestellt  ist,  zu  ermitteln.  Während  man  durch  die  Analyse  z.  B. 
nicht  zu  entscheiden  vermag,  ob  ein  Kohlenwasserstoff  die  Zusammen- 
setzung CjH^,  CaHg,  C4H8  hat,  da  jeder  derselben  14,3  Proc.  H  und 
85,7  Proc.  C  enthält,  so  ergeben  sich  für  die  Dampf  dichten  A  die 
Werthe  für: 

CgH^:    ^  =  0,97;       CgHe:    ^  =  1,45;       C4H8:    ^=1,94; 

sie  lassen  also  eine  Entscheidung  über  die  Formel  des  Körpers  zu. 

b)  Weiter  dient  die  Dampfdichte  dazu,  die  Werthigkeit  eines 
Elementes  zu  bestimmen.  Je  nachdem  z.  B.  das  Aluminiumchloiid  eine 
der  beiden  nach  der  Analyse  gleich  berechtigten  Formeln  AICI3  oder 
AljClß  besitzt,  ist  das  Aluminium  drei-  oder  vierwerthig.  Die  Dampf- 
dichte  hat  für  das  erstere  entschieden. 

c)  Die  Dampfdichtebestimmung  lässt  femer  erkennen ,  ob  ein 
Körper  im  Dampf  zustande  dissocürt  ist  oder  nicht,  was  auf  anderem 
Wege  zu  entscheiden  oft  nicht  möglich  ist,  indem  sich  bei  der  Ab- 
kühlung die  ursprüngliche  Substanz  wieder  bildet.  —  Salmiak,  NH4CI, 
würde  unzersetzt  im  Dampf  zustande  die  Dampfdichte  1,85  haben, 
er  hat  aber  nur  eine  Dampfdichte  0,92,  er  ist  in  NH3  und  HCl  zer- 
fallen. 

Bei  einem  Körper,  dessen  Dampfdichte  mit  steigender  Temperatur 
abnimmt,  müssen  wir  annehmen,  dass  er  bei  niedrigeren  Temperaturen 
in  geringerem  Maasse  dissocürt  ist,  als  bei  höheren;  so  verhält  sich 
das  Jod,  dessen  Dampf  bei  niedrigeren  Temperaturen  aus  Molecülen  J2t 
bei  sehr  hohen  aus  Molecülen  J  und  bei  zwischenliegenden  aus  einem 
Gemisch  von  Molecülen  Jj  und  J  besteht. 

3.  Aus  den  Dichten  der  Dämpfe  und  Gase  lassen  sich  zunächst 
keine  Schlüsse  auf  die  Dimensionen  ihrer  Molecüle  ziehen,  da  die- 
selben, verglichen  mit  den  mittleren  Abständen  zwischen  ihnen,  sehr 
klein  sind;  dagegen  ist  dies  aus  den  Abweichungen  von  dem  Boyle- 
Charles'sehen  Gesetze  möglich  (vergl.  S.  80).  Ebensowenig  erhalten 
wir  die  Gewichte  der  Molecüle  selbst  aus  Dampfdichtebestimmungen, 
sondern  nur  das  Yerhältniss  der  Gewichte  der  Molecüle  zweier  Grase 
zu  einander. 


VIL   Elasticität. 

.  Einleitung.  Ertbeilen  wir  einem  festen  Körper  durch  eine  äussere 
Kraft  eine  Form  Veränderung,  so  sucht  derselbe  mehr  oder  weniger  voll- 
ständig seine  frühere  Gestalt  wieder  anzunehmen,  er  besitzt  eine  ge- 
wisse Elasticität.  Wir  bezeichnen  die  hiermit  zusammenhängenden 
Erscheinungen  als  elastische.  Je  nach  der  Art  der  Form  Veränderung 
unterscheiden  wir  eine  Elasticität  der  Dehnung,  der  Biegung,  der 
Torsion  und  der  Gompression. 

Vollkommen  elastische  Körper  sind  solche,  die  nach  dem  Aufhören 
der  Kraft  vollkommen  in  ihren  Anfangszustand  zurückkehren,  unvoll- 
kommen elastische  sind  solche,  bei  denen  dies  nicht  der  Fall  ist.  Wir 
betrachten  nur  vollkommen  elastische  Körper,  ermitteln  die  Gesetze, 
welche  die  Grösse  der  Formveränderung  als  abhängig  von  der  Grösse 
der  wirkenden  Kraft  und  den  Dimensionen  der  Körper  darstellen,  und 
bestimmen  die  für  jeden  Körper  eigenthümlichen  Elasticitäts- 
constanten.  Unter  elastischer  Nachwirkung  verstehen  wir  die 
Erscheinung,  dass  der  Endzustand  nicht  unmittelbar  nach  Einwirkung 
der  Kraft  oder  Aufhören  derselben,  sondern  erst  nach  längerer  Zeit 
eintritt,  bezw.  dass  während  längerer  Zeit  noch  Gestaltsänderungen  ein- 
treten, ohne  dass  die  äussere  Kraft  verändert  wird. 

1.    Elasticität  der  Dehnung. 

Gebraucht  wird:  Kautschukfäden  von  5  und  10mm Durchmesser  mit 
Hülsen  und  Zeigern;  verticaler  Maassstab;  zwei  dünne  Silberdrähte;  Träger 
in  der  Wand,  kleines  Ablesekathetometer;  Ocularmikrometer ;  Gewichte  zum 
Anhängen;  Dickenmesser;  Waage;  Gewichtssatz. 

Princip..  Hängen  wir  einen  Draht  X,  Fig.  59  (a.  f.  S.),  vertical 
auf  und  belasten  sein  unteres  Ende  mit  einem  'Gewichte  P,  so  erfahrt 
er  eine  Dehnung. 

Die  Dehnung  k  eines  Drahtes  ist,  wenn  sie  klein  ist,  direct  pro- 
portional dem  wirkenden  Gewichte  P,  der  Länge  des  Drahtes  L,  um- 
gekehrt proportional  dem  Querschnitte  Q;  also  ist: 

Hier  ist  t  eine  für  jeden  Körper  charakteristische  Constante,  der 
Elasticitätscoefficient.     Ist  das  wirkende  Gewicht,  die  Länge  und 
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der  Querschnitt  des  Drahtes  gleich  Eins,  d.  h.  P=  1,X=  1,  Q  =  1, 
so  ist 

k  =  E. 

Der  Elasticitätscoefficient  B  ist  die  Verlängerung  A,  die  ein  Draht 
von  der  Länge  1  und  dem  Querschnitt  1  durch  das  Gewicht  1  erfahrt. 

Statt  des  Elasticitätscoefficienten  £  führt  man  auch  den  Elasti- 
citätsmodul  E  ein: 

E  =  —,     also     E  =  -T-r  • 

6  Qk 

Ist  jL  =  1,  ^  =  1,  A  =  1,  so  ist 

E=  F, 

d.  h.  der  Elasticitätsmodul  E  ist  das  Gewicht,  welches  einen  Draht  von 
der  Länge  1  und  dem  Querschnitt  1  um  die  Länge  1  ausdehnen  wurde. 
Als  Einheiten  dienen  hier  das  Kilogramm,   das  Millimeter  *)  und 
das  Quadratmillimeter  i). 

a)  Apparat.     Um  die  Gesetze  der  Dehnungselasticität  zunächst 
angenähert   zu    prüfen,    verwenden   wir  Kautschukfaden,    kitten    ihre 
Fiff.  59.     Enden  mit  Siegellack  in  Hülsen  und  Haken  und  halten  sie 
a^  in   denselben  noch  durch  durchgesteckte  Stifte  fest.     Der 

obere  Haken  wird  an  einem  gebogenen  Draht  zwischen  die 
Platten  eines  Trägers  gespannt,  der  an  der  Wand  befestigt 
ist,  und  der  an  seinem  Ende  eine  verticale,  feste  Messing- 
platte trägt,  gegen  die  sich  eine  andere  durch  Schrauben 
anpressen  lässt;  an  den  unteren  Haken  wird  eine  Waag- 
schale mit  den  Gewichten  angehängt,  lieber  die  Hülsen  sind 
Messingröhrchen  mit  Zeigern  geschoben,  die  sich  längs  einer 
Scala  verschieben. 


ä 


Uebung.      1)    Man  misst  die  Verlängerungen    eines 

Kautschukfadens  von  der  Dicke  von  5  mm  und  der  Länge 

von  500  mm  bei  Belastungen  von  100,  200 . . .  600  gr.    Sind 

die  Dehnungen  A| ,  A2  . . .  Ag,  so  ist  A^  =  1/3  A2  =  •  •  •  Ve  ^6» 

2)  Man  nimmt  einen   Kautschukfaden  von  derselben 

Dicke  und  der   doppelten  Länge;  bei  der  Belastung  mit  200  gr  sei  die 

Dehnung  Ag,  dann  ist  Ag  =  2A.2. 

3)  Man  nimmt  einen  Kautschukfaden  von  der  Dicke  von  10  mm, 
also  dem  vierfachen  Querschnitt  wie  bei  1,  und  der  Länge  von  500  mm; 
bei  der  Belastung  von  600  gr  ist  die  Dehnung  Ag,  dann  ist  k'^  =  1/4  ^6- 

4)  Man  berechnet  aus  den  Dimensionen  und  den  gefundenen  Deh- 
nungen den  Elasticitätsmodul  E. 


*)  Die  auf  diese  Einheiten  bezogenen  Werthe  der  Elasticitätsmodoln  muss 
man  mit  9,81  .  10^  multipliciren,  um  sie  auf  das  absolute  (O.-G.-S.-)  System 
zurückzuführen. 
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Beispiel:  Die  Dicke  eines  Kautschnkfadens  von  kreisförmigem  Quer- 
schnitt war  10mm,  der  Querschnitt  also  Q  =  tt  X  (5romP,  die  Länge 
L  =  680mm,  das  Gewicht  P=0,8kgr  und  A=115mm,  also  ist  £=0,06024. 

Anmerkung.  Die  Messungen  müssen  etwas  schnell  ausgeführt 
werden,  da  der  Kautschuk  starke  elastische  Nachwirkung  zeigt,  d.  h. 
bei  dauernder  Belastung  steigende  Dehnungen  erfahrt. 

b)  Apparat.  Für  Metalldrähte,  deren  Dehnung  bei  der  Belastung 
sehr  klein  ist,  bei  denen  E  sehr  gross  ist,  müssen  wir  feinere  Hülfs- 
mittel  anwenden. 

Man  hängt  einen  sehr  langen  Draht  so  auf,  dass  man  sein 
oberes  Ende  zwischen  die  Platten  eines  Trägers  festklemmt,  macht  auf 
ihm  oben  und  unten  eine  Marke  und  bestimmt  den  Abstand  zwischen 
beiden  bei  verschiedenen  Belastungen.  Damit  die  Längenänderungen 
aber  einigermaassen  beträchtlich  werden,  brauchen  wir  sehr  grosse 
Längen,  dann  muss  aber  das  Messinstrument  zu  grosse -Dimensionen 
erhalten.  Wollte  man  nur  die  Stellung  der  unteren  Marke  ablesen,  so 
würde  man  falsche  Werthe  erhalten,  da  sich  auch  die  Träger,  an  denen 
die  Drähte  aufgehängt  sind,  bei  der  Belastung  der  Drähte  senken. 
Dieser  Fehler  wird  folgendermaassen  vermieden: 

Man  hängt  dicht  neben  einander  an  dem  in  die  Wand  eingelassenen 
Träger  zwei  Drähte  Ä  und  B  auf,  während  man  sie  schwach  belastet, 
so  dass  sie  gestreckt  sind.  Beide  erhalten  unten  in  demselben  Abstände 
Yom  oberen  Ende  Marken.  Vor  den  beiden  Drähten  wird,  in  der  Höhe 
der  beiden  Marken,  das  Femrohr  eines  Kathetometers ,  am  besten 
mit  Ocularmikrometer,  aufgesteDt,  und  die  Höhendifferenz  der  Marken 
an  den  beiden  Drähten  bei  verschiedenen  Belastungen  des  einen  er- 
mittelt. Diese  Differenz  ergiebt  die  Dehnung  des  untersuchten  Drahtes. 
Senkt  sich  bei  der  Belastung  der  Träger  ein  wenig,  so  trifft  dies  beide 
Drähte  in  gleicher  Weise. 

TJebiing.     a)  Bestimmung  der  Dehnung  L 
Man  belastet  beide  Drähte  nur  wenig: 

1.  Lage  der  Marke  auf  A a 

Man  hängt  1  kgr  an  ^  an : 

3.  Lage  der  Marke  auf  Ä aj 

4.  „        »         „         „     5 bi 

Dehnung  durch  1  kgr    .     .     .     Ai=  (Oj  —  bi)  —  (a  —  h) 

5.  und  6.  Man  bestimmt  die  Dehnung  A3  bei  Belastung  mit 
2  kgr,  A3  bei  3  kgr  u.  s.  f.  Dann  muss  sein  k^  =  2  A^, 
A3  =  3  Ai  u.  s.  f. 

Um  den  Elasticitätscoefficienten  zu  erhalten,  müssen  wir  noch  die 
Länge  L  und  den  Querschnitt  Q  des  Drahtes  bestimmen. 

ß)  Bestimmung  von  X.  Man  misst  den  Abstand  der  Marke  von 
dem  Aufhängungspunkte  mit  einem  gewöhnlichen  Maassstabe. 

y)  Bestimmung  des  Querschnittes  Q. 


% 
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a)  Ist  der  Draht  nicht  zu  dünn  und  kreisrund,  so  misst  man  den 
Durchmesser  d  mit  einem  Dickenmesser  (S.  19),  der  Querschnitt  ist 
dann  Q  =  JC  (Va  Ä)«. 

b)  Ist  der  Draht  sehr  dünn,  so  schneidet  man  ein  Stück  von  der 
Länge  l  ab,  bestimmt  sein  Gewicht  G;  ist  d  die  Dichte  der  Substanz, 
so  ist  (vergL  S.  66):  Q  =  Gßd, 

2.    Elasticität  der  Biegung. 

Gebraucht  wird:  Apparat  Fig.  61;  drei  Stahlstäbe,  Kupferstab;  ver- 
ticale  Scala;  Gewichte  zum  Anhängen;  Dickenmesser. 

Princip:  Hängt  man  an  einen  in  horizontaler  Richtung  befestigten 
Stab  von  rechteckigem  Querschnitt  von  der  Länge  X,  der  Höhe  JH,  der 
Breite  B  ein  Gewicht  P  (s.  Fig.  60),  so  biegt  sich  der  Stab. 

Die  Senkung  k  des  Aufhängepunktes  des  Gewichtes  ist: 

PX- 


.3 


A  =  fca 


d.  h.  sie  ist  direct  proportional  dem  Gewichte  und  der  dritten  Potenz 
der  Länge,  umgekehrt  proportional  der  Breite  und  der  dritten  Potenz 


Fig.  60. 


c 


der  Höhe.     Die  Grösse  h  hängt  von  der  Art  der  Befestigung  ab,  be- 
züglich deren  drei  Hauptfalle  (Fig.  60)  zu  unterscheiden  sind: 

a)  Ein  Ende  ist  frei,  das  andere  fest:  Ä;  =  4;  b)  beide  Enden 
sind  frei  und  ruhen  auf  Schneiden];  k  =  ^/4;  c)  beide  Enden  sind  fest; 

Die  Grössen  der  Biegungen  «i,  ocj,  «3  bei  dem  gleichen  Stabe,  bei 
gleicher  Länge  und  Belastung  verhalten  sich  also  in  den  drei  Fällen  wie 

«1  :  «2  :  «3  =  64  :  4  :  1. 
Der  Elasticitätsmodul  ist 

E  —  —  —  ^^^^ 

Apparat,  Fig.  61.  Derselbe  besteht  aus  zwei  Holzklötzchen  A^ 
und  A^  (Höhe  circa  23cm,  Breite  an  der  Basis  20,  oben  7  cm),  welche 
unten  auf  Bretter  x^  und  x^  aufgeleimt  sind,  auf  die  bei  \  und  h^  Ge- 
wichte gesetzt  werden  können.  Oben  tragen  diese  Klötze  Klemmen 
P^P-it  welche  je  aus  zwei  Platten  bestehen,  von  denen  die  eine  auf  dem 
Klotze  festgeschraubt  ist,  die  andere  durch  Flügelschrauben/  gegen  die 
erstere  gedrückt  oder  auch  von  ihr  abgenommen  werden  kann.  Zur  Beob- 
achtung der  Durchbiegung  dient  der  Index  «,  der  an  einem  zu  einem 
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Rechteck  d  gebogenen  Drahte  befestigt  ist,  welcher  aber  die  Stäbe  ge- 
schoben werden  kann  und  zum  Anhängen  des  Gewichtes  P  einen  Haken 
bei  h  trägt.  Der  Indes  verechiebt  sich  längs  einer  auf  einem  beson- 
deren HolzstatiT  befestigten  verticalea  Scala  $  >). 

Benutzt  werden  z.  B.  drei  Stahlstäbe,  ca.   800  mm  lang,  die  resp. 
nahe  gleiche  Breite,  aber  verschiedene  Höhe,  oder  gleiche  Höhe,  aber 
Terschiedene  Breite  haben,  und  ein  Kupferstab  von  etwa  1,6  mm  Dicke 
Fig.  fll. 


und  10  mm  Breite.     Am   eisen  Ende  sind  die  Stäbe   ein   wenig  auf- 
gebogen, damit  der  Draht  d  nicht  henmtergleitet. 

tTeboi^.  Der  Gang  der  Uebung  zur  Prüfung  der  Gesetze  geht 
ans  folgendem  Beispiel  hervor: 

Benutzt  werden  drei  StahMäbe:  I.  H'  =r  3,3  mm,  B  =  9,4  mm, 
n.  fl  =  3,iinmi,  B  =  14,5 mm,  IIL  H  =  1,5mm,  B  =  10,1  mm. 

Eb  werden  zunächst  die  Btäbe  nur  an  einem  Ende  eingeklemmt;  der 
Klotz  Ai  wird  fortgenommen,  Scala  und  Index  an  das  Ende  des  Stabes  ge- 
rückt und  dann  letzterer  belastet. 

Stab  I  wird  bei  verschiedenen  Belastungen  und  in  zwei  Längen  unter- 
•ncht: 

a)  £  =  600mm    P     =  0,1        0,2        0,4        0,5kgT 

1       =    12  25  51  62,4  mm 

%/P  —  120        125       128        125     „      Mittel  125. 

^)  Bei  genauen  Messungen  bestimmt  man  die  Durchbiegung  mittelst 
eines  Kathetometers,  das  man  anf  einen  Pnnkt  des  Stabes  selbst  einstellt, 
oder  man  kittet  auf  den  Stab  eine  feine  Olasscala,  die  man  durch  ein  Hikro- 
«top  mit  Fadenkreuz  betrachtet. 
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Die  Biegung  ist  also  proportional  der  Belastung: 

b)  JD  =  300  P     =  0,5  0,8  kgr 

A      =    8  13,5  mm 

A/P  =    16  17        „       Mittel  16,5. 

Ist  die  Biegung  der  dritten  Potenz  der  Länge  proportional,  so  muss 

125/(600)«  =  5,8  .  10-7     gleich  sein     16,5/(300)»  =  6,1  .  10-7, 

was  in  der  That  nahe  der  Fall  ist. 

Aus   dem  Werthsystem  L  =  300,   P  =  0,5  kgi-,  A  =  8   berechnet  sich, 
da  der  Stab  an  dem  einefi  Ende  festgeklemmt,  also  A;  =  4  ist: 

4.0,5.(300)3 
E  =    ,     '     \^'     =  19  980. 
8.9,4.(3,3)5 

Stab  II.    Für  diesen  ergeben  sich  als  zusammengehörige  Werthe: 

L  =  300,  P  =  0,8,  A  =  9,5. 

Hieraus  folgt:    E  =  ^i^f'iTJ^}^  =  19140. 
^  9,5.14,5(3,2)8 

Da  für  diesen  Stab,  der  dieselbe  Dicke  wie  I,  aber  etwa  die  anderthalb- 
fache Breite  hat,  sich  derselbe  Werth  von  E  wie  für  I  ergiebt,  so  folgt,  dass 
die  Biegung  in  der  That  umgekehrt  proportional  der  Breite  ist. 

Stab  III.      Für    diesen     ergaben    sich    als    zusammengehörige    "Werthe: 
L  =  600,  P  =  0,05,  A  =  62,  also: 

_  4.0,05.(600)8  _ 
^  -  62.10,1.(1.5)3  -  20^5^- 

Da  für  Stab  III,  der  dieselbe  Breite  aber  die  halbe  Dicke  wie  I  hat, 
Mch  derselbe  Werth  von  E  wie  für  I  ergiebt,  so  folgt,  dass  die  Biegung  um- 
gekehrt proportional  der  dritten  Potenz  der  Dicke  ist. 

Um  noch  zu  prüfen,  ob  die  Werthe  von  k  die  oben  angegebene  Grösse 
besitzen,   wird   der   Stab  III  in  der  Länge  L  =  600  verwendet;   dann  wird: 

1.  am  einen  Ende  festgeklemmt:    Pj  =  0,05,  Aj  =  62,  «i  =  A^/Pj  =  1240; 

2.  beide  Enden  frei  aufgelegt:         P2  =  0,8,     Ag  =  70,  «2  =  V^^a  =  8^,5; 

3.  beide  Enden  festgeklemmt:  Pg  =  0,8,     A3  =  18,  «3  ^  A3/P3  =  22,5. 

In  der  That  verhält  sich-  also  nahe:  «1  :  «2  •  '^a  =  ^4  :  4  :  1. 


3.   Elasticität  der  Torsion. 

Gebraucht  wird:  Torsionsapparat,  Fig.  63,  zwei  Messingdrähte  von 
circa  2,2mm  und  3,0mm  Durchmesser;  Kreuz  mit  Stiften;  durchbohrte  Blei- 
gewichte; Chronoskop. 

Einleitung.  Klemmen  wir  das  eine  Ende  eines  Drahtes  fest  und 
drillen  sein  anderes  Ende,  so  entsteht  in  dem  Drahte  in  Folge  der  Ver- 
schiebung der  Molecüle  gegen  einander  eine  Kraft,  die  Torsionskraft, 
welche  den  Draht  in  seine  frühere  Lage  zurückzuführen  strebt.  Diese 
Kraft  ist  bei  vollkommen  elastischen  Drähten  proportional  dem  Winkel 
der  Drillung  oder  der  Torsion.  Sie  wechselt  unter  sonst  gleichen  Um- 
ständen mit  der  Natur  der  Substanz ;  jede  Substanz  ist  in  Bezug  auf  die 
Torsion  durch  eine  Constante,  den  Torsionscoefficienten ,  charakterisirt. 
Zur  Bestimmung  des  Torsionscoefficienten  werden  zwei  Methoden 
benutzt. 
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A.    Statische  Methode. 

Princip.  Befestigen  wir  am  unteren  Ende  des  Drahtes  mit  dem 
Querschnitt  a  (Fig.  62)  einen  horizontalen  Arm //j,  und  lassen  zunächst 
in  dem  Abstände  1  auf  beiden  Seiten  je  eine  gleich  grosse  und  ent- 
gegengesetzt gerichtete  Kraft  P,  ein  sogenanntes  Kräftepaar  (damit 
das  Drahtende  nicht  seitlich  verschoben  wird),  wirken,  so  wird  durch 
dasselbe  der  Draht  so  lange  gedrillt,  bis  die  sich  in  ihm  entwickelnde 
Torsionskraft  den  äusseren  Kräften  das  Gleichgewicht  hält. 

Bei  allen  drehenden  Kräften  ist  die  Wirkung  abhängig  von  der 
Grösse  der  Kraft  P  und  dem  Abstände  7,  in  dem  sie  angreift,  von  dem 
„Moment"  P7.  Rückt  der  Angriffspunkt  der  Kraft  P  also  in  den 
doppelten  Abstand  von  a  nach  /  und  /j,  so  greift  sie  an  einem  doppelt 
80  langen  Hebelarm  an,  ihr  Drehungsmoment  ist  doppelt  so  gross,  und 
der  Draht  muss,  ehe  Gleichgewicht  eintritt,  sich  doppelt  so  stark  tor- 
diren,  weil  erst  dann  die  Torsionskraft  doppelt  so  gross  wird. 

Die  Grösse  der  Drehung,  der  Torsionswinkel  <p,  hängt  ab  von  der 
wirkenden  Kraft  P,  dem  Abstände  l  ihres  Angriffspunktes  von  der  Axe 

Fig.  62. 

♦P  4P 


des  Drahtes,  ferner  von  der  Länge  des  Drahtes  X,  dem  Radius  It  des- 
selben und  einer  Constanten,  dem  Torsionscoefficienten  T;  es  ist: 


—  1  A 


Ph') 


also: 


T  = 


L.Pl 


Ist  9?  =  1,  so  ist  das  Moment  der  rücktreibenden  Kraft 

f=  Pl=  T.B^/L, 

Als  Einheit  der  Länge  dient  hier  wie  oben  das  Millimeter,  als  Ein- 
heit der  Kraft  das  Kilogramm,  als  Einheit  des  Winkels  derjenige,  dessen 
Bogen  gleich  dem  Radius  ist,  nämlich  Oj  =  57,296^;  lesen  wir  also  an 
einem  Kreise  in  gewöhnlicher  Weise,  vergl.  S.  25,  einen  Winkel  a  ab, 
so  ist  (p  =  a/57,296. 

Apparat.  Der  zu  untersuchende  Draht  wird  an  seinem  oberen 
Ende  zwischen  zwei  Messingplatten  5,  Fig.  63  (a.  f.  S.),  die  durch  zwei 
Flügelschrauben  an  einander  gepresst  werden,  festgehalten.     Dieselben 


^)  In  der  Figur  62  wirkt  auf  jeder  Seite  die  Kraft  P,   also   im  Ganzen 
eine  Kraft  2P. 
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aind  an  einem  MeesingstEibe  m  befestigt,  der  aich  hoch  und  niedrig  atellen 
läBst.  Die  den  Stab  m  tragende  Führung  /  iat  an  einen  horizontalen 
Balken  h  angeschraubt,  der  sich  an  einem  hohen  Ständer  in  verschie- 
denen  Hohen  festklemmen  l&sst.  Das  untere  Ende  a  des  Draht«B  iat 
fest  mit  der  zur  Anbringung  der  tordirenden  Kräfte  dienenden  Yor- 
riehtnng  Terbunden,  und  zwar  durch  zwei  auf  einander  zu  achraubende 
Messingplatten  b^.  Diese  Vorrichtung  selbst  besteht  aus  einer  dünnen 
Pig_  g3_  Holascheibe  Ai,  in  die  etagenförmig  über 

_■ j__  ji__-  HoUrinneii  tqh  den  Ra- 

I  und  105  mm  eingedreht 
ilben  sind  kleine  Löcher 
denen  die  Schnüre  mit 
en  Enden  festhüngen,  so 
infurche  frei  bleibt,  und 
üre  einige  Male   in  der 
egen    kann;    die    freien 
über  die  Rollen  tij   und 
die  Gewichte  ffi   und  jj. 
nd  «I  werden  so  gestellt, 
len  in  der  Verlängerung 
von  Tangenten  an  die 
Rinnen  der  Holzscheibe 
liegen.     Dann    schmie- 
gen  sich  letzteren  die 
Schnüre      vollkommen 

An  der  Holzscheibe 
ist  unten  ein  Stab  S 
mit  einer  Platte  p  an- 
gebracht. Auf  diese 
legt  man  die  Gewichte, 
die  den  Draht  spannen. 
Der  Umfang  der  Holz- 
scheibe ist  getheilt  und 


fast  berührender  Stab  t  aufgesteUt,  an  dem  die  Drehungen  der  Scheibe 
abgelesen  werden. 

Uebung.  Prüfung  der  Gesetze  und  Bestimmung  der  Tor- 
si onscoef  fielen  ten. 

1)  Man  hängt,  während  man  die  Gewichte  an  derselben  Rinne, 
also  an  demselben  Hebelarm  angreifen  lässt.  Gewichte  1,  2,  3  an  die 
Schnüre;  die  Drehungen  sind  a,  2a,  3«. 

2)  Man  legt  verschiedene  grosse  Gewichte  anlp,  während  dieselben 
Gewichte  wie  vorher  an  den  Schnüren  angreifen,  der  Torsion 8 winkel  bleibt 
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der  gleiche;  die  Torsion  ist  unabhängig  von  der  Spannung  des  tordirten 
Drahtes. 

3)  Man  hängt  die  Gewichte  mittelst  der  Schnüre  an  die  Stifte  in 
den  Binnen  mit  dem  einfachen,  doppelten,  dreifachen  Durchmesser, 
macht  also  die  Länge  7=  1,  2,  3;  bei  gleichem  Gewichte  sind  die 
Drehungen  a,  2  a,  3a,  d.  h.  die  Torsionswinkel  verhalten  sich  direct 
wie  die  Drehungsmomente. 

4)  Man  zieht  den  Draht  zwischen  den  Platten  h  hindurch  und 
verkürzt  ihn  dadurch.  Gleichzeitig  senkt  man  den  ihn  tragenden 
Balken/,  so  dass  die  Holzscheibe  stets  in  derselben  Horizontalebene 
mit  den  Rollen  bleibt. 

5)  Bei  den  Längen  1,  V4»  Va»  V4  fiiidet  man  die  Drehungen  a, 
V4 «,  V2  ^»  V4  "»  ^®  Drehungen  sind  also  direct  proportional  den  Längen 
des  Drahtes. 

6)  Man  ersetzt  den  Draht  von  der  Dicke  d'  durch  einen  Draht 
einer  anderen  Dicke  d*'  und  untersucht  ihn  bei  derselben  Länge  und 
demselben  Gewicht  am  gleichen  Hebelarm  wie  den  ersten;  die  Dre- 
hungen seien  a'  und  a",  dann  ist  a'  :  a"  =  (i"*  :  d'K 

Die  Drehungen  sind  der  vierten  Potenz  der  Dicke  umgekehrt  pro- 
portional. 

7)  Aus    irgend    einem  zusammengehörigen  System  von  Gewicht, 

Hebelarm,  Länge,  Dicke  und  Drehungswinkel  berechnet  man  T. 

Beispiel:  Bestimmung  des  Torsionscoefficienten  für  Messing.  Dicke  des 
Drahtes  2i2  =  2,2mm;  L  =  420mm;  P=  2  X  0,2 kgr;  l  =  70mm;  a  =  98®; 
(p  =  98/57,296,  daraus  folgt  T  =  4770. 

B.    Dynamische  Methode. 

Princip.  Wird  ein  mathematisches  Pendel  von  der  Länge  L 
aus  seiner  Gleichgewichtslage  gebracht  und  dann  losgelassen,  so  schwingt 
es  in  Folge  der  Wirkung  der  Schwerkraft.  Die  Schwingungsdauer  t 
ist  (S.  37): 

t  =  IC  y  L/g. 

Tordiren  wir  einen  Draht,  so  entwickeln  sich  in  demselben  Kräfte, 
die,  wenn  man  den  Draht  loslässt,  den  Pendelschwingungen  analoge 
Schwingungen  um  seine  Axe  hervorrufen. 

Ist  eine  Masse  m  im  Abstände  Q  von  der  Drehungsaxe  angebracht, 
80  nennt  man  mg^  ihr  Trägheitsmoment.  Die  Summe  aller  mg^  bei 
einem  Körper,  also  Umg^  =  Mk^,  ist  das  Trägheitsmoment  des 
Körpers,  wo  M  seine  Gesammtmasse  ist.  Wirkt  auf  einen  Körper  vom 
Trägheitsmomente  Mk^  eine  Kraft  P  am  Hebelarm  Z,  ist  P,l  =  f  das 
Brehungsmoment  dieser  Kraft  oder  eines  Systems  von  Kräften,  das  ihr 
das  Gleichgewicht  hält,  t  die  Schwingungsdauer  des  Körpers  um  die- 
jenige Axe,  auf  welche  sich  Mk^  bezieht,  so  ist: 

t  =  JtYMk^f. 

Beziehen  sich  ti,  Jtfj,  k^,  /j  auf  eine  Messung,  t2,  M2,  k^^f^  auf 
eine  zweite,  so  ist: 

Wiedemann-Ebert,  Praktiknm.  o 
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ti=yc  YMi.kl/fi     und     t^  =  x  YM^ . h^/f^ 
oder 

tl        MJcl  U 

Apparat.  An  Stelle  der  Scheibe  Äj  wird  ein  horizontales  Kreuz 
aus  leichtem  Holz  unten  am  Draht  befestigt,  in  dessen  Arme  in  den 
Abständen  von  p  =  1,  2,  3  nämlich  38,  76,  114  mm  von  der  Axe 
Stifte  eingesetzt  sind;  über  diese  Stifte  werden  0,1  kgr  schwere  cylin- 
drische  Bleigewichte  mit  einem  Loche  in  der  Mitte  von  1  mm  Durch- 
messer geschoben.  Wir  nehmen  an,  dass  ihre  ganze  Masse  in  ihrer 
Axe,  also  im  Abstände  der  Stifte  Tom  Draht  concentrirt  seL  Das  Kreuz 
ist  so  leicht,  dass  man  in  erster  Annäherung  sein  Trägheitsmoment 
gegen  dasjenige  der  Gewichte  vernachlässigen  kann. 

Uebiing.  1)  Man  stellt  den  Stab  t,  Fig.  63,  neben  den  einen 
Arm  des  Kreuzes. 

2)  Man  tordirt  den  Draht,  lässt  ihn  los  und  setzt  ein  Chronoskop 
in  Gang,  wenn  der  Arm  des  Kreuzes  an  dem  Stabe  in  einer  Richtung 
vorbeigeht  und  zählt  die  Vorubergänge  in  derselben  Richtung. 

3)  Nach  einer  Anzahl  n  von  Vorübergängen  hält  man  das  Chrono- 
skop an  und  liest  die  verflossene  Zeit  z  [ab.  In  der  Zeit  z  sind  2n 
Schwingungen  (vgl.  Anmerkung  S.  36)  ausgeführt  worden,  es  ist  also: 

t  =  z/2ru 

4)  Aus  den  Dimensionen  und  den  beobachteten  Schwingungsdauem 
berechnet  man  den  Torsionscoefflcienten. 

Beispiel:  Messingdrähte;  Badiusr  =  1,1  und  0,57mm,  Länge  =  circa 
1000  mm. 

1)  Wir  geben  der  AnfangsampUtude  verschiedene  Grössen,  die  Schwin- 
gungsdauem bleiben  dieselben,  die  Schwingungen  sind  isochron  (vergl.  S.  36). 

2)  Wir  setzen  verschieden  grosse  Massen  3f]  M^  (Gewichte  in  Kilo- 
grammen) in  demselben  Abstände^  auf  und  bestimmen  die  Schwingungs- 
dauem.   Es  ist:  

/i  =/2    iMid     tl  :  t^  =  V M1/M2; 

3f ,  =  4  X  0,2,     ^  =  3,     w,  =  15,     zi  =  25,5,     t^  =  0,85; 
3fa  =  4  X  0,8,     Q  =  3,     W2  =  1^     ^2  =  31         «a  =  1,03; 
VAfi/3fa   =  Vlj^  =  0,82,     ^  :  <2  =  0,82. 

Die  Schwingungsdauem  verhalten  sich  wie  die  Wurzeln  aus  den  Massen. 

3)  Wir  setzen  dieselben  Gewichte  in  die  Abständest  ^2...,  dann  ist 

*lA2  =  Qi/Q2\. 
Af  1  =  4  X  0,3,     (»1=3,     »4  =  15,     ^1  =  31,     t^  =  l,03j 

3f 2  =  4  X  0,3,     Sa  =  2,     na  =  15,     «3  =  21,     t^  =  0,7; 

Die  Schwingungsdauem  verhalten  sich  wie  die  Abstände  der  Massen 
von  der  Drehungsaxe. 

4)  Wir  ändern  die  Länge  des  Drahtes  und  lassen  den  Badius  gleich, 
d.  h.  es  ist  Mi  =  M2,  Si  =  Q21  ^^x^n  ist: 
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'a  :  ^  =  yfjf%,  oder  weü  /  =  P/  =  T  J2*/Ir,  auch  «2  •  *i  =  Vira/Iri ; 
3f,  =  4  X  0,3,     ^  =  3,     Li  =  500,     nj  =  15,     «1  =  31,        «^  =  1,03; 
Jtfg  =  4  X  0,3,     e  =  3,     Lg  =  250,     112  =  15.     «a  =  22,5,     *2  =  ^,75; 

V^i/La  =  V2"  =  1,41,     «lAa  =  1,38. 

Die  Scbwingungsdauem  verhalten  sich  wie  die  Wurzeln  aus  den  Längen 

5)  Wir  machen  3f ^  =  3f 2  =  4  X  0,3,  ^^  =  p,  =  3,  L^  =  Lj  =  50  0 
ändern  aber  den  Badius,  dann  ist: 

Hih  =  V7^  =  Y7^  =  r*  :  r,«; 
ri  =  0,57,     n^  =     6,     Zx  =  46,     ij  =  3,83; 

ra  =  1,1,      «2  =  15,    «2  =  31,    «2  =  1»Ö3: 
danu  ist: 

rf  :  r/  =  0,269,     tg  :  «^  =  0,270. 

Die  Schwlngangsdauem  t^  und  t^  verhalten  sich  umgekehrt  wie  die 
Quadrate  der  Badien. 

6)  Wir  berechnen  den  Torsionscoefficienten  T. 
Nach  den  in  1.  gegebenen  Formeln  ist:! 

Für  Messing  war  £  =  250mm,  B  =  1,1mm,  g  ==  ]c  =z  115  mm, 
t  =  0,75  sec.  M  ist  die  Masse  des  Gewichtes  von  4  X  0,3  kgr  =  1,2  kgr,  also 
wenn  wir  die  Beschleunigung  g  durch  die  Schwere  zu  rund  10000mm  sec— 2 
setzen,  3f  =  1,2/10000.     Setzen  wir  dies  ein,  so  wird: 

__    (3,14)«  .  250  .  1,2  .  (115)2     _ 

(0,75)>.  (1,1)*.  10000         —  *'^"- 

Nahezu  derselbe  Werth,  wie  er  S.  113  nach  der  statischen  Methode  er- 
halten wurde. 
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VIII.    Innere  Reibung  der  Flüssi^eiten. 

Qetirancht  wird:  Apparat  für  DurchfloM,  Fig.  fli,  mit  Capillairöhren 
von  Terschiedenen  Dimenüonen;  PlaMhen  F;  Cbronoakop;  Pyknometer; 
Lösungen  von  KaCl  (7-  uod  12proc)  ood  NH^NO«  (20-  und  lOproc). 

Einleitnng.  Fliesst  eine  FlOsBigkeit  ans  einer  engen  Oefi&iang, 
80  ist  (8.  101)  ilire  AuBfluaageschwindigkeit  fr 

wo  h  die  Drackhöhe  bezeichnet,  unabhängig  von   ihrer  N&tnr.     Setzt 

man  aber  an  die  Oe&ong  ein  langes  horizontales  Kohr,  so  Siesst  die 

Fig.  e*. 


Flüssigkeit  durch  dasBelbe  langsamer  aus.  Die  näher  der  Axe  ge- 
legenen, Bchneller  fllessendeu  Schichten  der  Flüssigkeit  erfahren  durch 
die  innere  Reibung  an  den  näher  der  Wand  gelegenen,  langsamer 
fliessenden  bezw.  ruhenden  Schichten  eine  Verzögerung.  Die  durch 
das  Rohr  fliessende  FlässigkeitBmenge  hängt  von  dem  Drucke  und  der 
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Eeibung  ab.  Die  Reibung  selbst  ist  bestimmt  durch  die  Dimensionen 
(Länge  und  Radius)  des  Rohres  und  die  Natur  der  Flüssigkeit.  Ist 
das  Rohr  im  Yerhältniss  zu  seiner  Länge  sehr  eng,  hat  es  einen  kreis- 
förmigen Querschnitt  von  dem  Radius  r,  die  Länge  ?,  und  ist  der  Druck p, 
80  ist  in  erster  Annäherung  das  während  der  Zeit  e  ausfliessende 
FlüssigkeitsTolumen  F: 

y=JLPjL, 1) 

Sri     l  ^ 

Das  ausfliessende  Volumen  ist  direct  proportional  der 
yierten  Potenz  des  Radius^  aber  umgekehrt  proportional  der 
Länge  und  einer  Constanten  ij,  dem  inneren  Reibungs-  oder 
Viscositätscoefficienten.     l/i^  heisst  der  Fluiditätscoefficient: 

Stellen  wir  alle  Versuche  mit  demselben  Rohre  an,  lassen  stets 
dasselbe  Volumen  V  ausfliessen,  und  bleibt  der  Druck  p  der  gleiche, 

so  ist: 

wo  a  eine  nur  von  den  Dimensionen  des  Rohres  und  dem  Drucke  ab- 
hängige Constante  bedeutet. 

Bestimmen  wir  mit  demselben  Rohre  für  dasselbe  Volumen  bei 
demselben  Drucke  die  Ausflusszeiten  Zi  und  z^  zweier  Flüssigkeiten 
mit  den  Reibungscoefficienten  i^i  und  i^j,  so  ist:  ly^  :  ly,  =  jer^  :  % 
Kennt  man  etwa  den  Reibungscoefficienten  17 1  für  die  eine  der  beiden 
Flüssigkeiten,  so  ergiebt  sich  aus  einer  solchen  Bestimmung  1^3;  es  ist: 

^2  =  Vi '^7/^1- 

Als  specifischen  Reibungscoefficienten  bezeichnet  man  die 
Zeit,  die  eine  Flüssigkeit  braucht,  um  durch  eine  Capillarröhre  zu 
fliessen,  wenn  ein  gleiches  Volumen  Wasser  von  bestimmter  Tempe- 
ratur durch  dieselbe  Röhre  in  der  Zeit  Eins  fliessen  würde. 

Apparat  nach  Arrhenius  (Fig.  64).  An  das  untere  Ende  einer 
verticalen  Capillarröhre  ah  ist  eine  weitere  Röhre  he  angesetzt,  an  das 
obere  Ende  eine  Kugel  K  angeblasen,  an  die  selbst  wieder  ein  weiteres 
Glasrohr  cd  angesetzt  ist,  das  unmittelbar  oberhalb  K  bei  c  etwas  ver- 
engt ist.  lieber  das  Ende  d  wird  ein  Schlauch  l  geschoben,  der  dasselbe 
mit  einer  Glasröhre  gi  verbindet,  die  in  das  Innere  der  Flasche  D 
reicht;  an  eine  andere  Röhre,  die  durch  den  D  verschliessenden 
Stöpsel  geht,  ist  ein  Hahn  ^2  angeschmolzen,  der  mit  einem  Schlauche  li 
verbunden  ist.  Unter  das  Ende  e  der  Röhre  h  e  setzt  man  eine  Flasche  F, 
die  auf  einem  Tische  T  steht,  den  man  hoch  und  niedrig  stellen  kann. 

Die  Capillarröhre  befindet  sich  in  einem  parallelepipedischen 
Messingkasten  (Höhe  34cm,  Seite  der  Basis  14  cm),  in  dessen  Vorder- 
und  Hinterwand  Fenster  eingesetzt  sind.     Die  Röhre  de  ist  in  einem 
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am  Boden  befindlichen  Tubulus  mittelst  eines  Korkes  befestigt.  Auf 
das  Messinggefass  ist  ein  Deckel  aufgesetzt,  in  welchem  sich  drei 
Löcher  far  das  Bohr  cd  und  die  einen  Rührer  r  tragenden  Stabe,  sowie 
zwei  Tubuli  befinden;  in  den  einen  wird  das  Thermometer  eingesetzt, 
der  andere  dient  zum  Eingiessen  Ton  kaltem  oder  heissem  Wasser. 
Neben  dem  Tischchen  T  steht  ein  Messingstab,  auf  dem  sich  ein  hori- 
zontaler Zeiger  Z  Terschieben  lässt.  Die  zu  untersuchenden  Flüssig- 
keiten werden  in  gleich  weite  Flaschen  gegossen. 

Uebung  1.  Die  Gesetze  für  die  Ausflusszeiten  werden 
für  destillirtes  Wasser  mit  verschieden  weiten  und  verschieden  langen 
Bohren  geprüft,  die  in  Korke  eingesetzt  sind,  welche  in  den  Tubus  am 
Boden  dss  Gefasses  passen.  Die  Längen  der  Röhren  werden  an  einem 
Maassstabe  gemessen,  die  Radien  derselben  und  das  Volumen  der  Kugeln 
durch  Auswägen  mit  Quecksilber  bestimmt  (S.  57). 

1)  Man  filtrirt  die  zu  untersuchende  Flüssigkeit  sorgfältig  in  eine 
der  Flaschen  F\  die  Flüssigkeit  darf  keine  Staubtheilchen  etc.  eiit- 
halten,  da  diese  sich  in  den  Capillarrohren  festsetzen  und  dadurch  die 
Ausflusszeit  vergrössem  können. 

2)  Man  stellt  die  Flasche  auf  den  Tisch  T,  den  man  verstellt,  bis 
die  Flüssigkeitsoberflache  mit  dem  Zeiger  Z  zusammenfällt. 

3)  Man  saugt  am  Schlauch  l^,  schliesst  den  Hahn  g^,  lässt  die 
Flüssigkeiten  in  die  Höhe  steigen,  etwa  bis  m. 

4)  Man  nimmt  das  Chronoskop  in  die  Hand,  öffiiet  den  Hahn  gg, 
lässt  das  Chronoskop  in  dem  Moment  angehen,  in  dem  die  Flüssigkeits- 
oberfläche an  der  Verengung  bei  c  vorbeigeht  und  hält  es  wieder  an, 
wenn  sie  an  a  vorbeigeht.  Man  liest  die  Zeit  ab,  die  dazu  nöthig  ist, 
sie  sei  jer. 

Die  Uebung  wird  zwei-  bis  dreimal  wiederholt. 

Uebung  2«  Die  Reibung  verschiedener  Salzlösungen 
wird  untersucht.  Man  lässt  nach  Ausfahrung  von  Uebung  1  alles 
Wasser  ausfliessen,  spült  dann  mit  der  verdünntesten  Lösung  des 
Salzes  durch  etwa  zweimaliges  Einsaugen  und  Ausfliessenlassen  die 
Röhre  aus,  ehe  man  eine  Messung  anstellt,  dann  nimmt  man  die  nächst 
concentrirtere  Lösung  und  so  fort.  Zwischen  der  Untersuchung  von 
Lösungen  verschiedener  Salze  spült  man  mit  destillirtem  Wasser  aus. 

1)  bis  4)  wie  1)  bis  4)  bei  Uebung  1. 

5)  Man  bestimmt  die  Dichte  s  der  Flüssigkeit  mit  dem  Pykno- 
meter« 

Die  Uebung  wird  ausgeführt:  a)  bei  niederer  Temperatur  1)  mit 
Wasser,  2)  mit  einer  circa  7  procentigen  und  einer  concentnrteren 
Chlomatriumlösung,  3)  mit  einer  20-  und  einer  40  procentigen  Ammo- 
niumnitratlösung; b)  bei  circa  30  bis  40®  für  dieselben  Flüssigkeiten. 

Berechnung.  Bei  den  Messungen  ist  der  Druck  p  während 
eines  jeden  Versuches  veränderlich,  er  ist  gleich  der  Höhe  der  Flüssig- 


t  =  14,50  { 
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keitssäule  im  Capillarrobr  über  dem  Niveau  derselben  in  der  Flascbe  P, 
multiplicirt  mit  der  Dicbte  der  Flüssigkeit.  Er  ändert  sieb  aber  für 
alle  Substanzen  in  gleicher  Weise  während  des  Ausfliessens;  ist  c  eine 
Constante  und  s  die  Dicbte,  so  ist  der  mittlere  Druck  während  des 
Versuches  p  =  c.s.  Ist  aber  bei  den  Versuchen  mit  verschiedenen 
Flüssigkeiten  der  Druck  p  verschieden,  so  folgt  aus  Gleichung  2): 
Tj  =  bzp,  wo  h  eine  Constante  ist.     Also: 

rj  =  h  ,  c  •  8  .  z, 

der  Reibungscoefficient  ist  proportional  dem  Product  aus  Dichte  und 
Ausflusszeit. 

Stellt  man  Beobachtungen  an  zwei  verschiedenen  Flüssigkeiten 
mit  derselben  Ilöhre  an,  so  ist: 

Vi  •  Vi  =  «1^1  '  s«^8- 

Beispiel:    Wasser             [KaCl  NH4KOS 

ca.  7  Proc.      ca.  12  Proc.  ca.  20  Proc.  ca.  40  Proc 

8             1         1,051                   1,090  1,085  1,179 

z           252         266                     284  212  222 

s.Z      252         280                     310  230  262 

.  _  oeo      I  ^            1«*         176                      191  151  166 

~             [  8,z       164         185                     208  164  196 

Aus  den  Versuchen  mit  diesen  Flüssigkeiten  ergiebt  sich: 

1)  Bei  Wasser  und  bei  Lösungen  nimmt  mit  zunehmender  Tem- 
peratur die  Beibung  ab,  also  die  Fluidität  zu. 

2)  Chlomatriumlösungen  besitzen  eine  um  so  grössere  Zähigkeit, 
je  concentrirter  sie  sind.  Bei  Ammoniumnitratlösungen  nimmt  die 
Zähigkeit  bis  zu  einer  bestimmten  Concentration  ab,  sie  ist  also  kleiner 
als  die  des  reinen  Wassers,  und  nimmt  dann  wieder  zu.  Bei  höheren 
Temperaturen  liegt  das  Minimum  der  Zähigkeit  bei  geringeren  Concen- 
trationen  und  ist  weniger  ausgesprochen. 

Allgemeines.  Die  Beibung  der  Flüssigkeiten  nimmt  mit  der 
Temperatur  ab. 

Setzt  man  zu  einer  Flüssigkeit  eine  andere,  so  ändert  sich  der 
Reibungscoefficient  in  einer  noch  nicht  zu  berechnenden  Weise. 

Besonders  eingehend  ist  das  Verhalten  der  Salzlösungen  unter- 
sucht worden,  theils  um  die  innere  Beibung  selbst  kennen  zu  lernen, 
theüs  auch  wegen  ihrer  Beziehungen  zu  der  elektrischen  Leitfähigkeit. 

Durchgreifende  einfache  Beziehungen  zwischen  der  chemischen 
Zusammensetzung  und  den  Beibungscoefflcienten  haben  bei  ungemischten 
Flüssigkeiten  sich  noch  kaum  ergeben. 


IX.    C  a  p  i  1 1  a  r  i  t  ä  t. 

Gebraucht  wird:  Weite  Glasröhre;  Seifenlösung ;  Kork;  Drahtgesteii, 
Fig.  65,  mit  Waagschale  und  Gewichten;  Maassstab;  würfelförmiger  Trog; 
Glasscala  mit  Glasfaden;  zwei  Gummiringe;  Capillaren  von  0,1  bis  0,2mm 
lichter  Weite;  Stativ  mit  Fein  Verstellung ;  Mikroskop  mit  Ocularmikrometer; 
Scala  von  bekanntem  Theilungswerthe ;  Spiegelglasplatte;  fein  ausgezogene 
Glasröhre;  Mikroskop  mit  Ocularmikrometer  bezw.  kleines  Kathetometer ; 
Pipette  mit  angeschmolzenen  Capillaren;  kleines  Becherglas;  Waage  und 
Gewichte. 

Die  Molecüle  einer  Flüssigkeit  üben  auf  einander  Kräfte  aus,  die 
sich  aber  nur  in  sehr  kleinen  Entfernungen  von  den  Oberflächen  bemerk- 
bar machen.  Durch  diese  Kräfte  sind  die  Erscheinungen  der  sogen. 
Oberflächenspannung,  die  Capillarerscheinungen  etc.  bedingt.  Quanti- 
tativ sind  dieselben  bestimmt  durch  die  sogen.  Capillaritätsconstante  a 

oder  H=  2  a.  Diese  Grösse  ist  die  zur  Ausbildung 
von  1  qcm  freier  Oberfläche  erforderliche  Arbeit,  hat 
also  die  Dimension  einer  Energie  pro  Flächeneinheit. 
In  jeder  freien  Oberfläche  ^)  ist  eine  Spannung 
von  bestimmter  Grösse  vorhanden,  welche  die  Ober- 
fläche zu  verkleinem  sucht,  die  freie  Oberfläche 
gleicht  in  mancher  Hinsicht  einer  gespannten  Kaut- 
schukmembran.  Es  BeiAÄi  BBi  (nach  Quincke) 
(Fig.  65)  ein  Gestell  aus  dünnem  Eisendraht,  D  C 
sei  ein  Bügel  von  der  Länge  b,  der  l&jigBÄÄi  und  BBi  gleitet.  Bringt 
man  zwischen  AB  und  D  C  etwas  Seifenlösung,  so  kann  man  an  D  C 
ein  Gewicht  P  hängen,  ohne  dass  die  Lamelle  reisst. 

Da  dje  Lamelle  zwei  freie  Oberflächen  hat,  so  ist,  wenn  a  die 
Oberflächenspannung  2)  in  Grammgewicht  pro  Centimeter  Länge  bedeutet  : 

P=  2tth. 

Kommt  eine  Flüssigkeit  mit  einem  festen  Körper  in  Berührung, 
so  findet  zwischen  ihren  an  einander  stossenden  Theilen  eine  Wechsel- 
wirkung statt.  Je  nach  der  relativen  Grösse  dieser  im  Verhältniss  zu 
derjenigen  zwischen  den  Flüssigkeitstheilchen  selbst  benetzt  die  Flüssig- 
keit den  Körper  oder  thut  dies  nicht.    Benetzt  die  Flüssigkeit  die  feste 

^)  Die  Spannung  an  einer  Oberfläche  ist  bedingt  durch  die  beiden  in  ihr 
zusammenstossenden  Medien. 

2)  Statt  «  wird  auch  wohl  T  (Tension)  geschrieben. 
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Wand,  so  ateigt  sie  an    ihr  in  die  Höhe  (Fig.  66),  die  FlOssigkeita- 
oberfläche  AB  iet  concav  gekrümmt. 

Benetzt   die    FlüsBigkeit    den   Körper   nicht,    eo   senkt  eich  ihre 
Oberfläche  an  der  festen  Wand,  sie  ist  convex  gekrOmnit,  Fig.  67. 
Fig.  6a.  Fig.  67, 


Von  besonderem  Interesse  ist  die  EenntnisB  des  Winkels  9,  unter 
dem  die  Tangente  AT  &a  die  Flüasigkeitsoberfläche  die  Wand  des 
festen  Körpers  schneidet. 

Für  vollkommen  benetzende  Körper  ist  &  ^  0,  für  benetzende 
überhaupt  ist  *  <  90*  und  für  nicht  benetzende  ist  9  >  90*. 


Fig.  ( 
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Für  vollkommen  benetzende  Flüssigkeiten 

ist  femer  die  Capillaritätsct 
FiOssigkeitsgewicht,  'welches  von  der  Einheit 
der  Länge  der  Schnittlinie  der  Flüssigkeitsober- 
iäohe  mit  dem  festen  Körper  getragen  wird  •). 
Besonders  wichtig  sind  diejenigen  Erschei- 
nnngen,  welche  eintreten,  wenn  eine  enge  Röhre, 
Haarröhrchen,  Gapillarröhre,  in  eine  Flüssigkeit 
taucht.  Eine  die  Röhre  benetzende  Flüssigkeit 
steigt  in  ihr  über  das  Niveau  der  letzteren  in  die 
Höhe,  eine  sie  nicht  benetzende  sinkt  unter 
dasselbe  hinab,  und  zwar  um  so  mehr,  je  enger 
das  Rohr  ist  Die  Oberfläche  der  Flüssigkeit  im 
Bohre,  der  .Meniscus,  ist  ijn  ersten  Falle  concav  (Wasser,  Fig.  68), 
im  zweiten  Falle  conves  (Quecksilber,  Fig  69). 

I.    Nachweis  und  Messung  der  Oberflächenspannung. 

a)  Nachweis  der  Oberflächenspannung. 
Uebung  1.     Man  bläst  aus  einem   etwas  weiten  Glasrohre  eine 
Seifenblase.     Entfernt  man   den  Mund,    so   zieht   sich  die  Blase  zu- 

'}  Meist  wird  die  Länge  in  Uillimetem,  das  Gewicht  in  Milligrammen 
angegeben,  die  CapillaritätsconettiDte  ist  «mgr  (Gewicht)/mm.  Vra  aus  diesem 
Werthe  von  a  denjenigen  im  absoluten  Maassaystem  Dynen/cm  zu  erhalten, 
muis  man  mit  9,81  multiplich-en. 
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sammen,    der  dabei  austretende  Luftstrom    bläst  eine  Eerzenflamme 
ziir  Seite. 

b)  Bestimmung  der  Grösse  der  Oberflächenspannung. 
Der  Methode  liegen  die  S.  120  gegebenen  Erörterungen  zu  Grunde. 

Apparat:  An  einem  rechtwinkligen  gebogenen  Draht  J. 5 C  (Fig.  70) 
(AB  =  10cm)  ist  ein  dünner  Draht  BD  ■=  10cm  und  an  ihn  zwei 
Drähte  Bh  und  Dc(Bh  =  1,5  cm)  angelöthet.    Die  letzteren  sind  unten 

Piff.  70,  ^^  kleinen  Haken  umgebogen.    Auf 

Q  Bh  und  D  C  gleitet  der  Draht  a  ß,  an 

den  eine  Waagschale  angehängt  wer- 
den kann. 

Uebung.  1)  Man  steckt  AB  in 
einen  Kork  und  dreht  AB  C,  so  dass 
B  C  also  auch  Bh  und  De  horizon- 
tal liegen. 

2)  Man  legt  den  Draht  aß  nahe 
&n  BD  und  streicht  mit  einem  in 


V' 


^  Seifenlösung  getauchten  Pinsel  über 

das  Rechteck  BD  aß  hin. 

3)  Man  dreht  an  0  das  ganze  DrahtgesteU,  bis  die  SeifenlameUe 
yertical  steht  und  legt  vorsichtig  auf  die  Waagschale  Gewichte,  bis  die 
Lamelle  reisst.  Durch  Ausprobiren  der  Neigung  gegen  die  Horizon- 
tale bewirkt  man,  dass  aß  sich  parallel  BD  verschiebt. 

4)  Man  bestimmt  das  Gewicht  von  aß  und  der  Waagschale  und 
das  Gewicht,  bei  dem  eben  die  Lamelle  reisst. 

5)  Man  misst  die  Länge  BD  und  berechnet  nach  S.  122  daraus 
die  Oberflächenspannung. 

Beigpiel:  Gewicht  des  Drahtes  und  der  Waagschale  310  mgr,  aufgelegte 

Gewichte  .190 mgr,    gesammte   Tragfähigkeit  500 mgr.     Länge  der  Lamelle 

500  ,  , 

84  mm  a  =  --— -  =  2,97  mm  mgr  sec— ymm  =  0,0297  gr/cm. 

2 .  ov 

IL    Bestimmung  von  a  durch  Steighöhen. 

In  einem  Capillarrohr  vom  Radius  r,  das  in  einem  Gefasse  steht, 
welches  mit  Flüssigkeit  von  dem  speciflschen  Gewichte  s  gefüllt  ist, 
steigt  oder  sinkt  die  Flüssigkeit  um  eine  Höhe  h  gegen  das  Niveau  der 
umgebenden  Flüssigkeit.     Dabei  ist 

h  =  2acos&/rs, 
woraus  folgt: 

acosd"  =  1/2^^5, 

wo  d"  der  oben  definirte  Randwinkel  ist. 

Die  Steighöhe  h  ist  umgekehrt  proportional  dem  Radius  r  des 
Rohres.  Ist  in  zwei  communicirenden  Röhren  von  den  Radien  rj  und 
r^  die  HöhendiißPerenz  der  Flüssigkeit  Ä,  so  ist 

acosd^  =  V«(^i  —  r.2)hs. 
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a.)  Benetzende  FlQsBigkeiteD. 

Apparat:  Zur  Anfnahme  der  Flüssigkeiten   dient  (Fig.  71)   ein 

würfeliormiger  Trog  1F  aus  Spiegelglaaplatten  Ton  5  cm  Seite,  der  auf 

einem  verstellbaren  Tischchen  T  steht.    Die  frisch  ansgezogenen  Capillar- 

rShren    von   ca.  0,1   bis  0,2  mm  Weite  werden  auf  einer  Glasscala   S    , 

Fig.  71. 


mittelst  eines  Gununiringes  G  so  befestigt,  dasa  eie  unten  etwas  aber 
dieselbe  berrorragen.  An  der  Scala  ist  unten  ein  umgebogener  Glas- 
faden y  L-förmig  angeschmolzen. 

TTebungl.  Bestimmung  der  Steighöhen.  1)  Man  bestimmt  die 
der  Tbeilung  an  der  Scala  entsprechende  Höbe  Xo  der  Spitze  y,  indem  man 
einen  ans  zvei  Spiegelglasplatten  zusammen  gekitteten  tilaswinkel  V  von 
90"  oder  ein  rechtwinkeliges  Prisma  mit  seiner  einen  Fläche  auf  die  Scala 
legt,  mit  der  anderen  an  die  Spitze  anlegt.  Bei  einer  auf  Spiegelglas 
geritzten  Scala  bringt  man  die  Spiegelbilder  von  Auge  und  Spitze  beim 
Ablesen  zur  Deckung. 

2)  Man  taucht  die  von  einem  Stativ  E  gehaltene  Glasscala  mit  dem 
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Capillarrohre  in  die  Flüssigkeit  ein  und  hebt  und  senkt  sie  ein  paar  mal, 
damit  die  Capillarrohre  vollständig  benetzt  wird. 

3)  Man  stellt  die  Scala  so,  dass  die  Spitze  gerade  die  Oberfläche 
von  unten  berührt;  es  fallt  dann  das  von  unten  gesehene  Spiegelbild 
von  y  gerade  mit  y  zusammen  (zweckmässig  hat  das  die  Scala  tragende 
Stativ  eine  feine  Verstellung). 

4)  Man  hebt  die  Capillarrohre  allein  ein  wenig,  lässt  die  Flüssig- 
keit zur  Ruhe  kommen  und  liest  die  Höhe  Xi  der  Flüssigkeit  auf  0,1  mm 
genau  ab.     Die  Steighöhe  ist  dann  h  ^=  Xi  —  Xq, 

Uebung2.  Bestimmung  der  Weite  der  Capillar- 
rohre. Dieselbe  geschieht  mittelst  des  Ocularmikrometers 
durch  Vergleichung  mit  einer  gegebenen  Theilung. 

1)  Man  legt  unter  das  mit   einem  Ocularmikrometer 

versehene   Mikroskop    eine    in  —  mm  getheilte  Scala  und 

bestimmt,  wie  viel  Theile  z  dieser  Theilung  mit  einer  Anzahl  a 
von  Theilen  des  Ocularmikrometers  zusammenfallen ,  dann 
entspricht  ein  Theil  des  Ocularmikrometers 


ftmm 


na 


mm. 


2)  Man  schneidet  von  der  Capillarrohre  an  der  Stelle  Xi 
ein  Stück  von  ca.  5  mm  Länge  ab  und  klebt  es  mit  Kleb- 
wachs auf  einen  Objectträger  vertical  so  auf,  dass  es  selbst 
und  sein  Spiegelbild  in  einer  geraden  Linie  zu  liegen 
scheint. 

3)  Man  misst  mit  dem  Ocularmikrometer  mehrere 
um  gleiche  Winkel  abstehende  Durchmesser  d  =  2r  und 

nimmt  das  Mittel  r  =  —  aus  denselben. 

Beispiel:  Wir  untersuchen  nur  vollkommen  benetzende 
Flüssigkeiten;  bei  ihnen  ist  ^  =  0,  co5/^=l,  und  aus  den  Steig- 
höhen, die  zunächst  a  cos  ^  geben,  erhält  man  a  selbst.  Wasser : 
jTo  =  122,35,  Xi  =  195,95,  Ä  =  a-j  —  orQ  =  72,60  mm,  (n  =  Vsg  mm; 

2  =  13  Sc.  =  i%6mm,  woraus  folgt«  =  72 rÄ«  =  6,56.   Alkohol:  s  =  0,82, 

h  =^  X  —  Xq  =  46,85,  2r  =  ^%q  mm,  «g  =  2,66. 

b)  Nichtbenetzende  Flüssigkeiten. 

Ein  U-Rohr  mit  weitem  und  engem  Schenkel  wird  auf  der  Glas- 
scala  befestigt  und  die  Differenz  h  der  Kuppen  abgelesen.  Sonst  wird 
wie  bei  a)  verfahren.  Da  bei  den  nichtbenetzenden  Flüssigkeiten  der 
Randwinkel  nicht  Null  ist,  so  muss  dieser  besonders  bestimmt  werden. 


3.  Bestimmung  aus  der  Gestalt  von  Tropfen  oder  Blasen. 

Liegt  ein  Tropfen  einer  nicht  benetzenden  Flüssigkeit  auf  einer 
horizontalen  Ebene  (Fig.  73),  oder  befindet  sich  in  einer  benetzenden 


Capillarität. 
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Flüssigkeit  eine  Laftblaee  unter  einer  ebenen  Fläche  (Fig.  74)  und  ist 
T  die  Gesammthöke  des  Tropfens,  t  der  verticale  Abstand  zwischen 
der  breitesten  Stelle  des  Tropfens  und  der  Kuppe,  so  ist 


t 


=VV" 


-V¥^ 


COS  ^) 


nnd 
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2 


cos  -— 
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Vi 
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Bei  vollkommen  benetzenden  Flüssigkeiten  genügt  die  Messung 
von  t 

Uebnng  1«  Benetzende  Flüssigkeiten  (Luftblase  im  Wasser). 
1)  Man  stellt  den  vollkommen  gefüllten  Würfeltrog  (S.  123)  so  auf, 
dass  seine  obere  Fläche  horizontal  liegt. 

2)  Man  legt  auf  sie  eine  ebene  Glasplatte,  die  man  so  schiebt,  dass 
an  einer  Ecke  ein  kleines  Stück  Flüssigkeitsoberfläche  unbedeckt  bleibt. 

Fig.  73.  Fisr.  74. 


3)  Man  bläst  mittelst  eines  zu  einer  feinen  langen  Spitze  aus- 
gezogenen Glasrohres  so  viel  Luft  unter  P,  bis  eine  Luftblase  von 
ca.  2  cm  Durchmesser  entsteht. 

4)  Man  misst  die  Höhen  T  und  t  mittelst  des  mit  dem  Ocular- 
mikrometer  versehenen  Mikroskopes,  das  um  eine  horizontale  Axe 
drehbar  ist,  oder  mit  einem  Eathetometer.  Im  ersteren  Falle  muss  man 
den  Scalenwerth  wie  oben  bestimmen. 

Uebnng  2.  Nichtbenetzende  Flüssigkeiten  (Quecksilber- 
tropfen).    1)  Man  misst  die  Höhen  t  und  T. 

4.  [Bestimmung  von  a  aus  der  Zahl  der  Tropfen,  die  von 
einer  gegebenen  kreisförmigen  Fläche  abtropfen. 

Princip:  Das  Maximalgewicht  eines  Tropfens  (Fig.  75  a.  f.  S.)  an 
einer  horizontalen  kreisförmigen  Fläche  vom  Radius  rmm,  ist  bei  voll- 
kommen  benetzenden  Flüssigkeiten 

g  =  2  Ära. 

Lässt  man  gleiche  Volumina  V  zweier  Flüssigkeiten  1  und  2  vom 
specifischen  Gewicht  S|  und  §2  ^^^  derselben  Fläche  abtropfen  und  be- 
stimmt die  Zahlen  der  Tropfen  Zi  und  ;8r2,  so  ist 

Zig^  =  SiV  =  Zi27tra^  z^g^  =  H^  =  z^^nra^, 

also 
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Capillarität. 


^i 


«2«! 


Ist  etwa  für  Wasser  «i  =  7,45,  Sj  =  1,  so  findet  man 


Fig.  76. 


Fig.  75. 


ou  =  7,45  .  So  — 

^2 


Apparat.  An  eine  Pipette  (Fig.  76),  die 
bei  tti  und  a2  Marken  trägt,  ist  eine  unten  ab- 
gescbliffene  Capillarröhre  Ton  ca.  6  mm  äusserem 
Durchmesser  angeschmolzen. 

Uebung.  1)  Man  saugt  in  die  Pipette 
Flüssigkeit.  2)  Man  zählt  die  Zahl  der  Tropfen, 
während  die  Flüssigkeitsoberfläche  von  ai  bis 
a.{  sinkt. 

Allgemeines.  Man  kann  die  Oapillari- 
tätsconstante  a  zur  Bestimmung  des  Moleculargewichtes 
benutzen.  Ist  0  die  kritische,  T  die  Beobachtungstempera- 
tur, M  das  Moleculargewicht,  d  die  Dichte,  also  v  =  M/d 
das  Molecularvolumen,  so  ist  nach  Eötvös 

at;«/3  =  0,227(0  —  T), 


M 


=.vi^ 


227(0  —  T\ 


a 


X.    Akustische  Bestimmangen. 

1.   Bestimmung  der  Schallgeschwindigkeit  durch 
Interferenz, 

Gebrauclit  wird:  Interferenzroht  (Fig.  78);  Knndt'BClieB  Bohr; 
KöniK'sche  Kapsel  (Fig.  80);  Glaratäbe,  deren  Longitudinaltöne  einen  Dur- 
Aocord  geben;  z.  B.  solche  von  ISO,  120,  100,  76om  lÄnge,  feorkfeilictit : 
wollener  Iiappen ;  Maaasatab. 

Einleitung.     Schwingt  ein  fester  Körper,  z.  B.  eine  Stimmgabel, 

so  verdichtet  und  Terdünnt  er  abwechselnd  die  ihn  umgebende  Luft. 

Dieae  Verdichtungen  und  Verdünnungen  schreiten  durch  die  Luft  fort 

(Fig.  77),  so  dasa  in  jeder  Richtung  an  jeder  Stelle  Verdichtungen  und 

Fig.  77. 


Verdünnungen  auf  einander  folgen.  Sie  bilden  longitudinale  Wellen. 
Mau  kann  dieselben  mit  den  auf  einander  folgenden  Wellenbergen  and 
Wellenthälem  bei  der  Auf-  und  Abbewegung  der  Waaaertheilchen  der 
transversalen  Wasserwellen  paraDelisiren.  Treffen  diese  Schwin- 
gungen der  Luft  das  Ohr  in  beatimmter  Anzahl  in  der  Zeiteinheit,  so 
erzeugen  sie  die  Empfindung  des  Tones.  Die  Zahl  der  Impulse  in  der 
Zeiteinheit,  d.  h.  die  Schwiugungszahl  e  des  tönenden  Körpers 
bestimmt  die  Tonhöhe.  T  =^  \.h  ist  dann  die  Dauer  einer  Schwin- 
gung, die  Schwingungsdauer,  d.  h.  die  Zeit  eines  Hin-  und  Her- 
ganges des  schwingenden  Theilchens.  Die  Bewegung  schreitet  wahrend 
einer  Schwingung  nm  die  Wellenlänge  A,  d.  h.  um  den  Abstand 
zwischen  zwei  auf  einander  folgenden  Wellenbergen  oder  Wellenthälem, 
maximalen  Verdichtungen  oder  maximalen  Verdünnungen ,  fort.     Ist  w 
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die  Fortpflanzungsgeschwindigkeit,  d.  h. 
der  Weg,  den  die  Wellen  in  einer  Secunde 
zurücklegen,  so  ist: 

X  z=  uT  =  u/z,  T  =  k/u,  u  =  /sX, 
Kennen  wir  A  und  T,  so  können  wir  die 
Fortpflanzungsgeschwindigkeit  u  berech- 
nen; kennen  wir  A  und  u,  so  können  wir 
die  Schwingungsdauer  T  und  damit  die 
Schwingungszahl  z  =  1/T.  finden. 


Zur  Bestimmung  der  Wellenlänge  be- 
dienen wir  uns  zunächst  der  Interferenz 
der  Schallwellen. 


Princip  der  Interferenz.  Wird 
ein  und  dasselbe  Gas-  oder  Wassertheüchen 
zugleich  von  zwei  schwingenden  Bewe- 
gungen ergrifi^en,  d.  h.  gehen  über  das- 
selbe zwei  Wellenzüge  hin,  so  verstärken 
oder  schwächen  sich  dieselben.  Gabelt 
sich  z.  B.  (Fig.  78)  ein  Rohr  de  bei  c  in 
zwei  Röhren  (g  und/),  die  sich  nachher 
bei  h  wieder  z\x  hk  vereinigen,  und  geht 
durch  das  Rohr  ac  ein  Wellenzug,  so  ge- 
stalten sich  die  Verhältnisse  in  hk  ver- 
schieden, je  nach  dem  Unterschied  in  den 
Längen  der  Zweige  /  und  g.  Sind  beide 
gleich  lang,  so  trejBFen  stets  gleichzeitig  in 
h  die  Wellenberge  (Verdichtungen)  aus  f 
und  g  und  die  WeUenthäler  (Verdünnungen) 
aus  /  und  g  oder  allgemein  gleiche  Be- 
wegungszustände  zusammen;  die  beiden 
Wellen  aus  /  und  g  verstärken  sich.  Ist 
dagegen  /  um  so  viel  länger  als  g,  dass, 
wenn  ein  von  c  ausgegangener  Wellenberg 
durch  f  in  h  anlangt,  die  dem  vorher- 
gehenden Wellenthal  in  c  entsprechende 
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Bewegfong  durch  g  ia  h  anlangt,  bo  sind  die  beiden  Bewegaugen  ent- 
gegengesetzt, sie  heben  sich  auf;  ist  /  dagegen  am  so  viel  länger,  dase, 
wenn  ein  Wellenberg  durch  g  ia  h  anlangt,  die  dem  vorhergehenden 
Wellenberg  entsprechende  Bewegung  in  e  durch/  in  h  ankommt,  BO 
Teretärken  sie  eich.  Dieser  Län genanterschied  der  beiden  Canöle  /  und 
g  sei  A;  der  hei  der  vorhergehenden  Betrachtung  aich  ergebende  I.ängen- 
unterschied  ist  dann  '/»^>  ^  ^s*  ^^  gesuchte  WeUenlänge. 

Solche  Erscheinungen  beimZusammentrefFen  mehrerer  Wellensysteme 
nennt  man  Interferenzen;  sie  treten  in  gleicherweise  bei  den  Schall- 
and Lichtwellen  wie  bei  den  elektrischen  Wellen  und  Wasserwellen  auf. 

Bestimmung  der  Wellenlänge  A. 

Apparat.  Vor  das  Rohr  cd  des  Apparates  (Fig.  78)  stellt  man 
eine  Tonquelle,  etwa  einen  durch  loses  Reiben  mit  einem  feuchten 
Lappen    in  Longitudinalschwingangen    ver-  pj_  ^^ 

setzten  Stab  a  b,  der  an  seinem  Ende  a  einen 
Kork  trägt  und  in  der  Mitte  bei  d  fest- 
geklemmt ist.  Mit  Ä  verbindet  man  entweder 
ein  Bohr  hk,  in  dem  sich  Korkfeilicht  be- 
findet, oder  einen  Schlauch,  der  zu  einer 
König'sehea  Kapsel  mit  Gasflamme  (Fig.  80) 
führt.  Bei  letzterer  setzen  die  nach  o  fort- 
gepflanzten Druckschwankiuigen  die  den  Raum 
b  abschliessende  Membran  in  Bewegung;  da- 
durch wird  der  Gaszufluss  aus  g  abwechselnd 
vermehrt  und  vermindert  und  die  Gasflamme 
über  s  geräth  in  Zuckungen. 

Das  Kehr  /  kann  durch  Ausziehen  ver- 
längert werden,  da  es  die  aus  Fig.  79  er- 

eicbtUche  Construction  besitzt;  anf  dem  festen  Stück  ist  eine  HilU- 
metertheilung  angebracht. 

üebuug.  1)  Man  "streicht  den  Stab 'und  sieht,  wie  bei  voUkonmen 
zosam  menge  Behobenen  Röhren  die  Flamme  lebhaft  flackert,  eventuell 
ansgeblaeen  wird  (das  Korkfeilicht  sich  lebhaft  bewegt). 

2)  Man  zieht  die  Röhre  aus,  die  Flamme  wird  ruhiger  und  brennt 
znletzt  ganz  rahig. 

3}  Man  mlsst  die  Strecke,  um  die  man  das  Rohr  ausgezogen  bat, 
wenn  Ruhe  eintritt,  dieselbe  giebt  verdoppelt  den  Zuwachs  an  Weg, 
welcher  nöthig  ist,  damit  die  Schwingungsbewegang  auf  der  einen 
Seite  einen  Weg  von  Va  ^  mehr  durchlaufen  muss,  als  auf  der  anderen. 

4)  Man  zieht  weiter  aus,  die  Flamme  wird  erst  unruhig,  dann 
wieder  ruhig;  man  misst  die  Strecke,  bei  der  wieder  Ruhe  eintritt,  die- 
selbe giebt  verdoppelt  Va  i  u.  s,  f. 

Ö)  Man  stellt  dieselben  Versuche  für  eine  Reibe  verschiedener  Stäbe, 
die  einen  Dur-Accord  geben,  an. 

Wledeini>nD-Eb«il,  Praktikum.  9 
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Berechnung,  a)  Ist  die  Schwingungszahl  des  Stabes  ^,  also  die 
Schwingungsdauer  T  =  ^/z,  so  erhält  man  aus  dem  beobachteten  Werthe 
VjA  die  Schallgeschwindigkeit  «*  =  ^A. 

Bemerkung.  In  trockener  atmosphärischer  Luft  ist  bei  0^  C. 
die  Schallgeschwindigkeit  gleich  331,8  ni/^®^-'  rund  330m/sec.,  in  Luft 
von  t^  ist  u  =  331,81/1  +  0,00367  f  m/sec. 

b)  Ist  die  Schallgeschwindigkeit  u  gegeben,  so  erhält  man  aus 
den  gefundenen  A  die  Schwingungszahlen  js:  =  w/A. 

Allgemeines»  Aus  Versuchen  mit  vier  Stäben,  deren  Longi- 
tudinaltöne  einen  Dur-Accord  liefern,  ergiebt  sich,  dass  bei  ihnen  die 
Wellenlängen  sich  wie  30:24:20:15  verhalten,  also  die  Schwingungs- 
zahlen wie  16:20:24:32.  Die  Schwingungszahlen,  welche  den  Tönen 
entsprechen,  die  den  Dur-Accord  zusammensetzen  (Grundton,  grosse 
Terz,  Quint  und  Octav),  stehen  also  in  dem  einfachen  Verhältnisse  von 
4:5:6:8. 

2.   Bestimmung    der    Schallgeschwindigkeit    mittelst 

stehender   Wellen. 

Gebraucht  wird:  K und t' sehe  Bohren  mit  Glasstäben,  Wolllappen, 
Korkfeilicht,  Klfeselguhr ;  Bruchstücke  von  einem  der  Glasstäbe ;  Pyknometer ; 
Waage;  Gewichte;  Kipp 'scher  Apparat  zur  Entwickelung  von  Kohlensäure. 

Princip.  Werden  Luft  wellen  am  einen  Ende  einer  Röhre,  die 
am  anderen  Ende  durch  eine  ebene  Wand  geschlossen  ist,  erregt, 
so  werden  sie  an  dieser  reflectirt.  Bei  einem  bestimmten  Verhältnisse 
der  Röhrenlänge  zu  der  Wellenlänge  setzen  sich  die  zurückkehrenden 
reflectirten  Luftwellen  mit  den  ankommenden  so  zusammen,  dass  alle 
einzelnen  Luftschichten  der  Röhre  sich  gleichzeitig  in  entsprechenden 
Schwingungszuständen  befinden,  z.  B.  gleichzeitig  durch  die  Ruhe- 
lage gehen  und  gleichzeitig  die  maximale  Elongation  erreichen;  die 
Grösse  dieser  Elongation  ist  an  jedem  Orte  eine  andere.  Wir  erhalten 
hierbei  stehende  Schwingungen.  Man  unterscheidet  Schwingungs- 
bäuche und  Schwingungsknoten ;  an  den  Bäuchen  sind  die  Lufttheilchen 
in  lebhafter  Bewegung,  die  Druckänderungen  sind  aber  Null,  an  den 
Knoten  sind  die  Theilchen  in  Ruhe,  aber  die  Druckänderungen  am 
grössten;  am  Ende  der  Röhre  befindet  sich  immer  ein  Knoten.  In  den 
durch  einen  Knoten  getrennten  Theüen  der  Röhre  finden  die  Be- 
wegungen im  entgegensetzten  Sinne  statt.  Bei  den  stehenden  Wellen 
ist  der  Abstand  l  zweier  Bäuche  oder  zweier  Knoten  l  gleich  der  halben 
Länge  A  der  erzeugten  Welle;  7  =  1/2^  oder  A  =  27.  Bringt  man 
einen  in  der  Mitte  festgeklemmten  Glasstab  durch  Streichen  seiner 
Länge  nach  zum  Tönen,  so  ist  in  ihm  eine  stehende  Longitudinal- 
schwingung  vorhanden;  dieselbe  hat  ihren  Knoten  in  der  Mitte  des 
Stabes,  d.  h.  da,  wo  derselbe  befestigt  ist;  an  beiden  Enden   befinden 


mittelst  stehender  Wellen. 
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sich  Bäuche;  die  Länge  der  Schallwelle  im  Glase  ist 
also  gleich  der  doppelten  Länge  des  Stabes  =  2L. 
Apparat.  Die  stehenden  longitudinalen  Luft- 
schwingungen erzeugt  man  in  einer  „Kun  dt 'sehen 
Röhre".  Eine  etwa  2cm  weite,  130cm  lange  Glas- 
röhre cd,  Fig.  81,  ist  durch  die  Stopfen  c  und  m  ge- 
schlossen. In  c  ist  der  Glasstab  ab  so  befestigt,  dass 
flc=c5.  Reibt  man  den  Glasstab  ac  leicht  mit 
einem  feuchten  wollenen  Lappen,  so  geräth  er  in 
Längs  Schwingungen  und  giebt  einen  Ton  von  der 
Schwingungszahl  z.  Die  Schwingungen  des  Stabes 
werden  durch  den  Kork  5,  der  an  dem  Ende  des 
Glasstabes  befestigt  ist  und  dessen  Querschnitt  kleiner 
als  der  des  Rohres  ist,  auf  die  zwischen  h  und  m 
enthaltene  Luftsäule  übertragen.  Man  macht  sie 
durch  eingestreutes  feines  Korkfeilicht  oder  besser 
durch  Kieseiguhr  sichtbar.  An  den  Schwingungs- 
bäuchen  werden  die  leicht  beweglichen  Theilchen  durch 
die  stark  bewegte  Luft  zu  feinen  Rippen  zusammen- 
gefegt, wodurch  sich  eine  in  der  Figur  angedeutete 
Streifung  ergiebt,  an  den  Knoten  bleiben  sie  ruhig 
liegen.  Durch  Einschieben  oder  Ausziehen  des  Korkes 
vn  mittelst  des  Glasstabes  s  regulirt  man  die  Länge 
der  schwingenden  Luftsäule  so,  dass  die  „Staub- 
figuren"  möglichst  scharf  werden.  Die  seitlich  an- 
gesetzten Röhren  rj  und  r^  dienen  zum  Füllen  der 
Röhre  mit  verschiedenen  Gasen. 

1.  Bestimmung  der  Schallgeschwindig- 
keit in  Luft. 

Uebung.  1)  Man  setzt  bei  c  einen  Glasstab 
ein,  von  dessen  Longitudinalton  die  Tonhöhe,  also 
auch  die  Schwingungszahl  z  bekannt  ist. 

2)   Man  erzeugt  den  Ton,  giebt  der  Luftsäule 

durch  Ein-  oder  Ausziehen  des  Korkes  m  eine  solche 

Länge,   dass  sich  die   Schwingungsfiguren  möglichst 

scharf  ausbilden,    und  bestimmt  die  Länge  A  einer 

gewissen  Anzahl  n  von  Knotenabständen  ?.    Dann  ist 

/  =  yl/n,  k  =  21  und  u  =  zk  =  2zh 

Beispiel:  z  =  3750,  n  =  20,  J  =  88,4cm.  Also 
1  =  4,42  cm,  X  =  8,84,  u  =  33150cm/sec.  =z  331,5  m/sec. 

2.  Bestimmung  der  Schallgeschwindig- 
keit Ü  im  Glase. 

Princip.  Ist  L  die  Länge  eines  Glasstabes, 
der  hei  einer    Kundt' sehen   Röhre    zur  Erzeugung 


Fig.  81. 


m 


132  Bestimmung  der  Schwingungszabl 

von  SchwingungsfigTiren  dient,  l  der  Abstand  zweier  Knoten  in  der 
Eundt' sehen  Bohre  bei  Erzeugung  des  Longitudinaltones  des  Stabes, 
so  ist  in  Luft  u  =  z2l  und  im  Stabe  17=  z2L,  also  ist  U  -,  u 
z=z  L  :  l  oder  die  Schallgeschwindigkeit  im  Glase 

U  =  331,81/1  +  0,00367^  .  L/l  m/sec, 

da  331,8  yi  +  0,00367^  die  SchaUgeschwindigkeit  in  Luft  bei  t^  ist. 

XJebxLng.  1)  Man  verfahrt  wie  unter  1.  und  bestimmt  für  zwei 
Glasstabe  li  =  y^i/fii  und  I2  ==  -^2/^2- 

2)  Man  misst  die  Längen  beider  Stäbe  L\  und  L^. 

Beispiel:  -<^i  =  89,5cm,  «j  =  20,  l^  =  4,475  cm;  -<^2=  ^9,5,  n^  =  12, 
{3  =  5,792;  Li  =  68,0,  Lg  =  89,5»;  t  =  19,5^  U^  =  5211,  U^  =  5298m; 
also  circa  16mal  grösser  als  in  Luft. 

3.  Bestimmung  des  Elasticitätsmoduls  durch  die 
Schallgeschwindigkeit. 

Princip.  Ist  ü  die  Schallgeschwindigkeit  in  einem  Körper  von 
dem  specifischen  Gewichte  s,  so  ist  sein  Elasticitätsmodul  (s.  S.  106) 

E  =  U^s/g, 

wo  g  die  Beschleunigung  durch  die  Schwere  =  9810  mm  ist.  E  wird, 
wenn  U  in  Metem/sec.  gegeben  ist,  in  Kilogrammen  erhalten  für  einen 
Stab  von  einem  Quadratmillimeter  Querschnitt. 

Uebung.     1)  Man  bestimmt  wie  unter  2)  ü  für  Glas. 
2)  Man  bestimmt  das  specifische  Gewicht  eines  Stückchens  des  Glas- 
stabes, von  dem  der  benutzte  geschnitten  ist. 

Beispiel:    U  =  5298  m/sec,  s  =  2,201;  also  E  =  6295  kg/qmm. 

4.  Bestimmung  der  Schallgeschwindigkeit  in  Kohlen- 
säur e. 

Uebung.  1)  Man  lässt  aus  dem  Kipp' sehen  Apparate  Kohlen- 
säure, die  man  durch  Wasser  und  Schwefelsäure  leitet,  durch  das  Rohr 
r^  ein-  und  durch  das  Rohr  r2  ausströmen. 

2)  Man  bestimmt  die  Schallgeschwindigkeit  wie  in  1. 

Beispiel:  z  =  3750,  n  =1  20,  J  =^  70,2  cm;  also  A  =  7,^  cm,  u  = 
26325cm/sec.  =  263,25  m/seo.    Temperatur  17,8^. 

3.    Bestimmung  der  Schwingungszahl  mit  Hülfe  des 

Quincke'schen  Apparates. 

Gebraucht  wird:  Apparat  Fig.  82,  mehrere  Stimmgabeln. 

Apparat.  Der  Apparat  (Fig.  82)  besteht  aus  einem  Vj  bis  ^/^m 
langen  Glasrohr,  an  welchem  aussen  ein  Maassstab  angeklebt  ist  oder 
das  über  einer  Theilung  liegt.  In  der  Nähe  des  einen  Endes  a  ist  ein 
Ansatzrohr  angeschmolzen,  von  welchem  ein  Gummischlauch  zum  Ohre 
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des  Beobacbt^TB  fahrt.  Innerhalb  dee  Glasrohres  bewegt  eich,  mittelst 
eines  Drahtes  d  Terechiebbar,  ein  Eorkstopfen  k. 

Princip.  Erzeugt  man  am  Ende  a  der  Röhre  einen  Ton,  so  tönt 
die  Luftsäule  im  Glasrohr  nur  dann  kräftig  mit,  wenn  der  Abstand  von 
a  bis  zum  Kork  in  einem  aolchen  Verbäkaiss  zur,Wellenlänge  l  dea  Tones 
steht,  dasB  sich  eine  stehende  Schwingung  innerhalb  des  Rohres  aus- 
bildet; dann  muas  der  Abstand  dea  Korkes  bo  gewählt  sein,  daaa  bei  a 
ein  Schwingimgsbaucb  und  am  Kork  eiu  Schwingungaknoten  aich  bildet. 
Die  Entfernungen  des  Korkes  tou  a  betragen  dann  '/jl,  '/j  3?,  '/j  51  etc. 
Für  das  erate  Maximum  iat  jedoch  der  Abstand  nicht  genau  '/,Z,  weil 
einmal  ein-  Tbeil  der  Luft  vor  a  sieb  an  der  Schwingung  betheihgt  und 
dann,  weil  in  Folge  des  Ansatzes  das  Rohr  nicht  aymmetriscb  gebaut 
ist;  dagegen  beträgt  die  Differenz  zwischen  dem  ersten  und  zweiten 
oder  zweiten  und  dritten  Maximum  genau  i/j  l. 

Der  Ton  verschwindet,  wenn  hei  b  die  eintretende  Schwingung 
von  der  reflectirten  gerade  aufgehoben  wird,  d.  h.  wenn  der  Abstand 
Fig.  82. 


des  Korkes  von  b  ','4!,  Vi3?,  W^l  etc.  beträgt.  Auch  hier  giebt  dae 
erate  Minimum  kein  genaues  Resultat,  wohl  aber  wieder  die  Differenz 
zwischen  dem  ersten  und  zweiten  oder  dem  zweiten  und  dritten  Minimum. 
Sowohl  aus  den  beobachteten  Maximis  wie  den  Minimis  berechnet 
sich  die  Schwingung szahl  nach  der  Formel 

_  331,8Vl"-f  Ott 

Hebung.  1)  Man  befestigt  vor  a  eine  Stimmgabel  an  einem 
Stativ,  so  daaa  die  Breitseite  ihrer  Zinken  senkrecht  zur  Axe  dee 
Rohres  steht. 

2)  Man  schiebt  den  Kork  ^  ganz  in  die  Nähe  von  b  und  verschiebt 
ihn  dann,  bis  man  ein  Maximum  resp.  ein  Minimum  des  Tones  hart, 
und  liest  die  Lagen  des  Korkea  an  der  Theilung  ab. 

3)  Man  bildet  die  Differenzen  der  Ablesungen  für  je  zwei  auf  ein- 
ander folgende  Maxima  und  Minima. 
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Beispiel:  Bei  a  wird  eine  Stimmgabel  zum  Tönen  gebracht  und  1; sowobl 
auf  Mftxima  als  Minima  eingestellt.  Stimmgabel  e^ :  Masima  bei  76,242,408 
und  STlmm,  daraus  1/2  —  0,165m.  Minima  bei  104,288,432 mm;  Abstand 
von  b  und  a  26mm,  daraiu  i/i  =■  0,164ni  nnd  ;  =.1039.  Stimmgabel  cf. 
Maximn  bei  180,491mm,  daraus  i/2^  0,331m.  Minima  bei  185,517  mm. 
daraus  i/2  =  0,332  m  nnd  r  =:  516. 

1.  tiraphische  Bestimmung  der  Schwingungszahl  einer 
Stimmgabel. 

Princip.  Seokrecht  zur  Riclitung  der  Schwingungen  wird  unter 
der  Stimmgabel  eine  berueste  Fläcbe  fortgezogen  -,  die  den  Schwingungen 
entsprechende  Sinuscurre  wird  zugleich  mit  in  bestimmten  IntervalleD 
entstehenden  Zeichen  aufgeschrieben. 

Apparat  und  Metbode.  Eine  Trommel  (Phonautograph)  T  wird 
mit  weissem  Papier  bespannt  und  durch  Drehen  an  dem  Handgriff  H 
Fig.  ea. 


über  eine  russende  Petroleumlampe  mit  Flachbrenner  hingezogen  und 
dadurch  geschwärzt.  Neben  der  Trommel  T  wird  eine  Stimmgabel/, 
die  an  ihrem  Ende  eine  kleine  Sohreibapitze  r  trägt,  aufgestellt  und  mit 
dem  Bogen  erregt.  Sie  verzeichnet  dann  aiif  der  rotirenden  Trommel  eine 
Curve,  Fig.  83.  Um  die  Zahl  der  Schwingungen  in  der  Secunde  zu  er- 
halten, stellt  man  neben  die  Stimmgabel  eine  kleine  Kugel,  die  man  mit 
dem  einen  Pol  eines  Inductoriums  verbindet,  während  der  andere  Pol  mit 
der  Trommel  verbunden  ist  Der  primäre  Strom  des  Inductoriums 
wird  eine  bestimmte  Anzahl  von  Malen  in  der  Secunde  durch  ein  Pendel 
schlössen,  wobei  jedesmal  ein  Funken  von  der  Kugel  zum  Papier  über- 
springt, auf  dem  dann  ein  weisser  Punkt  entsteht ')-    Man  ermittelt  die 

')  Man  kann  aoob  statt  von  der  Kngel  die  Funken  von  der  Schreib- 
spitze r  auf  die  Trommel  überschlagen  lassen.  Die  weissen  Punkte  E,  E,,  E^, 
Fig.  S4,  eDtst«hen  dann  auf  der  Sinusonrve  selbst. 
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Zahl  z  der  Schwingungen,  die  auf  »  Intervalle  zwischen  den  Punkten 
kommen;  ist  dann  die  Schwingungsdauer  des  Pendels  \<x.  Secunde,  so 
ist  die  Schwingungsdauer  der  Stimmgabel 

zx 

Uebung  1.      Vergleichung   der  Schwingungsdauer   einer 
Stimmgabel  mit  der  eines  Pendels. 

1)  üeber    die  Bestimmung    der    Schwingungsdauer  dea  Pendels 
vergl.  S.  37. 

2)  Das  Papier  wird  auf  die  Trommel  gespannt  und  berusst.    Die 
Stimmgabel  und  die  Kugel  werden  neben   die  Trommel  gestellt,   das 

Fig.  84. 


unterbrechende  Pendel  wird  in  Bewegung  gesetzt,  die  Stimmgabel  an- 
gestrichen und  die  Trommel  gedreht. 

3)  Mit  einem  Lineal  werden  parallel  zur  Axe  der  Trommel  durch 
(Fig.  84)  zwei  der  weissen  Punkte  Linien  gezogen. 

4)  Die  Zahl  der  Punkte  und  der  Sinuscurven  zwischen  den  beiden 
Strichen  wird  gezählt. 

Uebung  2«  Vergleichung  der  Schwingungsdauer  einer 
Stimmgabel   mit  der  bekannten   einer  anderen  Stimmgabel. 

1)  Neben  der  Trommel  werden  die  beiden  zu  vergleichenden 
Stimmgabeln  aufgestellt,  von  denen  die  eine  zweckmässig  elektro- 
magnetisch *)  erregt  wird  und  sonst  wie  bei  Uebung  1.  verfahren. 

Bemerkung.  Durch  eine  internationale  Conferenz  in  Wien  ist 
festgesetzt,  dass  eine  Stimmgabel,  die  bei  15®  C.  435  ganze  (870  ein- 
fache) Schwingungen  ausführt,  als  Normal-a '-Gabel  gelten  soll. 


^)  Die  elektromagnetische  Anregung  erfolgt  ähnlich  wie  beim  Wagner '- 
sehen  Hammer. 


B.    warme. 


I.    Ansdehnang  der  Körper. 

Einleitung. 

Erwärmen  wir  einen  Körper,  so  ändern  sich  seine  linearen  Dimen- 
sionen und  sein  Volumen. 

Der  lineare  Ausdebnungscoeffient  ßi  ist  die  Aenderung 
der  bei  0®  gemessenen  Längeneinbeit  für  die  Temperatur- 
änderung von  1®. 

Der  Ausdebnungscoefficient  ist  fast  bei  allen  Körpern  eine  positive 
Zabl,  d  b.  fast  alle  Körper  debnen  sieb  bei  steigender  Temperatur  aus 
(Ausnabme  Wasser),  femer  nimmt  der  Ausdebnungscoefficient  bei 
fast  allen  Körpern  mit  der  Temperatur  zu.  Unter  dem  mittleren 
linearen  Ausdebnungscoefficienten  zwiscben  0®  und  t^  verstebt  man  die 
Aenderung  der  Längeneinbeit  bei  0®  for  1®  unter  der  Voraussetzung, 
dass  die  Ausdebnung  in  dem  ganzen  Intervall  zwiscben  0®  und  t^ 
gleicb  massig  stattfindet.  Aendert  sieb  also  diie  Länge  eines  Stabes  von 
der  Länge  l  bei  0^  bei  einer  Temperaturänderung  von  ^o  bis  to  -\-  t 
um  A,  so  ist  für  ibn  der  mittlere  lineare  Ausdebnungscoefficient  zwiscben 
%  und  to  -j-  t: 

Der  cubiscbe  Ausdebnungscoefficient  ßc  ist  die  Aende- 
rung der  bei  0^  gemessenenVolumeneinbeit  für  die  Tempera- 
turänderung von  1 0,  er  ist  sehr  nahe  gleicb  dem  dreifacben  linearen,  d.  b. 

ßc=  3  ßi, 

Ist  do  die  Dichte  des  Körpers  bei  0^  dt  bei  t^,  so  ist,  da  das 
Volumen  Eins  bei  0®  auf  1  -\-  ßct  bei  t^  wächst: 

■j ^0 o  ^0  —  dt 

"^^—l^-ßj         P^—        dtt 

Bei  Flüssigkeiten  und  Gasen  kann  man  nur  von  cubischen  Aus- 
debnungscoefficienten sprechen. 


AoBdetmaii  geco^ci«nt. 


Fig.  t 


I.  Bestimmang  des  Ausdehnungscoefficienten  von  Stäben 
nach  der  Methode  tob  Lavoisier  und  Laplace. 

Gebraucht  wird:  Modell  zur Erlfiuteroiig  der  Spiegelableaung  (Fig.  10): 
FemroliT  mit  Bcala;  Apparat  von  Lavoieier  UDd  Laplace  (Fig.  8fl) 
mitSTeiinem  und  Watsemiantel ;  Thermometer;  Vjta  lange  StSbe  von  Kupfer, 
Eisen  und  GIbb. 

Princip.  En  Stab  S  (Fig.  85)  von  der  Länge  L  liegt  mit  seinem 
einen  Ende  e^  feat  gegen  eine  Terticale  Wand,  mit  seinem  anderen  Cj 
berührt  er  den  einen  Endpunkt /| 
eines  Fahlhebels,  dessen  Arme  die 
Längen  x  nnd  y  haben,  and  der 
sich  nm  den  Punkt  a  dreht;  sein 
anderes  Ende  /^  gleitet  längs  einer 
Scala.  Verlängert  sich  der  Stab 
nm  il,  HOTerschiebt  sich  dasEnde/^ 
um  A  und  das  Ende  /}  um  ft,  und 
zwar  ist :  ft  ^=  i .  y/x,  also  k^fi.  xjy. 
Ist  X  klein  und  y  gross,  so  er- 
giebt  sich  selbst  für  ein  kleines  A 
schon  ein  im  Verhältniss  zu  A 
grosses  ft.  —  Statt  des  hier  vorausgesetzten  geraden  Fühlhebels  benutzt 
man  bei  den  Measnngen  selbst  die  Spiegelableaong  (S.  22). 

Apparat  (Fig.  86).  Zwei  Holzböcke,  .^i  nnd  A^,  sind  auf  ein 
Brett  aufgeschraubt.     An  j4,  ist  ein  eiserner  Winkel  w  angeschraubt, 


anf  A^  befindet  sich  die  zur  Messung  der  Längenänderungeu  dienende 
Spiegelvorrichtung.  Dieselbe  besteht  aus  einer  stählernen  Axe,  die 
sich  in  den  beiden  Lagern  a  und  k,  dreht  nnd  an  welcher  oben  mittelst 
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der  Schraube  ö  der  Spiegel  d  befestigt  ist,  während  sich  unten  ein 
Arm  z  mit  einem  Stift  ß  ähnlich  einer  Kurbel  befindet.  Die  Mittellinie 
des  nach  unten  gehenden  Stiftes  ß  ist  etwa  30  mm  yon  der  Axe  entfernt, 
also  ist  a;  =  30  mm.  Eine  Feder  (p ,  welche  an  einem  Vorsprung  der 
stählernen  Axe  angreift,  drückt  den  Stift  ß  nach  rechts  gegen  den 
Stab  S.  Von  dem  Bock  Äi  geht  noch  ein  Träger  aus,  der  den  Bügel  v 
trägt.  Der  Metallstab  8  wird  mit  dem  einen  Ende  auf  den  Winkel  tr, 
mit  dem  anderen  in  den  Bügel  v  gelegt;  gegen  letzteres  drückt  der 
Stift  ß,  wobei  w  so  gebogen  sein  muss,  dass  der  Hebelarm  x  senkrecht 
zur  Stabrichtung  steht.  Ein  doppelwandiger  Blechkasten  C,  durch  den 
Wasser  fliesst,  schützt  das  Gestell  gegen  Wärmestrahlung.  An  seinen 
Innenwänden  sind  Messingrollen  Vi  und  v^  (in  der  Figur  nicht  zu 
sehen)  angebracht,  auf  die  der  zur  Erwärmung  des  Stabes  dienende 
Blechkasten  B  gesetzt  wird.  Beim  Erwärmen  wird  der  Brenner  R 
unter  den  auf  die  Rollen  ViV^  gesetzten  Blechkasten  B  gestellt. 

XJebxLng.  1)  Man  setzt  den  Blechkasten  B  auf  die  Rollen  Vi  und 
V2,  so  dass  sich  der  Stab  S  innerhalb  desselben  befindet,  und  giesst 
Wasser  von  der  Temperatur  der  Umgebung  hinein. 

2)  Man  löst  die  Schraubet  an  dem  Spiegel Ä  und  dreht  denselben 
so,  dass  seine  Normale  nach  der  Stelle  hinweist,  wo  man  das  Fernrohr 
mit  Scala  aufstellen  will. 

3)  Man  stellt  das  Fernrohr  auf  den  Spiegel  so  ein,  dass  seine  Axe 
senkrecht  zu  der  Ebene  desselben  steht  und  man  das  Bild  der  Scala 
scharf  sieht  (vgl.  S.  26). 

4)  Man  liest  die  Temperatur  ti^  des  Wassers  in  dem  Kasten  j?  ab, 
und  den  Sealentheil,  auf  welchen  das  Fadenkreuz  einsteht:  Zi. 

5)  Man  erhitzt,  bis  das  Wasser  siedet,  wobei  der  Spiegel  durch 
ein  untergelegtes  Stück  Pappe  vor  dem  Beschlagen  zu  schützen  ist, 
liest  die  Temperatur  ab  resp.  entnimmt  die  Siedetemperatur  der  Tabelle 
unter  Berücksichtigung  des  Barometerstandes;  sie  sei  ^®. 

6)  Man  liest  den  Scalentheü  ab,  auf  den  das  Fadenkreuz  einsteht; 
er  sei  Z2. 

7)  Man  misst  den  Abstand  von  Scala  und  Spiegel  y,  die  Länge 
des  Stabes  L  und  die  Länge  des  Hebels  x, 

Berechnung.  Da  der  Spiegel  sich  nur  um  kleine  Winkel  dreht, 
so  ist  nach  S.  23  Z2  —  Zi  sehr  nahe  gleich  dem  Bogen,  den  der 
reflectirte  Strahl  beschrieben  hat  und  demnach  Vj  (Z2  —  Zi)  der 
Bogen  /L( ,  um  den  sich  die  Spiegelnormale  gedreht  hat.  Die  Längen- 
änderung, welche  der  Stab  erfahren  hat,  ist  k  =  ^/^  {Z^  —  Zi)  .  x  y, 
also  der  mittlere  Ausdehnungscoefficient  ßi  zwischen  ^1  und  #2* 

Untersucht  werden  Kupfer  und  Glas,  event.  auch  Eisen. 
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Beispiel:  Cu:^  =  13,5;  Z|  =  250mm;  ^^  =  93;  Zs  =  317mm; 
y  =  1422  mm;  x  =  30  mm;  L  =  500  mm;  /J,  =  0,0000167.  Für  Fe  ergab 
sich  i¥j  =  0,000013,  für  Glas  0,0000086.  Dies  sind  die  Ausdehnungscoefficienten 
zwischen  t^  xmd  t^,  bezogen  auf  die  Längeneinheit  bei  f^.  Würden  wir  sie 
aaf  die 'Längeneinheit  bei  0°  beziehen,  was  der  Definition  von  ßi  entspricht, 
80  würden  wir  doch  fast  dasselbe  Resultat  erhalten. 


2.    Das  Gewichtsdilatometer. 

Gebraucht  wird:  Gewichtsdilatometer  mit  Kupferdrshtöse ;  Cylinder 
(Fig.  87);  T-Stück  mit  Hahn  und  Schlauch;  'Wasserstrahl  -  (Saug -)punipe ; 
Fliesspapier ;  Wasserbad  mit  Thermometer  und  Rührer;  Stativ;  Benzol. 

Princip.  Den  cubischen  Ausdehnungscoefficienten  von  Flüssig- 
keiten bestimmt  man  entweder  im  Dilatometer  oder  dadurch,  dass  man 
ein  Glasgefass  bei  verschiedenen  Temperaturen  bis  zu  einer  bestimmten 
Marke  mit  der  Flüssigkeit  füllt  und  das  in  dem  Gefass  enthaltene 
Gewicht  der  Flüssigkeit  ermittelt.  Dabei  ist  zu  beachten,  dass  auch 
das  Glasgefass  sich  ausdehnt.  Berücksichtigt  man  die  Ausdehnung 
desselben  nicht,  so  erhält  man  nur  den  scheinbaren  Ausdehnungs- 
coefficienten  der  Flüssigkeit,  berücksichtigt  man  dieselbe,  den  wahren. 

Ist  Vi  das  Volumen  des  Gefasses  bei  der  Anfangstemperatur  ti, 
Pi  das  Gewicht  der  darin  enthaltenen  Flüssigkeit,  so  ist  Vi/Pi  das 
Volumen  der  Gewichtseinheit  derselben  bei  ij.  Ist  der  cubische  Aus- 
dehnungscoefficient  des  Glases  a,  so  ist  das  Volumen  des  Gefasses  bei 
k^  gleich  Fj  ==  Fl  [1  +  a(*a  —  *i)]-  Wiegt  die  das  Gefass  bei  fjO 
erfüllende  Flüssigkeit  Pj,  so  ist  das  Volumen  der  Gewichtseinheit  der- 
selben F3/P2  =  1^1  [1  +06  (^2  —  *i)]/-P2-  I^iß  Volumenänderung  der 
Gewichtseinheit  beträgt  also  zwischen  (2^  und  ti^: 

Fi[l  +  «iU  -  h)-]/P»  -  VJP, 

und  für  1^  und  bezogen  auf  das  Volumen  Eins  bei  ti^: 

ft_-Pi     Fi[l+«(<a-t,)]/P,-F./Pi  *^P,[l+a(ti-ti)]-Pi 

Fl  #2    ^1  ^2  ('2  ^1) 

Dies  ist  der  cubische  Ausdehnungscoefficient  der  Flüssigkeit. 

Die  üebungen  zerfallen  in  zwei  Theile :  1.  Bestimmung  des  cubischen 
Ausdehnungscoefficienten  a  des  Glases  mittelst  einer  Flüssigkeit,  deren 
Ausdehnungscoefficient  ß  bekannt  ist.  Wir  nehmen  Wasser,  bei  ge- 
naueren Bestimmungen  nimmt  man  Quecksilber.  2.  Bestimmung  des 
Ausdehnungscoefficienten  irgend  einer  Flüssigkeit. 

Apparat.  An  das  ca.  20cbcm  fassende  Glasgefass -4,  das  Dilato- 
meter, Fig.  87  (a.  f.  S.),  ist  eine  ca.  1  mm  weite  Capillarröhre  B  angesetzt, 
die  sich  zu  einem  kleinen  Kugeltrichter  C  erweitert.  Dicht  unter  dieser 
Erweiterung  trägt  der  Hals  B  einen  Strich.  Zur  FüUung  dient  der 
Cylinder  jR  mit  einem  seitlichen  Rohre.  Durch  den  Stopfen  geht  ein 
Draht  zum  Niederhalten  von  Ä  in  der  Flüssigkeit.    Durch  das  seitliche 
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Bohr  wird  der  Cylinder  mit  einem  "f-Stttck  verbunden,  welches  an  dem 
Schenkel  Va  den  Hahn  Äj  trägt.  Der  durch  den  Hahn  Ä,  Terschliessbare 
Schenkel  Vi  wird  mit  einer  Säugpumpe  verbunden. 

TTebung  1.  Bestimmung  des  cubischen  Änadehnunge- 
coefficienten  dea  Glases.    . 

1)  Man  trocknet  das  Dilaiometer;  dazu  hängt  man  es  in  ein  leeres 
Eeagirglas  S  (Fig.  87),  verbindet  Vi  mit  einer  WasBerstrahlpumpe ,  Vg 
mit  einem  Trockenapparat.  Man  schliesst  ftj  und  evacuirt,  schliesst  ftj, 
öffnet  Äs  und  läset  trockene  Luft  ein,  gleichzeitig  erwärmt  man  JJ. 

2)  Man  wägt  das  trockene  Dilatometer;  Gewicht  P„. 

3)  Pas  Dilatometer  wird  gefüllt.  Dazu  wird  a)  der  Glascyliader 
mit  destillirtem,  gekochtem  Wasser  gefüllt,  das  Gefass  ^in  aufrechter 
Stellung  eingeführt  und  durch  Niederschieben  des  Drahtes  a  unter- 
getancht. 

b)  Der  Cylinder  wird  mit  dem  "T"  Stück  und  der  Saugpumpe   in 
Verbindong  gesetzt  und  durch  abwechselndes  Schliessen  und  OefFnen 
pj     87  der   Hähne    die    Luft    aus   A 

gesogen  und  Wasser  hinein- 
getrieben. Unterstützt  wird  die 
Füllung  durch  Erwärmen. 

4)  Ist  Ä  vollständig  gefüllt, 
so  wird  es  in  ein  Wasserbad 
gesetzt. 

5)  Hat  das  Dilatometer  yoll- 
kommen  die  Temperatur  des 
Wasserbades  angenommen,  so 
wird  die  Flüssigkeit  bis  zur 
Harke  mit  Fliesspapier  ab- 
getupft und  die    Temperatur 

4  abgelesen;  sie  sei  ti- 

6)  Das  Dilatometer  wird  abgetrocknet  und  gewogen ;  Gewicht  J'^,^. 

7)  Das  Dilatometer  wird  längere  Zeit  in  einem  Wasserbade  auf  fj 
(ca.  80")  erhitzt;  das  Wasser  wird  bis  zur  Marke  abgetupft,  das  Dilato- 
meter abgekühlt  und  gewogen;  Gewicht  P„,. 

8)  Das  Dilatometer  wird  entleert.  Man  hängt  dasselbe  (A  oben, 
C  unten)  an  einem  dünnen  Draht  in  dem  leeren  Cylinder  fl  umgekehrt 
an  dem  in  die  Höhe  gezogenen  Drahte  auf  und  pumpt  abwechselnd 
aus  und  lässt  Luft  zu. 

Berechnung.  In  dem  Gefässe  A  sind  enthalten  Wassermengen 
bei  tj":  P,  =  P„,  —  P„,  bei  (a":  P^^  P«^  —  A-  Die  Dichten  d^ 
und  dg  des  Wassers  bei  den  Temperaturen  f  g  und  tf  ändet  man  aus  der 
Tabelle*.  Die  Volumina  sind  beüj  und  t^:  Fi  =  P,/ti,  und  Fj^Pa./da  »)> 
der  cubische  Ausdehnungscoefficient  des  Glases  ist  also; 

')  Mit  der  Biebenstelligen  Lc^arithmentafel  zu  rechnen. 
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_    Vi  — Vi 

Beispiel:  Po  =  ll,600gr;  P^^  =  30,406  (<i  =  lö^);  P^^  =  29,864 
(^a  =  850);    p^  ^  p^^  p^--  18,806;    Pg  =  P^^  —  Pq  =   18,264.     Die 

Tabelle  4  giebt:  «i  =  0,99915,  «a=  0,96876.   Also  ist  Fi  =  18,822,  F9=  18,853, 
Fa  —  Fl  =  0,031,  a  =  0,031/1317,54  =  0,000024. 

Uebung  2.  Bestimmung  des  cubischen  Ausdehnungs- 
coefficienten  von  Benzol.  Die  Einzelheiten  der  Uebung  sind  die- 
selben wie  beim  Wasser;  man  yerschliesst  das  Dilatometer  bei  allen 
Wägungen  mit  einem  Stopfen,  um  die  Verdunstung  zu  verhüten.  Man 
erhitzt  bis  etwa  60®. 

Die  Berechnung  geschieht  nach  der  obigen  FormeL 

Beispiel:  P^  =  P^^  —  PqZ=  28,360  —  11,815  =  16,545  gr  (tj  =  17,5«) 

(mit  Stopfen);  P^  =  Pj^  ^  Pq  =  27,520  —  11.815  =  15,705  gr  (#3  =  60,50); 

P,  [l  +  a  («3  —  *,)]  =  16,562  gr ;  P,  [1  +  «  (t^  —  <i)]  —  Pa  =  0,857 ;  ß  =  0,00127. 
(Der  Index  h  bezieht  sich  auf  Benzol.) 

Allgemeines.  Die  Volumina  der  Gewichtseinheit  bei  irgend 
einer  Temperatur  t  stellt  man  als  Function  der  Temperatur  durch  eine 
Formel  dar  von  der  Form: 

Vt  =  Vo(l  +  at  +  ht^  +  ct^), 

wo  a,  5,  c  Constanten  sind,  die  sich  aus  Bestimmungen  bei  wenigstens 
drei  Temperaturen  ergeben. 


IL   Thermometer. 

Gebraucht  wird:  Gefass  fär  NuUpunktsbestimmimgeii,  Eis  mit  Reib- 
eisen  bezw.  Schnee,  Fhinellstreifen.  Siedegefass  mit  Wassermanometer,  l>rei- 
fugg  und  Brenner  for  dasselbe,  Barometer.  Spiegelglasstreifen  oder  Lupe  auf 
Stativ  zum  Galibriren;  verschiedene  Thermometer  mit  grosseren  Fehlem;  ein 
feines  Thermometer. 

Normalthermometer.  Topf  mit  Breifuss,  Brenner  und  Bährer  und  einem 
Stativ  mit  zwei  Klammem  zum  Vergleiche  zweier  Thermometer. 

Einleitung.  Das  Thermometer  misst  die  Temperatur  der  Körper, 
in  deren  Inneres  es  hinreichend  lange  eingesenkt  worden  ist,  durch  die 
Volumina  einer  in  ihm  enthaltenen  Flüssigkeit,  etwa  Quecksilber  oder 
Alkohol  (über  das  Luftthermometer  s.  S.  80).  Die  beiden  Fundamental- 
punkte  sind  der  0-Punkt  (Temperatur  des  schmelzenden  reinen  Schnees 
oder  Eises)  und  der  100 -Punkt  (Temperatur  des  siedenden  Wassers 
bei  760mm  Druck);  das  Volumen  einer  cylindrischen ,  die  Flüssigkeit 
enthaltenden  Röhre  zwischen  diesen  Punkten  wird  in  100  Theile  getheilt 
und  danach  werden  die  Grade  bestimmt.  •  Erwärmt  man  das  Thermo- 
meter, so  steigt  die  Flüssigkeit  in  der  Röhre  in  die  Höhe  und  die  Tem- 
peratur wird  an  dem  Stande  derselben  in  der  Röhre  gemessen. 

Will  man  mit  irgend  einem  Thermometer  Messungen  ausführen, 
so  muss  man  sich  davon  überzeugen,  ob  1.  die  Fundamentalpunkte 
wirklich  an  den  Stellen  0  bis  100  der  Theilung  liegen,  und  2.  ob  die 
angegebenen  Grade  gleichen  Volumen  in  der  Röhre  entsprechen.  Zeigen 
sich  Abweichungen,  so  sind  alle  mit  dem  Instrumente  gemessenen 
Temperaturen  entsprechend  zu  corrigiren. 

1.   Bestimmung  des  Nullpunktes. 

Uebung.  1)  Man  senkt  das  Thermometer,  dessen  Kugel  man  mit 
etwas  Flanell  umwickelt  hat,  in  ein  Gefäss  Ä  von  der  Form  Fig.  88, 
füllt  dieses  mit  reinem  Schnee  oder  fein  gepulvertem  Eis  und  giesst 
etwas  Wasser  darauf.  Das  Eis  darf  das  Thermometer  nicht  direct 
berühren,  da  seine  Temperatur  oft  unter  0^  liegt,  während  die  des 
Schmelzwassers,  das  mit  ihm  in  Berührung  ist,  genau  0^  beträgt.  Die 
Oeffnung  o  dient  zum  Abfliessen  des  Schmelzwassers.  2)  Nach  einiger 
Zeit  liest  man  die  Stellung  der  Quecksilbersäule  to,  den  wahren  Null- 
punkt, ab. 

Von  aUen  Ablesungen  ist  ^qO  abzuziehen,  wobei  auf  das  Vorzeichen 
von  to  zu  achten  ist. 
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Fig.  88. 


Bemerkung.    Meist  liegt  der  wahre  Nullpunkt  höher,  als  auf  der 
Scala  angegeben,  da  mit  der  Zeit  das  Volumen  der  Kugel  sich  verkleinert, 

also  die  Thermometerflüssigkeit  in  die  Höhe 
gedrückt  wird.  Ebenso  treten  grössere  und 
kleinere  Verschiebungen  des  Nullpunktes  nach 
jeder  Erwärmung  ein.  Von  diesen  oft  sehr 
störenden  „thermischen  Nachwirkungen"  ist  das 
durch  einen  rothen  eingeschmolzenen  Glasfaden 
gekennzeichnete  „Jenenser  Normalglas"  frei. 
Mit  dem  Druck  nimmt  die  Temperatur  des 
schmelzenden  Eises  ab,  doch  so  wenig  (für  1  Atm. 
um  ca.  0,00828"),  dass  wir  dies  bei  unseren 
Messungen  vernachlässigen  können. 

2.   Bestimmung  des  Siedepunktes. 

Apparat  Fig.  89.     Derselbe   besteht   aus 

^0    einem   Blechgefass    A    mit    dem    Blechrohr  B, 

'wW^~~W''-^i^     Letzteres    ist   von    einem   Mantel    C   umgeben, 

welcher  bei  r  und  r  und  entsprechend  vorn 
und  hinten  seitliche  Röhren  trägt,  in  deren  eine,  r\  ein  kleines 
Wassermanometer  eingesetzt  ist. 

Uebmig.     1)  Man  befestigt  in  dem  Deckel  des  Gefasses  mittelst 
eines  Korkes  das  Thermometer,  so  dass  der  dem  Siedepunkt  entsprechende 

Theilstrich    nur    wenig    über    denselben 
hervorragt. 

2)  Man  giesst  so  viel  Wasser  in  A^ 
dass  die  Kugel  des  Thermometers  nicht 
in  dasselbe  eintaucht,  und  erhitzt.  Der 
Dampf  umspült  das  Thermometer,  geht 
zwischen  B  und  0  nach  unten,  strömt 
bei  r  aus  und  schützt  den  inneren  Theil 
des  Apparates  B  vor  Abkühlung  durch 
Strahlung. 

3)  Man  liest,  wenn  der  Dampf  etwa 
fünf  Minuten  aus  r  ausgeströmt  ist,  ab : 
den  Stand  T^  des  Thermometers,  die 
Höhe  j>.  der  Wassersäule  in  dem  Mano- 
meter bei  y\  den  Barometerstand  b. 

Man  reducirt  5  auf  0^  nach  S.  27, 
addirt  i}/13,6  zu  h  (S.  84)  und  ent- 
nimmt der  Tabelle  1.2  den  Siedepunkt 
Ti^   des    Wassers    bei    \>  +  j9/13,6  mm 

^^^^$^  Bnirk 
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3.  Correction  der  zwischenliegeuden  G-rade. 

Hat  ein  Tlierinometer  den  wahren  Nullpunkt  bei  dem  Scalentheile  to 
und  den  Siedepunkt  Ti^  bei  dem  Sealentheil  T^,  ist  die  Thermometer- 
röhre cylindrisch  und  sind  die  Scalentheile  überall  gleich  gross,  so  ent- 
spricht einem  Scalentheile  eine  Temperaturdifferenz  von  Ti/{T  —  to) 
=  cGrad.  Zeigt  das  Thermometer  eine  Temperatur  t'  an,  so  ist  die 
wahre  Temperatur  t: 

z  =  (z*  —  to)  .  c, 

einer  wahren  Temperatur  t  entspricht  eine  solche  r'  am  Thermometer: 

Der  wahren  Temperatur  100®  entspricht  am  Thermometer: 

T'  =  to  +  100  .  c, 

Beispiel:  Thermometer:  r=  101,60  bei  5=749,1  und  j>/l3,6  =  2,7mm. 
Für  den  Druck  751,8mm  ist  der  Siedepunkt:  2\=  99,7®;  der  wahre  Null- 
punkt lag  bei  t^  -=  +  2,7,  also  ist  c  :=  0,99 ;  also  ist  c  =  98,9/99,7  =  0,992. 
Bei  der  Temperatur  100®  zeigt  das  Thermometer  also  T*  =  2,7  -f  100  X  0,992 
=  101,9®  an. 

4.  Calibriren  einer  Thermometerröhre. 

Uebuiig.  1)  Man  neigt  das  Thermometer,  so  dass  die  Kugel 
nach  oben  gerichtet  ist,  und  stösst  das  untere  Ende  vorsichtig  gegen 
die  Hand,  bis  ein  Stück  des  Quecksilberfadens  abreisst.  Wenn  sich 
trotz  mehrfacher  Versuche  zu  lange  Fäden  abtrennen,  so  steckt  man 
die  Kugel  in  Eis  und  führt  den  Stoss  aus,  wenn  der  Faden  im  Rohr 
die  gewünschte  Länge  hat  (gewöhnlich  reisst  der  Faden  dort  ab,  wo 
er  aus  der  Kugel  austritt). 

Die  Länge  des  Fadens  soll  im  Fundamentalabstande  und  in  dem 
Intervall,  in  dem  man  calibriren  will,  ohne  Rest  etwa  nmal  theilbar 
sein;  bei  dem  Intervall  0  und  350  wählt  man  z.  B.  a  =  50  Scalen- 
tbeüen,  hier  ist  n  =  7, 

2)  Man  bringt  den  losgetrennten  Faden  nahe  an  das  eine  Ende 
der  Thermometerröhre. 

3)  a)  Man  legt  unter  das  Thermometer  einen  Spiegelglasstreifen 
und  bestimmt,  mit  welchen  Gradstrichen  die  Enden  des  Fadens  zu- 
sammenfallen. Man  bringt  das  Auge  so  über  die  Enden  des  Fadens, 
dass  das  Spiegelbild  des  Auges  mit  den  Enden  zusammenzufallen 
scheint. 

Oder  b)  man  legt  das  Thermometer  auf  ein  Brett,  über  dem  eine 
Lupe  befestigt  ist.  Unter  der  Mitte  derselben  ist  ein  Strich  gezogen, 
über  dem  zur  Vermeidung  von  Parallaxenfehlem  (s.  diese  S.  56)  das 
Ende  des  Fadens  beim  Ablesen  liegen  muss. 
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4)  Durch  massiges  Neigen  und  Klopfen  des  Thermometers  ver- 
schiebt man  den  abgerissenen  Faden  so  in  dem  Rohr,  dass  stets  sein 
Anfang  möglichst  mit  seinem  früheren  Ende  zusammenfallt,  und  be- 
stimmt jedesmal  die  Länge  des  Fadens  in  Scalentheilen. 

5)  Man  berechnet  die  Abweichungen  d  der  Fadenlänge  von  der- 
jenigen von  a  (50)  Scalentheilen. 

Es  sei  die  Fadenlänge  auf  der  Strecke : 

0  bis     a      (0  bifl     50)  a  +  cf i 
a    „    2a     (50    „     100)  a  +  d^ 


(»— 1)  a    „    na  (300    „     350)  a  +  dn, 

wo  die  (f  positiv  oder  negativ  sein  können.  Ist  dann  ^o  ^^^  Lage  des  Null- 
punktes, T  =  100  +  *i  die  des  Hundertpunktes,  also  t,  =  T  —  100  die 
Abweichung  vom  wahren  Siedepunkt,  und  setzt  man  (<o  —  *i  +  ^i  +  ^%  +)A  =  « 
[die  Summe    nur   zwischen    0   und   100   genommen  oder  z.  B.   bei  a  =  50 


«  := 


(Iq  —  *i  +  <^i  +  <^a  +  •  •  OAli  80  ist  die  Correctionstabelle : 
Correction:  Theilstrich: 

0  (0  =  0  .  50)  —  Pq 

la     (50  =  1  .  50)       «  —  (l?o  +  ^i) 
2a  (100  =  2  .  50)    2«  —  (pq  +  <fi  +  «^2) 

na  (350  =  7  .  50)    n«  —  (po  +  «^1  +  <^2  +  <^s  H h  «^«)- 

5.  Vergleichung  zweier  Thermometer. 

Uebung  1.  Man  stellt  beide  Thermometer  dicht  neben  einander, 
am  besten  so  zusammengebunden,  dass  ihre  Kugeln  in  gleicher  Höhe 
liegen,  in  einen  mit  Wasser  resp.  Oel  oder  dergleichen  gefüllten  Topf, 
erwärmt  langsam,  rührt  fortwährend  um,  so  dass  beide  immer  die 
gleiche  Temperatur  haben,  und  liest  an  beiden  die  Temperatur  ab.  Ist 
das  erste  Thermometer  ein  sogenanntes  „Normalthermometer",  so  kann 
man  die  gefundenen  Differenzen  beider  Instrumente  bei  verschiedenen 
Temperaturen  dazu  benutzen,  um  eine  Correctionstabelle  für  das  zweite 
zu  entwerfen.  Fieberthermometer  dürfen,  wie  alle  sogenannten  Maximal- 
thennometer,  nur  bei  aufsteigender,  Minimalthermometer  nur  bei  ab- 
steigender Temperatur  verglichen  werden.  Gewöhnliche  Thermometer 
werden  auch  bei  allmählicher  Abkühlung  des  Wasser-  oder  Oelbades 
verglichen. 

Uebung  2.  Man  controlirt  die  nach  4.  entworfene  Tabelle  durch 
Vergleich  mit  dem  Normalthermometer. 

Bemerkung:  Bei  jeder  Temperaturmessung  wird  vorausgesetzt, 
dass  das  Thermometer  stets  bis  zum  Niveau  des  Quecksilbers  in  der 
Röhre  in  dem  Räume  sich  befindet,  dessen  Temperatur  gemessen  wird. 
Ist  dies  nicht  der  Fall,  so  hat  der  herausragende  Faden  nicht  die 
Temperatur  des  Baumes,  und  das  Thermometer  zeigt  eine  niedrigere 
Temperatur  an,  als  derselbe  wirklich  besitzt.  Um  aus  der  beobachteten 
Temperatur  die  wahre  zu  finden,  hängt  man  neben  das  Thermometer 
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ein  zweites,  dessen  Kngel  etwa  in  der  Mitte  des  beransragenden  Fadens 
sich  befindet  nnd  die  mittlere  Temperator  desselben  angiebt.  Ist  T 
die  an  dem  Thermometer  abgelesene  Temperatur,  t  die  mittlere  Faden- 
temperator,  so  ist  zu  T  noch  die  Correction  k{T  —  t)l  binznzufagen, 
wo  l  die  Länge  der  beransragenden  Fäden  in  (xraden  nnd  k  =  0,000 156 
der  scheinbare  cnbische  Ausdehnnngscoefficient  des  Quecksilbers  im 
Glase  ist.  —  Genaue  Vergleichungen  von  Thermometern  werden  von 
der  Technischen  Reichsanstalt  in  Charlottenburg  gegen  Vergütung  aus- 
geführt. 


IIL   Schmelzpunkt. 

Gebraucht  wird:  Schmelzröhrchen ;  Tb ermometer :  Paraffin bad ;  Drei- 
fuss;  Asbestpappe;  Schmelzgefässe  mit  Pb4Sn,  Pb^Sn  und  Zinn;  Thermometer 
(bis  ca.  360^);  Oel;  Stativ  mit  Ring;  Brenner;  Blechgefäsa  mit  Pappdeckel; 
Cbronoskop. 

Einleitung.  Um  die  Vorgänge  bei  dem  Schmelzen  eines  Körpers 
zu  verfolgen,  nehmen  wir  an,  dass  demselben  in  gleichen  Zeiten  gleiche 
Wärmemengen  zugeführt  werden,  etwa  dadurch,  dass  man  ihn  in  einer 
Schale  durch  eine  constant  brennende  Flamme  erwärmt.  Wir  lesen  in 
gleichen  Zeitintervallen  die  Temperatur  ab  und  tragen  die  Zeiten  als 
Abscissen  und  die  zugehörigen  Temperaturen  als  Ordinaten  auf;  die 
Curven  Fig.  90  (a.  f.  S.)  sind  in  dieser  Weise  gezeichnet. 

In  dem  einfachsten  Falle  (I)  (Fig.  90)  geht  die  ganze  Menge  des 
festen  Körpers  bei  einer  bestimmten  Schmelztemperatur  0  =  hB  aus 
dem  festen  in  den  flüssigen  Zustand  über.  Zunächst  tritt  bei  gleicher 
Wärmezufuhr  zu  dem  festen  Körper  auch  eine  gleiche  Temperatur- 
erhöhung desselben  ein,  die  Curve  ist  eine  gerade  ansteigende  Linie  ab; 
bei  der  Schmelztemperatur  &  beginnt  das  Schmelzen ;  dabei  wird  Wärme 
verbraucht,  und  die  Temperatur  bleibt,  bis  Alles  geschmolzen  ist, 
constant:  die  Curve  ist  eine  der  Abscissenaxe  parallele  Linie.  Ist  der 
ganze  Körper  geschmolzen,  so  bewirkt  eine  neue  Wärmezufuhr  auch 
ein  erneutes  Steigen  der  Temperatur  desselben.  Bei  dem  zweiten 
Falle  (II)  beginnt  der  Körper  bei  einer  Temperatur  r^  weich  zu  werden, 
bei  der  Temperatur  (9  tritt  das  Schmelzen  des  grössten  Theiles  ein, 
setzt  sich  aber  noch  ein  wenig  oberhalb  derselben  bis  zu  r2  fort;  je 
kleiner  r^  —  tj  ist,  um  so  mehr  nähert  sich  der  Fall  II  dem  Falle  I. 
Zwischen  r^  und  rg  steigt  das  Thermometer  langsam  und  bleibt 
bei  &  eine  Zeit  lang  stehen,  da  das  Weichwerden  und  Schmelzen  mit 
einem  Wärmeverbrauch  verbunden  ist.  Im  Falle  III  findet  das  Er- 
weichen ganz  allmählich  statt,  die  Temperaturzunahme  ist  während 
einer  längeren  Zeit  verlangsamt,  doch  bleibt  die  Temperatur  nicht 
längere  Zeit  constant.  Im  Falle  lY  tritt  bei  einer  Temperatur  0  ein 
constanter  Schmelzpunkt,  bei  dem  ein  grösserer  Theil  der  Substanz 
flüssig  wird,  bei  einer  zweiten  0^  ein  langsames  Ansteigen,  herrührend 
von  dem  Uebergang  des  Restes  an  fester  Substanz  in  den  flüssigen 
Zustand,  auf. 
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Die  beim  Abkühlen  auftretenden  Processe  sind  gewöhnlich  genau 
dieselben  wie  beim  Erwärmen,  erfolgen  nur  im  entgegengesetzten  Sinne ;  sie 
werden  durch  die  rechten  Hälften  der  Figuren  dargestellt.  Die  Schmelz- 

gQ  punkte      werden     jetzt 

Erstarrungspunkte. 
;  Es   können    aber    Com- 

plicationen  in  Folge  des 

üeberschmelzens 
oder  ünterkühlens 
eintreten  (Fall  V  und  VI). 
Dann  erstarrt  der  Körper 
nicht  bei  derjenigen 
Temperatur  0,  bei  der 
er  schmilzt,  sondern  bei 
einer  niedrigeren  0i ; 
die  beim  Erwärmen  frei 
werdende  Wärmemenge 
erhitzt  ihn  dann,  wenn 
©1  nicht  gar  zu  niedrig 
ist,  bis  zu  0,  sonst  nur 
bis  zu  einer  niedrigeren 
Temperatur  0.j. 

Eine  vollkommene  Un- 
regelmässigkeit tritt  ein, 
wenn  ein  Körper  sich 
bei  seinem  Erhitzen  über 
den  Schmelzpunkt  0  in 
eine  andere  Modification 
mit  höherem  oder  niedri- 
gerem Schmelzpunkt  ©' 
verwandelt  (Fall  Vn). 

Bestimmung  des 
Schmelzpunktes. 

Methode  I.  Man 
beobachtet  denSchmelz- 
-0'  punkt,  die  Temperatur 
desUeberganges  aus  dem 
festen  in  den  flüssigen 
Zustand  direct.. 

Uebung.  1)  Man  saugt  die  Substanz  im  geschmolzenen  Zustande 
in  ein  dünnwandiges  Capillarröhrchen  ein,  das  man  dann  unten  ab- 
schmilzt,   oder    wirft    in    ein    unten    zugeschmolzenes    dünnwandiges 


Vi 


VII 
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Röhrchen  die  gepulferte  Substanz.      Besser  biegt   man  das  Capillar- 
röhrchen  U- förmig  um  und  bringt  die  Substanz  in  die  Biegung. 

2)  Man  befestigt  durch  ein  übergeschoben  es  Ktackcben  Eantschuk- 
ecUaucb  die  Röhrchen  an  einem  Thermoiueter  eo,  dass  sich  die  Substanz 
neben  der  Therm ometerkugel  befindet, 

3)  Man  taucht  das  Ganze  in  ein  Becherglas,  welches  mit  Wasser, 
Oel,  Paraffin  oder  Schwefelsäure  gefüllt  ist,  und  das  man  auf  ein  StatiT 
aaf  Aabestpappe  stellt.  Man  erwärmt  und  bestimmt  unter  fortwShireD- 
dem  Umrühren  die  Temperatur  beim  Schmelzen  imd  Erstarren  der 
Sabstanz;  der  Uebergang  aus  dem  festen  in  den  flüssigen  Zustand  ist 
meiat  an  einer  Veränderung  des  pj„   ^, 

Anseehene     der     Glaswand     er- 
kennbar. 


Man  beobachtet 
■  (0  der  Curve), 


Methode  I 
die  Temperati 

bei  welcher  der  Stand  des  Thermo- 
meters sich  beim  Abkühlen  eine 
Zeit  lang  nicht  ändert. 

Apparat.  In  einem  weiten 
zylindrischen  Gefäss  A,  Fig.  91,  | 
am  besten  aus  Metall,  wird  die  zu 
untersuchende  Substanz  geschm  ol- 
zen;  das  Gef&ssA  wird  von  zwei 
Drähten  a  und  b  getragen.  In  der 
Aie  von  Ä  ist  durch  Draht«  «  und 
ß  «in  engeres,  unten  geschlossenes 
nnd  mit  einer  hochsiedenden 
Flüssigkeit,  z.  B.  Oel,  gefülltes 
Kohr  B  eingehängt,  resp.  an  ä 
das  Thermometer  t  eingesenkt.  Das 
gerade  das  Thermometer  aufnimmt,  dessen  Kugel  es  vor  dem  Zerdrücken 
beim  Erstarren  der  geschmolzenen  Substanz  schützt.  Nach  dem  Schmelzen 
hängt  mau  das  Gefäss  A  mittelst  a  und  b  in  ein  grösseres  Metallgefass, 
das  man  eventuell  in  ein  Gefftss  mit  Wasser  einsetzt. 

Uebung  1.      1)  Man  bringt  in  das  Gefäss  Zinn. 

2)  Man  erhitzt  bis  auf  ca.  260^ 

3)  Man  lässt  abkühlen  und  bestimmt  zu  den  Zeiten  s  von  '/i  Minute 
zu  '/a  Minute  resp.  Minute  zu  Minute  die  Temperatur  (  und  bildet  die 
Differenzen  ,J  zwischen  je  zwei  nach  einander  beobachteten  Tempera- 
turen.    Die  Temperatur  bleibt  bei  ca.  230"  längere  Zeit  constant. 


Gefäss  angebunden;  in  B  ist 
tre  Rohr  ist  ao  weit,  dass  es 


Uebung  2.  Man  bringt  in  ein  entsprechendes  Gefäss  ei 
PbjSn  (7  Thle.  Pb  und  1  Thl.  Sn),  erhitzt  auf  etwa  320»  i 
wie  eben. 


.egiru 
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Beispiel: 
^  =     (/         1'         2'         3'         4'         5'         6'         7'         8'         O'        10'       ll' 
*  =  314,0  301,0  290,0  2^0  275,5  269,0  261,0  252,2  242,0  231,5  221,0  210,0 
i/=         13,0      11,0      8,0       6,5       6,5       8,0       8,8      10,2     10,5     10,5     11,0     10,0 

z  =    12'         13'         14'       14^/2'        15'       151/2'       16'      16y2'      17'        18'        19' 
i  =200,0     190,0     181,5     178,2     177,9     175,0     171,5    167,0    163,0    156,0    148,5 
ä—  10,0       8,5        (3,3)       (0,3)      (2,9)      (3,5)      (4,5)      (4,0)      7,0        7,5 

Bie  Temperatur  fallt  zuerst  von  314  bis  282®  schnell,  dann  bis  269^ 
langsam,  dann  wieder  schneller,  bis  bei  178®  ein  fast  vollkommener  Stillstand 
eintritt,  dann  folgt  ein  schnelleres  Fallen.  Die  Temperator  von  ca.  282  bis 
269®  entspricht  der  Stelle  Oj ,  Fig.  90  IV,  die  Temperatur  178®  der  Stelle  0. 

TJebung  3.  Mit  einem  Gemisch  PbiSn  wird  derselbe  Versuch 
angestellt.     Der  Stillstand  ist  bei  178®  weit  ausgesprochener. 

Allgemeines. 

Legirungen  und  Gemische  von  Salzen,  von  Fetten  etc.  haben 
Schmelzpunkte,  die  niedriger  liegen,  als  diejenigen  der  Componenten,  Pb 
schmilzt  bei  322®,  Sn  bei  230®,  PbgSn  bei  178®  u.  s.  w.  Schon  kleine 
Zusätze  eines  Metalles  zu  einem  anderen  erniedrigen  den  Schmelzpunkt 
desselben;  man  hat  es  mit  ganz  analogen  Erscheinungen  wie  bei  den 
Gefrierpunktsemiedrigungen  zu  thun  (S.  164).  Die  bei  Pb4Sn  beob- 
achteten zwei  Schmelzpunkte  und  die  analogen  Erscheinungen  bei  Ge- 
mischen von  Fetten,  Salzen  etc.  (so  bei  NaNOg  und  KNO3)  lassen  sich 
im  Wesentlichen  folgendermaassen  erklären.  Kühlt  sich  ein  solches 
Gemisch  von  einer  so  hohen  Temperatur  ab,  dass  bei  ihr  die  gesammte 
Substanz  flüssig  ist,  so  geht  die  Abkühlung  durch  Strahlung  schnell 
vor  sich;  ist  die  Temperatur  so  weit  gesunken,  dass  eine  Ausscheidung 
der  einen  der  beiden  Substanzen,  die  man  als  gelöst  in  der  anderen  B 
ansehen  kann,  erfolgt,  so  wird  durch  die  dabei  frei  werdende  Wärme 
die  Abkühlung  verzögert,  und  zwar  um  so  mehr,  je  grösser  die  inner- 
halb eines  gleichen  Temperaturintervalles  sich  abscheidenden  Mengen 
sind;  diese  nehmen  aber  mit  abnehmender  Temperatur  ab,  die  Ab- 
kühlung wird  also  erst  stark,  dann  langsam  verzögert.  Bei  weiterer 
Abkühlung  wird  eine  Temperatur  0  erreicht,  bei  der  auch  die  Substanz 
J?,'die  man  als  in  A  gelöst  betrachten  kann,  sich  auszuscheiden  beginnt. 
Bei  dieser  Temperatur  befinden  sich  A  und  3  im  Zustande  gegen- 
seitiger Sättigung  und  scheiden  sich  gleichzeitig  so  aus,  dass  dieser 
Zustand  beständig  bewahrt  bleibt.  Der  sogenannte  zweite  Schmelz- 
punkt 01  der  Legirungen  ist  also  kein  wirklicher  Schmelzpunkt,  sondern 
entspricht  dem  Beginn  der  Ausscheidung  des  einen  Metalles. 


IV.    Dampfdrücke  und  Siedepunkte. 

1.    Unterschied  zwischen  Dampfund  Gas. 

Gebraucht  wird:  Quecksilberkasten;  Stativ  mit  verschiebbarem 
Zeiger  z\  Unterlegkork;  Quecksilberröhre  mit  Napf;  Quecksilber;  Barometer- 
röhre mitScala;  kleiner  Trichter;  Stativ  mit  einer  Gabel  und  zwei  Klemmen; 
Thermometer;  Aether;  unten  umgebogene  Pipette;  Fliesspapier. 

Einleitung.  Dampf  ist  ein  Gas  nahe  am  Condensationspunkte, 
68  verflüssigt  sich  schon  hei  massigen  Druckerhöhungen  bezw.  Tempe- 
raturerniedrigungen. Spannkraft  eines  Dampfes  oder  hesser  Dampf- 
druck ist  der  Druck,  den  der  Dampf  auf  die  Wände  des  ihn  ein- 
schliessenden  Gefasses  ausübt  (er  wird  gemessen  durch  die  Depression 
einer  Quecksilbersäule,  wenn  sich  der  Dampf  in  der  Torricelli' sehen 
Leere  über  derselben  befindet). 

TJebung.  1)  Man  füllt  ein  etwa  273cm  weites,  80cm  langes, 
unten  geschlossenes  Rohr,  welches  sich  oben  erweitert,  mit  Quecksilber. 
Das  Rohr  wird  in  verticaler  Lage  befestigt.  Die  Erweiterung  {E)  dient 
als  Quecksilberwanne;  über  derselben  ist  ein  Zeiger  in  verticaler  Rich- 
tung beweglich. 

2)  Man  füllt  ein  Barometerrohr  mit  Theilung  mit  Quecksilber, 
entfernt  die  an  den  Wänden  adhärirenden  kleinen  Luftblasen  dadurch, 
dass  man  sie  in  das  Torricelli 'sehe  Vacuum  treibt  (S.  96). 

3)  Man  kehrt  das  Rohr  in  der  Erweiterung  E  unter  Quecksilber 
um  und  liest  den  Stand  des  so  erhaltenen  Barometers  h  ab. 

4)  Man  lässt  eine  Luftblase  in  das  Rohr  treten,  klemmt  es  im 
Stativ  ein  und  liest  den  Stand  wieder  ab;  er  sei  V, 

5)  Man  stellt  den  verschiebbaren  Zeiger  Z  auf  die  Kuppe  der 
Quecksilbersäule  bei  einer  bestimmten  Stellung  des  Barometerrohres  ein 
und  hebt  und  senkt  dasselbe;  das  Niveau  steigt  und  fallt.  Bei  Ver- 
grösserung  des  Raumes  über  dem  Quecksilber,  welcher  von  der  Luft 
erfüllt  ist,  wird  der  Druck  der  abgeschlossenen  Luft  (gemessen  durch 
die  Depression  zf  =  h  —  h')  geringer,  bei  Verkleinerung  wächst  er, 
und  zwar  nach  dem  Boyle-(Mariotte)'schen  Gesetz  (s.  0.  S.  78). 

6)  Man  misst  das  Volumen  V  über  der  Quecksüberkuppe  und  den 
Druck  ^  (Barometerstand  weniger  jeweilige  Höhe  der  Quecksilber- 
säule). 
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Beispiel: 
F  =  28     24     20     16     12     8     4  ^  =  2     2V2     3     4     5     8     16  cm 

VJ  =  56         60         60         64         60         64         64 
also  nahezu:  V  X  ^  =  Const, 

Dadurch  ist  das  Boyle-Mariotte'sche  Gesetz  angenähert  bestätigt. 

7)  Man  füllt  das  Barometer ,  aufs  Neue  und  bringt  mittelst  einer 
unten  umgebogenen  Pipette  in  das  zunächst  schräg  gestellte  Rohr  etwas 
Aether,  indem  man  in  die  obere  Oeffiiung  der  Pipette  hineinbläst,  ohne 
Luftblasen  mitzureissen,  dann  stellt  man  das  Rohr  yertical. 

8)  Man  misst  die  Quecksilberhöhe  d",  die  Depression  ist  dann 
Ä  =  5  —  V\  Ueber  der  Quecksüberkuppe  befindet  sich  eine  kleine 
Flüssigkeitssäule,  deren  Gewicht  zu  vernachlässigen  ist.  Die  Depression 
rührt  also  allein  von  dem  Drucke  des  Dampfes  her:  der  Druck  des 
Aetherdampfes  bei  der  Zimmertemperatur  ist  Ä  =  b  —  5"  mm. 

9)  Man  stellt  den  Zeiger  auf  die  Kuppe  der  Quecksilbersäule  bei 
einer  bestimmten  Stellung  des  Barometerrohres  ein  und  hebt  und  senkt 
das  Rohr  in  verticaler  Richtung ;  das  Niveau  bleibt  sehr  nahe  (wenn  man 
die  Volumen vergrösserung  nicht  zu  weit  treibt)  constant,  so  lange  noch 
flüssiger  Aether  im  Rohre  vorhanden  ist:  Es  entwickeln  sich  immer  neue 
Dämpfe.  Bei  der  Volumenverminderung  verdichtet  sich  wieder  eine 
entsprechende  Menge  Dampf  zu  Flüssigkeit. 

Der  Aetherdampf  befindet  sich  im  Maximum  seines  Dampf- 
druckes (seiner  Spannkraft),  das  Maximum  ist  unabhängig  von  der 
Menge  der  vorhandenen  Flüssigkeit;  die  gefundene  Depression  misst 
den  maximalen  Dampfdruck  (die  maximale  Spannkraft). 

10)  Man  erwärmt  den  Aether  durch  Anlegen  der  Hand«  Der 
Dampfdruck  steigt  sehr  bedeutend. 

Beispiel:  5  =  730;  6"  =  370.     «f  =  360  bei  t  =  15». 

Allgemeines. 

Dämpfe,  welche  das  von  der  Temperatur  abhängige  Maximum  des 
Dampfdruckes  erreicht  haben,  nennt  man  gesättigte  Dämpfe,  da  bei 
jeder  noch  so  kleinen  Temperaturemiedrigung  oder  Druckerhöhung 
eine  Verdichtung  eines  Theiles  derselben  eintritt. 

Ist  bei  Vergrösserung  des  von  dem  Dampf  erfüllten  Raumes  der- 
selbe so  gross  geworden,  dass  alle  Flüssigkeit  verdampft  ist,  so  folgen 
die  Dämpfe  bei  weiterer  Volumenvermehrung  sehr  nahe  demGresetz  von 
Boyle-Mariotte.    Man  nennt  die  Dämpfe  dann  überhitzte  Dämpfe. 

Die  Beziehungen  zwischen  Druck  und  Volumen  eines  Gases, 
Dampfes  und  einer  Flüssigkeit  veranschaulicht  die  graphische  Dar- 
stellung (Fig.  92),  bei  der  als  Abscissen  die  Volumina,  als  Ordinaten 
die  Drucke  gewählt  sind.  Verringert  man  bei  einer  constanten,  nicht 
zu  hohen  Temperatur  t^  das  Volumen,  ausgehend  von  einem  grossen, 
nur  von  Dampf  erfüllten  Volumen,  so  nimmt  zunächst  für  kleine  Volumen- 
änderungen der  Druck  langsam  zu.     Bei  einem  bestimmten  Volumen 
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t;/  und  einem  bestimmten  Druck  beginnt  der  Dampf  sich  zu  conden- 
siren.  Bis  aller  Dampf  in  den  flüssigen  Zustand  übergegangen  ist, 
ändert  sich  der  Druck  nicht;  dann,  im  flüssigen  Zustande,  entsprechen 
kleinen  Volumenänderungen  grosse  Druckänderungen.  Je  höher  die 
Temperatur  ist,  um  so  höher  ist  der  Druck,  bei  dem  die  Condensation 
beginnt,  um  so  kleiner  ist  das  Volumen  des  Dampfes  in  dem  Momente,  in 
dem  eine  Condensation  beginnt,  um  so  grösser  ist  das  Volumen  der  Flüssig- 
keit in  dem  Momente,  in  dem  aller  Dampf  condensirt  ist,  um  so  kleiner 
sind  also  die  Unterschiede  (f/  —  t'i"),  (t'2'  —  v^')  u.  s.  w.  der  Volumina 

Fig.  92. 


Volumen 

(i'/  und  V2)  des  Dampfes  unmittelbar  vor  dem  Beginn  der  Condensation 
und  der  Flüssigkeit  (fj"  und  172")  unmittelbar  nach  Vollendung  derselben; 
ein  Unterschied,  durch  den  der  Dampfzustand  von  dem  Flüssigkeits- 
zustande unterschieden  ist.  Bei  einer  bestimmten  Temperatur  T,  der 
sogenannten  kritischen  Temperatur,  wird  dieser  Unterschied  gleich 
Null,  der  Dampf  geht  continuirlich  in  die  Flüssigkeit  über,  beide  sind 
nicht  von  einander  zu  unterscheiden.  Das  Volumen,  bei  dem  bei  einer 
um  unendlich  wenig  niedrigeren  Temperatur  die  Condensation  eintritt, 
heisst'das  kritische  Volumen,  und  der  entsprechende  Druck,  bei 
dem  dies  stattfindet,  der  kritische  Druck. 

Curven,  welche  die  Beziehung  zwischen  Druck  und  Volumen  bei 
constanter  Temperatur  darstellen,  wie  die  in  Fig.  92  gezeichneten, 
heissen  Isothermen. 


2.    Bestimmung  der  Dampfdrucke. 

Gebraucht  wird:  Barometerröhre  mit  Glasmantel;  Queckflilber; 
Thermometer ;  unten  umgebogene  Pipette ;  Aether ;  Kathetometer ;  Baro- 
meter; Topf  mit  warmem  Wasser. 
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Princip.  Man  bringt  in  das  Torricelli'sche  Vacuum  einer 
Barometerröhre  A  die  Flüssigkeit,  deren  Dampfdruck  bestimmt  werden 
soll ,  erhitzt  dieselbe  sammt  der  in  dem  Rohre  enthaltenen  Quecksilber- 
säule auf  t^  und  bestimmt  die  Höhe  h  der  Quecksilbersäule.  Dann  ist 
der  Dampfdruck  8  gleich  dem  auf  0^  reducirten  Barometerstand  b, 
vermindert  um  die  auf  0^  reducirte Quecksilbersäule 7i ;  ist  H  =^  h.d/da 
(dQ  resp.  d  die  Dichten  des  Quecksilbers  für  0^  resp.  t^)   die  reducirte 

Säule,  so  ist:  ^        i.         rr 

0  =  0  —  xz. 

Apparat:  Ein  mit  Quecksilber  gefälltes  Barometerrohr  A  wird 
in  einer  Quecksilberwanne  umgekehrt,  über  dasselbe  ein  cylindrisches 
Glasrohr  B  als  Mantel  geschoben,  das  an  seinem  unteren  Ende  durch 
einen  doppelt  durchbohrten  Kork  verschlossen  ist.  Durch  die  eine 
Durchbohrung  geht  das  Rohr  Ä,  durch  die  andere  ein  U- förmig  um- 
gebogenes Glasrohr  a,  dessen  einer  Schenkel  bündig  mit  dem  Kork 
abschneidet,  dessen  anderes  Ende  höher  liegt,  als  das  obere  Ende  des 
Rohres  B ;  an  dem  letzteren  trägt  es  einen  Trichter  c.  Das  obere  Ende 
von  B  ist  ebenfalls  mit  einem  doppelt  durchbohrten  Kork  versehen; 
durch  die  eine  Durchbohrung  geht  ein  aussen  nach  unten  umgebogenes 
Glasrohr  /3,  durch  die  andere  ein  Glasrohr,  das  als  Führung  für  einen 
Rührer  dient.  Giesst  ms^n  durch  den  Trichter  c  Wasser,  so  füllt  sich 
das  Rohr  J5,  der  Ueberschuss  fliesst  durch  ß  ab.  Das  Mantelrohr  ist 
mit  Wasser  gefüllt,  in  dem  ein  Thermometer  hängt.  Neben  dem  Appa- 
rate wird  die  S.  95  beschriebene  Vorrichtung  zur  Messung  der  Queck- 
silbersäulen aufgehängt,  oder  in  passender  Entfernung  ein  Kathetometer 
aufgestellt. 

Uebung.  1)  Man  füllt  das  Rohr  B  mit  kaltem  Wasser  und  liest 
die  Höhe  der  Quecksilbersäule  h  in  Ä  und  die  Temperatur  des  Wassers 
im  Mantel  B  ab. 

2)  Man  bringt  wie  bei  7)  auf  S.  152  etwas  Aether  in  das  Vacuum 
und  liest  nach  längerem  Rühren  die  Höhe  h^  der  Quecksilbersäule  und 
die  Temperatur  des  Wassers  ti  ab. 

3)  Man  giesst  durch  das  Rohr  a  so  viel  warmes  Wasser  ein,  dass 
das  Thermometer  um  etwa  5®  steigt,  und  bestimmt  die  Höhe  der 
Quecksilbersäule  ^2  ^^^  ^^  Temperatur  ^2- 

4)  Man  verfährt  wie  bei  3),  indem  man  die  Temperatur  um  etwa 
50  steigen  lässt. 

5)  Man  reducirt  h,  hi  und  7*2  auf  0°. 

6)  Man  berechnet  die  Dampfdrucke  d^  =hi  —  h,  S.2  •=  h^  —  h  etc. 
und  stellt  a)  die  zusammengehörigen  Temperaturen  und  Dampfdrucke 
in  einer  Tabelle  zusammen;  b)  zeichnet  eine  Curve  mit  den  Tempera- 
turen als  Abscissen,  den  Dampfdrucken  8  als  Ordinaten.  Sie  zeigt, 
dass  mit  steigender  Temperatur  die  Dampf  drucke  sehr  viel  schneller  als 
die  Temperaturen  wachsen.  Zum  Vergleiche  der  erhaltenen  Zahlen  dient 
die  folgende  Tabelle. 


Beispiel:  Dampfdrocke  <f  des  gee&ttigten  Aetherdampfes: 


3.    Bestimmung  des  Siedepunktes. 

Gebraucht  wirdi  Ftactionirkolben  (Fig.  93)  mit  Tbermometer  und 
Vorlage,  Stativ  mit  Brenner ;  Aethyl-,  Ainjlalkoliol. 

Princip.  Sobald  der  Dampfdruck  einer  Flüssigkeit,  die  sich  in 
einem  von  unten  erw&rmten  Gefösse  befindet,  durch  Erwärmung  ao  gross 
geworden  ist,  daas  er  den  äuBSeren  Druck,  plus  dem  Druck  der  auf 
dem  Boden  des  Erhitzungsgei^sses  lastenden  Flüssigkeitssäule  (welch 
letzterer    indessen    relativ    klein    ist)    an  jjg,  93. 

überwinden  vermag,  so  tritt  an  dem 
Boden  eine  Dam pf ent wickeln ng,  ein  Sieden 
ein.  Die  Temperatur,  bei  der  dies  statt- 
findet, beisst  der  Siedepunkt;  er  ist  gleicb 
der  Temperatur,  welche  die  nüsBigkeit 
bat ,  die  sich  aus  den  Dämpfen  durch 
Condensation  bildet.  Befindet  sieb  eine 
Flüssigkeit  in  einem  sorgfältig  gereinigten 
GefasBe,  und  ist  sie  durch  vorheriges  Aus- 
kochen luftfrei  gemacht,  so  lässt  sie  sich 
über  ihren  Siedepunkt,  ohne  dass  sie  siedet, 
eriiitzen,  sie  lässt  sich  überhitzen;  ein 
in    dieselbe    eingetauchtes    Tbermometer 

zeigt  also  eine  höhere  Temperatur,  als  den  normalen  Siedepunkt  an; 
dagegen  ist  die  Temperatur  der  sich  conden sirenden  Dämpfe  genau 
gleich  dem  Siedepunkt. 

Die  Siedepunkte  sind  vom  Druck  abhängig.  Die  Siedepunkte  des 
Wassers  für  verschiedene  Drucke  giebt  die  Tabelle  12. 

Apparat.  Zur  Bestimmung  des  Siedepunktes  bei  dem  herrschen- 
den Barometerstände  dient  der  Apparat  Fig.  93.  An  den  Hals  B 
eines  kleinen  Kolbens  A,  in  den  das  Thermometer  eingesetzt  ist,  ist 
ein  seitliches  Uohr  C  schräg  nach  unten  angesetzt.  lieber  C  schiebt 
man  zum  Auffangen  der  aus  den  Dämpfen  sich  conden  sirenden  Flüssig- 
keit einen  Kolben,  und  zwar  bei  hochsiedenden  Flüssigkeiten  direct,  bei 
niedrigsiedenden  unter  Zwischenschaltung  eines  Kühlers. 

Uebnng.  1)  Man  bringt  die  Flüssigkeit  in  den  Kolben  und  wirft 
ein  paar  Platinschnitzel  oder  gut  gereinigte  Tarirgranaten  oder  Glas- 
perlen hinein,  um  das  Sieden  regelmässiger  zu  machen. 

2)  Man  erhitzt,  bis  das  Thermometer  in  den  Dämpfen  eine  con- 
stante  Temperatur  T  zeigt. 
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3)  Man  liest  den  Barometerstand  ab.  Dann  ist  T  der  Siedepunkt 
beim  Barometerstande  h. 

DieUebung  wird  ausgeführt  für  Wasser,  Aethyl-  und  AmylalkohoL 

Allgemeines. 

1.  Schmelzpunkt  und  Siedepunkt  sind  für  reine  Substanzen 
besonders  charakteristische  Grössen. 

2.  Die  Schmelzpunkte  und  Siedepunkte  der  Elemente  stehen  in 
naher  Beziehung  zu  deren  Stellung  im  periodischen  System  (S.  73). 
Die  auf  ansteigenden  Theilen  der  Curve  liegenden  Elemente  sind  leicht- 
flüssig und  flüchtig,  die  auf  absteigenden  Theilen  gelegenen  streng- 
flüssig und  schwerflüchtig. 

3.  Die  Siedepunkte  SP.  des  Aethyl-  und  Amylalkohols  ergeben 
sich  bei  l  =  760  mm  für  CaHgOiSP.  =  78,5,  CäHioOrSP.  =  130. 
Bei  einem  Ersatz  von  H  durch  CH3  wächst  bei  primären  Alkoholen 
der  Siedepunkt  um  etwa  19^  Derselbe  Satz  gut  sehr  angenähert  für 
die  Fettsäuren.  Doch  ist  er  nicht  allgemein  gültig,  ja  in  einzelnen 
Fällen  ruft  sogar  der  Eintritt  von  CH3  statt  H  eine  Siedepunkts- 
emiedrigung  hervor,  so  bei  C3H4(OH)2 : SP.  =  197,  C,H3(CH3)(0H)a: 
SP.  =  188,  CaH2(CH3)2(OH)2:SP.  =  183. 

Für  die  verschiedenen  Gruppen  organischer  Verbindungen  und  far 
die  verschiedenen  Arten  der  Substitution  ist  eine  grosse  Anzahl  von 
Regelmässigkeiten  gefunden  worden,  welche  sich  aber  noch  nicht  zu 
einheitlichen  Gesetzen  zusammenfassen  lassen. 


V.    Hygrometrie. 

Gebraucht  wird:  Aspirator,  oben  und  unten  mit  Hahn  versehen,  von 
circa  15  Liter  Inhalt;  zwei  Chlorcalciumröhren  von  1  bis  2  cm  Weite  und 
circa  20cm  Länge;  Yerbindungsschläuche ;  feine  Waage  mit  Gewichtssatz; 
Daniell's  Hygrometer  mit  Aether;  Böbereiner-Begnault^s  Hygrometer 
mit  Schlauchverbindungen  zum  Aspirator  (event.  einem  zweiten  Aspirator); 
August' 8  (Differential-)  Psychrometer;  Saussure's  Haarhygrometer  mit 
Stativ ;  Glasfenster  von  40  X  60  cm  in  einem  Holzrahmen  mit  Füssen ;  Ab* 
flussgefässe  für  die  Aspiratoren. 

Einleitung. 

Den  Grad  der  Luftfeuchtigkeit  bei  einer  Temperatur  t  misst: 
1.  Die  wahre  Feuchtigkeitsmenge,  d.  h.  das  in  einem  Cubikmeter 
Luft  enthaltene  Gewicht  g  Wasserdampf  in  Grammen;  2.  der  Dampf- 
druck d  des  vorhandenen  Wasserdampfes  in  Millimetern  Quecksilber; 
3.  der  relative  Feuchtigkeitsgehalt/,  d.  h.  das  procentische  Ver- 
hältniss  g/G  der  wirklich  vorhandenen  Dampfmenge  g  zu  derjenigen  G, 
welche  die  Luft,  wenn  der  Dampf  in  ihr  für  sich  gesättigt  wäre,  bei 
der  Temperatur  t  enthalten  könnte,  resp.  durch  das  procentische  Ver- 
hältniss  des  wirklichen  Dampfdruckes  ö  zu  dem  maximalen  Dampf- 
drucke ^  bei  der  Temperatur  t-,  es  ist  also 

f=g/a.  100     oder    /  =  d/^ .  100; 

die  Grössen  G  und  ^  für  die  Temperatur  ^  giebt  die  Tabelle  13. 

Thaupunkt  r  heisst  die  Temperatur,  bei  der  der  Dampf  in  der 
Luft  bei  dem  vorhandenen  Dampfgehalte  von  g  Grammen  für  sich  voll- 
kommen gesättigt  wäre,  sich  also  bei  einer  beliebig  kleinen  Tempe- 
raturemiedrigung  aus  ihr  in  flüssiger  Form  abscheiden  würde;  man 
findet  r  aus  der  Tabelle  bei  gegebenem  g  oder  S, 

1.  Bestimmung  der  Luftfeuchtigkeit  durch  Wägung. 

TJebung.  1)  Man  wägt  ein  mit  wasserfreiem,  porösem  Chlor- 
calcium  gefülltes  Rohr  «;  Gewicht  Pj. 

2)  Man  verbindet  einen  mit  Wasser  gefüllten  Aspirator  von  be- 
kanntem Inhalte  (F  Liter)  mit  einem  Chlorcalciumrohr  ß,  welches  man 
mit  dem  Rohre  a  verbindet;  das  Rohr  ß  hält  die  Feuchtigkeit  des 
Aflpirators  von  oc  ab. 
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3)  Man  liest  die  Lufttemperatur  ti  ab  und  lässt  das  Wasser  lang- 
sam (ca.  10  Liter  in  der  Stunde)  aus  dem  Aspirator  ausfliessen. 

4)  Man  wägt  das  Rohr  a  wieder:  Gewicht  P2?  ^^^  ^est  die  Luft- 
temperatur ^2  ^^« 

Die  im  Cubikmeter  =  1000  Liter  enthaltene  Wasserdampfmenge 
ist  dann  für  die  mittlere  Temperatur  t  =  V2  (^1  +  ^2) 

g=(P^  —  Pi)  .  lOOO/F. 

Bei*8piel:  Pj  =  35,974,  Pg  =  36,100  gr,  F  =  13  Liter,  also:  ^=0,126 
.  1000/13  =  9,7  gr.  Aus  der  Tabelle  13  ergiebt  sich:  t  =  10,5<^  und  <f  =  9,5  mm. 
Es  war  ^1  =  17,8,  ^2  =  19,25,  t  =  18,5®,  also  die  entsprechende  Maximalspan- 
nuDg  J  =  15,9mm.  Die  relative  Feuchtigkeit/  beträgt  demnach:  9,5/15,9 
.  100  =  59,8  Proc. 

Bemerkung.  Die  Zahlen  sind  Mittel werthe  für  die  Feuchtigkeit 
während  der  Versuchsdauer.  Um  die  Luftfeuchtigkeit  in  einem  ge- 
gebenen Augenblick  zu  bestimmen,  muss  man  sich  einer  der  folgenden 
Methoden  bedienen.  Da  der  Wassergehalt  der  Luft  sich  fortwährend 
ändert,  so  sind  auch  die  hier  erhaltenen  Zahlen  nicht  mit  den  im  Fol- 
genden ermittelten  Werthen  direct  vergleichbar,  selbst  wenn  die 
Feuchtigkeitsbestimmungeh  nach  beiden  Methoden  zu  gleicher  Zeit 
angestellt  werden. 

2.    Thaupunkt-Hygrometer. 

Princip.  Wir  bestimmen  den  Feuchtigkeitsgehalt  der  Luft  in 
einem  bestimmten  Zeitpunkte  dadurch,  dass  wir  die  Temperatur  der 
Luft  ermitteln,  bei  welcher  die  vorhandene  Dampfmenge  eben  hinreicht, 
die  Luft  zu  sättigen;  bei  ihr  schlägt  sich  der  Wasserdampf  in  flüssiger 
Form  an  allen  denjenigen  Stellen  nieder,  an  denen  die  Temperatur  um 
einen  geringen  Betrag  unter  diesen  Punkt  (Thaupunkt)  sinkt. 

a)    Daniell's  Hygrometer. 

Apparat.  Das  Daniell'sche  Hygrometer  besteht  aus  zwei  durch 
das  weite,  zweimal  rechtwinklig  umgebogene  Glasrohr  B  C  (Fig.  94) 
verbundenen  Glaskugeln  A  und  D,  von  denen  A  zur  Hälfte  mit  Aether 
gefüllt  ist.  Aus  dem  Apparate  ist  die  Luft  entfernt,  so  dass  er  ausser 
dem  flüssigen  Aether  nur  Aetherdämpfe  von  einem  Dampfdruck  ent- 
hält, der  der  augenblicklichen  Temperatur  t  entspricht.  Die  Tempe- 
ratur liest  man  an  dem  Thermometer  an  der  Säule  ab.  Das  in  ^  ^ 
befindliche  Thermometer  giebt  die  Temperatur  des  Aethers  in  A,  und, 
da  die  Glaswand  von  A  dünn  ist,  auch  die  Temperatur  der  Kugel  A 
selbst  an.  A  ist  aussen  zum  Theil  mit  einer  dünnen,  spiegelnden 
Goldschicht  umkleidet,  D  ist  mit  feiner  Leinwand  umwickelt.  Um  das 
Instrument  nicht  durch  die  Feuchtigkeit  des  Athmens  zu  beeinflussen, 
wird  dasselbe  durch  eine  Glasscheibe  hindurch  abgelesen. 


Danieiracbes  Hygrometer 
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Uebung.      1)  Med  lieet  die  Temperatur  der  Luft  t  ab. 

2)  Man  tröpfelt  auf  D  Aether,  dann  kühlt  sich  bei  der  Verdunstung 
desselben  die  Eugel  J)  und  damit  die  in  ihr  enthaltenen  Äetherdämpfe 
ab,  ■welche  sich  zum  Theil  condensiren.  In  dae  dadurch  entstehende 
partielle  Tacuum  destillirt  aus  A  nach  D  Aether  ').  Dabei  wird  Wärme 
verbraucht,  die  der  Kugel  A  entzogen  wird.     Diese  kOhlt  sich  ab. 

3)  Man  verfolgt  an  dem  in  A  eintauchenden  Thermometer  das 
Sinken  der  Temperatur  und  bestimmt  die  Temperatur  c,  bei  welcher 
sich  auf  der  blanken  Goldfläche  ein  leichter  Hauch  zeigt. 


Pig.  04. 


4)  Man  controlirt  diese  Ablesung 
dadurch,  dass  man  bei  dem  nach  einiger 
Zeit  eintretenden  Steigen  der  Temperatur 
in  A  die  Temperatur  ermittelt,  bei  welcher 
der  Beschlag  wieder  Terschwindet. 

Der  Versuch  wird  mehrmals  auf- 
steigend und  absteigend  wiederholt  und 
dnrch  passendes  Kegeln  des  Befeuchtens 
TOQ  D  die  Unterkühlung  unter  den  Thau- 
punkt  von  A  vor  dem  Wiedererwärmen 
möglicbst  klein  gemacht. 

5)  Aus  der  Tabelle  13  sucht  mau 
zu  r  die  Werthe  von  g  oder  S. 

Bemerkung.      Die  erhaltene  Luft- 
feuchtigkeitsmenge g  bezieht  sich  nicht  auf 
Luft  von  (",  sondern  von  t*     Da  die  Luft 
beim  Abkühlen  von  t"  bis  zum  Thanpunkt  r 
ihr  Volumen    verringert, 
gebracht  werden.     Die  ir 
g.{273  -\-  r);(273  +  ()■ 
+  r)/(273  +  0- 

Beispiel:  Bei  einer  Lufttemperatur  von  t  i;^  18,2"  beschlug  die  ab- 
gekühlte Kugel  A,  als  ihr  Thermometer  12, l'^  zeigte.  Der  Thaupunkt  t  Ut 
also  =  12,1,  der  DampfdrucV  rf  ^^  10.5mia,  tier  Gehalt  aa  Waeserdampf 
g  —  10,7  gr  im  Cubibmeter,  Der  Factor  (273  -|-  12,0/(273  -f  18,2)  —  0,y85 
ist  indeHB  so  natie  gleich  1 ,  dass  er  keine  Äenderung  von  g.  in  den  hier  ge- 
zogenen Genauigkeitsgrenzeu  bedingt.  Luft  von  18,2*^  könnte  Wasser  in 
Dampfform  gerade  noch  enthalten,  wenn  der  Dampfdruck  J  =  lä,4miii  ist, 
demnach    war    die    relative    Feachti^keit    im    Momente     der    Beobachtung 


taprechende  Correction  an- 
1  cbm  Luft  von  (*  enthaltene  Dampfmenge  ist 
Ebenso  ist  die  relative  Feuchtigkeit /.  (273 


10,5/15,4 


100  i=  68,3  Proc.  der  marimaleo. 


b)    Dobereiner-Regnault'a  Hygrometer. 

Apparat.     Das  mit  dem  unteren  Ende  in  eine  versilberte  Metall- 
kappe eingekittete  Reagenzglas  a  wird  mit  Aetber  etwa  so  weit,  wie  es 


')  Hat  sich  nach  längerem  Gebrauch   in  D   eine  grössere  Menge  Aetber 
gesammelt,  so  bringt  man  ihn  durch  Neigen  des  Instrumentes  nach  A  zurück. 
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Dbbei 


r'Begnaalt'sehea  Hygrometer. 


die  Fig.  95  zeigt,  gefüllt  nnd  derselbe  dadurch  verdampft  und  abgeknUt, 
dasB  mittelst  eines  mit  dem  Kautschuk  schlauch  h  verbundenen  Aspi- 
rators  Luft  hindurchge saugt  wird  (Fig.  95),  In  den  Aether  in  a  taucht 
das  Thermometer  c  ein,  das  in  b  befestigte  Thermometer  d  misst  die 
Lufttemperatur  (,  b  ist  wie  a  mit  einer  versilberten  Kappe  versehen; 
Fig.  »5.  Fig.  96. 


Q  _ 


die    sichere  Erkennung    dee  Beginnes    des  Niederechlagea   auf  a  wird 
durch  den  Vergleich  erleichtert. 

Uebiing,  1)  Man  lasst  das  Wasser  aus  dem  Aspirator  auafliessen, 
verfolgt  das  Sinken  der  Temperatur  in  a  und  beobachtet  diejenige 
Temperatur  r,  bei  der  der  Beschlag  eben  zu  sehen  ist, 

2)  Durch  geeignetes  Regeln  des  'WasaerausfluBsee  aua  dem  Aspi- 
rator  erhält  man  die  Temperatur  des  Gefässes  a  dauernd  auf  dem 
Thaupunkte. 

3)  Man  liest  die  Temperatur  t  in  a  ab,  bei  der  ein  ganz  leichter 
Hauch  auf  der  polirten  Silberfläche  entsteht,  der  bei  einer  geringen 
Temperatursteigerung  sofort  wieder  verschwindet. 

Alles  andere  wie  unter  2). 


/  = 


11,4/16,7.100  = 


■sg«-;  I 


Psychrometer  nach  August. 
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3.    Das  (Differential-)  Psychrometer  nach  August. 

Princip.  Je  schneller  die  Verdunstung  eines  henetzten  Thermo- 
meters stattfindet,  um  so  stärker  kühlt  es  sich  ah.  Die  Schnelligkeit 
der  Verdunstung  ist  um  so  grösser,  je  trockener  die  Luft,  d.  h.  je  ge- 
ringer ihr  Gehalt  g  an  Wasserdampf  ist.  Es  hesteht  also  ein  Zusammen- 
hang zwischen  Verdunst ungs Schnelligkeit  und  damit  auch  der  Ahkühlung 
eines  benetzten  Thermometers  i'  mit  der  Temperatur  der  Umgehung  t 
und  dem  Feuchtigkeitsgehalte  der  Luft.  Wir  geben  für  diesen  Zusammen- 
hang keine  Formel,  sondern  eine  ihn  darstellende  Tabelle.  Die  Zahlen 
geben  g  bei  den  betreffenden  Werthen  von  t  und  d. 


d=00 


1 


6 


8 


9 


10 


11 


—  10 

-r     9 

—    8 

—    7 

-    6 

—    5 

—    4 

-   3 

-   2 

—    1 

0 
+    1 

--   2 

--   3 

--   4 

--   5 

--    6 

—    7 

—    8 

—   9 

—  10 

—  11 

—  12 

+  13 

—  14 
--15 
--16 
--17 
--18 

-19 

--20 

--21 

+  22 

+  23 

--24 

--25 
—  26 
-27 
-28 
4-29 
+  30 

2,9 
3,1 
3,3 
3,5 
3,7 
4,0 
4,2 
4,5 
4,8 

5,1 
5,4 
5,7 

6.1 
6,5 

6,9 

7,3 

7,7 

8,2 

8,7 

9,2 

9,7 

10,3 

10,9 

11,6 

12,2 

13,0 

13,7 

14,5 

15,3 

16,2 

17,1 

18,1 

19,1 

20,2 

21,3 

22,5 

23,8 

25,1 

26,4 

27,9 

29,4 


2.1 
2,3 

2,5 

2.7 

2,9 

3,1 

3,4 

3,6 

3,9 

4,2 

4,5 

4.7 

5,1 

5,4 

5,8 

6,2 

6,6 

7,0 

7,5 

8,0 

8,5 

9,1 

9,7 

10,3 

10,9 

11,6 

12,3 

13,1 

13,8 

14,7 

15,5 

16,5 

17,4 

18,5 

19,5 

20,6 

21,8 

23,1 

24,4 

25,8 

27,2 


1,3 
1,5 
1,7 
1,9 

2,1 
2,3 
2,5 
2,8 
3,0 
3,3 
3,6 
3,8 
4,1 
4,4 
4,8 

5,1 

5,5 

5,9 

6,4 

6,9 

7,3 

7,9 

8,4 

9,0 

9,6 

10,3 

10,9 

11,6 

12,4 

13,2 

14,0 

14,9 

15,8 

16,8 

17,8 

18,9 

20,0 

21,2 

22,4 

23,7 

25,1 


0,6 
0,7 
0,9 

1,1 
1,3 
1,5 

1,7 

1,9 

2,2 

2,4 

2,7 

2,9 

3,2 

3,4 

3.7 

4,1 

4,5 

4,9 

5,3 

5,7 

6,2 

6,7 

7,2 

7,8 

8,3 

9,0 

9,6 

10,3 

11,0 

11,7 

12,5 

13,4 

14,2 

15,2 

16,1 

17,1 

18,2 

19,3 

20,5 

21,7 

23,0 


0,1 
0,3 
0,5 
0,7 
0,9 

1,1 
1,4 
1,6 

1.9 
2,1 
2,3 
2,5 
2,7 

3,1 
3,4 
3,8 
4,2 
4,6 
5,1 
5,6 
6,0 
6,6 

7,1 

7,7 

8,3 

9,0 

9,6 

10,3 

11,1 

11,9 

12,7 

13,6 

14,5 

15,5 

16,5 

17,0 

18,7 

19,8 

21,1 


0,1 
0,3 
0,5 
0,8 
1,0 
1.2 

1,4 
1.6 
1,8 

2,1 
2,4 

2,8 
3,2 
3,6 
4,0 
4,4 
4,9 
5,4 
5,9 
6,5 
7,0 
7,7 
8,3 
9,0 
9,7 
10,5 

11,2 
12,1 
12,9 
13,8 
14,8 
15,8 
16,9 
18,0 
19,2 


0,2 
0,4 
0,5 
0,7 
1,0 
1.2 
1,4 
1,8 
2,1 
2,5 
2,9 
3,3 
3,8 
4,3 
4,8 
5,3 
5,8 
6,4 
7,0 
7,7 
8,3 

9,1 
9,8 
10,6 
11,4 
12,3 
13,2 
14,2 
15,2 
16,3 
17,4 


0,3 
0,5 
0,8 

1,1 
1,5 
1,9 
2,3 
2,7 
3,1 
3,6 

4,1 
4,6 

5,2 

5,8 

6,4 

7,0 

7,7 

8,4 

9,2 

10,0 

10,8 

11,6 

12,6 

13,5 

14,6 

15,6 


0,2 
0,5 
0,9 
1,2 
1,7 
2,1 
2,5 
3,0 
3,5 
4,0 
4,6 
5,1 
5,8 
6,4 

7,1 

7,8 

8,0 

9,3 

10,1 

11,0 

11,9 

12,9 

13,9 


Wiedemann-Ebert,  Praktikum. 


0,2 
0,6 

1,0 
1,4 
1,9 
2.4 
2,9 
3,4 
3,9 
4,5 

5,1 

5,8 

6.4 

7,2 

7,9 

8,7 

9,5 

10,4 

11,3 

12,3 

11 


0,4 
0,8 
1,3 

1,7 
2,2 
2,8 
3,3 
3,9 
4,5 
5,2 
5,8 
6,5 
7,3 
8,1 
8,9 
9,8 
10,7 


0,2 

0,7 

1,1 
1,6 
2,2 
2,7 
3,3 
3,9 
4,5 
5,2 
5,9 
6,7 
7,5 
8,3 
9,1 
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Apparat.  Yon  zwei  an  demselben  Stative  befestigten,  gleichen 
Thermometern  Ä  und  B  (Fig.  96,  a.  S.  160)  ist  die  Kugel  des  einen 
mit  Leinwand  D  umwickelt;  ein  an  diese  angenähter  Docht  taucht  in 
das  in  dem  Gefässe  C  enthaltene  Wasser.  Das  Wasser  steigt  im  Docht 
zu  der  Hülle  D  empor  und  hält  sie  dauernd  feucht.  In  Folge  der  hier 
fortwährend  stattfindenden  Verdunstung  des  Wassers  kühlt  sich  D  und 
damit  auch  das  Thermometer  B  ab;  das  feuchte  Thermometer  B  steht 
tiefer  als  das  trockene  Thermometer  Ä,  welches  die  Lufttemperatur 
anzeigt. 

Aus  der  beobachteten  Differenz  d  der  Temperatur  des  Thermo- 
meters B  und  der  Lufttemperatur  t  findet  man  die  in  einem  Cubikmeter 
Luft  enthaltene  Dampf  menge  in  Grammen   aus   der  Tabelle  S.  161. 

Uebung.  1)  Man  befeuchtet  das  Thermometer  B,  indem  man 
das  Gefass  C  einen  Augenblick  so  hoch  hebt,  dass  die  Kugel  von  B 
ganz  eintaucht,  und  überlässt  das  Instrument  eine  Zeit  lang  sich  selbst. 

2)  Man  bewegt  das  Instrument  hin  und  her,  damit  die  Luft  an 
ihm  vorbeistreicht.  Häufig  sind  die  beiden  Thermometer  an  einem 
federnden  Stabe  befestigt,  man  bewegt  dann  vor  dem  Ablesen  die 
Thermometer  dadurch,  dass  man  den  Träger  zur  Seite  biegt  und  ihn 
zurückschnellen  lässt. 

3)  Man  liest  die  Temperatur  t'  des  feuchten  und  diejenige  des 
trockenen  Thermometers  t  ab. 

Zu  t  und  d  =  t  —  t'  sucht  man  g  aus  der  Tabelle  S.  161. 

Beispiel:  /'  =  15,7;  t=  18,6;  d  =  2,9.  Die  Tafel  liefert:  g  =  ll,5gr. 
Hieraus  aus  der  Tabelle  13  der  Thaupunkt  t  =■  13,4*  und  der  wirkliche 
Dampfdruck (f  =  11,5  mm.  Für«  ^  18,6  ist  der Maximaldrack //  =  15,9  mm, 
also  die  relative  Feuchtigkeit  /  =  72  Proc. 

4.    Saussure's  Haarhygrometer* 

Princip.  Yiele  organische  Körper  haben  die  Eigenschaft,  Wasser- 
dampf zu  absorbiren  und  sich  dabei  auszudehnen,  so  Haare,  die  man 
durch  Auskochen  mit  sehr  schwacher  Kalilauge  entfettet  hat. 

Apparat.  Ein  Haar  wird  oben  in  einer  Zwinge  bei  d  (Fig.  97) 
befestigt,  unten  um  das  Röllchen  o  geschlungen  und  durch  ein  Gregen- 
gewicht p  gespannt,  welches  [an  einem  um  das  Röllchen  gewundenen 
Faden  hängt.  Mit  o  ist  ein  Zeiger  verbunden,  der  auf  einer  100  Theile 
umfassenden  Scala  spielt.  Durch  die  Schraube  bei  a  wird  das  Haar 
in  eine  solche  Stellung  gebracht,  dass  der  Zeiger  auf  Null  zeigt,  wenn 
das  Instrument  in  absolut  trockener  Luft  hängt,  etwa  unter  einer 
Glocke,  welche  gleichzeitig  eine  Schale  mit  concentrirter  Schwefelsäure 
enthält.  Der  Durchmesser  des  Röllchens  ist  so  gewählt,  dass  der  Zeiger 
auf  100  zeigt,  wenn  das  Haar  in  mit  Wasserdampf  völlig  gesättigter 
Luft   seine  grösste  Länge   erreicht,   wenn   z.  B.  das  Instrument  unter 
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einer  Glocke   hängt,   deren  Wände   reichlich   mit   destilUrtem   Waaser 
befeuchtet  sind. 

Das  Instrument  ist  von  Zeit  zu  Zeit  su  controUren,  ind«m  man 
die  Punkte  far  0  und    100  Proc.  Feuchtigkeit  prüft,  Fig.  97. 

was  zweckmässig  vor  den  Uebungen  geschieht. 

Die  Theilatriche  der  Scula  snischen  0  und  100 
geben  die  relatiTe  Feuchtigkeit  in  Procenten.  Da  die 
Länge  der  Haares  mit  wachsender  Feuchtigkeit  anfangs 
schneller,  allmählich  aber  immer  langsamer  wächst, 
so  werden  die  Scalentheüe  mit  wachsenden  Zahlen 
immer  kleiner.  Die  Scala  wird  vom  Verfertiger  auf 
Grund  vergleichender  Versuche  entworfen;  die  relative 
Feuchtigkeit  wird  direct  abgelesen.  An  älteres  Haar- 
hygrometem  findet  man  noch  vielfach  Scalen ,  bei 
denen  der  Bogen  zwischen  0  und  100  in  100  gleiche 
Theile  getheilt  ist.  Eine  Reduction  Stabelle  dient  dann 
dazu,  die  Scalentheile  in  relative  Feuchtigkeiten  um- 
zurechnen. 

Uebuug.  1)  Man  befestigt  das  Hj'grometer 
hinter  einer  Glasacheibe  an  einem  Stativ  und  macht 

eiue  Reihe  von  Ablesungen  A,  während  gleichzeitig  der  mittlere  Feuch- 
tigkeitsgehalt direct  durch  Wägung  (nach  1)  ermittelt  wird. 
3)  Man  reducirt  eventuell  nach  der  Reduction stabelle. 


VI.    Gefrierpnnktsemiedrigangen  und  Siedepnnkts- 

erhohnngen  von  Lösungen. 

Einleitung.  Löst  man  in  einer  Flüssigkeit  einen  festen  oder 
flüssigen  Körper,  so  wird  dadurch  die  Er starrungs temper atur,  der 
Gefrierpunkt,  derselben  erniedrigt. 

Liegt  der  Gefrierpunkt  der  Lösung  von  j?  gr  Substanz  in  100  gr 
Lösungsmittel  um  ^g  niedriger,  als  derjenige  des  reinen  Lösungs- 
mittels, so  nennt  man  den  "WertU 

Y  =  ^g/P^ 
d.  h.  die  von  1  gr  Substanz  in  100  gr  Lösungsmittel  hervorgebrachte  Ernie- 
drigung die  „speci fische  Gefrierpunktsemiedrigung".    Dieselbe  ist  bei 
verdünnten  Lösungen  eine  von  der  Concentration  ziemlich  unabhängige 
Grösse;  daraus  folgt: 

Jeder  Körper,  der  in  einer  Flüssigkeit,  die  der  Erstar- 
rung fähig  ist,  gelöst  ist,  erniedrigt  deren  Gefrierpunkt  und 
zwar  nahezu  proportional  der  Concentration. 

MultipHcirt  man  die  specifische  Gefrierpunktsemiedrigung  mit  dem 
Moleculargewicht  M  der  gelösten  Substanz,  so  erhält  man  die  mole- 
culare  Gefrierpunktserniedrigung  F;  es  ist  dies  diejenige  Ge- 
frierpunktsemiedrigung, welche  eintreten  würde,  wenn  eine  dem 
Moleculargewicht  M  entsprechende  Menge  in  100  gr  Lösungsmittel 
enthalten  wäre 

r=  My  =  M,.Jg/p. 

Für  die  Constante  F  gilt  der  folgende  Satz: 

Die  molecularen  Erniedrigungen  des  Gefrierpunktes 
nähern  sich  für  jedes  Lösungsmittel  einer  für  dasselbe 
charakteristischen  Constante  F. 

Löst  man  in  einer  flüchtigen  Flüssigkeit  p  gr  eines  nichtflüchtigen 
Körpers,  so  wird  dadurch  der  Sredepunkt  um  z/^  erhöht.  Für  die 
Erhöhung  des  Siedepunktes  ^g  gelten  dieselben  Sätze  wie  für  die 
Erniedrigung  des  Gefrierpunktes.  —  Man  erhält  für  die  specifische 
und  die  moleculare  Siedepunktserhöhung: 

(S  =  ^Jp,    2  =  Mö  =  M.  ^s/p- 

Die  Grössen  F  und  S  haben  folgende  Werthe: 

0'02    ^,       _,       ^  _  0,02   ^, 


F  =  -^  n      und      2:  =  ^^^  T 

9 


.g  .^^ ... 
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Tg  und  T,  ist  der  Gefrierpunkt  resp.  der  Siedepunkt  in  absoluter 
Temperatur,  also  von  —  273®  an  gerechnet,  Wg  und  Wi  ist  die  latente 
Schmelzwärme,  resp.  die  latente  Yerdampfungswärme  des  Lösungsmittels« 

Aus  den  obigen  Gleichungen  ergiebt  sich  bei  bekanntem  F^  p  und 
Jg,  resp.  £,  p  und  ^s  das  Moleculargewicht: 

M  =  r.p/^g     und     üf  =  2:  .p/Js^ 

Man  kann  daher  durch  Bestimmungen  der  Gefrierpunktsemiedri- 
gungen  und  Siedepunktserhöhungen  in  Lösungen  von  bekanntem  Ge- 
halt an  gelöster  Substanz  das  Moleculargewicht  der  letzteren  bestimmen. 

1.   Erniedrigung  des  Gefrierpunktes  von  Lösungen« 

Gebraacht  wird:  Beckmann' scher  Gefrierpunktsapparat  nebst  Zu- 
behör, PastillenpreBse. 

Princip  der  Methode.  Man  bestimmt  den  Gefrierpunkt  tQ  für 
das  Lösungsmittel,  den  Gefrierpunkt  ti  für  die  Lösung  von  G  gr  Sub- 
stanz in  lOOgr  Lösungsmittel,  dann  ist  das  Moleculargewicht: 

M  =  r,  G/(to  —  h). 

Hat  man  P  gr  Substanz  in  L  gr  Lösungsmittel  gelöst,  so  sind  in 
100  gr  Lösungsmitttel  G  =  100  P/X  gelöst. 

Man  bestimmt  F,  indem  man  für  eine  Lösung  eines  Körpers  mit 
bekanntem  Moleculargewicht  die  Gefrierpunktsemiedrigung  ermittelt. 

Der  Gefrierpunkt  ^o  ii^d  die  Constante  F,  die  moleculare  Gefrier- 
punktsemiedrigung, haben  folgende  Werthe  bei 

Essigsäure     .     .     .  ^o  =  16,7o  T  =  39 

NaphtaHn.     .     .     .  f  o  =  80,1«  F  =  70 

Phenol.  .....  <o  =  430  F  =  70 

Benzol f 0  =    5,4»  F  =  50 

Bei  Wasser  liegen  die  Verhältnisse  sehr  compKcirt  (siehe  weiter 
unten).  Die  Lösungen  der  meisten  organischen  Substanzen  (nicht 
Salze)  in  "Wasser  geben  r'=  19,  die  Salze  der  Alkalimetalle  mit  starken 
Säuren  38,  die  der  Erdalkalimetalle  verschiedene  Werthe,  so  dass  eine 
Bestimmung  der  Gefrierpunkt semiedrigungen  in  Wasser  nur  unter 
besonderen  Umständen  zur  Ermittelung  des  Moleculargewichtes  ver- 
wendbar ist. 

ApparatnachBeckmann.  Die  zu  untersuchende  Substanz  wird  in 
das  Gefäss  Ä  (Fig.  98,  a.  f.  S.)  (2,5  cm  weit,  21  cm  lang)  mit  dem  seitlichen 
Ansatz -4'  gebracht;  Ä  steckt  in  einem  3,5  cm  weiten  Gefass  ^,  das  Luft 
enthält,  und  dieses  in  einem  Gefass  C  (11cm  Durchmesser)  mit  Eis 
resp.  einer  Kältemischung.  In  Ä  befindet  sich  ein  Platinrührer  r,  sowie 
einige  Platinschnitzel  und  das  in  0,01^0.  getheilte  Thermometer  2>.  Die 
Capillare  am  oberen  Ende  des  letzteren  ist  umgebogen  und  erweitert. 
Treibt  man  durch  Erwärmen  grössere  oder  kleinere  Mengen  Quecksilber 
in  die  Erweiterung  c  und  löst    sie    durch    einen    leichten    seitlichen 
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Schlag  TOD  dem  darunter  befindlichen  Faden  ab,  bo  kann  man  dasselbe 

Thermometer  bei  TerBchiedenen  Temperaturen  benutzen,  ohne  dass  die 

Scala  gar  zn  lang  zu  sein  braucht.    Bei  Versuchen  mit  h7groBkopischen 

Lösungsmitteln,  wie  EsBigsaure,  steckt  iuaii  In  den  A  verBchlieBseDden 

Pjg  gg  Kork  ein  [--Stück  von  Glas.    Durch 

den  verticalen  Theil  desselben  geht 

der  Rührer  auf  und  ab,  durch  den 

horizontalen  Theil  leitet  man  eineo 

langsamen  Strom  Ton  getrockneter 

Luft  ein  1). 

Bei  Versuchen  mit  Benzol  ■wird 
klein  gestosaencs  E^s  und  Wa,BBer 
in  G  gefallt,  bei  solchen  mit  Wasser 
eine  Mischung  von  Eis  und  Koch- 
salz. Zum  Ablassen  des  Schmelz- 
wassers dient  ein  kleiner,  durch 
die  OefFnunga  einzufahrender  Heber 
mit  Saugrohr.  Der  ganze  Apparat 
steht  in  einer  Blechwanne. 

Zum  Abwägen  der  Substanz 
dienen  u.  a.  Griaseimer  von  ca.  4  mm 
Weite  und  6  mm  Höhe,  die  beim. 
Wägen  in  Messingständer  gestellt 
werden. 

Der  Rührer  wird  durch  eine  über 
eine  Rolle  gehende  Schnur  bewegt. 

Uebung  1.  Gefrierpunkts- 
erniedrigungen in  BenzoL 
Schmelzpunkt:  5,4*C.  =  278,40  ab- 
solute Temperatur;  latente  Schmelz- 
wärme =  29  cal.,  also  ist  der  tbeo- 
retiacbe  Werth  von  P  ^  55.  Wir 
legen  hier  den  empirischeu  Werth 
r  =  50  zu  Grunde. 

Moleculargewichtsbestim- 
mung.  Vorversuch:  Man  setzt 
das  Thermometer  und  den  Rubrer 
in  ein  Grefäss  Ai ,  das  mit  einer  das  Therm ometergef äse  bedeckenden 
Menge  Benzol  gefüllt  ist,  und  kühlt  dieses  ab,  indem  man  es  durcb  die 
OefEnung  h  direct  in  die  Kältemiscbung  setzt,  bis  Erstarrung  eintritt, 
und  ermittelt  zunächst   angenähert  den   Gefrierpunkt,  nachdem    man 
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den  QueckBÜberfaden  des  Thermometers  in  der  oben  angedeuteten 
Weise  so  verlängert  oder  verkürzt  hat,  dass  das  Fadenende  sich  bequem 
beobachten  lässt. 

1)  Man  wägt  ein  zweites  Gefass  Ä  mit  den  Platinschnitzeln:  Ge- 
wicht Pj. 

2)  Man  füllt  in^  etwa  10  gr  Benzol  oder  weniger,  jedenfaUs  nicht 
viel  mehr  als  nöthig  ist,  damit  das  Quecksilbergefass  des  Thermometers 
ganz  eintaucht  und  wägt:  Gewicht  Pj. 

P2  —  Pi  =  X  ist  das  Gewicht  des  angewandten  Lösungsmittels. 

3)  Man  setzt  Thermometer  und  Rührer  in  das  Gefass  Ä  und  stellt 
dieses  durch  die  Oeffnung  h  in  das  Eis. 

4)  Man  kühlt  unter  beständigem  Umrühren  bis  in  die  Nähe  des 
Gefrierpunktes  ab  und  setzt  das  Gefass  in  den  Luftmantel  B.  Das 
Thermometer  fällt  langsam  und  gleichmässig  bis  jeinige  Zehntel  Grade 
unter  den  Gefrierpunkt.  Bei  fortgesetztem  gleichmäsigen  Rühren  be- 
ginnt dann  plötzlich  das  Thermometer  wieder  zu  steigen,  erst  schnell, 
dann  langsamer,  und  stellt  sich  auf  einen  bestimmten  Punkt  ein,  den 
es  dauernd  innehält;  dieses  ist  der  Gefrierpunkt  t^, 

5)  Man  nimmt  das  Gefass  Ä  wieder  aus  dem  Mantel  B  heraus, 
stellt  es  einige  Zeit  an  die  Luft  und  setzt  es  wieder  in  B  ein,  wenn 
fast  aUe  Benzolkrystalle  verschwunden  sind.  Die  etwas  über  den  Ge- 
frierpunkt ^o  gestiegene  Temperatur  fallt  rasch  wieder,  dann  tritt  plötz- 
lich die  umgekehrte  Bewegung  und  endlich  die  schliessliche  Ein- 
stellung ein. 

Man  muss  ununterbrochen  rühren;  sowohl  bei  den  Erwärmungen 
als  auch  bei  den  Unterkühlungen  soll  sich  die  Temperatur  nicht  allzu 
weit  von  dem  Gefrierpunkte  to  entfernen. 

6)  Man  führt  die  Operationen  5)  einige  Male  aus  und  bildet  aus 
den  erhaltenen  Zahlen  das  Mittel  to, 

7)  Man  wägt  einen  kleinen  Glaseimer  mit  dem  Fuss.    Gewicht  Pi, 

8)  Man  wägt  ihn  mit  Pikrinsäure  [CgH,  (OH) (NOg).,  =  229].  Ge- 
wicht p2'     Das  Gewicht  der  angewendeten  Substanz  ist  p  =  P2  —  Pi» 

9)  Der  Eimer  wird  mit  der  Pincette  durch  den  Ansatz  Ä'  in  das 
Gefass  A  gebracht. 

10)  Nachdem  sich  alle  Pikrinsäure  gelöst  hat,  bestimmt  man,  wie 
in  4)  und  5),  die  Erstarrungstemperatur  ti. 

11)  Man  wägt  eine  zweite  Menge  2?'  Pikrinsäure  ab  und  löst  sie 
in  dem  Gefasse  A, 

12)  Man  bestimmt  die  Erstarrungstemperatur  (2» 
Berechnung.    1)  Die  Gefrierpunktserniedrigungen  bei  10)  und  12) 

sind  ßj  =r  f Q  —  ti  und  $2  =  (q  —  f^*     I'^  zweiten  Falle  sind  P  =  p 
-{-  p'  gr  gelöst.     Es  verhält  sich  e^'-Ci  =  F:p, 

2)  Bei  dem  ersten  Versuche  ist  G^  =  100^/X,  bei  dem  zweiten 
Gr2  =  100  P/X,  woraus  sich  das  Moleculargewicht  M  nach  der  Formel 
zu  M^  bezw.  M2  berechnet.     Man  nimmt  das  Mittel  aus  Mi  und  J/q- 


1  ^  f(  Siedepmiktaerböliiiiig. 

Bemerkung.     Yide  Substanzen  kann  man  mit  einer  ^Pastilleu- 

presse  zu  einer  Pastille  zusammenpressen,  die  man  dann  ohne  Grlas- 

eimer  direct  in  das  Gefass'il  wirft. 

Beispiel:  P^  =  47,120;  Pj  =  64,569;  L  =  17,449 gr;  t^  =  0,520,  0,522, 
0,320,  0320;  Mittel  0,520;  jpj  =  6,319;  p^  —  6,382;  j»  =  0,063gr;  *,  =  0,440, 
0,440,  0,440,  0,440;  Mittel  ^  =  0,440;  e,  =  f©  —  ^  =  0,080;  p\  =  6,272; 
y,  =  6,340;  p'  =  0.068  gr;  P  =  p'  ^  p  =  0,131;  t^  =  0,365;  ej  ==  <o  —  *2 
=  0,155;  P:i>  =  2,1;  e^z\^=  1,9;  Gj  =  0,36;  O^  =  0,75;  3f,  =  220,5; 
M^  =  237;  Mittel  M  =  229. 

ITelmii^  2.  Gefrierpunktserniedrigungen  in  Wasser. 
[Schmelzpunkt  bei  273®  (absolut);  Schmelzwärme  80CaL,  also  r*=19.] 

a)  Man  wägt  ein  (jeMergefass  A,  fallt  es  mit  Wasser  und  verfahrt 
genau  wie  oben  mit  Chlorkalium  (KCl  =  74,5),  setzt  aber  das  Ge- 
fass  A  in  eine  Kältemischung  aus  Kochsalz  und  Eis  von  etwa  —  5". 

Das'  sich  bei  der  Berechnung  ergebende  Moleculargewicht  ist  nur 

halb  so  gross  als  das  wirkliche. 

Beispiel:  L  =  20,240;  p  =  0,167  gr;  i^  =  3,694;  t^  =  3,274;  e  =  f o 
—  <j  =  0,420;  O  =  0,825 ;  Jf  =  37,3.   In  'mrklicbkeit  ist  M=  74,6  =  2  X  37,3. 

b)  Man  fuhrt  die  Bestimmung  für  Rohrzucker  (Cj  2  Hf^On  =  342) 
durch;  für  das  Moleculargewicht  ergiebt  sich  der  normale  Werth. 

Beispiel:  L  =  17,350;  p  =  0,153;  tg  =  4,022;  t^  =  4,070;  e=  0,048; 
G  =  0,882;  Jf  =  340. 

2.    Erhöhung  des  Siedepunktes  Ton  Lösungen. 

Gebraucht  wird:  Siedegefösse  mit  Zubehör  (Fig.  99,  100  und  101); 
Waage. 

Princip  der  Methode.  Man  bestimmt  den  Siedepunkt  Tq  für 
das  Lösungsmittel,  den  Siedepunkt  T^  für  die  Lösung  von  Ggr  Sub- 
stanz in  100  gr  Lösungsmittel,  dann  ist  das  Moleculargewicht 

M  =  2: .  GXTi  -  To), 
WO  2J  die  oben  definirte  Constante  ist. 

Hat  man  P  gr  in  X  gr  Lösungsmittel  gelöst,  so  sind  in  100  gr 
Lösungsmittel  G  =  lOO.P/Xgr  gelöst. 

Man  bestimmt  £,  indem  man  für  eine  Lösung  eines  Körpers  mit 
bekanntem  Moleculargewicht  die  Siedepunktserhöhung  ermittelt. 

Der  Siedepunkt  Tq  und  die  Constante  -£",  die  moleculare  Siede- 
punktserhöhung haben  folgende  Werthe  bei 

Anilin     .     .     .     .      To  =  184»  H  =  32,2 


Wasser  .     . 
Benzol    .     . 
Aethylalkohol 
Chloroform . 
Aethyläther 


.  7o  =  1000  2;  =    5,2 

.  To  =    80,3«  Z  =  26,1 

.  To  =     780  Z  =  11,5 

.  To  =    630  z  =  35,9 

.  To  =    350  2:  =  21,1 

Apparate  nach  Beckmann  (Fig.  99  und  100).    Apparat  Fig.  100 
für  Lösungsmittel  mit  dem  Siedepunkte  bis  etwa  1300. 


BiedepirnktaeihölinDg;.  169 

DaB  Siedegef%BB  A  besitzt  zwei  seitliche  Ansätze  ty   und  t^.       t\ 
dient  zum  Eiabringen  der  Substanz,  (»  aum  Einführen  eines  inneren 
KühlerB,  A  setzt  aich  nach  unten  bis  über  den  angepasst«n  AusBchnitt 
eiaer  ÄsbeBtpappe  L  fort  und  ruht  mit  dem  Boden  auf  einem  Draht- 
netze D.    Unterhalb  des  Verschluss-  ^ia.  100. 
Stopfens  r  wird  das  Sieden ' 
eine  gewöhnliche  Stativkh 
gehalten.    Gegen  äussere  A 
schützt  ein  Glascyünder  (i, 
durch   Absprengen    eiues 
erUnders  erhält  und  der  i 
durch  eine  dünne  Platte  aut 
oder  Aehnlichem  abgeschlo 
Bei  Substanzen,   die  U 
sieden,  genü^  blosse  Luf 
bei   unter    100"    sieden  dei 
der  Kühler  K  in  Anwendu 
äussere  Wasserrohr    von 
durch  Glasansätze    verhin 
Tubus     anzuliegen     nnd 
Schichten     Flüssigkeit       : 
halten.      Um    zu    vermeid 

Tropfen  condenairter  Flüsa.  . 

einmal  in   das  Siedegefäsi  ^ 

fulleu,  was  erhebliche  Tei 
Bchwankungen  zur  Fol^ 
kann,    reicht    das    Kühlrc 


ganz  bis  in  das  Siedegefäss  hinein  und  ist  um  unteren  Ende  aufgeblasen 
und  seitlich  zusammengedrückt.  Beim  Anheizen  vergrössert  man  die 
Flamme,  bis  die  Flüssigkeit  völlig  siedet  und  das  Thermometer  um 
einige  hundertste!  Grade  steigt.  Um  ein  Ueberhitzen  zn  vermeiden 
und  ein  regelmässiges  Sieden  zu  bewirken,  wird  der  Boden  des  Gefässes 
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mit  einem  Füllmaterial,  mit  Gl&e,  Granaten  oder  besondera  zweck- 
mässig mit  aus  zneammengeroUtem  Platinblech  hergestellten  PUtiu- 
tetraedern  gefüllt. 

Apparat  Fig.  101   für  Lösungsmittel  mit  dem  Siedeponbte  ober- 
halb 130". 

Das   SiedegeföHB   A    (Fig.    101),  welches   dieselbe   Form  wie  das 
Gefriergefass  (S.  98)  hat,  ist  2,5  cm  weit  und  3Vi  bis  4cm  hoch  und 
pj-    |Q|_  mit  einem  Füllmat«rial  gefällt  (vgl. 

oben).  Um  dieses  innere  GeiäsB, 
in  dem  das  Thermometer  befestigt 
ist,  schliesst  sich  der  besonders  ab- 
gebildete Dampfmantel  B,  in  dem 
beim  Versuch  etwa  20  cbcm  Lösungs- 
mittel (nach  Zufügen  einer  aus- 
reichenden Menge  poröser  Thoa- 
atückchen  zur  Erleichterung  des 
Siedens)  in  beständigem  Sieden  er- 
halten werden.  Der  Zwischenraum 
zwischen  Siedegefass  und  Dampf- 
mantel  ist  unten  mit  einer  hervor- 
stehenden Hülse  a  aus  Äsbestpapier, 
oben  mit  etwas  Asbest  wolle  aus- 
gefällt. Beide  Gelasse,  A  und  B, 
tragen  die  Rückflusskühlröhren  iL, 
und  Kj.  Das  auf  einem  Dreifusa 
ruhende  Heizkastchen  0,  deseeD 
E^uricbtung  durch  einen  Vertical- 
scbnitt  verdeutlicht  ist,  besteht  aus 
Asbestpappe  und  lässt  sich  durch 
Verkleben  mit  Wasserglas  leicht 
herstellen. 

Die  zum  Heizen  dienenden  Bnneeu- 
brenner  werden  seitlich  vom  Dampf- 
maiitel  aufgestellt.  Wo  die  Flammen 
auf  die  Heizfläche  treffen,  befinden 
sich    mit  Drahtnetz    und    Äsbestpapier    bedeckt«    aichelförmige    Aus- 
schnitte, die  ihrerseits  von  dem  Rande  d  eines  Asbestscbälchens  über- 
wölbt werden.      Die  Ringe  k,    und  ft,   aus  Asbeatpappe   schützen  das 
Siedegefass  vor  directer  Flammen  Wirkung;  ss  sind  Abzugsröhrdn  hus 
Aabestpapier  für    die  Verbren nungsgase.      Die  dem  Dampfmantel  zu- 
geführt« Wärme  ist  gewöhnlich  ausreichend,  um  auch  die  innere  Flüssig- 
keit  zum   vollen  Sieden  zu  bringen,   anderenfalls  beizt  man  das  inoere 
Siedegefass  noch  direct  mit  kleiner  Flamme.    Das  richtige  Sieden  wird 
an  der  sich  conetant  eina:tellenden  Temperatur  erkannt. 

Zum  Eintragen  der  Substanz  in  das  siedende  Lösungsmittel  dient 
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bei  Flüssigkeiten  die  kleine  Pipette,  Fig.  99,  die  zweckmässig  in  Cubik- 
centimeter  getheilt  ist,  feste  Körper  werden  meist  in  Form  von  Pastillen 
eingeführt, 

TJebung.  1)  Man  wägt  das  Gefass  A  leer;  sein  Gewicht  sei  P; 
man  wägt  es  mit  Flüssigkeit:  Gewicht  P,. 

2)  Man  stellt  den  Apparat  zusammen  und  erhitzt  zunächst  mit 
stärkerer  Flamme  bis  zum  Sieden  und  regulirt  dieselbe  so  lange,  bis 
während  fünf  Minuten  die  Temperatur  sich  nicht  um  mehr  als  ein 
tausendstel  Grad  ändert.  Man  erhält  so  die  Siedetemperatur  des 
reinen  Lösungsmittels  Tq.  Dieselbe  wird  ebenfalls  erreicht,  wenn  man 
der  lebhaft  siedenden  Flüssigkeit  Granaten,  Platinschnitzel  bis  zur 
Constanz  der  Temperatur  hinzufügt. 

3)  Man  bringt  etwa  Jt'  gr  (0,3  bis  0,5  gr)  Substanz  ein ,  die  etwa 
0,1^  Erhöhung  liefern,   und  bestimmt  den  Siedepunkt  Tg   der  Lösung. 

4)  Man  bringt  weitere  Mengen  ;r" . . .  ein  und  bestimmt  die  Siede- 
punkte der  Lösung  Tj . . . 

Berechnung.     Das  Gewicht  des  angewandten  Lösungsmittels  ist 

77  =  Pi  —  P. 

In  100  gr  Lösungsmittel  sind  enthalten  bei  den  auf  einander  fol- 
genden Versuchen: 

y  =  100;7r777,    p"  =  100  (;r'  +  !7r")/77  etc.  gr  Substanz. 

jPi  —  Tq  hat  man  aus  den  Versuchen  erhalten,  2J  ist  aus  der 
Tabelle  zu  entnehmen,  so  dass  man  alle  Daten  zur  Berechnung  von 
Mha,t 

Allgemeines. 

Die  Bildung  von  Hydraten,  Benzolaten,  überhaupt  Verbindungen 
des  gelösten  Körpers  mit  Molecülen  des  Lösungsmittels,  bei  denen  sich 
an  ein  Molecül  des  ersteren  ein  oder  mehrere  Molecüle  des  letzteren 
anlagern,  ist  auf  die  Bestimmung  des  Moleculargewichtes  bei  den  in 
Betracht  kommenden  sehr  verdünnten  Lösungen  ohne  Einfluss  auf  das 
Resultat,  wenn  es  sich  nur  darum  handelt,  zu  bestimmen,  ob  das  Mole- 
cnlargewicht  das  einfache,  doppelte  oder  dreifache  etc.  des  aus  der 
Analyse  ermittelten  ist.  Denn  dadurch,  dass  sich  in  sehr  verdünnten 
Lösungen  aus  dem  Lösungsmittel  einige  Molecüle  an  die  gelösten  Körper 
anlagern,  wird  die  Concentration  der  Lösungen  nur  sehr  wenig  geändert. 

Anders  gestaltet  sich  aber  die  Sache,  wenn  in  der  Lösung  mehrere 
chemische  Molecüle  zu  einem  physikalischen  verbunden  sind;  dann  muss 
das  Moleculargewicht  zu  gross  gefunden  werden.  Dasselbe  ist  der  Fall, 
wenn  in  den  Lösungen  nicht  ein  Molecül  der  gelösten  Substanz  mit 
einem  Molecül  des  Lösungsmittels  zusammentritt,  sondern  letzteres 
mehrere  der  ersteren  zusammenhält. 
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In  diesen  Fällen  muss  man  die  Gefrierpunktsemiedrigungen  resp. 
Siedepunktserhöhungen  in  verschiedenen  Lösungsmitteln  bestimmen. 
Findet  in  einigen  eine  solche  Aneinanderlagerung  statt,  so  werden  die 
in  ihnen  erhaltenen  Werthe  des  Moleculargewichtes  wesentlich  von  ein- 
ander abweichen.  Versuche  mit  einem  einzigen  Lösungsmittel  können 
falsche  Ergebnisse  Kefem. 

Bei  concentrirten  Lösungen  ergeben  sich  for  die  specifische 
Gefrierpunktsemiedrigung  y  folgende  Fälle:  sie  bleibt  entweder  mit 
wachsendem  Gehalt  an  Substanz  constant,  oder  nimmt  zu  odey  ab.  Dabei 
ist  es  gleichgültig,  ob  die  Lösung  eine  nicht  gesättigte,  gesättigte  oder 
übersättigte  ist,  der  Durchgang  durch  den  Sättigungspunkt  ändert  nichts 
an  'der  Erscheinung.  Dieser  Gang  von  y  ist  vielfach  auf  Zusammen- 
lagerungen von  Molecülen  zurückgeführt  worden. 

Die  Verhältnisse  in  verdünnten  Lösungen  haben  in  neuerer 
Zeit  eine  ausnehmend  grosse  Wichtigkeit  erlangt.  Das  im  Folgende^ 
für  die  Gefrierpunktsemiedrigungen  Gesagte  gut  fast  wörtlich  auch  von 
den  Siedepunktserhöhungen. 

Bei  Wasser  stimmt  der  experimentell  aus  den  Gefrierpunktsemie- 
drigungen gefundene  und  der  theoretisch  berechnete  Werth  von  F 
bei  allen  Nichtelektrolyten,  also  vor  AUem  bei  den  organischen  Sub- 
stanzen, soweit  sie  nicht  Salze  sind,  innerhalb  gewisser  Concentrationen 
überein  (F  =  19,0). 

Diese  Substanzen  sind  danach  mit  dem  für  sie  aus  chemischen 
Methoden  ermittelten  Moleculargewicht  M  in  den  Lösungen  vorhanden, 
d.  h.  es  befinden  sich  in  der  Lösung  so  viel  Molecüle,  als  sich  aus  dem 
Werthe  M  berechnet. 

Bei  Elektrolyten  ist  der  gefundene  Werth  von  P  stets  grösser  als 
der  berechnete,  er  wächst  mit  der  Verdünnung  und  nimmt  je  nach 
der  Natur  der  untersuchten  Salze  bei  sehr  grosser  Verdünnung  die 
Grenzwerthe  2  X  19,  3  X  19  etc.  an.  Der  Grenzwerth  2  X  19  =  38 
wird  bei  allen  den  Salzen  erreicht,  welche  bei  der  Elektrolyse  in  zwei 
Ionen  zerfaUen,  also  nach  dem  Typus  MS  zusammengesetzt  sind,  wo 
M  ein  beliebiges  einwerthiges  positives  Metallion,  S  ein  einwerthiges 
negatives  Säureradicalion  ist,  gleichgültig,  ob  diese  Ionen  einfach  oder 
zusammengesetzt  sind.  Hierher  gehört  z.  B.  KCl,  KBr  etc.,  NaNOs, 
AgNOs  etc. 

Der  Grenzwerth  3  X  19  =  57  wird  erreicht  bei  Verbindungen 
des  Typus  M2S"  und  M'*  S^^  wo  M'^  und  S"  zweiwerthige ,  M  und  S 
einwerthige  positive  oder  negative  Ionen  sind.  Hierher  gehören  z.  B. 
K2SO4,  BaCla  u.  a. 

Ein  experimentell  gefundener  Werth  von  7^,  der  grösser  ist  als 
der  nach  Formel  S.  165  berechnete,  bedeutet  nach  der  Theorie,  dass  in 
der  Lösung  mehr  Molecüle  enthalten  sind,  als  sich  aus  der  chemischen 
Formel  ergeben  würde. 

Um  dies  zu  erklären,  hat  Sv.  Arrhenius  unter  Benutzung  älterer 
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Anschauungen  von  R.  Clausius  die  Theorie  der  elektrolytischen Disso- 
ciation  aufgestellt.  Er  nimmt  an,  dass  die  Salze  in  wässerigen  Lösungen 
ganz  oder  theilweise  in  ihre  Bestandtheile,  die  Ionen  (s.  bei  Elektrolyse), 

4-  - 

zerfallen,  so  z.B.  KCl  in  K  und  Gl;  dann  würde  in  der  That,  wenn  wir 

4-  ^  — 

eiD  Molecül  KCl  lösen,  in  der  Lösung  ein  Ion  K  und  ein  Ion  Gl  ent- 
halten sein,  die  Zahl  der  getrennt  vorhandenen  Theüe  also  ver- 
doppelt sein. 

Dass  z.  B.  das  K  nicht,,  wie  man  erwarten  sollte,  auf  das  Wasser 
wirkt,  dass  in  der  Lösung  von  KJ  in  Stärkekleister  das  J  letzteren 
nicht  bläut,  wird  aus  den  elektrischen  Ladungen  der  Atome  erklärt, 
durch  welche  dieselben  wesentlich  andere  Eigenschaften  als  die  elek- 
trisch neutralen  Molecüle,  die  sonst  der  Beobachtung  zugänglich  sind, 
erhalten.  Diese  Theorie  der  elektrolytischen  Dissociation  hat  sich  auf 
vielen,  sowohl  rein  chemischen  als  physikalisch  chemischen  Grebieten 
als  vorzügliches  Hülfsmittel  für  die  Erklärung  der  Thatsachen  erwiesen. 

Eine  genauere  Untersuchung  hat  gezeigt,  dass  auch  bei  anderen 
Lösungsmitteln  die  Verhältnisse  nicht  so  einfach  liegen,  wie  oben  an- 
genommen wurde.  Die  Brauchbarkeit  der  Methoden  zur  Bestimmung 
der  Moleculargewichtsbestimmung  wird  dadurch  indess  nur  in  sehr 
geringem  Grade  beeinträchtigt. 


VII.  Specifische  Wanne  fester  nnd  flüssiger  Körper. 

Einleitung. 

Bisher  haben  wir  die  Volumenänderungen ,  Druckänderungen  etc. 
gemessen,  die  bei  Temperaturänderungen  auftreten.  Jeder  physikalische 
und  chemische  Process  ist  aber  ausserdem  mit  einer  Wärmeentwicke- 
lung oder  einem  Wärmeverbrauch  (einer  negativen  Wärmeentwickelung) 
verbunden,  im  ersten  Falle  tritt  eine  Erwärmung,  im  zweiten  Falle 
eine  Abkühlung  ein.  J.  Thomsen  bezeichnet  die  positive  und  negative 
Wärmeentwickelung  mit  dem  Namen  Wärmetönung.  Mit  diesen 
Wärmetönungen  beschäftigen  wir  uns  jetzt. 

Wird  ein  Process  in  einem  dem  ursprünglichen  Sinne  entgegen- 
gesetzten durchlaufen,  so  kehrt  sich  das  Vorzeichen  der  Wärmetönung 
um,  der  absolute  Betrag  bleibt  derselbe.  So  ist  z.  B.  die  positive  Con- 
densationswärme  gleich  der  negativen  Verdampfungswärme. 

Die  wichtigsten  thermischen  Grössen  sind  ausser  der  Temperatur 
und  dem  mechanischen  Wärmeäquivalent  (s.  w.  u.)  die  folgenden: 

I.  Bei  Vorgängen  an  einem  einzelnen  Körper: 

1)  Specifische  Wärme;  2)  latente  Schmelzwärme  (Erstarrungswärme) ; 
3)  latente  Dampfwärme  (Gondensationswärme) ;  4)  Umwandlungswärme 
(z.  B.  bei  der  Umwandlung  von  monoklinem  Schwefel  in  octaedrischen). 

II.  Bei  Vorgängen,  bei  denen  wenigstens  zwei  Körper  zusammen- 
treten oder  sich  aus  einem  Körper  deren  zwei  bilden: 

1)  Benetzungs-  und  Adsorption s war me ,  wenn  Flüssigkeiten  und 
Gase  sich  auf  festen  Körpern  verdichten;  2)  Mischungswärme  bei  der 
Mischung  zweier  gegen  einander  chemisch  indifferenter  Flüssigkeiten 
(Benzol  und  Toluol) ;  3)  Mischungswärme  zweier  gegen  einander  chemisch 
nicht  indifferenter  Flüssigkeiten  (Alkohol  und  Wasser) ;  4)  Verdünnungs- 
wärme (bei  weiterem  Zusatz  von  Mengen  der  einen  Componente  des 
Gemisches) ;  5)  Lösungswärme  (Krystallisationswärme)  und  Absorptions- 
wärme; 6)  Additionswärme  und  Hydratationswärme  (CaCl2und  6H2O); 
7)  Verbindungswärme  (Trennungswärme)  im  strengen  Sinne  des  Wortes, 
wenn  die  Atome  als  solche  zu  einem  Molecül  zusammentreten  und  nicht 
erst  aus  anderen  Molecülen  abgeschieden  werden  müssen ;  8)  Verbindungs- 
wärme im  gewöhnlichen  Sinne  des  Wortes,  die  eigentlich  eine  Um- 
setzungswärme  ist,    wenn   die   zu   einem   Molecül  zusammentretenden 


Deftnitionen.  175 

Atome  erst  aus  anderen  Molecülen  losgelöst  werden  müssen:  H2  -|-  J3 
=  2HJ,  Ca  +-0.2  =  2C0;  9)  Umsetzungswärme:  HCl  -|-  KBr  =  HBr 
+  KCl,  HaS04  +  2KNO3  =  KaSO*  +  2HNO3;  10)  NeutraHsations- 
wärme,  specieller  Fall  von  9),  bei  dem  die  beiden  sich  umsetzenden 
Körper  eine  Säure  und  eine  Base  sind:  KOH  +  HCl  =  KCl  +  H2O; 
11)  Verbrennungswärme. 

Definition:  Einheit  der  Wärmemengen  ist  eine  Calorie. 
Eine  Calorie  ist  diejenige  Wärmemenge,  welche  man  braucht, 
um  die  Gewichtseinheit  Wasser  von  0^  bis  1®  zu  erhitzen. 

Man  unterscheidet  zwischen  grossen  Calorien  (Cal.),  wenn  man 
das  Kilogramm,  und  kleinen  Calorien  (cal.),  wenn  man  das  Gramm 
als  Gewichtseinheit  zu  Grunde  legt.  W.  Ostwald  hat  für  thermo- 
chemische  Zwecke  eine  weitere  Calorie  K  vorgeschlagen,  die  gleich 
100  kleinen  ist ;  es  ist  die  Wärmemenge,  die  1  gr  Wasser  abgiebt,  wenn 
es  sich  von  100^  auf  0^  abkühlt. 

Wir  betrachten  zunächst  die  unter  I.  1)  aufgeführte  Grösse,  die 
specifische  Wärme. 

Definitionen.  Die  wahre  specifischeWärme  einesKörpers 
bei  t^  ist  diejenige  in  Calorien  gemessene  Wärmemenge, 
welche  man  braucht,  um  die  Gewichtseinheit  des  Körpers  bei 
fo  um  1"  zu  erhitzen. 

Die  mittlere  specifische  Wärme  zwischen  zwei  Temperaturen 
fj  und  1.2  ist  diejenige  Wärmemenge,  welche  man  brauchen  würde,  um 
innerhalb  dieses  Temperaturintervalles  1  gr  eines  Körpers  um  1^  zu 
erhitzen,  falls  sich  die  wahre  specifische  Wärme  zwischen  t^  und  t^ 
nicht  änderte.  Braucht  man  zum  Erhitzen  eines  Grammes  von  t^  bis 
^2  die  Wärmemenge  (J,  so  ist  die  mittlere  specifische  Wärme: 

c  =  Qlih  —  <i). 

Man  bestimmt  meist  mittlere  specifische  Wärmen  und  berechnet 
aus  ihnen  dann  die  wahren. 

Atomwärme  ist  diejenige  Wärmemenge,  welche  man 
braucht,  um  das  in  Grammen  ausgedrückte  Atomgewicht  (vgl. 
S.  6)  des  betreffenden  Körpers  um  1  Grad  zu  erhitzen.  Ist  A 
das  Atomgewicht,  c  die  specifische  Wärme,  so  ist  die  Atomwärme 

Wai  ■=  A,c. 

Molecularwärme  ist  die  zur  Erhitzung  des  in  Grammen 
ausgedrückten  Molecular  gewicht  es  um  1  Grad  nöthige  Wärme- 
menge. Ist  Jf  das  Molecularge wicht ,  c  die  specifische  Wärme,  so  ist 
die  Molecularwärme 

Wmoi  =  M,c  (vergl.  S.  6). 

Bei  den  im  Folgenden  anzustellenden  Bestimmungen  werden  für 
jeden  einzelnen  Fall  die  Atom-  bezw.  Molecularwärmen  berechnet. 
(Vgl.  hierzu  Atomvolumen  und  Molecularvolumen  S.  72.) 
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Wasserwerth  w  ein^s  Apparates  etc.  nennt  man  diejenige  Wärme- 
menge, welche  man  braucht,  um  ihn  um  1^  zu  erhitzen;  sie  giebt  an, 
wie  vielen  Gramm  Wasser  der  Apparat  in  thermischer  Hinsicht  äqui- 
valent ist;  er  ist  bei  homogenen  Substanzen  gleich  dem  Product  aus 
dem  Gewicht  p  und  der  specifischen  Wärme  <J,  also  w  =  p6. 

Yon  den  zur  Messung  der  specifischen  Wärmen  dienenden  Methoden 
behandeln  wir  1)  die  Mischungsmethode,  2)  die  Strahlungsmethode. 

1.     Die  Mischungsraethode. 

Gebraucht  wird:  Calorimeter  mit  Bührer  im  Wassermantel  mit  Holz- 
klotz und  Pappdeckel  (Fig.  105);  Thermometer  im  Stativ  mindestens  in  Vi® 
getheilt;  Erwärmungsgefässe  nach  Pfaundler  und  Pettersson  (Fig.  102  u. 
108);  N eum au n' scher  Hahn  (Fig.  104);  Brenner;  Stative;  kleines  Calorimeter 
(vgl.  S.  170);  Waage,  Kupferstücke,  Bleistücke,  Aluminiumstücke ,  Graphit, 
Glasstücke,  Zinkblende,  Bleiglanz. 

Erwärmungskörper  (S.  182);  Quecksilherbad;  Stativ;  Brenner;  Terpentinöl; 
Calorimeter;  Glasgefässe  mit'  Messingfuss;  Bohr  zum  Füllen  und  Entleeren 
derselben;  Waage  mit  Gewichten. 

Einleitung. 

Princip.  Man  erhitzt  einen  Körper  vom  Gewicht  P  auf  die 
Temperatur  T,  mischt  ihn  mit  einem  Körper  vom  Gewicht  p  von  der 
Temperatur  t  und  bestimmt  die  nach  völligem  Wärmeaustausch  beiden 
gemeinsame  Endtemperatur  r.  Ist  C  die  specifische  Wärme  des  ersten 
Körpers,  c  diejenige  des  zweiten,  so  ist 

.  PC(T  —  T)=pc(T  —  0, 

denn  PC(T —  r)  cal.  ist  diejenige  Wärmemenge,  welche  Pgr  Substanz 
von  der  specifischen  Wärme  G  abgeben,  wenn  sie  sich  von  T  bis  z 
abkühlen,  während  pc(t  —  /)  cal.  nöthig  sind,  um  pgr  des  Körpers 
von  der  specifischen  Wärme  c  von  t  bis  t  zu  erwärmen. 

Als  zweiten  Körper  benutzt  man  stets  eine  Flüssigkeit.  Dieselbe 
ist  in  einem  Gefasse  enthalten,  welches  man  das  Calorimeter  nennt. 
Das  Calorimeter  nimmt  an  der  Erwärmung  Theü.  Ist  q  sein  Gewicht, 
6  die  specifische  Wärme  seines  Materials,  so  ist  w  =  g .  ö  sein  Wasser- 
werth *).  Ebenso  wird  der  in  die  Flüssigkeit  tauchende  Theil  des 
Thermometers  mit  erwärmt,  sein  W^asserwerth  d  muss  bestimmt  werden 
(s.  &  179). 

Die  obige  Gleichung  lautet  unter  Berücksichtigung  der  Wasser- 
wei*the  des  Calorimeters  und  des  Thermometers: 

PC{T  -  r)  =  Cpc  +  «•  4-  Ä)  (t  -  0- 
^  _  (pc  +  ,c  -\-8){t-  t) 
^~  P(T-T)  ^ 


^  Für  das  bei  den  folgenden  Apparaten  verwandte  Messing  kann  man 
lünmohend  genau  ff  =  0,1  setzen. 


2) 


3) 
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Nimmt  man  aU  calorimetriache  Fl&ssigkeit,  wie  ea  meist  geacliielit, 
Wasser  mit  der  epecifischen  Wärme ')  c  ^  1,  so  ist 

_  (p  +  if  +  li)  (t  -  0 
r(.T-  t) 

lat  die  Wassermenge  im  Calorimeter  gross,  so  kann  man  den  Wasser- 

werth  des  Thermometers  ö  gegen  p  -\-  w  Ternac blas s igen  und  erhält: 

_  (p  +  .r)  (z  ~  t) 

P(T-r) 

Diese  Gleichung  setzt  voraus,  daas  bis  zur  Messung  der  theoretischen 
Endtemperatur  der  Mischung  die  ganze  dem   Calorimeter   zugeführte 
Wärme  in  demselben  bleibt,  also  nicht  durch  Leitung  oder  IStrahlung 
fortgeführt  wird,  und  dass  ebenso  dem  Calorimeter  nicht  von  aussen 
Fig.  102.  Wärme      zugeführt     wird. 

Dies  ist  aber  nur  der  Fall, 
wenn  der  erhitzte  Körper, 
wie  ■  bei  gut  leitenden  Me- 
tallen, mit  dem  Wasser  im 
Calorimeter  sich  sehr  schnell 
in  das  Wärmegleichgewicht 
setzt.  Man  erkennt  dies 
daran ,  dass  das  Thermo- 
meter in  dem  Calorimeter 
rasch  seinen  höchsten  Stand 
erreicht;  andernfalls  muss 
der  Ausstrahlung  und  Lei- 
tung Rechnung  getragen. 
werden  (s.  w.  u.). 

Apparate.     1.  Erwär- 
,  mungsapparate.    a)  Das 

KupfergeÄaa  A  (Fig.  102),  welches  zur  Aufnahme  der  Erwärmungs- 
flüssigkeit (Wasser)  dient,  die  durch  eine  Flamme  zum  Sieden  erhitzt 
wird,  ist  in  den  Kupfermantel  B  hart  eingelöthet.  Der  Zwischenraum 
zwischen  Ä  und  B  ist  mit  einem  schlechten  Wärmeleiter,  z.  B.  Watte, 
ausgestopft.     Aus  A  führt  daa  knieförmig  gebogene  Rohr  C  durch  B 


1)  "Wir  setzen  die  speoifische  Wärme  dea  'Waasers  gleich  1,  nehmen  also 
an,  daBB  wir  steti  eine  Calorie  brauchen,  um  die  Gewichtseinheit  Waaser  um 
1°  zu  erhitzen.  In  Wirklichkeit  ist  nach  Dieterici  die  wahre  specifische 
"Wärme  c  bei  ("; 


1,0182 

0,9943.  50" 0,BB95  90'' 1,0244 


40".    . 

.    .   0,9934 

50"  .    . 

.    .   0,BB95 

60«.    . 

.    .    1,0057 

70«.    . 

.    .    1,0120 

l* 0.9893 

}* 0,9972 

Die  mittlere  speuiUsche  Wärme  zwischen  0  und  I 
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Dach  auBsen ;  durch  daaselbe  gelangen  die  WaBserdämpfe  nach  einem 
mit  kaltem  Waseer  gefüllten  Gefösse,  wo  sie  sich  condensiren.  In  das 
Rohr  D,  entweder  ein  Reagirglas  oder  ein  unten  geBchlossenes  Metall- 
röhr,  wird  der  zu  erwärmende  Körper  gebracht;  D  ist  mit  A  durch 
den  Stopfen  £  fest  verbunden.  Neigt  man  das  Gefass,  indem  man  es 
an  dem  Holsgriffe  J*  faset,  so  fallen  die  erwärmten  Stücke  &ub  J)  heraus, 
-p-      jog  ohne  dass  die  Flüssigkeit  in  A  mit 

ausfliesst.  Zum  Schutze  gegen 
Strahlung  und  Luftatrömungeu  wird 
das  Rohr  D  durch  den  locker  auf- 
gesetzten Stopfen  G  geschlosseo. 
Der  obere  Raum  von  B  wird  während 
des  Erwärmens  mit  einem  Watte- 
I  bausch  ausgestopft  (Form  von 
I     Pfaundler). 

\  b)   In   die  kupferne  Retorte  A 

(Fig.  103)  passt  bei  B  der  Stopfen 
_  D  mit  dem  Rohr  C  und  dem  Röhr- 

*  eben  D.      A  wird   zum   Theil  mit 

■Wasser  gefüllt,  I>  aufgesetzt  und  der  zu  erhitzende  Körper  in  C  gebracht 
Erhitzt  man  A,  so  wird  C  von  den  Dämpfen  umapült,  die  durch  B  und 
den  angeBetzten  Schlauch  zum  Condensationsgefasse  fortgeleitet  werden. 
Um  den  Körper  aus  C  in  das  Calorimeter  zu  bringen,  neigt  man  den 
Fig.  104. 


Hals  nach  vorn,  im  Sinne  des  Pfeiles,  dann  fällt  der  jKörper  heraus, 
ohne  dass  Flüssigkeit  berausfliesst ')  {Form  von  Pettersson). 

c)  Neumann'scher  Hahn  (Fig.  104).    Innerhalb  des  Raumes  CO 
des  abgestumpften  Kegels  bc  befindet  sich  der  zu  untersuchende  Körper; 


Cklorimeter.  ' 


'  Beatimmims  dei  WkMerwertbes. 


17» 


iK-   105. 


er  wird  durch  Dämpfe,  die  bei  g  eintreten,  dann  darcb  die  Oeffnungen  h 
in  den  Mantel  a  gelangen  und  durch  k  entweichen,  erwärmt  Dreht 
man  an  dem  Hebel  {  den  Hoblltegel  b  um  180",  so  ffillt  der  Körper 
au8  cc  in  daa  darunter  gestellte  Galorimeter. 

2.  Galorimeter  (Fig.  105),  Dieselben  bestehen  aus  dann  wandigen 
vernickelten  Meaainggefassen  M^)  (z.  B.  6  cm  boch,  T'/jem  weit),  Sie 
stehen  auf  cylindriscben  Holzklötzen  2f.  Die  Rührer  R  bestehen  aus 
einem  auf  einen  Messingdraht  ring  ge- 
lötbeten Drahtnetz;  sie  haben  einen  Aus- 
schnitt für  das  Tbermotneter  T. 

Die  Calorimeter  werden  in  doppel- 
wandige  Meaaingblechgefasse  Z  gestellt 
(20  cm  hoch,  IS  cm  weit).  Der  Zwischen- 
raum wird  durch  eine  der  Oeffnungen  0 
mit  Wasser  gefüllt,  welches  bei  IT  abge- 
lassen wird.  Das  Gefass  Z  wird  nach 
Einsenken  des  Calorimeters  mit  zwei  halb- 
kreisförmigen Pappdeckeln  P  zugedeckt, 
welche  für  das  Thermometer  und  die 
Ruhrer  passend  ausgeschnitten  sind.  Die 
Calorimeter  befinden  sich  so  in  einem 
Räume  von  nahezu  coustanter  Temperatur. 


1. 


iBtim 


ung  des  Wasf 
B  Thermometc 


werthe: 


Princip,  Man  erwärmt  das  Thermo- 
meter und  taucht  es  in  eine  abgewogene 
Menge  "Wasser  w  von  der  Temperatur  („. 
Zeigt  das  Thermometer  unmittelbar  vor 
dem  Eintauchen  T",  im  Wasser  aber  C, 

nachdem  die  Temperaturen  sieb  Tollständig  ausgeglichen  haben, 
w  ((  —  („)  die  dem  Wasser  zugefübrte  Wärmemenge.  Ist  ( 
Wasserwerth  des  Thermometers,  so  ist: 

Ä  (r  —  ()  =  w ((  —  („)     und     8  =  w.(t  —  U)/{T  - 

Apparat.  Das  Wasser  wird  in  einem  18  cm  hohen,  l'a  cm  weiten 
Cylinder  aus  dünnem  Messingblech  abgewogen.  Das  Gewicht  des  Ge- 
fösses  ist  so  gering,  dass  man  seinen  Wasserwerth  vernachlässigen  kann. 
Dasselbe  wird  auf  einem  Kork,  in  einem  Messingmantel  vor  Strahlung 
geschützt,  aufgestellt. 


(). 


')  Will  man  Säuren  unterauchen,  so  musg  man  PlatingetasBe  benutzen; 
Gla^efäBse  geben  ungenaue  Resultate,  (ia  in  Folge  der  schlechten  Wärme- 
leitung  nicht  die  ganze  Masse  dea  Glaaes  sogleich  die  Temperatur  der  in 
ihnen  enthaltenen  Flussigkeil 
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Uebung.     1)  Mati  bestimmt  das  Gewicht  des  Wassers  w. 

2)  Man  stellt  das  Gefäss  in  den  Schutzmantel,  senkt  das  Thermo- 
meter ein  und  Wartet,  bis  dasselbe  eine  constante  Temperatur  ^o  anzeigt. 

3)  Man  hebt  das  Thermometer  heraus,  lässt  abtropfen  und  erwämit 
es  in  einem  Wasserbade. 

4)  Man  trocknet  das  Thermometer,  führt  es  in  den  Calorimeter- 
mantel,  liest  seine  Temperatur  T  ab  und  steckt  es  schnell  in  das 
Calorimeter. 

5)  Man  wartet,  bis  die  Temperatur  constant  geworden  ist.    Sie  sei  t. 
Beispiel;  tß  =  12,6  gr;  <o  =  18,20;  y  __.  73  q.  ^  _  ^97.  ^  _.  o,35. 

2.    Bestimmung  der  specifischen  Wärme  von  festen  Körpern. 

A.  Versuche  ohne  Rücksicht  auf  Strahlungsverluste. 

Zu  den  Versuchen  werden  etwa  0,5  cm^  grosse,  0,5  bis  1  mm  dicke 
Kupfer-,  Blei-  und  Aluminiumstücke  und  Graphitstücke  von  etwa 
gleichem  Volumen  verwendet.  Bei  ihnen  geht  die  Temperaturabgabe 
so  rasch  vor  sich,  dass  man  den  Temperaturverlusten  des  Calorimeters 
(S.  181)  in  den  meisten  Fällen  nicht  Rechnung  zu  tragen  braucht. 

Uebung.  1)  In  eines  der  Erwärmungsgefasse  ^)  wird  so  viel 
Wasser  gegossen,  dass  das  eingesenkte  Reagirglas  nicht  von  demselben 
berührt  wird.  Das  Reagirglas  wird  mit  den  Metallstücken  zu  zwei 
Drittel  locker  gefüllt,  der  dasselbe  tragende  Stopfen  fest  aufgesetzt  und 
das  Ganze  erwärmt.  Die  sich  entwickelnden  Dämpfe  werden  abgeleitet 
und  in  kaltem  Wasser  condensirt. 

2)  Das  abseits  stehende  Calorimeter  wird  mit  Wasser  von  Zimmer- 
temperatur etwa  bis  zur  Hälfte  gefüllt  und  mit  dem  Rührer  auf  den 
Holzklotz  in  dem  Calorimetermantel  Z  gesetzt,  das  Thermometer  ein- 
gesenkt, und  der  Pappdeckel  F  (Fig.  105)  aufgelegt.  Zwischen  Er- 
hitzungsgefäss  und  Calorimeter  wird  eventuell  hoch  ein  Pappschirm 
aufgestellt.  Man  erwärmt  15  Minuten  lang  bei  kräftiger  Dampf- 
entwickelung. 

3)  Man  liest  die  Temperatur  des  Calorimeters  ab,  sie  sei  t,  nimmt 
das  Erwärmungsgefäss  von  der  Flamme  und  wirft  durch  rasches  Um- 
kippen die  Metallstücke  in  das  Calorimeter.  Wenn  einige  Stücke 
daneben  fallen  oder  im  Reagirglase  hängen  bleiben  oder  endlich  etwas 
von  dem  Calorimeterwasser  verspritzt  wird,  so  verliert  darum  die 
Messung    nichts    von    ihrer    Brauchbarkeit  2).      Nur    darf   nichts    von 

^)  Beim  Neumann' sehen  Hahn  wird  die  Substanz  nach  cc  (Fig.  104) 
gebracht,  dann  der  Hahn  eingesetzt  und  das  Kohr  g  durch  Schlauch  mit 
einer  grossen  Kochflasche  verbunden,  in  der  man  die  Erwärmungsflüssigkeit 
zum  Verdampfen  erhitzt. 

2)  Da  dies  bei  noch  nicht  erlangter  Uebung  häufig  vorkommt,  so 
empfiehlt  es  sich,  alle  Wägungen  erst  nach  dem  Einwerfen  der  Metallstticke 
auszuführen. 


von  festen  Körpern.  181 

dem  heissen  Wasser  oder  den  Dämpfen  in  oder  an   das   Calorimetei^ 
gelangen. 

4)  Man  deckt  den  Calorimetermantel  wieder  zu  und  verfolgt  unter 
fortwährendem  Rühren,  wobei  der  Rührer  mit  den  Metallstücken  aber 
immer  unter  Wasser  bleiben  muss,  das  Steigen  der  Temperatur.  Die- 
selbe erreicht  sehr  bald  ein  Maximum,  das  sie  kurze  Zeit  beibehält,  um 
dann  gleichmässig  zu  sinken.  Die  höchste  erreichte  Temperatur  ist 
die  dem  Calorimeter  und  den  Metallstücken  gemeinsame  Endtempe- 
ratur T. 

5)  Man  nimmt  das  Thermometer  aus  dem  Calorimeter,  lässt  sorg- 
fältig abtropfen  und  wägt  das  Ganze;  Gewicht  P^. 

6)  Das  Wasser  wird  abgegossen,  die  Metallstücke  werden  mit 
Fliesspapier  getrocknet,  ebenso  Calorimeter  und  Rührer  getrocknet  und 
das  Ganze  wieder  gewogen:  Gewicht  P2»  Dann  ist  das  Gewicht  des 
Calorimeterwassers  p  =  P^  —  Pj* 

7)  Man  entfernt  die  Metallstücke  und  wägt  das  Calorimetergefass 
mit  dem  Rührer  allein:  Gewicht  q.  Dann  ist  der  Wasserwerth  des 
Calorimeters  mit  Rührer  w  =  q<S  ((J  =  0,094  oder  rund  0,1)  und 
P  =  Pa  —  q  das  Gewicht  der  Metallstücke. 

8)  Man  liest  den  Barometerstand  ab  und  entnimmt  der  Tabelle  12 
die  Siedetemperatur  des  Wassers. 

Die  Berechnung  erfolgt  nach  Formel  3,  S.  159. 

Beispiel:  Kupfer  (Cu  =  63)  *=  17,4«;  t=19,70;  !r=:99,20;  Pi  =  231,2; 
Pa=  70,0;  p  =  161,2;  q  =  20,3;  P=  49,7 gr;  to  =  gff  =  2,0;  j) +  «?=  162,2; 
C  =  0,095;  W^^=6,0.   Ebenso  wurde  gefunden  für  Blei  (Pb  =  206)  (7=0,031, 

also  W^^  =  6,3;  für  Graphit  (C  =  12)  (7  =  0,25;  W^^  =  3,0. 

B.   Versuche  mit  Berücksichtigung  der  Strahlung  i). 

Ist  die  in  das  Calorimeter  eingebrachte  Substanz  nicht  ein  so  guter 
Wärmeleiter,  dass  sie  sich  in  kurzer  Zeit  mit  der  Flüssigkeit  desselben 
in  das  Temperaturgleichgewicht  setzt,  so  muss  die  durch  Strahlung  an 
die  Umgebung  abgegebene  Wärme  berücksichtigt  werden;  dies  ge- 
schieht dadurch,  dass  man  eine  Zeit  lang  nach  dem  Einbringen  des 
Körpers  von  Minute  zu  Minute  den  Gang  des  Thermometers  verfolgt; 
erst  steigt  das  Thermometer  schnell  zu  einem  Maximum  und  fallt  dann 
erst  langsam,  dann  immer  schneller  und  schneller;  in  dieser  Periode 
wird  noch  ein  Theil  der  Strahlung  durch  Zufuhr  aus  dem  Inneren 
compensirt,  endlich  wird  der  Abfall  constant,  etwa  d^  in  einer  Minute; 
derselbe  rührt  von  der  Strahlung  her  und  der  Körper  befindet  sich 
mit  der  Calorimeterflüssigkeit  in  thermischem  Gleichgewicht.  Durch 
die   Strahlung   allein   würde   die   Temperatur  in  jeder  Minute  um  d^ 


^)  Wir  setzen  voraus,  dass  der  Körper  kein  gar  zu  schlechter  Wärme- 
leiter ist,  oder  die  Stücke  nicht  gar  zu  gross  sind. 
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sinken.  Hat  der  Versuch  bis  zum  Constantwerden  des  Sinkens  n  Minuten 
gedauert,  so  entspricht  der  Wärmeverlust  durch  Strahlung  einer  Tem- 
peraturdifferenz nd, 

Ist  die  Temperatur  zu  dieser  Zeit  tx,  so  ergiebt  sich  für  die 
Maximaltemperatur  in  erster  Annäherung  beim  Mischen  des  Körpers 
und  der  Flüssigkeit,  falls  keine  Strahlung  vorhanden  gewesen  wäre : 

t  =  tx  -h  **^' 

Uebung.     1)  bis  3)  wie  bei  A. 

3  a)  Man  liest  die  Temperatur  to  des  Calorimeters  unmittelbar  vor 
dem  Einwerfen  des  erhitzten  Körpers  ab. 

4)  Man  liest  nach  dem  Einbringen  desselben  von  Minute  zu 
Minute  die  Temperaturen  ab,  sie  seien  <if2^3  •  •  •>  ^^^^  bildet  die  Diffe- 
renzen t^  —  ^1 ,  ^3  —  ^2  •  •  •  ^^^  verfolgt  den  Gang  noch  etwa  5  bis 
10  Minuten,  bis  die  Differenzen  constant  geworden  sind. 

5)  bis  7)  wie  bei  A. 

Beispiel:  Glasstücke:  t^  =  15,8<>;  *2  =  18.3;  h  =  18»^;  k  =  18,5; 
tQ  =  lS,5;t2o  =  lS,5;  *24  =  18,4;  *28=  IM;  (f  =  1/40,1®;  w(f  =  20,0.0,025  =  0,5; 
tx  =  18,5;  T  =  18,5  4-  0,5  =  19,0;  T  =  98,2;  P,  =  259,4;  P2  =  59,4;  p  = 
Pi  —  Py  =  200,0;  g  =  21,6;  P=37,8gr;  g<r  =  2,2;  (7=0,22.  Ebenso  wurde 
gefunden  für  Zinkblende  (ZnS  =  97)  (7  =  0,12,  also  WmoI  =  11,6;  für 
Bleiglanz  (PbS  =  238)  C  =  0,5,  also  WmoI  =  11,9. 

3.    Bestimmung  der  specifischen  Wärme  von  Flüssigkeiten. 

A.  Methode  von  Andrews. 

Princip.  Taucht  man  einen  erwärmten  Körper  in  eine  Flüssig- 
keit von  einer  niedrigeren  Temperatur  t  und  der  specifischen  Wärme  (7, 
so  wird  durch  die  von  dem  erwärmten  Körper  abgegebene  Wärme  die 
Temperatur  der  Flüssigkeit  erhöht,  etwa  bis  auf  T".  Ist  P  das  Ge- 
wicht der  Flüssigkeit,  w  der  Wasserwerth  des  Calorimeters,  so  ist  die 
abgegebene  Wärmemenge  (PC  -|-  w)  (T  —  t).  Taucht  man  denselben 
Körper  in  eine  andere  Flüssigkeit  vom  Gewichte  P\  der  specifischen 
Wärme  C'  und  der  Temperatur  t\  und  wird  durch  die  gleiche  ab- 
gegebene Wärmemenge  die  Temperaturerhöhung  (T'  —  t')  erzielt,  so  ist: 

(PC  +  w)(T  —t)  =  (P' a  +  w)  (T'  —  0. 

Ist  die  zweite  Flüssigkeit  Wasser,  so  ist  C'  =  1  zu  setzen  und 
man  erhält: 

_  P  -[-  w  T'  —  f  _  w 

P        T  —t         P* 

Apparat.  Der  Erwärmungskörper  besteht  aus  einer  dünnwandigen, 
mit  Quecksilber  gefüllten  Glaskugel  von  ca.  2  cm  Durchmesser.  An 
diese  ist  ein  60  cm  langes,  ca.  0,5  mm  weites  Capillarrohr  angeschmolzen, 
welches  sich  oben  zu  einer  kleinen  Kugel  erweitert.  An  dem  Rohre 
sind  mehrere  Marken  angebracht;  in  der  Nähe  der  obersten  steht  der 
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Quecksilberfaden ,  wenn  die  Kugel  auf  etwa  90^  erhitzt  wird,  in  der 
Nähe  der  untersten  bei  etwa  30*^.  Bei  der  Abkühlung  giebt  dieser 
Erwärmungskörper  immer  dieselbe  Wärmemenge  ab,  wenn  der  Faden 
um  den  Abstand  der  beiden  Marken  sinkt.  —  Die  Kugel  wird  über 
einer  Flamme  mit  Drahtnetz  erhitzt.  Als  Calorimeter  dient  ein  5  cm 
weites,  9  cm  hohes  Gefass  aus  dünnem  vernickelten  Messingblech,  welches 
von  einem  Wassermantel  umgeben  ist. 

Hebung.     1)  Man  wägt  das  Calorimeter;  Gewicht  q. 

2)  Man  füllt  das  Calorimeter  bis  zur  Hälfte  mit  Terpentinöl  und 
wägt;  Gewicht  P^.     P  =  Pi  —  g  ist  das  Gewicht  des  Terpentinöles. 

3)  Man  stellt  das  Calorimeter  in  den  Mantel,  senkt  das  Thermo- 
meter ein  und  deckt  das  Ganze  zu  (vgl.  S.  179). 

4)  Man  erhitzt  den  Erwärmungskörper,  bis  der  Faden  etwas  über 
der  oberen  Marke  steht. 

5)  Man  liest  die  Temperatur  t  des  Calorimeters  ab  und  taucht 
den  von  der  Flamme  genommenen  Erwärmungskörper  in  dem  Augen- 
blicke in  die  Flüssigkeit,  in  dem  das  sinkende  Fadenende  bei  der 
oberen  Marke  vorbeigeht. 

6)  Man  verfolgt  unter  stetem  Umrühren  mit  dem  Erwärmungs- 
körper die  Temperatur  des  Calorimeters  und  liest  die  Temperatur  T 
des  Calorimeters  ab,  bei  der  das  Fadenende  an  einer  der  unteren 
Marken  vorbeigeht. 

7)  Man  trocknet  das  Calorimeter,  füllt  es  mit  Wasser  und  wägt 
wieder ;  Gewicht  P2.    Dann  ist  P'  =  Pg  —  Q.  das  Gewicht  des  Wassers. 

8)  Die  folgenden  Manipulationen  entsprechen  den  unter  3)  bis  6) 
angeführten  vollständig.  Man  erhält  die  Anfangstemperatur  t'  und  die 
Endtemperatur  T'. 

Beispiel:  q  =  23,1;  w  =  qff  =  2,0.  Terpentin  (CioHig  =  136): 
P  =  68,3  gr;  t  =  18,1;  T  =  52,0;  T  —  t  =  13,9.  Wasser:  P'  =  72,4gr: 
f  =  16,5;  T'  =  22,3;  T'  —  t'  =  5,8;  C  =  0,44;   WmoI  =  57. 

B.  Methode  von  Kopp. 

Princip.  Die  Flüssigkeiten,  deren  specifische  Wärme  man  be- 
stimmen will,  werden  in  ein  Glasgefäss  vom  Gewichte  P'  gebracht,  mit 
diesem  bis  auf  die  Temperatur  T  erwärmt  und  dann  in  das  mit  Wasser 
gefüllte  Calorimeter  gebracht,  wobei  sich  dasselbe  von  der  Anfangs- 
temperatur t  bis  zur  Endtemperatur  r  erwärmt.  Ist  P  das  Gewicht 
der  angewendeten  Flüssigkeit,  C  ihre  specifische  Wärme,  <Si  =  0,2  ca. 
die  specifische  Wärme  des  Glases,  tv  der  Wasserwerth  des  Calorimeters, 
p  das  Gewicht  des  in  ihm  enthaltenen  Wassers,  so  ist:  (PC  -^  -^'^i) 
{T^t)z=(p  +  w)  (t  —  0,  und: 

_  (p  +  w)(t-  t)  _  ö^ 
P{T  —  t)  P 
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Apparat.  Zur  Aufnahme  der  Flüssigkeiten  dienen  dünnwandige 
Glasgefasse  von  4  cm  Höhe  und  2  cm  Weite,  mit  10  cm  langem  Halse. 
Die  Füllung  und  Entleerung  erfolgt,  wie  S.  140  angegeben.  Beim  Ab- 
wägen werden  sie  in  Cylinder  gesetzt,  ähnlich  den  Fig.  54  abgebildeten. 
Diese  Gefässe  werden  im  Quecksilberbade  erhitzt.  Ein  kleiner,  mit 
Quecksilber  gefüllter  Eisenblechcylinder  wird  von  einem  Drahtdreiecke 
in  einem  Wasserbade  gehalten.  In  das  Quecksilber  wird  der  untere 
weitere  Theil  der  Glasgefasse  getaucht,  welche  durch  ein  Stativ  unter- 
getaucht gehalten  werden.  Ein  zweiter  Arm  desselben  Stativs  hält  das 
Thermometer.  Zum  Umrühren  des  Quecksilberbades  dient  ein  aus 
einem  dünnen  Glasstabe  gebogener  Kührer.  Das  Calorimeter  ist  ein 
8,5  cm  hoher ,  5,5  cm  weiter  Messingcylinder.  Statt  des  netzförmigen 
Rührers  wird  ein  ringförmiger  benutzt.  Wassermantel  wie  oben 
S.  179. 

Uebuiig.     1)  Man  wägt  das  Calorimeter  mit  Rührer;  Gewicht  pi. 

2)  Nachdem  man  das  Calorimeter  bis  zu  ca.  6  cm  Höhe  mit  Wasser 
von  Zimmertemperatur  gefüllt  hat ,  wägt  man ,  Gewicht  p^ ,  stellt  das 
Calorimeter  in  den  Wassermantel    und  taucht   das  Thermometer  ein. 

3)  Man  wägt  das  Glasgefäss  leer;  Gewicht  P'. 

4)  Man  füllt  das  Gefäss  mit  Flüssigkeit  und  wägt;  Gewicht  PV 

5)  Man  erhitzt  das  Gefäss  im  Quecksilberbade  bis  auf  T^. 

6)  Man  liest  die  Temperatur  des  Calorimeters  t  ab,  bringt  das 
Gefäss  rasch  aus  dem  Bade  in  das  Calorimeter  und  liest  die  End- 
temperatur t  ab,  sowie  den  Gang  der  Temperatur,  da  sich  die  Tempe- 
ratur nur  relativ  langsam  ausgleicht;  daraus  berechnet  man  dann  die 
Endtemperatur  r',  welche  eingetreten  wäre,  wenn  keine  Wärme  durch 
Strahlung  verloren  ginge  (vgl.  S.  181). 

Untersucht  wird  Terpentinöl. 

Beispiel:  i?i  =  15,2;  «;=1,5;  i?2  =  71,8;  2?  =  56,6;  P'=  3,7;  P'i=  14,9; 
P  =  ll,2gr;  T  =  78,2;  t  =  18,7;  t'  =  24,5;  C  =  0,49. 


2.     Strahlungsmethode. 

Gebraucht  wird:  Grösserer  Blech  topf  (etwa  22  cm  hoch,  27  cm  im 
Durchmesser),  der  mit  Wasser  von  der  Zimmertemperatur  gefallt  ist;  Messing- 
gefass  (18  cm  hoch,  15  cm  im  Durchmesser),  aussen  blank,  innen  geschwärzt; 
durchbohrtes  Brett  mit  Gewichten  zum  Auflegen;  Calorimeter  (Fig.  105)  mit 
Thermometer  und  Kork;  ein  Wasserbad ;  ein  Stativ;  Terpentinöl;  Waage  mit 
Gewichten ;  Coordinatenpapier ;  Petroleumlampe  zum  Anrussen  des  Calori- 
meters. 

Princip.  1)  Ist  T  die  Temperatur  eines  Körpers,  t  die  constante 
Temperatur  seiner  Umgebung,  wobei  T  j>  #,  so  ist  die  Wärmemenge  g, 
welche  der  Körper  in  jeder  Zeiteinheit  ausstrahlt,  bezw.  an  die  um- 
gebende Luft  (s.  w.  u.)  abgiebt,  abhängig  von  dem  Temperaturüber- 
schuss  T  —  t  und  der  Beschaffenheit  seiner  Oberfläche.     Für  nicht  zu 
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grosse  Temperaturdifferenzen  ist  q  proportional  dem  Temperaturüber- 
schusse, und  man  kann  in  erster  Annäherung  setzen: 

WO  £  eine  von  der  Natur  der  Oberfläche  abhängige  Constante  ist  (vergl. 
auch  w.  u.).  Ist  bei  zwei  Körpern  die  Oberflächenbeschaffenheit  die 
gleiche,  so  strahlen  sie  bei  derselben  Temperatur  in  der  gleichen  Zeit 
die  gleiche  Wärmemenge  aus.  Die  durch  Strahlung  verloren  gegangene 
Wärmemenge  Q  wird  dem  Wärmevorrath  des  Körpers  entnommen. 

Ist  c  die  mittlere  specifische  Wärme  des  Körpers  zwischen  Tj  und 
Tq  ,  p  sein  Gewicht  und  kühlt  sich  der  Körper  in  der  Zeit  Z  von  Ti 
bis  Tq  ab,  so  ist  die  durch  Strahlung  abgegebene  Wärmemenge: 

Lässt  man  zwei  Körper  von  den  Gewichten  j)i  und  2>2  "^^^  ^®^ 
mittleren  specifischen  Wärmen  Ci  und  c^  zwischen  den  Temperaturen 
Tq  und  Ti  sich  durch  Strahlung  von  Tq  bis  Ti  abkühlen,  so  sind  die 
dabei  ausgestrahlten  Wärmemengen: 

Die  zur  Ausstrahlung  dieser  Wärmemengen  bei  derselben  Tempe- 
ratur t  der  Umgebung  erforderlichen  Zeiten  Zj  und  Z^  verhalten  sich  bei 
gleicher  Oberflächenbeschaffenheit  der  beiden  Körper,  wie  diese  Wärme- 
mengen selbst,  d.  K:  Zi:Z.2  =  Qi'.  Q2  oder  Zi  :  Zj  =  jpi Cj  :  p-j c^  und 

Ci         ZiPa 
Ca         Za  i>i 

2)  Man  füllt  in  dasselbe  Gefass  vom  Wasserwerthe  w  einmal 
Wasser  (specifische  Wärme  c{)  und  dann  die  zu  untersuchende  Flüssig- 
keit 2^,  deren  specifische  Wärme  Ca  man  ^ermitteln  will,  bringt  das 
Gefäss  auf  eine  höhere  Temperatur,  lässt  es  in  einer  Umgebung  von 
constanter  Temperatur  abkühlen  und  notirt  dabei  die  Zeiten  Zi  und 
Za,  welche  erstens  das  mit  Wasser  gefüllte,  zweitens  das  mit  der 
Flüssigkeit  F  gefüllte  Gefäss  braucht,  um  sich  von  derselben  Anfangs- 
temperatur Tq  bis  zu  derselben  Endtemperatur  T^  abzukühlen.  Dann 
ist  ganz  analog  wie  oben: 

Zi/Za  =  (i^iCi  +  w)/(p2C2  +  tv) 
oder 


1    r         Za    ,        Za  —  Zi  I 


Das  Verfahren  setzt  voraus,  dass  der  Wärmeaustausch  zwischen 
Oberfläche  und  Innerem  des  strahlenden  Körpers  ein  vollkommener  ist; 
dasselbe  ist  demnach  vorwiegend  zur  Ermittelung  der  specifischen 
Wärmen  von  Flüssigkeiten  geeignet. 

Apparat.  Zur  Aufnahme  der  Flüssigkeiten  dient  das  ca.  5  cm 
hohe,   3  cm   im   Durchmesser   haltende   Gefass  J.   (Fig.   106)   aus   ver- 
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nickeltem  Messingblecli.  In  den  cylindrischeu  Hals  wird  der  mit  einer 
Längsfurche  Tersehene  Kork  S  fest  eingesetzt ,  durch  welchen  das 
Thermometer  C  geführt  ist.  Ueber  das  Thermometer  ist  der  groase 
Kork  D  geschoben;  er  passt  in  eine  kreisförmige  Oeffnung  des  Brettes  £. 
Einen  Raum  von  hinreichend  constanter  Temperatur  erhält  man 
dadurch,  dass  man  das  Messinggefäss  6  in  die  in  dem  Topfe  F  ent- 
Yig,  106.  halteneWassermaBse  von  Zimmer- 

temperatur setzt;  man  legt  das 
Brett  E  au{  G;  E  trägt  an  seiner 
Unterseite  drei  Stifte  Ci ,  e^,  e<,, 
durch   welche    G  gerade  in  der 
Mitte   Ton   E  festgehalten  wird. 
Den    Auftrieb    compeneirt    mau 
durch    die    Gewicht«  H.     G  ist 
innen  geschwärzt.     Die  Wasser- 
masse  in  J'ist  so  gross,  dass  ihre 
Temperatur  in  Folge  der  durch 
die  Ausstrahlung  von  A  zu  ihr 
übergehenden  Wärmemenge  nicht 
merklich  geändert  wird. 
"Wird  der  Kork  D  in  das  Brett  E  gesetzt,  so  hängt  das  Strahlung s- 
gefäss  in  dem  vor  Luftströmungen  relativ  geschützten  Kaume  G. 
Zum  Messen  der  Abkühlung Bzeiten  dient  ein  Chronoskop. 
TJebung  1.     1)  Man  bestimmt  das  Gewicht  des  leeren  Strahlungs- 
gefässes  A  :  2*0  gr. 

2)  Bas  Gefäss  A  wird  bis  etwas  unterhalb  des  Halses  mit  Wasser 
gefüllt:  Gewicht  Pi;  Gewicht  des  Wassers  pf  =^  P^  —  P^. 

3)  Das  Thermometer  C  mit  den  beiden  Korken  B  und  D  wird  in 
das  Gefäss  A  gesteckt.  Dann  wird  das  Gefäss  A  in  ein  Wasserbad  bis 
zum  Halse  getaucht  und  C  an  einem  Stative  festgeklemmt. 

4)  Man  erhitzt  das  Wasser  in  A  bis  etwa  auf  85",  nimmt  das 
Gefäss  A  aus  dem  Wasserbade  heraus ,  trocknet  es  ab  und  senkt  es  in 
den  Baum  G,  indem  man  den  Kurk  D  in  das  Brett  E  einsetzt.  Man 
wartet,  bis  das  Thermometer  bis  auf  etwa  80"  gefallen  ist  und  notirt 
dann  von  Minute  zu  Minute  den  Stand  des  Thermometers,  bis  das 
Thermometer  etwa  bis  auf  60**  gesunken  ist. 

5)  Man  nimmt  A  aus  dem  Kaume  G  heraus,  giesst  das  Wasser 
aus,  trocknet  mit  Alkohol  und  Aether,  füllt  Terpentinöl  in  das  Geßiss 
bis  nahe  zum  Halse  und  wägt;  Gewicht  Pj  gr.  Gewicht  des  Terpentin- 
öles pi  ^  Fi  —  P(,. 

6)  und  7)  Man  verfährt  mit  dem  mit  Terpentinöl  gefüllten  Gefasse 
genau  wie  unter  3)  und  4). 

Mit  den  unter  4)  und  7)  erhaltenen  Werthen  construirt  man  eine 
Cnrve,  welche  den  Gang  der  Abküldung  des  strahlenden  Körpers  dar- 
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stellt,  und  zwar  verzeichnet  man  die  Minuten  als  Abscissen,  vgl.  S.  7, 
die  Temperaturen  als  Ordinaten,  indem  man,  um  Platz  zu  sparen,  die 
tiefste  beobachtete  Temperatur  möglichst  nahe  an  die  Abscissenaxe  legt. 
Man  sieht  an  der  Curve,  dass  die  Abkühlung  erst  schneller,  dann  immer 
langsamer  erfolgt. 

Aus  den  beiden  Curven  für  Wasser  und  Terpentinöl  erkennt 
man,  dass  das  Wasser  sich  viel  langsamer  als  das  Terpentinöl  abkühlt, 
die  Curve  für  das  letztere  föllt  viel  steiler  ab.  Schon  hieraus  ist  zu 
schliessen,  dass  die  Wärmecapacität  des  Wassers  im  gleichen  Volumen 
eine  grössere  als  diejenige  des  Terpentinöles  ist. 

Aus  den  Curven  erhält  man  die  Zeiten,  welche  die  beiden  Flüssig- 
keiten zu  demselben  Temperaturabfall  brauchen.  Man  sucht  die  Punkte 
auf,  in  denen  beide  Curven  dieselben  zwei  möglichst  hoch  und  möglichst 
tief  gelegenen  Horizontallinien  schneiden,  etwa  die  78  und  62*^  entsprechen-: 
den  Horizontallinien.  Dann  sucht  man  die  Zeiten,  welche  zu  diesen 
Schnittpunkten  gehören.  Findet  man  für  die  beiden  Schnittpunkte  der 
Curve,  welche  dem  Wasser  zukommt,  die  Abscissen  Xi  und  X2i  so  ist 
die  Zeit  der  Abkühlung  von  78  bis  auf  62®  Zi  =  X2  —  ^i.  Analog 
erhält  man  für  das  Terpentinöl  Z^  =  x^  —  x^  und  daraus  C2. 

Beispiel:  Po  =  24,1  gr:  also  w  =  2,31;  Pi  =  43,73 gr;  p2  =  38,31  gr. 
Tür  den  Temperaturabfall  von  76  bis  41®  ergab  sich  für  Wasser  Zi  =  30,8 
Minuten;  für  Terpentinöl  Z^  =  15,5  Minuten.     Daraus  folgt  e^  =  0,54. 

Uebung  2.  Das  mit  Terpentinöl  gefüllte  Gefass  J.  wird  abermals 
bis  über  80^  erwärmt,  dann  aussen  getrocknet  und  über  einer  Petroleum- 
lampe angerusst.  Man  notirt  während  einiger  Minuten  die  Tempera- 
turen; der  Temperaturabfall  erfolgt  sehr  viel  rascher. 

Allgemeines.  1.  Befindet  sich  ein  erwärmter  Körper  in  Luft, 
80  verliert  er  seine  Wärme  nicht  allein  durch  Strahlung,  sondern  auch 
durch  Leitung  und  Convection.  In  Folge  der  Leitung  geht  einerseits 
ein  Theil  der  Wärme  durch  die  Unterstützungen,  in  unserem  Falle  das 
Thermometer,  in  die  umgebenden  Körper  über,  andererseits  giebt  der 
Körper  Wärme  an  die  einzelnen,  zunächst  ruhend  gedachten  Luft- 
massen ab.  Diese  werden  dadurch  leichter,  steigen  in  die  Höhe  und 
machen  anderen  kälteren  Luftmassen  Platz,  die  wieder  erwärmt  werden, 
aufsteigen  u.  s.  f.  Man  bezeichnet  diese  Art  der  Fortführung  der 
Wärme  als  Convection. 

Von  den  Einflüssen  der  Convection  kann  man  sich  bei  Strahlungs- 
versuchen nur  dadurch  frei  machen,  dass  man  den  Strahlungsraum  sehr 
weit  evacuirt,  dann  bleibt  aber  immer  noch  eine  Leitung  selbst  durch 
eine  hochverdünnte  Luftschicht  bis  zu  der  Wand  des  Gefasses. 

Da  die  Convectionsströmungen  um  so  lebhafter  werden,  je  grösser 
die  Temperaturdifferenzen  sind ,  so  unterstützen  •  sich  Strahlung  und 
Convection  bei  der  Abkühlung  des  Körpers.  Bleibt  man,  wie  es  hier 
geschehen  ist,  zwischen  denselben  Temperaturgrenzen  und  sind  auch 
sonst    die   Versuchsbedingungen   analog,    so    gehen   die   Einflüsse   der 
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Strahlung   und    Convection    bis    zu    einem    gewissen    Grade    einander 
parallel. 

Wir  haben  daher  in  unserem  Falle  die  Convectionsströmungen 
nicht  besonders  berücksichtigt. 

2.  Die  Proportionalität  zwischen  Strahlung  und  Temperaturüber- 
schuss  findet  in  grösserer  Annäherung  nur  statt,  wenn  der  Temperatur- 
überschuss  nicht  allzu  gross  ist.  Bei  grösseren  Temperaturdifferenzen 
hängt  die  Strahlung  in  anderer  Weise  von  der  Temperatur  ab.  Am 
besten  stellt  das  Gesetz  von  Stefan  die  Strahlung  dar,  welches  aussagt: 
„Die  Strahlung  wächst  mit  der  vierten  Potenz  der  absoluten 
Temperatur,  welche  von  —  273® C.  an  gerechnet  ist."  Bei  dem 
hier  zur  Ermittelung  der  specifischen  Wärmen  benutzten  Verfahren  ist 
die  Form  des  Strahlungsgesetzes  ohne  Einfluss,  da  die  Temperatur  aus 
der  Endformel  herausfällt. 

3.  Glatte  und  glänzende  Oberflächen  strahlen  weniger,  rauhe  und 
dunkle  Oberflächen  strahlen  stärker. 

Dies  ist  bei  der  Construction  des  Apparates  benutzt.  Die  Ober- 
fläche des  Strahlungsgefasses  ist  blank,  damit  die  Ausstrahlung  nicht 
zu  rasch  erfolgt,  so  dass  sich  die  Temperatur  im  Inneren  desselben 
möglichst  vollkommen  ausgleichen  kann  und  das  Thermometer  wirklich 
die  Temperatur  der  Flüssigkeit  anzeigt.  Die  innere  Fläche  von  6r  ist 
jedoch  geschwärzt,  damit  sie  die  auf  sie  übergestrahlte  Wärme  möglichst 
vollkommen  aufnimmt;  dieselbe  wird  durch  das  Metall  schnell  dem 
Wasser  zugeführt. 

Um  die  Ausstrahlung  und  Einstrahlung  von  Wärme  zu  vermindern, 
macht  man  die  Aussenseiten  der  Calorimeter  blank.  Will  man  einen 
Körper  vor  strahlender  Wärme  schützen,  so  umgiebt  man  ihn  mit  einem 
glänzenden  (z.  B.  mit  Stanniol  beklebten)  Schirm. 

Allgemeines. 

Bei  den  meisten  festen  Körpern  ist  die  specifische  Wärme  nur 
wenig  von  der  Temperatur  abhängig,  bei  den  Flüssigkeiten  ändert  sie 
sich  meist  stark  mit  derselben. 

Feste  Elemente  gehorchen  sehr  angenähert  demDulong-Petit'- 
sehen  Gesetze:  Die  specifische  Wärme  ist  nahezu  umgekehrt 
proportional  dem  Atomgewicht,  oder  das  Product  aus  speci- 
fischer  Wärme  und  Atomgewicht,  die  Atomwärme,  ist  nahezu 
eine  Constante.  Ihr  Werth  liegt  etwas  oberhalb  6.  Wir  haben 
oben  das  Gesetz  an  Kupfer  und  Blei  mit  den  sehr  verschiedenen  Atom- 
gewichten Cu  =  63  und  Pb  =  206,6  geprüft;  wir  fanden  für  Kupfer 
die  Atomwärme  =  6,0,  für  Blei  =  6,3. 

Ausnahmen  von  dem  Dulong-Petit' sehen  Gesetze  machen  Kohlen- 
stoff, Silicium  und  Bor;  ihre  specifische  Wärme  und  damit  auch  ihre 
Atomwärme  ist  bei  gewöhnlicher  Temperatur  wesentlich  kleiner,  als 
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das  Gesetz  yerlangt.  Für  Graphit  ist  nach  den  obigen  Messungen  die 
Atomwärme  zwischen  20  und  100®  nur  etwa  =  3,0.  Bei  diesen  drei 
Körpern  wächst  aber  die  specifische  Wärme  stark  mit  der  Temperatur, 
80  dass  bei  sehr  hohen  Temperaturen  die  Atomwärme  die  normale  wird. 

Das  Dulong-Petit'sche  Gesetz  kann  man  benutzen,  um  eine 
Entscheidung  darüber  zu  treffen,  welchen  Werth  das  Atomgewicht  eines 
Elementes  von  den  yerschiedenen  besitzt,  die  man  aus  der  Analyse  einer 
Yerbindung  desselben  erhält,  je  nachdem  man  annimmt,  dass  das  Ele- 
ment die  eine  oder  die  andere  Werthigkeit  besitzt.  Man  bestimmt  dazu  die 
specifische  Wärme,  dividirt  mit  ihr  in  6  und  nimmt  denjenigen  Werth  der 
verschiedenen  aus  der  Analyse  abgeleiteten  Atomgewichte,  der  dem  so 
berechneten  am  nächsten  liegt.  Findet  man  z.  B.  für  einen  Körper  die 
specifische  Wärme  0,2,  so  ist  das  Atomgewicht  ca.  A  =  6/0,2  =  30. 

Für  Verbindungen  gilt  das  Gesetz:  Analoge  Verbindungen 
mit  gleich  viel  Atomen  haben  gleiche  Molecularwärmen,  und 
die  Molecularwärme  einer  Verbindung,  die  n  Atome  enthält, 
ist  in  sehr  vielen  Fällen  sehr  nahe  gleich  w  .  6.  So  wurde  für 
Zinkblende  (ZnS)  die  Molecularwärme  zu  11,6,  für  Bleiglanz  (PbS)  zu 
11,9  bestimmt.  Auch  dieses  Gesetz  kann  man  zur  Bestimmung  der 
Atomgewichte  heranziehen. 

Doch  erfährt  dieses  Gesetz  Ausnahmen,  ebenso  wie  das  von 
Dulong-Petit. 


Vin.  Bestimmnng  des  mechanischen  Wärme- 

äqnivalentes. 

Einleitung. 

Gebraucht  wird:  Entweder  Puluj' scher  Apparat  Fig.  109;  Queck- 
silber; Thermometer;  Gewichte;  Waage;  oder  Apparat  nach  Christiansen 
(Fig.  110). 

Durch  Arbeit  können  wir  Wärme  erzeugen,  so  bei  der  Reibung, 
und  umgekehrt  durch  Wärme  Arbeit,  so  bei  den  Dampfmaschinen^), 

Fig.  107. 

r 


In  welcher  Weise  auch  Arbeit  in  Wärme  umgesetzt  werden  mag,  stets 
ist  die  erzeugte  Wärme  der  scheinbar  verloren  gegangenen,  verbrauchten 
Arbeit  proportional.  Zur  Erzeugung  einer  grossen  Calorie  ist  eine 
Arbeit  von  427  mkgr  erforderlich.  Umgekehrt  können  wir  durch 
Zufuhr  einer  grossen  Caloi*ie  eine  Arbeit  von  427  mkgr  leisten. 

J  =  427  mkgr  =  4,2  X  lO^^Erg  heisst  das  mechanische  Wärme- 
äquivalent. 

Durch  eine  kleine  Calorie  (bei  0^)  ^)  wird  eine  Arbeit  von  427  mgr 
oder  427mmkgr  =  4,2   X   lO^Erg  geleistet. 

Bestimmung  des  mechanischen  Wärmeäquivalentes. 

Princip.  Wir  ziehen  ein  Brett  A  unter  einem  Brette  B  mit 
constanter  Geschwindigkeit  von  rechts  nach  links  fort  (Fig.  107).  An 
B  ist  an  einer  über  eine  Rolle  r  gehenden  Schnur  ein  Gewicht  P  an- 
gehängt.   Die  Geschwindigkeit  von  A  wird  so  regulirt,  dass  das  Gewicht 


^)  Ueber  die  Messung  der  Arbeit  vergl.  S.  34,  über  die  Messung  von 
Wärmemengen  S.  175. 

2)  Der  Wärmemenge ,  welche  1  gr  Wasser  bei  Zimmertemperatur,  also 
zwischen  16  und  20^,  um  l^  erhöht,  entsprechen  ca.  4,183  .  10'' Erg. 
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gerade  in  Ruhe  bleibt,  also  weder  steigt  noch  sinkt;  seine  .Grösse, 
vermehrt  um  den  Keibungswiderstand  der  Rolle  r,  hält  dann  gerade 
der  Reibung  zwischen  A  und  B  das  Gleichgewicht.  Diese,  multiplicirt 
mit  dem  von  einem  Punkte  der  Fläche  A  zurückgelegten  Wege,  giebt 
die  verbrauchte  Arbeit.  Messen  wir  die  hier  wie  bei  jeder  Reibung 
frei  werdende  Wärmemenge,  so  können  wir  das  mechanische  Wärme- 
äquivalent berechnen. 

Die  Reibung  an  der  Rollenaze  ist  bestimmt  durch  den  Druck, 
welchen  dieselbe  erleidet.  Bei  dem  eben  beschriebenen  Versuche  greifen 
in  horizontaler  und  verticaler  Richtung  die  Kräfte  P,  Fig.  108,  an,  jede 

derselben  liefert  senkrecht  zur  Rollenaze 

—  Fig.  108. 

2,  also  beide  m 

zusammen  einen  Druck  2Pjy2  =  Py  2,      "  V^WK"""'"""""'^ 

Nachdem  man  das  Gewicht  P  ermittelt  JH^^^k 
hat,  welches  der  Reibung  das  Gleichgewicht  ^^^^^^1 
hält,  löst  man  die  Schnur  bei  a  los,  lässt 
sie  frei  über  die  Rolle  hängen,  befestigt 
an     beiden     Enden     derselben     Gewichte 

Y2-PK  ^»   ^^®   zusammen   wieder  auf  die 
RoUenaxe    einen    Druck    Py2  ausüben. 

Man  bestimmt  das  Uebergewicht  P',  das  man  auf  die  eine  Seite  auf- 
legen muss,  um  die  Rolle  gerade  in  Bewegung  zu  setzen.  P'  ist  dann 
die  Reibung  an  der  Rollenaxe,  P  -\-  P'  =  11  ist  die  Reibung  der 
Fläche  A  an  der  Fläche  B, 

Apparat  nach  Puluj.  Auf  der  verticalen  Axe  einer  Schwung- 
maschine  ist,  in  geeigneter  W^eise  vor  Wärmeverlust  durch  Leitung 
geschützt,  der  stählerne  Hohlkegel  Ä;  conaxial  befestigt  (Fig.  109,  a.  f.  S). 
Ein  ganz  gleicher  Hohlkegel,  welcher  in  den  ersten  lose  hineingesteckt 
ist,  trägt  an  seinem  Deckel  einen  Hebelarm  gh,  dessen  Ende  h  auf 
einem  Kreisbogen  zwischen  zwei  Stiften  «j  und  «2  spielt.  Ein  an 
diesem  Ende  befestigter,  über  eine  Rolle  r  gelegter  Faden  trägt  eine 
Schale  S.  Das  Innere  des  zweiten  Stahlkegels  wird  mit  Quecksilber 
gefüllt  und  in  dasselbe  von  oben  ein  Thermometer  t  gesteckt,  welches 
den  Deckel  längs  der  Axe  durchsetzt.  An  einem  Zählwerk  liest  man 
die  Zahl  der  Umdrehungen  des  äusseren  Kegels  ab. 

Apparat  nach  Christiansen.  Statt  der  beiden  stählernen  Hohl- 
kegel verwendet  man  zweckmässiger  den  folgenden  Apparat,  der  einer 
der  von  Joule  benutzten  Anordnungen  nachgebildet  ist.  (Die  Fig.  110 
auf  S.  193  giebt  einen  Längsschnitt  in  V3  der  natürlichen  Grösse.)  In 
einem  Messingcylinder  A ,  der  auf  der  Axe  X  der  Centrifugalmaschine 
befestigt  werden  kann  und  durch  einen  schlechten  Wärmeleiter  von  ihr 
isolirt  wird,  sind  in  Abständen  von  je  90^  vier  messingene  Flügel- 
systeme B  angebracht.  In  der  Mitte  des  Bodens  von  A  ruht  auf  einer 
Spitze  eine  hohle,  mit  einer  Reihe  von  Oeffnungen  versehene  messingene ' 
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Ase  M,  die  durch  den  Deckel  des  HeBBiagcylinders  mit  geringer  Reibung 
hindurchgeht.  An  diese 
Axe  M  sind  iu  Abstän- 
den von  je  45"  acht 
Flügelsyateme  F  ange- 
löthet  Rotirtdaa  äussere 
Gefass,  so  gehen  die  vor- 
springenden Theile  der 
Flügel  B  an  demselben 
mit  wenig  Spielraum 
durch  die  einspringen- 
den TheUe  der  Flügel  F 
an  der  Axe  M  hindurch- 
An  dem  oberen  Ende  von 
M  ist  der  Hebel  h,  wie 
bei  dem  P  u  1  u  j '  sehen 
Apparat  angebracht  >).  In 
die  Höhlung  der  Axe  M 
wird  das  Thermometer 
gesteckt. 

Uebung  mit  dem 
Apparat  vonChristian- 
sen.  1)  Man  wagt  die 
Schale  S. 

2)  Man  wägt  die 
Messingtheile;  ihr  Ge- 
wicht  sei  M. 

3)  Man    füllt   den 
Apparat    mit  einer   ab- 
gemessenen Menge 

Wasser.     Gewicht  g. 

4)  Man  setzt  den 
Apparat  zusammen,  legt 
in  die  Schale  S  ein  Ge- 
wicht Pj.  Das  Gewicht 
von  Schale  und  Gewicht 
sei  P,  +  S  =  F. 

5)  Man  übt  sich  ein, 
so    schnell    zu    drehen, 

dass  das   Ende   des   Hebels    in    Kühe    bleibt    resp.    zwischen   «,    und 
«j  spielt. 

')  Verwendet  man  den  Apparat  Ton  Puluj,  so  hat  man  entsprechende 
Waguiigen  auEzuführen.  Statt  des  Wassers  kann  man  auch  Terpentinöl 
verwenden;  da  desien  speciflsche  "Wärme  klein  ist,  steigt  die  Temperatur 
schneller;  man  muss  die  specißsche  Wäime  desselben  besonders  bestimmen. 
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6)  Man  lieat  die  Temperatur  ■O'i  ab,  nimmt  den  Zeiger  etc.  ab 
und  dreht  ca.  200  mal  mit  derselben  Geschwindigkeit  wie  bei  5). 

7)  Man  liest  die  Temperatur  &^  ab. 

6)  Man  setzt  den  Apparat  zusammen  und  liest  die  Temperatur 
ab:  (j. 

9)  Man  dreht  stetig  so,  dass  das  Ende  des  Hebelarmes  in  Ruhe 
bleibt,  resp.  zwischen  «i  und  «a  spielt,  bis  die  Temperatur  um  ca.  4* 
gestiegen  ist.     Man  liest  die  Tempera- 

tur  ab:  ^. 

10)  Man  liest  die  Zahl  der  Um- 
drehungen ab:  n. 

1 1)  Man  entfernt  wieder  den  Hebel, 
liest  die  Temperatur  ab:  #',,  macht 
200  Umdrehungen ,  liest  wieder  die 
Temperatur  ab:  &'j. 

12)  Man  misst  die  Länge  des 
Hebelarmes  h 

13)  Man  bestimmt  die  Reibnng  der 
Kolle  in  der  oben  angegebenen  Weise; 
sie  sei  P'. 

Die  Messungen  6),  7)  und  11) 
dienen  dazu,  die  Correction  für  Strah- 
lung und  Leitung  zu  ermitteln. 

Berechnung.  Zur  Berechnung  der  an  dem  Puluj'schen  Appa- 
rate Terbrauchten  Arbeit  nehmen  wir  der  Einfachheit  wegen  zunächst 
an,  dass  die  sich  reibenden  Flächen  Cylinder  mit  dem  Radius  r  sind; 
der  an  dem  Hebelarm  r  wirkenden  Reibung  wird  durch  eine  Kraft 
P  -|-  P'  im  Abstände  l  das  Gleichgewicht  gehalten,  die  Reibung  ist  also: 
(P  +  P')  .  l/r. 

Da  bei  einer  Umdrehung  sich  die  Angriffspunkte  der  Reibung  an 
den  einzelnen  Stellen  der  Oberfläche  um  2nr  fortbewegen,  so  ist  die 
bei  einer  Umdrehung  verbrauchte  Arbeit 

Ai  =  2ar(P  +  P')  .  l/r  =  2x(P  +  P')}, 
und  bei  n  Umdrehungen : 

A„  =  2n7t(P  +  P')l 

Dasselbe  Resultat  erhält  man  für  beliebige  reibende  Flächen,  denn 
aus  der  Ekidformel  fällt  r  heraus. 

Zur  Bestimmung  der  erzeugten  Wärmemenge  müssen  wir  den 
Wasserwerth  des  Apparates  kennen. 

Bei  dem  Christiansen'schen  Apparat  ist  W),  wenn  y  ^  0,094 

')  Bei  dem  Fuluj'achen  Apparat  ergiebt  sieb  ein  analoger Werth,  wenn 
p  das  GewicM  de«  Queckailberi  im  Stahlcylinder  ist; 
W  =  0,1138  M  •{•  p.  0,0333  -f  10. 
'Wiedemtnn-Ebeil,  Praktifcuin.  I3 
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die  specifische  Wärme  des  Messings  und  M  das  Gewicht  der  Messing- 

theile  ist: 

W=  0,094  Jf+  q.  +  w. 

Die  direct  beobachtete  Temperaturerhöhung  T  =  t^  —  ^i  ist  für 
Strahlung  und  Leitung  zu  corrigiren. 

Die  Correction  ^  ist  für  die  w  Umdrehungen : 

^  =  2^5  ■  '/«^^^  -»,  +  &',-  »\). 

Die  erzeugte  Wärmemenge  ist  Q  =  W ,  (T  -\-  ^). 

Ist  J  das  mechanische  Wärmeäquivalent,  so  wird  J  ,  Q  •=^  An : 

J ,  W.  (T  +  ^)z=  2n7t(F  +  P')  .1 

_2n7C{P  +  F')l 

W.  (T  +J) 

Beispiel:  Mit  dem  Christiansen' sehen  Apparat  Pi  =  50gr.  5=10,5, 
also  P  =  60,5  gr.  M  z=  891  gr.  3  =  400  gr.  ti  =  19,05®.  «2  =  21,35®. 
n  =  5154.  Z  =  25cm.  P'  =  l,5gr.  m;  =  0,35.  Tr=  484,1.  r=2,3®.  J  =  0,03®. 
J"  =  44  470  cm.gt  =  444,7  m.gr. 


IK.  Specifische  Wärme  der  Gase. 

Gebraucht  wird:  Apparatnach  Clement  und  De sormes;  DrechseT- 
sehe  Flascbe  mit  Schwefelsäure ;  Schwefelsäuremanometer ;  K  un  d t*  sehe  Bohre i 
Fig.  81;  Kipp 'scher  Apparat  für  Kohlensäure  und  Wasserstoff. 

Definitionen.     Bei  den  Gasen  hat  man  zu  unterscheiden: 

a)  Specifische  Wärme  bei  constantem  Drucke  Cp,  d.  i.  die- 
jenige Wärmemenge,  welche  man  der  Gewichtseinheit  eines  Gaseti  zu- 
führen muss,  um  dieselbe  um  einen  Grad  zu  erwärmen,  wenn  der  Druck 
des  Gases  unverändert  bleibt,  das  Gas  sich  also  ausdehnt. 

b)  Specifische  Wärme  bei  constantemVolumen  Cv,  d.  i.  die- 
jenige Wärmemenge,  welche  man  der  Gewichtseinheit  eines  Gases  zu- 
führen muss,  um  dasselbe  um  einen  Grad  zu  erwärmen,  wenn  sich 
dabei  nicht  das  Volumen,  wohl  aber  der  Druck  ändert. 

Die  Bestimmung  der  specifischen  Wärme  Cp  bei  constantem 
Druck  lässt  sich  z.  B.  nach  der  Miscbungsmethode  in  folgender  Weise 
durchführen.  Gemessene  Volumina  des  Gases  werden  aus  einem  Gaso- 
meter durch  ein  in  einem  erwärmten  Bade  befindliches  Rohr  geleitet, 
und  dadurch  auf  eine  bestimmte  Temperatur  erhitzt,  und  dann  durch 
ein  zweites,  in  einem  Calorimeter  liegendes  Böhrensystem  geführt,  wo 
sie  ihre  Wärme  abgeben.  Unter  Berücksichtigung  der  vom  Erwärmungs- 
apparate durch  Leitung  an  das  Calorimeter  übergegangenen  Wärme, 
der  Wärmeabgabe  des  Calorimeters  nach  aussen  u.  s.  f.,  berechnet  man 
die  specifische  Wärme  für  das  Gas  ganz  ähnlich  wie  für  feste  und  flüssige 
Körper  bei  der  Mischungsmethode. 

Statt  die  specifische  Wärme  c^  bei  constantem  Volumen 
direct  zu  bestimmen,  misst  man  das  Verhältniss  k  =  Cp/Cv  der  beiden 
specifischen  Wärmen  und  berechnet  daraus  und  aus  Cp  :  c^  =  Cp/k, 

1.  Bestimmung  desVerhältnisses  der  beiden  specifischen 
Wärmen  nach  Clement  und  Desormes. 

Princip.  Man  comprimirt  in  einem  Gefässe  eine  gewisse  Menge 
Gas  und  lässt  dasselbe  die  Temperatur  t  der  Umgebung  annehmen; 
dann  öffnet  man  für  einen  Augenblick  das  Gefäss,  so  dass  der  Druck 
der  Atmosphäre  und  des  Gases  sich  völlig  ausgleicht.  Dabei  dehnt 
sich  das  Gas  aus  und  kühlt  sich  ab,  da  es  eine  Arbeit  leistet,  denn  es 

13* 
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drängt  bei  seiner  Ausdehnung  die  umgebende  Luft  zurück.  Man  schliesst 
das  Gefass  wieder  und  lässt  das  Gas  sieb  bis  auf  die  Umgebungs- 
temperatur erwärmen,  dabei  steigt  der  Druck. 

Ist  h  der  Druck  des  comprimirten  Gases  von  der  Temperatur  t^ 
h!  der  des  Gases  nach  der  Ausdehnung,  wenn  es  wieder  die  Temperatur  t 
angenommen  hat,  so  ist  angenähert: 

Ä  =  CpjCv  =  h/{h  —  h!), 

Apparat.  In  die  drei  Tubuli  einer  grossen,  wenigstens  10  Liter 
fassenden  Glasflasche  (Schwefelsäureballon  in  Strohkorb)  sind  luftdicht 
eingesetzt :  1)  ein  weit  durchbohrter  Hahn  Hi ;  2)  ein  zu  einem  Schwefel- 
säuremanometer führendes  Rohr;  3)  ein  Hahn  S2,  der  unter  Zwischen- 
schaltung einer  mit  Schwefelsäure  gefüllten  Drech  sei 'sehen  Trocken - 
flasche  mit  der  Luft  communicirt. 

Uebung«  1)  Man  schliesst  Hi ,  öffnet  H^ ,  presst  durch  die 
Drechsel'sche  Flasche  trockene  Luft  in  die  grosse  Flasche  und 
schliesst  Hi» 

2)  Man  wartet,  bis  das  Manometer  einen  constanten  Druck  anzeigt 
und  liest  die  Stellung  der  oberen  und  unteren  Kuppe  der  Flüssigkeits- 
säule in  dem  Schwefelsäuremanometer  ab:  ho  und  hu* 

3)  Man  öffnet  und  schliesst  rasch  den  Hahn  H^. 

4)  Das  Manometer  sinkt  erst  und  steigt  dann  nach  dem  Schliessen 
erst  schnell,  dann  langsamer;  sowie  seine  Stellung  constant  geworden 
ist,  liest  man  ab:  Ä'o  und  h'w 

Dann  sind,  wenn  d  die  Dichte  der  Schwefelsäure  ist,  die  auf  Wasser 
bezogenen  Druckje: 

h  =  (ho  —  hu).d  h'  =  (h'o  —  h'u)*d 

, ho  —  hu 

""  (ho  -  hu)  -  (h'o  -  h'u) ' 

Beispiel.  äo=508,  ä«  =  41  mm ,  ä  =  467.  ä'o  =  326 ,  ä'm  =  225^ 
ä'  =  101.  k  =  467/366  =  1,29.  Wenn  man  alle  Wärmeverluste  vermeidea 
könnte,  würde  man  etwa  1,41  erhalten.  Dies  ist  in  um  so  höherem  Maasse 
möglich,  je  grösser  der  das  Gas  enthaltende  Baum  ist;  man  hat  mit  sehr 
grossen  Gefässen  in  der  That  k  =  1,41  gefunden. 

2.  Bestimmung  desVerhältnisses  der  specifischenWärmen 
durch  die  Schallgeschwindigkeit. 

Princip.  Ist  i*  die  Schallgeschwindigkeit  in  einem  Gase,  p  der 
Druck  des  Gases,  d  seine  Dichte  und  g  die  Beschleunigung  durch  die 
Schwere,  so  ist 


u 


= Vf  *• 


Bestimmt  man  u  für  ein  Gas  in  cm/sec.  (etwa  mit  Hülfe  der  Kund t'- 

Bchen  Röhren,  S.  131),  kennt  man  femer  d  und  g  (==:  981  cm/sec. 5),  so 

kann  man  k  berechnen: 

Je  z=z  u^d/gp. 
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Beziehen  sich  die^  Grössen  u! p' d!V  auf  ein  anderes  Gas,  so  ist: 


Untersucht  man  beide  Gase  bei  demselben  Drucke  (i>=i)')»  so  ist: 

Nun  ist  u  =  ;er  .  2  {  (vergl.  S.  131),.  wenn  z  die  Schwingungszahl 
eines  Tones,  l  der  Abstand  zweier  Knoten  in  einer  mit  dem  Gase  ge- 
füllten Eun dt* sehen  Röhre  ist;  also 

l  u  ,  d'V^ 

-7  =  —T     oder     k  =  k  -prr  • 

Für  Luft  ist  k  =  1,41,  man  kann  also  k*  für  irgend  ein  Gas  mit 
Hülfe  der  Staubfigaren  in  einer  Eun dt* sehen  Röhre  bestimmen. 

Uebiing.    1)  Man  bestimmt  in  der  auf  S.  131  angegebenen  Weise 
mit  Hülfe  der  Eun dt' sehen  Röhre  l  und  V  für  Luft  und  Eohlensäure. 
2)  Man  berechnet  k'  für  Eohlensäure,  dabei  ist  e2'  :  c2  =  1,53. 

Beispiel:  V  =  4,528,  l  =  5,948;  danach  ist  ä'  =  1,25. 

Ist  nach  den  besprochenen  Methoden  das  Yerhältniss  Cp/Cf,  der 
speeifischen  Wärmen  bei  constantem  Druck  und  constantem  Volumen 
und  die  specifische  Wärme  bei  constantem  Druck  Cp  ermittelt,  so  ergiebt 
sich  daraus  auch  diejenige  c^,  bei  constantem  Volumen. 

Für  Luft  ist  z.  B.  Cp  =  0,237,  c^/Cv  =  1,41;  also  c^  =  0,168. 

Allgemeines. 

1.  Bei  den  unter  1)  ausgeführten  Bestimmungen  ist  vorausgesetzt, 
dass  der  Ausgleich  der  inneren  und  äusseren  Drucke  so  schnell  vor 
sich  geht,  dass  weder  Wärme  von  aussen  dem  Gase  zugeführt,  noch 
von  diesem  nach  aussen  abgegeben  wird.  Man  nennt  eine  derartige 
Zustandsänderung  eine  adiabatische. 

2.  Erwärmen  wir  ein  Gas  bei  constantem  Volumen,  so  dient  die 
zugeführte  Wärmemenge  nur  dazu,  die  Energie  der  Molecularbewegung 
entsprechend  der  Temperatursteigerung  zu  vergrössern;  erwärmen  wir 
das  Gas  bei  constantem  Drucke,  wobei  es  sich  ausdehnt,  so  muss  noch 
eine  äussere  Arbeit  a  geleistet  werden,  da  der  Angriffspunkt  des 
Atmosphären druckes  zurückgeschoben  werden  muss;  der  Unterschied 
der  beiden  specifischen  Wärmen  Cp  —  Cv  ist  die  Wärmemenge,  welche 
der  Arbeit  a  entspricht,  welche  1  gr  eines  Gases  bei  der  Ausdehnung 
durch  die  Erwärmung  um  1^  leistet.  Ist  J  das  mechanische  Wärme- 
äquivalent, d.  h.  die  Arbeit  (vergl.  S.  190)  in  MetergrÄmmen ,  welche 
einer  kleinen  Calorie  entspricht,  so  ist: 

J(Cp  —  Cv)  =  a. 
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Die  Grösse  a  berechnet  sich  folgend^rmaassen  (vgl.  auch  die  Aus- 
führungen S.  208):  Ein  Liter  Luft  wiegt  1,293  gr;  ein  Gramm  Luft 
nimmt  also  ein  Volumen  von  1/1,293  cbdm  ein;  einen  Cylinder  von 
1  qdcm  Basis  erfüllt  es  also  bis  auf  eine  Höhe  von  1/1,293  dm.  In 
dieser  Höhe  sei  der  Cylinder  durch  einen  gewichtslosen  Stempel  ab- 
geschlossen, auf  dem  der  Atmosphärendruck  mit  dem  Gewichte  von 
7,6  Liter  Quecksilber  =  7,6  .  1000  .  13,6  =  103  360  gr  lastet.  Beim 
Erwärmen  um  \^  dehnt  sich  die  Luft  um  1/273  ihres  Volumens  bei  0® 
aus,  der  Stempel  wird  also  um  Vi,293  •  V273  d™  =  ö»ö002832m  gehoben. 
Dabei  wird  eine  Arbeit  geleistet  von  a  =  103  360  .  0,0002832 
=  29,28  Metergrammen.  Andererseits  ist:  Cp  —  Cv  =  0,237  —  0,168 
=  0,069,  also  /=  29,28/0,069  =  424,4  Metergrammen.  Einer  kleinen 
Calorie  entspräche  alsp  eine  Arbeit  von  424,4  Metergrammen,  genauer 
von  427  Metergrammen  (vgl.  S.  190),  einer  grossen  Calorie  eine  solche 
von  427  Meterkilogrammen.  Auf  diese  Weise  hat  Robert  Mayer 
(1842)  zuerst  das  mechanische  Wärmeäquivalent  aus  den  damals  freilich 
noch  unvollkommen  bestimviten  Daten  berechnet. 

3.  Die  Molecüle  der  Gase  besitzen  einerseits  eine  translatorische 
Bewegung  ihrer  Schwerpunkte,  andererseits  eine  rotatorische  und  oscilla- 
torische  Bewegung  ihrer  einzelnen  Atome.  Aus  dem  Verhältnisse  der 
beiden  specifischen  Wärmen  Cp/'c^  ergiebt  sich  nach  Clausius  das 
Verhältniss  der  Energie  der  translatorischen  Bewegung  Vu  zu  der  ge- 
sammten  Energie   V: 

F„  _  3  /c,  \ 

Ist  die  gesammte  Energie  der  Molecüle  eine  translatorische,  rotiren 
und  oscilliren  dieselben  also  nicht,  oder  ist  die  Energie  der  oscillatori- 
schen  Energie  gegenüber  deijenigen  der  translatorischen  verschwindend 
klein,  wie  dies  bei  den  Molecülen  der  einatomigen  Gase  der  Fall  ist, 
so  ist: 

Vu  =  F,     also     Vn/V=  1     und     Cp/c^  =  1,66. 

Kundt  und  War  bürg  haben  in  der  That  Cp/Cy  =1,66  bei  dem 
einatomigen  Quecksilberdampf  gefunden. 

Sind  die  Molecüle  der  Gase  aus  mehreren  Atomen  zusammengesetzt, 
80  ist  stets  neben  der  translatorischen  Energie  rotatorische  und  oscilla- 
torische  in  beträchtlichem  Maasse  vorhanden,  es  ist  Vu<.  F,  Vu/V<C  1 
und  Cp/Cp  <  1,66.  Bei  Stickstoff,  Sauerstoff,  Wasserstoff  ist  Cp/Cv^=  1,41, 
Fm/F=  0,62.  Je  complicirter  die  Molecüle  sind,  je  mehr  Atome  die- 
selben enthalten,  um  so  kleiner  ist  im  Allgemeinen  Cp/Cv,  ein  um  so 
grösserer  Bruchtheil  der  Gasammtenergie  kommt  auf  die  rotatorische 
und  oscillatorische  Energie;  so  ist  für  CO2  Cp/Cv=  1,29,  FM/r=0,43. 


X.   Schmelzwärme  nnd  Lösungswärme. 

1.    Schmelzwärme. 

Gebraucht  wird:  Korbruhrer  (Fig.  111);  Calorimeter;  WaBsermantel 
(Fig.  105);  Eis  in  einer  grösseren  Beibschale;  gröbere  Waage  mit  Gewichten. 

Princip.  Bei  dem  Uebergange  eines  Grammes  eines  Körpers  aus 
dem  festen  in  den  flüssigen  Aggregatzustand  (yergl.  S.  147)  bei  dem 
Schmelzpunkte  T  wird  eine  Wärmemenge  verbraucht ;  sie  kommt  nicht 
in  einer  Erhöhung  der  Temperatur  zum  Ausdruck,  sie  wird  latent  und 
heisst  daher  die  latente  Schmelzwärme  L,  Die  Schmelzwärme  ist 
gleich  der  Erstarrungswärme,  welche  beim  Erstarren  frei  wird. 

Die  moleculare  Schmelzwärme  ist  diejenige,  welche  beim 
Schmelzen  des  Moleculargewichtes  (S.  6)  verbraucht  wird. 

a)  Bestimmung  der  Schmelzwärme.  Man  kühlt  ein  Gewicht 
P  des  untersuchten  Körpers  auf  eine  unter  der  Schmelztemperatur  T 
gelegene  Temperatur  Tj  ab  und  bringt  ihn  in  ein  Calorimeter,  dessen 
Anfangstemperatur  to  ist,  die  über  der  Schmelztemperatur  liegt,  und 
welches  eine  solche  Menge  Flüssigkeit  enthält,  dass  bei  dem  Schmelzen 
des  Körpers  die  Temperatur  nicht  bis  zu  der  Schmelztemperatur  sinkt 
Ist  die  Endtemperatur  des  Calorimeters  t  und  ist  Cj  die  specifische 
Wärme  der  flüssigen  Substanz,  c  die  der  festen,  Wj  der  Wasserwerth 
des  Gefässes,  in  dem  sich  der  zu  untersuchende  Körper  befindet,  w  der 
des  Calorimeters,  TFdas  Gewicht  der  Flüssigkeit  in  demselben,  Cq  ihre 
specifische  Wärme,  so  ist,  falls  wir  die  Strahlung  etc.  vernachlässigen: 

und: 

P 

Dem  Einflüsse  der  Strahlung  wird  durch  Correction  der  End- 
temperatur t  in  der  S.  181  angegebenen  Weise  Rechnung  getragen. 

Die  Endtemperatur  t  darf  nicht  tief  unter  derjenigen  der  Umgebung 
liegen ,  da  sich  sonst  auf  dem  Calorimeter  Wasserdampf  niederschlägt, 
wodurch  demselben  beträchtliche  Wärmemengen  zugeführt  werden. 

b)  Bestimmung  der  Erstarrungswärme.  Man  erhitzt  den 
Körper  bis  zu  der  Temperatur  Tj',  welche  über  der  Schmelztemperatur  T 
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liegt,  bringt  ihn  in  ein  Calorimeter,  dessen  Temperatur  unter  T  liegt, 
und  lässt  ihn  in  demselben  erstarren.     Dann  ist: 

(TF(^  +  w)(f-t,)  =  «Pi (Ti  -t)  ->rPW (Ti'-  T)  +  i  +  e{T-t)\, 
und 

L- 

1.    Latente  Schmelzwärme  des  Eises. 

Apparat.   Zur  Aufnahme  des  zerkleinerten  Eises  dient  ein  Korb- 
rührer,  Fig.  111.     Der  aus  Messinggaze  gefertigte,  4cm  hohe,  ^^j^cm. 
Fig.  111.       weite  Korb  ist  oben  durch  einen  Deckel  a  aus  Drahtgaze 
verschliessbar.     An  einer  Seite  ist  der  Korb  etwas  ein- 
'  gebogen,  so  dass  das  Thermometer  neben  ihm  im  Calori- 
meter Platz  hat.     Der  Korb  ist  an  einen  20  cm  langen 
Messingdraht  gelöthet  und  dient  gleichzeitig  als  Rührer. 
Das  Calorimeter  ist  ein  9  cm  hoher,  5  cm  weiter  Cylinder 
aus    vernickeltem    Messingblech    (Wassermantel,     wie 
Fig.  105). 

Uebung.    1)  Man  bestimmt  das  Gewicht  des  Calori- 
meters   allein:  j),  und  des  Rührers:  j^i;    dann   ist  der 
I  Wasserwerth  des  Calorimeters  w^=jß6^  der  des  Rührers 

I^H  2)  Gewicht  des  etwa  zur  Hälfte  mit  Wasser  gefüllten 

^^^8^^^^    Calorimeters  j?'. 
^^^^^^^  3)  Gewicht  des  Wassers  W  =  p'  —  jp. 

4)  Der  Rührer  wird  mit  so  viel  abgetrockneten  Eisstücken  gefüllt, 
dass  die  Temperatur  des  Calorimeters  nicht  zu  tief  sinkt  (1  gr  Eis  er- 
niedrigt, da  seine  Schmelzwärme  ca.  80  cal.  ist,  beim  Schmelzen  die  Tem- 
peratur von  etwa  80  gr  Wasser  um  1  ®).  Die  -Temperatur  des  Calori- 
meters wird  durch  Erwärmen  etwas  erhöht;  sie  sei  fo« 

5)  Der  Rührer  wird  in  das  Calorimeter  geführt;  unter  beständigem 
Rühren  schmilzt  das  Eis,  dessen  Temperatur  im  Momente  des  Hinein- 
bringens Ti  =  T  =  0^  ist:  die  Temperatur  sinkt.  Sowie  Stillstand 
eintritt,  liest  man  ab:  Endtemperatur  t 

6)  Man  wägt  das  Calorimeter  mit  Rührer,  Wasser  und  geschmolzenem 
Eis,  Gewicht  p",  dann  ist  das  Gewicht  des  Eises  P  =  p"  —  jjj  —  j?'. 

Da  für  Wasser  Cq  =  Ci  =  1  ist,  so  ist: 

L  =  {(T^  +  w)  (to  —  0  —  «^1^  —  ^t}/F. 

Beispiel:  p  =  12,7;  tr  =  1,0;  Pi  =  23,2;  tri  =  2,0;  p'  =  218,9; 
W  =  206,2  gr;  f©  =  ^M;  t  =  12,7;  /'  —  250,2;  P  =  8,1  gr;  L  =  78,8. 

2.    Latente  Schmelzwärme  des  Benzols. 

Apparat.  Andere  Substanzen  als  Eis  bringt  man  in  dünnwandige 
Glaskölbchen  (vgl.  specifische  Wärme  der  Flüssigkeiten  S.  183),  erhitzt 
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dieselben  bei  der  Bestimmung  der  latenten  Erstarrungswärme  bis  zum 
Schmelzen  der  Substanz  und  taucht  sie  dann  in  das  Calorimeter.  Sollte 
die  geschmolzene  Substanz  in  Folge  von  Ueberschmelzung  (S.  148) 
nicht  im  Calorimeter  erstarren,  so  wirft  man  ein  Kömchen  derselben 
im  festen  Zustande  hinein.  Um  die  Substanzen  zur  Bestimmung  der 
Schmelzwärme  in  den  festen  Zustand  überzuführen,  setzt  man  die  mit 
ihnen  gefüllten  Glaskölbchen  in  ein  Glas  mit  Alkohol,  das  sich  in  Eis 
oder  in  einer  Eältemischung  befindet.  In  den  Alkohol  taucht  ein  Thermo- 
meter. 

Uebiing.  1)  Ein  mit  Benzol  gefülltes,  zugeschmolzenes  Glaskölbchen 
(Wasserwerth  «;]),  welches  eine  Benzolmenge  vom  Gewicht  P  enthält, 
wird  in  einer  Eiswassermischung  bis  auf  0^  abgekühlt  und  dadurch 
das  Benzol  zum  Erstarren  gebracht  (Erstarrungstemperatur  T=  4,4^). 

2)  Man  bringt  das  schnell  getrocknete  Gefass  in  das  Calorimeter 
und  verfahrt  wie  oben. 

Hier  ist  Co  =  1;  Ti  =  0;  T  =  4,4;  c  =  0,5;  Cj  =  0,42  und 

L={(W+  w)  (to  ^t)  —  wJ^F[cT+c^(t—  T)]}/F. 

Beispiel:  P=5,795gr;  wi  =  0,36;  fo  =  lM;  *  =  14,4;  W  +  w 
=  103,3  gr;  L  =  28,4. 

2.    Lösungswärme. 

Gebraucht  wird:  Korbr ährer  (Fig.  111),  Calorimeter,  Wassermantel 
(Fig.  105);  ein  feineres  Thermometer;  Waage;  Kochsalz  (specifische  Wärme 
einer  20  proc.  Lösung  =  0,861  ;  Aenderung  pro  Procent  —  0,005);  Salmiak 
(specifische  Wärme  einer  15  proc.  Lösung  =  0,890;  Aenderung  pro  Procent 
—  0,005). 

Lösungswärme  ist  diejenige  Wärmemenge,  welche  verbraucht 
oder  entwickelt  wird,  wenn  die  Gewichtseinheit  irgend  eines  Körpers 
in  eine  Lösung  von  bestimmter  Concentration  übergeführt  wird.  Die 
^moleculare  Lösungs wärme"  ist  diejenige  Wärmemenge,  welche 
verbraucht  oder  entwickelt  wird,  wenn  das  Moleculargewicht  des 
Körpers  in  Grammen  (vergl.  S.  6)  gelöst  wird. 

Wir  betrachten  zunächst  nur  die  Fälle,  wo  bei  dem  Lösungs- 
processe  keine  Hydratbildung  anzunehmen  ist. 

Princip.  Man  löst  eine  abgewogene  Menge  des  Körpers  in  einer 
abgewogenen  Menge  des  in  einem  Calorimeter  mit  Thermometer  ent- 
haltenen Lösungsmittels  von  gleicher  Temperatur  wie  der  Körper  und 
beobachtet  die  eintretende  Aenderung  der  Temperatur.  Aus  derselben 
ergiebt  sich  die  Anzahl  der  verbrauchten  oder  entwickelten  Calorien; 
die  specifische  Wärme  der  entstandenen  Lösung  wird  dabei  als  bekannt 
angesehen;  statt  ihrer  kann  man  bei  sehr  verdünnten  Lösungen  die 
specifische  Wärme  des  Lösungsmittels  benutzen. 

Ist  q  die  Lösungswärme,  p  das  Gewicht  der  gelösten  Substanz, 
P  das  Gewicht  des  Lösungsmittels,  also  P  -{-  p  das  Gewicht  der  resul- 
tirenden  Lösung,  c  deren  specifische  Wärme,  w  der  Wasserwerth  von 


202  Lösungswärme. 

Calorimeter  und  Thermometer  zusammen,  ^o  die  Anfangstemperatur, 
t  die  Endtemperatur,  so  ist  [(P  -{-  p)  c  -^  w~\  (t  —  to)  die  erzeugte 
(wenn  dieser  Ausdruck  positiv) ,  resp.  die  verbrauchte  Wärmemenge 
(wenn  er  negativ  ist),  also  die  Lösungswärme: 

und  die  moleculare  Lösungswärme: 

Q  =  M{[(P  +  p)c  +  w]  (t  -  t,)]lp. 

Apparat.     Wie  bei  Bestimmung  der  Schmelzwärme  des  Eises. 

Uebuiig.  1)  Man  wägt  das  Calorimeter  mit  dem  korbförmigen 
Rührer;  Gewicht  j)';  Wasserwerth:  w*  =jp'ö. 

2)  Man  wägt  den  Rührer;  Gewicht  jjj. 

3)  Man  bringt  in  das  Calorimetergefäss  eine  bestimmte  Quantität 
Wasser  P,  z.  B.  100  gr. 

4)  Man  stellt  das  Calorimeter  in  den  Calorimetermantel,  senkt  das 
Thermometer  ein  und  deckt'  das  Ganze  zu. 

5)  Während  das  Calorimeter  die  Temperatur  seiner  Umgebung 
annimmt,  schüttet  man  eine  gewisse  Salzmenge  locker  in  den  Korb- 
rührer  ;  Gewicht  des  Rührers  mit  Salz  p.^ ,  also  Gewicht  des  Salzes : 

6)  Man  stellt  den  gefüllten  Rührer  eine  Zeit  lang  neben  das 
Calorimeter  in  den  Wassermantel,  damit  er  die  gleiche  Temperatur  wie 
dieses  annimmt.     Man  liest  die  Temperatur  ab:  ^o« 

7)  Man  senkt  den  Rührer  in  das  Calorimeter  ein;  unter  fort- 
währendem Rühren  beobachtet  man  den  Gang  des  Thermometers.  Sowie 
sich  alles  Salz  gelöst  hat,  bleibt  die  Temperatur  eine  Zeit  constant: 
Endtemperatur  t  ^)  (vergL  hierzu  S.  181). 

Bemerkung.  Bei  hygroskopischen  Salzen  berechnet  man  die 
gelöste  Salzmenge  erst  nach  der  Lösung  aus  der  Gewichtszunahme  des 
Calorimeters. 

Beispiel.  Salmiak  in  Wasser  gelöst:  j)'  =  39,2gr  (Messing),  w'  =  3,53; 
Pi  =  25,38,  P  =  100,00;  j>c^  —  39,39,  p  =  14,01  gr;  fo  =  15,70<>;  *  =  6,10. 
Ans  den  oben  (S.  201)  gegebenen  Zahlenwerthen  ergiebt  sich  die  spiBcifische 
Wärme  der  entstandenen  14proc.  Lösung  zu  0,895.  Der  Wasserwerth  d  des 
Thermometers  war  0,35.  Demnach  ist  der  Gesammtwasserwerth  des  Calori- 
meters w  =■  3,88.  Man  erhält  daher  für  die  Lösungswärme  g  =  —  72,6  cal. 
Da  M  =  53,5  ist,  so  ist  die  moleculare  Lösungswärme  Q  =  qM  =  —  72,6 
X  53,5  =  — 3884  Cal.  oder  —  3,9  Cal.   Bei  Kochsalz  ergab  sich  Q  =  — 1,2  Cal. 

Allgemeines.  Die  Lösungswärme  eines  festen  Körpers  setzt  sich  aus 
mehreren  Theilen  zusammen.  Statt  nämlich  den  Körper  direct  zu  lösen, 
können  wir  uns  vorstellen :  1)  derselbe  wurde  geschmolzen,  dann  werden 
2)  seine  Molecüle  auf  so  grosse  Abstände  gebracht,  wie  sie  zwischen 


^)  Bei  leicht  löslichen  Salzen  geht  der  Process  so  rasch  vor  sich,  dass 
eine  Correction  der  Endtemperatur  wegen  Strahlung  kaum  nöthig  ist. 
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ihnen  in  der  Lösung  vorhanden  sind,  darauf  werde  3)  das  Lösungs- 
mittel auf  das  grössere  oder  kleinere  Volumen  gebracht,  welches  es  in 
der  Lösung  einnimmt;  4)  werde  der  Körper  in  dem  Zustande  2)  mit 
dem  Lösungsmittel  im  Zustande  3)  gemischt.  Eventuell  sind  noch 
Dissociations-  und  lonitationswärmen  zu  beachten. 

Die  erste  Wärmemenge  entspricht  der  Schmelzwärme,  die  zweite 
bei  sehr  verdünnten  Lösungen,  bei  denen  die  Abstände  der  Molecüle 
gross  sind ,  der  Yerdampfungswärme ,  die  dritte  ist  die  Ausdehnungs- 
wärme des  Lösungsmittels,  die  vierte  stellt  die  bei  der  Verbindung  von 
gelöstem  und  lösendem  Körper  frei  werdende  Wärmemenge  dar.  Beim 
Mischen  einer  Flüssigkeit  mit  einer  anderen  fällt  die  Schmelzwärme 
fort.  Von  allen  diesen  thermischen  Processen  wissen  wir  nur  sehr 
wenig,  woraus  sich  erklärt,  dass  noch  keine  einfachen  Beziehungen 
zwischen  den  Lösungswärmen  der  verschiedenen  Körper  gefunden 
wurden. 
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Gebraucht  wird:  Calorimeter  mit  Rubrer  (Fig.  112);  Thermometer; 
Kolben  mit  Dreifuss,  Drahtnetz  und  einem  Bansenbrenner,  einem  Yerbindungs- 
rohr,  Gestell  mit  Schirm  und  Tischchen;  grössere  Waage  mit  grösserem 
Gewichtssatze;  Spritzflasche  mit  Wasser;  Aethylalkohol. 

Einleitung.  Um  die  Gewichtseinheit  einer  Flüssigkeit  bei  ihrer 
Siedetemperatur  in  Dampf  zu  verwandeln,  muss  man  ihr  eine  bestimmte 
Wärmemenge  zuführen:  die  latente  Verdampfungswärme;  dieselbe 
hängt  in  hohem  Grade  von  der  Temperatur  und  dem  Druck  ab,  bei 
den«n  die  Verdampfung  stattfindet.  Der  entstandene  Dampf  hat  die 
gleiche  Temperatur  wie  die  verdampfende  Flüssigkeit ;  bei  fortgesetzter 
Wärmezufuhr  tritt  also  keine  Temperatursteigerung  der  Flüssigkeit  ein, 
ehe  dieselbe  nicht  vollkommen  verdampft  ist.  Molecul'are  Ver- 
dampfungswärme ist  diejenige  Wärmemenge,  welche  man  braucht, 
um  das  in  Grammen  ausgedrückte  Moleculargewicht  (vergl.  S.  6)  des 
Körpers  zu  verdampfen. 

« 

Princip.  Wir  führen  p  gr  Flüssigkeit  von  der  Temperatur  t 
dadurch  in  den  Dampfzustand  über,  dass  wir  sie  zunächst  auf  ihre 
Siedetemperatur  T  erhitzen;  dazu  brauchen  wir  die  Wärmemenge 
pc{T — <),  wo  c  die  mittlere  specifische  Wärme  der  Flüssigkeit  zwischen 
den  Temperaturen  T  und  t  ist.  Dann  verwandeln  wir  sie  in  Dampf 
von  der  Temperatur  T  durch  weitere  Wärmezufuhr.  Ist  L  die  latente 
Dampfwärme,  so  brauchen  wir  zur  Verdampfung  der  pgr  pL  cal.  Im 
Ganzen  müssen  wir  also 

pc(T  ^  t)  +  pL  cal. 

zuführen.  Die  gleiche  Wärmemenge  wird  abgegeben,  wenn  sich  jpgr 
Dampf  condensiren  und  die  gebildete  Flüssigkeit  sich  auf  t^  abkühlt. 
Leiten  wir  daher  die  Dampfmenge  jp  in  ein  Calorimeter  von  dem 
Wasserwerthe  w,  in  welchem  sich  die  Wassermenge  W  befindet  und 
dessen  Anfangstemperatur  ^o  ist,  und  finden  wir  eine  Temperatur- 
erhöhung bis  auf  i,  so  ist  t  die  Endtemperatur  der  sich  aus  dem  Dampf 
bildenden  Flüssigkeit  und  es  ist: 

iW+  w)  (t  -  to)=p[ciT  -t)  +  L]. 
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Dem  WärmeTerlost  durch  Strahlnng  vährend  des  Versuches  musa 
BechnuDg  getragen  werden.  Entspricht  derselbe  einer  Temperatur- 
erniedrigung  S,  so  ist  die  latente  Dampfwärme  L: 

_^^(^W  +  ic)  jt  -  to  -\-  S)  —  pcjT  -  t) 
P 
Apparat.    Das  Calorimeter  A,  Fig.  112  (nach  Schiff),  besteht 
ans  einem  ca.  10  cm  weiten,  cylindrischen  UessinggefäsB,  dessen  Deckel 
Fig.  112. 


fünffach  durchbohrt  ist.  Die  mittlere,  mit  einem  kurzen  Halse  versehene 
Oeffnung  a  dient  zur  Aufnahme  des  Thermometers,  in  einer  seitlichen 
Oeffnuug  mündet  das  Schlangenrohr  b,  welches  in  einem  ringförmigen 
Kasten  c  endet,  von  dem  nach  der  Oefihung  e  das  Rohr  /  senkrecht 
emporgeht.  Zwischen  6c  und  dem  Thermometer  bewegt  sich  ein  ring- 
förmiger Kührer  d,  dessen  zwei  Träger  durch  die  der  Mitte  nächsten 
beiden  OefTnusgen  des  Deckels  gehen. 
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In  die  Mündung  des  Schlangenrohres  wird  mittelst  eines  Kork- 
stopfens ep  Eniestück  g  eingesetzt.  In  dasselbe  reicht  das  Röhrchen  h 
bis  nahe  an  das  obere  Ende  hinein.  Dadurch  wird  vermieden,  dass  die 
zwischen  Yerdampfungsgefass  und  Calorimeter  condensirte  Flüssig- 
keit in  das  Calorimeter  hinabläuft;  es  tritt  so  nur  Dampf  in  das- 
selbe ein. 

Die  Flüssigkeit  wird  in  einem  Glaskolben  K  von  ca.  100  cbcm 
Inhalt  erwärmt.  Der  Dampf  wird  durch  das  Glasrohr  G  fortgeleitet; 
dasselbe  ist  mit  Watte  umwickelt  und  durch  das  blanke  Metallrohr  M 
geschoben.  Ein  doppelter,  beiderseitig  mit  Stanniol  beklebter  Schirm 
hält  die  Wärmestrahlung  des  Kolbens  vom  Calorimeter  ab.  Dieses 
wird  ausserdem  zum  Schutze  gegen  Luftströmungen  mit  einem  18  cm 
weiten  Pappcylinder  umgeben  (beide  sind  nicht  in  der  Figur  gezeichnet). 
Der  Rührer  wird  durch  einen  über  die  Rolle  M  gelegten  Faden  vom 
Beobachter  in  Bewegung  gesetzt. 

Uebung.  1)  Man  wägt  das  Calorimeter  mit  Deckel,  aber  ohne 
Thermometer  und  Zuleitungsstück  g\  Gewicht j?'.  Ist  w"  der  Wasser- 
werth  des  Thermometers,  so  ist  p'<J  +  w"  "=  w  der  gesammte  Wasser- 
werth. 

2)  Man  wägt  das  Calorimeter  mit  dem  Thermometer:  Gewicht  jpi. 

3)  Man  füllt  das  Calorimeter  mit  Wasser  bis  etwa  1  cm  vom 
oberen  Rande;  Gewicht  mit  Thermometer:  jp2».also  die  im  Calorimeter 
enthaltene  Wassermenge:  W  =  jß^  — j)i. 

4)  Das  Thermometer  wird  in  das  Calorimeter  eingetaucht,  der 
Pappmantel  darüber  geschoben,  die  Verbindung  mit  dem  Erwärmungs- 
gefasse  durch  das  Kniestück  g  hergestellt  und  erhitzt.  Man  verfolgt 
den  Gang  des  Thermometers  und  schreibt  den  Stand  desselben  von 
Minute  zu  Minute  auf.  Eine  Zeit  lang  steigt  das  Thermometer  sehr 
langsam,  in  Folge  von  Wärmeübertragung  durch  Zuleitung,  ohne  dass 
Dampf  in  das  Calorimeter  einströmt;  sowie  aber  die  Flüssigkeit  so 
weit  erwärmt  ist,  dass  sich  hinreichende  Dampfmengen  entwickeln  und 
in  das  Calorimeter  hinübertreten,  steigt  die  Temperatur  schnell  an.  In 
diesem  Momente  liest  man  die  Temperatur  ab  und  benutzt  sie  als 
Anfangs temperatur  t^, 

5)  Der  Dampf  wird  so  lange  eingeleitet,  bis  die  Temperatur  des 
Calorimeters  um  10  bis  20^  gestiegen  ist  ^).  Dann  unterbricht  man 
die  Dampf entwickelung  und  liest  die  Endtemperatur  t  ab. 

6)  Man  liest  während  10  Minuten  am  Ende  jeder  Minute  die 
Temperatur  ab. 

7)  Man  nimmt  das  Calorimeter  vom   Stativ   und   bringt  es  mit 


^)  Wir  lassen  trotz  des  dadurch  'bedingten  grossen  Wärmeverlustes 
durch  Strahlung  die  Temperatur  so  hoch  steigen,  damit  einerseits  die  Menge 
des  übergegangenen  Dampfes  nicht  zu  klein  ausfalle  und  damit  andererseits 
gerade  der  Einfluss  der  Strahlung  recht  augenfällig  werde. 
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dem  Thermometer  auf  die  Waage;  Gewicht:  p^.     Also  ist  das  Gewicht 
des  condensirten  Dampfes :  jpj  —  p^  =  JP« 

Die  Uebung  wird  mit  Wasser  und  Alkohol  angestellt. 

Einfluss  der  Strahlung.  Während  sich  das  Calorimeter  über 
die  Temperatur  der  Umgebung  erwärmt,  erfahrt  es  fortwährend  einen 
Wärmeverlust,  der  um  so  grösser  ist,  je  höher  seine  Temperatur  über 
der  Temperatur  der  Umgebung  liegt  (s.  oben  S.  184). 

Die  Endtemperatur  t  würde  daher  eine  höhere  geworden  sein, 
wenn  die  Strahlung  nicht  vorhanden  gewesen  wäre,  man  muss  sie  also 
um  einen  Betrag  von  8^  vermehren.  Diese  Correction  d  erhält  man 
aus  den  Ablesungen  vor  und  nach  dem  Versuch. 

Der  Wärmeverlust  würde,  falls  keine  Wärmezufuhr  stattfände, 
eine  Abkühlung  des  erwärmten  Körpers  bewirken  und  wäre  dieser 
proportional.  Man  kann  die  Annahme  machen,  dass  er  in  gleichen 
Zeiten  dem  Temperaturüberschuss  des  erwärmten  Körpers  über  die 
Temperatur  der  Umgebung  proportional  ist.  Ist  z.  B.  a  die  Tempe- 
raturerniedrigung des  Körpers  in  einer  Minute  bei  einem  Temperatur- 
überschuss von  1®,  so  ist  er  bei  einem  Temperaturüberschuss  von  x^ 
gleich  ax.  Beobachten  wir  während  d'  Minuten  eine  Temperatur- 
erniedrigung von  y^j  während  der  Temperaturüberschuss  im  Mittel  x^ 
beträgt,  so  ist  die  mittlere  Temperaturemiedrigung  a  in  einer  Minute; 

a  =  y/d'  =  ax (1) 

Es  sei  tn  die  Temperatur  der  Umgebung,  t^  die  Temperatur  am 
Anfange  des  Versuches  zur  Zeit  £ii ,  te  diejenige  im  Momente  des  Ein- 
tretens von  Dampf  in  das  Calorimeter  zur  Zeit  je?2»  ^  ^®  Endtemperatur, 
bei  der  die  Dampfeinleitung  abgebrochen  wird,  zur  Zeit  ^j,  und  t'  die 
Temperatur  ungefähr  10  Minuten  nach  Abschluss  des  Versuches  zur 
Zeit  JS^.  Die  einzelnen  Abschnitte  des  Versuches  dauern  d'i  =  £!2  — s^i, 
^  •=  z^  —  0^2 1  '9'a  =  ^4  —  ^3  Minuten.  Während  des  ersten  Ab- 
schnittes vor  dem  Einleiten  des  Dampfes  ist  der  mittlere  Ueberschuss  x 
der  Temperatur  des  Calorimeters  über  die  Temperatur  der  Umgebung 
und  die  Temperaturänderung  in  einer  Minute  «j: 

x=  V2  (fo  +  U)  —  tn,     und     «1  =  {te  —  Ql^i^ 
Nach  Gleichung  1)  ist  also  vor  dem  Versuch: 

«1  =  {U  —  to)l^^  =  a  [1/2  (to   +  te)  -  tnl 

Ein  analoger  Werth  ergiebt  sich  für  die  entsprechende  Grösse 
nach  dem  Einleiten  des  Dampfes: 

«2  =  (*  -  t')/^,  =  a  [  V2  (t  +  t')  -  tnl 

Die  Gesammtausstrahlung  während  des  Versuches  ist  nahezu  so 
gross,  als  ob  während  der  ganzen  Dauer  desselben  die  Temperatur  des 
Calorimeters   die  mittlere   von  derjenigen   am  Anfang  und  am  Ende 
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desselben  gewesen  wäre,  in  der  ersten  Hälfte  des  Yersuches  ist  sie 
kleiner,  als  die  so  berechnete,  in  der  zweiten  dagegen  grösser;  der 
mittlere  Strahlungsverlust  während  des  Einleitens  des  Dampfes  pro 
Minute  ist  also  nach  (1)  nahezu: 

_        rV2(^o+   te)    +    V2(^   +   0   —tn-\  _  «.     +    «2 


a  =  a[ 


1  =  ?^ 


Man  braucht  daher  zur  Bestimmung  von  a  die  Temperatur  der 
Umgebung  t^  gar  nicht  mit  zu  beobachten,  falls  diese  nur  con- 
stant  ist. 

Der  durch  Strahlung  erfolgende  Verlust  ist,  wenn  der  Versuch 
O  Minuten  gedauert  hat:  d  =  a'9'. 

Beispiel:  |)'  =  423,72  gr;  w'  =  38,12;  «>"  =  0,38;  «?  =  38,50;  jpi  =  437,26 
;)2  =  1218,59;  17=781,33 gr;  to  =  18,2;  te  =  19,4;  t  =  40,7;  «'  =  38,9;  ^i  =  18 

^  =  16;    ^2  =  10;    «1  =  0,07;    «g  =  0,18;    a  =  0,12 
Fig.  113.  <r  =  1,9.    Corrigirte  Endtemperatur  t  =  42,6;  T=  99,3 

j?3  =  1251,89;  p  =  33,30  gr;   L  =  544  caL    (der  richtige 
Werth  ist  536,5  caL).   Bei  Alkohol  ergab  sich  L  =  212  cal. 


Allgemeines. 


Die  „latente  Dampfwärme"  entspricht  einer  ge- 
leisteten Arbeit,  und  zwar  entspricht  1  Cal.  (kgr,  ^Cels.) 
427mkgr  (s.  oben). 

Mit  dieser  Wärme  —  resp.  Arbeitsmenge  —  wird 
bei  dem  Verdampfungsprocess  zweierlei  geleistet: 

1)  Eine  innere  Arbeit,  d.  i.  die  Arbeit,  welche 
nöthig  ist,  um  die  Cohäsionskräfte  zwischen  den  ein- 
zelnen Flüssigkeitstheilchen  zu  überwinden  und  die 
Theilchen  von  einander  zu  entfernen;  femer  kann 
eventuell  die  innere  Energie  der  Molecüle  gesteigert 
werden.  Die  dieser  Arbeit  entsprechende  Wärme- 
menge heisst:  die  innere  latente  Verdampfungs- 
wärme. 

2)  Eine  äussere  Arbeit.  Verdampft  eine 
'  Flüssigkeit,  so  vergrössert  sich  ihr  Volumen,  sie  muss 
.^^  also  die  auf  ihr  lastende  Atmosphäre  um  einen  ge- 
wissen Betrag  zurückschieben.  Wir  berechnen  die 
hierzu  nöthige  Arbeit  und  legen  dabei  das  Wasser 
zu  Grunde.  1  Liter  oder  1  cbdm  Wasser  verdampfe 
bei  760  mm  Druck  bei  100®  in  einem  Cylinder  vom 

Querschnitt  Ä=l  qdm  (Fig.  113).  Es  entstehen  dabei  rund  1610  Liter 
Wasserdampf,  welche  im  Cylinder  eine  Höhe  von  161m  einnehmen. 
Dabei  wird  das  Gewicht  der  Atmosphäre  auf  1  qdm  =  103,36  kgr  um 


Atm. 


y 


1  qdm. 
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rund  161  m  gehoben,  also  ist  die  geleistete  Arbeit  103,36  X  161 
=  16  640mkgr.  Die  dieser  Arbeit  entsprechende  Wärmemenge  heisst: 
die  äussere  latente  Yerdampfungswärme.  Sie  ist,  da  das  mecha- 
nische Wärmeäquivalent  427  mkgr  beträgt,  gleich  16  540/427  = 
ca.  39  Wärmeeinheiten  =  39  Cal.  Da  die  ganze  latente  Dampfwärme 
bei  100^  536,5  Cal.  beträgt,  so  ist  die  innere  latente  Yerdampfungs- 
wärme 536,5  —  39  =  497,5  Cal.  Nur  die  äussere  Verdampfungs- 
wärme wird  zu  Arbeitsleistungen  bei  Dampfmaschinen  verwendet. 
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XII.  Thermochemische  Processe. 

Einleitung.  Die  Thermochemie  behandelt  die  bei  chemischen 
Processen  auftretenden  Wärmemengen :  „Wärmetönungen".  Man  stellt 
dieselben  durch  Nebeneinanderstellung  der  durch  ein  Komma  getrennten 
Formeln  der  auf  einander  wirkenden  Substanzen  dar,  welche  zugleich 
die  Mengen  derselben  angeben.  So  bedeutet  (C,  O2)  die  bei  der  Bildung 
von  CO3  aus  C  und  0^  entwickelte  Wärmemenge,  (CO,  0)  die  bei  der 
Bildung  Yon  GO9  aus  CO  und  0  entwickelte,  ein  beigesetztes  aq.  heisst» 
dass  der  Process  in  Gegenwart  von  viel  Wasser,  also  in  einer  ver- 
dünnten Lösung  vor  sich  gegangen  ist.  So  ist  z.  B.  (EHO  aq.,  HClaq.) 
die  Neutralisationswärme  von  1  Mol.  EaHhydrat  und  1  Mol.  Chlor- 
wasserstoffsäure in  sehr  verdünnter  Lösung,  (H2,  CI3  aq.)  die  Bildungs- 
wärme des  Chlorwasserstoffs  aus  1  Mol.  Wasserstoff  und  1  MoL  Chlor 
in  Gegenwart  von  viel  Wasser,  in  dem  sich  derselbe  dann  löst. 

Als  Ausgangspunkt  für  alle  therm  ochemischen  Betrachtungen 
dient  folgender  Satz: 

Ein  System  einfacher  oder  zusammengesetzter  Körper  sei  unter 
bestimmten  Verhältnissen  gegeben ;  dasselbe  erfahre  physikalische  und 
chemische  Veränderungen,  welche  das  System  in  einen  neuen  Zustand 
überführen,  ohne  dass  dabei  eine  äussere  Arbeit  geleistet  wird.  Dann 
hängt  die  bei  diesen  Aenderungen  erzeugte  oder  verbrauchte  gesammte 
Wärmemenge  nur  von  dem  Anfangszustande  und  Endzustande  des 
Systems  ab  und  ist  unabhängig  von  der  Art  und  Beihenfolge  der 
Zwischenzustände. 

Beispiel:  Es  ist  (C,  02)  =  (C,  0)  +  (C0,  0),  d.  h.  die  Wärmeentwickelung 
bei  der  Verbrennung  von  1  Atom  Kohlenstoff  zu  Kohlensäure  ist  die  gleiche» 
mag  man  direct  den  Kohlenstoff  zu  Kohlensäure  verbrennen  oder  ihn  erst 
zu  Kohlenoxyd  und  dieses  dann  zu  Kohlensäure  verbrennen.  Die  Versuche 
haben  ergeben: 

(C,  O2)  =  94,0  Cal.,     (C,  0)  =  25,8  Cal.,     (CO,  0)  =  68,2  Cal., 
also  (C,  0)  +  (CO,  O)  =  94,0  Cal. 

Nach  diesem  Satze  können  wir  z.  B.  aus  den  Verbrennungswärmen 
von  Kohlenwasserstoffen  die  Bildungswärmen  derselben  aus  Wasserstoff 
und  Kohlenstoff  berechnen.  Dieselbe  ist  gleich  der  Summe  der  Ver- 
brennungswärmen des  in  ihnen  enthaltenen  Kohlenstoffs  und  Wasser- 
stoffs, vermindert  um  die  Verbrennungswärme  der  Verbindung.    So  ist 
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z.  B. ,  wenn  wir  zunächst  den  Kohlenwasserstoff  bilden  und  dann  yer- 
brennen : 

[Cn,  Hm,  (n  4-  V4m)0,]  =  (C„,  H„)  +  [CnH„„  (n  +  1/4  m)0,  =  A. 

Verbrennen  wir  dagegen  Kohlenstoff  und  Wasserstoff  sogleich 
zu  Kohlensäure  und  Wasser,  so  ist: 

[Cn,  Hm,  (n  +  1/4^)02]  =  (Cn,  nOa)  +  (H«,  lAmOa)  =  B. 

Da  ^  =  J9  sein  muss,  so  ist: 

(Cn,  Hm)  =  [(Cn,  nOa)  +  (Hm,  VimOj)]  —  [Cn,  Hm,  (n  +  74^)02]. 

Die  ersten  beiden  Glieder  rechts  stellen  die  Verbrennungswärme 
Yon  Kohlenstoff  und  Wasserstoff  zu  Kohlensäure  und  Wasser  dar,  das 
letzte  die  Verbrennungswärme  des  Kohlenwasserstoffs  zu  denselben 
Producten. 

Die  bei  chemischen  Reactionen  gemessenen  Wärmetönungen  geben 
nicht  die  beim  Zusammentreten  der  Atome  auftretenden  Wärme- 
mengen resp.  die  ihnen  entsprechenden  Verluste  an  Arbeitsvermögen. 
Der  thermische  Process  bei  der  Bildung  von  Chlorwasserstoffsäure  aus 
Wasserstoff  und  Chlor  z.  B.  ist  der  folgende: 

-(H,  H)-(C1,C1)  +2(H,  Cl); 

derjenige  bei  der  Bildung  von  Kaliumchlorid  aus  Kalihydrat  und  Chlor- 
wasserstoffsäure (vorausgesetzt,  dass  wir  es  nicht  mit  Lösungen  zu 
thun  haben): 

-  (K,  OH)  -  (H,  Cl)  +  (K,  Cl)  +  (H,  OH). 

Ausser  den  Büdungöwärmen  +  (H,  Cl),  +■  (K,  Cl),  +  (H,  OH) 
treten  also  noch  die  Trennungswärmen  —  (Cl,  Cl),  —  (H,  H),  —  (H,  Cl), 
— .  (K,  OH)  auf.  Ebenso  enthalten  die  in  dem  Ausdruck  für  die  Ver* 
brennungswärmen  auftretenden  Glieder  ausser  der  Verbindungswärme 
der  Atome  zu  der  Verbindung  noch  die  Trennungswärme  derselben 
aus  den  Molecülen  H2,  O2,  Cx,  durch  deren  Zufuhr  H2  und  O2  in  den 
atomistischen  Zustand  und  der  Kohlenstoff  Cx  in  den  gasförmigen  und 
atomistischen  Zustand  übergeführt  wird. 

Wohl  weil  man  diese  Trennungswärmen  noch  nicht  kennt,  hat 
man  erst  so  wenige  allgemeine  Resultate  auf  thermochemischem  Gebiete 
erzielt. 

1.    Bestimmung  der  Neutralisationswärme. 

Gebraucht  wird:  Apparat  Fig.  114.  Normal -Salzsäure  und  -Natron- 
lauge, Normal- Oxalsäure  imd  -Schwefelsäure. 

Princip.  Mischt  man  moleculare  Mengen  einer  Säure  und  einer 
Basis  mit  einander,  so  findet  dabei  eine  Wärmeentwickelung  statt, 
welche  man  die  Neutralisations wärme  nennt.  Bei  einer  mehr- 
basischen Säure  kann  man  von  einer  Neutralisations  wärme  mit 
1,  2 . . .  n  Aequivalenten  Basis  sprechen. 

14* 
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Mischt  mau  in  verdünnten  Lösungen  1  Mol.  Säure  AH,  und  1  Mol. 
Basis  ROH,  so  tritt  eine  Wärmetönnng  auf: 

Q  =  (ROH  aq.,  AH  aq.)  =  {RA,  H,0  aq.). 
Resnltirt  bei  der  Bildung  eine  FlOssigkeits  menge  P  von  der  spe- 
ciÜBcben  Wärme  c  und  steigt  die  Temperatur  um  l",  ao  ist,  wenn  man 
den  WaBBerwerth  des  GefSsaes  vemacbläsaigt : 
Q  =  Fct 
Mischt  man  von  zwei  IiÖaungen,  die  je  ein  Grammmolecül ,  d.  h 
eine  dem  Molecularge wicht  entsprechende  Anzahl  Gramme  der  beiden 
Substanzen    im    Liter    enthalten,    also    Ton    Normallösungeo    gleiche 
Yolumiua,  und   zwar  einmal  solche,  welche   1  Mol.,  das    zweite  Mal 
solche,  die  1/xMol.  enthalten,  so  iBt  die  Temperaturerhöhung  die  gleiche, 
da  im  zweiten  Falle  nur  1/x.Q  entwickelt,  aber  auch  nur  l/a;,Pgr 
Flüssigkeit  erwännt  wird. 

Wird  1  Liter  der  einen  Ldsang  mit  1  Liter  der  anderen  LöBung 
gemischt,  ist  die  Temperaturerhöhung  gleich  P,  und  werden  die  Bpecifiache 
Wärme  und  das  apecifische  Gewicht 
der  entstehenden  Lösung  gleich  1 
gesetzt,  was  bei  den  meist  ange- 
wandten relatir  grossen  Verdün- 
nungen statthaft  ist,  bo  ist  in  grossen 
Calorien  die  Nentrali  Bations  wärme : 

Apparat:  In  ein  Wasserbad  W 
Tou  conatanter  Temperatur  taucht  zu- 
nächst ein  Becherglas  A,  in  welchem 
aich  ein  zweites,  aufEork  stehendes 
Becherglas  B  als  Calorimeter  >)  be- 
findet (Fig.  114).  Auf  dem  Wasser- 
bade liegt  ein  Holzdeckel  H,  auf 
welchem  die  Gewichte  S,  und  S^ 
liegen,  die  den  Auftrieb  oompensiren. 
In  dem  Glase  Jß  findet  die  Mischung 
der  Lösungen  statt,  der  Deckel  hat 
dazu  über  B  eine  grössere  Oeffnung  a 
'  zum    Eingiessen    der    Flüssigkeiten 

und  eine  kleinere  b  zum  Einsetzen 
des  Thermometers.  Zum  Umrühren 
benutzt  man  einen  durch  a  eingeführten  Rührer  aus  dünnem  Glasrohr. 
Zwei  mit  je  zwei  Marken  Tersehene  Reagenzgläser  dienen  dazu,  gleiche 
Volumina  der  Flüssigkeiten  abzumessen.  Damit  dieselben  in  das  gleiche 
Wasaerbad  eingetaucht  werden  können,  besitzt  der  Deckel  die  Oeffnungen 
c  und  d. 


*-)  Bei  genauen  Ueseungen  müssen  die  Calorimeter  aus  Fiatin  bestehen. 
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Uebung.  1)  Man  füllt  das  eine  Beagenzglas ,  etwa  c,  bis  zur 
unteren  Marke  mit  Normal-Salzsäure,  das  andere,  dy  bis  zu  derselben 
Marke  mit  Normal-Natronlauge. 

2)  Man  steckt  die  Gläser  in  die  OefiPnungen  c  und  d,  das  Thermo- 
meter durch  h  so  tief,  dass  es  fast  bis  zum  Boden  des  Glases  B  reicht* 
Nach  einiger  Zeit  haben  die  beiden  Flüssigkeiten  nahezu  die  dem 
ganzen  Apparate  gemeinsame  Temperatur  aogenommen. 

3)  Man  nimmt  mittelst  einer  mit  Kork  ausgelegten  Klammer  das 
Glas  c  aus  dem  Wasserbade,  giesst  die  Lösung  der  Säure  durch  a  in 
das  Glas  B  und  liest  die  Temperatur  ti  ab. 

4)  In  derselben  Weise  wird  die  Lösung  der  Basis  aus  dem  Reagir- 
glase  d  in  B  gegossen  und  die  Temperatur  t^  nach  erfolgter  Neutrali- 
sation bestimmt.  Dann  ist  die  Temperaturerhöhung  t  =  t^  —  ti  und 
die  gesuchte  Neutralisationswärme  ^  =  2  (f  j  —  ti). 

5)  Man  wiederholt  den  Versuch,  wenn  die  Reagenzgläser  bis  zur 

oberen  Marke  gefüllt  sind. 

Beispiel:  1)  t^  =  13,87;  t,  =  20,02;  Q  =  2  .  6,15  =  12,3  Cal.  2)  ^^ 
=  15,01;  ^2  =  21,11;  Q  =  2  .  6,10  =  12,2  Cal.  Die  Zahlen  sind  etwas  zu 
klein,  da  der  Erwärmung  des  Glases  nicht  Bechnung  getragen  ist. 

6)  Analoge  Versuche  werden  mit  Oxalsäure  und  Schwefelsäure 
angestellt,  aber  so,  dass  man  erst  ein  saures  und  dann  ein  neutrales 
Salz  entstehen  lässt. 

Allgemeines. 

Bei  starken  Säuren  und  Basen  ist  die  Neutralisationswärme  die 
gleiche,  gleichgültig,  welche  Säure  und  welche  Basis  man  nehmen  mag. 
Die  Neutralisationswärme  ist  etwa  13,4  bis  14,1  Cal.  Diese  Gleichheit 
der  Neutralisationswärmen  erklären  Arrhenius,  Ostwald  etc.  dadurch, 
dass  die  starken  Basen,  Säuren  und  die  Salze  derselben  in  den  Lösungen 
vollkommen  in  ihre  Ionen  (S.  172  und  bei  Elektrolyse)  zerfallen  sind. 

Verdünnte  Lösungen,  z.  B.  von  ChlorwasserstoflFsäure  und  Kali- 
hydrat, Salpetersäure  und  Natronhydrat,  enthalten  nicht  HCl,  KOH» 

HNO3,  NaOH,  sondern  die  Ionen  H  und  Cl,  K  und  OH,  H  und  NO3, 
+  —  ^  ^  ... 

Na  und  OH,  diejenigen  von  Chlorkalium  und  Natriumnitrat  nicht  KCl 

4-  —     -t-  — 

und  NaNOs,  sondern  K  und  Cl,  Na  und  NO3. 

Mischt  man  daher  die  Lösungen  von  HCl  und  KOH,  von  HNO3 

—     -h      —        + 
und  NaOH,   so  bleiben   beim  Mischen  Cl,  K,  NO3,  Na  unverändert, 

nur  H  und  OH  verbinden  sich  zu  Wasser  H2O. 

Nach  dieser  Annahme  würde  sich  also  die  ganze  auftretende 
Wärmetönung  auf  diejenige  reduciren,  welche  der  Bildung  von  1  Mol, 

H3O  aus  H  und  HO  entspräche. 

Weit  complicirter  ist  das  Verhalten  von  zweibasischen  Säuren. 
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2.  Bestimmung  der  Hydratationswärme. 

Gebraucht  wird:  Calorimeter  mit  Korbrührer  und  Mantel  (vgl.  S.  200); 
Thermometer;  wasserhaltiges  und  wasserfreies  Ghlorcalcium  (gepulvert); 
Waage  und  Gewichte. 

Princip.  Zur  Bestimmung  der  Hydratations  wärme  etwa  bei  der 
Hydratation  von  CaClg  zu  CaClg  +  6H2O,  d.  h.  (CaClj,  6HjO)  =  o; 
lösen  wir 

1)  wasserfreies  CaCl2  in  viel  Wasser  (Wärmetönung  Ä), 

2)  CaCla  +  6H3O  in  viel  Wasser  (Wärmetönung  B). 

Die  Wärmetönung  bei  dem  Processe  1)  besteht  aus  zwei  Theilen: 

a)  (CaCla,  6H3O),  also  der  Hydratationswärme  (positive  Wärmetönung), 

b)  (CaCla  +  GHjO,  aq.),  der  Lösungswärme  von  CaCl2  +  6H2O 
(negative  Wärmetönung).  Die  Wärmetönung  bei  dem  Processe  2)  be- 
steht nur  aus  der  Wärmetönung  (CaCla  +  6H2O,  aq.). 

Es  ist 

Ä  =  X  +  B  x  =  A  —  B. 

B  ergiebt  sich  aber  negativ  zu  ( —  G)  Calorien,  so  dass  wird 

X  =  A  +  a 

Apparat.     Wie  bei  Lösungswärme  (S.  200). 

Uebung.  Process  1.  1)  Man  wägt  das  Calorimeter  mit  Korb- 
rührer:  Gewicht  j);  dann  ist  der  Wasserwerth  des  Calorimeters  w  =  p6. 
Der  Wasserwerth  des  Thermometers  sei  d  (vergl.  oben  S.  179). 

2)  Man  wägt  den  Rührer;  Gewicht:  jp". 

3)  Man  füllt  das  Calorimeter  etwa  zur  Hälfte  mit  Wasser  von 
Zimmertemperatur  und  wägt  es;  Gewicht:  W\.  Dann  ist  das  Gewicht 
des  Wassers:  Wi  =  W*i  —  (p  —  p")- 

4)  Man  bringt  in  den  Eührer  eine  nicht  zu  grosse  Menge  des 
wasserfreien  Salzes,  das  eine  Zeit  lang  in.  einem  verschlossenen  Gefasse 
neben  dem  Calorimeter  im  Calorimetermantel  gestanden  hat  (etwa  2  gr 
auf  100  gr  Wasser). 

5)  Man  bestimmt  die  Anfangstemperatur  ti, 

6)  Man  senkt  den  Eührer  in  das  Calorimeter  und  löst  durch  Um- 
rühren das  Salz.  Wenn  die  Temperatur  constant  geworden  ist,  liest 
man  den  Stand  des  Thermometers  ab:  Ti. 

7)  Man  wägt  das  Calorimeter;  Gewicht:  PV  Dann  ist  die  Menge 
gelöster  Substanz  Fi  =  P\  —  p  —  Wi. 

Process  2.  1)  Man  trocknet  den  Rührer,  füllt  das  Calorimeter 
zur  Hälfte  mit  Wasser  und  wägt;  Gewicht:  W^^- 

2)  Man  füllt  den  Rührer  mit  dem  wasserhaltigen  Salze  (etwa  10  gr 
auf  100  gr  Wasser)  und  wägt;  Gewicht:  P'2. 

3)  und  4)  wie  oben  unter  5)  und  6);  Anfangstemperatur  ^2»  End- 
temperatur T2. 
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Berechnung.  Process  1.  Die  entwickelte  Wärmemenge  ist 
(Wi  -\-  w  -\-  d  +  Pi)  (Ti  -^  ^i),  wenn  die  specifische  Wärme  der 
entstandenen  Lösung  gleich  1  gesetzt  wird.  Die  pro  Gewichtseinheit 
gelösten  Salzes  entwickelte  Wärmemenge  ist: 

Die  dem  Moleculargewicht  Mi  (CaCl2  =  111)  zukommende 
Wärmetönung  ist 

Pl 

Process  2.  Die  verbrauchte,  dem  Calorimeter  entzogene  Wärme- 
menge ist:   —  (Wi  +  w  +  d  +  P^)  (t^  —  Tg)»  wo    W^  =  W, 

—  (P  —  i>").     Die  dem  Moleculargewicht  M^  (CaCIj  +  6  HgO  =  219) 
entsprechende  Wärmetönung  ist: 

B  ^  -  (Wa  4-  w  +  g  '+  P»)  «2  -  Tz)  jfj  =  -  C; 

Pa 

x  =  A  —  (--G)  =  A+  C. 

Beispiel:  l)  j>  =  35;  <f  =  0,3;  «;  =  3,5;  P,  =2gr;  Wi  =  100  gr;  fj 
=  17,460;  Ti  =  20,12^  Wärmetönung:  105,8  .  2,66  =  281  cal. ;  A  =  +  15596cal. 
oder  15,6  Cal. 

2)  Pj  =  lOgr;  W  =  lOOgr;  t^  =  17,40®;  T2  =  15,66*^.     Wärmetönung: 

—  113,8  .  1,74  =  —  198  Cal.;  B  =  —  4336  cal.  =  —  (7  oder  0  =  4,3  Cal. 
Also  0?  =  19,9  Cal. 


O.    Optik. 


Die  Optik,  die  Lehre  vom  Licht,  läset  sich  in  zwei  Theile  zer- 
legen: 

1.  Wir  betrachten  einen  gegebenen  Lichtstrahl  und  untersuchen 
seine  Eigenschaften  und  die  Veränderungen,  die  er  erfahrt,  wenn  er 
auf  andere  Körper  trifft  und  an  ihnen  reflectirt  oder  gebrochen  wird 
und  wenn  er  mit.  einem  anderen,  von  derselben  Lichtquelle  aus- 
gegangenen Strahl  sich  schneidet:  Helligkeit,  Beflexion,  Brechung, 
Polarisation,  Beugung,  Interferenz,  Doppelbrechung,  Dre- 
hung der  Polarisation. 

2.  Wir  untersuchen  a)  die  Erscheinungen  der  Lichtemission,  den 
Zusammenhang  zwischen  der  Beschaffenheit  eines  Lichtstrahles  und  der 
Natur  des  Körpers,  der  ihn  aussendet;  b)  die  Erscheinungen  der  Licht- 
absorption und  den  Zusammenhang  zwischen  ihr  und  der  Constitution 
des  absorbirenden  Körpers:  Spectralanalyse. 

Selbstverständlich  greifen  die  beiden  Gebiete  mannigfach  in  ein- 
ander. 

Inder  chemischen  Optik  werden  die  Beziehungen  zwischen  den 
chemischen  und  optischen  Eigenschaften  der  Körper  behandelt. 

Fiff.  115.  T>a,a  Licht  besteht  aus  schwingen- 

den Bewegungen  (vgl.  S. 9)  eines  im 
Welträume  und  in  den  einzelnen 
Körpern  verbreiteten  Stoffes  von 
sehr  geringer  Dichte,  des  sogen. 
Lichtäthers.  Diese  Anschauung,  die  Undulationstheorie,  von 
dem  Wesen  des  Lichtes  hat  sich  allmählich  gegenüber  derjenigen  von 
Newton  Bahn  gebrochen,  der  annahm,  dass  die  Lichtstrahlen  durch 
kleine,  fortgeschleuderte  Theilchen  gebildet  werden  (Emissions-  oder 
Emanationstheorie). 

Nach  der  elektromagnetischen  Lichttheorie  sind  die  Licht- 
bewegungen durch  periodische  Veränderungen  in  dem  elektrischen  und 
magnetischen  Zustande  des  Aethers  bedingt. 

Die  Schwingungen  im  Lichtäther  erfolgen  senkrecht  zu 
der    Fortpflanzungsrichtung     des     Lichtstrahles,     sie    sind 
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tranBverBal;  im   Gegensatz    zu  denen    des 
Soltalles,  die  longitudinal  sind. 

Eine  transversale  Wellenbewegang,  die 
in  einer  Ebene  erfolgt,  stellt  Fig.  115  dar. 
W&hrend  eines  Hin-  nnd  Herganges  eines 
Aethertheilchens,  also  während  der  Schwin- 
gnngsdauer  T,  pflanzt  sich  die  Wellen- 
bewegung um  die  Wellenlänge  A  fort,  in 
der  Figur  z.  B.  von  dem  mit  0  bezeichneten 
Punkte  bis  zn  dem  mit  4/4  bezeichneten;  die 
Strecke  0  bie  2/4  iet  eine  halbe  Wellenlänge. 
Die  Lichtgeschwindigkeit!;  ist  die  Strecke, 
um  welche  sich  die  Lichtwellenbewegung 
während  einer  Secunde  fortpflanzt,  Ist  a  die 
Zahl  der  Schwingungen  in  der  Secunde,  die 
Schwingungszahl,  so  bestehen  folgende 
Relationen : 

2=1/T;    v=zl  =  XjT; 

Die  Lichtgeschwindigkeit  v  ist  im  luft- 
leeren Baume  ffir  Strahlen  von  jeder 
Seh wingnngsdauer  gleich  und  beträgt  nahezu 
300000  km/sec.  =  3  .  10'»  cm/sec.  In  mate- 
riellen Körpern  ist  dieselbe  kleiner  als  im 
Yacuum  und  für  Strahlen  von  verschiedener 
Scbwingungsdauer  verschieden. 

Durch  die  Schwingungsweite  und  zwar  das 
Quadrat  derselben  ist  die  Intensität,  durch  die 
Sohwingungedauer  T  die  Qualität  der  Licht- 
strahlen, d.  h.  die  Farbe  derselben  bestimmt, 
wie  in  der  Akustik  durch  die  entsprechenden 
Grössen  die  Tonstärke  und  die  Tonhöhe. 

Strahlen,  welche  nur  Schwingungen  einer 
einzigen  Schwingungazahl  enthalten,  liefern 
sogenanntes  homogenesLicbt;  jedes  andere 
Licht  wird  als  unhomogenea  oder  ge- 
mischtes Licht  bezeichnet. 

Unhomogenes  Licht  ist  z.  B.  das  weisse 
Licht,  dasselbe  wird  durch  ein  Prisma  etc. 
in  seine  Bestandtbeile  zerlegt,  die  das  Spec- 
trum bilden  (Fig.  116). 

Die  Wellenlängen  X  in  Millontel  Milü- 
metem  {ftj»  ^  10~'  cm)  und  die  Schwingungs- 
zahlen e  sind  für  die  verschiedenen  Farben 
im  Mittel: 
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Both      X  =  QSSfifi  z  =  437  Bill.  Blau      X  =  47S  fifi  2  =  631  BiU. 

Orange  615  485  Indigo  439  679 

Gelb  559  534  Violett  410  728 

Grün  512  582 

Um  die  einzelnen  Theile  des  Spectrums  zu  definiren,  benutzt  man 
die  mit  den  grossen  und  kleinen  Buchstaben  des  Alphabets  bezeichneten 
dunklen  Fraunhofer 'sehen  Linien  (vergL  Fig.  116)  des  Sonnen- 
spectrums,  oder  die  hellen,  von  leuchtenden  Gasen  gelieferten  Linien. 
Besonders  hierzu  verwendet  werden: 

Die  WasserstoflFlinien  ja«=  C,  A  =  656,3;  Hß  =  F,  X  =  486,1; 
Hyk  =  43.4,0;  Hs  =  h,  A  =  410,2.  Die  Natriumlinie  2>,  A  =  589,8. 
Die  Lithiumlinie  k  =  670,8,.  die  grüne  Thalliumlinie  X  =  5^5,1. 
Die  blaue  Strontiumlinie,  k  =  460,8.  Im  Ultraviolett  Cadmium-, 
Zink-  und  Aluminiumlinien. 

Das  Auge  empfindet  als  Licht  nur  Aetherschwingungen ,  deren 
Wellenlänge  etwa  zwischei^  820  und  S7S  ^fi  liegt;  Aetherschwingungen 
mit  grösserer  Wellenlänge  als  820  (ifi  bezeichnet  man  als  infraroth, 
sie  sind  besonders  durch  starke  Wärmewirkungen  ausgezeichnet;  die 
Schwingungen  mit  kürzerer  Wellenlänge  als  373(1^1  heissen  ultra- 
violette, sie  sind  besonders  durch  starke  chemische  Wirksamkeit  aus- 
gezeichnet. Indess  rufen  auch  die  sichtbaren  Strahlen  Wärme-  und 
chemische  Wirkungen  hervpr;  die  ultravioletten  auch  Wärme-,  die  infra- 
rothen  auch  chemische  Wirkungen;  im  sichtbaren  Spectrum  sind  z.  B. 
die  physiologischen,  chemischen  und  Wärme  Wirkungen  die  Folgen  einer 
verschiedenen  Art  der  Umwandlung  der  Energie  der  betreffenden  Licht- 
strahlung. 
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Gebraucht  wird:  Optische  Bank;  Träger  mit  einem  Licht,  Träger 
mit  Tier  Lichtem,  mit  dem  Bunsen' sehen  Photometer,  oder  dem  Joly^  sehen 
Diffusionsphotometer,  oder  dem  Lummer-Brodhun' sehen  Photometer ;  Amyl- 
acetateinheitslampe,  Gaslampe  mit  Bundbrenner  und  Cylinder,  Flachbrenner; 
Bauchgläser,  Gasuhr. 

Einleitung.  Die  Energie  der  yon  einem  leuchtenden  Theilchen  a 
ausgehenden  Lichtbewegung  breitet  sich  in  einem  nach  allen  Richtungen 
hin  gleich  beschaffenen,  also  isotropen  Medium  (z.  B.  der  Lnft)  überall 
hin  gleich  schnell  aus,  die  in  einem  gegebenen  Momente  in  a  erregte 
Energie  setzt  daher  nach  Verlauf  einer  beliebigen  Zeit  Theilchen  in 
Bewegung,  welche  auf  einer  um  a  beschriebenen  Kugeloberfläche  ge- 
legen sind.  Bei  doppelt  so  grossem  Abstände  r  von  dem  Theilchen  a 
Vertheilt  sich  die  Energie  über  eine  viermal  so  grosse  Fläche,  sie  übt  auf 
die  Flächeneinheit  dieser  Kugel  also  eine  viermal  geringere  Wirkung  aus, 
als  auf  die  Flächeneinheit  der  Kugel  rbm  Badius  1 ,  falls  das  Zwischen- 
medium nicht  absorbirend  wirkt.  Daher  ist  die  Erleuchtung  gleich 
grosser  Flächen  umgekehrt  proportional  dem  Quadrate  der 
Entfernung  von  dem  leuchtenden  Punkte. 

Princip  der  Helligkeitsmessungen:  Beleuchtet  man  einen 
Schirm  mit  einer  Lichtquelle,  welche  ihm  in  der  Entfernung  1  die  Hellig- 
keit ii  ertheilen  würde,  aus  der  Entfernung  ri,  so  ist  die  Helligkeit  des 
Schirmes  J^  =  iijr^*  Entsprechend  ist  die  Helligkeit  I^  des  Schirmes, 
wenn  er  durch  eine  Lichtquelle,  welche  ihm  in  der  Entfernung  1  die 
Helligkeit  «2  ertheilt,  in  der  Entfernung  rj  beleuchtet  wird,  I2  =  «V^s^« 

Erscheint  der  Schirm  von  beiden  Lichtquellen  bei  senkrechter 
Incidenz  gleich  hell  erleuchtet,  ist  also  Ii  =  I2,  so  ist  ii/r^  =  i^/r^ 

Die  Intensitäten  zweier  Lichtquellen  verhalten  sich  wie  die  Quadrate 
der  Entfernungen,  aus  denen  sie  den  Schirm  gleich  stark  beleuchten. 

Zur  Vergleichung  der  Intensitäten  zweier  Lichtquellen  dient  das 
Photometer;  wir  erwähnen  das  Bunsen'sche  Photometer,  das  Joly'- 
sche  Diffusionsphotometer  und  das  Lummer-Brodhun'sche  Photo- 
meter i)  (über  das  Spectrophotometer  s.  w.  u.). 


*)  Hingewiesen  sei  auch  auf  das  Weber' sehe  Photometer. 


220  Photometrie. 

Als  Lichteinheit  diente  früher  das  Licht  einer  Kerze  toh  bestimmter 
Beschaffenheit,  nenerdinga  dasjenige  einer  Amylacetatlampe  bei  40  mm 
Flammenhöhe. 

Die  Amylacetatlampe  nach  Hefner  von  Alteneck  giebt  Fig.  117 
wieder.  In  dem  Ge&eae  G  heändet  sich  der  Amylalkohol,  in  den  ein 
durch  a  gehender  Docht  eintaucht;  derselbe  kann  durch  die  Schraube 
mit  Trieb  r  auf  und  nieder  bewegt  werden. 

Zum  Einstellen  der  Flamme  auf  die  Höhe  von  40  mm,  bei  der  die 
Helligkeit  die  normale  ist,  wird  auf  die  Lampe  ein  Ring  p  aufgesetzt. 
Au  ihm  ist  ein  Stutzen  S  befestigt,  der  an  seinem  oberen  Ende, ein 
horizontales  Boht  og  trägt. 
Bei   0   ist    in    dasselbe    eine 
Sammellinse  eingesetzt,  bei  ff 
eine     matte     Glasplatte    mit 
einem  schwarzen  Strich.  Man 
regulirt  die  Flamme,  bis  das 
Bild     der     Spitze     derselben 
gerade  bis  zum  Strich  reicht. 
Apparate.  Die  erwähnten 
Photometer  werden  anf  einer 
optischenBankverschobenf 
einer  etwa  2 '/;  m  langen  Holz- 
leiste, welche  au  einer  Seite 
eine  Thetlung  in  Centimeter 
besitzt.     In  dieselbe  werden 
Klötze  S  (Fig.  119)  gesetzt, 
welche  hohle  Säulen  T  tragen, 
)  in   denen   die  -Stiele    U   von 
Tischen ,   Lampen    und    der- 
gleichen mittelst  Schrauben  W 
in  verschiedenen  Höhen  befestigt  werden  können  {s.  Fig.  119).     Die 
Klötze  haben  anf  beiden'  Seiten  einen  als  Index  dienenden  Strich  J. 

1.  Das  Bunsen'sche  Fhotometer  (Fig.  119)  besteht  aus  einem 
Rahmen  R,  der  nach  Töpler  zwischen  zwei  Glasplatten  drei  Lagen 
von  Oelpapier  enthält;  ans  der  mittelsten  ist  ein  kreisrundes  Loch  L 
herausgeschnitten.  Dadurch  entsteht  anf  dieser  Papierscbirmfläche  ein 
Fleck,  der  hell  auf  dunklem  Grunde  erscheint,  wenn  die  Rückseite 
stärker  als  die  Vorderseite  erleuchtet  wird,  dunkel  auf  hellem  (jrmnde 
im  umgekehrten  Falle,  und  auf  beiden  Seiten  gleich  hell,  wenn  beide 
Seiten  gleich  stark  erleuchtet  werden.  Um  zu  erkennen,  ob  letzteres 
der  Fall  ist,  sind  an  dem  Rahmen  zwei  Spiegel  S,  und  Sg  befestigt; 
der  vor  dem  Photometer  sitzende  Beobachter  blickt  in  diese  und  ver- 
gleicht die  Helligkeiten  der  Spiegelbilder  beider  Photometer  Seiten  mit 
einander. 

2.  Das   Diffusionsphotometer  (nach   Joly)   trägt  auf  einem 
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schtrarz  gebeizten  Holzbrett  J7  (Fig.  119)  zwei  ParafGnktötze  von 
18  X  18  X  38 mm,  die  ans  einem  grösseren,  möglichst  homogenen 
Paraffinstflckanegeschuitteuslnd.  Beide  sind  mit  je  einer  der  18  X  38  mm 
gmssen  ebenen  Flächen  auf  einander  gedrückt  und  werden,  vertical 
neben  einander  ateHend,  Ton  einem  geschwärzten  Blech  B  gehalten. 
Vor  ihnen  ist  ein  schwarzer,  \^/- förmig  gebogener  Schirm  Z  mit 
einem  20  X  36  mm  grossen  Ausschnitt  so  befestigt,  dass  letzterer  von 
der  Fuge  zwischen  beiden  Klötzen  gerade  halbirt  wird.  Der  dnrch 
den  Schirm  Tor  seitlichem  Licht  geschützte  Beobachter  blickt  auf  die 
Fuge.  Ein  Blechbügel  K  schützt  die  Klötze,  wenn  sie  nicht  gebraucht 
werden,  vor  Staub;  auf  einer  Seite  des  Brettes  ist  ein  Rahmen  M  zur 
Aufnahme  von  Absorptionsgläsern  angebracht.  Die  stärker  beleuchtete 
Fig.  118.  Fig.  119. 


Hälfte  des  Paraffinstückes  erscheint  heller;  bei  gleich  starker  Beleuch- 
tung beider  rerschwindet  die  Trennungsfuge  fast  Tollkommen. 

3.  Das  Lummer-Brodhun'sche  Photometer  beruht  ebenfalls 
darauf,  dass  zwei  sich  berührende,  Ton  zwei  Lichtquellen  beleuchtete 
Flächen  auf  gleiche  Helligkeit  gebracht  werden,  Fig.  120  (a.  f.  S.)  gieht 
einen  Querschnitt  des  Instrumentes.  Lothrecht  zur  Photometerbankmn 
steht  der  Schirm  ik  ans  zwei  Papierblättern ,  zwischen  welche  Stanniol 
gelegt  ist.  Das  diffuse,  vom  Schirm  ausgehende  Licht  fällt  auf  die 
Spiegel  e  und  /,  welche  es  senkrecht  auf  die  Kathetenflächen  bc  und 
dp  der  beiden  Glasprismen  B  und  A  werfen.  B  ist  ein  total  reflectiren- 
des  Prisma  mit  ebener  Hypotenasenfläche ,  während  beim  Prisma  Ä 
nur  die  das  Prisma  ahc  berührende  Kreisfläche  rs  eben  ist,  der  übrige 
Theil  qr  nud  sp  dagegen  einer  Kugelfläche  angehört.     Alles  auf  diese 
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1 


Berähnmgsfläcbe  rs  auffallende  Licht  geht  YoUständig  hindurch« 
so  dass  das-  bei  o  befindliche  Ange  des  fieobachters  Licht  Yon  f 
nur  durch    die   Berührnngsflache   rs   hindurch,   dagegen   Yon   e  her 

p.     .A^  nur  diejenigen  Strahlen, 

I I  welche   an   ar  und  sh 

total   reflectirt    werden, 
^  — Sk  erhalten    kann.      Stellt 

man  die  Yerschiebbare 
Lupe  iv  scharf  auf  die 
Fläche  arsh  ein,  so 
erblickt  man  im  Allge- 
meinen einen  scharf  be- 
grenzten hellen  oder 
dunklen  Fleck  in  einem 
gleichmässig  erleuchte- 
ten Felde.  Bei  gleicher 
Helligkeit  der  Flächen  l 
und  A  Yerschwindet  die- 
ser Fleck. 


1.    Prüfung  des  Gesetzes  der  Abnahme  der  Erleuchtung 
mit  dem  Quadrate  der  Entfernung. 

TTebimg.  1)  Der  Träger  mit  einem  Lichte  wird  auf  die  Photo- 
meterbank gestellt;  sein  Index  entspreche  dem  Theilstrich  a  der  Bank. 

2)  Der  Träger  mit  vier  Lichtem  wird  nach  einander  auf  Yer- 
schiedene  Theilstriche  Ä  gestellt  und  die  Photometer  so  zwischen  beiden 
Lichtquellen  eingestellt,  dass  bei  dem  Bunsen 'sehen  Photometer  der  Fleck 
auf  beiden  Seiten  gleich  stark  gegen  die  (hellere)  Umgebung  contrastirt, 
bei  dem  Joly' sehen  und  Lummer-Brodhun' sehen  die  Trennungs- 
linien Yerschwinden.  Die  Höhe  der  beiden  Lichtquellen  und  die  der 
Photometeraxe  muss  die  gleiche  sein. 

3)  Man  liest  die  Stellung  des  Photometers  a  ab. 

Die  Differenzen  a  —  a  und  Ä  —  a  sind  dann  die  Entfernungen 
der  Lichtquellen,  in  denen  sie  dieselbe  Fläche  gleich  stark  erleuchten. 
Man  findet,  dass  sehr  nahe  Ä  —  a  =  2(a  —  a)  ist. 


2.  Vergleiehung  zweier  Lichtquellen. 

Uebung.  1)  Man  stellt  die  Amylaeetatlampe  (oder  Normalkerze) 
(Helligkeit  T)  auf  einen  bestimmten  Theilstrich. 

2)  Man  stellt  die  zweite  Lichtquelle,  z.  B.  eine  Gaslampe,  auf  einen 
anderen,  z.  B.  einen  Meter  davon  entfernten  Theüstrieh. 

3)  Man  versehiebt  das  Photometer,  bis  die  Wirkung  beider  Licht- 
quellen auf  dasselbe  gleich  ist.  Ist  I  die  Helligkeit  der  Lampe,  L  die 
Entfernung  der  Lampe,  l  die  der  Einheitslampe  vom  Schirm,  so  ist: 
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I:  1  =  L^iP     und     J  =  LyP  Einheiten  i). 

Seispiel:  Sei  der  Yergleichung  einer  Gaslampe  mit  Bundbrenner 
mit  der  Amylacetateinheitslampe  war  L  =  80  cm,  2  =  20  cm;  also  ist 
J  =  16  Einheiten. 

3.  Vergleich  der  Lichtmengen,  welche  ein  Flachbrenner 
nach  verschiedenen  Seiten  hin  aussendet. 

Uebung.  1)  Der  Träger  mit  dem  Flachbrenner  wird  auf  einen 
bestimmten  Theilstrich  gestellt,  so  dass  a)  die  Flammenfläche  parallel 
der  Photometeraxe  verläuft. 

2)  Man  vergleicht  seine  Helligkeit  mit  der  Einheitslampe;  sie 
sei  la* 

3)  Man  stellt  den  Flachbrenner  b)  senkrecht  zur  vorigen  Stellung 
und  bestimmt  wieder  die  Helligkeit;  sie  sei  /&. 

J„  =  XiVZ «,  Jft  =  Li/ll  und  das  Verhältniss : 

la  Li  ?2 

Beispiel:  Bei  a)  wurde  gefunden:  li  =  20,7cm,  2^  =  78,3cm;  also 
la  =  14,7;  bei  b):  ig  =  lö,0i  J^a  =  81,0,  also  Ih  =  18,2,  und  la/Ib  =  0,81. 

Der  Brenner  sendet  in  einer  zur  Flammenebene  senkrechten  Richtung 
mehr  Licht  aus,  als  in  der  Bichtung  der  Flammenebene  selbst.  Dies  rührt 
daher,  dass  beim  Beleuchten  einer  Fläche  Ton  der  Schmalseite  der  Flamme 
her  eine  grössere  Zahl  von  leuchtenden  Theilchen  durch  davor  liegende  ver- 
deckt werden.  (Die  in  der  Flamme  leuchtenden  Kohlenpartikelchen  sind 
undurchsichtig.)  Dagegen  ist  der  subjective  Eindruck,  den  das  auf  die 
Flamme  blickende  Auge  erhält,  intensiver  beim  Sehen  auf  die  Schmalseite, 
weil  sich  dabei  die  Bilder  einer  grösseren  Anzahl  leuchtender  Theilchen  auf 
denselben  Stellen  der  Netzhaut  über  einander  lagern,  als  wenn  man  auf  die 
Breitseite  blickt. 

4.  Beziehung  zwischen  Gasconsum  und  Lichtstärke. 

Uebung.  1)  Man  schaltet  in  die  Zuleitung  einer  Gaslampe  eine 
Gasuhr  ein,  macht  die  Lampe  möglichst  hell,  stellt  sie  auf  einen  Theil- 
strich der  optischen  Bank,  die  Einheitslampe  auf  einen  anderen. 

2)  Nachdem  die  Gasuhr  eine  Zeit  lang  im  Gange  gewesen  ist,  be- 
stimmt man  die  Helligkeit  J^  der  Gaslampe. 

3)  Man  liest  bei  einer  vollen  Minute  den  Stand  der  Gasuhr  Si  ab. 
Nach  n  Minuten  liest  man  wieder  ab :  S-j.  Der  Gasconsum  ist  in  Litern 
pro  Minute  S  =  («2  —  Si)/n  Liter. 

4)  Man  bestimmt  die  Helligkeit  wieder:  Jg.  Dann  ist  die  mittlere 
Helligkeit  während  der  Versuchsdauer  I  =  Y«  (-^i  ^"  ^2)* 

5)  Man  dreht  die  Flamme  klein  und  bestimmt  die  mittlere  Hellig- 
keit i  und  den  Consum  s  pro  Minute. 


^)  Genauere  Eesultate  erhält  man  für  das  Verhältniss  der  Helligkeiten 
zweier  Lichtquellen,  wenn  man  sie  nach  einander  mit  ein  und  derselben 
Lichtquelle  vergleicht,  welche  dann  auf  derselben  Photometerseite  stehen  bleibt. 
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6)  Man  wiederholt  den  Tersnoh  lo)  mit  amom  FladilDrennex 
tkiid  c)  mit  einem  Auer^fiohen  Graffglnhlinht. 

B«iepi€l:  a)  J  =  36,6  Ebaheiten  JE;  €  ^=  2,«  1;  i  =  7^  J?;  «  =  1,«1 ; 
lUe  iBelligkeit  iräcbat  ateo  nieht  proportional  dem  GaaBOiMiim,  san&Bm  (inrnp- 
liaJU)  der  Terauob^greiwen)  «uhueUer  als  dieser,  b)  J=  ll^OJJ;  £^  =  2,51; 
^  =  1,2  J7;  *  =  0,S*  1.     c)  J  =  72  J:,  £  =  1,2  1;  -i  =  12  JT,  *  =  0,91 

BemeTJEnn^.  Bei  genfEueFem  BestiiumimgQn  üest  mam  an  der 
Gafsubr  noda  dem  Dmcäs:  und  die  Temagperfftnr  ah,  und  rednoirt  dae  Ter- 
loffibucdariie  Garrolitmen  auf  760  mm  isnd  0^  fi.  64. 

5-  Befitimmung  des  Ahsorptionficoefficieiiteii  eine« 
RaucliglaBefi.  GrehtLidxt  dnrdb  einen  daBselbe  alMOi^drendeEn  Körper^ 
etüira  ditreh  ein  donkks  Gclafi,  eo  -wird  es  ^^dktwäcärL  Ist  I  die 
faxteoaxtäst  des  aicffalkiiiden  v&d  I^  di^^esiige  des  dnrcl^egBSkgeofiaa  Lacfatefi, 
fio  ist 

w^  tx  eiai  edbier  Brudb  ist  DessoEbe  gieäit  das  TesiuLHaii^  des  dnrch- 
^efado^fegoeoa  Lidxtes  som  au&JleEnden  aoa;  s^  Hit  die  dnrdh  das  Glsffi 
feeoirirkiie  Eztimctioii.  Der  ßeet  der  Exkergie  des  Ladit»  ist  in  dem 
Ciiase  gebHebeai,  er  ist  absosTbirt  wordeaau  Die  Al^sorptioaa  Jt  =  1  —  £1 
^iebt  «ja^  der  wierieLte  Ukeü  des  anffaUeoadein  lieMes  in  dem  a3»ar- 
bareaadem  Medium  ziiir&(M>leibt. 

Btellt  masi  hinter  das  erste  Ah«3rptäcn»^^Las  ein  zw-dtes  toh  der 
ErtinetAOD  ^^^  «0  ist  die  Intenfirtat  dss  auf  dieses  »nJEaUestden  Lichtes 
J^«  die  des  disreh  daseelbe  durdbgeg'angeoienliehtes  j£=£2Ji  =  £i£jlf 
v<eim  fistaxL  abfiiekt  xon  den  Lidbtr^fhistesn  durch  BeAezionen  an  den 
Obedyd^.  des  Glases;  die  Ektinction  dnreh  zwei  AbsorptionfiglaBfir 
ijVt  also  giLeidtL  dem  Produete  d^  Extindioxken  der  b^den  Glaser  for 
««h;  die  durch  Imde  Gläser  herbeig^^^Jarte  Absorption  ist  1  —  ^  1  c^ 
Stdllt  man  w  Gläser  Ton  gleicher  Substanz  nnd  Ton  ^«adi«-  Dicke, 
der^a  Eztanetion  e  ist,  hinter  eiDando'^  so  wird  das  Licht  auf  ^I 
g«9diiwS«ht  und  >t«  =  (1  —  £*)  J  wird  Ton  der  auffallenden  Licht- 
BM^ge  abs^rbirt 

Kisst  snan  die  Dicken  in  Centimietem^  setzt  man  £  =  €~'  (€  = 
2«71828)4  and  ist  die  Eztinction  dnreh  eine  Platte  Ton  der  Dicke  Ton 
1  em  gleieh  i  =  e"^^  so  ist  die  Extinction  for  eine  Platte  aus  der- 
selben Substanz,  aber  der  Dicke  Ton  <lcm  gleich  {e^*')^  =  «"*'*-  Die 
Absorption  ist  gleich  (1  —  e^***)- 

Zwei  Platten  aus  derselben  Substanz  und  den  Dicken  di  und  #3 
schwächen  einfallendes  Licht  Ton  der  Intensität  I  bis  auf  I^  resp.  I^  wo 

Ja  =  Ie-«^S         I2  =  Je-*^«  ißt 
Hieraus  ergiebt  sich: 

1  logiih 

dl  —  df         Jog  e 
HC  heisst  der  Extinctlonscoefficient. 
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Aus  Bestimmungen  von  J^  und  I2  an  zwei  Platten  von  den  Dicken 
dl  und  d2  aus  derselben  Substanz  kann  man  daher  (x  für  die  betreffende 
Substanz  bestimmen. 

Hebung.  1)  Man  bestimmt  die  Helligkeit  einer  Gaslampe  erst 
ohne  Einschaltung  eines  Absorptionsglases  (Rauchglases)  I  in  Acetat- 
Einheiten. 

2)  Nach  Einschaltung  desselben  bei  M  (Fig.  118)  sei  die  auf  das 
Photometer  fallende  Lichtmenge  I^  Einheiten;  dann  ist:  £1  =  IJL 

3)  Nach  Einschaltung  eines  anderen  Absorptionsglases:  I^  Ein- 
heiten; dann  ist:  €2  =  ^a/-^» 

4)  Nach  Einschaltung  beider  Absorptionsgläser :  J3  Einheiten ;  dann 
ist:  €3  =  J3/7.     Man  findet,  dass  sehr  nahe  £3  =  £1  .  €3  ist. 

Ö)  Man  misst  die  Dicken  der  Absorptionsgläser  di  und  d^;  dann 

.  .  1  log  IJI2 

ist :  a  = •  — - — ^^—^  • 

dl  —  d^j         löge 

Seispiel:  Ohne  Absorptionsglas  war  die  Helligkeit  einer  Gaslampe 
16  Einheiten.  Als  man  in  den  Gang  der  Strahlen  ein  Absorptionsglas 
brachte,  war  72  =  2,25  Einheiten.  Durch  das  Glas  wurde  die  Helligkeit 
der  Lampe  also  yermindert  im  Yerhältniss  von  16  zu  2,25,  die  durch- 
gegangene Lichtmenge  war  nur  2,25/16,00  ==  0,14  der  auffallenden.  Es  ist 
also  £}  =  0,14  oder  rund  V?*  ^^  ^^^^  bewirkt  eine  Schwächung  des 
Lichtes  auf  V7  (Extinction),  %  verbleiben  im  Glase  (Absorption). 

Ein  zweites  Glas  gab  ^2  =  ^i^'^i  beide  zusammen  £3  =  0,04,  nahezu 
=  ßi  .  £2«  Heber  Berechnung  von  a  aus  den  Extinctionen  zweier  verschieden 
dicker  Schichten  derselben  Lösung  vergl.  bei  Spectrophotometer. 


'Wiedemann-Ebert,   Praktikum.  ]^5 


IL    Reflexion  des  Lichtes. 

Gebraucht  wird:  Beflexionsgoniom^ter;  schwarze  Glasplatte;  Eleb- 
wachs;  Glasprisma  Ton  45^;  ein  Stück  Kalkspath.  Optische  Bank;  Hohl- 
spiegel; matte  Glasplatte;  Papierschirm;  Beleuchtangslampe mit Schwarzhlech- 
cylinder,  Augenspiegel,  Papierblatt.  Zwei  Kerzen  mit  Stativen,  Ablesefemrohr 
mit  Scala,  Convezspiegel,  Scala  mit  Statir  (S.  233). 

Einleitung.  Trifft  ein  in  einem  Medium  (1),  etwa  Luft,  fort- 
schreitender Lichtstrahl    von  /  kommend   (Fig.   121)  auf  eine   ebene 

Fläche,  die  einen  zweiten  Körper  (2), 
etwa  Glas,  begrenzt,  so  wird  ein  Theil  des 
Liohtes  zurückgeworfen,  reflectirt,  ein 
anderer  dringt  in  das  zweite  Medium  ein. 
Man  errichtet  in  dem  Punkte  n,  welcher 
von  dem  einfallenden  Lichtstrahl  ge- 
troffen wird,  eine  Senkrechte  np  auf 
der  Trennungsfläche  (das  Ein fa  11s- 
loth);  der  Winkel,  den  der  einfallende  Strahl /w  mit  dem  Einfallsloth 
bildet,  heisst  der  Einfallswinkel,  derjenige,  den  der  reflectirte  Strahl  n  d 
mit  demselben  bildet,  der  Reflexionswinkel.     Es  gelten  folgende  Sätze: 

1.  Der  einfallende  Strahl  /n,  das  Einfallsloth  np  und  der  re- 
flectirte Strahl  nd  liegen  in  einer  Ebene. 

2.  Der  Einfallswinkel  ist   gleich  dem  Reflexionswinkel. 

3.  Das  Bild  eines  Gegenstandes  in  einem  ebenen  Spiegel 
liegt  ebenso  weit  hinter  dem  Spiegel,  wie  der  Gegenstand 
sich  vor  demselben  befindet. 

Das  Auge  verlegt  den  Gegenstand  dahin,  wo  die  nach  der  Reflexion 
in  das  Auge  fallenden  Strahlen  sich  zu  schneiden  scheinen.  Treffen 
sich,  wie  in  diesem  Falle,  Strahlen  nicht  wirklich  in  einem  Punkte,, 
sondern  nur  deren  Verlängerungen  nach  rückwärts,  so  spricht  man 
von  einem  virtuellen  Bilde.  Reelle  Bilder  sind  dagegen  solche,  bei 
denen  die  Lichtstrahlen  sich  wirklich  durchkreuzen  (vergl.  auch  deu 
Abschnitt:  Linsen). 

4.  Die  Bilder  bei  ebenen  Spiegeln  sind  virtuelle  Bilder* 


1.    Reflexionsgoniometer. 

Princip.     Um  den  Winkel  u  zwischen  zwei  ebenen  spiegelnden 
Flächen  nm  und  no,  z.  B.  an  einem  Prisma  (Erystall),  zu  messen,  lässt 
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man  dasselbe  Lichtstrablenbündel  in  derselben  Bichtung  einmal  von  der 
einen,  dann  nach  Drehung  des  Prismas  um  die  Schnittlinie  der  beiden 
Flächen  von  der  anderen  Fläche  reflectiren;  der  Winkel  «',  um  den 
man  dabei  das  Prisma  drehen  muss,  ergänzt  den  zu  messenden  a  zu 
180^  Blickt  etwa  das  Auge,  Fig.  122,  in  der  Bichtung  ui  JEJ  dicht  an 
dem  Prisma  onm  vorbei  nach  der  festen  Marke  JEJ,  so  erhält  es  gleich- 
zeitig Strahlen,  die  aus  der  Bichtung  Fn  auf  die  Prismafläche  on 
fallen  und  von  dieser  nach  nA  hin  reflectirt  werden,  und  solche,  die 
von  E  kommen.  Dreht  man  das  Prisma  um  eine  zu  der  Ebene  EFA 
(Zeichnungsebene)  senkrechte  Axe  um  einen  Winkel  «',  und  zwar  so 
lange,  bis  es  in  eine  solche  Lage  o'nnC 
gekommen  ist,  dass  die  von  F  kommen- 
den Strahlen  von  der  Fläche  nm*  nach 
nA  hin  reflectirt  werden,  wobei  sie  dem 
Auge  aus  derselben  Bichtung,  wie  die  von 
E  zu  kommen  scheinen,  so  liegt  die  Ebene 
nm!  parallel  zu  no.    Offenbar  ist: 

a  =  180<>  —  «'. 

Liegt  die  Ebene  EFA  vertical,  also 
die  Kante  n  und  die  ihr  parallele  Dre-  ,{''' 

hungsaxe  des  Prismas  horizontal,  so  scheint  e  / 

der  Punkt  F  dem  in  A  befindlichen  Auge 
sich  bei  der  Drehung  des  Prismas  in  verticaler  Bichtung  zu  bewegen. 

Apparat.  1.  Das  Goniometer  nach  Wollaston,  Fig.  123 
(a.  f.  S.).  Mittelst  des  Knopfes  G  lässtsich  die  getheüte  Scheibe  JEJ  um 
eine  horizontale  Axe  drehen^)  und  ihre  Stellung  an  einem  Index  am 
Arme  QB  ablesen.  Sie  lässtsich  an  der  Kreisplatte  J'  durch  die  Druck- 
schraube STü  festklemmen.  An  der  durch  G  hindurchgehenden,  mit 
dem  Knopfe  J  verbundenen  Axe  ist  der  Bügel  KLM  befestigt,  der  die 
in  der  Hülset  drehbare  „Axe  0  Q  trägt.  Bei  Q  wird  das  Prisma  a 
mit  etwas  Klebwachs  oder  besser  in  einer  mit  einem  Kugelgelenk  an 
der  Axe  0  Q  sitzenden  Zange  befestigt. 

Dem  Apparate  gegenüber  wird  die  Verticalrichtung  und  eine  be- 
stimmte Höhe  bezeichnet,  am  einfachsten  durch  den  verticalen  Stab 
und  eine  Quersprosse  eines  Fensterkreuzes.  Statt  das  Fenster  zu  be- 
nutzen, kann  man  an  einer  Zimmerwand  eine  helle  Marke  x  anbringen, 
von  deren  Mitte  ein  Loth  mit  weissem  Faden  herabhängt. 

2.  Das  Goniometer  nach  E.  Mitscherlich  (vgl.  weiter  unten 
bei  Spektrometer). 

XJebung.  Messung  von  Winkeln  mit  dem  Wollaston'- 
schen  Goniometer. 

Uebung.     1)  Man  stellt  das  Goniometer  so  auf,  dass  die  durch 


^)  Die  bei  manchen  Beflexionsgoniometern,  wie  bei  dem  hier  abgebildeten, 
getrofifene  Einrichtung  FST  dient  zu  Bepetitionsmessungen. 

15* 
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die  Marke  oder  die  Mitte  des  Fensterkreuzea  gehende  und  zu  diesem 
senkrecht  stehende  Verticalebene  zn  der  Scheibe  EE  parallel  ist. 

2)  Auf  dem  Tische  befestigt  man  mit  etwas  Klebwachs  anmittel- 
bar vor  dem  Apparate  ein  Stack  schwarzen  Glases  y,  dessen  Normale 
in  der  Ebene  EE  liegt. 

3)  Man  stellt  die  Scheibe  F  fest,  dreht  den  Arm  M  iim  den 
Punkt  L,  bis  die  Axe  0  §  in  die  Verlängerung  der  Aie  C  fällt  (bis 
beim  Drehen  au  I  der  Knopf  P  nicht  schleudert),  und  richtet  das  an  Q 

Fig.  123. 


befestigte  Prisma  d  so,  dass  die  Kante,  in  der  die  beiden  Flächen,  deren 
Winkel  man  bestimmen  will,  zasammenstoseen,  der  Drehungsase  an- 
genähert parallel  ist. 

4)  Man  bringt  das  Auge  dem  Prisma  ziemlich  nahe,  sacht  unter 
I)rehen  an  G-  das  von  einer  Prismenfläche  reflectirte  Büd  der  Fenster- 
sproBBe  resp.  der  Marke  x,  and  neigt  die  Glasplatte  y  so,  dass  mau  in 
ihr  das  Spiegelbild  derselben  Sprosse  resp.  der  Harke  neben  der  auf 
der  Prismenfläche  gesehenen  erblickt,  wobei  man  in  dem  Bilde  auf  die 
Entfernung  der  verticalen  Fenatersproase  resp.  des  Lothea  von  dem 
Bande  der  Prismenfläche  acht«t. 

5)  Man  dreht  das  Prisma,  bis  man  das  von  der  anderen  Prismen- 
fläche reflectirte  Bild  derselben  Fenatersprosse  oder  der  Marke  neben 
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dem  Spiegelbilde  in  y  sieht.  Dabei  soll  das  Bild  der  verticalen  Sprosse 
oder  des  Lothes  an  derselben  Stelle  wie  vorhin  liegen.  Ist  dies  nicht 
der  Fall,  so  liegt  die  Kante  der  Axe  noch  nicht  parallel.  Man  führt 
dies  durch  Neigen  des  Prismas  und  einiges  Hin-  und  Herdrehen  herbei. 

6)  Man  bringt  die  Bilder  in  der  einen  Prismenfläche    ^{0,  i24. 
und  in  dem  Spiegel  y  genau  in  gegenseitige  Verlängerung 
und  liest  die  Stellung  der  Scheibe  am  Nonius  ab;  Ai, 

7)  Man    wiederholt    die  Einstellung    für    die  andere 
Prismenfläche,  wobei  man  darauf  achtet,  ob  man  durch  die  Nulllage 
der  THeilung  hindurchgehen  muss,  und  liest  die  zweite  Stellung  A%  ab. 

8)  Man  verfährt  ebenso  mit  einem  Spaltungsstück  von  Ealkspath. 
Berechnung.      Die  Grösse  der  Drehung  ist  a'  '=.  A^  —  A^^ 

wobei  zu  berücksichtigen  ist,  in  welchem  Sinne  gedreht  worden  ist. 
Der  gesuchte  Winkel  ist  dann  a  =  180  —  a'. 

Beispiel:  Spaltungsstück  von  isländischem  Doppelspath  (Fig.  124): 
A^  =  126^  29';  gedreht  wurde  im  Sinne  der  abnehmenden  Bezifferung. 
A2  =  51^45',  also  «'  =  74®  44'  und  «  =  105®  16'.  Für  den  Winkel  ß  an  der 
Kante,  welchen  die  der  ersten  Fläche  gegenüherliegende  Fläche  mit  der 
dazwischen  liegenden  bildet,  wurde  bei  gleichsinniger  I>rehung  gefunden: 
^3  =  126<^27',  einmal  durch  180®  hindurchgegangen,  also  ß'  =  51<>  45' 
H-  (180  —  1260  27')  =  105<>18'  und  /5  =  74<^42'.  Summe  beider  Winkel 
gleich  179*58'  statt  180*0'. 

2.    Hohlspiegel. 

Bei  gekrümmten  reflectirenden  Flächen  gilt  das  gewöhnliche 
Heflexionsgesetz  für  jedes  Oberflächenelement,  als  reflectirende  Ebene 
gilt  die  Tangentialebene  an  dem  Reflexionspunkt,  als  Einfallsloth  die 
Normale  auf  derselben. 

Bei  sphärischen  Spiegeln  ist  die  gekrümmte  Fläche  eine  Eugel- 
fläche.  Die  Spiegel  sind  concav  (Hohl-  oder  Sammelspiegel),  wenn  die 
Innenfläche  der  Eugel,   convex  (erhabene  oder  Zerstreuungsspiegel), 

Fig.  125. 


wenn  die  Aussenfläche  als  spiegelnde  Fläche  dient.     Das  Einfallsloth 
hat  die  Bichtung  des  Radius. 

Ist  C  (Fig.  125)  der  Mittelpunkt  derjenigen  Eugel,  von  deren 
Oberfläche  der  Hohlspiegel  MM^  ein  Stück  ist,  so  ist  CD  =^  CB  =  r 
ein  Radius;  die  Strahlen,  die  von  einem  in^  in  der  Entfernung  ^i)  =  a 
vom  Spiegel  gelegenen  Gegenstande  (Gegenstandsweite)  auf  den  Spiegel 
fallen,  z.  B.  der  Strahl  AB,  werden  so  reflectirt,  dass  Winkel  i  =  r  ist. 
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Der  durch  den  Mittelpunkt  gehende,  senkrecht  auf  den  Spiegel  fallende 
Strahl  jiD  wird  in  sich  selbst  zurückgeworfen ;  die  reflectirten  Strahlen 
schneiden  sich  in  Äi  in  der  Entfernung  D Äi  =  1)  vor  dem  Spiegel; 
hier  entsteht  also  ein  Bild,  und  zwar  ein  reelles  des  Gegenstandes 
{h  =  Bildweite).  Liegt  umgekehrt  der  Gegenstand  in  ^i ,  so  entsteht 
das  Bild  in  Ä.  Treffen  die  Strahlen  parallel  auf  den  Spiegel,  kommen 
sie  also  aus  sehr  grosser  Entfernung,  wie  in  Fig.  126,  so  vereinigen 
sie  sich  in  dem  sogenannten  Brennpunkte  F.  Derselbe  liegt  halb 
so  weit  vom  Spiegel,   als    der  Mittelpunkt   C   von.  ihm  entfernt  ist. 

Fig.  126.  Seine  Entfernung  vom  Spiegel 

heisstdieBrenn-oderFocal- 
weite  qp,  also  <jp  =  ^2*** 

Zwischen  Gegen  Stands  weite 
a,  Bildweite  b  und  Brenn- 
weite (p  besteht  die  Beziehung: 

i  +  l  =  i. 

a         h         (p 

Ist  z.  B.  a  =  r,  liegt  also  der  Gegenstand  in  C,  so  ist  b  =  r, 
d.  h.  das  Bild  entsteht  in  der  gleichen  Entfernung  vom.  Spiegel,  wie 
der  Gegenstand  von  demselben  absteht,  d.  h.  im  Mittelpunkte. 

Ferner  gut  der  Satz:  Die  Bildgrösse  verhält  sich  zur  Gegen- 
standsgrösse  wie  die  Bildweite  zur  Gegen  Stands  weite. 

Apparat.  Auf  die  Träger  der  optischen  Bank  (vergl.  S.  221) 
werden  gesetzt:  1.  ein  sphärischer  Hohlspiegel;  2.  eine  Gaslampe  mit 
Fig.  127.  Eisenblechcylinder,  der  in  der  Höhe  der  Flamme  auf  der 
einen  Seite  eine  1  cm  weite  runde  Oeffnung  0  trägt,  über 
welche  Drähte  gespannt  sind  (Fig.  127).  Ein  zweiter 
Cylinder  hat  in  derselben  Höhe  eine  sehr  kleiiie  Oeffnung. 
An  die  Cylinder  sind  horizontale  Arme  angenietet,  von 
denen  Senkel  herabhängen,  die  auf  der  Theilung  der  optischen  Bank 
die  Lage  der  Oeffnungen  anzeigen.  Die  Lampe  steckt  in  einem  hori- 
zontalen, circa  8  cm  langen  Arme  und  wird  in  dem  Träger  so  befestigt, 
dass  sie  seitlich  neben  der  Mittellinie  der  optischen  Bank  steht.  3.  Ein 
grosser  Papierschirm  oder  eine  kleine  matte  Glastafel. 

1.    Prüfung  der  Gesetze  des  Hohlspiegels. 

XJebung.  1)  Man  misst  den  Durchmesser  d  der  Oeffnung  0  in 
dem  Eisenblechcylinder. 

2)  Man  stellt  die  Lampe  vor  dem  Hohlspiegel  etwas  seitlich  von 
der  optischen  Bank  auf,  in  einiger  Entfernung  die  matte  Glasplatte 
und  den  Hohlspiegel  hinter  dieselbe  in  einer  solchen  Entfernung,  dass 
auf  der  matten  Glasplatte  ein  scharfes  verkleinertes  Büd  der  Oeffnung 
entsteht.  Die  von  der  Oeffnung  kommenden  Strahlen  gehen  an  der 
Glasplatte  vorbei,  fallen  auf  den  Hohlspiegel  und  werden  auf  der  Glas- 
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platte  vereinig.     Hier  durchkr«i;izen  sie  sich,  es  entsteht  ein  reelles 
und  zwar  ein  umgekehrtes  Büd. 

3)  Man  liest  an  den  Indicei  I  der  Träger  (S.  221)  die  Stellang 
von  Gegenstand  (OefEnung  im  CyUiider),  Spiegel  und  Bild,  G,  S,  B,  ab 
und  misst  den  Durchmesser  des  Bildes  j). 

4)  Man  wiederholt  den  Versuch  für  einige  Stellungen  des  Spiegels, 
bei  denen  das  verkleinerte  Bild  zwischen  Gegenstand  und  Spiegel  fallt. 

5)  Man  nimmt  die  matte  Glastafel  aus  ihrem  Träger,  befestigt  sie 
neben  der  Oeffnung  0  und  verschiebt  den  Spiegel  so  lange,  bis  auf 
ihr  ein  scharfes  Bild  entsteht;  sind  6r'  (;=  B')  und  S'  die  entsprechen- 
den Stellungen  der  Indices,  so  ist  G'  —  S'  =  JB'  —  S'  =^  r  der 
Krümmungsradius  des  Spiegels,  q)  -=  ^j^r  seine  Brennweite. 

6)  Man  schiebt  den  Spiegel  noch  näher  an  den  Gegenstand  heran: 
das  Bild  entsteht  jetzt  hinter  dem  Gegenstande  und  ist  vergrössert. 
Man  fängt  es  auf  dem  grossen  Papierschirm  auf,  misst  seine  Grosse  D 
und  liest  die  Indicesstellungen  6r,  S  und  B  wie  vorher  ab. 

7)  Man  rückt  den  Spiegel  bis  auf  Brennweitenentfernung  an  den 
Gegenstand.  Das  Bild  vergrössert  sich  immer  mehr  und  rückt  in  immer 
weitere  Abstände,  zuletzt  verschwindet  es  gana  und  der  Schirm  ist 
gleichförmig  erhellt. 

7  a)  Man  schiebt  über  die  Lampe  den  Eisenblechcylinder  mit  der 
kleinen  Oeffnung  und  stellt  den  Spiegel  so,  dass  sich  die  Oeffnung  in 
dem  Brennpunkte  befindet,  dann  ist  auf  dem  Schirme  ein  Ereis  erhellt, 
dessen  Durchmesser  gleich  dem  der  Oeffnung  des  Hohlspiegels  ist;  er 
ändert  seine  Grösse  bei  Annäherung  und  Entfernung  des  Schirmes 
nicht.  Die  von  dem  Spiegel  reflectirten  Strahlen  sind  unter  einander 
parallel. 

8)  Man  schiebt  den  Spiegel  noch  näher  an  den  leuchtenden  Punkt, 
der  Schirm  bleibt  gleichförmig  erhellt,  aber  der  erleuchtete  Kreis  ist 
grösser,  als  die  Oeffnung  des  Spiegels  und  wird  um  so  grösser,  je 
weiter  man  den  Schirm  entfernt;  ein  reelles  Bild  entsteht  nicht.  Die 
Strahlen  werden  so  vom  Hohlspiegel  zurückgeworfen,  als  kämen  sie  von 
einem  hinter  dem  Spiegel  gelegenen  Punkte.  Blickt  man  in  den  Spiegel, 
so  sieht  man  hinter  ihm  ein  Bild  des  Gegenstandes;  dasselbe  ist  also 
virtuell,  es  steht  aufrecht. 

9)  Man  bestimmt  den  Krümmungsradius  mit  dem  Sphärometer 
(vergl.  S.  20),  wobei  man  für  r  einen  negativen  Werth  erhält. 

Berechnung.  Man  berechnet  aus  den  gefundenen  Stellungen: 
1)  Die  Gegenstandsweiten  a  =  G  —  S  (bezw.  S  —  G);  2)  die  Bild- 
weiten b=  B  —  S  (bezw.  S  —  B)  und  überzeugt  sich,  dass  1/a  +  l/b 
nahezu  constant  =  C  ist;  die  Brennweite  q)  ist  dann  1/c,  der  Krümmungs- 
radius r  =  2(p'y  3)  das  Verhältniss  von  h:a.  Dann  ist  das  Verhält- 
niss  der  Bildgrösse  D  zur  Gegenstandsgrösse  d  nahe  gleich  h :  a. 

2)  Bestimmung  der  Brennweite  eines  Augenspiegels. 

Zur  Beleuchtung  bei  der  Untersuchung  des  Augenhintergrundes, 
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der  Nase,  des  EeMkopfes  etc.  dienen  Hohlspiegel  (Augen<>',  Nasen-,  Kehl- 
kopfspiegel), welche  in  der  Mitte  durchbohrt  sind.   Die  von  einer  Lampe^ 


Fig.  128. 


=  «^ 


=^«>a 
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welche  seitlich  neben  dem  Kopfe  des  zu  Untersuchen- 
den steht,  kommenden  Strahlen  werden  durch  den 
Hohlspiegel  auf  die  zu  untersuchende  Stelle  geworfen, 
während  gleichzeitig  der  Untersuchende  durch  die 
Spiegelöffnung  blickt  und  auf  die  erleuchteten  Stellen, 
eventuell  durch  Linsen  unterstützt,  accommodirt.  Die 
Brennweite  des  Hohlspiegels  muss  je  nach  den  Ver- 
hältnissen eine  verschiedene  sein;  sie  wird  in  folgender 
Weise  bestimmt. 

Uebung.  1)  Ein  Blatt  weissen  Cartonpapieres 
V  (Fig.  128)  wird  rechtwinkelig  umgebogen  und 
vertical  so  neben  der  Flamme  einer  Kerze  K  befestigt, 
dass  die  Ebene  der  einen  Hälfte  VB  gerade  durch 
die  Mitte  der  Flamme  geht,  die  andere  B  S  zwischen 
der  ersten  Hälfte  und  der  Flamme  als  beschattende 
Zwischenwand  steht. 

2)  Man  hält  den  Hohlspiegel  Ä  so  vor  die 
Karte,  dass  auf  derselben  bei  JB  ein  deutliches  Bild 
der  Flamme  entsteht,  das  dann  dieselbe  Grösse  wie 
die  Flamme  selbst  hat.  Man  misst  die  Entfernung  G 
des  Spiegels  von  der  Papierfläche. 
Dann  ist  nach  S.  230  der  Abstand  von  Spiegel  und  Flamme  gleich 
dem  Radius,  die  Brennweite  ist  also: 

<jp  =  1/2  G. 

3.    Convexspiegel. 

Convexspiegel  (vergl.  S.  229)  liefern  virtuelle  Bilder.     Fallen  auf 
einen  Convexspiegel  parallele  Strahlen,  Fig.  129,  so  werden  sie  reflectirt 

Fig.  129. 


(zerstreut),  als  kämen  sie  von  einem  Punkte  F,  der  um  den  halben  Radius 
D  G  =  r  hinter  dem  Spiegel  liegt.  Seine  Entfernung  DF=q)  =  ^/ir 
heisst  die  Zerstreuungsweite  des  Spiegels. 
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Zwischen    Gegenstandsweite  J.,    Bildweite    a   und  Zerstreaungs- 
weite  ^>  besteht  die  Beziehung: 


A         —  a         —  ^> 

Bestimmung  des  Radius  r  eines  Convexspiegels. 

Princip.  Die  von  einem  Gegenstande  Ij  (Gegenstandsgrösse) 
(Fig.  130),  der  in  der  Entfernung  J.  vor  dem  Spiegel  steht,  vom  Spiegel 
reflectirten  Strahlen  verlaufen  so,  als  ob  sie  von  einem  Gegenstande  \ 

Fig.  130. 


kämen,  der  in  der  Entfernung  a  hinter  dem  Spiegel  liegt.  Einem 
von  Ij  her  gegen  den  Spiegel  blickenden  Auge  erscheint  das  Bild  des 
Gegenstandes  also  in  der  Grösse  X  auf  einer  Scala,  die  den  Spiegel  bei 
V  berührt.     Zwischen  r,  l\  L  und  A  besteht  die  Beziehung: 

2V  A 

'^     i  — 2r 

Uebuxig.  1)  Man  stellt  ein  Ablesefemrohr  mit  seiner  Scala  in 
hinreichend  grosser  Entfernung  A  vor  dem  Convexspiegel  auf  und 
stellt  an  die  Enden  der  Scala  je  ein  Licht,  deren  Entfernung  L  von 
einander  die  Gegenstandsgrösse  darstellt. 

2)  Man  richtet  das  Fernrohr  auf  die  Bilder  der  Lichter  in  dem 
Spiegel. 

3)  Man  befestigt  vor  dem  Spiegel  in  horizontaler  Bichtung  eine 
Scala  so,  dass  man  im  Fernrohr  die  Spitzen  der  Lichterbilder  gerade 
bis  zur  Scala  reichen  sieht. 

4)  Man  liest  den  Abstand  V  der  Bilder  auf  der  Scala  durch  das 
Fernrohr  ab. 

Aus  den  gemessenen  Grössen  ergiebt  sich  r  nach  der  Formel. 

Seispiel:  2'  =  3,  i=56,  il=500cm.   Daraus  ergiebt  sichr  =  60  cm. 
Bemerkung.   Diese  Methode  liegt  der  in  der  Opbthahnologie  benutzten 
SestimsQUDg  der  KrÜDimung  der  Hornbaut  zu  Grunde. 


in.    Bestimmung  des  Breehnngsindex. 

Einleitung, 

L  Brechungsgeeetz. 
Fällt  ein  Lichtstrahl  anf  die  Trennaagsääche  zweier  Xedien, 
etwa  Lnft  uod  Wasser,  so  wird  der  in  das  zweite  Medium  eindringende 
Strahl  stets  abgelenkt,  wenn  er  nicht  gerade  senkrecht  auf  die  Flfl«he 
anltrifFt  (Krystalle  ansser  den  dem  regolären  System  angehörigen 
schliessen  wir  hier  von  der  Betrachtung  aus):  der  Strahl  wird  ge- 
brochen. 

Für  die  Brechung  gilt  das  Gesetz  von  Suell  bezw.  Deacartea: 

1.  Einfallender    Strahl,    Einfallsloth    und    gebrochener 

Strahl  liegen  in  einer  Ebene;  2.  das  Verh&ltniss  n  des  Sinus 

des  Einfallswinkels  (i)  zndem  Sinus  des  Brechungswinkels  (r) 

p>-      ^g^  ist   constant,  d.  h.  unabhängig  von 

der  Grösse  des  Einfallswinkels  (Fig. 

131).       Dieses    Verhältniss    heisst   Bre- 

ohungs-Yerhältniss  oder -Index  oder 

-Exponent'). 

'  Der  Brecbungsindex  hat  neben  dieser 
geometrischen  folgende  physikalische  Be- 
deutung, ans  der  sich  erstere  ergiebt: 
der  Breehnngsindex  ist  gleich  dem 
Verhältniss  der  Fortpflanzungs- 
geschwindigkeiten «(  und  Vfi  des 
Lichtes  in  beiden  Medien: 

sin  i Vi 

sinr  '  üj 
Ist  das  erste  Medium  das  Yaonum  und  setzt  man  die  Fort- 
pflanzungsgeschwindigkeit in  demselben  gleich  eins,  ist  also  Vy  ^  1,  so 
ist  der  reciproke  Werth  des  Breehnngsindex  1/«  =^  v^  gleich  der  Fort- 
pflanzungsgeschwindigkeit in  dem  zweiten  Medium.  Wird  der  ge- 
brochene Strahl  zu  dem  Einfallsloth  hin  gebrochen,  wie  in  der  Figur, 
so  heisst  das  zweite  Medium  das  optisch  dichtere,  das  erste  das  optisch 
dünnere.      In  dem  optisch  dichteren  Medium  ist  die  Fortpflanzungs- 


')  üeber  Sinns,  Cosinus  etc.  vergl.  die  Tabellen  am  Schlüsse  des  Buches. 
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geschwindigkeit  kleiner  als  in  dem  optisch  dünneren.    Grössere  optische 
Dichte  entspricht  aber  nicht  immer  einer  grösseren  mechanischen  Dichte. 
Für  den  Brechungsindex  N  beim  Uebergange  aus  dem  Medium  2 
in  das  Medium  1  finden  wir 

sinr  v^  1  ^ 

sini  Vi         n ' 

der  Brechungsindex  beim  Uebergange  aus  einem  Medium  2  in  ein 
Medium  1  ist  der  reciproke  Werth  desjenigen  für  den  Uebergang  aus 
dem  Medium  1  in  das  Medium  2. 

Sind  ni2i  %3,  n2s  die  Brechungsindices  für  den  Uebergang  aus 
«inem  Medium  1  in  ein  Medium  2,  aus  dem  Medium  1  in  ein  Medium  3, 
und  aus  dem  Medium  2  in  das  Medium  3,  so  ist 

«23  =  ^sM«       lind      %S  =  **12-*l«3- 

Meist  ist  das  erste  Medium  Luft  und  uLan.  bezieht  den  Brechungs- 
index auf  diese.  Da  die  Fortpflanzungsgeschwindigkeiten  im  Yacuum 
und  in  der  Luft  sehr  nahe  gleich  sind  (bei  Luft  von  760  mm  Druck 
und  0^  ist  ihr  Yerhaltniss  1,000290),  so  genügt  es  für  die  meisten 
Zwecke,  den  auf  Luft  bezogenen  Index  zu  betrachten.  Der  Brechungs- 
index ändert  sich  mit  der  Wellenlänge  des  untersuchten  Lichtes. 

Die  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  und  damit  der  Brechungsindex 
spielen  eine  wichtige  Bolle  bei  der  Betrachtung  der  optischen  Eigen- 
schaften der  Körper,  denn  die  Fortpflanzungsgeschwindigkeit  einer 
Wellenbewegung  in  einem  Medium  hängt  von  dessen  Beschaffenheit  ab 
und  kann  uns  umgekehrt  Aufschluss  über  die  letztere  geben. 

IL    Brechungsindex  und  Wellenlänge. 

Für  die  Abhängigkeit  der  Brechungsindices  nx  von  der  Wellen- 
länge ist  eine  grosse  Anzahl  von  Formeln  aufgestellt  worden,  von 
denen  wir  nur  die  von  Cauchy  für  schwach  dispergirende,  durch- 
sichtige Körper  anführen: 

Dabei  sind  Ä  und  B  Constanten,  und  zwar  ist  Ä  der  der  unendlich 
grossen  Wellenlänge  (A  =  oo)  entsprechende  Brechungsindex,  wie  er 
aus  der  Formel  berechnet  werden  kann;  denn  ist  A  =  oo,  so  ist  B/k^ 
=  0,  also 

rioo  =  A. 

Sind  die  Brechungsindices  rii  und  Wg  ^^^  zwei  Wellenlängen  A^ 
und  ^2  gefunden,  so  kann  man  Ä  und  B  berechnen.     £s  ist 


B 

B 

«1 

A 

+ 

A: 

^t 

(n,  A  ■> 
{XI 



n.2  =^ 
AD 

A 

-f 

K 
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Setzen   wir  diesen  Werth  von  A  in  die  Gleichung  für  t^i  ein,  so 

erhalten  wir: 

JB  =  (m  —  Ä)  kl 

Der  Brechungsindex  wächst  hei  durchsichtigen  Körpern  vom  Hoth 
zum  Blau,  d.  h.  mit  ahnehmender  Wellenlänge.  Stark  ahsorhirende 
Körper    zeigen    oft    ein    anderes   Verhalten;    hei    einigen    nimmt   der 

Brechungsindex  vom  Roth  zum 
Violett  regelmässig  ah,  hei 
anderen  vom  Roth  zum  Grün 
zu  und  dann  nach  dem  Violett 

,p-i ^ i ^ ^ j^      ah;     solche    Körper     heissen 

anormal  dispergirende. 
Die  Vertheilung  der  Fraunhofer'schen  Linien  in  einem  Spectrum,  das 
I.  von  einem  Prisma  aus  anormal  dispergirender  Fuchsinlösung  und 
IL  von  einem  normal  dispergirenden  Glasprisma  entworfen  ist,  veran- 
schaulicht Fig.  132. 

IIL    Brechungsindex  und  Dichte. 

Ist  für  eine  Suhstanz  n  der  Brechungsindex,  A  die  Constante  der 
C au chy' sehen  Formel,  t?  die  Dichte,  so  ist,  wenn  sich  Brechungsindex 
und  Dichte  in  Folge  von  Druck-  oder  Temperaturänderungen  ändern, 
nach  Gladstone  das  specifische  Brechungsvermögen: 

n  —  1  ^  A  —  1 

—d~  =  ^-      oder       _^— =^^, 

wo  Qn  und  Qa  Constanten  hedeuten.  An  Stelle  der  Relationen  von  Glad- 
stone hahen  Lorenz  und  Lorentz  die  folgenden  gesetzt: 

w2  —  1      1  ^  A^  —  1      1 

—  =  Qn*     oder        .»    ,     ^  •  -7  =  Qa*, 


n^  +  2     d        ^"  A^  +  2     d 

wo  Qn*  und  Qa*  Constanten  hedeuten.  Nach  Ketteier  soll  statt  der  2 
im  Nenner  eine  Grösse  x  stehen,  die  hei  verschiedenen  Körpern  ver- 
schiedene Werthe  annimmt. 

IV.    Brechungsindex  von  Gemischen. 

Sind  die  Brechungsindices  der  ungemischten  Körper  n^,  n2,  %  . .  .^ 
ihre  Dichten  di,  ^2«  ^  •  •  m  ^^  in  einem  Gewichte  P  der  Mischung  ent- 
haltenen Gewichte  derselhen  j>| ,  j)2>  JPs"«»  ist  JV  der  Brechungsindex 
der  Mischung,  D  ihre  Dichte,  so  ist 

oder 

9nP=  Qn,Pl    +   Qn^Pi   +    QnsPs    +  '" 

Eine  ganz  analoge  Gleichung  erhält  man,  wenn  man  statt  Qn  die 
Ausdrücke  Qn*  zu  Grunde  legt. 
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Für  eine  Lösung  von  Pi  Theilen  Salz  in  100  Theilen  Flüssigkeit 
oder  ein  Gemisch  von  2?i  Theilen  einer  Substanz  mit  (100 — j'i)  Theilen 
einer  anderen  ist: 

Qn.  100  =  Qn,Pi   +   Pn,    (100  —  p,), 

oder 

Oir" .  100  =  Qn^.p,  +  Q^  .  (100  —  p,). 

Kennt  man  N,  n^  n^,  D,  di,  d^,  resp.  pj^,  g^i  Qn^  ^^c.,  so  kann 
man  pi  berechnen,  man  kann  also  auf  diese  Weise  eine  optische  Ana- 
lyse ausführen.  Kennt  man  umgekehrt  für  eine  Lösung  eines  Salzes  N, 
D,  nj,  j9],  Ja,  so  kann  man  Pm  für  das  Salz  berechnen,  und  wenn  auch 
dl  bekannt  ist,  n^  finden. 

Y.    Brechungsindex  und  chemischeZusammensetzung. 
Molecularrefraction. 

Für  Verbindungen  kann  man  ganz  analoge  Ausdrücke  ableiten, 
wie  für  Mischungen.  Das  Moleculargewicht  eines  aus  a  Atomen  des 
Elementes  Ä^  dessen  Atomgewicht  A  sei,  h  Atomen  des  Elementes  B  etc. 
zusammengesetzten  Körpers  M  =  AaBb  Cc  »  »  •  Sa  denkt  man  sich 
als  eine  Mischung  von  a^gr  von  A,  hBgr  von  B;  ist  dann  n  der 
Brechungsindex  des  untersuchten  Körpers,  d  seine  Dichte,  sind  a,  /3, . . . 
die  specifischen  Brechungsvermögen  der  Körper  A,  B,  C  ...  in  dem 
Zustande,  in  dem  sie  in  die  Verbindung  eintreten,  so  ist: 

B  ==  MQn  =  aAcc  +  hBß  +  •••  sSö 

das  moleculare  Refractionsvermögen  oder  die  moleculare 
Refraction  oder  das  Refraction  säquiralent. 

Bezeichnet  man  analogr«  =  -4a,  rj,  =  Bß,...  als Atomrefrac- 
tion,  so  ist  die  Molecularrefraction  der  Verbindung  AaB^  CcDd*"  Sai 

Bn  =  -3fpn  =  ara  +  hn  +  '"  +  sr^. 

Ganz  analoge  Ausdrücke  würden  sich  bei  Zugrundelegung  von  Qn^ 
statt  Qn  ergeben. 

Die  Molecularrefraction  ist  also,  wenn  diese  Relation  sich 
bestätigt,  gleich  der  Summe  der  Atomrefractionen,  sie  ist  eine 
additive  Eigenschaft. 

1.    Vorübung. 

L     Bestimmung    des    Brechungsindex    mit    einem    halb- 
kreisförmigen Flüssigkeitstrog. 

Gebraucht  wird:  Halbkreisförmiges Gefass  mitTheilung;  Wasser  und 
Terpentinöl;  Argandbrenner;  Holzstab. 

Apparat  (Fig.  133,  a.  f.  S.).  Ein  ca.  10  cm  hohes  Geföss  ist  auf  der 
einen  Seite  durch  eine  ebene  Glasfläche  ab,  auf  der  anderen  Seite  durch 
eine  halbkreisförmige,  verticale  Wand  begrenzt.  Erstere  ist  bis  auf 
einen  schmalen,  verticalen  Spalt  in  ihrer  Mitte  bei  c  undurchsichtig. 
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Auf  deim  Halbkreise  ist  eine  Gradtheilung  angebracht.  Sie  beginnt 
da,  wo  das  auf  ab  in  C  errichtete  Loth,  d.  b.  das  Einfallslotb,  die 
Kreisfläcbe  schneidet.  Der  Trog  wird  zur  Hälfte  mit  FlüBeigkeit  ge- 
füllt. Der  Clradstrich,  auf  welchen  der  oberhalb  der  Flüssigkeit  durch 
Pj^   ^gg  den  Spalt  gehende  Strahl  trifft, 

giebt  den  Einfallswinkel,  der- 
jenige, auf  welchen  der  durch 
die  Flüssigkeit  gehende  ge- 
langt, den  Brechungswinkel. 
Die  Richtung  des  Einfalls- 
lothes  bezeichnet  man  durch 
einen  auf  den  Trog  in  der 
Richtung  Oc  gelegten  Stab. 

Uelmng.       1)  Man  füllt 

den  Trog  mit  "Wasser,  stellt 

'I  1,:      eine  Gaslampe  in  einiger  Ent- 

'i|!|     femnng  von  dem  Spalt  c  so 

auf,    dass   die  Flammenmitte 

in  der  Höhe  des  Wasserspiegels  steht  und  neigt  den  Trog  durch  Drehen 

um  eine  verticale  Linie,  die  durch  den  Spalte  geht,  um  verschiedene 

Winkel  gegen  den  einfallenden  Strahl. 

2)  Man  liest  die  zusammengehörigen  Einfallswinkel  t,  t|,  tt  und 
Brechungswinkel  r,  Ti,  r^  ab  und  sucht  deren  Sinus  in  der  Tafel  der 
trigonometrischen  Functionen  (Tab.  a.  Scbluss  d.  Buches)  auf;  dann  ist 


stnr        stnvi 
3)  Derselbe  Versuch    wird,    nach    sorg^tigem  Austrocknen   des 
Troges,  mit  Terpentinöl  ')  angestellt. 

Beispiel;    Für  Wasser  wurde  gefunden: 

i  =     20  35  50  64 

r  =     15  25  35  42 

m  =  aini/ainr  =  1,32  1,36  1,33  1,34 

Aus  den  Versuchen  mit  Wasser  n  =:  1,33  und  Terpentinöl 
n  =  1,50  folgt,  dass  die  optisch  dichteren  Medien  nicht  ein  grösseres 
specifisches  Gewicht  haben,  denn  Terpentinöl  hat  einen  grösseren 
Brechungsindei  als  Wasser,  aber  eine  kleinere  Dichte  als  letzteres. 

n.     Bestimmung  der  Brechungsindioes  mittelst  eines 

Spectrometermodells. 

Gebraucht  wird:  Spectrometermodell;  Glaeprisma  Ton  60",  Hohlpriania 

mit     Bchwafelkohlenatotf ;      Argandbrenner,     Bunsentirenner ;      Oblorlitbium, 

-natrium,  -etrontium;  drei  Platinblecba  an  Platindrähten,  Stativ  dazu.'    (Um 

A)  Sollte  das  Terpentittöl  bei  ungenügendem  Trocknen  des  Troges  durch 
BUBpendirte  Wassertröpf eben  getrübt  lein,  so  flltrirt  man  es  durch  Filtrirpapier. 
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■teta  die  Platinbleche  etc.  znmmmen  za  haben,  tind  in  ein  Hulzbrett  drei 
Ijöcber  gebohrt  für  die  die  Salze  enthaltenden  PnlveTgläier,  dahinter  drei 
kleinere  Locher  für  Beagirgläter,  in  wekhe  die  Platinbleche  mit  den  de 
tr*genden  Glairöhren  geiteukt  werden,  Ewel  Löcher,  in  welebe  der  Bunien- 
brenner  nnd  du  Stativ  füi  die  Platinbleche  pauen.)  Eine  vollkommen  und 
eine  nnvollkonunen  plonparallele  Qlaiplatte. 

Princip.  Prismen  sind  von  zwei  ebenen,  sich  in  einer  geraden 
Linie  achneidenden  Fl&chen  begrenzte  Körper;  der  Prismenwinkel 
oder  hier  speciell  der  brechende  Winkel  ist  der  Winkel,  in  dem 
sich  die  beiden  Fl&chen  echneiden. 

Fällt  ein  Lichtstrabi  in  der  Richtung  IN,  Fig.  134,  auf  die  Vorder- 
fläche eines  Prismas,  so  tritt  er  in  einer  Richtnng  N'p  ans  demselben 
ans.    Er  erfährt  also  dnrch  das  y^-  ^Q^_ 

Prisma  eine  Ablenkung  nm  den 
Winkel  Z>,  der  gebildet  wird 
dnrch  die  I^  nnd  JTj)  parallelen 
Linien  kb  nnd  ro.  Diese  Ab- 
lenkung setzt  sich  zusammen  ans 
deijenigen  beim  Eintritt  in  das 
Prisma  und  derjenigen  beim  Ans- 
tritt ans  demselben.  Die  erste 
hängt  ab  von  dem  Einfallswinkel  t 
nnd  dem  Brechung  sindexn,  welche 
zusammen  den  Winkel  x  (Bre- 
chungswinkel)   bestimmen;     die 

zweite  von  dem  Winkel  1/  und  dem  Brechnngsindex,  welche  den  Aus- 
trittswinkel i'  bestimmen;  y  selbst  ist  aber  abhängig  von  x  und  der 
Neigung  der  zweiten  Fläche  des  Prismas  gegen  die  erste,  d.  h.  dem 
brechenden  Winkel  g,  so  dass  also  D  abhängt  von  t,  n  nnd  g. 

Ein  Minimnm  der  Ablenkung  (s.  w.  n.)  tritt  ein,  wenn  der 
Austrittswinkel  i'  gleich  dem  Einfallswinkel  i  ist;  dann  durchsetzt  der 
Strahl  das  Prisma  symmetrisch,  wie  die  obige  Figur  zeigt;  i  ist  dann 
dnrch  n  und  g  bestimmt,  kann  also  in  der  Gleichung  für  die  Ablenkung 
durch  diese  Grössen  ersetzt  werden.  In  diesem  Falle  ist 
^^  Sin'/a  (g  +  J>) 

Zur  Bestimmung  des  Brechungsindex  n  muss  man  also  1)  den 
brechenden  Winkel  g  und  2)  das  Minimum  der  Ablenkung  D  be- 
stimmen ^). 

')  Stellt  man  nicht  auf  das  Minimum  ein,  ao  muss  man  auch  den  Ein- 
falltwinkel  au  der  ersten  Fläche  des  FriemaB  meeun  und  findet  folgende 
Qleichungen,  wenn  t  der  Einfallswinkel  an  der  ersten  Priamenääche,  r  der 
Austritts  Winkel  an  der  zweiten  ist  und  I  und  B  die  zu  i  und  r  zugehörigen 
Winkel  im  Prisma  sind  (Ed.  Ketteier,  Beobachtungen  über  die  Farben- 
zerstreunng  der  Gase.    Bonn,  A.  Henry,  18S5): 
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Apparat.  Wir  beautzen  au  den  Yerauchen  ein  dreiaeitigee 
Prisma  aus  Glae ;  die  der  brechendeii  Kante  h  gegenüberliegende  Fläche 
desselben  ist  geschwärzt,  am  störende  LichtreÖexe  abzuschwächen. 

Um  ein  Müssigkeitsprisma  herznst«Ilen,  bringt  man  die  Flüssig- 
keit in  sogenannte  Hohlpriamen.  Ein  tilaaprisma  Ä,  Fig.  135,  ist 
mit  einer  Durchbohrung  m  n  versehen,  Ton  der  bei  e  eine  Oeffnung  nach 
obec  führt,  in  die  man  ein  Thennometer  einsetzen  kann.  Die  seitlichen 
Oeffnnngen  von  m  und  n  werden  mit  planparallelen  Glasplatten  «  und  ß 
verschloBSen,  die  die  Lichtstrahlen  nicht  ablenken,  sondern  nur  sich 
selbst  parallel  verschieben;  sie  werden  dorch  die  Federn  a  und  a  fest- 
gehalten. Der  so  entstehende  Hohlraum  wird  mit  der  zu  untersuchen- 
den Flüssigkeit  gefüllt.  Untersucht  man  mehrere  Flüssigkeiten  nach 
einander,  so  wird  er  stets  dazwischen  durch  Ausspülen  mit  Wasser, 


Fig.  ISS. 


Alkohol  und  Aether,    oder   mit    den  letzteren 


beiden  allein  gereinigt  und  durch  Dnrchsaugen 
von  Luft  getrocknet.      Das  ganze  Hohlprisma 
wird  in  einem  kleinen  dreieckigen  Blechunter- 
satz, mit   etwa  5  mm  hohen  K&ndem,  auf  das 
Tischchen    des    Spectrometers    gesetzt,    damit 
zwischen      den     Glasplatten      durohsickemde 
Flüssigkeit  nicht  auf  das  Spectrometer  gelangt. 
Die  GlasöfichenM  und  ß  der  Glasplatten  werden 
sorgfältig  abgewischt,  da  sonst  das  Bild  ver- 
waschen erscheint. 
Um  die  Richtung  der  einfallenden  und  gebrochenen  Strahlen  zu 
bestimmen,  werden  die  Prismen  auf  ein  Spectrometer  gestellt;  wir 
lassen  dieUebungen  zunächst  mit  einem  Modell  eines  solchen  anstellen. 
Dasselbe  ist  einem  von  Weinhold  angegebenen  nachgebildet 

Eine  runde  Xylolithplatte  T,  Fig.  136  (57  cm  Durchmesser,  3,0  cm 
Dicke),  ist  an  ihrem  abgeschrägten  Rande  mit  einer  Ereistheilung  ver- 
sehen (die  einzelnen  Gradstriche  stehen  ca.  0,5  cm  von  einander  ab,  so 
dass  man  noch  i/id"  oder  6'  gut  schätzen  kann).  In  der  Mitte  von  T 
ist  ein  kleiner,  runder  Tisch  (  von  12  cm  Durchmesser  angebracht,  auf 
den  man  eventuell  noch  ein  durch    drei   Stellschrauben   verstellbares 


3)   f.«,  V.  (r  -  K)  =  ZiX^^:  '-^  V.  ^■ 


"Ai  +  r)       <='»  Va  (i  -  r) 

«»  Vi g  «öS  Va  {'  —  Bl' 

.  lang  %  (i  —  r> 

"  fang  '/;  [i  +  r)  ' 
Man  bestimmt  g,  D,  wie  unten  angegeben  ist,  i  dadaruh,  dass  mau  erst 
auf  den  Spalt  einstellt  (Ablesung  /i),  dann  auf  den  an  der  Eintrittafläcbe 
reflectirten  Strahl  (Ablesung  v),  dann  ist  i  =  90  —  '/»  (ft  —  v);  am  g,  D 
und  i  argiebt  sich  aus  2)  r,  also  auch  i  —  i-  und  i  -\-  r,  dann  folgt  aus  3) 
I —  E  und  endlich  aus  1)  n.  Sobald  i  :=  r,  wird  I  ^  E,  und  n  nimmt 
den  oben  angegebenen  Warth  an,  das  Prisma  steht  dann  im  Minimum  der 
Ablenkung. 
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Tischcben  Btellen  kann.  Um  die  Axe  des  Tiachea  laaaen  aich  die  ca. 
50  cm  langen  Holzschienen  A  nnd  B  drehen;  beide  haben  Zeiger  i  and 
i',  die  aich  auf  der  Thetlung  bewegen.  In  A  und  B  aind  Nuthen  ein- 
geschnitten, in  denen  sich  HolzBchieber  verschieben,  auf  welchen  die 
optischen  Theile  des  Apparates  befestigt  aind.  Die  Holzschiene  A 
entspricht  dem  sogenannten  GolUmator;  sie  trägt  einen  Spalt  s  mit 
verstellbaren  Schneiden  nnd  eine  BiconTesIinse  b  mit  einer  Brennweite 
von  ca.  34cm.  Die  Schiene  B  entspricht  dem  Beobacbtungsfern- 
röhre;  sie  trägt  eine  Biconvexlinae  ti  von  derselben  Brennweite  wie  b, 
eine  Fassung  g,  in  die  eine  matte  oder  durchsichtige  Glasplatte,  auf 
welche   je    ein    X    mit  Tasche  gezeichnet  ist  (vergl.   Fig.   137),   ein- 


Fig.  136. 


i 


geschoben  werden  kann,  und  endlich  eine  als  Lupe  dienende  biconvese 
Linse  c  von  6cm  Brennweite,  das  Ooular.  Die  Striche  auf  den  Glas- 
platten vertreten  das  Fadenkreuz  der  feineren  Messinstmmente;  wir 
nennen  das  Strichkreuz  auch  hier  „Fadenkreuz".  Der  Tisch  (  ist 
mit  einem  Arm  mit  einem  auf  der  Theilung  spielenden  Index  i"  ver- 
bunden. An  dem  Ende  des  CoUimatorfernrohres  ist  mittelst  eines 
Schiebers  ein  Schirm  o  mit  OefFnung  zur  Abhaltung  von  Nebenlicht 


TTebung  1.     Einstellung  des  Apparates.    1)  Man  nimmt  zu- 
Dächst  die  Collimatorlinse  h  heraus  und  bestimmt  deren  Brennweite  qo, 


Wiedei 
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indem  man  den  Abstand  ermittelt  (s.  unten),  in  dem  sie  von  einem 
weit  entfernten  Gegenstande  ein  deutliches  Bild  entwirft. 

2)  Man  schiebt  die  Linse  ein  und  stellt  den  Spalt  in  der  Ent- 
fernung q)  von  der  Collimatorlinse  auf. 

3)  Man  stellt  eine  Lampe  vor  das  Collimatorfdrnrohr,  dreht  das 
Beobachtungsfernrohr,  bis  es  gerade  gegenüber  dem  CoUimatorfernrohr 
steht  und  schiebt  die  durchsichtige  Glasplatte  mit  dem  Fadenkreuz  so 
lange  vor  und  zurück,  bis  das  Bild  des  Spaltes  und  das  Fadenkreuz 
möglichst  scharf  erscheinen,  und  bis  beim  Yerschieben  des  Auges  nach 
rechts  und  links  vor  dem  Ocular  das  Fadenkreuz  sich  nicht  gegen  das 
Bild  des  Spaltes  verschiebt;  dann  fallen  beide  genau  in  dieselbe  Ebene. 
Das  Ocular  wird  dabei  stets  so  verschoben,  dass  maü  durch  dasselbe 
das  Bild  scharf  sieht.  Auf  der  matten  Glasplatte  sieht  man  die  Er- 
scheinung objectiv,  man  sieht  das  Bild  des  Spaltes  selbst;  hier  stellt 
man  nur  auf  möglichste  Schärfe  ein. 

TJebung  2.  Prüfung  einer  Platte  auf  Planparallelität, 
d.  h.  darauf,  ob  ihre  beiden  ebenen  Flächen  genau  parallel  sind. 

1)  Man  stellt  das  Beobachtungsfemrohr  dem  Collimator  gegenüber 
und  dreht  dasselbe  so  lange,  bis  das  verticale  Bild  3  des  Spaltes  durch 
Fig.  137.         den    Schnittpunkt    des   Fadenkreuzes  geht   (Fig.   137), 
„man  stellt  auf  den  Spalt  ein*'. 

2)  Man  bringt  zwischen  Collimator  und  Beob- 
achtungsfemrohr eine  Spiegelglasplatte,  so  dass  sie  die 
obere  Hälfte  der  ObjectivÖffnungen  bedeckt :  Bleibt  die  Lage 
des  Spaltbildes  ungeändert,  so  ist  die  Platte  planparallel, 
treten  zwei  Spaltbilder  auf,  so  lenkt  die  Platte  die  Strahlen  ab,  sie  ist 
schwach  prismatisch. 

Uebung  3.  Bestimmung  des  Prismenwinkels.  Man  stellt 
vor  den  Spalt  eine  Gaslampe. 


Fig.  138. 


Fig.  139. 


a)  Erste  Methode  (Fig.  138  u.  Fig.  140).  1)  Man  stellt  das 
Prisma  so  auf  den  Tisch  t,  dass  es  seine  Kante  den  einfallenden,  von 
$  herkommenden  Strahlen  zukehrt. 

2)  Man  dreht  das  Beobachtungsfernrohr  o  und  bestimmt  amTheil- 
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kreis  die  beiden  Stellungen  desselben,  bei  denen  die  Bilder,  welobe  von 
den  Tom  Spalte  ausgegangenen  Strahlen  nach  ibrer  Reflexion  an  den 
Fliehen  1  und  2  in  dem  Beobachtungsfemrohre  erzengt  werden,  mit 
dem  Fadenkreuz  zoBammenfallen ;  die  Stellungen  Beien  a  und  E>. 

Der  brechende  "Winkel  ist  dann  g  =  i/j  (a  —  b). 

Zu  achten  ist  darauf,  dass,  venn  a  etwa  auf  der  anderen  Seite 
des  NoÜBtricheB  liegt  wie  6,  3  =  V»  («  +  360"  —  b);  ist  z.  B. 
a  =  20»,  b  =  260»  80  iflt  ?  =  '/a  (380  —  260)  =  60«. 

Pig.  140.  Fig.  141,  Fig.  142. 


b)  Zweite  Methode  (vgl.  Fig.  139  n.  Fig.  141).  1)  Man  stellt 
die  beiden  Fernrohre  s  und  c  gegen  einander  fest,  so  dass  sie  einen 
kleinen  Winkel  mit  einander  bilden. 

2)  Man  setzt  den  drehbaren  Tisch  t  so  auf,  dass  sein  Zeiger  sich 
tlber  den  Theil  des  Kreises  bin 

bewegt,  der  nicht  zwischen  den 
beiden  Femrohren  liegt. 

3)  Man  setzt  das  Prisma  auf 
den  Tisch  t. 

4)  Man  dreht  den  Tisch,  bis 


der  Fläche  1  sich  mit  dem  Faden- 
kreuz deckt,  und  liest  die  Stellung 
des  Tisches  ab:  Lage  A,  Ab- 
lesung «.  P 

5)  Man  dreht  den  Tisch,  bis 
das  Spiegelbild  an  2   sich  mit  dem  Fadenkreuz  deckt:  Lage  B,  Ab- 
lesung ß;  dann  ist  der  Winkel  des  Prismas,  d.  h.  der  brechende  Winkel 

<?  =  180  -  («  —  ß). 

TTebung  4.  Bestimmung  der  Ablenkung  für  beliebige 
Strahlen.     Man  beleuchtet  zunächst  den  Spalt  S  durch  weisses  Licht. 

1)  Man  stellt  ohne  Prisma  das  Fadenkreuz  des  Beobachtungs- 
femrohres  c  auf  den  Spalt  ein,  und  erhält  so  die  Richtung  der  ein- 
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fallenden  Strahlen  IN  resp.  hb  (Fig.  141  u.  Fig.  142).    Lage  des  Fern- 
rohres am  Theilkreis:  x. 

2)  Man  setzt  das  Prisma  auf  den  Tisch  t  (Fig.  141)  und  sucht  zu- 
nächst mit  dem  Auge  das  Bild  des  Spectrums,  dann  dreht  man  das 
Fernrohr  an  die  Stelle  des  Auges,  so  dass  man  das  Spectrum  im  Fern- 
rohre sieht,  und  stellt  das  Fadenkreuz  auf  das  Gelb. 

3)  Man  dreht  das  Prisma,  und  zwar  so,  dass  das  Gelb  nach  der 
Lage  des  nicht  abgelenkten  Strahles  hinruckt,  d.  h.  nach  der  Seite  hin, 
nach  welcher  die  brechende  Kante  gelegen  ist,  und  rückt  mit  dem 
Fernrohre  nach.  Das  Spectrum  bewegt  sich  bei  dieser  Drehung  eine 
Zeit  lang  in  demselben  Sinne,  dann  scheint  es  eine  kurze  Zeit  still  zu 
stehen,  darauf  geht  die  Bewegung  in  die  entgegengesetzte  über.  Bei 
derjenigen  Stellung  des  Prismas,  bei  der  der  Stillstand  eintritt,  sind 
die  gebrochenen  Strahlen  den  directen  am  nächsten  gelegen,  sie  haben 
die  kleinstmögliche  Ablenkung  erfahren,  das  Prisma  steht  im  Mini- 
mum der  Ablenkung. 

4)  Man  lässt  das  Prisma  im  Minimum  der  Ablenkung  stehen  und 
liest  die  Lage  des  auf  Gelb  eingestellten  Femrohres  ab;  man  erhält  die 
Richtung  der  abgelenkten  Strahlen  N'p  resp.  ro.  Lage  des  Fernrohres  y, 

Berechnung.  Die  Ablenkung  iBi  D  =  y  —  x,  denn  um  y  —  x 
ist  der  einfallende  Strahl  durch  das  Prisma  aus  seiner  ursprünglichen 
Richtung  abgelenkt  worden.       Der  Brechungsindex   für  das  Gelb  ist 

daher:  -    j/    /-n    \      \ 

^  _  sin  Va  (D  +  g) 

sin  1/2  9 

Bemerkung.  Da  beim  Durchgange  des  weissen  Lichtes  durch 
ein  Prisma  ein  Farbenband,  ein  „Spectrum"  (vgl.  S.  217),  entsteht, 
dessen  verschiedene  Theile  eine  verschiedene  Ablenkung  erfahren,  so 
besitzen  die  verschiedenen  Farben  verschiedene  Brechungsindices,  eine 
Erscheinung,  die  man  mit  dem  Namen  Dispersion  bezeichnet. 

Man  muss  die  Indices  für  Strahlen  von  verschiedener,  aber  be- 
stimmter Wellenlänge  ermitteln ;  die  blosse  Angabe,  dass  der  Brechungs- 
index für  das  Roth  oder  Blau  bestimmt  sei,  genügt  nicht,  da  jede  Farbe 
eine  grosse  Anzahl  von  Strahlen  umfasst. 

Als  Maass  der  Dispersion  benutzt  man  den  Unterschied  der 
Brechungsindices  zweier  bestimmter  Linien,  z.  B.  von  D  und  F  oder 
A  und  H  des  Sonnenspectrums. 

Uebung  5,  Bestimmung  der  Brechungsindices  für  Strah- 
len von  bestimmter  Wellenlänge.  Die  Messungen  werden  mit 
der  Natrium-,  Lithium-  und  Strontiumflamme  angestellt;  man  stellt 
dazu  vor  den  Spalt  des  Spectrometers  eine  durch  die  Dämpfe  der  be- 
treffenden Metalle  gefärbte  Bunsenflamme,  indem  man  die  Chloride 
derselben  in  einem  Platinsieb  in  die  Flamme  führt  (vergl.  bei  Spectral- 
analyse).  Während  das  Licht  der  Natrium-  und  Lithiumflamme  sehr  lange 
anhält,  verschwindet  das  der  Strontiumflamme  sehr  schnell,  man  darf 
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daher  zunächst  das  Platinsieb  mit  dem  Chlorstrontium  nur  in  den  Saum 
der  Flamme  bringen  und  muss  es  dann  allmählich  tiefer  hineinschieben 
(den  weissen  Ansatz  auf  dem  Platin  entfernt  man  nachher  mit  etwas 
Salzsäure). 

Die  Messungen  werden  in  ganz  derselben  Weise  durchgeführt,  wie 
bei  der  eben  beschriebenen  Messung  des  Brechungsindex  für  Gelb.    ^ 

Die  Messungen  sind  auszuführen  für  ein  Crownglasprisma  von  60^ 
und  ein  Schwefelkohlenstofifprisma  von  60®.  Dabei  ergiebt  sich  ein 
sehr  viel  grösserer  Brechungsindex  beim  Schwefelkohlenstoff,  eine  sehr 
viel  grössere  Gesammtdispersion  desselben  und  ein  stärkeres  Anwachsen 
der  Dispersion  vom  Roth  nach  dem  Blau  als  beim  Crownglas. 

Beispiel:  Glasprisma  von  60^ 

1)  Bestimmung  des  brechenden  Winkels  nach  Methode  1:  a  =  234,9® 
=  234®  54',  6  =  115®,  g  =  V2  (a  — 6)=  Va  119®  54'  =  59®  57'  oder  rund  60®. 

2)  Bestimmung  des  brechenden  Winkels  nach  Methode  2:  a  =  176®, 
ß  =  56®,  ^  =  180  —  (a  —  /S)  =  60®. 

3)  Bestimmung  der  Ablenkung  für  Both  (r),  Gelb  (g),  Violett  (v): 
X  =  168,5®  =  168®  30',   y^  =    129®,   Pg  =    128,5®   =    128®  30',   y^  =    127,2® 

=  127®  12',    also  D^  =   39,5®  =  39®  30',   Dg  =   40®,   D^  =  41,3®  =  41®  18' 

und  n^  =  1,526,  «^  =  1,532,  n^  =  1,547. 

2.    Bestimmung  des  Brechungsindex  mit  dem 

Spectrometer, 

Gebraucht  wird:  Spectrometer ;  Gauss' sches  Ocular ;  Gaslampe ;  Glas- 
prisma; Natriumflamme;  kleines  Inductorium  mit  zwei  Tauchelementen: 
G  ei  8  sl  er 'sehe  Bohre  mit  Wasserstoff;  Yerbindungsdrähte ;  Hohlprisma;  Benzol; 
Pyknometer;  Waage  und  Gewichte;  Wasser;  Methyl-,  Aethyl-,  Amylalkohol; 
concentrirte  Ghlomatriomlösung ;  Acetaldehyd;  Essigsäure. 

•  Der  Brechungsindex  hängt  von  der  Wellenlänge,  der  Dichte,  also 
auch  von  der  Temperatur  ab;  bei  Gemischen  von  der  Temperatur  und 
Menge  der  in  ihnen  enthaltenen  Componenten,  bei  Verbindungen  von 
ihrer  Zusammensetzung  und  der  Art  der  Bindung  der  Atome  unter 
einander  (vgl.  S.  237  u.  249). 

Zur  Untersuchung  dieser  Beziehungen  müssen  wir  die  Messungen 
an  einem  genauen  Spectrometer  anstellen. 

I.     Beschreibung  und  Einstellung  des  Spectrometers. 

Apparat.  Das  Spectrometer  (Fig.  144,  a.  f.  S.)  unterscheidet  sich 
von  dem  Modell  durch  genauere  Ausführung.  Spalt  und  CoUimatorlinse 
einerseits,  Objectiv  des  Beobachtungsfemrohres,  Fadenkreuz  und  Ocular 
andererseits  sind  je  zu  einem  Femrohr,  dem  Collimator  S  und  dem 
Beobachtungsfernrohr  ^verbunden.  Das  Ocular  lässt  sich  gegen 
das  Fadenkreuz,  Fadenkreuz  und  Ocular  zusammen  gegen  das  Objectiv 
verstellen.  Quer  über  der  Mitte  des  Spaltes  wird  ein  ganz  dünner 
Platin draht  befestigt,  die  Yerbindungslinie  zwischen  ihm  und  dem 
Mittelpunkte   der  CoUimatorlinse  ist  die  Axe   des   GoUimators.      Das 
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Fadenkreuz  wird  ao  gestellt,  dass  seine  Fäden  unter  45*  gegen  die 
Horizontale  geneigt  sind  (Fig.  137).  Die  Yerbindungalinie  zwischen 
dem  Schnittpunkte  des  Fadenkrenzea  und  dem  Mittelpunkte  des  Fem- 
rohrobjective  ist  die  Ase  dea  Beobachtnngsfemrohres.  Statt  des  ge- 
wöhnlichen Oculars  kann  man  auch  ein  Ganss'Bches  (Fig.  145)  ein- 
setzen. Dasselbe  iat  an  der  Seite  mit  einer  Oeffnung  b  versehen;  Tor 
dieaelbe  iat  im  Inneren  des  Rohres  eine  unter  45"  gegen  die  Axe  des 
Fernrohres  geneigte  Glasplatte  gestellt.  Setzt  man  vor  b  eine  Licht- 
quelle, so  reflectirt  die  Platte  Licht  nach  dem  Fadenkreuz  und  be- 


leuchtet dieses.  Hat  man  kein  Gausa'scheB  Ocular,  so  kann  man  das 
Fadenkreuz  dadurch  beleuchten,  dasa  man  tot  der  Ocularlinse  eine 
Glaaplatte  unter  45"  befestigt  und  von  der  Seite  beleuchtet,  doch 
stören  hier  die  vom  Ocular  reflectirten  Strahlen. 

Fadenkreuz    und   Spalt    müaaen    sich    im    Brennpunkte  der    zu- 
gehörigen Linaen  befinden,    die  Axen    dw  Femrohre   senkrecht    zur 
Fig.  115.  Drehungsase  stehen,  und  die  brechende  Kante  des 

Priamaa  parallel  der  Drehungsaxe  aein. 

TTebung.  Einstellung  des  Spectrometers. 
A.  Einstellung  des  Beobachtungafern- 
rohres  auf  Unendlich, 
a)  Erste  Methode.  1)  Man  stellt  das  Ocular  scharf  auf  das  Faden- 
kreuz ein.  2)  Man  richtet  das  Femrohr  auf  einen  entfernten  Gegen- 
stand, z.  B.  einen  Blitzableiter,  und  verstellt  das  Ocular  mit  dem 
Fadenkreuz  ao  lange,  bia  bei  einer  seitlichen  Verschiebung  des  Auges 
Fadenkreuz  und  Bild  des  Gegenstandes  unverändert  ihre  Lage  gegen 
einander  behalten. 
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b)  Zweite  Methode.  Man  stellt  auf  den  Tisch  T  eine  planparallele 
Glasplatte,  setzt  das  Gauss^che  Ocular  ein,  beleuchtet  das  Faden- 
kreuz und  dreht  die  Glasplatte  um  die  verticale  Axe  so  lange,  bis  das 
Bild,  welches  die  an  dem  Fadenkreuz  und  dem  Rande  der  dasselbe 
tragenden  Blende  vorbeigegangenen  und  an  der  Glasplatte  reflectirten 
Strahlen  von  der  Blende  erzeugen,  im  Gesichtsfelde  erscheint.  Dann 
neigt  man  die  Platte  durch  Drehen  an  den  Schrauben  des  Tischchens  T, 
bis  das  Bild  des  Fadenkreuzes,  welches  die  an  der  Glasplatte  reflec- 
tirten Strahlen  erzeugen,  mit  diesem  selbst  zusammenfällt,  und  verstellt 
das  Ocular  mit  dem  Fadenkreuz  so  lange,  bis  bei  Bewegungen  des 
Auges  Fadenkreuz  und  Bild  des  Fadenkreuzes  unverändert  ihre  Lage 
gegen  einander  beibehalten. 

B.  Senkrechtstellung  derFernrohraxe  zur  Drehungsaxe. 

a)  Man  stellt  auf  den  Tisch  eine  planparallele  Glasplatte,  be- 
leuchtet das  Fadenkreuz  und  sucht  das  refleotirte  Bild  des  Faden- 
kreuzes auf.  Fallen  Bild  und  Fadenkreuz  zusammen,  so  steht  die  Axe 
des  Fernrohres  senkrecht  zur  Ebene  der  Glasplatte.  Ist  dies  nicht 
der  FaU,  so  corrigirt  man  die  Abweichung  zunächst  durch  Neigen  der 
Glasplatte  mittelst  der  Schrauben  an  dem  Tisch  T.  Dann  dreht  man 
die  Glasplatte  um  180^.  Ist  die  Glasplatte  parallel  zu  der  Drehungs- 
axe und  steht  die  Fernrohraxe  senkrecht  zu  derselben,  so  fällt  wiederum 
Bild  und  Fadenkreuz  zusammen;  ist  dies  nicht  der  Fall,  so  corrigirt 
man  zur  Hälfte  an  der  Platte,  zur  Hälfte  an  dem  Femrohr  durch 
Drehen  an  der  Schraube  P.  Dann  dreht  man  die  Platte  um  180^  und 
überzeugt  sich  von  der  Coincidenz  von  Bild  und  Fadenkreuz,  resp. 
corrigirt  etwaige  Abweichungen.  So  fährt  man  fort,  bis  vollständige 
Coincidenz  hergestellt  ist. 

b)  Ist  die  Glasplatte  parallel  zur  Drehungsaxe,  steht  die  Fern- 
rohraxe senkrecht  auf  der  Glasplatte  und  fällt  die  Drehungsaxe  des 
Femrohres  mit  der  des  Tisches  zusammen,  wie  es  bei  guten  Instru- 
menten sein  muss,  so  steht  nach  Ausführung  der  obigen  Einstellungen 
auch  die  Fernrohraxe  senkrecht  zu  der  Drehungsaxe  desselben.  Man 
überzeugt  sich  davon  dadurch,  dass  man  das  Fernrohr  um  180^  dreht 
und  untersucht,  ob  wiederum  Coincidenz  des  Fadenkreuzes  und  seines 
Bildes  vorhanden  ist.  Ist  sie  nicht  vollkommen  vorhanden,  so  lässt 
man  den  Tisch  stehen,  dreht  das  Fernrohr  um  180^  hin  und  her  und 
neigt  Glasplatte  und  Fernrohr  so  lange,  bis  Coincidenz  eintritt.  Es 
ist  zweckmässig,  zunächst  die  Glasplatte  wenigstens  angenähert  nach 
a)  richtig  zu  stellen. 

C.  Einstellung  des  Collimators  auf  Unendlich  und  Senk- 
rechtstellung desselben  auf  die  Drehungsaxe. 

Man  stellt  das  Beobachtungsfernrohr  dem  Collimator  gegenüber 
auf,  und  zieht  das  den  Spalt  tragende  Eohr  ^o  lange  aus,  bis  das  Bild 
des  Spaltes  scharf  ist  und  bei  Bewegungen  des  Auges  sich  nicht  mehr 
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gegen  das  Fadenkreuz  verschiebt,  dann  ist  der  Spalt  in  der  Brennweite 
der  Collimatorlinse. 

Man  neigt  das  CoUimatorfernrohr  mittelst  der  Schraube  Pi,  bis 
das  Bild  des  durch  den  übergespannten  Draht  bezeichneten  Mittel- 
punktes M  des  Spaltes  mit  dem  Schnittpunkte  des  Fadenkreuzes  zu- 
sammenfällt. 

D.  Prüfung  einer  Platte  auf  Planparallelität. 
Uebung  wie  S.  242. 

E.  Aufstellung  des  Prismas,  so  dass  die  brechendeEante 
parallel  der  Drehungsaxe  ist. 

Man  stellt  das  Prisma  stets  so  auf,  dass  eine  Fläche  senkrecht 
auf  der  Verbindungslinie  zweier  Schrauben  des  Tisches  T  steht,  da 
dann  beim  Drehen  an  der  dritten  Schraube  die  Fläche  nur  in  sich 
selbst  gedreht  wird. 

I.     Zur  Bestimmung  des  brechenden  Winkels. 

a)  Methode  b)  S.  243.  Man  dreht  an  den  den  Tisch  tragenden 
Schrauben,  bis  das  Bild  der  Mitte  des  Spaltes  Jf,  sowohl  bei  der  einen 
wie  bei  der  anderen  Stellung  des  Prismas  mit  dem  Schnittpunkte  des 
Fadenkreuzes  zusammenfällt. 

b)  Methode  a)  S.  242.  Man  dreht  an  den  den  Tisch  tragenden 
Schrauben,  bis  das  Bild  von  M  sowohl  bei  der  einen  wie  bei  der  an- 
deren  Stellung  des  Fernrohres  mit  dem  Fadenkreuz   zusammenfallt. 

Dies  ist  auch  die  Methode  der  Einstellung,  wenn  das  Spectrometer 
als  Goniometer  nach  E.  Mitscherlich  gebraucht  werden  soll 
(vgl.  S.  227). 

IL     Zur  Bestimmung  der  Ablenkung. 

a)  Ist  der  Tisch  drehbar  und  fallt  seine  Drehungsaxe  mit  der- 
jenigen des  Femrohres  zusammen,  so  dreht  man  dasselbe  mit  dem 
nach  I.  a)  richtig  gestellten  Prisma  so  lange,  bis  dasselbe  im  Minimum 
der  Ablenkung  steht.  Man  überzeugt  sich,  dass  der  zu  einer  das  ganze 
Spectrum  durchziehenden  horizontalen  Linie  ausgezogene  mittlere  Punkt 
des  Spaltes  M  durch  den  Schnittpunkt  des  Fadenkreuzes  geht. 

b)  WiU  oder  kann  man  den  Tisch  nicht  um  grosse  Winkel  drehen, 
oder  fallt  seine  Drehungsaxe  nicht  mit  derjenigen  des  Femrohres  zu- 
sammen, so  stellt  man  das  Prisma  in  das  Minimum  der  Ablenkung, 
stellt  zunächst  das  Femrohr  auf  das  von  der  dem  Spalt  zugewandten 
Fläche  reflectirte  Bild  ein  und  neigt  diese  Fläche  durch  Drehen  an 
den  Schrauben  am  Tisch,  bis  das  Bild  von  M  und  Fadenkreuz  zu- 
sammenfallen, stellt  dann  auf  das  Spectrum  ein  und  dreht  an  den 
Schrauben,  bis  die  dunkle  Horizontallinie  durch  das  Fadenkreuz  geht, 
dann  stellt  man  wieder  auf  das  reflectirte  Bild  ein  und  fahrt  so  fort, 
bis  in  beiden  Stellungen  Coincidenz  stattfindet. 

Hierauf  neigt  man  das  CoUimatorfernrohr  ein  klein  wenig,  damit 
nicht  die  schwarze  Linie  die  Stellen  des  Spectrums  verdeckt,  auf  welche 
das  Fadenkreuz  eingestellt  wird. 
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Die  Messung  der  Brechungsindices  gestaltet  sich,  wie  oben  an- 
gegeben ist  1). 

Uebung.  Brechungsindex  und  Wellenlänge,  Dispersion. 
Die  Messungen  werden  angestellt  an  einem  Glasprisma  für  das  gelbe 
Natriumlicht,  die  rothe  und  blaue  Linie  im  Wasserstoffspectrum  (über 
die  Herstellung  des  Wasserstoffspectrums  s.  bei  Spectralanalyse). 

Beispiel:  Für  Glas:  n^«  =  1,5268,  «^a  =  1,5296,  n^ß  =  1,5361, 
Für  Ha  ist  X  =  656,3,  also  X*  =  4,307.10^,  Hß  ist  X  =  486,1,  also 
X*  =  2,363 .  10**  und  X*  —  X^  =  1,944 .  10^.  Aus  den  Werthen  für  n^^  ^^^ 
^Hß  örgiebt  sich  (vergl.  S.  235):  A  =  1,5157,  B  =  4781,  daraus  folgt  v^^ 
(X  =  598,3)  =  1,5291,  was  mit  dem  beobachteten  Werthe  nahe  übereinstimmt. 

Uebung.  Brechungsindex  und  Dichte.  1)  Das  Hohlprisma 
wird  mit  Benzol  gefüllt. 

2)  Der  Brechungsexponent  n  wird  für  die  Natriumlinie  bestimmt, 

3)  die  Dichte  d  mittelst  des  Pyknometers  bestimmt. 
Die  Ausdrücke  Qn  und  Qn*  (S.  236)  werden  berechnet. 

Uebung.  Brechungsindex  von  Gemischen.  Es  werden 
untersucht:  1)  Wasser,  2)  concentrirte  Chlomatriumlösung,  3)  Benzol, 
4)  Methylalkohol,  5)  Amylalkohol,  6)  Mischung  aus  Methylalkohol  und 
Benzol,  7)  Mischung  aus  Methyl-  und  Amylalkohol.  Für  jede  Substanz 
wird  bestimmt: 

1)  Der  Brechungsindex  für  die  D-Linie  nach  S.  244. 

2)  Die  Dichte  mit  dem  Pyknometer  nach  S.  62. 

Daraus  berechnet  man  die  specifischen  Brechungsvermögen  der 
einzelnen  Flüssigkeiten;  femer  berechnet  man  für  die  Mischungen  6) 
und  7)  nach  der  oben  gegebenen  Formel  das  specifische  Brechungs- 
vermögen und  vergleicht  den  berechneten  Werth  mit  dem  beobachteten. 

Beispiel:  Mischun gen  von  Aethy  1-  und  Amylalkohol,  j)  =  92 gr C2 Hg O ; 
P2  =  88grC5Hi20.  tii  =  1,3615;  di  =  0,7875;  ng  =^  1,4071;  dg  =  0,8089 
(bei  20<^C.).  N=  1,3843,  D  =  0,7997  Q^f  berechnet  =  0,4807,  beobachtet 
=  0,*4805,  Pj^a  berechnet  =  0,2926,  beobachtet  =  0,2926. 

Uebung.  Brechungsindex  und  chemische  Constitution. 
Untersucht  werden:  1)  Wasser,  2)  Benzol,  3)  Methylalkohol,  4)  Aethyl- 
alkohol,  5)  Amylalkohol,  6)  Acetaldehyd,  7)  Essigsäure.  Für  diese 
Körper  werden  die  Brechungsindices  und  die  Dichten  bestimmt;  daraus 
die  molecularen  Brechungsvermögen  B  nach  beiden  Formeln  berechnet 
und  mit  ihrer  Hülfe  die  Atomrefractionen  der  einzelnen  in  ihnen  ent- 
haltenen Elemente,  wie  es  im  Beispiel  angegeben  ist. 


*)  Wenn  man  für  verschiedene  Theile  des  Spectrums  die  Brechungs- 
indices bestimmen  will,  muss  man  für  jede  Linie  von  Neuem  auf  das  Mini- 
mum der  Ablenkung  einstellen,  sonst  muss  man  nach  den  S.  240  mitgetheilten 
Pormeln  rechnen;  bei  nicht  sehr  genauen  Messungen  genügt  es,  diese  Lage 
für  einen  fif^^ahl  im  mittleren  Theile  des  Spectrums  aufzusuchen,  dann  ist 
sie  nahezu  auch  für  die  anderen  Strahlen  vorbanden. 


250 


Molecular-  und  Atomrefraction. 


Beiepiel: 

OH4O 

CaHßO 

C5H12O 

C2H4O 

CaH^Og 

H2O 

d  (20OC.)  —  0,8029 

0,7875 

0,8089 

0,7799 

1,0485 

0,9984 

**D         1,3371 

1,3615 

1,4071 

1,3316 

1,3737 

1,3330 

M=      32 

46 

88 

44 

60 

18 

R  —  Mq^  —    13,44 

21,12 

44,29 

18,71 

21,39 

6,00 

R  —  3f  ^"  ^  —     8,29 

12,94 

26,79 

11,53 

13,06 

3,71 

Daraus  folgt  für  die  Gruppe  CH2  die  nach  beiden  Formeln  constante 
Differenz  von  7,70  bezw.  4,63.  Für  die  Atomrefraction  des  mit  zwei  Valenzen 
an  C  gebundenen  Sauerstoffs  O"  folgt  aus  R  für  C9H4O"  (=  [(CH2)20"]) 
r  =  3,31  bezw.  2,27.  Für  den  in  C2H40'0"  =  ([(CH2)2  +  O"]  +  O')  mit 
einer  Valenz  gebundenen  Sauerstoff  O'  ist  r  =  2,68  bezw.  1,53.  Hiemach 
erhält  man  unter  Benutzung  der  Werthe  für  H2O  für  die  Atomrefraction 
des  Wasserstoffs  1,66  bezw.  1,09,  und  für  die  Atomrefraction  der  mit  einer 
Valenz  gebundenen  Kohlenstoffatome  4,38  bezw.  2,45. 

Allgemeines.  Innerhalb  weiter  Grenzen  gilt  angenähert  der 
Satz:  die  Atome  der  einzelnen  Elemente  treten  mit  nahezu  derselben 
Atomrefraction  in  die  Verbindungen  ein,  falls  sie  nicht  in  verschiedener 
Weise  gebunden  sind,  wie  ihre  Constitutionsformel  andeutet.  Ermittelt 
man  durch  Addition  der  Atomrefractionen  der  Elemente,  wie  sie  sich  aus 
Beobachtungen  an  Verbindungen  ohne  Doppelbindung  ergeben,  die  Mole- 
cularrefraction  einer  Verbindung,  und  weicht  diese  von  der  beobachteten 
ab,  so  bezeichnet  man  den  Ueberschuss,  denn  einen  solchen  findet 
man,  als  Eefractionsincrement.  Solche  Incremente  treten  z.  B. 
auf,  wenn  an  Stelle  der  einfachen  Bindungen  doppelte  oder  mehrfache 
treten. 

Nach  Conrady  ergeben  sich  folgende  Werthe  für  die  Atomrefrac- 
tion bei  der  D- Linie  und  nach  Landolt  für  die  C- Linie  unter  Zu- 
grundelegung der  Formel  von  Lorenz.     In  der  folgenden  Tabelle  be- 


Genaues 

Atomrefr. 

Genähertes 

Atomrefr. 

Nach  Landolt 

Atom  gew. 

für  B 

Atomgew. 

für  B 

für  C 

TT 

1 

1,051 

1 

1,051 

1,04 

C 

11,97 

2,494 

12 

2,501 

2,48 

C^ 

11,97 

2,586 

12 

2,592 

2,48 

0' 

15,96 

1,517 

16 

1,521 

}    1,58 

02 

15,96 

1,679 

16 

1,683 

0" 

15,96 

2,281 

16 

2,287 

2,34 

/- 

•  .  . 

1,707 

... 

1,707 

f    1,78 

l    1,85  (Brühl) 

Gl 

35,37 

5,976 

35,5 

5,998 

6,02 

Br 

79,76 

8,900 

80 

8,927 

8,95 

J 

126,54 

14.12 

126,5 

J4,12 

13,99 

zieht  sich  C  auf  Kohlenstoff,  der  in  einer  Kette  steht,  während  C^  sich 
auf  einzeln  stehenden  bezieht,  0'  ist  Hydroxylsauerstoff,  0^  Aether- 
sauerstoff,  der  also  an  zwei  Kohlenstoffatome  gekettet  ist,  0"  ist  Aldehyd- 
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Sauerstoff,  /=  bezieht  sich  auf  das  Refractionsincrement  bei  einer 
Doppelbindung. 

Der  Unterschied  in  den  Werthen  für  den  alleinstehenden  C^-  und 
den  in  fortlaufenden  Ketten  stehenden  C- Kohlenstoff  ist  sehr  klein, 
so  dass  man  damit  nichts  über  die  Constitution  entscheiden  kann;  der 
Unterschied  zwischen  dem  Aether-  und  Hydroxylsauerstoff  ist  sehr 
deutlich,  derjenige  zwischen  dem  Hydroxyl-  und  Aldehydsauerstoff 
sehr  gross. 

Auch  die  Atomrefractionen  der  einwerthigen  Elemente  Cl,  Br,  J  etc. 
haben  je  nach  deren  Stellung  yerschiedene  Werthe,  die  Molecularrefraction 
ist  also  eine  constitutive  Eigenschaft  (vgl.  S.  77). 

Der  obige  Satz  ergiebt  sich  aus  den  allgemeinen  Lichttheorien, 
falls  wir  annehmen,  dass  ein  Atom  in  seinem  optischen  Verhalten  beim 
Eintritt  in  die  Verbindung  keine  oder  doch  stets  eine  gleiche  Verände- 
rung erfährt.  Vorausgesetzt  ist  aber  nicht  nothwendig,  dass  die  Atome 
mit  der  ihnen  im  unyerbundenen  Zustande  zukommenden  Atomrefrac- 
tion  eintreten.  —  Der  Satz  muss  seine  Gültigkeit  verlieren,  wenn  die 
obigen  Annahmen  nicht  erfüllt  sind.  Hierin  ist  wohl  auch  der  Grund 
zu  suchen,  dass  für  dasselbe  Element  die  Werthe  der  Atomrefrac- 
tion  r  andere  werden,  wenn  es  Doppelbindungen  etc.  eingeht  (s.  w.  o.), 
dass  also  die  Atomrefraction  je  nach  der  Art  der  Bindung  eine  ver- 
schiedene ist. 


IV.    Totale  Eeflexion. 


Gebraucht  wird:  Totalreflectometer  von  F.  Kohlrausch;  Schwefel- 
kohlenstoff; Brenner  mit  Platinlgffel  und  Chlomatrium ;  Glasplatte;  Glasplatte 
mit  eingeschliffener  Höhlung  und  Deckgläschen;  Topaskrystall. 

Ahbe's  Befractometer  mit  Tabelle;  Cassiaöl;  Flussspathkrystall. 

Totalreflectometer  nach  Pulfrich  mit  Zubehör. 

Einleitung.  Ist  n  der  Brechungsindex  aus  Luft  in  Glas,  «'  der 
Einfallswinkel  in  der  Luft,  r'  der  Brechungswinkel  im  Glas,  so  ist: 


sin  i 


— — r=  ^» 
sxnr 

wo  n  >>  1  ist.  Geht  der  Strahl  aus  Glas  in  Luft,  ist  i  der  Einfalls- 
winkel im  Glase,  r  der  Brechungswinkel  in  der  Luft,  so  ist  (vgl.  S.  234): 

sini         1  _       . 

—. —  =  —  =  V     und     sxnr  =  nstm, 

stnr        n 

wo  V  <  1  ist.  sinr  kann  nie  grösser  als  1,  r  nie  grösser  als  90^ 
werden,  also  kann  der  Lichtstrahl  nur  so  lange  aus  dem  Glase  in  die 
Luft  austreten,  als  nsini  <Z  1  ist;  dann  tritt  ein  Theil  des  Lichtes  in 
die  Luft  aus,  ein  Theil  wird  „partiell"  reflectirt.  Sobald  nsini  ]>>  1 
ist,  wird  alles  Licht  reflectirt:  wir  haben  „totale"  Reflexion.  Eine 
totale  Reflexion  flndet  nur  statt,  wenn  das  Licht  aus  einem  optisch 
dichteren  auf  ein  optisch  dünneres  Medium  fallt.  Der  Winkel  J, 
bei  dem  die  totale  Reflexion  beginnt,  heisst  Grenz winkel  der  totalen 
Reflexion,  für  ihn  ist: 

sinJ=  1/n  =  V, 

Fallen  Strahlen  bei  wachsenden  Einfallswinkeln  auf  die  Grenze  von 
Glas  und  Luft,  so  erkennt  man  den  Eintritt  der  totalen  Reflexion  an 
der  plötzlichen  Zunahme  der  Helligkeit  des  reflectirten  Lichtes. 

Fallen  Strahlen  im  dichteren  Medium  gerade  unter  dem  Grenz- 
winkel der  totalen  Reflexion  auf  die  Grenze,  so  treten  sie  streifend 
aus,  es  ist  sinr  =  1,  r  =  90®;  fallen  umgekehrt  Strahlen  streifend  im 
dünneren  Medium  auf  die  Grenze,  so  treten  sie  unter  dem  Grenzwinkel 
der  totalen  Reflexion  aus. 


Totalreflectometer  von  F.  Kohlrausch. 
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Fig.  146. 


1.    Totalreflectometer  von  F.  Kohlrausch. 

Princip.  In  dem  mit  stark  brechender  Flüssigkeit  (C  Sg)  gefüllten 
cylindrischen  Gefösse  Ä,  Fig.  146,  das  vorn  durch  eine  ebene  Platte 
verschlossen  ist,  ist  die  Platte  B  um  eine  verticale  Axe  drehbar.  Das 
Gefass  ist  mit  durchscheinendem  Papier  umgeben,  das,  von  rückwärts 
beleuchtet,  gleichsam  zum  Selbstleuchter  wird.  Vor  der  Platte  ist  ein 
Fernrohr  e  mit  Fadenkreuz  aufgestellt.  Dreht  man  die  Platte  aus  der 
Lage  a  in  die  Lage  ß,  so  werden  auf  dem  Fadenkreuz  des  auf  Unend- 
lich eingestellten  Femrohres  e  Strahlen  vereint,  die  unter  immer  grösse- 
ren Einfallswinkeln  auf  die  Platte  B  fallen.  Ist  der  Brechungsindex 
der  Platte  kleiner  als  der  der  Flüssigkeit,  so  ist  bei  einem  bestimmten 
Winkel  für  die  auf  der  linken  Seite  des  Fadenkreuzes  vereinten  Strahlen 
totale  Reflexion  eingetreten,  während  dies  für  die  auf  der  rechten  Seite 
noch  nicht  der  FjJl  ist.  Eine  Grenze  zwischen  helleren  und  dunkleren 
Theilen,  die  durch  den  Schnittpunkt  des  Fadenkreuzes  geht,  durchzieht 
das  Gesichtsfeld  von  oben  nach  unten. 

Diejenigen  von  der  beleuchteten  Papierwand  kommenden  Strahlen, 
die  gerade  auf  dem  Fadenkreuz  nach  der  Reflexion  vereint  werden, 
haben  eine  totale  Reflexion  erfahren.  Ihr 
Einfallswinkel  ist  nach  dem  Satz  von 
Gleichheit  des  Reflexions-  und  Einfalls- 
winkels gleich  dem  Winkel,  den  die  Nor- 
male auf  der  reflectirenden  Fläche  mit 
der  Femrohraxe  bildet.  Dreht  man  nun 
die  Platte  aus  der  Lage /3  durch  ce  nach)^, 
bis  wieder  dieselbe  Erscheinung  eintritt, 
8»  entspricht  diese  Drehung  dem  doppel- 
ten Grenz  Winkel  der  totalen  Reflexion  J 
zwischen  Flüssigkeit  und  festem  Körper. 

Wir  erhalten  aus  J  zunächst  den  Brechungsindex  v  für  den  Ueber- 
gang  aus  Schwefelkohlenstoff  in  Glas.  Um  den  Brechungsindex  n  aus 
Luft  in  Glas  zu  erhalten,  muss  v  mit  dem  Brechungsindex  aus  Luft  in 
Schwißfelkohlenstoff  N  (s.  S.  235)  multiplicirt  werden,  es  ist  also: 

n  =  Nv  =  NsinJ, 

Apparat:  Das  bis  auf  die  mit  einer  Spiegelglasplatte  verschlossene 
Vorderfläche  mit  geöltem  Papier  umkleidete  Gefass  k  (Fig.  147,  a.  f.  S.) 
wird  mittelst  Bajonettverschluss  in  dem  Ringe  5  befestigt.  Auf  diesem 
ruht  die  Platte  c,  welche  an  ihrem  Rande  eine  (in  der  Figur  fort- 
gelassene) Theilung  trägt.  Durch  ihre  Mitte  geht  die  Stange  di  welche 
durch  eine  Druckschraube  gehalten  wird.  Am  Ende  von  d,  welches 
gewöhnlich  eine  in  zwei  Kugelgelenken  bewegliche  Klemme  zum  Fest- 
halten der  zu  messenden  Substanzen  trägt,  kann  auch  eine  Platte  h 
befestigt  werden,  an  der  hinter  einem  kleinen  Fenster  plattenförmige 
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Feder  i  festgehalten  werden.  Die  Platte  C  trägt 
an  der  Staiige  /  und 
befestigte  Femrohr  e. 


1  Itleines  Theimometer 
Fig. 


Soll  der  BreohungB' 
s  einer  Flüssigkeit 
immt  werden ,  so 
t  zur  Anfnahme  der- 
m  eine  Höhlnng  in 
r  ehenen  Glasplatte, 
he  Ewisehen  i  und  h 
eklemmt  wird;  man 
it  in  dieselbe  die 
etfende  FlüBsigkeit 
schliesst  sie  durch 
aufgelegte  dünne, 
parallele  Glasplatte 
lu  die  Umgebung  ab. 
erEinfluss  der  Glas- 
te föllt  auB  der  Be- 
mung  heraus;  man 
immt  zwar  die 
ize  der  totalen  Re- 
nn an  Glaa  und 
sigkeit,  die  lUchtung 
refleotirten  Strahlen 
wird  bei  dem  Aua- 
auB  Glas  in  die  um- 
nde  Flüssigkeit 

)  so  geändert,  dasa 
der  Winkel,  den 
man  beobachtet, 
der  gleiche  ist,  wie 
der  Grenzwinkel 
bei  totaler  Re- 
flexion an  der 
Grenze  von  Sohwe- 
felkobleustofT  und 
der  zu  untersu- 
chenden Substanz. 
L  Einfach  brechende  Körper. 
A.    Brechungsiudex  einer  Glasplatte. 

Uebung.  1)  Man  befestigt  an  dem  Träger  ä  die  Platte  mög- 
lichst parallel  zu  der  Axe  und  hängt  das  Ge^B  mit  Schwefelkohlen- 
eiotr  k  au  b. 

2)  Hau  stellt  eine  Natriumflamme  auf  die  rechte  Seite  (Vorsiebt 
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wegen  Feuersgefahr),  und  dreht  die  Platte  so  lange,  bis  die  Grenze  der 
totalen  Reflexion  das  Fadenkreuz  schneidet;  die  Lage  der  Platte  wird 
an  der  einen  Alhidade  abgelesen:  ce^). 

3)  Dasselbe  wird  auf  der  linken  Seite  wiederholt  und  an  derselben 
Alhidade  abgelesen:  /3.     Dann  ist: 

J  =  V,  («  —  /3). 

Der  Brechungsindex  ist: 

n  =  N^in  Va  (a  —  /J). 

Bei  Schwefelkohlenstoff  ist  der  Brechungsindex  "N  fclr  Natriumlicht 
bei  20®  1,6274  und  nimmt  für  1»  Temperaturerhöhung  um  0,0008  ab. 

BeiBpiel:  GlaBplatte:  a  =  löö^öl',  /9  =  18<^45';  Va  («  —  /9)  =  68® 33' 
Temperatur  lö®,  also  2V  =  1,6274  +  0,0008  .4  =  1,6306.     n  =  1,5176. 

B.     Brechungsindex  einer  Flüssigkeit. 

Hebung.  1)  Man  füllt  die  Höhlung  der  oben  erwähnten  Glas- 
platte mit  Wasser,  setzt  das  Deckgläschen  auf,  ohne  eine  Luftblase  ein- 
zuschliessen,  und  klemmt  beide  fest. 

2)  Die  Bestimmung  des  Brechungsindex  ist  dem  Obigen  zufolge 
ganz  ebenso  wie  bei  A.  (Die  der  Totalreflexion  an  der  Grenzfläche 
Ton  Wasser  und  Glas  entsprechende  Grenze  zwischen  Hell  und  Dunkel, 
die  man  hier  zu  benutzen  hat,  ist  diejenige,  welche  die  Theile  grösster 
Ton  denen  mittlerer  Dunkelheit  trennt;  die  andere  rührt  Ton  der  Re- 
flexion zwischen  Schwefelkohlenstoff  und  Glas  her.) 

Beispiel:  «  =  143<>24',  /J  =  Si^O',  Va  (a  —  /9)  =  54<^42'.  Tempe- 
ratur 16»,  N  =  1,6306,  n  =  1,3308. 

n.     Brechungsindex  eines  Erystalles. 

Princip.  Bei  einem  doppeltbrechenden  Ery  stall  entstehen  aus 
einem  einfallenden  Strahl  zwei  gebrochene,  die  verschiedene  Fort- 
pflanzungsgeschwindigkeiten, also  auch  yerschiedene  Brechungsindices 
haben,  für  die  also  bei  yerschiedenen  Einfallswinkeln  totale  Reflexion 
eintritt.  Dreht  man  eine  Platte  eines  doppeltbrechenden  Erystalles  in 
einem  stark  brechenden  Medium  yon  kleinen  Einfallswinkeln  zu  immer 
grösseren,  so  ist,  ehe  überhaupt  für  einen  Strahl  totale  Reflexion  ein- 
tritt, das  Gesichtsfeld  von  dem  partiell  reflectirten  Licht  beider  Strahlen 
erleuchtet;  bei  einem  bestimmten  Einfallswinkel  wird  der  Strahl  (a) 
mit  dem  kleineren  Brechungsindex  total  reflectirt,  man  sieht  eine  Grenze 
zwischen  weniger  hell  und  heller;  bei  weiterem  Drehen  wird  auch  der 
zweite  Strahl  total  reflectirt,  man  erhält  eine  zweite  Grenze  (5)  zwischen 
zwei  verschieden  hellen  Theilen.  Man  sieht  meist  beide  Grenzen  gleich- 
zeitig im  Gesichtsfelde,  der  Raum  zwischen  beiden  erscheint,  obgleich 


^)  Bei  genauen  Bestimmungen  liest  man  beide  Alhidaden  ab  und  bildet 
das  Mittel,  wobei  darauf  zu  achten  ist,  ob  man  durch  die  Nulllage  hindurch- 
gegangen ist. 
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er  überall  gleich  hell  ist,  durch  Contrast  an  den  der  totalen  Reflexion 
anliegenden  Stellen  heller^). 

Uebung.  Brechungsindex  eines  Topaskrystalles.  Es  wird  in 
derselben  Weise  wie  oben  auf  beide  Grenzen  eingestellt. 

Beispiel:  Strahl  aia  =  174024',  ß  =  7<>09',  Va  («  —  ß)  =  83<>42'; 
Strahl?»  :a  =  1720  3';  ß  =  9O1&',  Vi («  —  /?)  =  81«  18',  T=  16®,  N=  1,6306, 
n^  =  1,6208,  n^  =  1,6120. 

2.    Totalreflectometer  von  Abbe. 

Princip.  Zwei  rechtwinkelige  Prismen  ABC  und  DEF  mit 
ungleich  langen  Katheten  werden  mit  ihren  Hypotenusenflächen  Ä  G 
und  ^D  an  einander  gelegt,  vor  die  Fläche  B  G  ist  noch  ein  recht- 
winkeliges Prisma  gekittet  (GHG),  Befindet  sich  zwischen  AG  und  ED 
Luft  oder  eine  Substanz  von  kleinerem  Brechungsindex  als  das  Glas,  so 
wird  beim  Drehen  der  Prismen  um  eine  durch  0  gehende,  zur  Ebene 
der  Zeichnung  senkrechte  Axe  ein  in  der  Richtung  WV  das  System 
durchsetzender  Lichtstrahl  bei  einer  gewissen  Stellung  der  Prismen  an 
der  Fläche  ED  total  reflectirt.  Ein  in  der  Richtung  V  gelegenes  Auge 
sieht  dann  eine  in  W  gelegene  homogene  Lichtquelle  sogleich,  eine 
weisse,  nachdem  sie  eine  Reihe  von  Farben  durchlaufen  hat,  verschwin- 
den: die  verschiedenen  Farben  erfahren  successive  eine  totale  Reflexion 
und  die  übrigbleibenden  geben  eine  Mischfarbe.  Flüssigkeiten  bringt 
man  direct  zwischen  die  Prismen.  Feste  Körper  schleift  man  zu  dünnen 
Platten,  legt  sie  gleichzeitig  mit  einem  Tropfen  einer  Flüssigkeit,  die 
stärker  bricht  als  sie  selbst  und  sie  nicht  angreift,  zwischen  die  Prismen. 
Solche  Flüssigkeiten  mit  hohem  Brechungsindex  sind  Cassiaöl  (n  -=  1,60), 
Zimmetaldehyd  (n  =  1,62),  Monobromnaphtalin  (n  =  1,66),  Arsen- 
bromür  (n  =  1,781),  Naphtylphenylketon  (n^  =  1,654,  nE=  1,678), 
Metacinnamen  (wd  =  1,593). 

Die  dünne  Flüssigkeitsschicht  zwischen  dem  Prisma  und  dem  zu 
untersuchenden  Körper  ist  ohne  Einfluss  auf  die  Resultate. 

Apparat  (Fig.  149). 

An  dem  Femrohr  DJ,  in  welchem  bei  F  zwei  Fadenkreuze  aus- 
gespannt sind,  ist  durch  die  Hülse  T  der  Compensator  D  befestigt,  der 
dazu  dient,  die  bei  der  Totalreflexion  auftretende  Farbenzerstreuung 
aufzuheben  und  zu  messen.  Derselbe  besteht  aus  zwei  gleichen  Prismen- 
sätzen mit  gerader  Durchsicht  (vgl.  bei  Spectralanalyse) ,  die  durch  die 
Schraube  t  in  entgegengesetzter  Richtung  gedreht  werden  können ;  für  die 
an  der  auf  D  angebrachten  Scala  c  abgelesene  Stellung  T  giebt  eine  dem 
Instrumente  beigegebene  Tafel  die  Dispersion  ^,  d.  h.  die  Differenz  der 
Brechungsindices  zwischen  zwei  Linien  des  Sonnenspectrums.  Das 
Femrohr  ist  an  dem  Sector  A  befestigt,  der  durch  die  Schraube  Ä"  in 


^)  Ueber   Messung    mit   einem   Ocularmikrometer    ist   die   Arbeit    voq 
F.  Kohl  rausch  selbst  zu  vergleichen  (Wiedemann's  Annalen  4,  1,  1878). 
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einer  Bolohen  Stellung  zu  dem  dem  Fenster  zugekehrten  Spiegel  g  feet- 
gestellt  wird,  dase  das  Geiichtifeld  gleichmäseig  hell  erscheint. 

Vor  dem  Femrohr  wird  das  Glaepar&llelepiped  C  (Fig.  149),  Tgl. 
auch  Fig.  148,   mittelst  eines  BajonettTeracblusaeB  befestigt  und  da- 
durch mit  der  Alhidade  B,  die  oben  einen  Index  tr&gt,  feat  verbunden. 
Fig.  14S.  Fig.  149. 


An  der  auf  A  angebrachten  Theilimg  werden  die  Brechnngsindices  für 
daa  mittlere  Gelb  unmittelbar  abgelesen. 
L     Flüssigkeiten. 
Uebuug.     1)  Das  Instrument  wird  nach  vorn  gedreht,  bis  es  fast 
horizontal  liegt  und   das   bewegliehe  Stück  des  Boppelpriamas  durch 
Niederdrücken  einer  Feder  entfernt. 

2)  Die  Prismenflächen  werden  gereinigt,  zwischen  dieselben  an 
den  senkrecht  znr  Ebene  der  Zeichnung  stehenden  Kanten  kurze  Streifen 
von  dünnem  Papier  gelegt  nnd  anf  die  Fläche  des  festen  PriBmas  wird 
ein  Tropfen  der  zu  untersuchenden  Flüssigkeit  gebracht. 

3)  Das  bewegliche  Prisma  wird  eingesetzt,  das  Fernrohr  herum* 
gedreht  und  die  Alhidade  an  den  Anfang  der  Theüung  gebracht;  das 
Instrument  und  der  Spiegel  g  werden  so  gestellt,  dass  das  Gesichtsfeld 
gleichmäsaig  erleuchtet  ist. 
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4)  Mau  bewegt  die  Alhidade  aufwärts,  bis  die  uutere  Hälfte  des 
Gesichtsfeldes  dunkel  erscheint;  dieselbe  ist  von  dem  oberen  hellen 
Theile  des  Gesichtsfeldes  durch  einen  farbigen  Saum  getrennt. 

5)  Durch  Drehen  an  der  Schraube  t  verwandelt  man  die  Grenze 
zwischen  Hell  und  Dunkel  in  eine  möglichst  farblose  Linie. 

6)  Man  stellt  durch  Drehen  an  der  Alhidade  die  Grenzlinie  auf 
die  Durchschnittspunkte  der  Fäden  und  liest  die  Stellung  der  Alhidade 
(Ai)  und  der  Trommel  D  (Ti)  ab. 

7)  Man  dreht  an  dem  Triebkopf  f  so  lange,  bis  die  Grenzlinie  zum 
zweiten  Male  farbenrein  erscheint,  stellt  mit  der  Alhidade  abermals 
ein  und  liest  zum  zweiten  Male  ab:  Ä2  und  T3. 

Zur  Berechnung  dient  eine  dem  Instrument  beigegebene  Tafel. 

Beispiel:  Destillirtes  Wasser:  Ai  =  1,3268,  T^  =  36,5.  A^  =  1,3274, 
Tg  =  36,7.  A  =  1,3271,  T  =  36,6.  Aus  der  dem  Instrument  beigegebenen 
Tafel  findet  man:  J  =  0,04299. 

n.     Brechungsindex  von  festen  Körpern. 

Hebung.  1)  Das  Fernrohr  wird  umgelegt,  das  bewegliche  Prisma 
abgenommen  und  ein  Tropfen  einer  stärker  als  der  zu  untersuchende 
Körper  brechenden  Flüssigkeit,  z.  B.  Cassiaöl,  auf  das  feste  Prisma 
gebracht. 

2)  Der  Körper  wird  mit  einer  ebenen,  polirten  Fläche  auf  das 
Prisma  gelegt,  das  bewegliche  Prisma  wieder  aufgesetzt  und  durch 
einen  Drahtbügel  auf  demselben  festgehalten.  Das  Fernrohr  wird 
wieder  herumgedreht  und  weiter  wie  unter  1)  verfahren. 

Beispiel:  Flussspath:  Brechnngsindex  gegen  Luft  »12  =  1,4331,  der 
Brechungsindex  der  dazwischen  geschalteten  Flüssigkeitsscbicht  fällt  heraus. 

3.    Totalreflectometer  nach  Pulfrich. 

Einleitung.     Lässt  man  (Fig.  150)  auf  die  eine  Fläche  I  eines 
Prismas  ein  breites  Strahlenbündel  Si  homogenen  Lichtes  streifend  auf- 
Fig.  150.       y\  fallen,  so  sieht  man  in  einem  Fernrohre  in 

der  Richtung  S  das  an  der  Fläche  II  aus- 
tretende Bündel  S  auf  der  einen  Seite 
scharf  abgeschnitten  (Fig.  152):  Die 
Grenzstrahlen  entsprechen  den  auf  I  ge- 
nau streifend  auftreffenden  Strahlen.  Ihr 
Austritts  Winkel  an  der  Fläche  I  ist  gleich 
dem  Grenzwinkel  der  totalen  Reflexion. 
Ist  8  der  Austrittswinkel  für  die  Grenzstrahlen  an  der  Fläche  II, 
(p   der  brechende  Winkel,   so  ist: 

yjV-a_  1  ==   cosy  +  sind 

sincp 

Grenzt  die  Fläche  I  nicht  an  Luft,  sondern  an  eine  beliebige  Sub- 
stanz vom  Brechungsindex  n,  so  ist 


nach  Pulfrich. 


Ist  tp  = 


sin<p  Yn^  - 
>  wird 


sin^S  - 


=  V-^^  —  »'■"'*■ 

Statt  eines  dreiseitigen  Prismas  verwendet  man  zweclcmässiger 
einen  Würfel,  auf  dessen  Oberfläche  man  die  za  nntersachende  Sub- 
stanz legt.  Flüssigkeiten  bringt  man  in  einen  auf  die  horizontale 
Fläche  aufgekitteten  Trog.  Den  Gang  der  Ton  links  kommenden 
Strahlen  und  das  BÜd,  welches  das  Äuge  direct  resp.  im  Femrohre 
sieht,  geben  die  Fig.  151  und  152. 

Apparat.  £r  ist  im  Wesentlichen  ein  kleines  Spectrometer  obne 
Col]imatorrohr,desseaDrehungsaseborizontaIgestelltiet(Fig.  153,af.S.). 

Auf  den  rechtwinkeligen  Würfel  P  ist  ein  Glasrohr  G  gekittet,  das 
zur  Aufnahme  der  zu  untersuchenden  Körper  dient.  In  Flüssigkeiten 
wird  ein  Thermometer  t  eingesetzt.  P  wird  von  einem  besonders 
construirten,    auf   der 


Pig.  J51. 


FuBsplatte  des  Instru- 
mentes befestigten  Trä- 
ger in  seiner  Stellung 
.ein-  für  allemal  fest- 
gehalten. Die  Justirung 
wird  durch  eine  Art 
Pig.  152. 


Ton  Kugelgelenk  und  drei  Stellschrauben  unter  dem  Halter  des  Würfels 
ermöglicht.  Der  Theilkreis  T  mit  dem  auf  Unendlich  eingestellten  Fern- 
rohre F  dreht  sich  um  eine  horizontale  Ase  A.  Das  Fernrohr  ist  ge- 
brochen, so  dass  die  Ocularaxe  0  stets  horizontal  bleibt  und  jede 
gezwungene  Stellung  des  Beobachters  vermieden  ist. 

Die  Linse  L  dient  dazu,  das  von  der  Lichtquelle  kommende 
Strahlenbündel  schwach  convergent  zu  machen.  Der  Würfel  wird  so 
justirt,  dass  die  Ase  des  Fernrohres  bei  der  Nullstellung  desselben  der 
Normalen  aof  der  Würfelfläche  IT  parallel  ist.  Man  stellt  mittelst 
Stell-  und  Mikrometerscbranbe  das  Fadenkreuz  genau  auf  die  Trennungs- 
linie  des  Gesichtsfeldes  ein  und  liest  den  Winkel  d  direct  ab. 

Uebung  1.  Justirung  des  Würfels.  1)  Man  stellt  das 
Fernrohr  auf  den  Theilstrich  0  des  TheiUtreises  fest  ein,  setzt  vor  das 
Ocular  des  Femrohres  45"  gegen  die  Ase  geneigt  ein  Glasplättchen 
(Gauss'schesOcular)  und  verstellt  den  Würfel  P  so  lange,  bis  der  Hori- 
zontalfaden mit  seinem  Spiegelbilde  in  der  verticalen  Fläche  sich  deckt. 
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2)  Man  dreht  das  Fernrohr  um  90"  und  verfährt  mit  der  hori- 
zontalen Fläche  dee  WUrfels  ebenso,  möglichst  ohne  an  der  Einstellung 

—  der  Terticalen  Fläche 

etwas  zu  ändern.  Man 
wiederholt  das  Ver- 
fahren, bis  bei  beiden 
Lagen  eine  Deckung 
des  Fadens  mit  seinem 
Spiegelbilde  statt- 
findet. 

St«llt  man  dann 
das  Fernrohr  auf 
irgend  einen  Strahl 
nach  seinem  Austritt 
an  der  Fl&che  11  ein, 
so  liest  man  direct 
die  Winkel  ö  ab. 

Uebung  2.  Be- 
etimmung  derCon- 
stanten  JTdes  Wür- 
fels. 1)  Man  füllt 
den  Glastrog  (?  mit 
destillirtem  Wasser, 
stellt  in  dasselbe  ein 

Thermometer  and 
beleuchtet    mit    Na* 
Licht. 

2)  Man  stellt  das 
Fadenkreuzdes  Fern- 
rohres auf  die  Grenze  zwischen  Hell  und  Dunkel  und  liest  den  Winkel  S  ab. 

3)  Man  berechnet  die  Grösse  J/"  nach  der  Formel  JT  ^^VM'-t-siM'Ä, 
indem  man  dem  Brechungsindex  des  Wassers  die  Werthe  ausTabeUelS 
giebt. 

UebungS.  Bestimmung  desBrechnngsindex  TonFlüssig- 
keiten.  Man  verföhrt  wie  bei  Uebung  2  und  berechnet  mit  dem  dort 
gefundenen  N  die  Werthe  von  n, 

Uebung  4.  Bestimmung  des  Brechungsindex  von  festen 
Körpern,  etwa  Quarz.  Man  giesst  in  den  Trog  G  Wasser  und  legt 
in  dieses  ein  auf  der  unteren  Seite  eben  geschliffeaes  Stück  des  zu 
untersuchenden  Körpers  und  bestimmt  für  denselben  den  Winkel  S, 
daraus  erhält  man  dann  n.  [Der  Einfluss  der  dünnen  planparallelen 
Schicht  der  Flüssigkeit  zwischen  dem  Prisma  und  dem  festen  Körper 
fällt  bei  der  Berechnung  heraus  (S.  254).] 


V.  Linsen. 

Gebraucht  wird:  Optische  Bank  mit  Trägem  und  Papierschinu ; 
Lampe  mit  zwei  Cylindem,  vergl.  S.  230;  Convex-  und  Concavlinsen  mit 
Kappen,  vergl.  S.  266;  Maassstab. 

Einleitung:  Linsen  sind  durchsichtige  Körper,  welche  durch 
bestimmte  Flächen,  gewöhnlich  durch  zwei  Kugelflächen  oder  eine 
Kugelfläche  und  eine  Ebene  begrenzt  sind.  Sie  heissen  dann  sphärische 
Jjinsen.  Andere  Linsen  sind  durch  Cylinderflächen  begrenzt,  sie  heissen 
Cylinderlinsen.  Die  durch  die  Mittelpunkte  der  Kugeln  einer  sphärischen 
Linse  gelegte  Gerade  oder  die  durch  den  Mittelpunkt  der  einen  Kugel 

Fig.  154. 


1  2  S 

gehende  und  auf  der  ebenen  Fläche  senkrecht  stehende  Gerade  heisst 
die  Axe  der  Linse. 

Man  unterscheidet  (Fig.  154)  Sammellinsen  1  bis  3  und  Zer- 
streuungslinsen 4  bis  6.  Bei  ersteren  wächst  die  Dicke  nach  der 
Mitte  zu,  bei  letzteren  nimmt  sie  nach  der  Mitte  hin  ab.  Je  nach  der 
Gestalt  der  Begrenzungsflächen  unterscheidet  man  bei  den  Sammel- 
linsen: biconvexe  Nr.  1,  planconvexe  Nr.  2,  concavconvexe  Nr.  3;  bei 
den  Zerstreuungslinsen:  biconcave  Nr.  4,  planconcave  Nr.  5,  convex- 
concave  Nr.  6. 

Die  Sammellinsen  vereinigen  parallel  auffallende,  etwa  von  der 
Sonne  kommende  Strahlen  in  einem  Punkte  F  (Fig.  155),  in  dem  soge- 
nannten Brennpunkte.  Hält  man  in  ihn  ein  Blatt  Papier,  so  erhält 
man  ein  reelles  Bild  der  Sonne. 

Die  Zerstreuungslinsen  werfen  parallel  auffallende  Strahlen  aus 
einander,  und  zwar  so,  als  ob  sie  aus  einem  Punkte  F  (Fig.  156)  vor 
der  Linse   kämen.     In   diesem  Punkte  F  schneiden   sich  die   Strahlen 
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nicht  wirklich,  sondern  nur  ihre  Verlängerungen  nach  räckwärts,  man 
kann  sie  hier  nicht  auffangen.  Man  bezeichnet  auch  hier  den  Punkt  F 
als  den  Brennpunkt,  doch  ist 
er  hier  ein  virtueller  Zer- 
streuungspunkt  (vergL  S.  232). 
Sammellinsea  haben 
reelle      Brennpunkte, 

tnelle. 

Die  Entfernung  9)  des  Punktes  F  von   der  Linse  nennt  1 
den  Sammellinsen  die  Brennweite,    bei  den  Zerstreuungelinse 
Zerstreungsweite  oder  die 
negative  Brennweite 

Stellt  man  vor  eine  Sam- 
mellinse L  (Fig.  157)  einen 
Gegenstand  G-  in  der  Ent- 
fernung a  von  derLinae,  „der 
Gegen  stand  8  weite '' ,  welche 
grösser  als  die  Brennweite  (p 
ist,   auf,  so   werden  die  von 

einem  jeden  Punkte  des  Gegenstandes  ausgehenden  Strahlen  wieder  in 
einem  Punkte  vereinigt,  man  erhält  ein  Bild'£  des  Gegenstandes  in 

Fig.  157. 


der  Entfernung  b  „derBUdweite"  von  der  Linse.  Für  Sammellinse 
für  Zerstreuungslinsen  gilt  die  Formel: 


Bei  Sammellinsen  ist  9)  positiv,  bei  Zerstreuungslinsen  1 
Ein  negatives  b  bedeutet,  dass  dag  Bild  auf  derselben  Seit« 
Gegenstand  liegt. 
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Die  Gegenstandsgrösse  L  verhält  sich  zur  Bildgrösse  l 
wie  die  Gegenstandsweite  zur  Bildweite,  d.  h.  es  ist 

L  :  l  •=^  a  :  }). 
Das  Verhältniss  der  Flächen  des  Gegenstandes  G  und  des  Bildes 

^  ^^^-  G  :  g^  L^  :P  =  a^  :IK 

Wie  bei  den  gekrümmten  Spiegeln  erhält  man  auch  bei  den  Linsen 
reelle  und  virtuelle  BÜder.  Beeile  Bilder  sind  verkehrt,  virtuelle 
dagegen  aufrecht  stehend. 

Wir  haben  nach  der  Formel  reelle  Bilder,  wenn  bei  gegebener 
Brennweite  ip  und  gegebener  Gegenstandsweite  a  die  Bildweite  h  positiv 
ist,  das  Bild  also  hinter  der  Linse  liegt,  virtuelle,  wenn  h  negativ  ist. 

Die  Beziehungen  zwischen  Lage  und  Grösse  von  Bild  und  Gegen- 
stand sind  folgende: 

1.  Sammellinsen. 

Von  a  =  00  bis  a  =  2  9,  d.  h.  wenn  der  Gegenstand  aus  der 
Unendlichkeit  bis  in  die  doppelte  Brennweite  heranrückt,  hat  man 
reelle,  verkehrte,  kleinere  Bilder  zwischen  der  Brennweite  und  der 
doppelten  Brennweite.  —  Von  a  =  2  9  bis  a  =  9,  d.  h.  wenn  der 
Gegenstand  von  der  doppelten  Brennweite  bis  zur  Brennweite  rückt, 
reelle,  verkehrte,  grössere  Bilder  zwischen  der  doppelten  Brennweite 
und  der  Unendlichkeit.  —  Von  a  =  g?  bis  a  =  0,  d.  h.  wenn  der 
Gegenstand  von  der  Brennweite  bis  an  die  Linse  heranrückt,  hat  man 
virtuelle,  aufrechte,  grössere  Bilder,  die  aus  der  Unendlichkeit  bis  an 
die  Lipse  heranrücken. 

2.  Zerstreuungslinsen. 

Von  a  =  00  bis  a  =  0,  d.  h.  wenn  der  Gegenstand  von  der  Un- 
endlichkeit bis  an  die  Linse  heranrückt,  hat  man  virtuelle,  aufrechte, 
kleinere  Bilder.  Ist  a  negativ,  d.  h.  liegt  der  Gegenstand  hinter  der 
Linse,  so  wird  h  positiv  und  man  erhält  reelle  Bilder.  Dieser  Fall  tritt 
ein,  wenn  auf  emß  Zerstreuungslinse  ein  convergentes  Strahlenbündel  fällt, 
das  ohne  dieselbe  ein  Bild  hinter  der  Linse  entwerfen  würde  (s.  S.  271 
und  das  holländische  Fernrohr). 

I.   Vorübung. 

Auf  Schlitten  der  optischen  Bank  (vergl.  S.  220)  werden  gesetzt: 
eine  Lampe  mit  Schwarzblechcy linder ,  wie  auf  S.  230,  eine  Sammel- 
oder eine  Zerstreuungslinse  und  ein  Schirm. 

Die  Linse  wird  allmählich  aus  möglichst  grosser  Entfernung  der 
Lampe  genähert  und  die  Lagen  des  Schirmes  aufgesucht,  bei  denen  die 
BÜder  auf  ihm  scharf  erscheinen;  ferner  wird  die  wechselnde  Grösse 
derselben  beachtet.  Sind  keine  Bilder  mehr  zu  erhalten,  so  nimmt 
man  den  Schirm  fort  und  beobachtet  direct  mit  dem  Auge.  Man  über- 
zeugt sich  zunächst  davon,  dass  bei  den  Stellungen  der  Linse,  bei  denen 
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dieselbe  reelle,  verkehrte  Bilder  auf  dem  Schirm  liefert,  man  auch  ver- 
kehrte Bilder  sieht,  und  zwar  an  den  Stellen,  wo  sie  vorher  auf  dem 
Schirm  entstanden.  Für  die  Stellungen  der  Linse,  bei  denen  man 
keine  Bilder  mehr  auf  dem  Schirm  erhält,  sieht  man  aufrechte,  virtuelle 
Büder. 

II.  Prüfung  der  Linsenformel  und  Methoden  zur  Bestimmung 
der  Brennweite  von  Sammellinsen. 

A.    Directe  Methoden  zur  Bestimmung  der  Brennweite. 

a)  Am  Ende  eines  Maassstabes  ist  senkrecht  zu  demselben  ein 
weisser  Schirm  angebracht.  Der  Maassstab  wird  so  geneigt,  dass  seine 
Richtung  parallel  derjenigen  der  Sonnenstrahlen  ist;  längs  desselben 
wird  die  Linse  so  lange  verschoben,  bis  ein  scharfes  Bild  der  Sonne 
auf  dem  Papier  entsteht;  der  Abstand  der  Linse  von  dem  Papier  ist 
die  Brennweite.  Statt  der  Sonne  kann  man  auch  das  Bild  eines  fernen 
irdischen  Gegenstandes,  eines  Hauses,  Baumes  oder  dergl.  verwenden. 

b)  Strahlen,  welche  von  dem  Brennpunkte  ausgehen  und  auf  eine 
Linse  fallen,  werden  von  dieser  parallel  gemacht. 

Uebimg.  1)  Ein  Femrohr  wird  auf  einen  entfernten  Gegenstand 
scharf  eingestellt,  so  dass  das  Bild  desselben  und  das  Fadenkreuz  bei 
einer  Bewegung  des  Auges  sich  nicht  gegen  einander  verschieben,  dann 
werden  die  parallel  auf  die  ObjectivUnse  des  Fernrohres  fallenden,  von 
dem  Gegenstande  kommenden  Strahlen  auf  dem  Fadenkreuz  vereint, 
dieses  steht  im  Brennpunkte  der  Objectivlinse. 

2)  In  einiger  Entfernung  vom  Femrohre  stellt  man  ein  bedrucktes 
Blatt  Papier  auf  und  stellt  zwischen  dieses  und  das  Fernrohr  die  zu 
untersuchende  Linse. 

3)  Man  verschiebt  die  Linse  so  lange,  bis  man  durch  das  Fernrohr 
die  Buchstaben  möglichst  scharf  erkennt  und  sie  sich  bei  einer  Ver- 
schiebung des  Auges  nicht  gegen  das  Fadenkreuz  verschieben. 

4)  Man  misst  mit  einem  Maassstabe  den  Abstand  zwischen  Linse 
und  Papier;  er  ist  die  Brennweite  (p.  Die  von  jedem  Punkte  des 
Papiers  kommenden  Strahlen  fallen  parallel  auf  das  Objectiv  des  Fem- 
rohres; die  zu  untersuchende  Linse  hat  sie  also  parallel  gemacht,  das 
Papier  steht  im  Brennpunkte  derselben. 

B.    Prüfung  der  Linsenformel  und  Benutzung  derselben 
zur  Bestimmung  der  Brennweite. 

Auf  die  optische  Bank  werden  drei  Schlitten  mit  der  Lampe  mit 
dem  Schwarzblechcylinder  mit  der  grossen  Oeffnung,  Fig.  127,  einer 
Sammellinie  und  einem  grossen  weissen  Schirm  gesetzt.  Auf  dem 
Schirme  wird  das  Bild  der  Oeffnung  aufgefangen. 

Uebung.  1)  Man  stellt  den  Schirm  in  einer  bestimmten  Ent- 
fernung vom  Gegen  stände  auf  und  verschiebt  die  Linse  so  lange,  bis 
auf  dem  Schirme  ein  deutliches  Bild  der  Oeffnung  entsteht. 
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2)  Hau  liest  an  der  Theilung  die  Stellangen  dei*  Indices  an  dem 
Schirm,  der  Oefliinng  im  Cylinder  und  der  Linse  ab;  die  Lagen  der 
IndiceB  aof  der  Bank  mögen  sein  für  Gegenstand  x,  Linse  y.  Schirm  z. 

3)  Man  misst  bei  jeder  Stellung  den  Durchmesser  l  des  Bildes; 
der  Darchmesser  des  Gegenstandes  L  ist  immer  der  gleiche. 

Berechnung.  Es  ist  die  Gegenstandsweit«  a^y  —  x,  dieBüd- 
weite  h7=z  —  y;  aus  der  Formel  l/q;^l/a+  1/b  ergiebt  sich  if. 


also  ist  immer  l  :  L  ^  b  :  a. 

Bei  der  obigen  Linse  entstand  das  Bild  einer  Kirch thnrmspitze  im  Abstände 
von  36,8  cm,  die  Brennweite  ist  also  wie  oben  ip  ^  36,8  cm. 

C.  Sphärische  und  chromatische  Aberration  der  Linsen. 

Die  von  den  gewöhnlichen  Linsen  entworfenen  Bilder  sind  nicht 
ganz  weiss,  sondern  TOn  farbigen  Säumen  umgeben. 

ITebuiig.  1)  Man  rückt  den  Schirm  von  der  Stellung  grösster 
Schärfe  des  Bildes  zwischen  Fund  R  an  die  Linse  heran,  etwa  nach 

Pig,  158,  Fig.  159. 


1 


mn,  Fig.  158,  das  Bild  der  Oefhung  erscheint  von  einem  gelblich- 
röthlichen  Saume  umgeben. 

2)  Man  entfernt  den  Schirm  etwa  bis  nach  rs\  der  rothe  Saum 
Teracbwindet  und  ein  blauer  tritt  am  äusseren  Rande  des  Bildes  auf. 

Erklärung.  Die  blauen  Strahlen  ati,  6 v' werden  stärker  gebrochen 
und  daher  näher  an  der  Linse  bei  F  vereinigt,  die  rothen  ar,hr'  weiter 
Ton  derselben  bei  Jl\  die  Stellung  grösster  Schärfe  entspricht  der  Ver- 
einigung der  hellsten ,  d,  h.  der  gelben  Strahlen.  An  der  Figur  ist  der 
Gang  der  rothen  und  blauen  Strahlen  ersichtlich,  auch  wie  sich  die 
Seihenfolge  der  Farben  von  dem  mittleren  Strahle  nach  aussen  beim 
Uebergange  von  mn  nach  rs  umkehrt.  Die  auf  der  verschiedenen 
Brechbarkeit  der  Farben  beruhende  Abweichung  der  Linsenbilder  nennt 
man  die  „chromatische  Abweichung".  Man  kann  sie  nnd  damit 
die  farbigen  Ränder  durch  Combination  zweier  Linsen  von  verschiedeneu 
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Glassorten,  z.  B.  einer  Sammellinse  aus  Crownglass  AA  und  einer  Zer- 
streuungslinse aus  Flintglas  JBJ5  (Fig.  159)  wesentlich  vermindern;  eine 
solche  Linsenzusammenstellung  heisst  eine  „achromatische  Linse". 

3)  Man  legt  ein  Lineal  an  das  Bild  der  Drähte,  es  ist  nicht  gerad- 
linig, sondern  verzerrt  und  gehogen  (vergl.  Fig.  169  bis  171).  Diese 
Verzerrung  hat  ihren  Grund  in  der  sphärischen  Gestalt  der  Linsenfläche 
und  wird  daher  als  „sphärische  Aberration"  bezeichnet. 

4)  Man  setzt  auf  die  Linse  eine  mit  schwarzem  Papier  über- 
zogene Kappe,  welche  in  der  Mitte  ein  circa  2  cm  weites  Loch  hat 
(ein  Diaphragma),  durch  das  man  die  Randstrahlen  abblendet ;  das  Bild 
wird  Uchtschwächer,  aber  sowohl  farbenreiner  als  auch  freier  von  sphä- 
rischer Abweichung.  Es  sind  also  vornehmlich  die  Handstrahlen, 
welche  die  Störung  verursachen.  Diese  blendet  man  daher  bei  allen 
optischen  Instrumenten  so  weit  wie  möglich  durch  Blenden  (Diaphrag- 
men) ab. 

Die  sphärische  Abweichung  kannNman  bis  zu  einem  hohen  Grade 
durch  Anwendung  mehrerer  Linsen  aus  verschiedenem  Glase  corrigiren; 
ein  solches  Linsensystem ,  welches^  Bilder  ohne  merkliche  Verzerrungen 
zeigt,  und  das  namentlich  für  photographische  Zwecke  dient,  nennt  man 
aplanatische  Linsen  (Aplanate  oder  Antiplanate). 

D.  Methode  von  Bessel  zur  Bestimmung  der  Brennweite. 

Stellt  man  den  Schirm  in  einer  nicht  zu  kleinen  Entfernung  vom 
Gegenstande  auf,  so  giebt  es  zwischen  denselben  zwei  Stellungen  der 
Linse,  bei  denen  auf  dem  Schirme  ein  deutliches  Bild  des  Gegenstandes 
erscheint.  Es  rührt  dies  daher,  dass  in  der  Formel  1/a  4-  1/^  =  1/<3P 
bei  der  zweiten  Stellung  der  Linse  das  Bild  als  Gegenstand,  der  Gegen- 
stand als  Bild  aufgefasst  werden  kann.  Ist  97  die  gesuchte  Brennweite 
der  Linse,  e  die  Entfernung  des  Schirmes  von  dem  Gegenstande  und  v 
der  Abstand  der  beiden  Stellungen  der  Linse,  bei  denen  ein  scharfes 
Bild  entsteht,  so  ist: 

1    /  t?2\  1 

<)P  =  -(e--j  =  -(e-.)(e  +  .). 

Uebung.  1)  Man  stellt  auf  der  optischen  Bank  den  Schirm  in 
einer  gewissen,  nicht  zu  kleinen  Entfernung  vom  Gegenstande  auf  und 
stellt  die  Linse  zwischen  Gegenstand  und  Schirm  so  auf,  dass  ein 
scharfes  Bild  auf  dem  Schirme  entsteht.  Stellung  des  Gegenstandes  o:, 
des  Schirmes  z^  der  Linse  «/. 

2)  Man  verschiebt  die  Linse  (aber  ohne  die  Stellung  des  Schirmes 
und  des  Gegenstandes  zu  verändern),  bis  wiederum  ein  deutliches  Bild 
entsteht;  Stellung  der  Linse  1/2?  dann  ist: 

ez=i  z  —  X  V  =  y2  —  yi. 

Beispiel:  e  =  175,  v  =  69,  9>  =  36,9;  e  =  150,  v  =  20,5,  g)  =  36,8. 
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III.  Bestimmung  der  Brennweite  von  Zerstreuungslinsen. 

A.  Directe  Methode. 

Princip.  Ein  paralleles  Strahlenbündel  von  kreisförmigem  Quer- 
schnitt falle  auf  einen  Schirm  8  (Fig.  160)  und  beleuchte  dort  eine 
Fläche  vom  Durchmesser  d;  wir  stellen  in  den  Weg  der  Strahlen  eine 
Zerstreuungslinse  in  der  Entfernung  e  von  dem  Schirme  auf;  durch 
sie  werden  die  parallelen  Strahlen  divergent  gemacht  und  erleuchten 
eine  grössere  Fläche  vom  Durchmesser  (2';    die  Strahlen  scheinen  von 

Fig.  160. 


einem  Punkte  F  zu  kommen,  der  um  die  Zerstreuungsweite  oder  die 
virtuelle  Brennweite  (p  von  der  Linse  absteht.     Aus  der  Figur  folgt: 

d'  :  d  =  (e  +  <p)  :  ffj 
9?  =  e  .  d/{d*  —  d). 

Stellt  man  den  Schirm  so,  dass  der  Durchmesser  des  Zerstreuungs- 
kreises auf  ihm  doppelt  so  gross  ist  als  derjenige  des  ursprünglichen 
Lichtkreises  ohne  Linse,  so  ist: 

d'  =  2  d,     also :     9?  =  e, 
die  Zerstreuungsweite  ist  gleich  dem  Abstände  von  Schirm  und  Linse. 

Uebung  L  Bestimmung  der  Zerstreuungsweite  (Nummer, 
Dioptrie)  eines  concaven  Brillenglases.  1)  Auf  einem  Stück 
Cartonpapier  bezeichnet  man  auf  zwei  senkrecht  zu  einander  gezeich- 
neten geraden  Linien  vom  Schnittpunkte  aus  auf  der  einen  den  grössten, 
auf  der  anderen  den  kleinsten  Durchmesser  der  (meist  ovalen)  Linsen- 
fassung nach  beiden  Seiten  hin;  die  beiden  zu  einander  senkrechten 
Linien  sind  dann  doppelt  so  lang  als  die  entsprechenden  Durchmesser. 

2)  Man  entwirft  mit  der  Linse  ein  Zerstreuungsoval  der  Sonnen- 
strahlen auf  dem  Blatte,  welches  man  senkrecht  zur  Richtung  der 
Strahlen  stellt. 

3)  Man  nähert  die  Linse  soweit,  dass  entsprechende  Punkte  des 
Randes  der  Zerstreuungsfigur  durch  die  vier  bezeichneten  Punkte  gehen, 
dann  ist  der  Durchmesser  des  Strahlenbündels  auf  dem  Schirme  gerade 
doppelt  so  gross  wie  in  der  Linse. 

4)  Man  misst  die  Entfernung  e  der  Linse  vom  Schirme;  sie  ist 
gleich  der  Zerstreuungsweite.  Die  in  rheinischen  Zoll  (1  Zoll  =  2,6  cm) 


268 


Zerstreuangslinsen. 


ausgedrückte  Zerstreuungsweite  ist  die  Brillennummer,  die  in  100  divi- 
dirte  Centimeterzabi  derselben  die  Dioptrie. 

Bemerkung.  Die  von  einem  jeden  Punkte  der  Sonne  ausgebenden 
Strablen  sind  zwar  unter  einander  vollkommen  parallel,  aber  da  die 
Sonne  nicbt  aus  einem  einzigen  leucbtenden  Punkte  bestebt,  geben  die 
Strablen  docb  etwas  aus  einander;  der Burcbmesser  des  Strablenbündels 
ist  in  einigerEntfemung  vom  Biapbragma  grösser  als  d,  Indess  beträgt 
die  bier^urcb  bervorgerufene  Divergenz  nur  etwa  einen  balben  Grad. 

Uebung  2.  1)  Ueber  die  Lampe  auf  der  optiscben  Bank  wird  der 
Scbwarzblecbcylinder  mit  kleiner  runder  Oefifnung  gestellt  (vergl.  S.  230). 

2)  Man  stellt  dieOefihung  in  die  Brennweite  einer  mit  einer  kreis- 
förmigen Blende  bedeckten  Sammellinse,  die  auf  der  optiscben  Bank 
stebt;  dann  verlassen  die  von  der  Oeffnung  ausgebenden  Strablen  die 
Linse  als  paralleles  Strablenbündel. 

3)  Man  untersucbt  die  Parallelität  der  Strablen;  dazu  stellt  man 
den  Scbirm  in  verscbiedenen  Abständen  von  der  Linse  auf  und  prüft, 
ob  der  Burcbmesser  des  bellen  Kreises  stets  gleicb  gross  ist.  Man 
ändert  die  Stellung  der  Sammellinse,  bis  dies  der  Fall  ist. 

4)  Man  misst  den  Burcbmesser  der  Blende  d, 

5)  Man  stellt  die  Zerstreuungslinse  zwiscben  Scbirm  und  Sammel- 
linse, bringt  den  Scbirm  in  verscbiedene  Entfernungen  e  von  der  Zer- 
streuungslinse und  misst  die  Grösse  des  Burcbmessers  d'  des  bellen 
Kreises. 

Aus  zusammengebörigen  Wertben  von  e  und  d'  ergiebt  sieb  97. 

Beispiel:  d  :^  7,5cm,  d'.  =  20,0cm,  e  ^  30cm,  tp  =  18cm. 

B.  Indirecte  Metbode  mit  Hülfe  der  Linsenformel  (S.  262). 

Princip.  Ba  parallel  oder  divergent  auffallende  Strablen  von 
einer  Zerstreuungslinse  nicbt  zu  einem  reellen  Bilde  vereint  werden,  so 

Fig.  161. 


Ü 


^    /fc                 1 

i 

i 

tg        ^ 

y                     1 

mnss  man,  um  mit  derselben  ein  reelles  Bild  zu  erbalten,  convergente 
Strablen  auf  die  Linse  fallen  lassen,  die  also  einem  binter  der  Linse 
gelegenen  Gegenstande,  d.  b.  einem  negativen  a,  zukommen.  Bie 
Strablen  mögen  durcb  eine  Sammellinse  a  convergent  gemacbt  sein 
Wenn  man  dann  die  Zerstreuungslinse  zwiscben  die  Sammellinse  und 
das  reelle  Bild  ß,  welches  sie  für  sieb  liefert,  einschaltet,  so  kann  das 
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reelle  Bild  nicht  mehr  in  ß  zu  Stande  kommen.  Die  Strahlen  convergiren 
weniger  und  liefern  eventuell  erst  bei  S  ein  reelles  Bild.  Hierbei  ist 
also  ß  gewissermaaBBen  ein  virtneller  Gegenstand  Mr  die  Linse  y- 

TJebxmg.  1)  Man  stellt  (Fig.  161)  die  Gonveilinse  and  den  Schirm 
auf  der  Bank  so  auf,  daaa  auf  letzterem  ein  scharfes  Bild  der  Oefinung 
entsteht  Es  sei  a  die  Lage  der  Linse,  ß  die  betreffende  Lage  des 
Schirmes  (gemessen  auf  der  optischen  Bank). 

2)  Man  stellt  die  ConcaTlinse  zwischen  «  und  ß  in  y  auf  und 
Terschiebt  den  Schirm  so  lange,  bis  wieder  ein  scharfes  Bild  erzengt 
wird.  Ist  jetzt  fl  die  Lage  des  Schirmes,  so  ist  o  ^  —  (ß  —  y), 
b=  +  (S  -y),  also: 


Beiipiel:  ß  --=  118,75        y  =  105,75        f  =  169,35        y  =  —  16,5 
ß  ^   118,75        y  =   104,25        J  =  242,00        ip  =  —  lfl,2 
ip  ist  negaüv  (vergl.  S.  263). 

IV.    Bestimmung    der  Vergrösserungszahl    von  Fernrohren, 
Mikroskopen  und  Lupen. 

Gebraucht  wird:  Femrohi-e,  Mikroskope  und  Lupen;  ■ohworzet  Lineal 
mit  weisMD,  gleich  breiten  Querstrichen;  Biative;  Fapierscala ;  Fassung  mit 
geQeigt«m  Spiegelglas  fiir  Mikroskop  und  Lope. 

Die  Vergrösserungszahl  eines  Mikroskopes  ist  das  VerbAltniss 
des  Winkels,  unter  welchem  ein  Gegenstand  im  Mikroskop  erscheint, 
zu     demjenigen,     unter  j,.     j^^ 

welchem  er  gesehen 
wird,  wenn  er  sich  in 
der  deutlichen  Sehweite 
=  25  cm  befindet. 

Die  Vergrösserungs- 
zahl eines  Fernrohres 
ist  das  VerhSltniss  des 
Winkels,  unter  welchem 
ein  Gegenstand  im  Fern- 
rohre erscheint,  zu  dem- 
jenigen, unter  welchem 
er  direct  gesehen  er- 
scheint. 

Die  Grösse  einer  Linie 
ab  in  der  deutUchen   Sehweite  (Fig.  162)  beurtheilen  wir  nach  dem 
Sehwinkel,  dieser  ist  der  Winkel  a,  unter  dem  sich  die  von  den 
Enden  von  ab  ausgehenden  Strahlen  in  dem  Mittelpunkte  c  der  Papille 
schneiden;  denn  durch  diesen  Winkel  ist  die  Strecke  bestimmt,  um  welche 
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die  Bilder  A  und  B  der  Punkte  a  und  b  auf  der  Netzhaut  von  einander 
abstehen.  Schalten  wir  zwischen  die  an  irgend  eine  Stelle  gebrachte 
Strecke  ah  und  das  Auge  passende  Linsen  (in  der  Figur  durch  einen 
Strich  S  angedeutet)  ein,  so  werden  die  in  der  Richtung  ac  und  hc 
von  a  und  h  ausgehenden  Strahlen,  ehe  sie  das  Auge  trefifen,  so  abge- 
lenkt, dass  sie  in  den  Richtungen  a"  c  und  h"  c  in  das  Auge  zu  kommen 
scheinen;  sie  bilden  bei  c  einen  Winkel  ß  mit  einander^).  Im  Verhält- 
niss/3/a  erscheint  uns  daher  bei  Einschaltung  der  Linse  der  Gegenstand 
yergrössert.  Verlängern  wir  die  in  der  Richtung  a"  c  und  b"  c  auf- 
fallenden Strahlen,  bis  sie  eine  bei  ah  senkrecht  zu  der  Verbindungs- 
linie zwischen  dem  Auge  und  dem  Gegenstande  ah  gelegte  Ebene 
schneiden,  so  geschieht  dies  in  den  Punkten  a'  und  h\  Durch  die 
Linsen  erscheint  uns  also  ein  Gegenstand  ah  gerade  so  gross,  wie  ohne 
dieselbe  ein  Gegenstand  a'h'  in  derselben  Entfernung,  ah  erscheint 
also  im  Verhältniss  a'h'/ah  vergrössert,  dies   ist  nahe  gleich  ß/a. 

Beim  Betrachten  mit  dem  Fernrohr  befindet  sich  der  betrachtete 
Gegenstand  ah  in  einer  gegebenen  Entfernung,  wir  vergleichen  daher 
die  scheinbare  Grösse  a*h*  mit  der  wirklichen  von  ab,  wenn  letzteres 
sich  an  seinem  wahren  Orte  befindet.  Gegenstände,  die  wir  beliebig 
dem  Auge  nähern  können,  bringen  wir  in  die  deutliche  Sehweite,  wir 
vergleichen  bei  der  Untersuchung  mit  der  Lupe  und  dem  Mikroskop 
die  scheinbare  Grösse  mit  derjenigen,  welche  sie  in  dieser  haben. 

Blicken  wir  auf  einen  Maassstab  gleichzeitig  durch  ein  Fernrohr 
und  mit  dem  unbewaffneten  Auge,  und  faUen  auf  x  Theile  des  direct 
gesehenen  y  Theile  des  durch  das  Femrohr  gesehenen  Maassstabes,  so 
ist  die  Vergrösserungszahl 

V  =  x/y. 

Blicken  wir  gleichzeitig  durch  eine  Lupe  oder  ein  Mikroskop, 
unter  dem  ein  Maassstab  liegt,  und  direct  auf  einen  ebensolchen  Maass- 
stab in  der  Entfernung  der  deutlichen  Sehweite  und  fallen  auf  Xi  Theile 
des  direct  gesehenen  yi  Theile  des  durch  das  Mikroskop  gesehenen 
Maassstabes,  so  ist  die  Vergrösserungszahl 

Vi  =  xjyi. 

a)    Fernrohr. 

Einleitung.  Bei  den  aus  Linsen  zusammengesetzten  (den  diop- 
trischen)  Fernrohren  (diejenigen,  bei  denen  neben  Linsen  auch  Hohl- 
spiegel verwendet  werden,  die  katoptrischen  Femrohre  behandeln 
wir  nicht)  unterscheidet  man  folgende  Haupttypen: 

1.  Das  astronomische  oder  Kepler'sche  Fernrohr  (Fig.  163): 
Durch  eine  Convexlinse  o  (Objectiv)  mit  grosser  Brennweite  wird 
von  dem  Gegenstande  Ä  B   ein    umgekehrtes ,    verkleinertes ,     reelles 


')  Die  Zeichnung  ist  nur  schematisch,  die  Art  der  Ablenkung  durch  die 
Linse  ist  nicht  angedeutet. 


Bfld  ab  entworfen  und  dieees  durch  eine  zweite  Convexlinae  v  (Ocular) 
mit  kurzer  Brennweite  wie  durch  eine  Lupe  betrachtet.  Das  Auge 
gieht    ein    umgekehrtes 

vergröaaertes   Bild  a'b'' 

2.DaBterreBtrische 
Fernrohr  (Fig.  164  stellt 
nur  das  Ocularende  dar). 
Dasselbe  hat,  wie  .  das 
astronomische  Fernrohr, 
eine  Sammellinse  als  Ob- 
jectiv;  Ton  ihr  wird  das 
umgekehrte  Bild  ah  des 
Gegenstandes  erzeugt. 
Anstatt  dieses  durch  eine 
einfache  Linse  zu  be- 
trachten, schaltet  man 
zwei  Convexlinsen  r  und 
S  Ton  gleicher  Brennweite 
ein ;  durch  dieselben  wird 
von  aj)  ein  gleich  grosses, 
aber  aufrecht  stehendes     .  .^ 

Büd  a'  b'  erzeugt ;  dieses  *  —  2 

wird  durch  (  wie  durch    ^  .»  i 

eine    Lupe    betrachtet,  S  ^ 

Das  Auge  sieht  ein  auf- 
rechtes vergrössertes 
Bild. 

S.Dasholländische 
oder  Galilei 'sehe  Fern- 
rohr (Opernglas  Fig. 
165):  Durch  eine  Con- 
veilinse  o  (Objectiv) 
werden  die  von  den  ver- 
schiedenen Punkten  des 
Gegenstandes  A  B  diver- 
girenden  Strahlen  con- 
vergent gemacht,  sodass 
sie  ein  reelles ,  umge- 
kehrtes verkleinertes 
Bild  ab  liefern  würden. 
Ehe  sie  sich  jedoch  da- 
selbst vereinigen,  werden 

sie  durch  eine  dazwischen  geschaltete  Concavlinse  v  (Ocular)  wieder 
divergent  gemacht.  Das  Auge  empföngt  z.  B.  die  von  A  ausge- 
gangenen Strahlen,  als  ob   sie  von  a'   ausgegangen   wären:  das  Auge 


VergröBsi 


ingsz&hl  der  Mikroskope, 


Fig.  ise. 


sieht  ein  anfreclit  stehendea,  vergrössertea  Bild.  Dadurch  wird  das 
Fernrohr  TerhSltniBBinäsBig  kurz. 

Um  die  Randatrahlen  abzublenden,  sind  in  den  Fernrohren  an  ge- 
eigneten Stellen  Diaphragmen  (S.  266)  eingesetzt;  statt  einfacher  Linsen 
verwendet  maa  achromaüache  and  aplanatische  Linsensysteme  (S.  266). 

Da  bei  dem  astronomischen  and  dem  terreatrischen  Femrohr  ein 
reelles  Bild  entateht,  so  kann  man  zu  Messungen  ein  tn  der  Büdebene 
angebrachtes  Fadenkreuz  verwenden,  mit  dem  man  die  Lage  des  Bildes 
bestimmt. 

tTebung,  1)  Han  richtet  ein  Femrohr  anf  ein  entferntes  Fenster 
oder  auf  einen  verticaleu  Maassstab  in  ca.  4  bis  6  m  Entfernung, 
der  aus  10cm  breiten,  abwechselnd  weissen  und  schwarzen  Feldern 
besteht. 

2)  Man  sieht  mit  dem  einen  Auge  durch  das  Femrohr,  mit  dem 
anderen  neben  demselben  vorbei  direct  nach  dem  Gegenstände,  und 
schliesst  abwechaelnd  daa  eine  und 
das  andere  Auge,  um  in  beiden 
Fällen  das  Bild  sicher  zu  sehen. 

3)  Man  sieht  mit  beiden  Angen 
gleichzeitig  nach  dem  Gegenstände 
und  sucht  beide  Bilder  gleichzeitig 
zu  sehen. 

4)  Man  bestimmt,  wie  viel  Ab- 
stände zwischen  je  zwei  Fenater- 
sprosseu  im  direct  gesehenen  Bilde 
in  den  Abstand  zweier  Sproaaen  in 
dem  durch  das  Fernrohr  gesehenen 
Bilde  fallen ,  resp.  wie  viele  weisse 
und  schwarze  Felder  in  dem  direot 
gesehenen  Bilde  einem  Felde  in  dem 
durch  das  Femrohr  gesehenen  ent- 
sprechen. 

h)  Mikroskop. 
Einleitung.  Durch  die  stark 
gekrümmteConvexIiuseab(Fig.  166) 
von  kurzer  Brennweite  (Objectiv) 
wird  von  dem  kleinen  ausserhalb 
der  Brennweite,  aber  nahe  derselben 
liegenden  Gegenstände  rs  ein  ver- 
grössertes,  umgekehrtes,  reelles  Bild  E  S  entworfen.  Dieses  entsteht 
innerhalb  der  Brennweite  der  Convexlinse  cd  (Ocular)  und  wird  durah 
diese  wie  durch  eine  Lupe  betrachtet.  Das  Auge  sieht  ein  vergröasertoa, 
umgekehrtes,  virtuelles  Bild  R  S'. 

Bezüglich  der  Diaphragmen  und  Linsensysteme  vergl.  oben. 


ik 
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Zur  Bestimmung  der  Vergrösaeruiigszahl  des  llikroskopes  dienen 
Bwei  Methoden,  bei  beiden  wird  eine  in  l/nmm,  z.  B.  in  */;  mm  ge- 
theUt«  Gl&splatte  anf  den  Objecttisch  des  Mikroskopee  gelegt. 

Erste  Methode.  Man  legt  eine  Millimeterscala  horizontal  in 
die  deutliche  Sehweite  Tor  das  Mikroskop  and  verfährt  genau  wie  bei 
der  Bestimmung  der  YergrÖBBerungazabl  des  Femrohree. 

Zweite  Methode.  1)  Man  bringt  eine  unter  45o  gegen  die  Hori- 
zontale geneigte  Glasplatte  p  (Fig.  167)  oder  einen  Spiegel,  dessen  Be- 
legung in  der  Mitte  fortgenommen  ist  und  der  das  Licht  nach  oben 
reflectirt,  ttber  das  Ocular,  stellt  einen  verticaien  Maassstab  M  in  25  cm 
Entfernung  vom  Mikroskope  auf,  blickt 
durch  das  Ocular  von  o  aus  auf  die  ge- 
theilte  Glasplatt«  anf  dem  Objecttisch  und 
Terschiebt  den  Maassstab,  ohne  seine  Ent- 
fernung Tom  Mikroskop  zu  ändern ,  eo 
lange  hin  nnd  her,  bis  man  den  ge- 
spiegelten Maassstab  und  die  getheilte 
Glasplatte  gleichzeitig  sieht.  Dabei  ist 
die  Belenchtung  der  getheilten  Glasplatte 
so  einzurichten,  dass  die  Helligkeit  des  einen  Objectes  die  des  anderen 
nicht  zn  sehr  äbertrifft.  Zweckmässig  neigt  man  den  Belenchtungs- 
spiegel  des  Mikroskopes  so,  dass  die  Striche  der  getheilten  Glasplatt« 
hell  auf  dunklem  Grunde  erscheinen. 

2)  Man  bestimmt  an  der  verticalen  Scala  die  Zahl  der  Theilstriche 
des  Maassstabes,  welche  anf  I/nmm,  wie  er  im  Mikroskop  erscheint, 
kommen.  Ist  x  die  Zahl  der  Millimeter  -  Theilstriche ,  so  ist  die  Yer- 
grösserung  =  nx. 

Bemerkung.  Zur  Beurtheilung  der  Gttte  des  Mikroskopes  ver- 
wendet man  sog.  Fröfungsobjecte  (Testobjecteg).  Dieselben  besteben  ent- 
weder in  einem  feinen,  auf  Glas  getheilten  Gitter,  durch  welches  die 
Platte  in  eine  grosse 

ZahlsehrkleinerQua-  ^^'  ^**- 

drategethellt  ist,  oder 
in  feinen,  auf  Glas 
geritzten  Scalen,  oder 
aus  Objecten  aus  dem 
Pflanzen-  oder  Thier- 
reiche  mit  feiner 
Structur,  z.  B.  Ton 
Diatomeen.  Bei  den 
Gitter-  nnd  Scalen- 
objecten  müssen  die 
Linien  bis  zum  Bande 

hin  scharf  und  geradlinig  erscheinen,  also  wie  in  Fig.  169  und  nicht 
wie  in  Fig.  170  oder  Fig.  171.    Man  beurtheilt  die  „auflösende  Kraft" 

Wiedemana-Ebert,  Fmkllkum.  lo 
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des  Mikroakopea  nach  den  Einzelheiten,  die  man  mit  demselben  noch 
deutlioli  unterscheiden  kann. 

c)  Lupe  (Fig.  168  a.  T.  S.). 

Einleitung.  Bei  der  Lupe  bringen  wir  den  Gegenstand  ÄA! 
sehr  nahe  an  das  Auge,  so  dass  derBelbe  unter  einem  sehr  groasen 
Winkel  erscheint.  Die  von  jedem  Punkt«  deBselbeu  anf  das  Auge 
fallenden  Strahlen  besitzen  dann  aber  eine  zu  groas'e  Divergenz,  als 
dasa  die  brechenden  Medien  des  Auges  sie  auf  der  Retina  zu  einem 
Punkte  vereinigen  könnten.  Wird  eine  Sammellinse  0  zwischen  Auge 
und  Gegenstand  so  eingeschaltet,  dasB  der  Gegenstand  sich  an  einer 
bestimmten  Stelle  zwischen  Brennpunkt  F  und  Linse  befindet,  so  ver- 
mindert sich  die  Divergenz  der  Strahlen  so,  dass  sie  aus  der  deutlichen 
Fi«.  1S9.  Fig.  170.  Fig.  171. 


Sehweite  zu  kommen  scheinen.  Das  Büd  S  B'  in  der  deutlichen  Seh- 
weite ist  virtuell.  Der  Winkel ,' unter  dem  dasselbe  erscheint,  bleibt 
derselbe  wie  bei  directer  Betrachtung.  Die  Tergrösaerung  V  ist  das 
VerhältnisB  der  Grösse  des  virtuellen  Bildes  BB'  zur  Grösse  des  Ob- 
jectes  AA'.  Denn  wollten  wir  den  Gegenstand  ohne  Lupe  sehen,  so 
mfiasten  wir  ihn  in  deutliche  Sehweite  bringen. 

Holt  man  die  Lupe  sehr  nahe  vor  das  Auge,  ist  .^  =  25cm  die 
deutliche  Sehweite,  tp  die  Brennweite  der  Lupe,  so  ISsst  sich  berechnen: 
F  =  Jjif  Jr  1- 

TJebung.  1)  Für  eine  Linse  wird  die  Brennweite  <p  nach  der 
Methode  A.  a),  S.  264  bestimmt  und  damit  V  berechnet. 

2}  Um  die  Vergröaserung  nach  der  zweiten  bei  dem  Mikroskop 
angegebenen  Methode  zu  ermitteln,  befestigt  man  über  derselben  eine 
kleine  Glasplatte  unter  45**  gegen  die  Axe  der  Linse  geneigt.  Man 
vergleicht  die  gefundene  und  berechnete  Vergröaserung. 

Beiipiel:  l)(;o  =  8cm;  berechnet  V^=i.  2)  Von  einer  durch  die  Lupe 
betrachteten  Millimeteracala  eraohien  die  Länge  von  5  mm  ebenso  gross,  wie 
die  Länge  von  Z  cm  der  um  die  deutliche  Sehweite  vom  Auge  entfernten  nnd 
durch  die  Olneplatte  gespiegelten  Scala;  aUo  auch  hier  V  ^^  i. 


VI.    Spectralanalyse. 


Gebraucht  wird:  Gaslampe;  Bunsenbrenner;  Platinlöffel  für  Chlor- 
natrium und  -lithium  (s.  S.  276);  Chlornatrium  und  -lithium;  blaues  und 
rothes  Glas;  Spaltvorrichtung;  Sammellinse;  Prisma  auf  Tischchen;  weisser 
Schirm. 

Spectroskop  mit  gerader  Durchsicht  mit  Yergleichsprisma ;  Stativ  dazu ; 
Kirchhoff- Bunsen' scher  Spectralapparat;  Unterlegklotz,  welcher  den 
Spectralapparat  in  die  Augenhöhe  bringt,  mit  Träger  für  die  zur  Beleuchtung 
der  Scala  dienende  Lichtquelle  und  einen  verstellbaren  Träger  für  den 
Bunsenbrenner  und  Platindrahthalter. 

Bunsenbrenner  und  Terquembrenner ;  Stativ  für  Eeagensgläser;  Probir- 
glasständer  mit  12  Präparaten  (s.  S.  287). 

Ooordinatenpapier:  Beissbrett;  kleines  InductoriUm  mit  zwei  Tauch- 
elementen und  Yerbindungsdrähten ;  G  ei  ssler 'sehe  Bohren  mit  H,  Hg,  N, 
O,  COg,  HgClg,  HgBrg,  HgJg  und  Stativ  dazu.  Halter  für  Metallspitzen; 
Leydener  Flasche,  Metallspitzen,  Fulgurator  für  Flüssigkeiten;  Quarzlinse, 
Uranglasplatte,  Stativ  für  beide  (Fig.  182);  Chininschinn. 

Gemische  mehrerer  Chloride  für  qualitative  Analyse. 

Fortsetzung  s.  w.  u.  bei  Absorptionsspectralanalyse. 

1.    Einleitung. 

Die  Spectralanalyse  hat  die  Aufgabe,  einerseits  zu  untersuclien, 
in  welcher  Weise  die  Aussendung  von  Licht  stattfindet ,  von  welchen 
Umständen  die  Wellenlänge  und  die  Intensität  des  ausgesandten  Lichtes 
abhängt,  andererseits  zu  bestimmen,  ob  Lichtstrahlen  von  Körpern 
absorbirt  werden  und  wie  die  Wellenlänge  und  die  Menge  des  absorbirten 
Lichtes  von  den  verschiedensten  Umständen  bedingt  ist. 

Um  diese  Aufgabe  zu  lösen,  zerlegen  wir  das  zu  untersuchende 
Licht  in  ein  Spectrum,  d.  h.  wir  breiten  die  in  den  Strahlen  desselben 
enthaltenen,  über  einander  gelagerten  Lichtbewegungen  von  ver- 
schiedener Wellenlänge  neben  einander  aus. 

Das  Spectrum  des  von  einem  leuchtenden  Körper  ausgesandten 
Lichtes  nennen  wir  sein  Emissionsspectrum;  lassen  wir  dagegen 
das  von  einem  weissglühenden  Körper  ausgesandte  Licht  durch  einen 
Körper  hindurchgehen,  so  nennen  wir  das  Spectrum  des  hindurch- 
gegangenen Lichtes  das  Absorptionsspectrum  des  letzteren;  in 
diesem  sind  die  Strahlen,  die  der  Körper  absorbirt,  geschwächt  oder  sie 
fehlen  ganz. 

Da  verschiedene  Körper  sowohl  verschiedene  Emissions-  als  auch 
verschiedene  Absorptionsspectra  zeigen,  so  können  wir  dieselben  zur 

18* 
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Unterscheidung  der   Substanzen  verwenden   und  sprechen  daher  von 
einer  Spectralanalyse. 

2.    Lichtquellen. 

Die  zur  Verwendung  kommenden  Lichtquellen  sind  folgende: 

1.  Die  Sonne,  Kalk-  oder  Zirkonlicht,  das  Gasglühlicht  in  seinen 
verschiedenen  Formen,  das  elektrische  Licht  sowohl  von  Bogenlampen 
wie  von  Glühlampen,  die  leuchtende  Gasflamme,  alle  senden  nahezu 
weisses  Licht  mit  einem  continuirlichen  Spectrum  aus. 

2.  Die  in  dem  Bunsen-  resp.  Terquembrenner  (Fig.  172)  zum 
Leuchten  gebrachten  Dämpfe  fester  oder  flüssiger  Substanzen. 

■p.     --2  ^^^  Terquembrenner  hat  eine 

weitere  Röhre  als  der  Bunsenbrenner 
und  gestattet  einen  stärkeren  Luft- 
zutritt,   seine    Flamme    ist    daher 

Fig.  173. 


heisser;  die  Röhre  ist,  um  ein  Zurückschlagen  der  Flamme  zu  ver- 
meiden, an  ihrem  oberen  Ende  durch  ein  aufgesetztes  Blechkreuz  in 
vier  Theile  getheilt.  Durch  Heben  oder  Senken  des  Rohres  B  regelt 
man  den  Luftzutritt.  Die  Flamme  ist  am  heissesten  unmittelbar  über 
dem  inneren  grünlichen  (viertheiligen)  Kegel. 

Die  Substanzen  werden  meist  an  Platindrähten  in  die  Flamme 
eingeführt.  Chlornatrium  wird  z.  B.  an  dem  Ende  e  (Fig.  173)  eines 
zu  einer  Oese  ^)  umgebogenen  Platindrahtes  d  angeschmolzen ,  der  in 
eine  enge  Glasröhre  g  eingeschmolzen  ist.  Man  pulvert  geschmolzenes 
Ghlomatrium,  befeuchtet  den  Draht,  berührt  mit  ihm  das  Chlomatrium, 

^)  Will  man  längere  Zeit  mit  demselben  Salz  beobachten,  so  bringt 
man  dasselbe  in  einen  durchlöcherten  Platinlöffel,  der  an  einem  Platindraht 
befestigt  ist. 
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hält  ihn  dann  in  die  Flamme  und  schmilzt  das  anhaftende  Salz  zn 
einer  Perle.  DaB  Glasrohr  g  wird  über  den  an  einem  Stativ  b  anf- 
nnd  abBchiebbaren  Arm  a  geschoben.  Uan  bringt  die  Perle  stets  in 
den  vorderen  Sanm  der  Flamme  des  Bnnsenbrenners  (die  Temperatur 
ist  dort  1100  bis  ITOO«"). 

Die  Salze  sind  in  10  mm  weiten  und  100  mm  langen  Reagir- 
gläsern  enthalten,  Fig.  173,  die  am  oberen  Ende  bei  v  aofgewolstet  sind; 
hier  ist  ein  Bindfaden  hernmgebnnden ,  der  dann  mit  seinem  anderen 
Ende  an  einem  Kork  k  befestigt  ist,  welcher  in  das  Beagirglas  S  hinein- 
passt  nnd  duroh  den  das  den  Draht  d  tragende  Glasrohr  g  hindurchgeht- 
Pig.  174.       Fig.  175.  ^^  ^^™  Stativ  sind  zwei  Ringe  v,  v,  an- 

gebracht,   in    die    das  Beagirglas    mit  der  zu 
nntersnch enden  Substanz  eingesetzt  wird. 

Um  die  Substanzen  zor  Beobachtung  in  die 
Flamme  einzuführen  und  die  Platindrähte  stets 
au  dieselbe  Stelle  zu  bringen,  ist  in  das  Brett, 
auf  welches  der  Bunsenbrenner  bei  dem  Ver- 
suche gestellt  wird,  ein  Stift  eingeschlagen,  der 
in  ein  in  den  Foss  /  des  TrÄgers,  Fig.  173, 
gebohrtes  Loch  hineinpasst.  Mit  den  Schnären 
an  den  Armen  mm,  welche  bis  zum  Beobachter 
hinführen,  dreht  man  den  Fuss  und  bringt 
damit  den  Draht  in  die  Flamme,  die  vor  dem 
Spalt  steht,  hinein  oder  ans  derselben  heraus. 
Ein  zweiter  als  Anschlag  dienender  Stift 
verhindert,  sobald  das  erstere  der  Fall  ist,  die  weitere 
Drehung. 

ä3.   Die  unter  der  Einwirkung  elektrischer  Entladungen 
leuchtenden  verdünnten  Gase  und  Dämpfe;  sie  sind  in  den 
,       Geissler'schen  Röhren  enthalten.      Zwischen  zwei  weite 
I        Röhren  aj  und  ji,,  Fig.  174,  ist  ein  Capillarrohr  eingesetzt; 
I       m  die  Enden  der  weiten  Röhren  sind  Platindrähte  a,  I>  [die 
I        Elektroden  (Anode  die  mit  dem   +  Pol,  Kathode  die  mit 
H         dem  — Pol  verbundene)]  eingeschmolzen,  welche  an  ihren 
Enden   im   Inneren  der  Röhren   Aluminiumdrähte  tragen. 
Ueber  die  nach  aussen  gehenden  Enden  der  Platindrähte  sind  Messing- 
kappen gekittet. 

4.  Salzlosungen,  welche  unter  dem  EinflusB  elektrischer  Ent- 
ladungen in  demFnlgurator  (Fig.175)  verdampft  und  zum  Leuchten 
gebracht  werden.  In  ein  Reagensglas  A  ist  unten  bei  /  ein  Platin- 
draht eingeschmolzen,  der  mit  dem  einen  Pol  eines  Inductionsapparates 
in  Verbindung  gesetzt  wird.  Ueber  /  ist  das  conische  Glaaröhrchen  D 
geschoben.  Es  wird  nur  so  viel  Salzlösung  eingegossen,  dass  sie  durch 
die  in  D  wirkenden  Capillarkräfte  bis  zur  Spitze  von  D  emporgehoben 
wird.   Der  unteren  Platinspitze  steht  ein  Platindraht  gegenüber,  welcher 
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bis  auf  sein  nateres  freies  Ende  d  in  eioe  Glasröhre  B  eingeschmolzen 
mit  demselhen  in  den  Kork  c  gesteckt  iet  nnd  welcher  mit  dem  anderen 
Pole  des  Inductionsapparatea  in  Yerbiadung  steht. 

Ö.  Metatldämpfe,  weiche  dadurch  erzeugt  nnd  zum  Leuchten 
gebracht  werden,  dass  man  elektriBche  Funken  zwischen  Spitzen  aus 
dem  betreffenden  Metalle  aberspringen  Usst.  Die  Metall- 
spitzen  E  nnd  E'  (Fig.  176)  sind  in  dem  Halter  H  von  Hartgummi 
befestigt  nnd  mittelst  der  Klemmschrauben  M  und  M'  durch  Drähte 
MK  und.M'K',  welche  mit  Kautschuk  überzogen  sind,  mit  der  inneren 
nnd  äusseren  Belegung  der  Leydoner  Flasche  i  verbunden.  Die  Flasche 
wird  durch  das  Inductorinm  /geladen,  und  zwar  ist  d 
legung  der  Flasche  direct  durch  den  Draht  K'p'  mit  dem  - 
Fig.  176. 


Indnctorinms  verbunden.  Der  -|-  Pol  ist  mit  der  isolirt  aufgestellten 
Spitze  T  leitend  verbunden.  Von  dieser  springen  Funken  auf  die  mit 
dem  inneren  Beleg  verbundene  Platte  P  über. 

Ehe  man  neue  Metallspitzen  bei  £  und  £' einsetzt,  ist  die  Flasche 
mittelst  eines  Entladers  zu  entladen. 

3.    Vorübung:  Entwerfen  eines  Spectrums. 

Uebung.     I.    1)  Man  stellt  eine  Lampe  vor  den  vertical  stehen- 
den Spalt  A  (Fig.  177). 


2)  Auf  einem  Schirm  T  wird  durch  die  Linae  L  ein  acharfea  Bild 
des  Spaltes  A  entworfen. 

3)  M&n  bringt  das  Priema  P,  deasen  brechende  Kaute  parallel 
dem  Spalt  steht,  in  den  Gang  der  Strahlen;  dieselben  werden  nach  S 
abgelenkt,  zugleich  wird  das  weisse  Licht  der  Lampe  in  seine  farbigen 
Bestandtheile  zerlegt  Das  auftretende  Farbenband  ist  das  Spectrum 
des  weisHeu  Lampenliobte. 

4)  Man  dreht  das  Priama  um  seine  Kante,  bis  die  Ablenkung  der 
Strahlen  ein  Minimum  ist  (rergl.  S.  239  u.  244). 

5)  Man  stellt  den  S<jurm  so  (entsprechend  der  Linie  BT'  der 
Figur),  dass  alle  Theile  des  Speotrums  gleich  scharf  erscheinen,  was 


man  am   besten  nach  dem  Aussehen  der  oberen  und  unteren  Kante 
benrtheilt;  dazu  muss  der  Schirm  in  den  blauen  Th eilen  des  Spectrams 
dem  Prisma  erheblich  n&her  stehen,  als  in  den  rothen  (in  Folge  der 
chromatischen  Abweichung  der  benutzten  Linse,  s.  n.  jgLinsen"). 
An  dem  so  erhaltenen  Spectrum  ist  auf  Folgendes  zu  achten: 

a)  Das  weisse  Licht  besteht  aus  den  Farben  (Begenbogenfarben) : 
Roth  (B'),  Orange,  Gelb,  Grün,  Blau,  Indigo,  Violett  (F')  (Fig.  116). 
Das  Roth  {B')  ist  am  wenigsten  abgelenkt,  das  Violett  (V)  am 
stärksten. 

b)  Die  weiss  glühenden  KohlentheOcben  des  Gaslichtes  liefern  eine 
ununterbrochene,  durch  stetige  Uebergänge  mit  einander  verbundene 
Farbenfolge;  contiuairlicbes  Spectrum. 

c)  Die  Spaltbilder  erstrecken  eich  nicht  geradlinig  von  oben  nach 
unten,  sondern  sind  gekrümmt,  die  mittleren  Theile  sind  weniger  ab- 
gelenkt, als  die  oberen  und  unteren;  daher  ist  das  Spectrum  auch  nicht 
an  seinen  Grenzen  im  Roth  und  Violett  durch  gerade  Linien  begrenzt; 

6)  Man  macht  den  Spalt  enger;  das  Spectrum  wird  lichtschwächer, 
aber  auch  reiner,  die  Farben  treten  deutlicher  hervor. 
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7)  Man  hält  quer  über  den  Spalt  einen  Draht,  im  Spectrum 
erscheint  eine  horizontale  dunkle  Linie.  Ebensolche  dunkle  Linien 
treten  bei  engem  Spalt  von  selbst  auf,  sie  rühren  von  Staubpartikel- 
chen u.  s.  f.  auf  dem  Spalt  her. 

IL  Man  ersetzt  die  Flamme  durch  die  nicht  leuchtende  Flamme 
des  Bunsen'schen  Brenners  und  bringt  Chlomatrium  oder  Chlor- 
lithium in  dieselbe.  Man  sieht  beim  Natrium  eine  gelbe,  beim  Lithium 
eine  rothe  Linie.  Die  leuchtenden  Metalldämpfe  geben  Linienspectra, 
discontinuirliche  Spectra. 

Die  bisher  betrachteten  Spectra  sind  Emissionsspectra. 

III.  1)  Man  stellt  die  Gaslampe  vor  den  Spalt  und  entwirft  ein 
continuirliches  Spectrum  auf  dem  Schirm. 

2)  Man  bringt  ein  violettes  Glas  zwischen  Lampe  und  Spalt,  es 
treten  dunkle  Streifen  in  dem  Spectrum  auf;  das  Glas  „absorbirt'^ 
Strahlen  von  bestimmter  Wellenlänge. 

Das  erhaltene  Spectrum  ist  ein  Absorptionsspectrum. 

4.    Die  Spectralapparate. 

Man  unterscheidet  Spectralapparate  mit  gerader  Durchsicht  und 

solche  mit  Ablenkung. 

• 

I.  Spectroskope  mit  gerader  Durchsicht  (Spectroskope 
ä  vision  directe).     Beschreibung  und  Einstellung. 

Bei  ihnen  erfahrt  ein  Strahl  aus  den  mittleren  Theilen  des  Spectrums 
keine   Ablenkung,   während   die   rothen    und  blauen   nach  entgegen- 

j,.     -„g  gesetzten  Seiten  abge- 

lenkt werden.  In  ihrer 
einfachsten  Form  be- 
stehen diese  S  p  e  c  t  r  o - 
skope  aus  einer 
Messingröhre,  in 

welche  bei  g  (Fig.  178)  ein  Spalt  eingesetzt  ist;  die  von  diesem  kommen- 
den Strahlen  gehen  durch  eine  Linse  e\  die  Prismencombination  Cr  Fl 
(Crown-Flintglas)  zerlegt  die  Strahlen  in  ihre  Bestandtheile.  Hinter  g* 
befindet  sich  das  Auge.  Die  Verengerung  und  Verbreiterung  des 
Spaltes  wird  durch  eine  Ereisschraube  s  bewirkt. 

Diese  Spectroskope  können  in  dieser  Gestalt  nicht  zu  Messungen 
verwendet  werden,  sondern  nur  zu  Beobachtungen  und  eventuell  zu 
Vergleichungen ,  falls  man  vor  die  eine  Spalthälfte  ein  Vergleichs- 
prisma (s.  w.  u.)  bringt. 

Man  stellt  den  Apparat  dadurch  ein,  dass  man  ihn  gegen  den 
Himmel  richtet  und  das  Eohr  r  so  lange  verschiebt,  bis  man  die  in 
dem  Spectrum  auftretenden  dunklen  Linien,  die  Fraunhofer^ sehen 
Linien  (Fig.  116),  scharf  sieht. 


nach  KiTOhhoff  imd  Bu 
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IL    Spectralapparat    mit    Ablenknng    nach    Bnnsen    und 
Kirchhoff  (Fig.  179  bis  181). 

a)   Beaohreibung. 

Dieser  Spectralspparat  hat  folgende  Beatandtheile ; 

1.    Das    Collimatorfernrohr:    Die    Strahlen,    welche    durch 
den  Spalt  S  in  der  Platte  /  (Fig.  179  bis  181)  gehen,  durchsetzen 


Tig.  180. 


das  Rohr  A  und  Verden  durch  die  Linse  «  (Fig.  180)  parallel  ge- 
macht; der  Spalt  iS  befindet  sich  in  dem  Brennpunkte  der  Linse  a.. 
Die  Breite  des 
Spaltes  kann  durch 
eine  Schraube  ver- 
ändert werden. 
Ueber  die  Mitte 
desselben  ist  hori- 
zontal ein  dünner 
Flatindraht  ge- 
spannt; etwa  in 
den  Spalt  eich 
setzender  Stauh 
wird  mit  einem 
Pinsel  aus  Dachs- 
haaren  entfernt. 
Wird  der  Apparat 
nicht  gebraucht, 
so  setzt  man  über  den  Spalt  eine  Kappe  ans  Pappe  oder  Messing. 
Untersucht  man  stark  spritzende  Salze,  so  bringt  man  vor  den  Spalt 
noch  ein  dünnes  Glimmerhl&ttchen. 
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Vor  der  einen  Hälfte  des  Spaltes  kann  ein  VergleiohspriBma 
ab  (Fig.  131)  befestigt  werden,  durch  das  man  vermöge  totaler  Re- 
flexion von  der  Seite  her  Licht  einfallen  lässt,  während  dnrcb  die  andere 
Hälfte  dae  Licht  direct  hindiirchgeht. 

2.  Die  aus  a  auatretendea  Strahlen  fallen  auf  die  VorderÖäche 
dea  Prismas  P,  wo  sie  in  ihre  Beetandtheüe  roth  bis  violett,  r  und  v, 

zerlegt  werden;  durch  daa   Prisma 

^^'  '*'■  geht  aUo  eine  Sohaar  von  Strahlen; 

die  einer  jeden  Farbe  zugehörigen 

verlaufen   unter    sich   parallel,   die 

.   verechiedenen   Farben   zugehörigen 

I  Bündel  sind  aber  verschieden  stark 

abgelenkt.     An  der  aweiten  Fläche 

des  Priamaa  erfahren  diese  Strahlen 

eine  »weite  Brechung,  und  es  tritt 

aus  derselben  wieder  eine  Beihe  paralleler,  verschieden  gerichteter  und 

verschieden  gefärbter  Strahlenbündel  aus. 

3.  Daa  Beobachtungafernrohr  B  nimmt  mit  seiner  Objectiv- 
linae  ß  diese  Bändel  auf  und  vereinigt  jedes  derselben  zu  einem  Spalt- 
bilde in  seiner  Brennebene.  In  dieser  liegen  die  verachiedenen  Farben 
neben  einander;  das  Roth  zunächst  der  brechenden  Kante,  das  Violett 
am  weitesten  von  derselben  abgelenkt.  Das  Spectrum  wird  mittelst 
einer  Lupe,  dem  sogenannten  Ocular,  betrachtet.  Die  Lage  der  einzelnen 
Theile  des  Spectrums  wird  mittelst  eines  in  der  Brennebene  der  Linse 
ß  angebrachten  Fadenkreuzes  bestimmt. 

4.  Das  Scalenfernrohr  0  dient  dazu,  dieLage  der  verschiedenen 
im  Spectrum  auftretenden  Erscheinungen  zu  bestimmen.  Eine  kleine 
Lampe  beleuchtet  die  auf  Glaa  photographirte  Scala  ss',  helle  Striche 
mit  Ziffern  auf  dunklem  Grunde.  Die  von  einem  jeden  dieser  Striche 
ausgehenden  Strahlen  werden  durch  die  Linse  y  parallel  gemacht,  dann 
von  der  zweiten  Fläche  des  Priamaa  nach  dem  Objectiv  ß  des  Beob- 
achtnngsfernrohres  reEectirt  und  von  diesem  zu  einem  scharfen  Bilde 
in  der  Brennebene  vereint,  und  zwar  ao,  dass  sich  entsprechen  die 
Striche  s  der  Scala  und  s,  dea  Bildes  und  s'  der  Scala  und  s,'  des 
Bildes.  Daa  durch  daä  Ocular  blickende  Auge  sieht  also  eine  über  daa 
Spectram  gelagerte  helle  Scala.  Die  Lage  der  einzelnen  Theile  dea 
Spectrums  wird  nach  den  Scalentheilen,  auf  welche  aie  fallen,  bestimmt. 

Fremdea  Licht  wird  durch  eine  über  daa  Priama  gesetzte  Kappe 
aus  Pappe  mit  drei  OefFnungen  für  die  Fernrohre  abgehalten. 

Der  Apparat  muss  zunächst  eingestellt  und  die  Angaben  der 
Scala  auf  Wellenlängen  reducirt  werden. 

b)  Einstellung  des  Spectralapparatea. 
TTebung.     1)  Daa  Beobachtungafernrohr,  das  Collimator-  und  das 
Scalenfernrohr  müssen  auf  Unendlich  eingestellt  werden. 
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Man  schraubt  das  Beobachtungsfernrohr  B  aus  seiner  Fassung, 
stellt  das  Ocular  so,  dass  man  das  Fadenkreuz  scharf  sieht,  richtet  B 
bei  geöfifhetem  Fenster  nach  einem  entfernten  Gegenstande  (Blitz- 
ableiter) und  verstellt  das  Ocular  mit  dem  Fadenkreuz  gegenüber  dem 
Objectiv  so  lange,  bis  man  den  Gegenstand  scharf  sieht  (vergl.  auch 
S.  242).  Man  macht  nach  einmaliger  sorgfaltiger  Einstellung  auf  dem 
Rohr  B  eine  Marke,  welche  die  Einstellung  desselben  auf  Unendlich 
bezeichnet. 

2)  Man  schraubt  B  wieder  an,  nimmt  das  Prisma  P  fort,  stellt  vor 
den  Spalt  eine  Gasflamme  und  stellt  B  dem  Collimatorfernrohr  gerade 
gegenüber.  Hierauf  verstellt  man  den  Auszug  mit  dem  Spalt,  bis  man 
Spalt  und  Fadenkreuz  gleichzeitig  scharf  sieht,  oder  besser,  bis  bei 
einer  Verschiebung  des  Auges  vor  dem  Ocular  Fadenkreuz  und  Spalt- 
bild ihre  gegenseitige  Lage  nicht  ändern»  Dann  neigt  man  das  Beob- 
achtungsfemrohr durch  die  Schrauben  [i  und  r,  bis  die  Mitte  des 
Spaltes  (der  Draht)  mit  der  Mitte  des  Fadenkreuzes  des  Beobachtungs- 
fernrohres  zusammenfallt. 

3)  Man  setzt  das  Prisma  wieder  auf,  stellt  das  Beobachtungsfern- 
rohr auf  das  l^pectrum  ein,  dreht  das  Scalenfemrohr  zur  Seite  und 
verschiebt  die  Beleuchtungslampe  desselben,  bis  man  ihr  Bild  durch 
das  Ocularfemrohr  im  Prisma  reflectirt  sieht,  dann  dreht  man  das 
Scalenfemrohr  zwischen  Prisma  und  Lampe,  sofern  diese  nicht  mit  dem 
Scalenfemrohr  selbst  schon  von  vornherein  fest  verbunden  ist.  Man 
zieht  das  Eohr  mit  der  Scala  aus,  bis  die  Striche  scharf  erscheinen, 
und  senkt  oder  hebt  die  Scala  mit  der  Schraube  r  (Fig.  179),  bis  das 
Bild  in  der  Mitte  des  Spectrums  gelegen  ist.  Dann  dreht  man  den 
die  Scala  haltenden  Auszug  des  Scalenfernrohres  um  seine  horizontale 
Axe,  bis  die  Scala  horizontal  erscheint  und  ihre  Striche  bei  Beleuchtung 
des  Spaltes  mit  einer  Kochsalzflamme  der  gelben  Na-Linie  parallel  sind. 

4)  Man  macht  den  Spalt  so  breit,  dass  er,  mit  Natriumlicht  be- 
leuchtet, etwa  halb  so  breit  erscheint  wie  eiü  Scalentheil. 

5)  Eigentlich  müsste  noch  die  Kante  des  Prismas  parallel  zur 
Drehungsaxe  gestellt  werden  und  die  Axen  der  Beobachtungsfernrohre 
senkrecht  zu  derselben ;  dies  ist  indess  bei  den  Laboratoriumsapparaten 
bereits  vom  Mechaniker  durch  richtige  Stellung  des  Tisches  und  des 
Colli matorfemrohres  in  hinlänglich  genauer  Weise  ausgeführt. 

Die  anzustellenden  Versuche  zerfallen  in  drei  Gruppen:  erstens  in 
qualitative,  bestehend  in  einem  Kennenlernen  der  Spectra,  zweitens 
in  quantitative,  bestehend  in  dem  Aichen  des  Spectralapparates  und 
in  dem  Bestimmen  einiger  Wellenlängen  mittelst  der  geaichten  Scala, 
und  drittens  in  wirkliche  analytische  Uebungen. 
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5.  Aichen  der  Scala  und  Bestimmung  der  Wellenlänge 

der  Linien  des  Wasserstoffs. 

a)  Aicben  der  Scala. 

Man  bestimmt  die  Lage  der  Linien  der  zu  untersuchenden  Körper 
auf  der  Scala  und  ermittelt  dann  die  Wellenlängen  derselben.  Dies 
geschieht  z.  B.  durch  graphische  Interpolation  in  folgender  Weise. 

TJebung.  1)  Wir  nehmen  Coordinatenpapier  (Dimensionen  vergl. 
d.  Beisp.).  Die  Bezifferung  der  horizontalen  Abscissenaxe  entspricht 
den  Scalentheilen,  diejenige  der  yerticalen  Ordinatenaxe  den  in  Milliontel 
Millimetern  (ftft)  ausgedruckten  Wellenlängen  (A).  Die  letztere  Be- 
zifferung beginnt  an  der  Abscissenaxe  mit  X  =  400  und  reicht  bis 
circa  k  =  800. 

2)  Man  bringt  in  den  Bunsenbrenner  Chlomatrium,  dreht  das 
Scalenrohr,  bis  die  gelbe  Na -Linie  auf  50  steht  ^)  und  schraubt  das- 
selbe in  dieser  Stellung  fest;  dasselbe  hat  dann  stets  dieselbe  Lage 
gegenüber  dem  Prisma,  daher  bleiben  die  Coincidenzen  der  einzelnen 
Spectrallinien  mit  bestimmten  Scalentheilen  auch  bestehen,  wenn  man 
das  Beobachtungsfernrohr  dreht,  wovon  man  sich  leicht  überzeugt. 

Auf  der  dem  Punkte  50  der  Abscissenaxe  entsprechenden  Ordinate 
bezeichnen  wir  den  Punkt,  welcher  der  Wellenlänge  A  =  589  entspricht; 
dazu  suchen  wir  auf  der  Ordinatenaxe  den  Punkt  589  und  gehen  auf 
der  durch  ihn  gelegten  Horizontallinie  fort,  bis  wir  die  durch  den 
Punkt  50  gehende  Verticale  treffen. 

3)  Man  bringt  andere  Salze  (s.  folgende  Tabelle)  in  die  Flamme, 
welche  Linien  von  bekannter  Wellenlänge  liefern,  bestimmt  die  Lage  (a) 
derselben  auf  der  Scala  und  bezeichnet  auf  der  dem  Punkte  a  ent- 
sprechenden Ordinate  die  ihnen  zukommenden  Wellenlängen  A. 

Sind  die  Linien  relativ  schwach,^  so  nimmt  man  die  Lampe  vor 
der  Scala  fort  oder  schraubt  sie  nieder,  stellt  das  Fadenkreuz  auf  die 
Linie  ein,  beleuchtet  dann  wieder  und  liest  die  Lage  des  Fadenkreuzes 
ab,  seine  Lage  entspricht  genau  derjenigen  der  zu  messenden  Linie. 
Ferner  hält  man  Strahlen,  welche  nicht  gerade  beobachtet  werden, 
durch  Vorsetzen  geeigneter  absorbirender  Mittel  ab,  z.  B.  die  blauen 
durch  rothe  Gläser  bei  Untersuchungen  im  Eoth. 

Benutzt  werden  folgende  Substanzen  mit  den  Wellenlängen: 


^)  Bei  den  meisten  Spectralapparaten  ist  die  Scala  so  eingerichtet,  dass 
sie  nahe  der  von  Bunsen  und  Kirchhoff  benutzten  entspriclit,  wenn  die 
Na-Linie  auf  50  gelegt  wird.  Indess  kann  man  aucli  jeden  anderen  Sealen- 
theil zur  Ooincidenz  mit  der  Na-Linie  bringen,  nur  muss  die  Scala  so  liegen, 
dass  man  sie  in  allen  Theilen  des  Spectrums  benutzen  kann.  Die  Scalenlage 
ist  von  Zeit  zu  Zeit  mittelst  der  gelben  Na-Linie  zu  controliren. 
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4)  Durch  alle  erhaltenen  Punkte  legt  man  aus  freier  Hand  eine 
Curve.  Auf  dieser  Curve  bestimmt  man  die  Wellenlänge,  welche  einem 
Scalentheile  entspricht,  indem  man  die  ihm  zugehörige  Ordinate  auf- 
sucht. 

Beispiel:  Das  von  uns  benutzte  Coordinatenpapier  ist  250  mm  lang 
und  210  mm  bocb.  Die  Abscissenaxe  ist  in  90  Tbeile  getbeilt;  die  jedem 
fünften  entsprecbende  Linie  ist  stark  ausgezogen  und  trägt  der  Beibe  nacb 
die  Zablen  0,  10  ...  180.  Die  Ordinatenaxe  ist  in  80  Tbeile  getbeilt,  von 
denen  jeder  zweite  mit  Ziffern  verseben  ist  von  380 ,  390  .  .  .  780.  Die  den 
Tbeilen  400,  450,  500  .  .  .  entsprecbenden  Linien  sind  stärker  aasgezogen.  Bei 
unserem  Apparat  entsprecben  z.  B.  die  folgenden  Ablesungen  a  an  der  Scala 
den  oben  erwäbnten  einzelnen  Wellenlängen  X  in  fjifti  (millionstel  Millimeter). 

K„  Kß  Li^  Na  n  8r^ 

a       17  159  32  50  68  108 

X     768  405  671  589,3  535  461 

Nacb  diesen  Angaben  ist  die  Curve  gezeiebnet,  welche  auf  Tafel  I 
(8.291)  von  links  oben  nacb  recbts  unten  durcb  die  Punkte  K^,  Li^^  H^^  Na, 
n,  Hß,  Sr^,  In,  Kß  gebt. 

5)  Man  bestimmt  die  Grenzen  der  einzelnen  Farben  auf  der  Scala 
und  sucht  die  ihnen  entsprechenden  Wellenlängen.  Man  erhält  an- 
genähert die  S.  218  gegebenen  Zahlen. 

b)  Ermittelung   der  Wellenlänge   des  Wasserstoffspectrums 

aus  Ablesungen  an  der  Scala. 

Uebung.  1)  Die  Elektroden  einer  mit  Wasserstoff  gefüllten 
G  ei  SS  1er 'sehen  Köhre  werden  mit  den  Polen  eines  Inductoriums  ver- 
bunden. Von  den  Polen  einer  Batterie  von  zwei  bis  drei  Chromsäure- 
tauchelementen  oder  Accumulatoren  führen  Drähte  zu  den  Klemm- 
schrauben des  Commutators. 

2)  Man  schliesst  den  Strom  und  schlägt  eventuell  an  den  Neef- 
schen  Hammer,  wenn  dieser  nicht  von  selbst  schwingt,  der  Wasserstoff 
im  Bohre  leuchtet  roth.  (Die  zu  den  Elektroden  führenden  Drähte 
sind  bei  geschlossenem  Strome  nicht  zu  berühren,  da  man  sonst  elek- 
trische Schläge  erhält;  gleich  nach  der  Beobachtung  ist  der  Strom 
wieder  zu  öffnen.) 

3)  Man  stellt  die  G eis s  1er 'sehe  Bohre  so  vor  den  Spalt,  dass  sie 
diesem  parallel  steht  und  gleichzeitig  in  der  Bichtung  der  Axe  des 
Collimators  liegt ;  dazu  visirt  man  über  den  CoUimator  nach  der  Bohre 


^)  Die  Banden  dieses  Salzes  im  Rotb  und  Gelb  werden  nicbt  benutzt. 
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hin.  Man  sieht  im  Apparate  drei  Linien,  eine  rothe  a,  eine  blaugrüne  /3, 
eine  violette  y»  Ihre  in  der  für  schwache  Linien  angegebenen  Weise 
bestimmten  Lagen  seien  auf  der  Scala  Sa,  s^i,  Sy 

4)  Man  liest  die  s«,  Sß,  Sy  entsprechenden  Wellenlängen  an  der 
Curve  ab  (S.  284). 

Es  ist:  s^  =  33,5;  X  =  656^^.  Sß  =  92;  X  =  486^^.  Sy  =  128; 
X  =  434^^  (vgl.  Tafel  I,  4,  S.  291). 

6.    Emissionsspectra. 

I^inleitung.  Ehe  wir  zu  den  Beobachtungen  der  Spectra  selbst 
übergehen,  schicken  wir  einige  allgemeine  Bemerkungen  über  diejenigen 
Punkte  voraus,  die  bei  denselben  zu  beachten  sind. 

Man  unterscheidet  drei  Arten  von  Emissionsspectren. 

1.  Continuirliche  Spectra;  dieselben  erstrecken  sich  über 
einen  gewissen  Bereich,  ohne  in  einzelne  Linien  zu  zerfallen.  Dabei 
brauchen  sie  nicht  alle  Farben  zu  umfassen. 

2.  Banden-  oder  cannelirte  Spectra;  sie  zeigen  bei 
schwacher  Dispersion  breitere  helle  Theile  des  Spectrums,  die  sogen. 
Banden,  meist  mit  einer  scharfen  Begrenzung  an  der  einen,  mit  einer 
verwaschenen  an  der  anderen  Seite,  manchmal  sind  auch  beide  Seiten 
verwaschen,  z.  B.  bei  Strontium chlorid.  Bei  einseitiger,  scharfer 
Begrenzung  liegt  diese  bald  nach  dem  Infraroth,  bald  nach  dem  Ultra- 

' violett  hin.  Stärkere  Dispersion  zeigt  oft,  dass  die  Banden  aus  einer 
Eeihe  von  Linien  von  nahezu  gleicher  Intensität  bestehen,  die  nach 
dem  scharfen  helleren  Bande  immer  näher  zusammenrücken  und  dort 
nur  schwer  von  einander  getrennt  werden  können  (vergl.  das  Spectrum 
des  Bunsen' sehen  Brenners,  S.  289).  Indess  giebt  es  auch  Banden, 
die  keine  Auflösung  in  Linien  gestatten. 

3.  Linienspectra;  sie  bestehen  aus  einzelnen,  mehr  oder 
weniger  scharfen  Linien,  die  durch  dunkle  Zwischenräume  getrennt 
sind,  oder  sich  von  einem  schwach  erhellten  Hintergrunde  abheben. 

Rühren  die  Spectra  von  Bewegungen  her,  welche  von  den  Mole- 
cülen  resp.  den  Atomen  des  Körpers  ausgehen,  so  hängt  die  Natur  der 
Schwingungen  und  ihre  Intensität  von  dem  Bau  der  Molecüle  ab.  Wir 
schreiben  meist  die  Linienspectra  den  Schwingungen  der  einzelnen 
Atome,  die  Bandenspectra  denen  der  Molecüle  zu,  indess  treten  auch 
bei  Atomen  Bandenspectra  auf. 

Jeder  chemisch  definirte  Körper,  jede  Verbindung  hat  ihr  eigenes 
Spectrum,  ihr  Verbindungsspectrum.  Dieses  Spectrum  lässt  sich 
natürlich  nur  dann  beobachten ,  wenn  die  Verbindung  bei  derjenigen 
Temperatur,  bei  der  eine  Lichtemission  stattfindet,  noch  existirt,  resp. 
nicht  durch  chemische  Processe,  z.  B.  in  der  Flamme,  in  ihre  Atome 
zerlegt  wird  oder  irgend  welche  Umänderungen  erfährt. 
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Ein  Beispiel  für  Yerbindungsspectra  liefern  die  Verbindungen 
SrCl2,  SrBr2,  SrJ2,  welche  mit  dem  Fulgurator  in  einer  Wasserstoff- 
atmosphäre  und  in  der  Bunsen' sehen  Flamme  unter  Beimischung  von 
HCl,  HBr,  HJ  zu  den  Gasen  derselben  oder  bei  Abkühlung  derselben 
durch  Einbringen  von  Ammoniumacetat  neben  den  Salzen  erhalten 
werden.  Diese  Spectra  sind  unter  einander  verschieden,  es  sind  Yer- 
bindungsspectra. In  einer  gewöhnlichen  Bunsen 'sehen  Flamme 
erhitzt,  liefern  sie  stets  dasselbe  Spectrum,  das  von  Strontiumoxyd. 

Der  Charakter  der  Spectra  ändert  sich  mit  dem  Aggregatzustande. 
Feste  und  flüssige  Körper  haben  fast  stets  continuirliche  Emissions- 
spectra, Gase  haben  Banden-  oder  Linienspectra. 

Continuirliche  Spectra,  die  nur  einzehie  Theüe  des  Spectrums 
umfassen,  zeigen  die  festen  und  flüssigen  Körper,  wenn  sie  fluoresciren 
oder  phosphoresciren. 

a)  Emissionsspectra  im  Bunsen-  bezw.  Terquembrenner. 

Uebungen.  Die  Spectra  der  im  Folgenden  mit  ihren  Linien  etc. 
aufgeführten  Metalle  werden  im  Spectralapparat  betrachtet  und  mit 
der  Beschreibung  verglichen,  die  den  einzelnen  Linien  zukommenden 
Scalentheile  abgelesen  und  die  Spectra  gezeichnet.  Man  zieht  auf  dem 
Coordinateupapier,  in  welches  die  Curve  eingetragen  ist,  welche  die 
Abhängigkeit  von  Wellenlängen  und  Scalentheilen  darstellt,  eine  Eeihe 
von  starken  horizontalen  Linien  (bei  unserem  Papier  sind  die  bei  400, 
450  ...  stärker  ausgezogen)  und  theilt  so  die  ganze  Fläche  in  eine 
Keihe  von  Streifen,  von  denen  jeder  für  das  Spectrum  eines  Metalles 
bestimmt  ist.     Die  Einzeichnung  geschieht  in  zweierlei  Art. 

a)  Man  zeichnet  in  die  obere  Hälfte  des  Streifens  die  hellen  Linien 
mit  schwarzen  Strichen  da  ein,  wo  die  ihnen  entsprechenden  Scalen- 
theile liegen;  hellere  Linien  werden  sehr  schwarz  gezeichnet,  breite 
Banden  schraffirt  und  durch  die  Schraffirung  die  Helligkeitsvertheilung 
angedeutet. 

ß)  Man  stellt  die  Helligkeitsvertheilung  im  Spectrum  durch  eine 
€urve  dar.  Den  grösseren  Intensitäten  entsprechen  grössere  Ordinaten. 
Hierbei  erscheint  z.  B.  eine  schmale  Linie  als  eine  steil  ansteigende  Curve, 
die  ebenso  schnell  wieder  herabsinkt,  wie  sie  ansteigt.  —  In  dieser 
Weise  sind  einige  Spectra  in  die  Streifen  der  Tafel  I,  S.  291,  einge- 
zeichnet. Bei  dieser  Art  der  Darstellung  kann  man  die  Wellenlänge 
jeder  Linie  ermitteln :  Man  verlängert  die  durch  die  eingezeichneten 
Linien  gehenden  Verticalen,  bis  sie  die  Curve  Ka  Na . . .  -Kjj  schneiden, 
und   liest  in   der  oben  angegebenen  Weise  direet  die  Wellenlänge  ab. 

Die  hier  erwähnten  Metalle  werden  (Apparat  vergl.  S.  276)  als 
leicht  flüchtige  Chloride  in  die  Flamme  gebracht. 

1.  Natrium.  Sehr  helle  Linie  im  Gelb  (a)  A=  589,3  fifi.  Stär- 
kere Dispersion  löst   sie  in  eine  enge  Doppellinie    (D^   und  Dg   des 
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Sonnenspectnims  s.  w.  u.)  auf.  Bei  grossen  Dampfmengen  in  der 
Flamme  umgiebt  die  Linie  ein  heller  Schein  im  Gelb  und  Grün,  der 
sich  zu  beiden  Seiten  allmählich  in  dem  dunklen  Hintergrunde  Terliert. 
(Bei  höheren  Temperaturen  treten  zu  der  gelben  Doppellinie  noch 
andere  Doppellinien  im  Grün  etc.  S.  292  hinzu.)  —  Die  gelbe  Natrium- 
linie tritt  schon  auf,  wenn  Spuren  von  einem  Natriumsalze,  besonders 
von  NaCl  vorhanden  sind;  sie  zeigt  sich  daher  in  den  Spectren  aller 
Substanzen  neben  den  diesen  eigenthümlichen  Linien. 

2.  Kalium.  Breite  Linie  im  äussersten  Eoth  (a)  X  =  768fift, 
zweite  Linie  im  äussersten  Violett  (ß)  l  =  404ftfi.  Dieselbe  ist 
schwer  zu  sehen,  weil  das  Auge  für  das  äusserste  Violett  wenig 
empfindlich  ist.  Zur  Bestimmung  der  Lage  verfährt  man,  wie  oben 
für  schwache  Linien  (S.  284)  angegeben  ist.  Zwischen  beiden  Linien 
erscheint  bei  grösseren  Dampfmengen  ein  heller  Schein,  welcher  etwa 
im  Grün  sein  Maximum  hat  und  gegen  die  Enden  des  Spectrums  all- 
mählich schwächer  wird,  ohne  die  Linien  Ka  und  Kß  selbst  zu  erreichen. 

3.  Lithium.     Intensiv  rothe  Linie  A  =  671  fift. 

4.  Baryum  giebt  das  Bandenspectrum  des  Oxydes:  Vier  intensiv 
grüne  Banden,  'die  gegen  das  Roth  hin  scharf  begrenzt  sind  und  sich 
nach  dem  Violett  hin  allmählich  abschattiren.  Ausserdem  zeigt  sich 
eine  sehr  helle  blaue  Bande.  (Man  lasse  die  Salzperle  längere  Zeit  in 
der  Flamme.) 

5.  Strontium  giebt  im  Wesentlichen  ein  Bandenspectrum  mit 
hellen,  rothen  und  orangefarbenen  Banden,  die  nach  beiden  Seiten 
gleich  schnell  abfallen.  Dem  Metalle,  das  durch  Reduction  der  Ver- 
bindung entsteht,  gehört  nur  die  blaue  Linie  (ö)  mit  A  =  461  fta  an. 

6.  Calcium.  Eine  charakteristische  violette  Linie  A  =  422,7. 
Verwaschene  Banden  im  Gelbgrün  und  Grün,  darunter  besonders  eine 
sehr  helle,  welche  an  beiden  Seiten  verwaschen  ist. 

7.  Indium.  Intensiv  blaue  Linie  (a)  A=  451,1 /u/ii  und  eine 
weniger  helle  Linie  (ß)  mit  A  =  410,2|Lt|ii  fast  am  Ende  des  Spectrums. 
Durch  diese  beiden  Linien  wurde  das  Indium  entdeckt. 

8.  Thallium.  Sehr  helle,  scharfe,  grüne  Linie  A  =  535,1  fift. 
Durch  diese  Linie  wurde  das  Thallium  entdeckt. 

9.  Kupfer.  Sehr  charakteristisches  Bandenspectrum;  dasselbe  ist 
zu  betrachten  bei  weiterem  und  bei  sehr  engem  Spalte.  Bemerkens- 
werth  sind  die  Banden  im  Roth,  Grün,  besonders  aber  im  Blau  Paier 
ist  sehr  deutlich  zu  sehen,  dass  sie  gegen  das  violette  Ende  zu  scharf 
sind;  sie  sind  paarweise  angeordnet,  jedes  Paar  besteht  aus  einer 
helleren  breiteren  Bande  und  einer  brechbareren  schmäleren  („Rhyth- 
mus" in  der  Anordnung  der  Banden)]. 

10.  Blei.     Banden  im  Grün  und  Blau. 

11.  Mangan.  Zwei  helle,  grüne  Banden,  in  denen  bei  engem 
Spalte  die  ersten  von  den  Linien,  aus  denen  sie  zusammengesetzt  sind,. 
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hervortreten;    die    hellsten  liegen    an  den   dem  Violett    zugekehrten 
Enden;  nach  dem  Roth  hin  folgen  immer  schwächer  werdende  Linien. 

12,  Magnesium.     Verwaschene  Bande  im  Grün. 

13.  Das  Bandenspectrum  der  Eohle.  Man  stellt  den  Terquem- 
brenner  (Fig.  276)  so  vor  den  Spalt,  dass  bei  reichlichem  Luftzutritt 
der  untere  grüne  Theil  der  Flamme  vor  der  Mitte  des  Spaltes  steht. 
Man  sieht  das  „Swan-Spectrum'^,  ein  Bandenspectrum,  welches  früher 
Kohlenwasserstoffen  zugeschrieben  wurde,  welches  aber  wohl  dem 
Kohlenstoffe  selbst  zukommt.  Im  Roth  sieht  man  mehrere  schwache 
und  unbestimmt  begrenzte  Banden;  im  Grüngelb  beginnt  die  erste  der 
charakteristischen  Hauptbanden  mit  einer  scharfen  hellen  Linie  (unge- 
fähr bei  A  =  570fifi),  der  zahlreiche,  immer  schwächer  werdende 
Linien  in  sehr  nahe  gleichen  Abständen  folgen  [Spalt  eng!].  Jede 
Linie  ist  auf  der  brechbareren  Seite  von  einem  Lichtschein  begleitet, 
und  die  Linien  bilden  eine  nach  dem  Roth  hin  scharfe,  nach  dem 
Violett  hin  verwaschene  Bande.  Ebenso  ist  die  zweite,  eine  sehr  helle 
grüne  Bande,  zugesammengesetzt.  Gomplicirter  gebaut  ist  die  dritte 
blaue  Bande;  einzelne  Linien  sind  aber  auch  hier  noch  zu  sehen. 
Unmittelbar  auf  eine  schwächere  indigofarbene  Bande  folgt  nach  völlig 
dunklem  Zwischenraum  die  letzte  violette  Bande.  Im  Ultraviolett  reiht 
sich  an  diese  sichtbaren  Banden  eine  Reihe  ähnlich  gebauter  unsicht- 
barer Banden.  Dieses  Spectrum  zeigen  die  meisten  Kometen  und  eine 
Reihe  von  Fixsternen. 

b)  Emissionsspectra  der  Gase  und  Dämpfe  unter  dem 
Einflüsse  elektrischer   Entladungen. 

Die  Versuchsanordnung  ist  dieselbe  wie  beim  Wasserstoff  (S.  285). 

1.  Wasserstoff  giebt  eine  intensiv  rothe  Linie  (Ha,  A  =  656,3  fifi, 
die  C-Linie  des  Sonnenspectrums) ;  eine  grünblaue  (Hß,  k  =  486,1  fifi, 
die  JP-Linie  des  Sonnenspectrums);  eine  blaue  (Hy,  A  =  434,0,  eine 
Linie  in  der  Nähe  von  6r  des  Sonnenspectrums)  und  eine  nur  schwer 
zu  erkennende  violette  Linie  (Hs,  k -=  410,2  fifi,  h  des  Sonnenspec- 
trums). Ausserdem  treten  oft  rothe,  gelbe,  grüne  und  blaue  Linien 
und  Banden  auf,  welche  zum  grossen  Theil  von  Spuren  atmosphärischer 
Luft  herrühren,  zum  Theil  auch  einem  unter  gewissen  Bedingungen  in 
der  Entladungsröhre  erscheinenden  Bandenspectrum  des  Wasserstoffs 
angehören. 

2.  Stickstoff  giebt  ein  sehr  charakteristisches  Bandenspectrum. 
Im  Roth,  Orange  und  Gelb  zeigen  sich  etwa  gleich  weit  von  einander 
entfernte,  einander  sehr  ähnliche  Banden,  welche  nach  beiden  Seiten 
gleichmässig  an  Intensität  abnehmen.  Im  Blau  und  Violett  tritt  eine 
Reihe  von  hellen  Banden  auf,  die  alle  ihre  scharfe  Seite  dem  rothen 
Ende  des  Spectrums  zuwenden.  AUe  diese  Banden  lösen  sich  bei 
stärkerer  Dispersion  in  einzelne,  ziemlich  breite  Linien  auf. 

Wiedemann-Ebert,  Praktikum.  29 
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Man  stellt  die  Röhre  so  auf,  dass  die  eine  Elektrode  vor  dem 
Spalte  steht,  und  macht  dieselbe  durch  Umlegen  des  Commutators  bald 
zur  positiven  Elektrode  (Anode),  bald  zur  negativen  (Kathode).  Auf 
der  äussersten  Spitze  der  Anode  sitzt  ein  blassröthliches  Lichtbüschel 
auf;  das  Spectrum  desselben  besteht  aus  denselben  Banden,  die  auch 
im  Lichte  des  Eohres  auftreten,  wenn  auch  mit  etwas  anderer  Hellig- 
keitsvertheilung.  Die  Kathode  ist  ihrer  ganzen  Länge  nach  in  einen 
violetten  Lichtmantel  gehüllt,  das  sogen.  „Glimmlicht^.  .Das  Spectrum 
des  Glimmlichtes  zeigt  vor  Allem  eine  gelbgrüne,  eine  grüne  und  neben 
anderen  schwächeren  eine  intensiv  blaue  Bande,  die  alle  drei  nach 
dem  Roth  zu  scharf  begrenzt  sind.  Ist  das  Rohr  sehr  weit  ausgepumpt, 
so  leuchtet  die  der  Kathode  benachbarte  Glaswand  mit  grünlichem 
Fluorescenzlicht. 

Bei  sehr  starken  Entladungen,  z.B.  bei  Einschaltung  vonLeydener 
Flaschen,  verwandelt  sich  das  Bandenspectrum  des  Stickstofifs  in  ein 
Linienspectrum. 

3.  Sauerstoff  zeigt  zwei  intensiv  rothe  Linien  und  mehrere 
schwächere  Banden  im  Grün  und  Blau. 

4.  Kohlensäure  zeigt  schwächere  Banden  im  Roth  und  Orange, 
zwei  sehr  helle  im  Grün  und  mehrere  im  Grünblau  und  Blau,  sämmt- 
lieh  nach  dem  Roth  hin  scharf  begrenzt. 

5.  Quecksilber.  (Das  Entladungsrohr  ist  etwas  zu  erwärmen!) 
Die  Hauptlinie  ist  eine  grüne  (a)  A  =  546  fift.  Im  Gelb  ist  eine  Linie 
(/3)  A  =  579  zu  sehen  (etwas  brechbarer  als  die  meist  zugleich  auftretende 
Natriumlinie,  die  von  dem  Natrium  im  Glase  herrührt),  welche  bei 
engem  Spalte  als  Doppellinie  erscheint.  Einen  ähnlichen  Anblick 
würde  die  gelbe  Natriumlinie  bei  grösserer  Dispersion  gewähren 
(s.  o.  S.  287).    Weiter  ist  eine  violette  Linie  (y)  X  =  576,9  vorhanden. 

6.  Die  Haloidverbindungen  des  Quecksilbers  (Tafel  I, 
a.  S.  291)  HgCl2,  HgBr2,  HgJ2.  Man  verwendet  dieselben  in  etwa 
1,4  cm  weiten  und  15  cm  langen,  evacuirten  Spectralröhren  ohne  capil- 
laren  Theil,  welche  einige  Körner  der  betreffenden  Substanzen  HgCl2, 
HgBrg  und  HgJ2  enthalten. 

TJebung.  1)  Man  bringt  die  Röhren  vor  den  Spalt,  erwärmt  sie 
und  schickt  die  Entladungen  durch.  Sie  zeigen  Spectra  mit  sehr 
charakteristischen  Banden. 

2)  Man  bestimmt  die  Wellenlängen  der  scharfen  Ränder  der 
Banden. 

Das  Chlorid  zeigt  eine  grüne  Bande  (Rand  ca.  k  =  564fifi);  das 
Bromid  eine  grünblaue  (Rand  l  =  503|Lt|Lt);  das  Jodid  eine  indigo* 
farbene  (Rand  A  =  445  ftfi).  Der  Wellenlängenunterschied  ist  etwa 
HgCla  —  HgBra  =  69(1(1.     HgBrj  —  HgJj  =  60  (i(i. 

Wie  die  Moleculargewichte  der  drei  Verbindungen  sich  um  einen 
nahezu  constanten  Betrag  unterscheiden,  so  auch  die  Wellenlängen 
dieser  Banden. 


c)  Funkenspectra  von  Salzlöaungen, 

Uebung  1.     1)  In  einen  Falgnrator  (Fig.  175)  wird  eine  concen- 
trirte  Lösung  von  Chlormagnesium  gebracht  und  so  Tor  den  sehr 


engen  Spalt  gestellt,  dasfl  die  Strecke  zwischen  den  Platinspitzen  in 
der  Mitte  desselben  steht. 

2)  Beim  Durchgang  der  Entladungen  sieht  man  die  hellen  Linien 
des  MaguesiumspectrumB,  welches  besondere  dnrcb  drei  dicht  bei 
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einander  stehende  Linien  im  Grün  ausgezeichnet  ist.  Solche  Linien* 
tripel  wiederholen  sich  mehrfach  im  violetten  Theile  des  Magnesium- 
spectrams. 

Uebung  2.  Die  gleiche  Uebung  wird  mit  einem  zweiten  Fulgu- 
rator  angestellt,  der  eine  concentrirte  Chlornatriumlösung  enthält. 
Man  sieht  je  eine  enge  Doppellinie  im  Gelb,  Grün  und  Blau.  In  den 
ultravioletten  Theilen  des  Spectrums  wiederholen  sich  solche  Linien- 
paare noch  mehrere  Male. 

Das  Katriumspectrum  ist  also  durch  das  Auftreten  von  Linien- 
paaren ausgezeichnet,  das  Magnesiumspectrum  durch  LinientripeL 
Diese  mehrfachen  Wiederholungen  von  regelmässigen  Liniengruppen 
deuten  auf  gewisse  Eegelmässigkeiten  in  der  Schwingungsweise  der 
das  Licht  aussendenden  Molecüle  oder  Atome,  auf  „harmonische 
Schwingungen". 

d)  Funkenspectra  der  festen  Metalle;  lange  und  kurze  Linien. 

Uebung.  1)  Die  Seite  278  unter  5.  beschriebene  Vorrichtung  H 
wird  mit  ihrem  Fusse  Q  in  ein  Stativ  so  festgeklemmt,  dass  die 
Spitzen  E  und  E!  horizontal  in  der  Mitte  des  Spaltes  stehen. 

2)  Man  hält  auf  die  Spaltplatte  des  Spectralapparates  ein  Blatt 
weissen  Papiers,  lässt  die  Funken  überspringen  und  entwirft  auf  dem 
Papier  mit  einer  Linse  ein  Bild  des  Funkens. 

In  dem  Bilde  entsprechen  die  mittleren  hellsten  Theile  dem  In- 
neren der  Funkenbahn.  Der  schwächer  leuchtende  Hof  entspricht  der 
kälteren  und  dampfarmeren  Hülle  des  Funkens. 

3)  Man  sieht  im  Spectroskop  die  Linien  des  Metalles.  Sie  sind 
fast  durchgängig  in  der  Mitte  breiter  und  spitzen  sich  nach  beiden 
Enden  hin  zu.  Dabei  sind  nicht  alle  gleich  lang.  Den  langen 
Linien  entsprechen  diejenigen  Strahlen,  welche  von  dem  leuchtenden 
Metalldampfe  auch  noch  bei  geringeren  Dampfmengen  und  schon  bei 
niedrigeren  Temperaturen,  daher  auch  in  der  Hülle  der  Funkenbahn 
in  merklichem  Grade,  ausgesendet  werden;  es  sind  die  Hauptlinien 
desMetaUes.  Die  den  kurzen  Linien  entsprechenden  Strahlen  werden 
bei  hoher  Temperatur,  grosser  Dampfmenge  etc.  ausgesendet. 

4)  Untersucht  werden:  Zn,  Cd,  Fe,  Cu,  Pb,  Sn,  Pt,  Ag  und  die 
auftretenden  Linien  in  die  Curventafel  eingezeichnet.  Die  allen  Spectren 
gemeinsamen  Linien  rühren  von  der  Luft  her. 

e)  Die  ultravioletten  Spectra. 

Uebung.  1)  In  den  Halter  IT,  Fig.  176  (S.  278)  werden  Cadmium- 
spitzen  EU  eingesetzt.  Dieselben  werden  vertical  vor  dem  Ringe  R^ 
Fig.  182,  aufgestellt,  der  sich  in  der  Axe  der  Quarzlinse  LL  be- 
findet. 
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2)  Man  stellt  hinter  die  QuarzlinBe  XX  ein  Quarzprisma,  fängt 
wie  anf  S.  279  das  Speotram  auf  der  Cranglasptatte  XJÜ  auf  nnd 
stellt  das  Prisma  auf  das  Minimnm  der  Ablenkung.  Schirme  halten 
das  störende  Nebenlicht  ah. 

3)  Man  flingt  die  nach  dem  Roth  hin  liegende  Hälfte  des  Spec- 
trums durch  einen  Papierstreifen  ab.  Auf  der  (Jranglasplatte  erscheint 
eine  ganze  Reihe  von  Linien,  welche  ausserhalb  des  auf  dem  Papier- 
streifen sichtbaren  Spectrnms  liegen:  ultraviolettes  Spectrum. 

Die  ultravioletten  Strahlen  rufen  an  den  Stellen  des  Uranglasea, 
die  sie  treffen,  Flnorescenz  hervor  und  machen  dieselben  dadurch 
gewissermaassen  selbstleuchtend. 

Das  ultraviolette    Spectsmm   des   Cadminms    ist    besonders    aus- 
gezeichnet durch  vier  etwa  gleich  weit  von  einander  abstehende  Linien, 
Fig.  182.  ganz  am  Ende  des  Speo- 

tmms,  X  =  214,  219, 
227  und  231fifi.;  ferner 
tritt  ein  intensives  Li- 
nienpaar näher  dem 
Violett  auf  (A  =  347 
und  340fift). 

4)  Die  Üebung  wird 
wiederholt  mit  einem 
zur  Hälfte  mit  einer 
Wsung  von  schwefel- 
saurem Chinin  und  et- 
was Gummi  arabicum 
bestrichenen  Schirm,  femer  unter  Anwendung  der  oben  bei  4.  genannten 
Metalle. 

5)  Man  ersetzt  die  Cadmium spitzen  z.  B.  durch  solche  aus  Zink, 
und  erhält  auf  der  Uranglasplatte  ein  ultraviolettes  Spectnun,  in  dem 
besonders  die  drei  äussersten  Linien,  A  =  210,  206  (eine  enge  Doppel- 
linie) und  202  ^^,  auffallen. 

G)  Man  hält  vor  X  eine  dicke  Glasplatte:  die  äussersten  ultra- 
violetten Linien  verschwinden.  Das  Glas  absorhirt  das  änsserste  Ultra- 
violett Deshalb  bestehen  die  optischen  Theile  des  Apparates  aas 
Quarz. 

7)  An  Stelle  des  Chininschinnes  wird  eine  mit  Balmain'scher 
Leuchtfarbe  bestrichene  Papptafel  gesetzt:  Die  vom  Licht  getroffenen 
Stellen  leuchten  in  bläulichem  Lichte.  Nimmt  man  den  Schirm  fort, 
so  leuchten  die  erregten  Theile  eine  Zeit  lang  nach;  diese  Erscheinung 
nennt  man  Fhosphorescenz. 

Bemerkung.  Alle  diejenigen  Leuchtprocesse ,  bei  denen  eine 
Lichtentwickelung  stattfindet,  die  grösser  ist  als  diejenige,  welche  der 
Temperatur  der  leuchtenden  Theile  entspricht,  fasst  man  unter  der 
gemeinsamen   Bezeichnung    „Luminescenzerecheinungen"    ssn- 
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sammexi.  Dahin  gehören  die  Erscheinungen  der  Fluorescenz  und  Phos- 
phorescenz,  bei  denen  der  leuchtende  Körper  sich  nicht  merklich 
erwärmt,  ebenso  die  Lichtentwickelungen  bei  langsamen  Oxydations- 
processen. 

f)  Verwendung  der  Emissionsspectra  zur  Analyse. 

Einleitung.  Verschiedene  Körper  geben  verschiedene  Spectra» 
Dass  dies  der  Fall  ist,  lässt  sich  schon  daraus  schliessen,  dass  viele 
Substanzen,  in  die  Flamme  gebracht,  dieselbe  färben:  Lithium  roth» 
Natrium  gelb,  Kupfer  grün  etc.  Lässt  sich  schon  die  Flammenfärbung 
als  solche  zur  Erkennung  gewisser  Stoffe  verwenden,  so  ist  dies  in 
noch  weit  höherem  Grade  mit  den  Spectren  der  Fall.  Schon  die  ersten 
Erforscher  dieses  Gebietes,  Bunsen  und  Kirchhoff,  haben  mittelst 
der  Spectra  Körper  analysirt,  und  aus  dem  Auftreten  von  Linien  im 
Spectrum  auf  das  Vorhandensein  bestimmter  Elemente  geschlossen. 

Besonders  geeignet  ist  die  Spectralanalyse  zur  Auffindung  der 
Metalle  der  Alkali-  und  Erdalkaligruppe,  sowie  einiger  weniger  anderer; 
die  meisten  Metalle  geben  so  viele  Linien,  dass  sie  schwierig  zu  identi- 
ficiren  sind.     Mit  dem  Spectralapparat  lassen  sich  noch  erkennen  von 

Na  0,063  mgri)  .  Cs  0,046  mgr         Kb  0,038  mgr 
Li    0,069    „  Sr  0A6    „  K    0,0.21     „ 

Ca  0,04!     „  Tl  0,042    „  Ba  0,0-2 1     „ 

Treten  in  einem  Spectrum  eines  Körpers  Linien  auf,  die  noch  bei 
keinem  bekanntexi  Elemente  aufgefunden  worden  sind,  so  liegt  dieVer- 
muthung  nahe,  dass  in  dem  Körper  ein  neues  Element  enthalten  ist. 
Der  Gang  der  Gewinnung  des  betreffenden  Elementes  lässt  sich  durch 
die  Spectralanalyse  controliren;  man  fallt  etwa  aus  der  Lösung  des  zu 
behandelnden  Körpers  durch  ein  Reagens  einen  Niederschlag.  Das 
Spectroskop  lässt,  wenn  man  die  eingedampfte  Lösung  und  den  Nieder- 
schlag auf  ihr  Emissionsspectrum  untersucht,  erkennen,  in  welchem 
von  beiden  der  neue  Körper  vollständig  oder  doch  überwiegend  ent- 
halten ist. 

Auf  diese  Weise  sind  entdeckt  worden:  Cäsium  und  Eubidium 
von  Bunsen  und  Kirchhoff,  Thallium  von  Crookes  und  Lamy, 
Indium  von  Reich  und  Richter,  Gallium  von  Lecoq  de  Bois- 
b  a  u  d  r  a  n. 

Uebung  1«  Der  Praktikant  erhält  ein  Gemisch  von  ihm  unbe- 
kannter Zusammensetzung  der  Chloride  solcher  Metalle,  welche  im 
Bunsenbrenner  ein  charakteristisches  Spectrum  liefern  (vergl.  S.  287) 
Er  ermittelt  aus  den  auftretenden  Linien  durch  Vergleichung  mit  den 


1)  Wir  setzen  Ofi^S  =  0,0000003. 
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Ton  ihm  gemachten  Aufzeichnungen  der  Metalllinien,  welche  Metalle 
das  Gemisch  enthält. 

XJebung  2.  Verwendung  des  Yergleichsprismas.  Um  zu 
constatiren,  ob  eine  Linie  einem  bekannten  Element  zukommt  oder 
nicht,  verwendet  man  das  Yergleichsprisma. 

1)  Man  stellt  vor  die  Fläche  a  des  Yergleichsprismas  (S.  282)  und 
direct  vor  den  Spalt  je  eine  Lampe,  etwa  zwei  Gaslampen.  Man  sieht 
zwei  Spectren,  die  durch  einen  dunklen  Strich  getrennt  sind.  Man  hält 
abwechselnd  ein  Blatt  Papier  vor  die  obere  Spalthälfte  und  vor  die 
Fläche  a  und  sieht,  dass  der  oberen  Hälfte  das  untere  Spectrum  und 
umgekehrt  entspricht. 

2)  Man  stellt  vor  beide  Spalthälften  Bunsenbrenner  mit  Chlor- 
natrium: die  gelben  Linien  liegen  genau  in  der  gegenseitigen  Yer- 
längerung. 

3)  Prüfung,  ob  in  einer  rothen  Flamme  neben  Strontium 
noch  Lithium  vorhanden  ist  oder  nicht.  Man  bringt  die  zu 
untersuchende  Substanz  in  die  Flamme  vot  den  Spalt,  während  vor 
dem  Yergleichsprima  eine  Flamme  mit  Chlorlithium  steht. 

Liegt  eine  der  rothen  Linien  in  der  Fortsetzung  der  rothen 
Lithiumlinie,  so  ist  Lithium  vorhanden,  sonst  nicht. 

7.    Absorptionsspectra. 

Einleitung.  Wie  die  Emissionsspectra  für  die  einzelnen 
Körper  charakteristisch  sind,  so  auch  ihre  Absorptionsspectra.  Die 
Molecüle  eines  Körpers  vermögen  nur  Schwingungen  zu  absorbiren,  die 
mit  denen  in  naher  Beziehung  stehen,  welche  sie  selbst  oder  die  in 
ihnen  enthaltenen  Atomcomplexe  ausführen.  Die  Beobachtung  der  Ab- 
sorptionsspectra liefert  daher  bei  allen  Körpern,  die  nicht  so  weit 
erhitzt  werden  können,  dass  sie  Emissionsspectra  liefern,  eine  wichtige 
Ergänzung  der  letzteren. 

Für  die  praktische  Verwendung  der  Farbstoffe  sind  Untersuchungen 
von  Bedeutung,  welche  ersehen  lassen,  in  welcher  Weise  sich  die  Ab- 
sorption ändert,  wenn  man  in  einer  gegebenen  Erbenden  Verbindung 
ein  Element,  etwa  den  Wasserstoff,  durch  andere  Elemente  oder  Atom- 
gruppen ersetzt. 

a)   Untersuchung  und  Aufzeichnung  der  wichtigsten 

Absorptionsspectra. 

Gebraucht  wird:  Geförbte  Streifen  von  Filtrirpapier ;  Spectroskop  mit 
gerader  DurclisicM;  Gestelle  mit  Äbsorptionsröbren ,  welche  die  unten  er- 
wähnten Präparate  enthalten;  farbige  Gläser;  Uran-  und  Didymglas;  Gas« 
iampe  mit  Bandbrenner;  Spectralapparat  nach  Bansen  und  Eirchhoff» 
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mit  einem  Träger  für  die  Absorptionsröhren ,  Wassertrog  und  Pappschirm; 
Beissbrett  und  Carventafel. 

Bei  der  Untersuchung  der  Absorptionsspectra  wird  das  Licht  unter- 
sucht, welches  Schichten  des  betreffenden  Körpers  durchsetzt  hat. 

I.    Die  dabei  yerwandten  Methoden  sind  im  Wesentlichen  zwei: 

1.  Man  stellt  in  den  Weg  der  von  einer  weissen  Lichtquelle 
kommenden  und  auf  den  Spalt  eines  Spectralapparates  fallenden  Licht- 
strahlen Schichten  der  absorbirenden  Substanz.  —  Ist  sie  fest,  so  ver- 
wendet man  Platten  derselben,  ist  sie  flüssig  oder  gasförmig,  so  bringt 
man  sie  in  planparallele  Glaströge  oder  in  Glasröhren  (wir  haben  die 
Glasröhren  mit  den  Substanzen  zugeschmolzen). 

Nach  dieser  Methode  werden  die  unter  Üebung  angegebenen  Ver- 
suche, falls  nichts  Besonderes  bemerkt  ist,  durchgeführt. 

2.  Man  untersucht  das  diffus  von  gefärbten  Pulvern  reflectirte 
Licht.  Dieses  enthält  einmal  an  der  äussersten  Oberfläche  der  einzelnen 
Körnchen  diffus  reflectirtes  weisses  Licht,  femer  aber  Licht,  das  in  die 
Körnchen  eingedrungen  und  an  ihrer  Rückwand  zurückgeworfen  ist, 
und  das  dann  nach  zweimaligem  Durchlaufen  derselben  wieder  in  die 
Luft  austritt.  Derselbe  Vorgang  kann  sich  auch  mehrfach  wiederholen. 
In  den  Körnchen  werden  die  von  ihilen  absorbirbaren  Strahlen  zurück- 
gehalten, die  anderen  treten  wieder  aus  und  bedingen  die  Körperfarben. 
Färben  wir  mit  Farbstoffen  Zeug  oder  Papier,  so  rührt  deren  Farbe 
von  dem  Licht  her,  das  an  der  Grenze  zwischen  dem  Träger  des  Farb- 
stoffes und  dem  letzteren  reflectirt  nach  zwei- oder  mehrmaligem  Durch- 
laufen desselben  in  das  Auge  gelangt,   also  nicht  absorbirt  worden  ist. 

Uebung.  1)  Man  stellt  Tröge  oder  Röhren  mit  den  unter  „Bei- 
spiele" aufgeführten  Substanzen  vor  den  Spalt,  letztere  so,  dass  die 
in  Folge  ihrer  cylindrischen  Gestalt  entstehende  Brennlinie  auf  den- 
selben fallt. 

2)  Man  bestimmt  für  die  unten  angeführten  Substanzen  mit  der 
Scala  die  Lagen  der  dunklen  Stellen,  der  Absorptionsstreifen. 

3)  Man  zeichnet  dieselben  in  die  Curventafel  in  ähnlicher  Weise 
ein,  wie  die  Emissionsspectra ,  und  giebt  die  Helligkeitsvertheilung  in 
jedem  einzelnen  Streifen  wieder:  1.  durch  Schattirung,  oder  2.  durch 
Curven,  deren  höchste  Stelle  der  stärksten  Absorption  entspricht,  so 
sind  die  Curven  auf  Tafel  II,  S.  297  gezeichnet;  die  Curve  Ä«,  Li..,K^ 
ist  die  S.  284  und  287  erwähnte. 

IL  Beschreibung  einiger  Absorptionsspectra.  Die  Ab- 
sorptionsspectra kann  man  in  vier  Typen  eintheilen. 

1.  Typus:  Einseitige  Absorption.  Eine  Hälfte  des  Spectrums, 
gewöhnlich  die  blaue,  wird  vollständig  absorbirt.  Die  Grenze  der  Ab- 
sorption rückt  mit  steigender  Goncentration  stetig  vor. 

Beispiele:  Eisencblorid ;  Kaliumbichromat ;  Pikrinsäure  (Tafel n, Nr.  2) 
(sie  lassen  Both,  Gelb  und  etwas  Grün  durch  und  absorbiren  das  blaue  Ende) ; 
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Kupfersulfat;  schwefelsaures  Kupferoxyd-Ammoniak,  hergestellt  durch  Zusatz 
von  NHs  zu  einer  Kupfersulfatlösung,  bis  der  Niederschlag  gelöst  ist  (Taf.  II, 
Nr.  1)  (lässt  Blau  durch,  absorbirt  Both,  Gelb  und  Grän  ganz  oder  zum  Theil). 

2.  Typus:  Zweiseitige  Absorption.     Die  beiden  Enden  des 

Spectrums  werden  absorbirt,  die  mittleren  Theile  werden  durchgelassen. 

Beispiele:  Kupferchlorid  [concentrirtere,  wässerige  Lösungen  absorbiren 
alle  Strahlen  bis  zum  Grün  und  auf  der  anderen  Seite  vom  Grünblau  an ;  die 
Lösung  erscheint  grün  (vergl.  auch  S.  299)];  Nickelchlorid;  Kupferacetat. 

3.  Typus:  Bandenspectra.  Bei  diesen  treten  innerhalb  des 
sichtbaren  Spectrums  mehr  oder  weniger  breite,  an  den  Bändern  ver- 
waschene Banden  oder  dunkle  Felder  („Schatten")  auf.  Nicht  selten 
gesellt  sich  dazu  eine  einseitige  oder  zweiseitige  Absorption  der  Enden 
des  Spectrums.  Die  oben  als  einseitige  und  zweiseitige  Absorption  be- 
schriebene Erscheinung  ist  in  vielen  Fällen  ein  Bandenspectrum,  bei  dem 
der  eine  Band  einer  Bande  im  ultravioletten  oder  infrarothen  Spectrum 
liegt  und  nur  der  andere  im  sichtbaren  Spectrum. 

Beispiel:  Verdünnter Bothwein ;  Kobaltchlorid  (Tafel  11,  Nr.  4);  rothe 
und  blaue  Gläser.  Hierher  gehören  auch  die  beim  Joddampf  zu  beobachtenden 
Erscheinungen  (s.  unter  4). 

4.  Typus:  Linienspectra.  Das  Spectrum  ist  durchzogen  von 
einzelnen  dunklen  Absorptionslinien.  Linienabsorptionsspectra  zeigen 
besonders  die  Gase  und  Dämpfe. 

Beispiel:  Kaliumchromozalat.  Man  stellt  in  einem  Beagirglase  eine 
nicht  zu  verdünnte  Lösimg  desselben  kalt  her  und  hält  sie  vor  den  Spalt :  Das 
Spectrum  zeigt  im  Gelb  eine  verwaschene  breite  Bande  (Typus  3),  im  Both 
eine  dunkle  scharfe  Linie  (Typus  4)  (Tafel  II,  Nr.  6).  Das  Spectrum  stellt 
also  einen  Uebergang  vom  3.  zum  4.  T3rpas  dar. 

Man  erwärmt  ein  etwas  Jod  enthaltendes,  zugeschmolzenes  Beagirgla» 
und  sieht  im  Grün  drei  dunklere  Absorptionsbanden,  die  bei  viel  Dampf  zu 
einem  tiefen  Schatten  zusammenfliessen ;  beim  allmählichen  Erkalten  erkennt 
man  in  den  Banden,  sowie  im  ganzen  Gelb  bis  tief  ins  Both  hinein  bei  engem 
Spalt  eine  grosse  Zahl  feiner,  scharfer,  von  einander  nahe  gleich  weit  ab- 
stehender Linien. 

Untersalpetersäure  (NO2),  welche  in  eine  Bohre  eingeschmolzen  ist, 
zeigt  dunkle  Linien  vor  Allem  im  Grün  und  Blau;  beim  Erhitzen  mit  einem 
Bunsenbrenner  werden  dieselben  dunkler  und  zahlreicher.  Es  beruht  dies 
auf  einer  Dissociatiouserscheinung ;  bei  sehr  niedrigen  Temperaturen  hat  der 
Körper  die  Zusammensetzung  (N02)2.  (N02)2  ist  ungefärbt;  beim  Erwärmen 
zerfällt  1  Mol.  (N02)2  in  je  2  Mol.  NO2,  die  gefärbt  sind.  Je  höher  die 
Temperatur,  um  so  mehr  Molecüle  (N02)2  sind  in  Molecüle  NO2  zerfallen, 
um  so  dunkler  ist  die  Farbe.  Natürlich  erreicht  die  Dunkelheit  der  Streifen 
eine  Grenze,  sobald  alle  Molecüle  (N02)2  in  NO2  zerfallen  sind. 

Zu  dieser  Classe  vonSpectren  gehört  auch  das  Sonne nspectrum. 

Auch  einige  Salze  zeigen  ein  Linienabsorptionsspectrum. 

Beispiel:  Didym  in  Didymglas.  Die  Linien  sind  einander  immer  paar- 
weise zugeordnet.  —  Da  das  Helligkeitsverhältniss  der  Linien  bei  Didym- 
verbindungen  je  nach  den  Fundorten  ein  wechselndes  ist,  so  muss  das  Didym 
verschiedene  Substanzen  enthalten.  Man  hat  in  der  That  aus  demselben 
eine  Beihe  neuer  Elemente  (Neodidym,  Praseodidym  etc.)  gewonnen,  nach 
analogen  Principien,  wie   sie  bei   der  Emissionsspectralanalyse   (S.  294)  be- 
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sproclien  wurden,  nur  dasB  hier  die  AbBorptionsspectra  die  nöthigen  Anhalts- 
punkte für  die  zur  Beindarstellung  der  einzelnen  Bestandtheile  dienenden 
Processe  geben. 

b)  Einfluss  von  Temperatur,  Schichtdicke  u.  s.  w.  auf  die 

Absorptionsspectra. 

Gebraucht  wird:  Keilförmiges  Hohlprisma;  Blätter  von  Mentha 
(Pfefferminzthee) ;  Alkohol  undAether.  Jodblei  und  Chromgelb,  Quecksilber- 
Jodid  und  Kupferjodid-Quecksilberjodid.  Wässerige  und  alkoholische  Safra- 
ninlösung;  wässerige  Kupferchloridlösung  (verdünnt  und  concentrirt) ;  Jod  in 
Alkohol  und  in  Schwefelkohlenstoff  gelöst ;  Kobaltchloridlösung  mit  und  ohne 
Zusatz  von  Kochsalz;  Beagensgläser. 

Die  unter  „Beispiele^  beschriebenen  Versuche  sind  als  Uebung 

auszuführen. 

I.  Einfluss  der  Schichtdicke.  Je  dicker  die  absorbirende 
Schicht  ist,  um  so  dunkler  und  breiter  sind  die  Absorptionsstreifen. 
Bei  sehr  dicken  Schichten  können  mehrere  Absorptionsstreifen  zu  einem 
einzigen  zusammenfliessen.  Dem  entsprechend  ändert  sich  in  manchen 
Fällen  die  Farbe  der  Lösung. 

Beispiel:  l)  Man  eztrahirt  durch  Uebergiessen  von  Blättern  von 
Mentha  (Pfefferminzthee)  mit  Alkohol  oder  Aether  den  grünen  Pflanzenfarb- 
stoff, das  Chlorophyll. 

2)  Man  füllt  mit  dem  Aufguss  eine  keilförmige  Glasflasche,  welche  man 
vor  dem  Spalt  vorüberführt,  und  verfolgt  die  Aenderung  des  Absorptions- 
spectrums, wenn  man  von  dünneren  Schichten  allmählich  zu  inmier  dickeren 
übergeht.  Bei  dünnen  Schichten  und  nicht  zu  starken  Concentrationen  zeigt 
der  alkoholische  Aufg^s  nahe  bei  einander  fünf  getrennte  Absorptionsstreifen 
im  Gelb,  Grün  und  Grünblau. 

n.  Einfluss  der  Goncentration.  Bei  zunehmender  Concen- 
tration  verbreitern  sich  die  Absorptionsbanden  gerade  wie  bei  zu- 
nehmender Schichtdicke  und  werden  dunkler.  Dabei  können  unter 
Umständen  mehrere  derselben  zu  einer  einzigen  dunklen  Bande  ver- 
schmelzen, so  dass  dadurch  der  Charakter  des  Spectrums  verändert 
erscheint.  [Vorausgesetzt  ist,  dass  bei  Goncentrationsänderungen 
nicht  auch  chemische  Veränderungen  eintreten  (vergleiche  das  zweite 
Beispiel).] 

'Beispiel:  Kaliumpermanganat  (vergl.  Taf.  II,  Nr.  5a  und  5b)  zeigt 
in  concentrirten  Lösungen  einen  dunkeln,  vom  Gelb  bis  in  das  Blau  gehenden 
Schatten;  in  verdünnten  Lösungen  löst  sich  derselbe  in  eine  Reihe  sehr  nahe 
gleich  weit  von  einander  abstehende  Banden  im  Grün  auf. 

Eine  verdünnte  wässerige  Lösung  von  Kupferchlorid  zeigt  eine  blaue 
Färbung;  im  Absorptionsspectrum  fehlen  die  äussersten  rothen  und  violetten 
Theile.  Concentrirte  Lösungen  zeigen  eine  intensiv  grüne  Farbe,  das  durch- 
gelassene Licht  besteht  nur  noch  aus  Grün  und  etwas  Blau.  Hier  gesellt 
sich  zu  dem  Einflüsse  der  Goncentration  der  Einfluss  einer  Bildung  von  wasser- 
haltigen Cu  Cl2-Molecüle'n  bei  wachsender  Verdünnung  oder   einer  Ionisation. 

Bemerkung.  In  Folge  der  Verbreiterung  der  Absorptions- 
streifen kann  die  Farbe  verdünnter  Lösungen  eine  ganz  andere  sein 
als  diejenige  concentrirter,  z.  B.  bei  vielen  Anilinfarben,  beim  Chloro- 


300  Einfluss  von  Temperatur  etc. 

phyll,  das  in  hiDlänglich  dicken  Schichten  in  verdünnten  Lösungen 
grün,  in  sehr  concentrirten  dagegen  roth  erscheint;  man  bezeichnet 
diese  Erscheinung  oft  unpassend  als  Dichroismus ,  ein  Ausdruck, 
der  nur  auf  gewisse  Erscheinungen  bei  Krystallen  (vgl.  bei  Polarisation) 
angewandt  werden  sollte. 

in.  Einfluss  des  Lösungsmittels.  Je  nach  dem  Lösungs- 
mittel ändern  sich  die  Absorptionsspectra  für  einen  Körper.  Der 
Einfluss  des  Lösungsmittels  kann  1)  ein  rein  physikalischer  sein; 
die  Absorptionsstreifen  sind  in  Lösungen  der  meisten  Substanzen  um 
so  weiter  nach  dem  Koth  verschoben,  je  stärker  das  Lösungsmittel  dis- 
pergirt,  d.  h.  je  grösser  die  Constante  B  in  der  Cauchy' sehen  Formel 
(S.  235)  ist  (Kundt^sche  Regel);  2)  ein  chemischer  sein;  durch 
den  Einfluss  des  Lösungsmittels  bedingte  Aenderungen  im  molecularen 
Bau  des   absorbirenden  Körpers  verändern  das  Spectrum  wesentlich. 

1.  Beispiel  für  physikalisclie  Veränderung.  Von  einem  con- 
centrirten alkoholisclien  Cliloropliyllauszug  werden  mit  der  Pipette  gleiche 
Mengen  zu  gleichen  Mengen  von  Aether,  Alkohol,  Chloroform,  Benzol  und 
Schwefelkohlenstoff  gesetzt;  der  dem  Both  zunächst  liegende  Absorptions- 
streifen erscheint  bei  jedem  folgenden  Lösungsmittel  weiter  nach  dem  Both 
zu  verschoben;  die  obigen  Lösungsmittel  sind  so  geordnet,  dass  jedes  folgende 
eine  grössere  Dispersion  besitzt,  als  das  vorhergehende. 

2.  Beispiel  für  chemische  Veränderungen.  Safranin  in  Wasser 
zeigt  einen  sehr  breiten,  verwaschenen,  matten  Absorptionsstreifen,  der  fast 
das  ganze  Grün  erfüllt;  Safranin  in  Alkohol  zeigt  zwei  verhältnissmässig 
dunkle  und  schmale  Streifen  im  Gelbgrün. 

Jod  in  Alkohol  gelöst  zeigt  eine  braune  Färbung.  Die  Lösung  lässt  nur 
Both  und  Gelb  durch,  aber  kein  Blau  und  Violett,  selbst  nicht  in  grossen 
Verdünnungen.  Eine  Lösung  von  Jod  in  Schwefelkohlenstoff  zeigt  die  violette 
Färbung  des  Joddampfes.  Bläu  und  Violett  werden  durchgelassen  und  nur 
das  Grün  wird  absorbirt.  Hier  treten  wohl  lockere  Bindungen  zwischen  dem 
Lösungsmittel  und  dem  gelösten  Köi'per  auf.| 

rV.  Einfluss  der  Temperatur.  Mit  zunehmender  Temperatur 
ändern  sich  die  Absorptionsspectra;  die  Temperatur  kann  dabei  l)  rein 
physikalisch  einwirken,  dann  nimmt  die  Absorption  zu;  2)  chemisch, 
indem  moleculare  Umlagerungen  oder  chemische  Umsetzung  eintreten. 

Beispiel  für  physikalische  Umänderung.  1)  Man  erhitzt  das 
hellgelbe  Jodblei  und  das  gelbe  Chromgelb  auf  einem  Platinbleche,  sie  werden 
dunkelgelb,  fast  rothbraun,  schon  ehe  sie  schmelzen.  Beim  Abkühlen  tritt 
die  alte  Farbe  wieder  hervor.  Für  die  Annahme  einer  chemischen  Umände- 
rung, welche  die  Farbenwandlung  bedingte,  liegt  hier  kein  Grund  vor. 

Beispiel  für  chemische  Umänderung.  1)  Man  erhitzt  das  rothe 
Jodquecksilber,  es  wird  gelb  und  behält  die  Farbe  beim  Abkühlen,  es  geht 
in  eine  andere  Modification  über.  2)  Man  reibt  es  und  lässt  es  länger  liegen: 
das  Both  kommt  wieder  zum  Vorschein.  Das  rothe  Kupferjodid-Queck- 
silberjodid  wird  beim  Erwärmen  schwarz,  auch  hier  bildet  sich  eine  neue 
Modification. 

Das  Dunklerwei^den  des  Pulvers  rührt  daher,  dass  die  in  die  Körnchen 
des  heissen  Pulvers  eindringenden  und  nach  der  Beflexion  an  der  Bückfläche 
wieder  austretenden  Strahlen  stark  geschwächt,  also  stärker  absorbirt  werden, 
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als  bei  Anwendung  des  kalten  Pulvers,   die  yerscbiedene  Farbe  daher,   dass 
die  Absorptionsspectra  selbst  sieb  ändern. 

Beispiel  für  cbemische  Umsetzungen  in  der  Lösung  unter 
gleichzeitigem  Einfluss  der  Temperatur.  l)  Man  erwäi'mt  eine 
wässerige  Lösung  des  Kobaltchlorids,  welche  einen  breiten,  verwaschenen  Ab- 
sorptionsstreifen im  Qrün  zeigt,  es  ist  keine  Veränderung  bemerklich. 

2)  Man  setzt  der  Lösung  des  Kobaltchlorides  etwas  Chlornatrium  zu 
und  erwärmt,  sie  wird  bläulich  und  zeigt  neben  dem  verwaschenen  Streifen 
im  Grün  ein  breites,  aus  einem  helleren  und  einem  weniger  brechbaren,  sehr 
dunklen  Theil  bestehendes  Band  im  Both  und  zwei  feine,  scharfe  Linien  im 
Both.  Beim  Abkühlen  verschwinden  diese  Linien  und  Banden  und  die  Lösung 
nimmt  wieder  ihre  ursprüngliche  Färbung  an. 

3)  Man  erwärmt  eine  blaue  verdünnte  Lösung  von  Kupferchlorid,  sie 
wird  in  Folge  einer  Wasserabspaltung  oder  eines  Bückganges  der  Ionisation 
beim  Erhitzen  grün. 

c)  Verwendung  der  Absorptionsspectra  zur  Analyse. 

Gebraucht  wird:  Spectralapparat.  Mit  Fuchsin  geerbte  Gelatine- 
platte; Lösung  von  KCl,  von  NaCl  und  von  KCl  -j-  NaCl;  Bunsenbrenner. 
—  Urannitratlösung;  granulirtes  Zink;  Salzsäure;  Eisenchloridlösung  mit 
und  ohne  Zusatz  von  Urannitrat;  Beagensgläser.  —  Alkannalösung  in  2  Thln. 
Alkohol  und  1  Thl.  Aether;  Ammoniak;  Lösung  von  kohlensaurem  Ammoniak 
in  Wasser  (1  :  8);  Lösung  von  Chlormagnesium  in  Wasser  (1  :  100);  Kali- 
alaunlösungen  mit  und  ohne  Zusatz  von  Magnesiumsulfat.  —  Frisches  Blut^ 
Schwefelammoniumlösung;  Salzsäure;  Aetzkali  (oder  kohlensaures  Natron); 
Leinwand  mit  eingetrockneten  Blutflecken;  Beagensglas  zur  Entwickelung 
von  Kohlenoxyd;  Oxalsäure;  Schwefelsäure;  weinsaure  EisenoxyduUösung 
(1  Thl.  Eisenvitriol,  1  Thl.  Weinsäure,  10  Thle.  Wasser). 

I.    Nachweis  Yon  Ealium  neben  Natrium. 

Princip.  Eine  dünne,  mit  Fuchsin  gefärbte  Grelatineplatte  oder 
eine  Platte  aus  Eobaltglas  lässt  nur  das  Both  und  äusserste  Blau  durch, 
absorbirt  aber  das  Gelb;  man  benutzt  sie  zum  Nachweis  von  Kalium 
nebea  Natrium  in  der  Flamme. 

TJebung.  1)  An  einer  Platindrahtöse  wird  ein  Tropfen  einer 
massig  concentrirten  Chlornatriumlösung  in  die  Flamme  des  Bunsen- 
brenners gebracht,  und  die  Flamme  durch  eine  mit  Fuchsin  gefärbte, 
dünne  Gelatineplatte  oder  eine  Kobaltglasplatte  betrachtet :  die  Flammen- 
färbung ist  fast  unmerklich. 

2)  Die  Flamme  wird  durch  eine  Ghlorkaliumperle  gefärbt  und 
durch  die  Platte  betrachtet;  die  Flamme  erscheint  hell  violett :  die  Platte 
lässt  die  rothen  und  violetten  Strahlen  des  Kaliums  durch,  die  gelben 
des  Natriums  dagegen  nicht. 

3)  Yon  zwei  Lösungen  enthält  die  eine  nur  Ghlornatrium ,  die 
andere  auch  Ghlorkalium.  Mit  Hülfe  der  Flammenfarbung  ist  zu  er- 
mitteln, in  welcher  Lösung  sich  das  Ealium  befindet. 

U.  Spectralreactionen  der  Uransalze. 

Erkennung  des  Urans,  üraninitrat  (UOaN2  06  -|-  öHjO) 
zeigt  in  wässerigen,   concentrirten  Lösungen  eine  gleichförmige  Ab- 
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Sorption  im  Indigo  und  Violett;  in  der  Nähe  der  F  (Hß)'Jjinie  eine 
schwache,  schmale  Absorptionsbande,  weiter  nach  dem  Violett  eine 
breitere  und  dunklere;  ähnliche  Erscheinungen  zeigen  andere  Urani- 
salze. 

Charakteristischer  ist  das  Absorptionsspectrum  der  Uranosalze. 

TJebung  1.  1)  In  eine  in  einem  Reagensglase  enthaltene  concen- 
trirte  Uraninitratlösung  wirft  man  einige  Stückchen  granulirten  Zinks 
und  giesst  reichlich  Salzsäure  dazu.  Unter  lebhafter  Wasserstoff- 
entwickelung färbt  sich  die  Lösung  allmählich  schmutzig  dunkelgrün, 
das  Urani-  wird  zu  dem  Uranosalz  reducirt. 

2)  Man  giesst  etwas  von  dieser  Lösung  in  ein  etwa  12  mm 
weites  Reagirglas  und  stellt  sie  vor  den  Spectralapparat.  Man  erhält 
das  Absorptionsspectrum  der  Uranosalze.  Dasselbe  zeigt  eine  sehr 
kräftige,  breite  Absorptionsbande  im  Orange,  und  eine  schmälere,  aber 
ebenfalls  sehr  dunkle  Linie  nach  dem  Roth  zu.  Beide  sind  in  einen 
schwächeren  Schatten  gehüllt,  in  dem  nach  dem  Gelb  zu  noch  ein 
schwaches,  drittes  Absorptionsmaximum  zu  sehen  ist.  Im  Grün  erscheint 
eine  breite,  verwaschene,  schwächere  Bande,  im  Blau  mehrere  schwache 
Banden,  an  letztere  schliesst  sich  eine  continuirliche  Absorption  des 
Violett.  Durch  dieses  Spectrum,  besonders  durch  die  Linien  im  Orange, 
kann  man  Spuren  von  Uran  nachweisen;  Gegenwart  von  Eisen,  Chrom, 
Kobalt,  Nickel,  Zink  oder  Aluminium  stört  die  Reaction  nicht. 

TJebung  2.  Von  zwei  Eisenchloridlösungen,  von  denen  der  einen 
Uraninitrat  zugesetzt  ist,  werden  Proben  in  zwei  gleich  weite  Reagir- 
gläser  gegossen,  beide  ^werden  durch  Zink  und  (reichlichen)  Salzsäure- 
zusatz reducirt.  Das  Auftreten  des  Absorptionsspectrums  der  Urano- 
salze zeigt,  welche  von  den  beiden  Lösungen  Uran  enthält. 

III.     Spectralreaction  zur  Erkennung  von  Magnesium. 

TJebiuig  1.  1)  Man  übergiesst  Alkannawurzel  mit  Alkohol.  Der 
Auszug  ist  roth,  das  Spectrum  zeigt  drei  breite  verwaschene,  matte 
Streifen  im  Grüngelb,  Grün  und  Blaugrün. 

2)  Man  übergiesst  im  Reagirglase  ein  Stückchen  Akannawurzel 
mit  Alkohol,  setzt  einen  Tropfen  der  Lösung  von  kohlensaurem  Am- 
moniak zu  und  bestimmt  die  Lage  der  Streifen  (bei  der  rein  alkoho- 
lischen Lösung  tritt  ein  dunkler  Streifen  im  Orange  auf). 

3)  Man  übergiesst  die  Alkannawurzel  mit  einem  Gemisch  von 
2  Thln.  Alkohol  und  1  Thl.  Aether.  Man  setzt  Ammoniak  zu,  die  Lösung 
wird  blau  und  zeigt  zwei  verwaschene  Streifen  im  Orange  und  Gelb. 

4)  Man  setzt  zu  einer  alkoholisch  -  ätherischen  Alkannalösung 
einen  Tropfen  (nicht  mehr!)  einer  Lösung  von  kohlensaurem  Ammo- 
niak in  Wasser  (1 :  8).  Das  Spectrum  ändert  sich  nicht;  die  so  erhaltene 
Lösung  dient  als  Probeflüssigkeit. 


Spectralreaction  auf  Magnesium  und  Blut.  303 

5)  Man  setzt  zu  der  Probeflüssigkeit  einen  Tropfen  einer  Chlor- 
magnesiumlösung  (1:100);  die  Flüssigkeit  wird  himmelblau  und  zeigt 
ein  Spectrum  mit  zwei  Streifen  im  Orange  und  Gelbgrün  (zu  beiden 
Seiten  von  D),  die  weiter  nach  dem  Eoth  liegen,  als  die  Streifen  der 
alkoholisch -ammoniakalischen  Lösung.  An  dem  Auftreten  dieser 
beiden  Streifen  erkennt  man  Magnesia  leicht  neben  Kalk  und  Thonerde. 

Uebung  2.  Der  Praktikant  erhält  zwei  Ealialaunlösungen,  von 
denen  die  eine  Spuren  von  Magnesium sulfat  enthält.  Zu  ermitteln  ist, 
welche  Lösung  Magnesium  enthält.  Man  lässt  beide  Lösungen  auf  die 
Probeflüssigkeit  einwirken.  Das  Auftreten  der  beschriebenen  Streifen 
lässt  das  Magnesiumsalz  erkennen. 

rV.  Die  Blutreactionen. 

TJebung.  1)  Man  verdünnt  frisches  Blut  mit  40  Thln.  Wasser; 
die  Lösung  zeigt  die  zwei  sehr  intensiven  Absorptionsstreifen  des 
Oxyhämoglobins  im  Gelb  und  Grüngelb  (Fig.  183,  Nr.  1).  Der  eine 
Streifen  beginnt  fast  genau  an  der  Natriumlinie  (D).  Im  Blau  hinter 
F  beginnt  die  totale  Absorption. 

2)  Man  verdünnt  die  wässerige  Blutlösung  mehr  und  mehr:  die 
Streifen  werden  schmäler,  behalten  aber  ihre  mittleren  Lagen  bei*  Man 
bestimmt  die  Lage  der  Mitten  der  beiden  Streifen  an  der  Scala. 

3)  Zu  einer  verdünnten  Blutlösung  setzt  man  etwas  Schwefel« 
ammonium  und  lässt  sie  eine  Zeit  lang  stehen:  die  Oxyhämoglobin- 
streifen  verschwinden;  ein  sehr  blasser,  breiter,  verwaschener  Streifen 
im  Grün  tritt  auf  (Fig.  183,  Nr.  2).  Der  Blutfarbstoff  wird  reducirt, 
das  Band  im  Grün  kommt  dem  reducirten  Hämoglobin  zu.  Alka- 
lische Eeductionsmitt«l  reduciren  also  das  Oxyhämaglobin 
vollständig. 

4)  Man  schüttelt  die  Lösung,  der  Blutfarbstoff  oxydirt  sich  wieder, 
die  beiden  Streifen  des  Oxyhämaglobins  treten  wieder  auf. 

5)  Man  stellt  eine  concentrirte  Blutlösung  her  und  tropft  einige 
Tropfen  Salzsäure  zu:  die  Lösung  wird  braun,  die  Hämoglobinstreifen 
verschwinden.  Es  tritt  ein  dunkler  Streifen  im  Roth  und  zwei  sehr 
breite  und  verwaschene  Streifen  im  Grün  auf  (Fig.  183,  Nr.  3).  Das 
im  Roth  auftretende  Band  nennt  man  das  Säureband.  Saure  Reduc- 
tionsmittel  zerstören  also  das  Oxyhämoglobin. , 

6)  Man  erwärmt  eine  verdünnte  Blutlösung  mit  einer  concentnrten 
Lösung  von  Aetzkali  oder  Natriumcarbonat.  Die  Lösung  wird  grün: 
es  entsteht  Oxyhämatinalkali.  Beim  Erkalten  wird  die  Lösung  röthlich. 
Das  Spectrum  zeigt  einen  leichten  Schatten  im  Gelb,  daneben  aber 
manchmal  noch  einen  intensiv  schwarzen  Streifen  im  Gelbgrün. 

7)  Man  schüttelt  die  Lösung  kräftig  mit  Luft:  es  tritt  wieder  eine 
Oxydation  ein:  der  dunkle  Streifen  verschwindet,  es  bleibt  nur  der 
matte  Schatten.    Häufig  kommt  der  Streifen  gar  nicht  zum  Vorschein. 
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8)  Hau  setzt  zn  der  soeben  erhaltenen  Lösung  einige  Tropfen 
Schwefelammoninm :    Hogleic}i    erBcheinen    zwei    aehr    dnnkle   Sb«ifen 

Fig.  183.  im  Grün  (rgL  Fig.  183,  Nr.  4),  di« 

grt»se  Aehnlicbkeit  Laben  mit 
den  OiyhimoglobinstmTen.  Der 
nacb  dem  Botb  hin  gelegene 
Streifen  ist  aber  ungleich  inten- 
siver aJs  der  andere,  viel  mehr  als 
dies  bei  den  OxyhSmogloblnBtreifen 
der  Fall  ist  Beide  Strien  liegen 
femer  dem  Slan  näher.  Sie  ge- 
hören dem  redocirten  HSmatin  an. 

9)  Untersncbung  eingetrockneter  Blatflecken.  Von  einem 
mit  eingetrocknetem  Blot  beSeckten  Stfick  Leinwand  schneidet  man 
einige  Streifen  ab  und  erhitzt  sie  mit  Na,CO,-LöBnng  (1:10)  einig« 
Zeit.  Man  giesat  etwas  toh  der  entstandenen  brtinnen  Lösnng  in  ein 
Beagens^s  nnd  tropft  etwas  (NH4)jS  zn.  Sofort  erscheinen  die  fSr 
das  redncirte  H&matin  charakteristischen   Streifen  (Fig.  183,  Nr.  4). 

10)  Nachweis  einer  Blntvergiftnng  dnrcb  Eohlenoxyd. 
ESne  Lösnng  von  weinsanrem  Eisenozydnl  (1  TU.  EisenTitriol,  1  ThL 
Weinsäure  und  10  Thle.  Wasser)  wird 'mit  0,6  ihres  Volnmens  Am- 
moniak Tersetzt. 

11)  Man  tropfi  von  dieser  Lösung  einige  Tropfen  in  eine  sehr 
▼erd&nnte  Lösnng  von  reinem,  frischem  Slut:  die  Oxyhämoglobinstreifen 
verschwinden  tmd  an  Ihre  Stelle  tritt  tön  sehr  verwaschener  Streifen 
im  Grfin. 

12)  Han  giesst  von  der  ursprünglichen  BlaÜdsung  etwas  in  ün 
ReagirgUs  nnd  leitet  einige  Minuten  lang  einen  Strom  von  Eohlenoxyd 
hindorch.  Man  stellt  dies  dar,  indem  man  in  einem  Reagirglase  über 
krystaUisirte  Oxalsäure  eoncentrirte  Schwefelsäure  giesst  nnd  gelinde 
erwärmt.  (Die  bei  dem  ZerfsU  der  Oxalsänre  neben  dem  Eohlenoxyd 
auftretende  Kohlensäure  braucht  man  nicht  zu  entfernen.) 

Die  Blntlösnng  nimmt  eine  etwas  mehr  rosafarbene  Farbe  an. 

13)  Man  gieBst  zu  dieser  kobleaoxydh altigen  BlutlCsung  etwas 
von  der  alkalischen  Weinsäuren  Eisenlösnng :  die  OxyhämoglobinBtreifen 
verschwinden  nicht;  dadurch  ist  sie  von  der  reinen  Blntlösnng  unter- 
schieden. 

8,  Untersuchnng  des  SoDnenBpectrnms. 

Gebraucht 
Tergleichspriema ; 

TTebung.  1]  Man  leitet  das  von  der  Sonne  oder  dem  hellen 
Himmel  kommende  Licht  durch  einen  Heliostaten  auf  den  Spalt  des 
Spectralapparates. 
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2)  Man  macht  den  Spalt  eng:  man  sieht 
in  dem  FaTbenbande  eine  Reihe  von  dunltlen 
Absorption alini en ,  „Fraunhofer'scbe  Li- 
nien" ,  die  in  dem  sichtbaren  Theile  des 
Spectrams  mit  demBuchstaben  A  hie  H  und 
a  etc.  bezeichnet  werden  (Fig.  184). 

3)  Man  bestimmt  die  Lage  derselben 
auf  der  Scala  in  folgender  Weise: 

Alan  beleuchtet  die  Scala,  stellt  das 
Fadenkreuz  anf  die  betreffende  Linie  im 
Sonnenspectrum,  blendet  durch  ein  vor  den 
Spalt  gehaltenes  Stack  Pappe  die  Sonnen- 
strahlen ab,  liest  die  Lage  des  Fadenkreuzes 
anf  der  Scala  ab  und  trägt  die  Punkte  in 
die  Currentafel  ein. 

Man  sieht,  dass  auf  dieselbe  Stelle 
fallen)  Linie  D  und  die  gelbe  Natriumlinie; 
femer  b  und  die  S.  291  beschriebenen  Mag- 
nesinmlinien  im  Grün,  sowie  die  Fraun- 
hofer'schen  Linien  C,  F  und  h  und  die 
WasBerstofflinien  Ha,  Hß,  Hy. 

3)  Die  Coincidenz  der  D-Linie  nnd  der 
Natriomlinie  ist  noch  mit  dem  Vergleichs- 
prisma  zu  constatiren. 

4)  Man  stellt  eine  Natriumflamme  vor 
den  Spalt,  während  auf  ihn  die  Sonnen- 
strahlen treffen.  Die  D- Linie  erscheint  viel 
dunkler  als  zuvor. 

5)  Man  stellt  eine  Lithiumflanune  vor 
den  Spalt;  an  der  Stelle,  wo  die  helle  rothe 
Lithiumlinie    liegt,    erscheint    eine    dunkle 

Ans  solchen  Beobachtungen  wie  4)  und  5) 
und  entsprechenden  theoretischen  Betrach- 
tungen hat  Eirchhoff  den  Satz  abgeleitet: 

„Ein  Efirper  sendet  gerade  die 
Strahlen  ans,  die  er  absorbirt". 

Die  Fraunhofer 'sehen  Linien  ent- 
sprechen zum  Theil  Absorptionslinien  von 
Elementen,  die  in  der  Sonnenatmosphäre 
vorhanden  sind,  ein  anderer  Theil  (so  A  und 
B)  rührt  von  der  Absorption  in  der  Erd- 
atmosphäre her.  Aus  dem  Auftreten  der 
ersteren  schliesst  man,  dass  die  Sonne  nnd 
die  Erde  dieselben  Elemente  enthalten. 

Vladem&nn-Eberl,  PnkUknm. 


Vn.  Interferenz  des  Lichtes. 


Fig.  185. 


1.  Bestimmung  der  Wellenlänge  l  mit  dem  Gitter. 

Gebraucht  wird:  Spectrometer;  kleines  Prisma;  verstellbarer  Spalt ; 
Glasgitter;  Gaslampe;  Bunsenbrenner:  Natrium-  und  Lithiumchlorid;  Mikro- 
skop; getheilte  Glasplatte. 

Einleitung.  Fällt  auf  einen  Spalt  eine  Lichtwelle,  so  verhält 
sich  das  den  Spalt  erfüllende  Stück  der  Welle  wie  eine  Lichtquelle, 
d.  h.  von  jedem  Punkte  des  Spaltes  breitet  sich  nach  allen  Seiten  Licht 

aus  (Huygens'schesPrincip,  Fig.  185),  der 
einfallende  Strahl  wird  gebeugt.  Die  In- 
tensität des  Lichtes  ist  um  so  kleiner,  je 
stärker  der  gebeugte  Strahl  gegen  den  gerad- 
linig fortschreitenden  geneigt  ist. 

Wir  vereinen  die  in  einer  bestimmten 
Richtung  ausgehenden,  unter  einander  par- 
allelen Strahlen  durch  eine  in  ihren  Weg 
gestellte  Linse  auf  einem  Schirm  zu  einem 
Bilde  des  Spaltes  und  untersuchen  die  Hellig- 
keitsvertheilung.  Durch  Einschaltung  der 
Linse  werden  die  Gangunterschiede  zwischen 
den  einzelnen  Strahlen  nicht  geändert.  Der 
Spalt  hat  stets  eine  endliche  Breite,  von 
jedem  Punkte  desselben  geht  ein  divergiren- 
des  Strahlenbündel  aus ;  die  in  einer  bestimm- 
ten Richtung  ausgehenden,  unter  einander 
parallelen  Strahlen,  welche  in  den  verschiede- 
nen Bündeln  enthalten  sind,  haben  durch  die 
Beugung  verschiedene  Gangunterschiede  er- 
halten und  geben  so  zum  Auftreten  von  Mi- 
nimis  und  Maximis  Veranlassung,  gerade 
wie  bei  dem  specieller  zu  behandelnden  Falle 
von  zwei  Spalten.  Es  seien  zwei  Spalte  ab  und  a'b'  (Fig.  186)  gegeben; 
wir  beleuchten  dieselben  mit  homogenem  Licht  von  der  Wellenlänge  A. 
Von  einem  jeden  der  Spalte  gehen  Bündel  paralleler  Strahlen  aus, 
welche  verschieden  stark  gegen  das  Loth  aW  auf  der  Spaltebene  ge- 
neigt sind.  Wir  vereinigen  zunächst  Strahlen  derjenigen  zwei  Bündel, 
die  so  verlaufen,  dass  der  Gangunterschied  zwischen  den  am  weitesten 
links  gelegenen  Strahlen  eines  jeden  derselben  ac'  ^=  Y2  A  ist,   dann 
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Kg,  186. 


heben  eioli  dieae  beiden  Strablen  auf  (vergl.  S.  128),  ea  tritt  Dunkelbeit 
ein,  and  da  der  Gangtinterscbied  auch  för  alle  anderen  von  entsprechen- 
den Stellen,  z.  B.  den  Mitten  der  Spalte,  anagehenden  Strahlen  deraelbe 
ist,  eo  heben  sich  die  ganzen  Str&hlenbündel  aaf;  ist  der  Gangunter- 
Bcbied  der  beiden  zuerst  erw&bnten 
Strahlen  :^  il,  so  verstärken  sieb  die- 
selben and  ebenso  alle  anderen  paar- 
weise, es  tritt  Helligkeit  aof.  Wächst 
der  Winkel,  den  die  Strablenbündel 
mit  dem  anf  der  Spaltebene  errichteten 
Loth  bUden,  eo  nimmt  der  Gangnnter- 
scbied  stetig  zn,  die  Gangunterschiede 
nehmen  z.  B.  die  Werthe  s/j  A,  2  A, 
Vj  ^  an  und  es  wechseln  helle  and 
dunkle  Stellen  auf  dem  Schirme  ab. 

Je  kleiner  der  Abstand  aa'  ist,  um 
so  stftrker  müssen  die  Strahlen  geneigt 
sein,  damit  der  Ganguntersohied  a<^ 
eine  Wellenlänge  i.  betr&gt.  Je  kleiner 
A  ist,  um  so  kleiner  ist  die  Neigung  der 
Strahlen,  bei  welcher  ac'  ^=  k  wird. 

Bei  mehr  als  zwei  beugenden  Spalten  treten  Khohche  Yerbältnisse 
wie  bei  zwei  Spalten  ein;  wir  erhalten  ebenfalls  eine  Reihe  von  hellen 
und  dunklen  Stellen. 

Pig.  187. 


Je  grösser  die  Zahl  der  Spalte  ist,  um  eo  Ilchtst&rker  ist  die  Er- 
scheinung.    Man  nennt  eine  solche  li«ibe  von  Spalten  ein  Gitter. 

Fällt  weisses  Licht  auf  das  Gitter,  so  erbalten  wir  auf  einem  in 
den  Weg  der  gebeugten  Strahlen  gestellten  Schirm  Spectra,  bei  denen 
das  Violett  (II)  (Fig.  187),  da  es  der  kleinsten  Wellenlänge  entspricht. 
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nnd  daher  bei  der  kleineten  Keignng  der  Strableo  ein  Maximum  der 
Helligkeit  liefert,  am  nSchaten  dem  direct  darchgehesden  Strahl  (0) 
liegt,  das  Roth  (I)  dagegen  am  weiteaten  von  demselben  abliegt.  Weiter 
von  dem  gerade  durchgehenden  Strahl  abliegende  Spectren  greifen  aber 
einander  {III), 

Bei  einem  Gitter  heiast  die  von  einer  dunklen  Stelle  nnd  einem 

Zwischenraum  eingenommene  Strecke  C^aa'  die  tiitterconstante; 

diese  nnd  nicht  etwa  die  Breite  des  dunklen  oder  diejenige  des  hellen 

pjg  jgg  Zwischenraumes  für  sieb  ist  ftlr  die 

Lage  nnd  die  Breite  der   Spectren 

msaasgebend;  die  Spectren  bezeich* 

net  man  als  das  erste,  zweite,  dritte 

Gitterspectmm;    bei  ihnen  beträgt 

der  Gangunterachied  zwischen  eut- 

sprechenden   Strahlen   1,  2,  3  .  .  . 

Wellenlängen,   man   zählt    sie   Ton 

dem  direct  durchgegangenen  Strahl 

an,  dessen  Bild  als  das  0*"  Spectrum 

bezeichnet  wird. 

Ist  S  der  Winkel  zwischen  der 
Normalen  a  W  (Fig.  186)   auf  dem 
Spalt  und  den  parallelen  Strahlen  P, 
und  ist  die  Gitterconstante  aa'^  C, 
so  tritt  Helligkeit  auf,  sobald 
Csi»Ä::^oc'  =  A  oder  =  2  X, 
allgemein,  wenn  CsinSn  =  nA, 
wo  ä„  die  Ablenkung  fär  den  nirter- 
Buchten  Strahl  im  m*™  Spectrum  ist. 
Statt  der  sind  kann  man  für 
kleine  Winkel    auch  die  Winkel  S 
selbst,    gemessen    durch  die  Kreis- 
bögen, setzen,  also  die  in  Geraden 
gemessenen  Winkel ,  dividirt  durch 
57,296.     Man  findet  dann 
"  CS„  =  nA. 

Der  dem   n*"*  Maximum    entsprechende  Winkel  9„  verhält  sich 
zu  dem  dem  erst«n  Maximum  entsprechenden  Ö^  wie  n :  1 
dl  ;  Ä„  =  1  :  n  1). 
Messen  wir  die  Winkel  d'a  nnd  ö'^,  wie  sie  in  irgend  einem  Spec- 
trum  zwei  Linien  mit  den  Wellenläugen  A'  nnd  A"  zukommen,  so  ist 
C5;  =  nA'und  CK  =  nk" 
oder  d'„  :  d'n  ^  i.'  :  X" '), 

i   die  Winfcel  in   gewöhn- 
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d.  h.  es  verhalten  sich  die  AblenkuDgen  wie  die  Wellenlängen.  Das  Yon 
einem  Gitter  entworfene  Spectrum  heisst  Normalspectrum,  da  die 
Ablenkungen  der  einzelnen  Strahlen  proportional  den  Wellenlängen  sind. 
Apparat.  Derselbe  besteht  aus  einem  Spectrometer,  dessen  Fem- 
rohre senkrecht  zur  Drehungsaxe  gestellt  sind  (s.  S.  247),  und  auf 
dessen  Tisch  man  ein  Prisma  oder  ein  Gitter  aufstellen  kann,  etwa 
eine  Glasplatte,  in  die  in  gleichen  Abständen  von  einander  Linien  ein- 
geritzt sind;  diese  entsprechen  den  dunklen  Stellen  des  Gitters. 

Uebiing«  1.  Beobachtung.  1)  Man  stellt  zunächst  das  Prisma 
auf  und  überzeugt  sich,  dass  in  dem  von  diesem  erzeugten  Spectrum 
das  Roth  am  wenigsten,  das  Violett  am  stärksten  abgelenkt  ist,  und 
dass  das  Both  sehr  schmal,  das  Violett  sehr  breit  ist. 

2)  Man  stellt  einen  Spalt  auf  das  Tischchen.  Man  sieht,  wie  nach 
S.  306  zu  erwarten,  nicht  eine  feine  Lichtlinie,  sondern  einen  breiten 
Streifen,  dessen  Breite  um  so  grösser  wird,  je  enger  man  den  Spalt  macht. 
Das  Bild  besteht  aus  mehreren  hellen  und  dunklen  Streifen,  die  durch 
Interferenz  entstehen.  Sie  rücken  mit  zunehmender  Breite  des  Spaltes 
immer  näher  zusammen. 

3)  Man  stellt  das  Glasgitter  M  statt  des  Prismas  au^  und  richtet 
das  Fernrohr  direct  auf  den  Spalt  d.  Dreht  man  es  nach  rechts  oder 
links,  so  sieht  man  Spectra  (Fig.  187),  deren  rothe  Enden  am  stärksten, 
deren  violette  am  wenigsten  abgelenkt  sind,  dAs  Gelb  liegt  etwa  in  der 
Mitte  des  Spectrums;  das  Roth  ist  breit,  das  Violett  schmal. 

2.  Senkrechtstellen  des  Gitters.  Zu  den  Messungen  muss 
man  das  Gitter  senkrecht  zur  Gollimatoraxe  stellen.  (Auf  Benutzung 
des  Minimums  der  Ablenkung  bei  der  Bestimmung  der  Wellenlängen 
gehen  wir  hier  nicht  ein.)  1)  Man  setzt  in  das  Beobachtungsfemrohr 
ein  Gauss'sches  Ocular  ein,  resp.  verwendet  die  oben  erwähnte  Glas- 
platte (S.  246  oben). 

2)  Man  stellt  vor  den  Spalt  eine  Gaslampe  und  stellt  das  Faden- 
kreuz direct  auf  den  Spalt  ein. 

3)  Man  stellt  das  Gitter  auf  das  Tischchen  und  dreht  es,  bis  das 
direct  gesehene  Fadenkreuz  sich  mit  seinem  Spiegelbilde  am  Gitter  deckt. 

3.  Messung,  a)  Man  stellt  das  Fadenkreuz  auf  den  Spalt  ein 
und  liest  die  Stellung  des  Femrohres  ab;  Ablesung:  Uq. 

Man  stellt  das  Fadenkreuz  auf  das  Roth  im  ersten,  zweiten, 
dritten  Spectrum;  Ablesung:  «i,  «2»  ^3« 

Die  Ablenkungen  sind  «i  —  «q»  ^2  —  ^o>  ^3  —  ^o«     Es  ist 

«1  —  «0-^2  —  «0  •  ^  —  «0  =  1  :  2  :  3. 

b)  Man  ersetzt  die  Gaslampe  durch  eine  Natrium-  und  Lithium- 
flamme, welche  Strahlen  von  den  Wellenlängen  kj^a  und  kn  liefern, 
und  macht  dieselben  Ablesungen  wie  oben: 

für  Na:  /3i . . .  ßn,  für  Li:  yi . . .  yr». 

? 
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Dann  ist  z.  B.: 

ft  —  «0  •  /52  —  «0  =  yi  —  «0  •  7^2  —  «0  =  1  :  2  :  . . .  :  n. 

Aus  diesen  Messungen  ergiebt  sich  das  Verhält niss  der  Wellen- 
längen kjfa  und  ^Lii 

^Na  '•  ^Li   =  ßn  —  «o  •  ^n  —   «o- 

Kennen  wir  AjVa,  so  können  wir  auch  kn  finden, 
c)  Bestimmung  der  Wellenlänge  Ajva.     Es  ist 

Csindn  =  n^Na» 

In  dieser  Grleichung  kennen  wir  d„  und  n;  um  kya  zu  berechnen, 
müssen  wir  noch:  d)  die  Gritterconstante  G  bestimmen. 

Man  legt  auf  das  Tischchen  eines  Mikroskops  eine  in  ^/m  mm 
getheilte  Glasplatte  mit  der  Theilung  nach  oben  und  auf  diese  das 
Glasgitter,  mit  der  getheilten  Fläche  nach  unten,  und  zählt  ab,  wie 
yiel  Theilstriche  x  auf  dem  Gitter  dem  Zwischenraum  zwischen  zwei 
Strichen  auf  der  getheilten  Platte  entsprechen.  Die  Gitterconstante  ist 
C=Y,„a;  mm,  denn  mx  Zwischenräume  des  Gitters  kommen  auf  1mm, 
also  ist        p 

.  C  sin  dn 

n 

Beispiel:  Natriunriieht :  n  =  1,  tf  =  4®  15';  C  =■  1/I25mm;  ^sa  = 
0,000393  statt  0,000590  mm. 

2.  Newton'sche  Farbenringe. 

Gebraucht  wird:  Theilmascbine ;  Gläser  für  die  Newton 'sehen 
Farbenringe;  Natrium-  und  Litbiumflamme ;  rotbes  Glas  oder  mit  Fucbsin 
gefärbte  Gelatineplatte;  Linse;  planparallele  Glasplatte;  Fernrobr,  Stative. 

Princip.  Fallen  parallele  Lichtstrahlen  auf  eine  durchsichtige 
Platte,  so  wird  ein  Theil  derselben  an  der  Vorderfläche  reflectirt,  ein 
anderer  Theil  dringt  in  die  Platte  ein  und  wird  zum  Thjeil  an  der 
Hinterfläche  zurückgeworfen.  An  der  Vorderfläche  treffen  also  Strahlen 
zusammen,  welche  verschieden  lange  Wege  von  ihrem  Ausgangspunkte 
in  der  Lichtquelle  zurückgelegt  haben,  die  also  mit  einem  gewissen 
Gangunterschiede  weiter  gehen.  Solche  Strahlen  geben  zu  Interferenz- 
erscheinungen Anlass  (vergl.  die  analogen  Erscheinungen  bei  den  Schall- 
wellen, S.  28). 

Wir  stellen  eine  dünne  Luffcplatte  dadurch  her,  dass  wir  auf  die 
ebene  Glasplatte  GH  (Fig.  189)  eine  schwach  gekrümmte  Plan- 
convexlinse  AEB  legen;  der  Radius  der  gekrümmten  Fläche  sei  B, 
Fallen  senkrecht  auf  die  ebene  Fläche  A  B  homogene  Strahlen  von  der 
Wellenlänge  A,  so  interferiren  Strahlen,  welche  zum  Theil  an  der  Glas- 
platte GH,  zum  Theil  an  der  Fläche  AEB  reflectirt  worden  sind. 
Die  Grösse  des  Gangunterschiedes   zwischen  denselben  hängt  von  der 


Newton'Klie  Parbenringe.  311 

Dicke  FC  ^  d  der  Luftschicht  zwischen  AEB  und  GEH.  ab;  da 
diese  in  gleichen  Entfernungen  r  von  dem- Berühmngspnnbte  E  hei 
senkrechter  iQcidenz  imnier  die  gleiche  j(ij~   ^gg 

ist,  eoentstehen  concentrischehellettnd 
dunkle  Ringe  (Fig.  190  hei  JV). 

Ist  der  DurcbmeBBer  eines  beliebigen 
bellen  oder  dnnkleo  Ringes  gleich  D,  ao 
ist  der  des  nächst  grösseren  hellen  oder 
dunklen  Ringes  gleich  Di ,  wo  2J  '  —  D*  =  8  B .  Va  ^>  äer  des  zweitnäcbsten 
gleich  i>j,  wo  2Jj'  —  i>»  =  8  B  .  Vj  A  u.  s.  f.  ist.  Bestimmt  man  fttr 
Licht  mit  einer  bekannten  Wellenlänge  z.  B.  i-ifa  einige  RLugdurcbmesser, 
ao  kann  man  hieraas  R  berechnen.  Für  jede  andere  Strahlengattung 
kann  man  dann  umgekehrt  aus  dem  gemessenen  J)  und  dem  he- 
kannten  B  die  Wellenlänge  A  berechnen  ^). 

Apparat  (Fig.  190).     Auf  den  Schlitten  einer  Tbeilmaschine  T 
werden  die  zur  Erzeugung  der  Farbenringe  dienenden  Newton'schen 
Fig.  190. 


Gläser  N  gelegt;  dieselben  werden  durch  das  durch  die  Linse  L 
parallel  gemachte  und  durch  die  Glasplatte  G  senkrecht  nach  unten 
geworfene  Licht  einer  Natrium-  oder  Litbiumäamme  erleuchtet,  lieber 
der  Glasplatte  G  steht  das  Femrohr  F. 

TTebuUg  1.  Messung  der  Radien  der  Ringe.  1)  Man 
beleuchtet  das  Ringsystem  N  mit  gelbem  Natriumlicht,  stellt  das  Fem- 
rohr F  in  die  Verticalebene,  welche  durch  die  Axe  der  Linse  Z  und 
die  Flamme  geht,  bringt  das  auf  der  Tbeilmaschine  befestigte  System 
S  gleichfalls  in  diese  Ebene  und  stellt  auf  die  Ringe  ein. 

')  Dabei  brauchen  die  Gläser  sich  nicbt  zu  berühren. 
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2)  Man  dreht  das  Fernrohr  so,  dass  ein  Faden  des  Fadenkreuzes 
senkrecht  zu  der  Schraube  der  Theilmaschine  steht.  » 

3)  Man  dreht  die  Schraube  der  Theilmaschine  und  bringt  dadurch 
die  einzelnen  Ringe  der  Reihe  nach  auf  den  Faden,  der  senkrecht  zur 
Schraube  steht. 

4)  Man  liest  für  die  beiden  Seiten  eines  hellen  Ringes,  der  der 
Mitte  nicht  zu  nahe  liegt,  und  der  nach  aussen  auf  ihn  folgenden  hellen 
Ringe  die  Stellungen  an  der  Theilmaschine  a,  a\  %,  a[,  a^,  a'g, ...  ab. 

Dann  ist  D  =  a  —  (i^J)^z=z  a^  —  a'^,  J)^  =  «2  —  ög, . . .,  die 
Differenzen  D^  —  D^,  Dl  —  D*, . . ,.,  verhalten  sich  wie  die  .auf  ein- 
ander folgenden  Zahlen  1,  2,  3. 

Uebung  2.  Bestimmung  des  Krümmungsradius  i2.  Aus 
den  Durchmessern  des  grössten  Dg  und  kleinsten  D^  der  gemessenen 
hellen  oder  dunklen  Ringe  und  der  Wellenlänge  A  =  0,000589  mm 
des  gelben  Natriumlichtes  berechnet  man  B,  nach  der  Formel: 

U  =  (2)|  —  2)|)/4  n  A, 
wo  n  die  Zahl  der  zwischen  D^  und  Dg  liegenden  hellen  oder  dunklen 
Ringe  ist^). 

Uebung  3.  Bestimmung  der  Wellenlänge  des  Lithium- 
lichtes. 1)  Man  fUrbt  die  Flamme  durch  Einbringen  von  Lithium- 
chlorid roth.  Wenn  die  Ringe  nicht  rein  roth  erscheinen,  sondern  noch 
gelbe  Säume  zeigen,  wodurch  sie  ein  verwaschenes  Aussehen  erhalten, 
so  ist  neben  dem  rothen  Lithiumlicht  noch  zu  viel  Natriumlicht  in  der 
Flamme.  Man  hält  letzteres  durch  eine  in  den  Gang  der  Strahlen 
gebrachte  Gelatineplatte  ab,  welche  mit  Fuchsin  roth  gefärbt  ist. 

2)  Man  bestimmt  die  Durchmesser  einer  Anzahl  'g  auf  einander 
folgender  heller  Ringe.     Dann  ist 

^u  =(I)l  -  D'i)/4pB, 
wo   Da  und  Di    die  Durchmesser  des    äussersten  und   innersten    der 
gemessenen  Ringe  sind. 

Bemerkung.  Da  die  Ringdurchmesser  bei  verschieden  gefärbtem 
Lichte  verschieden  gross  sind,  so  entstehen  bei  Beleuchtung  mit  weissem 
Lichte  farbige  Ringe,  die  freilich  nur  da  deutlich  zu  sehen  sind,  wo 
die  Luftplatte  sehr  dünn  ist.  Diese  sowohl  im  auffallenden  wie  im 
durchgehenden  weissen  Lichte  sichtbaren  Farben  gehören  zu  den  „Inter- 
ferenzfarben dünner  Blättchen". 


*)  Hierbei  ist  vorausgesetzt,  dass  die  Ganghöhe  der  Theilmaschinen- 
schraube  genau  1  mm  beträgt,  dass  also  die  D  durch  die  Ablesungen  von  a 
in  Millimetern  erhalten  werden.  Ist  dies  nicht  der  Fall ,  so  muss  man  die 
Schraube  aichen.  Dazu  legt  man  an  Stelle  des  Farbenglases  eine  in 
Millimeter  getheilte  Scala  auf  die  Theilmaschine  und  bestimmt  in  der  unter 
1)  angegebenen  Weise  die  Ablesungen  A  und  A',  welche  einer  bestimmten 
Anzahl  n  von  Millimetern  entsprechen.  Dann  ist  (A  —  A')/n  =  c  die  Gang- 
höhe der  Schraube  und  jede  der  Differenzen  a  —  a',  a^  —  a\  u.  s.  w.  muss 
mit  c  multiplicirt  werden. 


Vin.  Polarisation. 

Gebraucht  wird:  Der  Nörremberg'sche  Apparat  (Fig.  191)  mit 
analysirendem  Spiegel,  Glasplattensatz  und  drehbarem  Nicol;  Glasplatte; 
Kalkspathkrystall  (Spaltungsstück  in  Fassung);  Fadenmodell  des  Kalkspath- 
rhomboeders;  Nie oT sehe  Prismen  und  Modell  derselben;  Turmalinzange ; 
senkrecht  zurAxe  geschnittene  Kalkspath-  und  Quarzplatten;  Vi  ündulations- 
glimmerplatte. 

Oben  wurde  erwähnt,  dass  das  Licht  in  transyersalen  Schwingungen 
besteht;  bei  dem  gewöhnlichen,  natürlichen  Licht  erfolgen  die  Schwin- 
gungen in  allen  Ebenen,  die  durch  den  Lichtstrahl  gelegt  sind.  Jede 
dieser  Schwingungen  lässt  sich  theoretisch  in  zwei  zerlegen,  von  welchen 
die  eine  in  einer  bestimmten  Ebene,  die  andere  in  einer  dazu  senk- 
rechten Ebene  stattfindet. 

Durch  besondere  Vorrichtungen  können  wir  einen  natürlichen 
Strahl  vollkommen  in  zwei  zerlegen,  die  so  beschaffen  sind,  dass  bei 
jedem  oder  doch  bei  einem  derselben  die  Schwingungen  sämmtlich  nur 
in  einer  einzigen  Ebene  stattfinden;  ein  solcher  Lichtstrahl  heisst 
geradlinig  polarisirt.  Dies  geschieht  mehr  oder  weniger  voll- 
kommen bei  der  Reflexion  und  Brechung  von  Lichtstrahlen  an  ebenen 
Flächen. 

Von  Vorrichtungen  zur  Erzeugung  von  polarisirten  Strahlen  be- 
sprechen wir  den  Nörremberg' sehen  Polarisationsapparat,  das  Nicol'- 
sche  Prisma  (auch  kurz  Nicol  genannt)  und  die  Turmalinplatte. 

1.    Polarisation  durch  Reflexion  und  Brechung  an 

ebenen  Glasflächen. 

Princip.  Wird  ein  Lichtstrahl  ab  (Fig.  192)  von  einer  ebenen 
Fläche  Ai  eines  durchsichtigen  Körpers  unter  einem  für  jeden  Körper 
bestimmten  Winkel  P,  dem  Polarisationswinkel ,  reflectirt,  so  ist  der 
reflectirte  Strahl  vollkommen  polarisirt.  Die  Einfalls- resp.  Reflexions- 
ebene des  Spiegels  Ä,  also  in  unserem  Falle  die  Ebene  der  Zeichnung, 
heisst  die  Polarisationsebene  des  reflectirten  Strahles. 

Die  Schwingungen  des  Lichtstrahles  erfolgen  nach  der  elastischen 
Theorie  von  Neumann  und  seinen  Schülern  in  der  Polarisationsebene, 
nach  der  von  Freshel  senkrecht  zu  der  Polarisationsebene.    Nach  der 
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jetzt  allgemem  angenommenen  elektromagnetiaclien  Licbttheorie  erfolgt 
die  elektriBche  Zostandsänderung  (vergl.  S.  216)  senkrecht  zur  Polari- 
sationsebese ,  die  damit  verbandene  magnetische  Äendemng  in  der- 
selben. 

Bezeichnet  n  den  Brecbnogsindex ,  so  ist  der  Polarisationswinkel 
bestimmt  durch  n  ^^  tgP.     Für  Glas  ist  P  ^  circa  53". 

Der  dorch  die  ebene  Fläche  hindnrcbgehende  gebrochene  Strahl 
ist  gleichfalls  polarisirt,  aber  nicht  Tollkommen,  er  enthält  einen  Ueber- 
scbiUB  Ton  Strahlen,  deren  Polarisationsebene  senkrecht  steht  zn  der- 
jenigen der  reäectirten  Strahlen,    daneben    aber   auch    solche,  deren 

Fig.  191. 


PolarisationBebene  die  gleiche  Lage  hat,  wie  diejenige  des  reflecÜrten. 
Lässt  man  den  Strahl  durch  eine  ganze  Reihe  auf  einander  gelegter 
Platten,  einen  sogenannten  Plattensatz,  gehen,  so  wird  der  letztere 
AntheU  immer  kleiner;  das  aus  dem  Platteneatze  austretende  Licht  ist 
fast  Tollkommen  polarisirt,  seine  Polarisation sebene  steht  senkrecht,  zur 
£infallseben  e. 

Apparat.     Der  Nörremberg'ecbe  Polarisationsapparat  besteht 
ans  einer  ebenen  Glasplatte  ^i.A|  (Fig.  191),  die  um  eine  horizontale 
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Axe  drehbar  ist,  und  einer  schwarzen  Glasplatte  A^A^^  die  ebenfalls 
um  eine  horizontale,  aber  auch  um  eine  yerticale  Axe  um  einen  an 
einem  horizontalen  Kreise  messbaren  Winkel  gedreht  werden  kann. 
Den  Aufsatz  mit  der  Platte  A^^  kann  man  auch  durch  einen  Aufsatz 
mit  einem  Glasplattensatz  ersetzen. 

nebung  1.  1)  Man  stellt  den  Spiegel  A^A^  so,  dass  der  ein- 
fallende Strahl' ab  einen  Winkel  von  53^  mit  der  Spiegelnormale  bildet. 

2)  Man  stellt  den  Spiegel  A^  A^  so ,  dass  seine  Ebene  parallel  der 
des  unteren  A^Ai  steht  (Fig.  192),.  dann  wird  das  von  A^Ai  reflectirte 
Licht  auch  von  A^A^  reflectirt.  Blickt  man  auf  die  Platte  Jl2  ^2«  ^^ 
erscheint  demnach  das  Gesichtsfeld  hell. 

3)  Man  dreht  A^A^  um  90^  so  dass  er  die  Stellung  in  der  Fig.  191 
erhält,  dann  erscheint  das  Gesichtsfeld  dunkel. 

4)  Man  dreht  um  180^  dann  wird  es  wieder  hell.  Dreht  man  um 
270^,  dann  wird  es  wieder  dunkel. 

Bemerkung.  Die  Lage  der  Spiegelnormalen  N^c  auf  A^A^ 
(Fig.  191)  ändert  sich  bei  der  Drehung  nicht  gegen  den  einfallenden 
Strahl,  sondern  nur  die  Lage  der  Einfallsebene  auf  A^  A^,  die  durch  ch 
und  die  Normale  N2C  gelegt  ist,  gegen  die  Einfallsebene  auf  AiAi^  die 
durch  c  h  und  Ni  h  gelegt  ist. 

Sind  die  beiden  Einfallsebenen  einander  parallel,  so  findet  Reflexion    , 
am  oberen  Spiegel  statt,  stehen  dieselben  senkrecht  zu  einander,  so  findet 
keine  Reflexion  statt;  durch  die  erste  Reflexion  hat  das  Licht  also  eine 
Seitlichkeit  in  Bezug  auf  die  Einfallsebene  auf  Ai  Ai  erhalten ,  es  ist 
polarisirt. 

Statt  dass  man  den  Lichtstrahl  ah  (Fig.  191)  nach  oben  reflectiren 
lässt,  kann  man  auch,  was  meist  bequemer  ist,  einen  Strahl  Ui  b  von  Ai  Ai 
nach  unten  reflectiren  lassen;  er  fällt  dann  auf  einen  horizontalen 
Spiegel  e  und  wird  von  diesem  vertical  nach  oben  reflectirt.  Er  verhält 
sich  nach  dem  Durchgang  durch  den  Spiegel  ^i-4i  beim  Auftreffen  auf 
den  Spiegel  A2A2  gerade  wie  der  Strahl  ah  nach  seiner  Reflexion. 

Man  nennt  den  Spiegel  Ay  Ai  die  polarisirende  Vorrichtung,  den 
Polarisator,  ^4.2 -^2  die  analysirende  Vorrichtung,  den  Analysator. 

Wird  ein  auf  den  Analysator  fallender  Lichtstrahl  beim  Drehen 
desselben  ausgelöscht,  so  ist  er  polarisirt,  und  seine  Polarisationsebene 
steht  senkrecht  zu  der  Polarisationsebene,  d.  h.  der  Einfallsebene  des 
Analysators;  wird  er  theilweise  ausgelöscht,  und  zwar  bei  verschiedenen 
Lagen  des  Analysators  verschieden  stark,  so  ist  er  theilweise  polarisirt. 

Uebung  2.  1)  Man  ersetzt  die  Platte  A1A2  durch  einen  Glas- 
plattensatz und  blickt  von  oben  durch  denselben  nach  Ai  Ai, 

2)  Man  dreht  den  Plattensatz;  man  erhält  ein  Maximum  der 
Dunkelheit,  wenn  seine  Einfallsebene  mit  der  von  Ai  Ai  zusammenfällt, 
ein  Maximum  der  Helligkeit,  wenn  sie  auf  derselben  senkrecht  steht. 

Die  Polarisationsebene  des  Plattensatzes  steht  also  senkrecht  zu 
der  Einfallsebene  desselben. 
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2.    Polarisation  durch  Doppelbrechung. 

Einleitung.  Fällt  auf  einen  von  einer  ebenen  Fläche  begrenzten 
Körper  ein  Lichtstrahl,  so  können  zwei  Fälle  eintreten. 

1.  Aus  dem  einfallenden  Strahl  entsteht  nur  ein  gebrochener 
Strahl. 

Körper,  die  sich  so  verhalten,  heissen  einfach  breehende.  Dahin 
gehören  alle  amorphen  Körper,  so  lange  keine  Spannungen  im  Inneren 
derselben  vorhanden  sind  (Gase,  Flüssigkeiten,  Glas),  sowie  die  Krystalle 
des  regulären  Systemes. 

2.  Aus  dem  einfallenden  Strahl  entstehen  zwei  gebrochene  Strahlen. 
Körper  (Fig.  193),  die  sich  so  verhalten,  heissen  doppelbrechende. 
Dahin  gehören  amorphe  Körper,  falls  in  ihnen  Spannungen  vorhanden 
sind  (gekühltes  und  gepresstes  Glas) ;  femer  alle  Krystalle ,  die  nicht 
dem  regulären  System  angehören.  Wir  behandeln  nur  die  Erschei- 
nungen an  Krystallen;  hier  sind  wieder  zwei  Fälle  zu  unterscheiden: 

a)  Von  den  beiden  entstehenden  Strahlen  gehorcht  der  eine  stets 
dem  Sneir sehen  Brechungsgesetz,  für  ihn  ist  der  Brechungsindex  eine 
Constante,  man  nennt  ihn  daher  den  ordentlichen  oder  ordinären 
Strahl;  für  den  zweiten  Strahl  ist  dies  nicht  der  Fall,  man  nennt  ihn 
den  ausserordentlichen  oder  extraordinären  Strahl. 

Hierher  gehören  die  Krystalle  des  quadratischen  und  des  hexa- 
gonalen  Systemes,  also  der  Systeme  mit  einer  ausgezeichneten  Axe. 
Die  krystallographische  Hauptaxe  ist  auch  in  optischer  Hinsicht  aus- 
gezeichnet. 

Man  nennt  diese  Krystalle  optisch  einaxige. 

b)  Von  den  beiden  entstehenden  Strahlen  gehorcht  keiner  dem 
Sneir sehen  Brechungsgesetze,  für  beide  ändert  sich  je  nach  der  Lage 
der  einfallenden  Strahlen  der  Brechungsindex.  Die  hierher  gehörigen 
Körper  krystallisiren  im  rhombischen,  monoklinen  und  triklinen  System. 
Da  bei  ihnen  zwei  Bichtungen  in  optischer  Hinsicht  ausgezeichnet  sind, 
heissen  sie  optisch  zweiaxige. 

Bei  den  optisch  einaxigen  unterscheidet  man  wieder  zwischen 
positiven  und  negativen  Krystallen.  Bei  den  positiven  ist  die  Fort- 
pflanzungsgeschwindigkeit der  ordinären  Strahlen  grösser  als  die  der 
extraordinären,  bei  den  negativen  ist  erstere  kleiner  als  die  letztere. 
Eine  ähnliche  Unterscheidung  macht  man  auch  bei  den  optisch  zwei- 
axigen  Krystallen,  die  wir  hier  aber  nur  erwähnen. 

Trifft  ein  Strahl  in  einem  Punkte  Ä  auf  eine  ebene  Krystallfläche 
eines  optisch  einaxigen  Krystalles,  errichtet  man  in  A  das  Einfallsloth 
AE,  und  zeichnet  die  durch  A  gehende  Hauptaxe  des  Krystalles  AB, 
so  heisst  die  Ebene,  die  durch  AE  und  AB  geht,  d.  h.  die  Ebene,  in 
der  die  Hauptaxe  und  das  Einfallsloth  liegen,  der  Hauptschnitt.  Die 
Polarisationsebene  des  ordinären  Strahles  liegt  parallel,  die  des  extra- 
ordinären senkrecht  zu  dem  Hauptschnitt. 
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a)  Doppelbrechung  im  Kalkspath. 

Uebimg.  1)  Man  ersetzt  die  Glasplatte  -li-li  des  Nor  rem - 
berg' sehen  Apparates,  Fig.  191,  durch  einen  belegten  Spiegel  n,  legt 
auf  den  Ring  B  ein  Messingblech  M  mit  einer  2  bis  3  mm  weiten 
runden  Oeffnung  und  auf  dasselbe  ein  Stück  durchscheinenden  weissen 
Papiers  oder  ein  Stftck  Beinglas. 

2)  Man  dreht  den  Spiegel  A^A^  mit  der  Fassung  um  seine  Axe, 
das  Bild  der  weissen  Oefifnung  bleibt  stets  gleich  hell.  Das  dififus  durch 
das  Papier  gehende  Licht  ist  unpolarisirt. 

3)  Man  nimmt  den  Spiegel  A^A^  fort  und  blickt  gerade  von  oben 
auf  die  Oeffnung  in  M. 

4)  Man  legt  auf  M  eine  dicke  Glasplatte.  Man  erhält  nur  ein 
Bild.  Man  dreht  das  Glasstück,  die  Lage  des  Bildes  und  seine  Hellig- 
keit bleiben  tingeändert. 

5)  Man  legt  auf  M  ein  Spaltungsstück  eines  Ealkspathes.  Man 
sieht  zwei  Bilder  der  Oeffnung  in  M\  der  Kalkspath  bricht  doppelt, 
man  nennt  den  Kalkspath  daher  auch  Doppelspath. 

6)  Man  dreht  den  Kalkspath  um  seine  Axe,  das  eine  Bild  ändert 
seine  Lage  nicht,  es  ist  das  ordinäre,  das  andere  ändert  seine  Lage, 
es  bewegt  sich  in  einem  Kreise  um  das  ordinäre,  es  ist  das  extra- 
ordinäre. 

7)  Man  setzt  den  Analysator  A2A2  wieder  ein.  Man  dreht  den- 
selben. Die  Helligkeit  der  beiden  Bilder  wechselt  von  Dunkelheit  zu 
einem  Helligkeitsmaximum.  Der  extraordinäre  und  der  ordinäre  Strahl 
sind  polarisirt.  Ist  das  ordinäre  Bild  dunkel,  so  zeigt  das  extraordinäre 
ein  Maximum  der  Helligkeit  und  umgekehrt.  —  Die  Lagen  der  Polari- 
sationsebenen,  bei  denen  für  das  extraordinäre  und  das  ordinäre  Bild 
Dunkelheit  eintritt,  sind  um  90®  verschieden.  Die  Polarisationsebenen 
der  beiden  Strahlen  liegen  also  senkrecht  zu  einander. 

8)  Man  bestimmt  die  Lage  der  Polarisationsebene  des  ordinären 
und  extraordinären  Strahles  im  Yerhältniss  zu  dem  Krystall.  Der 
ordinäre  Strahl  ist  parallel,  der  extraordinäre  senkrecht  zum  Haupt- 
schnitt polarisirt. 

b)  Das  Nicol'sche  Prisma. 

Apparat.  Von  einem  Spaltungsstück  eines  Kalkspathes  AB' CD 
(Fig.  194 1,  a.  f.  S.)  werden  zunächst  Stücke  BB'B  und  G  G'B  abgeschliffen, 
das  übrig  bleibende  Stück  wird  in  der  in  der  Fig.  194 II  angegebenen 
Weise  längs  HH'  zerschnitten.  Die  beiden  Hälften  kittet  man  mit 
Canadabalsam  zusammen.  Der  einfallende  Strahl  ah  zerfallt  in  den 
ordentlichen  bc  .  .  .,  der  wegen  seines  hohen  Brechungsindex  an  der 
Fläche  H^  nach  cd  total  reflectirt  und  dadurch  aus  dem  Gesichtsfelde 
entfernt  wird,  und  den  ausserordentlichen  hc*  .♦.  .,  der  weitergeht  und 


1  der  Richtung  d'e  anatritt.    Diese  Yorrichtang  heisst  dae  Nicol'sche 

'riama  oder  das  NtcoL     Von  oben  gesehen  hat  ein  Nicol  die  Gestalt 

Fig.  lS»i. 


wie  Fig.  195.  PP  ist  die  PolarisationB- 
ebene  des  durchgehenden  extraordinären 
Strahles. 

TTebang.      Man    entfernt    von    dem 

Nörremberg'schen  Apparat  den  Spiegel 

A^  Äi   und   ersetzt  ihn  dnrch  ein  Ntcol, 

das  man  dreht. 

Steht  PP  der  Einfall sebene  des  unteren  Spiegels 

Ai  Aj   parallel,  so  ist  das  Gesichtsfeld  hell;  steht 

PP  senkrecht  zu  derselben,  so  ist  es  dunkel. 

c)   Die  Turmalinzange. 

Princip.    Fällt  ein  Lichtstrahl  auf  eine  Platte 

von  Tunnalin,  welche  sO  geschnitten  ist,  dass  die 

optische  Axe  des  Krystalles  den  Begrenzungsfiäcben 

parallel  liegt,  so  läsat  diese  niir  geradlinig  polari- 

sirt«s  Licht  durch,  dessen    Polarisationsebene  der 

optischen  Ase  parallel  ist;  das  senkrecht  zur  opti- 

Axe  polarisirte  wird  im  Krystall  absorbirt; 

wiemansagt,pleochroitisch^).  Legt 

daher  zwei  Turmalinplatten  auf  einander,  so 

wirken    sie   wie  Polarisator    und    Analysator,   sie 

lassen  kein  Licht  durch,  wenn  die  optischen  Azen 

beider  Platten  gekreuzt  sind,  das  Maximum  der 

Helligkeit  tritt  ein,  wenn  beide  einander  parallel 

i. 

Apparat.      Man  fasst   zwei  in  Eorkscheibeu 
gelegte  Turmalinplatten  (Fig.  196)  in  Metall- 

1   solcben   Pleochroismus  zeigeo   tehr  viele 
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rimge,  Teiche  mittelst  einer  zangenartigen  Vorrichtung  federnd  gegen 
einander  gedrückt  werden:  Turmalinzange;  der  eine  Tnrmalin  ist 
der  Folarisator,  der  andere  der  Analysator. 

TTebung.  Man  ersetzt  in  dem  Nörremberg'schen  Apparat  den 
oberen  Spiegel  durch  eine  horizontale  Tnrmalinplatte :  das  OesichtB- 
feld  wird  hell,  wenn  die  optische  Ase  parallel  zur  Einfallsebene  des 
nuteren  Spiegels  steht. 

3.    Isochromatische  Curven. 

Princip.  Bringt  man  zwischen  zwei  polarisirende  Yorrichtnngen 
Platten  aas  doppelbrechenden  Substanzen,  so  erschemen  sie  im  parallelen 
Licht  unter  gewissen  Umstünden  gleichmässig  geiärbt,  im  convergenten 
Licht  treten  in  ihnen  aber  Gurren  auf,  die  an  allen  Stellen  eine  gleiche 
Färbung  zeigen,  sogenannte  ieochromatische  Curven,  deren  Gestalt  nnd 
Fig.  I»7.  Fig.  198. 


Helligkeitsverth eilung  von  den  optischen  Eigenschaften  des  Krjstalles, 
aus  dem  die  Platte  geschnitten  ist,  abhängt,  sowie  von  der  Lage,  die 
dieselbe  gegen  die  Äxen  des  Krystalles  hat. 

TTebung.     Beobachten  der  isochromatischen  Curven. 

Man  schaltet  zwischen  den  Polarisator  nnd  Analysator,  z.  B.  der 
Turmalinzange,  in  verschiedener  Weise  geschnittene  Erjstallplatten  ein, 
so  z.  B.  senkrecht  zu  der  Axe  geschnittene  Ealkspathplatten,  und  be- 
trachtet dieselben.  Sie  zeigen  zwischen  gekreuzten  polarisirenden 
Vorrichtungen  die  Erscheinung  Fig.  197,  zwischen  parallelen  di^enige 
Fig.  198. 

4.  Bestimmung  des  Vorzeichens  der  Doppelbrechung 
eines  optisch  einaxigen  Krystalles. 
Princip.     Legt  man  eine  senkrecht  zur  Axe  geschnittene  Platt« 
eines  optisch  einaxigen  Krystalles  zwischen  die  gekrenzten  Nicols  eines 
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PolarisationaapparateB ,  so  dass  die  Encheinung  Fig.  197  auftritt,  and 
auf  dieselbe  eine  Glimm  erplatte ,  in  der  die  beiden  Benlnrecht  zu  ein- 
ander polarieirten  Strahlen  einen  Gang  unterschied  von  '/<  k  erfahren, 
eine  sogenannte  Yiertel-Undulationsplatte ,  eo  dass  ihre  Äxenebene,  die 
dem  Pfeil  in  der  Fig.  199  entspricht,  um  iÖ"  gegen  die  PolariBstious- 
ebene  der  beiden  Nicola  geneigt  ist,  so  ändert  sich  bei  positiven  Kry- 
Btallen  das  Bild  der  isochromatischen  Curven  (Fig.  197)  in  dasjenige, 
wie  es  Fig.  199b  zeigt,  bei  den  negativen  in  das,  wie  es  Fig.  199a 
darstellt. 

Hebung.     1)  Man  legt  auf  eine  senkrecht  zur  Aze  geschliffene 
Elalkspathpistte  eine  Glimmerplatte  von  '/^  A  und  beide  zusammen  in 


den  N6rremberg' sehen  Apparat;  man  dreht  die  Glimmerplatte,  bi» 
eine  der  Fig.  199  a  entsprechende  Erscheinung  eintritt. 

2)  Man  bezeichnet  die  Richtung  auf  dem  Glimm erblSttchen,  in  der 
die  Kinge  ans  einander  weichen,  d.  h.  auf  der  die  beiden  schwarzen 
Fnukte  liegen,  durch  eine  Linie;  diese  Richtung  ist  die  Äxenebene  des 
Glimmers. 

3)  Man  nimmt  den  Ealkspath  fort  und  legt  den  zu  untersuchenden 
Kryetall  ein  und  bestimmt  nach  der  oben  gegebenen  Regel  das  Vorzeichen. 

Der  Versuch  wird  auch  mit  einem  positiven  Krystall  angestellt 
(Fig.  199  b). 


IX.   Drehung  der  Pölarisationsebene. 

Gebraucht  wird;  Cylindriscbe  Glasröhre  mit  abgeschlififenen  Enden; 
Verscblussplatten  und  -kappen,  Pifi:.  203;  Maasskölbcben  (50  cbcm  Gehalt); 
kleinere  Waage  mit  Gewichtssatz;  Bohrzucker,  Weinsäure,  Terpentinöl. 

Mitscherlich's  Polarisationsapparat  mit  Bohre  und  verschiedenen 
Quarzplatten  1,5  und  3  mm  dick  (senkrecht  zur  Axe  geschnitten) ;  Halter  für 
die  Bohren,  Halter  für  die  Platten,  Fig.  201;  Bunsenbrenner  auf  Stativ  mit 
Schlauch;  zwei  durchlöcherte  Platinlöffel;  Stativ  für  die  Platinlöffel;  Chlor- 
natrium und  Ghlorlithium;  Dickenmesser;  Glasplatte;  Terpentinöl;  Alkohol; 
Pyknometer;  feine  Waage  mit  Gewichtssatz;  Spectralapparat ;  Gaslampe. 

Lip  pich 'scher  Apparat  und  Laurent*  scher  Apparat  mit  Brenner. 

Apparat  von  Wild  mit  Beleuchtungslampe;  Savar tische  Doppelplatte; 
Nörremberg' sches  Polariskop. 

Apparat  von  Soleil-V.entzke*). 

Einleitung.  Löscht  man  einen  durch  einen  Polarisator  polari- 
sirten,  homogenen  Lichtstrahl,  z.  B.  von  Natriumlicht,  durch  einen 
Analysator,  etwa  ein  Nie oT sches  Prisma  aus  und  stellt  zwischen 
Analysator  und  Polarisator  eine  Glasplatte  oder  einen  Trog  mit  Wasser, 
so  bleibt  das  Gesichtsfeld  dunkel.  Ersetzt  man  diese  Körper  durch 
eine  senkrecht  zur  optischen  Axe  geschnittene  Quarzplatte  oder  eine 
an  den  beiden  Enden  durch  ebene  Glasplatten  verschlossene  Bohre  voll 
Zuckerlösung,  so  wird  das  Gesichtsfeld  hell.  Dreht  man  das  analysirende 
Nicol  um  einen  bestimmten  Winkel,  so  erhält  man  wieder  Dunkelheit. 
Die  Polarisationsebene  des  einfallenden  Lichtes  hat  eine  Drehung  erfahren, 
und  zwar  nach  rechts  oder  links,  je  nachdem  das  analysirende  Nicol 
nach  rechts  oder  links  gedreht  werden  muss,  um  wieder  Dunkelheit  zu 
erzielen. 

Körper,  die  in  dieser  Weise  auf  das  Licht  wirken,  heissen  die 
Polarisationsebene  drehende  oder  optisch  active,  und  zwar 
rechtsdrehende  (dextrogyre)  und  linksdrehende  (laevogyre),  was 
durch  'S-  und  tT  oder  durch  +  und  —  angedeutet  wird ;  das  positive 


*)  Nach  allen  Methoden,  mit  Ausnahme  der  letzterwähnten,  sind  die 
Drehungen  einer  Quarzplatte,  von  Terpentinöl  und  zwei  Zuckerlösungen  zu 
bestimmen. 

Wiedemann-Ebert,  Praktikam.  21 


322  Gesetze  der  Drehung  der 

Vorzeichen  entsprickt  einer  Rechts-,  das  negative  einer  Linksdrehung. 
Nicht  drehende  Körper  heissen  optisch  inactive. 

Feste  Körper  untersucht  man  als  planparallele  Platten,  Flüssig- 
keiten in  Röhren,  welche  an  beiden  Seiten  durch  planparallele  Glasplatten 
geschlossen  sind  (vgl.  Fig.  203). 

Die  Grösse  derDrehung  ist  direct  proportional  derDicke 
der  drehenden  Schicht,  sie  ist  abhängig  von  derWellenlänge 
des  untersuchten  Lichtes  und  nimmt  im  Allgemeinen  zu, 
wenn  die  Wellenlänge  abnimmt.  Man  bezeichnet  die  letztere 
Erscheinung  als  Rotationsdispersion  der  Polarisations- 
ebenen. 

Man  muss  stets  angeben,  für  Strahlen  von  welcher 
Wellenlänge  die  mitgetheilte  Drehung  gilt.  Meist  ist  dies 
für  das  Gelborange  der  D-Linie  der  Fall,  indem  man  eine 
Kochsalzflamme  als  Lichtquelle  zu  den  Messungen  ver- 
wendet. 

Die  Drehung  wächst  bei  den  meisten  gelösten  drehenden 
Substanzen  mit  der  Concentration. 

Man  nennt  die  Drehung  pro  Längeneinheit  (als  Längeneinheit 
wählt  man  1  dm  und  nicht  1  cm,  um  nicht  zu  kleine  Zahlen  zu  erhalten) 
das  Drehungsvermögen  und  bezeichnet  es  mit  n.  Das  Drehungs- 
vermögen für  einen  Lichtstrahl  von  derWellenlänge  A,  oder  eine  Spectral- 
linie  L  wird  durch  ax  oder  a^  bezeichnet. 

Ist  /J  die  für  eine  Länge  von  l  dm  beobachtete  Drehung,  so  ist : 


a 


} 


Das  Drehungsvermögen  ist  für  verschiedene  Modificationen 
derselben  Substanz  gleich  und  entgegengesetzt. 

Biot  hat  zuerst  darauf  hingewiesen,  dass  die  auf  die  Längen- 
einheit bezogenen  Drehungsvermögen  der  verschiedenen  Substanzen 
nicht  unter  einander  vergleichbar  sind.  Bringt  man  z.  B.  verschiedene 
Flüssigkeiten  in  dieselbe  Röhre,  so  wirken  in  Folge  der  verschiedenen 
Dichte  ganz  verschiedene  Massen  auf  den  Strahl  ein.  Man  berechnet 
daher  die  Wirkung,  welche  die  Körper  haben  würden,  wenn  sie  mit 
der  Dichte  1  vorhanden  wären,  d.  h.  wenn  sie  so  weit  verdünnt  wären, 
dass  1  cbcm  1  gr  enthalten  würde.  Man  dividirt  dazu  cf,  durch  die 
Dichte  d  und  nennt: 

T  =  t"^ 

das  specifische  Drehungsvermögen.  Wählen  wir  als  Einheit  der 
Dichte  die  des  Wassers  bei  4^0.,  so  ist  das  specifische  Drehungs- 
vermögen  diejenige  Drehung  der  Polarisationsebene,  welche 
von  1  gr  in  1  cbcm  vertheilter  Substanz  in  einer  Schicht  von 
1dm  hervorgebracht  wird. 
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Das  moleculare  Drehungsvermögen  ist  die  Drehung, 
welche  das  Moleculargewicht,  vertheilt  auf  1  cbcm,  in  einer 
Säule  von  der  Längeneinheit  1dm  hervorruft.  Man  erhält  das- 
selbe durch  Multiplication  von  [«]  mit  dem  Moleculargewicht  M.  Um 
zu  grosse  Zahlen  zu  vermeiden,  dividirt  man  noch  durch  100  und  setzt 
das  moleculare  Drehungsvermögen  [M]: 

[Jf]  =  iff  [a]/100. 

Gesetzmässigkeiten  zwischen  den  Drehungen  verschiedener  Sub- 
stanzen müssen  sich  auf  die  molecularen  Drehungsvermögen  beziehen. 

Auch  für  Lösungen  von  activen  Körpern  lässt  sich  ein  specifisches 
Drehungs vermögen  berechüen. 

Ist  die  Concentration  der  Lösung  von  activen  Substanzen  bestimmt 
durch  die  Anzahl  Gramme  c  activer  Substanz  in  100  cbcm,  so  enthält 
1  cbcm  c/100  gr ;  rufen  diese  ein  Drehungsvermögen  a  hervor,  so  würde, 
wenn  in  1  cbcm  1  gr  enthalten  wäre,  die  Drehung  sein : 

[a]  =  a  .  100/C; 

dies  ist  das  specifische  Drehungsvermögen  der  gelösten  Substanz. 

Der  Gehalt  der  Lösung  sei  nicht  in  dieser  Weise,  sondern  in  Ge- 
wichtsprocenten  angegeben,  und  zwar  seien  z.  B.  Pgr  activer  Substanz 
in  J^gr  Lösungsmittel  enthalten,  die  Lösung  habe  die  Dichte  d,  dann 
nehmen  (P  -|-  E)gT  Lösung  (P  -|-^)/dcbcm  ein,  und  Icbcm  enthält: 
d  .  P/(P  +  -K)gr  activer  Substanz.  Ruft  diese  Lösung  eine  Drehung 
um  a  Grad  hervor,  so  erzeugt  eine  Flüssigkeit,  die  in  1  cbcm  1  gr 
activer  Substanz  enthält,  eine  Drehung: 


["]=V(fI^^)=" 


P  +  E 
Pd 


Ist  2?  der  Procentgehalt  an  activer  Substanz,  g  =  100  —  p  die 
Menge  Lösungsmittel  in  100  Gewichtstheilen  Lösung,  so  ist  p  = 
100  .  P!(P  +  E),  also: 

100  100 

Kennt  man  [a]  für  irgend  eine  Substanz,  und  bestimmt  a  und  d 
für  eine  Lösung  derselben ,  so  kann  man  jp  berechnen.  Man  hat  eine 
Methode  zur  quantitativen  Analyse;  es  ist: 

100 

Bei  diesen  Entwickelungen  geht  man  von  der  Voraussetzung  aus, 
dass  bei  der  Lösung  einer  Substanz  die  drehenden  Theilchen  nur  aus 
einander  gerückt  werden,  and  zwar  um  so  mehr,  je  verdünnter  die 
Lösung  ist,  dass  aber  das  Drehungsvermögen  eines  jeden  einzelnen 
derselben  nicht  verändert  wird.     Diese  Annahme  ist  nur  angenähert 

21* 
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richtig.  Zn  praktischen  Zwecken  entwirft  man  daher  Tabellen,  welche 
die  zusammen  gehörigen  Werthe  von  j)  und  [«]  geben ,  oder  man  stellt 
Interpolationsformeln  aaf. 

1.    Der  Mitacherlich'aclie  Apparat. 

Apparat.     Der  Mitecherlich'sche  Apparat  (Fig.  200)  besteht 
atis  einem  polarisirenden  Nicol  a ,  welches  das  von  einer  Lichtquelle 
kommende    Licht    polarisirt.      Das- 
'^'        '  selbe  geht  durch  eine  Sammellinse  J, 

vgl.  die  untere  Figur,  welche  seine 
Strahlen  parallel  macht,  dann  durch 
den  zu  untersuchenden  Körper  und 
endlich  durch  dfts  analyairende 
Nicol  b,  das  entweder  mit  einem 
Kreise  fest  verbunden  ist,  mit  dem 
es  sich  gegen  einen  feststehenden 
Nouiua  dreht,  oder  das,  wie  in 
Fig.  200,  mit  einem  Nonius  versehen 
ist,  der  sich  über  einem  Kreise  dreht. 
Zwischen  den  beiden  Kicols  lässt 
sich  ein  kleines  Metalltischchen 
(Fig.  201)  aufstellen,  auf  welchem 
durch  die  Federn  mundnundanatoge 
auf  der  Rückseite  Platten  q  fest- 
'  gehalten  werden  können. 

L   Versuche  mit  Quarzptatten. 

a)  Mit  homogenem  Natrinmlicht. 
I    »  Uebung.     1)  Man  stellt  vor  a 

I  3.^^    I    eine    Natriumflamme,    welche     der 

A  D-Linie  des  Sonnenspectruroa  ent- 
sprechendes Licht  liefert. 
2)  Man  dreht  den  Analysator,     Bei  einer  Drehung  um  360  Grad 
tritt  zweimal  Dunkelheit  ein.     Dann  sind  die  NJcols  gekreuzt     (Man 
pjg_  201.  überzeugt  sich,  dass  in  diesen  Fällen  die  Längs- 

,     j|  diagonalen  PP   ihrer  Querschnitte    senkrecht  xa 

t^Uk  -  einander  stehen.) 

I^VI  3)  Man  schaltet  zwischen  die  gekreuzten  Nicols, 

HI^HH^    also  wenn  das  Gesichtsfeld  dunkel  ist,  eine  Glas- 
^^(P^9^       platte  ein;  das  Gesichtsfeld  bleibt  dunkel. 
^^^^•.^r  4J  Man   stellt  zwischen  die  gekreuzten  Nicols 

eine  senkrecht  zurAxe  geschnittene  Qnarzpjatte  y  so,  dass  sie  senkrecht 
zu  der  Verbindungslinie  der  beiden  Nicols  steht.  Das  Gesichtsfeld 
wird  heU. 
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5)  Man  dreht  das  Nicol  nach  rechts  oder  links  und  beobachtet, 
wo  zuerst  Dunkelheit  eintritt.  Danach  bestimmt  sich,  wenn  man 
hinlänglich  dünne  Platten  anwendet,  ob  der  Körper  rechts-  oder  links- 
drehend ist. 

6)  Man  liest  die  Stellung  ab  bei  Dunkelheit  ohne  Platte  ^)     a, 

dasselbe  geschieht  mit  Platte b, 

Grösse  der  Drehung  z^i zij  =  b  —  a. 

Man  misst  die  Dicke  der  Platte  mit  dem  Mikrometer     Zdm. 
Man  führt  dasselbe  für  eine  nmal  so  dicke 

Platte  aus,  die  Drehung  ist    .     .     .     ^n  =  n(h  —  ä). 

Die  Drehung  wächst  proportional  der  Dicke  der  Schicht.  Das 
Drehungsvermögen  «d  der  Quarzplatte  ist  also  «^  =  (^  "^  «)/?• 

7)  Man  bestimmt  «'d  für  eine  der  ersten  entgegengesetzt  drehende 
Quarzplatte;  es  ist  «'d  =  «d. 

b)  Mit  homogenem  Lithiumlicht. 

1)  Man  bringt  in  die  Flamme  des  Bunsenbrenners  Ghlorlithium 
und  absorbirt  die  gelben  Strahlen  des  stets  vorhandenen  Natriums 
durch  ein  rothes  Glas  und  verfahrt  wie  oben,  dadurch  finden  wir  «i,-. 

Es  ist:  «i,-  <  «D. 

Die  Drehung  ist  für  die  verschiedenen  Farben  verschieden. 

Beispiel:  Für  Na-Licht  l^  =  0,015  dm;  a^  =  5^  ftj  =  38^;  ^i  =  ftj 
—  Ol  =  33^  I2  =  0,030  dm ;  ag  =  5<>,  ^2  =  71®;  ^a '=  ^2  —  «a  —  06®  =  2 
(61  —  ai)  .  «p  =  33/0,015  =  2200®  für  1  dm  Dicke,  aj,  =  22®  (für  1  mm 
Dicke  genauer  Werth  21,67). 

Für  Li-Licht  Z  =  0,015  dm:  a  =  5®,  5  =  29®,  J  =  24®,  te^^  =  16»  für 
1  mm  Dicke. 

c)  Mit  weissem  Licht. 

1)  Man  stellt  vor  a  eine  leuchtende  Gasflamme. 

2)  Man  stellt  das  analysirende  Nicol  so,  dass  das  Gesichtsfeld 
möglichst  dunkel  erscheint.     Stellung  a, 

3)  Man  schaltet  einen  rechtsdrehenden  Quarz  ein  und  dreht  das 
analysirende  Nicol  nach  rechts.  Das  Gesichtsfeld  wird  nicht  voll- 
kommen dunkel,  sondern  es  erscheint  der  Reihe  nach  grünblau,  blau- 
roth  (purpur),  orange,  roth.  Bei  dem  Auftreten  der  blaurothen  Farbe 
(der  sog.  Uebergangsfarbe,  empfindlichen  Farbe  steinte  de  passage") 
ist  das  Gesichtsfeld  am  dunkelsten  und  der  Wechsel  der  Nuancen  beim 
Drehen  des  Nicols  nach  rechts  und  links  sehr  bedeutend;  dreht  man 
nach  der  Nulllage,  so  wird  die  Farbe  blau,  dreht  man  nach  der  anderen 
Seite,  so  wird  sie  roth.  Die  Drehung  für  die  Uebergangsfarbe  wird 
mit  oCj  {Kjaune)  bezeichnet. 


^)  Alle  diese  Einstellungen  werden  mehrfach  wiederholt  und  zwar  so, 
dasB  man  gleich  oft  von  der  einen  und  der  anderen  Seite  von  Hell  zu  Dunkel 
übergeht;  das  Mittel  aller  Ablesungen  wird  genommen  und  den  Rechnungen 
zu  Grunde  gelegt. 
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4)  Man  liest  die  Stellung  des  Analysators  für  die  Stellung,  bei  der 
das  Gesichtsfeld  blauroth  ist,  ab:  bj. 

Es  ist  Uj  =  hi  —  a  grösser  als  «!>  =  5  —  a  für  die  D-Linie. 

Bemerkung.  Der  Farben  Wechsel  erklärt  sich  aus  der  Dispersion 
der  Polarisationsebene.  Für  die  verschiedenen  Farben  ist  die  Lage 
derselben  nach  dem  Durchgang  der  Strahlen  durch  die  drehende  Sub- 
stanz verschieden.  Ist  sie  z.  B.  ursprünglich  a,  so  ist  sie  nach  dem 
Durchgange  durch  eine  rechtsdrehende  Substanz  für  die  rothen  Strahlen 
rtj  für  die  gelben  gg^  für  die  blauen  hh  (vgl.  Fig.  202),  also  wird  bei 
einer  bestimmten  Lage  des  Analysators  h'V  von  allen  im  Weiss  ent- 
haltenen Farben  nur  eine,  z.  B.  das  Blau  bb,  vollkommen  ausgelöscht; 
die  anderen  mehr  oder  weniger  ausgelöschten  liefern  eine  Mischfarbe, 

welche  zu  der  ausgelöschten  complementär  ist. 
Am  dunkelsten  ist  das  Gesichtsfeld,  wenn  der 
hellste  Theil  des  Spectrums,  das  Gelb,  ausgelöscht 
ist.  Das  Gesichtsfeld  erscheint  in  dem  oben 
erwähnten  eigenthümlichen  blaurothen  Ton  der 
„Uebergangsfarbe".  Bei  kleinen  Drehungen  aus 
dieser  Lage  treten  die  lebhaftesten  Farben- 
wechsel auf;  denn  dreht  man  das  Nicol  nach 
der  Seite,  wo  das  Blau  ausgelöscht  wird,  also 
von  der  Nullläge  fort,  so  muss  das  Gesichtsfeld 
roth,  dreht  man  es  zu  der  Nulllage  hin,  so  muss 
es  blau  erscheinen. 
Da  (h  —  a)  =  «2)  dem  Orange,  (bi  —  o)  =  o^j  dem  Gelb  ent- 
spricht, so  muss,  da  das  Gelb  stärker  gedreht  wird  als  das  Orange, 
f^j  >  «D  sein.     Bei  dem  Zucker  z.  B.  ist  «y  :  «i)  =  1,13. 


Fig.  202. 


IL   Versuche  mit  ungemischten  Flüssigkeiten. 

Zu  allen  Versuchen  mit  flüssigen,  drehenden  Substanzen  dienen 
Rohre  (Fig.  203).  Auf  die  an  beiden  Enden  eben  und  genau  senkrecht 
zu  ihrer  Axe  abgeschliffene  Glasröhre  Ä  sind  Messingfassungen  mi,  ^2 

Fig.  203.  ni 


mit  Gewinden  aufgekittet;  über  dieselben  schraubt  man  Ueberfangs- 
schrauben  %  n2,  welche  die  Glasplatten  gi  und  ^2  g^g^^  ^^  abgeschliffenen 
Enden  schwach  andrücken. 

Uebung.  1)  Man  reinigt  das  Rohr,  legt  die  Platte  gi  auf  und 
schraubt  n^  über  m^ ,  dann  stellt  man  das  Rohr  vertical,  füllt  dasselbe 
mit  Flüssigkeit,  bis  eine  Kuppe  vorhanden  ist,  und  legt  die  zweite  Glas- 
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platte  g^  oben  auf,  so  dass  keine  Luftblase  bleibt;  dann  schraubt  man 
n^  über  m^  und  wischt  sorgfaltig  Glasplatten  und  Röhre  ab. 

2)  Man  legt  die  Röhre  in  den  Apparat  ein  und  wartet,  bis  sich 
die  Temperatur  in  demselben  ausgeglichen  hat,  weil  sonst  das  Bild 
verwaschen  erscheint. 

3)  Man  liest  ab  für  homogenes  gelbes  Licht: 

Lage  des  analysirenden  Nicols  ohne  Röhre a  ^). 

Länge  der  Röhre Zdm. 

Dann  ist  das  Drehungsvermögen       ....      aj)  =  (b  —  a)ß. 

4)  Man  bestimmt  mit  dem  Pyknometer  die  Dichte ....       d, 

Beispiel:  Terpentinöl.  1)  a  =  1®;  2)  &  =  65  nach  rechts.  &  — a=64. 
l  =  2dm;  ccjy=  32.  3)  d  =  0,87.  [a]_p  =  37.  Das  moleculare  Drehungsver- 
mögen der  hier  verwendeten  Terpentinölsorte  ist  also,  da  für  OioH]qM  =  136 
ist,  37,0  X  136/100  =  50. 

IIL     Versuche  mit  Lösungen. 

Uebung.  1)  Man  stellt  die  Zuckerlösungen  folgendermaassen 
her.  In  einer  50  cbcm  -  Flasche  werden  5gr  resp.  10  gr  Zucker  ab- 
gewogen, darauf  Wasser  zugesetzt  und  nach  dem  Lösen  bis  zur  Marke 
aufgefüllt,  dann  hat  man  Lösungen,  die  10  und  20 gr  in  100 cbcm 
enthalten,  oder  100  und  200  gi*  im  Liter.  Bei  anderen  Concentrationen 
verfahrt  man  analog. 

2)  Man  bestimmt  die  Drehungen  für  die  beiden  Lösungen. 

3)  Man  bestimmt  die  Dichten  für  dieselben. 

Berechnung.  Mit  der  Zuckerlösung  von  10  gr  Gehalt  in 
100  cbcm  ermittelt  man  [aj^  und  mit  diesem  Werthe  von  [«Jd  berechnet 
man  für  die  Lösung  mit  20  gr  den  Procentgehalt  p, 

Beispiel.  Eine  Zuckerlösung,  die  c=  10  gr  Zucker  in  100  cbcm  enthielt, 
gab  bei  einer  Bohrlänge  von  2  dm  die  Drehung  13,3^,  also  ist  «  =  V2  13,3 
und  [«]d  =  13,3  X  100/(2  X  10)  =  66,5. 

Eine  andere  Lösung  d  =  1,07  ergab  bei  i  =  2  dm,  «j  =  Vj  26,5®.  Der 
Procentgehalt  dieser  Lösung  war  also  p  =  26,5  X  100/(2  X  66,5  X  1,07) 
=  18,6  und  c  =  20  Proc. 

Das  moleculare  Drehungsvermögen  des  Zuckers  OiaH320ii  (M  =  342) 
ist:  66,5  X  342/100  =  227. 

2.    Lippich'scher  Halbschattenapparat. 

Apparat.  Die  (Fig.  204)  von  der  Lichtquelle  kommenden 
Strahlen  gehen  durch  eine  biconvexe  Linse   (7,  durchsetzen  erst  ein 


^)  Zweckmässig  ist  es,  auch  die  entsprechende  Lage  des  Nicols  mit 
Bohre,  aber  ohne  Füllung,  zu  bestimmen,  da  die  Glasplatten  in  Folge  von 
Spannungen  manchmal  drehen.  Die  hierbei  beobachtete  Lage  des  Nicols 
tritt  dann  an  Stelle  von  a. 
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Nie or sches  Prisma  P,  dann  ein  zweites  Pi,  das  die  Hälfte  des  Gesichts- 
feldes von  P  bedeckt,  ein  Diaphragma  pp,  eine  Blende  aa^  den  Ana- 
Fig.  204.      lysator  A,  ein  Galilei 'sches  Fernrohr  F,     Die  Linse  G 
wird  so  gestellt,  dass  sie  ein  reelles  Bild  der  Lichtquelle 
in  der  Ebene  von  aa  entwirft,  das  Galilei'sche  Fern- 
rohr wird  auf  die  Kante  d  des  Polarisators  Pj  eingestellt. 

Man  neigt  die  Polarisationsebene  von  Pj  ein  wenig 
gegen  diejenige  von  P  durch  Drehen  von  Pj,  dann  gehen 
durch  die  beiden  Hälften  des  Gesichtsfeldes  von  pp  zwei 
Strahlenbündel,  deren  Polarisationsebenen  unter  einem 
kleinen  Winkel  gegen  einander  geneigt  sind^). 

Uebung.  1)  Man  dreht  den  Analysator,  bis  beide 
Hälften  des  Gesichtsfeldes  gleich  dunkel  erscheinen^), 
und  liest  seine  Lage  a^  am  Theilkreise  ab. 

2)  Man  dreht  A  um  einen  grösseren  Winkel  hin 
und  her  und  überzeugt  sich,  dass  die  dabei  auftretenden 
Erscheinungen  die  gleichen  sind,  wie  beim  Laurent'- 
schen  Apparate  (s.  w.  u.). 

3)  Man  legt  eine  Zuckerlösung  zwischen  pp  und 
aa  ein  und  dreht  den  Analysator,  bis  wieder  gleiche 

"  .Dunkelheit  vorhanden  ist:  Lage  «2* 

Die  Drehung  ist  dann:  a  =  «^  —  «i. 


3.    Das  Laurent'sche  Polaristrobometer  (Fig.  205  u.  206). 


Apparat.  Als  Lichtquelle  dient  bei  diesem  Apparate  ein  Bunsen- 
brenner VA  mit  starkem  Zug,  in  dessen  Flamme  Chlomatrium  ver- 
dampft. Die  Strahlen  gehen  durch  die  Blende  a  (Fig.  206),  werden 
durch  die  Linse  e  parallel  gemacht,  durch  ein  Nicol  d  polarisirt  und 
gehen  dann  durch  ein  Diaphragma  /,  dessen  eine  Hälfte  mit  einer 
parallel  zur  Axe  geschliffenen  Quarzplatte  bedeckt  ist.  Das  Dia- 
phragma a  ist  meist  noch  mit  einer  Platte  aus  Ealiumbichromat  bedeckt, 
um  die  blauen  Strahlen  der  Bunsenfiamme  abzuhalten.  Ein  Bild 
des  Diaphragmas  giebt  Fig.  207  L  Die  linke  Hälfte  ist  durch  die 
Quarzplatte  Q  bedeckt,  die  rechte  dagegen  frei. 


^)  Bei  den  neueren  Apparaten  dieser  Construction  setzt  man  zwei  Prismen 
Pi  mit  parallelen  PolarisatioQsebenen  ein,  zwischen  denen  das  von  P  kommende 
Licht  bei  d  hindurchgeht  (Halbschattenapparate  mit  „dreitheiligem^  Gesichts- 
felde). 

^)  Dies  ist  indess  nicht  genau  dann  der  Fall,  weon  die  Folarisationsebene 
des  analy sirenden  Nicols  auf  der  Halbirungslinie  des  Winkels  der  Polari- 
sationsebenen von  P  und  P^  senkrecht  steht,  da  die  Folarisationsebene  der 
durch  P  gegangenen  Strahlen  beim  Durchgaog  durch  P^  nicht  nur  eine  Aende- 
ruDg  in  der  Lage  erfahrt,  sondern  die  Strahlen  selbst  auch  geschwächt  werden. 
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Die  Richtung  der  Krystallase  ist  parallel  deijeuigen  Kante  JUN 
der  Quarzplatte,  welche  die  Oefhung  des  Diaphragmae  halbirt.  Die 
Dicke  der  Platte  iat  so  gewählt,  daes  die  parallel  und  senkrecht  zur 
Axe  der  Quarzplatte  polarisirten  (vgl.  S.  316),  durch  sie  hindurch- 
gehenden Strahlen  des  Natriumlichtes  einen  Gangnnt«rschied  von  einer 
halben  Wellenlänge  erleiden.  Ist  dann  (Fig.  207)  die  Polariaations- 
ebene  OB  des  nicht  durch  die  Qnarzptatte  gegangenen  Lichtes  um 
Fig.  205. 


I  1^.  ftiii^  J^riai)%^<l  j 

einen  Winkel  ce  gegen  OA  geneigt,  so  ist  diejenige  des  durch  die 
Qoarzplatte  gegangenen  OB'  um  denselben  Winkel  «  gegen  OA  ge- 
neigt ,  aber  nach  der  anderen  Seite  hin  von  OA.  Zwischen  die 
Quarzplatte  und  das  analysirende  Nicol  g  wird  die  mit  der  zu  unter- 
Buchenden  Substanz  gefüllte  Röhre  pp  oder  die  Substanz  gelbst  ge- 
schaltet. Ein  Galilei'acbes  Fernrohr  hi  dient  zum  Einstellen  auf  die 
Qoarzplatte. 

Das  polarisirende  Nicol  d  ist  mit  einem  Arme  J  (Fig.  205)  Ter- 
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bunden ,  der  sich  längs  einer  kleinen  Theilung  K  bewegen  lässt.  Mau 
kann  dadurch  die  Polarisationsebene  von  d  entweder  parallel  A  0  stellen 
oder  gegen  ÄO  um  einen  kleinen  Winkel  a  neigen.  Das  analysirende 
Nicol  g  ist  mit  dem  Fernrohr  hi  mittelst  des  Armes  Gr  drehbar.  Bei 
der  Drehung  bewegt  sich  ein  mit  einem  Ereisnonius  versehener  Arm 
auf  der  Ereistheilung,  die  Stellung  des  Nonius  wird  durch  die  Lupe  L 
abgelesen  ^). 

Uebung.  1)  Man  stellt  die  Polarisationsebene  P  des  Polarisators 
durch  Drehen  an  dem  Arm  J  parallel  AO^  d.  h.  parallel  zu  der  Axe 
des  Quarzes;  dann  erscheinen  bei  jeder  Stellung  des  analy sirenden 
Nicols  die  beiden  Hälften  des  Gesichtsfeldes  gleich  hell.  Die  Intensität 
schwankt  beim  Drehen  um   180^  zwischen  einem  Maximum  und  NulL 

2)  Man  dreht  den  Polarisator  aus  der  ersten  Lage,  so  dass  seine 
Polarisationsebene  OB  einen  Winkel  a  mit  OA  bildet.  Die  durch  die 
beiden  Hälften  des  Diaphragmas  gegangenen  Strahlen  sind  polarisirt, 
ihre  Polarisatipusebenen  OB  und  OB'  bilden  einen  Winkel  2  a  mit 
einander. 

Man  dreht  das  analysirende  Nicol  g,  dessen  Polarisationsebene  c'c 
entspreche,  dann  treten  die  Erscheinungen  in  II,  IH,  IV  ein.     In  der 

Fig.  207. 


Lage  H  wird  das  durch  die  rechte  Seite  gegangene  Licht,  in  der 
Lage  in  das  durch  die  linke  Seite  des  Diaphragmas  gegangene  Licht 
ausgelöscht.  In  der  Lage  lY,  die  zwischen  beiden  Stellungen  II  und 
in  liegt,  in  der  die  Polarisationsebene  des  analysirenden  Nicols  die 
Lage  XX  hat,  gehen  von  dem  nach  OB  und  OB'  polarisirt en  Licht 
gleiche  Bruchtheile  durch  das  analysirende  Nicol,  die  beiden  Hälften 
erscheinen  gleich  dunkel. 

*  Diese  Stellung  dient  als  Nullstellung.  Bei  einer  kleinen 
Drehung  nach  rechts  und  links  aus  dieser  Lage  werden  abwechselnd 
die  linke  und  die  rechte  Seite  dunkel,  man  kann  die  Lage  daher  sehr 
genau  fixiren  2). 


^)  Wo  die  Bezifferang  der  Scalentheile  des  Theilkreises  von  einem  be- 
stimmten NuUpuDkte  an,  wie  hier,  nach  beiden  Seiten  wächst,  trägt  der 
bewegliche  Kreisbogen  zwei  Nomen ,  die  von  einem  Nullpmikte  aus  nach 
beiden  Seiten  hin  mit  wachsenden  Ziffern  versehen  sind.  Es  ist  derjenige 
Nonius  zu  benutzen,  dessen  Bezifferung  mit  der  betreffenden  Scala  gleichläuft. 

2)  In  einer  Stellung,  die  um  90^  von  dieser  Mittelstellung  IV  entfernt 
ist,  sind  abermals  beide  Hälften  gleich  hell,  man  muss  aber  sehr  viel  weiter 
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Je  grÖBser  die  zu  Gfebote  stehende  Helligkeit,  je  klarer  die  unter- 
sachte  Läaung  ist,  um  so  kleiner  kann  man  ee  machen  und  am  so  gröeaer 
ist  die  Empfindlichkeit. 

Die  Einstellung  auf  gleiche  Helligkeit  ist  genauer  als  diejenige 
auf  Dunkelheit  beim  Mitsoherlich'schen  Apparate,  weil  in  den  beiden 
Hälften  des  Gesichtsfeldes  die  Helligkeiten  bei  der  Drehung  des  analy- 
sirenden  Nicols  sich  in  entgegengesetztem  Sinne  ändern;  die  der  einen 
nimmt  zu,  wenn  die  der  anderen  abnimmt. 

3)  Man  stellt  auf  gleiche  Helligkeit  der  beiden  Hälften  und  schaltet 
zwischen  analysirendea  und  polarisirendes  Nicol  eine  Qaarzplatte  ein; 
dann  verschwindet  die  Gleichheit. 

4)  Man  dreht  das  analysirende  Nicol,  bis  man  wieder  Gleichheit 
zwischen  den  beiden  Dnnkelstellungen  erhält,  die  gemessene  Drehung  des 
Analysators  giebt  die  gesuchte  Drehung,  Durch  die  drehende  Substanz 
wird  in  den  beiden  Hälften  des  Gesichtsfeldes  die  Polarisationsebene  0£ 
und  Off  nm  gleichviel  gedreht,  man  muss  also,  um  die  zu  beiden 
symmetrische  Stellung  der  Polaris ationsebene  des  Analysators  wieder 
zu  erhalten,  diesen  nm  ebenso  viel  nachdrehen. 

5)  Man  schaltet  mit  Znckerlösung  gefüllte  Röhren  ein  nud  ver- 
fikhrt  wie  bei  der  Qaarzplatte. 

Bemerkung.  Der  Laurent'sche  Apparat  ist  nur  fär  die  eine 
Spectralfarbe  anwendbar,  bei  der  der  Gangunterschied  in  der  Quarz- 
platte für  die  senkrecht  und  parallel  zu  der  Axe  polarisirten  Strahlen 
^j,X  beträgt.    DerLippich'sche  Apparat  ist  für  alle  Farben  anwendbar. 

4.     Das  Wild'sche  Polaristrobonieter, 
Vorübung.     1)  Man  stellt  den  Mit  scherlich 'sehen  Apparat  so 
auf,  dass  das  mit  dem  Kreise  versehene  Nicol  als  Polarisator  dient. 
Vor  demselben  wird  eine  Natrium öamme  aufgestellt. 

2)  Zwischen   die  gekreuzten  Nicols  wird  in  der  Nähe  des  Analy- 
sators  eine  Savart'sche  Doppelplatte  gebracht,  sie  besteht  aus  zwei 
über  einander  gekitteten  Kalkspathplatten,  deren  -«;„  »qq 
Hauptaxen  unter  45**  gegen  die  Grenzflächen  ge- 
neigt sind,  und  deren  Hauptscbnitte  einen  Winkel 

von  90"  mit  einander  bilden. 

3)  Die  Platte  wird  um  die  auf  ihrer  Fläche 
senkrecht  stehende  Linie  so  gedreht,  dass  die  in 
dem  Gesichtsfelde  auftretenden  schwarzen  Streifen, 
Fig.  208  (isochromatischen  Curven,  S.  319),  ver- 
schwinden.     Nur  bei   dieser  Lage  a  der  Polari- 

Eationsebene  des  einfallenden  Lichtes  verschwinden  die  Streifen.     Man 
dreht  den   Folarisator,    die   Streifen  erscheinen  wieder.       Dreht  man 

drehen,  um  für  eine  dar  beiden  Hälften  bis  zur  Dnokelheit  zu  gelangen,  die 
Einstellung  iat  also  viel  weniger  empfladUcb. 
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schnell  durch  die  Lage  a  hindurch,  so  wechsehi  die  Streifen  plötzlich 
ihre  Lage,  indem  an  die  Stelle  der  früheren  Helligkeitsmaxüna  Hellig- 
keitsminima  treten. 

4)  Man  liest  die  Stellung  des  Polarisators ,  bei  der  die  Streifen 
verschwunden  sind,  ab;  sie  sei  a. 

5)  Man  schaltet  zwischen  Polarisator  nnd  Doppelplatte  eine 
beispielsweise  linksdrehende  Qnarzplatte  ein;  die  Streifen  erscheinen 
wieder, 

6)  Man  muss  das  polarisirende  Nicol  nach  rechts  drehen,  um 
wieder  das  Verschwinden' der  Streifen  herbeizuführen;  Lage  h. 

Fig.  309. 

m  I  .X — m 


Die  Drehung  der  Platte  beträgt  dann  h  —  a  Grade  nach  links. 

Man  hat  durch  die  Beohtsdrehung  des  Nicols  die  Linksdrehung 
der  Folarisationsebene  durch  die  Quarzplatte  compensirt. 

Apparat.  Als  Lichtquelle  dient  bei  diesem  Apparate  die  durch 
Chlornatrium  geßirbte  Flamme  eines  Bunsenbrenners.  Der  Apparat 
(Fig.  209)  besteht  aus  dem  mit  einem  Theilkreise  verbundenen  polari- 
sirenden  Nicol  a,  das  durch  die  Triebstange  Q  mit  dem  £nopf  P  an 
einem  NonJus  vorbeigedreht  wird,  aus  dem  Lager  für  die  Bohre  F,  der 
Savart'schen  Platte  b,  dem  analysirenden  Nicol/  und  einem  Fem- 
rohr ee,  mit  dem  man  die  Savart'sche  Doppelplatte  betrachtet.     Die 
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in  der  Platte  entsteheDden  Streifen  verschwinden  bei  feststehendem 
Analysator,  wenn  die  Lage  der  Polarisationsebene  des  einfallenden 
Lichtes  durch  Drehen  an  P  eine  bestimmte  geworden  ist.  Dreht  man 
den  Knopf  P  nach  links,  so  dreht  sich  der  Kreis  E  nach  rechts;  einer 
linksdrehenden  Substanz  entspricht  daher  auch  eine  Linksdrehung  an  P. 
Den  Kreis  E  liest  man  durch  das  Fernrohr  T  ab,  er  wird  durch  eine 
Lampe,  die  neben  F  steht,  beleuchtet,  ihre  Strahlen  werden  durch  einen 
um  45 <)  gegen  TV  geneigten  Spiegel  auf  die  Theilung  geworfen. 

Uebung.  1)  Man  stellt  durch  Drehen  an  dem  Knopfe  P  das 
polarisirende  Nicol  auf  Verschwinden  der  Streifen  in  der  Doppelplatte 
ein  und  liest  die  Stellung  des  Kreises  J^  ab:  a. 

2)  Man  schaltet  die  drehende  Substanz  ein;  die  Streifen  erscheinen. 

3)  Man  dreht  den  Knopf  P  der  Triebstange,  bis  die  Streifen  wieder 
verschwinden:  Ablesung  h. 

Die  Drehung  ist:  h  —  a. 


5.    Das  Saccharimeter  von  Soleil-Ventzke. 

Princip.     Der  Soleil-Ventzke'sche  Apparat  dient  zui*  Unter- 
suchung d^s  Gehaltes  von  Zuckerlösungen ;  bei  ihm  wird  die  durcl^  eine 
gewisse   Menge   der  Zuckerlösung  bewirkte   Rechts-         ^igr,  21a. 
drehung    der  Polarisationsebene  durch  Einschaltung 
einer  linksdrehenden  Quarzplatte  von  gewisser  Dicke 
compensirt.     Die  Quarzplatte  besteht  aus  zwei  aus 
linksdrehendem  Quarz  geschnittenen  Keilen  (Fig.  210  a,  - 
b,  c),  welche  beim  Uebereinanderschieben  eine  Platte 
von  wechselnder  Dicke  geben. 

Apparat  (Fig.  211).     Das  von  a  einfallende  weisse  Licht  einer 
Gaslampe  wird  durch  das  Nicol' sehe  Prisma  1  polarisirt.     Durch  die 

Fig.  211. 

6      iW 


I 
1 


senkrecht  zur  optischen  Axe  geschnittene  Quarzplatte  2  wird  die  Polari- 
sationsebene der  verschiedenen  Farben  verschieden  stark  gedreht  (vergl. 
die  Versuche  S.  324).  3  ist  eine  polarisirende  Vorrichtung  mit  vertical 
gestelltem   Haupt  schnitt ')    (achromatisirtes   Kalkspathprisma),    welche 

^)  Bei  manchen  Apparaten  sind  die  beiden  Theile  1  und  2,  durch  deren 
gegenseitige  Stellung  die  Farbe,  in  der  das  Gesichtsfeld  erscheint,  bedingt  ist, 
am  anderen  Ende  des  Apparates  angebracht,  3  ist  der  eigentliche  Polarisator. 
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auf  der  einen  Seite  convex  geschliffen  ist,  um  die  durch  die  Blende  bei  d 
gehenden  Strahlen  parallel  zu  machen.  Die  Strahlen  gelangen  auf  die 
Doppelquarzplatte  4,  die  aus  einer  linksdrehenden  und  einer  rechts- 
drehenden,  an  einer  verticalen  Fuge  zusammenstossenden  Hälfte  besteht 
(vergl.  die  darunter  skizzirte  Vorderansicht).  Diese  Platte  ist  3,75,  bei 
manchen  Apparaten  7,50mm  dick.  5  sind  die  Quarzkeile,  die  durch 
eine  Schraube  B  mittelst  zweier  Zahnstangen  in  entgegengesetzter 
Richtung  bewegt  werden  können,  und  die  ihnen  vorgesetzte,  rechts- 
drehende Quarzplatte.  Die  Stellung  der  Quarzkeile  wird  an  einer  mit 
Nonius  versehenen  Scala  abgelesen. 

Zwischen  4  und  5  wird  die  die  Zuckerlösung  enthaltende  Röhre 
eingeschaltet.  'Bei  6  ist  ein  zweites  als  Analysator  dienendes  NicoF- 
sches  Prisma  eingeschaltet,  welches  so  steht,  dass  man  durch  das 
Galilei' sehe  Fernrohr  7  und  8,  bei  richtiger  Einstellung  des  Apparates, 
beide  Hälften  von  4  gleich,  und  zwar  in  der  empfindlichen  Farbe 
gefärbt  sieht. 

Dadurch,  dass  die  Dicken  der  Doppelquarzplatte  4  so  gewählt  sind, 
dass  die  mittleren  SpectraHarben  um  90®  (bei  3,75  mm  Dicke),  bezw. 
um  180®  (bei  7,50  mm  Dicke)  in  der  einen  Hälfte  nach  rechts,  in  der 
anderen  nach  links  gedreht  erscheinen,  sind  beide  Hälften  bei  gekreuzten 
bezw.  parallelen  Polarisationsebenen  von  Polarisator  und  Analysator  6 
immer  gleich  gefärbt;  durch  Drehen  an  2  und  3  wird  bewirkt,  dass 
beide  HäKten  in  der  empfindlichen  Farbe  erscheinen.  Wird  zwischen 
4  und  5  eine  rechtsdrehende  Substanz  eingeschaltet,  so  muss,  um  die 
beiden  Hälften  wieder  gleichfarbig  zu  machen,  eine  grössere  Dicke  der 
linksdrehenden  Quarzkeile,  bei  linksdrehenden  Substanzen  eine  ge- 
ringere Quarzdicke  eingeschaltet  werden. 

1.  Aichen  der  Scala.  Eine  Rohrzuckerlösung,  welche  16,35  g 
Rohrzucker  in  100  cbcm  Lösung  enthält,  dreht,  in  2  dm  dicker  Schicht, 
die  Polarisationsebene  aller  Farben  wie  eine  Quarzplatte  von  1  mm 
Dicke.  Dies  benutzt  man  bei  der  Aichung  der  an  dem  Soleil-Ventzke'- 
schen  Apparat  angebrachten  Scala,  sofern  dieselbe  nicht  schon  direct 
den  Zuckergehalt  angiebt. 

Uebung.  1)  Man  stellt  eine  Rohrzuckerlösung  von  16,35  gr  in 
100  cbcm  Lösung  (S.  327)  her  und  füllt  damit  eine  2  dm  lange  Röhre. 
Gestattet  der  Apparat  nur  das  Einlegen  von  1dm  langen  Röhren,  so 
nimmt  man  die  Concentration  der  Lösung  doppelt  so  gross. 

2)  Durch  Drehen  der  Schraube  B  färbt  man  die  beiden  Gesichts- 
hälften zunächst  angenähert  gleich. 

3)  Durch  Drehen  an  dem  Theile  d,  Fig.  211,  stellt  man  dieUeber- 
gangsfarbe  (S.  325)  in  beiden  Gesichtshälften  her. 

4)  Man  macht  eine  Reihe  von  Einstellungen  auf  gleiche  Färbung 
der  beiden  Hälften,  liest  die  Stellung  des  Nonius  an  der  Scala  ab:  ap 
^2 . . .,  und  nimmt  das  Mittel  a. 
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5)  Man  legt  die  Röhre  ein  und  bestimmt  wieder  einige  Male  die 
Noniusstelluog  ^i,  ^3  . . .  bei  Farbengleichheit  und  nimmt  das  Mittel  A, 
Dann  ist  die  Drehung  einer  1  mm  dicken  Quarzplatte,  oder  einer 
16,35  procentigen  Bohrzuckerlosung  D  =  Ä  —  a. 

Beispiel:   a  =  b\  links  A  =  9o;  rechts  D  =  100. 

2.  Bestimmung  desProcentgehaltes  vonZuckerlösungen. 
Giebt  eine  Zuckerlösung  vom  Procentgehalt  p  Farbengleichheit  der 
beiden  Gesichtshälften  bei  der  Nonius  Stellung  x,  so  ist 

p  =  aj.  16,35/100. 

Die  üebung  gestaltet  sich  wie  unter  1. 

Bemerkung.  Ist  der  Procentgehalt  p  so  gross,  dass  die  grösfite 
Dicke  der  Quarzkeile  zur  Compensation  der  Drehung  nicht  ausreicht, 
so  verwendet  man  eine  entsprechend  kürzere  Bohre. 


Allgemeines. 

Man  theilt  die  drehenden  Körper  in  zwei  Classen: 
1 .  Körper,  die  in  krystallisirter  Form  (aus  dem  regulären  und  den 
optisch -einaxigen  Systemen)  die  Polarisationsebene  drehen  und  diese 
Eigenschaft  verlieren,  sobald  sie  durch  Schmelzen  oder  Lösen  in  den 


Fig.  212. 


Fig.  213. 


amorphen  Zustand  übergeführt 
werden.  Bei  ihnen  rührt  die 
Drehung  von  der  Art  des  Auf- 
baues der  KrystaUe  aus  den 
Molecülen  her. 

Die  optisch-einaxigen  Bjry- 
stalle  zeigen  nur  für  Strahlen, 
die  sie  in  der  Richtung  der 
Hauptaxe  und  in  Richtungen, 
die  ganz  wenig  gegen  diese 
geneigt  sind,  durchsetzen,  eine 
Drehung.  Von  diesen  Körpern 
lassen  sich  meist  rechts-  oder 
linksdrehende  KrystaUe  dar- 
stellen, an  denen  in  vielen  Fällen  eine  Hemiedrie  bezw.  Tetartoedrie 
auftritt,  die  bei  den  rechtsdrehenden  Körpern  eine  rechte,  bei  den 
linksdrehenden  eine  linke  ist.  So  bei  Quarz,  Fig.  212  und  213, 
Natriumperjodat,  Bleihyposulfat,  Guanidincarbonat,  Maticocampher  etc. 
2.'  Körper,  die  auch  als  Flüssigkeiten  oder  in  Lösungen  oder  als 
amorphe  nach  dem  Schmelzen  erstarrte  Körper  oder  im  dampfförmigen 
Zustande  eine  Drehung  zeigen.  Diese  Substanzen  sind  sämmtlich 
Kohlenwasserstoffverbindungen.  Sie  zeigen  im  flüssigen  und  gas- 
formigen Zustande  ein  nahezu  gleiches  speciflsches  Drehungsvermögen. 
Die  Drehung  ist  durch  eine  besondere  Anordnung  der  Atom«  im  Molecül 
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und  nicht  durch  eine  besondere  Anordnung  der  Molecüle  zu  Molecül- 
aggregaten  bedingt. 

Zahlreiche  drehende  Substanzen  entstammen  dem  pflanzlichen  oder 
thierischen  Organismus,  oder  sind  durch  chemische  Processe  aus  solchen 
Substanzen  gewonnen.  In  neuerer  Zeit  hat  man  auf  rein  synthetischem 
Wege  drehende  Substanzen  dargestellt,  so  Jung  fleisch  Weinsäure, 
Lewko witsch  Mandelsäure,  Ladenburg  Coniin,  E.  Fischer  Trauben- 
zucker u.  s.  f. 

Viele  inactive  Körper  können  als  eine  Mischung,  resp.  eine  Ver- 
bindung zweier  activer  angesehen  werden,  die  mit  dem  betrachteten 
Körper  isomer  sind.  So  entsteht  die  inactive  Traubensäure  aus  Rechts- 
und Linksweinsäure.  Um  aus  dem  inactiven,  aus  zwei  activen  ge- 
bildeten Körper  die  actiyen  abzuscheiden,  schlägt  man  verschiedene 
Wege  ein: 

1)  Man  krystallisirt  Salze  oder  Verbindungen  des  betreffenden 
Körpers  und  sucht  die  Krystalle  mit  rechts-   und  linkshemiedrischen 

Fig.  214.  Fig.  215.  Flächen  aus.    Man  kann 

auch  eine  übersättigte 
Lösung  .  des  betreffen- 
den Körpers  mit  einem 
rechts-  oder  linkshemie- 
drischen Krystall  be- 
rühren ,  dann  scheidet 
sich  nur  die  ihm  ent- 
sprechende Modiflcation 
ab.  So  bei  dem  Natriumammoniumsalz  der  natürlichen  Traubensäure. 
2)  Man  verbindet  den  Körper  (etwa  Traubensäure)  mit  einem  anderen 
activen  Körper  (etwa  Cinchonin).  Dann  sind  oft  die  Löslichkeits^ 
Verhältnisse  der  beiden  entstehenden  Modiflcationen  verschieden.  3)  Man 
versetzt  die  Substanz  mit  Pilzen  etc.  und  einer  geeigneten  Nährflüssig- 
keit. Dann  zersetzen  die  Pilze  überwiegend  die  mit  dem  einen  Dre- 
hungsvermögen begabte  Substanz.  Je  nach  der  Art  des  die  Zersetzung 
einleitenden  Pilzes  sind  die  erzeugten  Modiflcationen  verschieden. 
Lewkowitsch  hat  z.  B.  durch  Einsäen  von  Penicillium  glaucum  au^ 
inactiver  Mandelsäure  Rechtsmandelsäure  gewonnen,  durch  dasjenige 
von  Saccharomycetes  ellipsoideus  Linksmandelsäure  erhalten. 

Zur  Erklärung  der  Drehung  nimmt  man  an,  dass  der  Lichte 
äther  um  die  Körpermolecüle  in  bestimmter  Weise  geordnet  ist;  dies 
erfordert  einen  bestimmten  molecularen  Bau  der  Substanz. 

Steht  bei  einem  Körper  von  dem  Typus  CR4  das  Kohlenstoffatom 
in  der  Mitte  eines  Tetraeders  und  die  vier  mit  demselben  verbundenen 
verschiedenen  Radicale  R1R2R3R4  an  den  vier  Ecken  desselben,  so 
kann  eine  solche  Combination  CR1R2R3R4  (Fig  214  und  215)  in  zwei 
enantiomorphen  Formen  auftreten,  die  sich  wie  Gegenstand  und  Spiegel- 
bild zu  einander  verhalten.  Verbindet  man  eines  der  Elemente  Ri  R2  R3  R4 
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etwa  R4,  mit  dem  C-Atom  und  blickt  in  der  Richtung  der  Verbindungs- 
linie nach  der  entgegengesetzten  Tetraederfläche,  so  sind  bei  der  einen 
Form  die  anderen  Elemente  im  speciellen  Falle  H1R2R3  im  Sinne  des 
Uhrzeigers  angeordnet,  bei  der  anderen  Form  im  entgegengesetzten 
Sinne.    Die  beiden  Gebilde  können  nicht  ^ur  Deckung  gebracht  werden. 

Asymmetrische  Eohlenstoffatome  sind  diejenigen,  bei  denen  die 
vier  Valenzen  durch  yerschiedene  Elemente  oder  Gruppen  gesättigt 
sind,  sie  werden  mit  *C  bezeichnet. 

Drehende  organische  Körper  enthalten  ein  asymmetrisches 
Kohle nstoffatom.  Die  Thatsachen  haben  bisher  diese  Hypothese 
insofern  bestätigt,  als  keine  drehende  Substanz  ohne  asymmetrisches 
Kohlenstofifatom  bekannt  ist.  Dagegen  drehen  viele  Körper  mit  asym- 
metrischen Kohlenstoffatomen  nicht.  Die  Asymmetrie  der  Kohlenstoff- 
atome ist  wohl  nur  eine  der  Bedingungen  zum  Entstehen  der  Activität. 

Wir  geben  einige  Beispiele  für  active  Verbindungen  mit  einem 
asymmetrischen  Kohlenstoffatom,  für  inactive  mit  einem  *  C-Atom  und 
inactive  mit  einem  nicht  asymmetrischen  C-Atom: 

1.   Weinsäure  activ:      (COOH)  —  *CH(OH)  —  [♦CH(OH)  —  (COOH)], 

BemsteinBäure  inactiv:  (COOH)  -*  CHa  —  (CHg  —  COOH), 
Erythrit  inactiv:  (CHjOH)  —  •CH(OH)  —  [*CH(OH)  —  CHgOH] 

Kohlenstoffverbindungen,  die  ein  oder  zwei  Kohlenstoffatome  ent- 
halten, sind  inactiv,  obwohl  viele  derselben  asymmetrische  Kohlenstoff- 
atome enthalten,  wie  z.B.  das Natriumnitroäthan,  *CH.Na(N02)(CH3). 

Die  folgende  Zusammenstellung  enthält  nach  Landolt  für  einige 
Verbindungen  die  verschiedenen  Modificationen. 


Activ 

Inactiv 

Eechtsdrehend 

Linksdrehend 

Durch  Verbindung 

d.Bechts-  u.Links- 

Modification 

In  Folge  anderen 

räumlichen  Baues 

des  Molecüls 

Bechtsweinsäure 

Linksweinsäure 

Traubensäure 

Hesoweinsäure 

Aepfelsäure  aus 
Beclitsweinsäure 

Natürliche  Aepfel- 
säure 

Aepfelsäure  aus 
Traubensäure 

Aepfelsäure  aus 
Bemsteinsäure 

Geht  man  von  drehenden  Substanzen  aus  und  stellt  Derivate  der- 
selben  dar,  so  können  zwei  Fälle  eintreten:  l)Das  Derivat  enthält  kein 
asymmetrisches  Kohlenstoffatom,  es  ist  inactiv.  Active  Weinsäure  liefert 
inactive  Bemsteinsäure.  2)  Das  Derivat  enthält  noch  ein  asymmetrisches 
Kohlenstoffatom,  dann  ist  es  meist  activ,  oft  aber  auch  inactiv. 

Lösungen  von  Salzen  von  drehenden  Basen  und  nichtdrehenden 
Säuren  und  drehenden  Säuren  und  nichtdrehenden  Basen  besitzen  ein 
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Drehungsvermögen.  Die  molecularen  Drehungsvermögen  der  Salze 
derselben  drehenden  Basis  resp.  Säure  sind  in  concentrirten  Lösungen 
sehr  verschieden,  ja  oft  entgegengesetzt.  In  sehr  verdünnten  Lösungen 
nähern  sich  die  molecularen  Drehungsvermögen  aber  mehr  und  mehr 
demselben  Werthe.  Aus  der  Dissociationstheorie  erklären  sich  diese 
Erscheinungen  in  der  Weise,  dass  in  concentrirten  Lösungen  die  Salze 
als  solche  vorhanden  sind  und  das  Drehungsvermögen  des  activen 
Bestandtheils  durch  den  mit  ihnen  verbundenen  nicht  activen  beeinflusst 
wird,  dass  dagegen  in  verdünnten  Lösungen  die  activen  und  inactiven 
Bestandtheile  als  Ionen  vollständig  getrennt  sind.  In  den  verdünnten 
Lösungen  der  verschiedensten  Salze  desselben  activen  Bestandtheils 
würden  dann  stets  dieselben  activen  Ionen  die  Drehung  bedingen. 


X.    Spectrophotometrie. 

Gebraucht  wird:  Das  Gl  an 'sehe  Pbotometer;  Heliostat;  Gaalampe; 
Absorptionstrog;  Kupfervitriol;  farbiges  Glas  auf  Btativ;  Dickenmesser. 

Princip.  Die  unter  „Photometrie*'  angegebenen  Methoden  zur 
Yergleichung  der  Helligkeit  zweier  Lichtq-uellen  setzen  Yöraus,  dass 
beide  Lichtquellen  dieselbe  Farbe  haben.  Ist  dies  nicht  der  Fall,  oder 
will  man  die  Stärke  der  Absorption  einer  Substanz  für  die  verschie- 
denen Farben  untersuchen,  so  muss  man  das  2u  untersuchende  Licht  und 
das  Licht  der  Vergleichslampe  in  ein  Spectrum  zerlegen.  Man  halbirt 
dazu  den  Spalt  eines  Spectralapparates  und  beleuchtet  jede  Hälfte  mit 
dem  Lichte  einer  der  zu  yergleichenden  Lichtquellen;  man  stellt  z.  B. 
vor  die  eine  Hälfte  ein  Yergleichsprisma  (S.  282),  oder  man  lässt  bei 
Absorptionsyersuchen  auf  die  beiden  Spalthälften  Licht  fallen,  das  durch 
verschieden  dicke  Schichten  der  absorbiren den- Substanz  gegangen  ist. 

Um  die  Helligkeit  in  den  auf  diese  Weise  im  Beobachtungsfemrohre 
über  einander  entstehenden  Spectren  zu  vergleichen,  ändert  man  die 
Gesammthelligkeit  des  einen  der  beiden  Spectren  in  messbarer  Weise, 
bis  die  Helligkeit  der  untersuchten  Farbe  gleich  ist.  Bei  dem  Vier- 
or dt' sehen,  von  Erüss  modificirten  Photometer  ändert  man  dazu  die 
Weite  der  beiden  SpalthäKten,  bei  dem  Glan' sehen  Photometer  ge- 
schieht die  Schwächung  durch  polarisirende  Vorrichtungen  ^). 

1.    Glan'sches   Photometer. 

Apparat  (Fig.  216  und  217,  a.  f.  S.).  Das  Spectrophotometer 
besteht  aus  dem  Collimatorfemrohre  G  mit  dem  Spalte  Ä,  dem  Beob- 
achtungsfernrohre jP,  dem  Scalenrohre  S  und  dem  Glasprisma  P. 

Der  Spalt  des  Collimators  ist  durch  einen  quer  über  demselben 
befestigten  Streifen  in  eine  obere  und  untere  Hälfte  getheüt.  Die  von 
diesen  kommenden  Strahlen  werden  durch  die  GoUimatorlinse  parallel 
gemacht  und  fallen  auf  ein  Wo  IIa  s  ton' sches  Doppelprisma  2)  (TF),  das 
von  jeder  Spalthälfte  ein  ordentliches  und  ein  ausserordentliches  Strahlen- 
bündel liefert,  die  verschieden  stark  abgelenkt  und  senkrecht  zu  ein- 

^)  Eine  andere,  praktische  Form  ist  von  G.  Hüfner  angegeben. 

^)  Dasselbe  besteht  aus  zwei  mit  den  Hypotenusenflächen  zusammen- 
gekitteten rechtwinkligen  Ealkspathprismen ,  in  deren  einem  die  Axe  senk- 
recht zur  brechenden  Kante,  in  deren  anderem  die  Axe  parallel  der  brechenden 
Kante  ist. 
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ander  polariairt  sind.  Die  entstehenden  vier  Strahlenbandel  fallen 
durch  ein  bei  G  hefindlichee  drehbares  Kicol,  dessen  Stellütig  an  einem 
TbeUkreiBe  K  abgelesen  wird,  auf  das  Prisma  F,  werden  hier  dispergirt 
und  in  dem  Beobachtungsfemrohr  Fzo  Tier  Spectren  vereinigt.  Liegen 
die  Äxen  der  Rohre  C  und  F  in  einer  horizontalen  Ebene  (was  durch 


Drehen  an  den  mit  den  Trägem  derselben  verbundenen  Stellschrauben 
bewirkt  wird),  so  tsUt  von  der  einen  Spalthälfte  das  aaeserordentliche, 
von  der  anderen  das  ordentliche  Bild  in  den  mittleren  Theil  des  Ge- 
sichtsfeldes.     Das    darüber  und    darunter  liegende  dritte  und  vierte 

Fig.  217. 


.m-' 


Spectrum  wird  durch  die  Platte  H  abgeblendet,  in  der  ein  Ausschnitt 
angebracht  ist,  dessen  Höhe  nahe  gleich  deiijenigen  der  beiden  mitt- 
leren Spectra  zusammen  ist. 

Das  obere  dieser  beiden  Spectra  ist  unten  durch  eine  vom  Roth 
zum  Violett  schwach  absteigende,  das  untere  oben  durch  eine  vom  Roth 
zum  Violett  schwach  ansteigende  Linie  begrenzt  Berühren  sich  also 
das  untere  und  obere  Spectrum  für  irgend  eine  mittlere  Farbe,  was 
man  durch  Ausziehen  des  Collimators  erreichen  kann,  so  stehen  die 
Spectra  für  die  weniger  brechbaren  Strahlen  etwas  aus  einander,  für 
die  brechbareren  Reifen  sie  über  einander.    Man  kann  in  jedem  Theile 
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des  Spectrums  eine  Berührung  herbeiführen,  ohne  die  Schärfe  der  Ein- 
stellung zu  beeinträchtigen,  indem  man  gleichzeitig  Collimatorfernrohr 
und  Beobachtungsfernrohr  verkürzt  oder  verlängert.  In  der  in  der 
Brennebene  des  Beobachtungsfemrohres  F  befindlichen  Platte  K  lassen 
sich  von  beiden  Seiten  her  zwei  Schieber  vorschieben,  dadurch  kann 
man  irgend  einen  schmalen  Theil  des  Spectrums  ausblenden;  der  Raum 
zwischen  den  Schiebern  heisst  der  Ocularspalt.  Das  Scalenrohr  S  dient 
zur  Bestimmung  der  verschiedenen  Stellen  im  Spectrum. 

Dreht  man  das  Nie oP sehe  Prisma  bei  G  so,  dass  sein  Haupt- 
schnitt zu  der  Polarisationsebene  des  von  der  oberen  Spalthälfte 
kommenden,  durch  das  Wollas tonische  Prisma  gegangenen  Licht- 
bündels senkrecht  steht,  so  erscheint  das  untere  Spectrum  dunkel,  das 
obere  hell.  Dreht  man  von  dieser  Stellung  aus  das  Nicol  um  a  Grad, 
so  ist  die  Helligkeit  der  unteren  Hälfte  iasm^a,  die  der  oberen  i'a'cos^a, 
wo  i  und  i'  die  Lichtmengen  sind,  welche  auf  die  obere  bezw.  untere 
Spalthälfte  fallen;  a  und  a!  sind  constante  Grössen,  welche  durch  den 
Lichtverlust  im  Apparate  bestimmt  sind.  Ist  a  der  Winkel,  bei  dem 
beide  Gesichtshälften  in  einem  Spectralbezirke  gleich  hell  sind,  so  ist 
für  die  betreffende  Farbe 

i  a  sin^  a  =  Va!  cos^  a 

-7  =  —  ctg'^a^  i  =  i'ccotg^a, 

1.  Aichen  des  Apparates. 

Uebung.  1)  Man  zeichnet  für  die  Scala  S  des  Apparates  nach 
den  S.  284  gegebenen  Vorschriften  die  Wellenlängen curve. 

2)  Man  richtet  den  Apparat  gegen  eine  Milchglasplatte,  hinter 
welche  man  eine  Lampe  stellt,  so  dass  beide  SpalthäKten  gleichmässig 
erleuchtet  werden,  also  i  =  i'  und  i/i'  =  1  ist. 

3)  Man  dreht  das  Nicol  so,  dass  das  untere  Gesichtsfeld  dunkel 
erscheint  und  liest  die  Lage  desselben  ab;  sie  sei  Uq, 

4)  Man  dreht,  bis  beide  Gesicht shäKten  gleich  erscheinen:  Lageai. 
Dann  ist 

1  =  c.ctg^{(x^  —  «oX     0  =  tg^iui  —  ffo)- 

2.  Vergleichung  der  Helligkeit  der  verschiedenen  Far- 
ben zweier  Lichtquellen. 

Uebung.  1)  Man  lässt  das  durch  einen  Heliostaten  in  horizon- 
taler Bichtung  geworfene  Sonnenlicht  auf  ein  vor  dem  Vergleichsprisma 
des  Apparates  in  passender  Entfernung  aufgestelltes  weisses  Papier  fallen. 

2)  Vor  den  Spalt  stellt  man  eine  möglichst  helle  Gaslampe. 

3)  Man  blendet,  indem  man  das  Beobachtungsfemrohr  dreht,  mit 
dem  Ocularspalt  an  den  den  Scalentheilen  81,82  .  .  .,  d.  h.  den  Wellen- 
längen Ai,  Ag . . .  entsprechenden  Theilen  des  Spectrums  schmale,  gleich 
breite  Streifen  aus ,  und  liest  die  Lagen  cc^,  cc^.,.  des  Nicols  ab ,  bei 
denen  Gleichheit  der  beiden  Bilder  eintritt. 
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Dann  giebt  cctg^iOi  —  «o),  cctg^((^  —  «o)  ^«  s«  ^'  die  relative 
Helligkeit  des  Lampenlichtes  gegenüber  dem  diffus  reflectirten  Sonnen- 
licM  für  die  Wellenlängen  A^,  Aj . . . 

Man  findet,  dass  das  Gaslicht  relativ  arm  an  violetten  und  blauen 
Strahlen  ist,  und  dass  in  ihm  die  rothen  Strahlen  überwiegen. 

3.  Bestimmung  der  Extinction  und  Absorption^)  eines 
farbigen  Glases  für  die  verschiedenen  Theile  des 
Spectrums. 

Uebung.  1)  Ein  Stück  blauen  Glases  wird  mittelst  eines  Statives 
vor  die  obere  Spalthälfte  gehalten,  so  dass  die  untere  Kante  gerade  vor 
der  Mitte  des  den  Spalt  bedeckenden  Streifens  liegt.  Man  stellt  vor 
das  Glas  eine  Linse  und  in  Brennweitenentfernung  vor  dieselbe  eine 
Lampe;  dann  erscheinen  im  unteren  Spectrum,  welches  der  oberen 
Spalthälfte  entspricht,  im  Gelb  und  Grün  dunkle  Absorptionsstreifen. 

2)  Man  liest  die  den  Streifen  entsprechenden  Scalentheile  S  ab  und 
blendet  einzeln  ihre  mittelsten,  dunkelsten  Stellen,  ihre  Randpartien,  so- 
wie auch  diejenigen  Stellen  aus,  in  denen  keine  Absorption  zu  sehen  ist. 

3)  Man  bestimmt  für  die  einzelnen  Streifen  die  Winkel  ex,  für 
welche  Gleichheit  eintritt.  Dann  ist  das  Yerhältniss  der  Helligkeit  des 
durchgegangenen  Lichtes  ia  zu  derjenigen  des  auffallenden  «a,  d.  h.  die 
Exstinction  E: 

E  =  idA'a  =  cctg^  (a  —  cco). 

Die  Absorption  des  Glases  für  die  betreffende  Strahlengattung  ist: 

(4  —  «d)/«a  =  A, 
Der  Helligkeitsverlust  4  —  ia  rührt  nicht  allein  von  der  Absorption 
im  Glase  her,  sondern  auch  von  der  Reflexion  an  der  vorderen  und 
der  hinteren  Wand  desselben;  bei  jeder  Reflexion  an  der  Grenze  von 
Luft  und  Glas  beträgt  bei  Glas  von  dem  Brechungsindex  1,5  der  Ver- 
lust 0,04  «a,  beide  Verluste  zusammen  betragen  also  0,08  ia-  Diese  sind 
von  dem  beobachteten  Helligkeitsverlust  abzuziehen. 

4.  Bestimmung  der  Extinctions-  und  Absorptionscoeffi- 
cienten  einer  gefärbten  Flüssigkeit. 

Hierzu  dient  ein  Glastrog  mit  parallelen  Wänden,  Fig.  218,  in 
dessen  untere  Hälfte  eine  kleine  planparallele  Platte  (Schulz^ scher 
Körper  S)  gelegt  wird,  so  dass  zwei  über  einander  liegende,  verschieden 
dicke  Tröge  entstehen. 

Uebung.  1)  Man  füllt  den  Trog  mit  Kupfersulfatlöaung  und 
stellt  ihn  so  vor  den  Spalt,  dass  die  obere  Kante  des  Schulz^ sehen 
Körpers  vor  der  Mitte  des  Spaltes  steht.  Vor  diesem  stellt  man  eine 
Lampe  auf  und  eine  Linse,  welche  die  von  ihr  ausgehenden  Strahlen 
parallel  mächt. 

2)  Man  bestimmt  wie  in  1)  für  verschiedene  Stellen  des  Spectrums 

*)  Ueber  die  Definitionen  vergl.  S.  224. 
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Fig.  218. 


das  Verhältniss  iji'  der  Intensitäten  i  und  i'  der  durch   die  obere  und 
die  untere  Hälfte  des  Troges  gegangenen  Strahlen. 

3)  Man  misst  die  Dicke  des  Sc  hui  zischen  Körpers  dmm  und  die 
lichte  Dicke  des  ganzen  Troges,  also  ohne  Deckplatten  Z)mm. 

Berechnung.  Ist  J  die  Intensität  des  auffallenden  Lichtes, 
8  =  e~""  der  auf  die  Schichtdicke  =  1  mm  bezogene  Extinctions- 
coefficient  (S.  224),  so  sind  die  Intensitäten  i  und  i  der  durch  die 

obere  und  untere  Schicht  von  der  Dicke 
d^  und  c?2»  d.  h.  dj  =  D  und  dg  =  D 
—  ä  gegangenen  Strahlen: 

iji  =  e-«^  und 

1  Log  i/i' 

d    Log  e 

a  ist  positiv,  da  Log  i/i'  <  0  ist. 

Bemerkung.  Dadurch,  dass  man 
zwei  verschieden  dicke  Schichten  derselben  Lösung  mit  einander  ver- 
gleicht, macht  man  sich  fast  frei  von  dem  Einfluss  der  Lichtverluste, 
welche  bei  der  Reflexion  an  den  Glaswänden  der  Tröge  und  den  Grenz- 
flächen zwischen  Glas  und  Lösung  eintreten.  Dass  in  der  Schicht,  in 
der  sich  der  Schulz^ sehe  Körper  befindet,  noch  zwei  Reflexionen  an 
Glas  und  Flüssigkeit  mehr  stattfinden,  hat  nur  einen  kleinen  Einfluss 
auf  das  Resultat. 


2.   Vierordt'sches  Photometer. 

Das  Vier  or  dt 'sehe  Photometer  ist  ein  Spectralapparat,  dessen 
Spalt  in  zwei  Hälften  getheilt  ist,  welche  mikrometrisch  durch  je  eine 
Schraube  verengt  oder  verbreitert  werden  können.  Dabei  verschieben 
sich  die  Backen  einer  jeden  Spalthälfte  symmetrisch  zur  Mitte  des 
Spaltes,  so  dass  die  Lage  der  letzteren  ungeändert  bleibt. 

Bei  den  Messungen  erweitert  man  die  Spalthälfte,  vor  der  die 
schwächere  Lichtquelle  steht,  bis  beide  Spectren  gleich  hell  erscheinen. 
Sind  dann  5i  und  62  die  Breiten  der  Spalthälften,  i*  und  i"  die  Inten- 
sitäten der  auf  sie  auftreffenden  Lichtstrahlen,  so  ist 

Bestimmungen  von  Absorptionscoefficienten  gestalten  sich  wie 
S.  324. 


D.    Elektricitat. 


L   Elektrostatische  Grrnndversuclie. 


Gebraucht  wird:  Apparat  nach  G.  Wiedemann  zur  Erzeugung  von 
Elfektricität  durch  Reibung  (Fig.  219);  Goldblattelektroskop ;  Metalldraht; 
Siegellackstange;  wollener  Lappen;  Glasstab;  Bchwefelstück ;  Apparat  nach 
£d.  Hagenbach  (Fig.  220);  HoUundermarkkugel  an  Beidenfaden;  Metall- 
kugel; zwei  hohle  Halbkugeln,  die  sich  um  dieselbe  Kugel  gerade  herumlegen, 
an  isolirenden  Holzgriffen. 

1.    Erzeugung   von  Reibungselektricität  und  Verhalten 

derselben. 

Apparat.  Auf  einer  Spitze  schwebt  in  einer  Metallhülse  ein 
Glasstab  J,   der  an  seinem  einen  Ende  eine  mit  Leder  bedeckte  Holz- 

j,.     219  *  platte  A  trägt,  welche 

mit  einem  mit  Kien- 
mayer'schem  Amalgam 
bestrichenen  Stück 
>  Waschleder  überzogen 
ist.  An  seinem  anderen 
Ende  trägt  der  Stab  eine 
Glasplatte  6r.  Auf  die- 
selbe Spitze  kann  man 
einen  anderen  Stab  11 
setzen,  mit  einer  Hart- 
gummiplatte iTund  einer 
mit  Katzenfell  K  über- 
zogenen Holzplatte.  An  kürzeren  Glasstäben  sind  befestigt:  eine  Glas- 
platte Gl ,  eine  Amalgamplatte  A^ ,  eine  Katzenfellplatte  K^  und  eine 
Hartgummiplatte  ^j. 

Uebung  1.  1)  Man  verwendet  den  Stab  1  und  reibt  die  Glas- 
platte 6r  mit  der  Amalgamplatte  A^  und  die  Amalgamplatte  A  mit  der 
Glasplatte  G^  und  setzt  den  Stab  1  auf  die  Spitze. 

Man  nähert  1)  -4i  an  -4  und  findet  Abstossung,  2)  Gx  an  A\  An- 
ziehung, 3)  Gl  an   G\  Abstossung,  4)  A^  an  G:  Anziehung. 
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2)  Man  verwendet  den  Stab  JJ.  Man  reibt  die  Hartgummiplatte  ^ 
mit  der  Eatzenfellplatte  Ki  und  die  Eatzenfellplatte  K  mit  der  Hart- 
gummiplatte ^1,  und  setzt  den  Stab  auf  die  Spitze. 

Man  nähert  Hi  an  Hi  Abstossung,  Hi  an  JT:  Anziehung,  K^  an  K: 
Abstossung,  Ki  an  Hi  Anziehung. 

Die  auftretenden  Bewegungserscheinungen  führt  man  darauf 
zurück,  dass  durch  die  Berührung  (Reibung)  in  den  Körpern  bestimmte 
Veränderungen  vor  sich  gegangen  sind,  dass  sie  „elektrisch"  gewor- 
den sind. 

Aus  den  Versuchen  folgt,  da  jedenfalls  durch  Reibung  von  Gleichem 
an  Gleichem  Gleiches  erzeugt  wird: 

Gleichartige  oder  gleichnamige  Elektricitäten  stossen 
sich  ab,  ungleichartige  oder  ungleichnamige  ziehen  sich  an. 

3)  Man  setzt  .auf  die  Spitze  den  Glasstab  mit  den  Platten  K  und 
fi";  man  reibt  K  und  Hi ,  K^  und  If ,  femer  G\  und  A\ ;  6ri  stösst  K 
ab  und  zieht  Hi  an,  Ai  stösst  H  ab  und  zieht  K  an. 

4)  Man  reibt  eine  Siegellackstange  S  mit  einem  wollenen,  an  einem 
Glasstabe  befestigten  Lappen  L^  man  nähert  S  der  Glasplatte  am 
Stabe  Z,  sie  wird  angezogen,  man  nähert  S  der  Amalgamplatte,  sie 
wird  abgestossen,  L  verhält  sich  umgekehrt. 

Danach  sind  gleichnamig  unter  sich  die  bei  obigen  Versuchen 
erzeugten  Elektricitäten  von:  Katzenfell,  wollenem  Lappen,  Glas  einer- 
seits, ferner  Hartgummi,  Siegellack,  Amalgam  andererseits.  Man  nennt 
die  durch  Reibung  von  Glas  entwickelte  Elektricität  Glas-  oder 
positive  Elektricität,  die  durch  Reibung  von  Harz  (Hartgummi, 
Siegellack)  entwickelte  Harz-  oder  negative  Elektricität.  Wir 
haben  also  in  den  obigen  Fällen  durch  Reibung  erzeugt  im  Glas  +  E^ 
im  Amalgam  —  ^,  im  Katzenfell  -|-  J57,  im  Hartgummi  —  ^,  im 
Wollenlappen  -\-  E,  im  Siegellack  —  E, 

5)  Man  berührt  den  Knopf  eines  Goldblattelektroskopes  mit  einem 
elektrisirten  Körper:  die  Goldblättchen  divergiren.  Die  Elektricität 
wird  von  dem  elektrisirten  Körper  auf  das  Elektroskop  übertragen, 
sie  verbreitet  sich  auf  die  Goldblättchen,  diese  laden  sich  gleichnamig 
und  stossen  sich  ab. 

Bei  gleich  starker  Ladung  stossen  sie  sich  stets  gleich  stark  ab. 

2.    Leiter  und  Nichtleiter. 

Uebung  2.  1)  Man  berührt  das  geladene  Elektroskop  mit  einem 
Metallstabe  oder  einer  nassen  Schnur:  die  Divergenz  hört  auf.  Diese 
Körper  leiten  die  Elektricität  ab,  sie  heissen  Leiter. 

2)  Man  berührt  das  geladene  Elektroskop  mit  einem  Gla,sstabe, 
mit  einer  Siegellackstange,  einem  Schwefelstück:  die  Divergenz  bleibt 
bestehen.  Diese  Körper  heissen  Nichtleiter,  Isolatoren,  Dielek- 
trica. 
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3.    Positive  und  negative  Elektricität. 

irebnng  8.  1)  Hau  nimmt  zwei  gleiche  Elektroskope  P,  und  Pt 
und  berührt  Pi  mit  einer  von  zwei  entgegengesetzt  geladenen  Platten, 
etwa  der  Amalgamplatte :  die  Goldblättchen  divergiren;  man  berührt  Pi 
mit  der  anderen  der  zwei  Platten ,  etwa  der  Amalgamplatte ,  so  lange, 
bis  die  Divergenz  die  gleiche  ist. 

2)  Sfan  bringt  die  Knöpfe  von  P|  und  Pg  zur  Berührung:  die 
Goldblättchen  fallen  zusammen ,  die  Elektricitäten  gleichen  sich  ans, 
neutralisiren  sich. 

3)  Man  wiederholt  den  Versuch  mit  einer  Glasplatte  und  einer 
Siegellackstange  n.  s.  f. 

4)  Man  wiederholt  den  Versuch  mit  Vertauschung  der  Elektro- 
skope  Pi  und  Pj, 

Bemerkung.  Ungleichnamige  Elektricitäten  in  aolchen  Mengen 
zusammengebrdcht,  dass  sie  gleiche  abatossende  Wirkungen  ausüben, 
nentralisiren  sich. 

Bei  jeder  Reibung  werden  also  die  beiden  Arten  Elektricität, 
positive  und  negative,  geschieden,  und  zwar  in  gleicher  Menge ;  F r a nkli  n 
nahm  an,  dass  dieselben  in  den  ungeladenen  Körpern  in  gleichen  Mengen 
enüialten  sind  und  bei  der  Elebtrisirung  nur  getrennt  werden. 

4.    Erzeugung  von  Elektricität  durch  Influenz. 

Uebang  4.     I)  Zwei  Messingcylinder  Ä  und  B,  die  an  einem 
Ende  abgerundet,  am  anderen  Ende  durch  eine  ebene  Fläche  begrenzt 
Pig_  220.  "°^  ^^^  ^^  ^'^  oberen  Theil 

von  zwei  Goldblattelektro- 
skopen  bilden ,  bringt  man 
mit  ihren  ebenen  Ehiden  zur 
Berührung.  Man  hält  einen 
durch  Reiben  mit  Ki  e  n- 
mayer'schem  Amalgam  po- 
sitiv elektriairten  Glasstab 
vor  d,  die  Goldblättchen  bei 
a  und  b  divergiren;  Elektri- 
cität ist  durch  Influenz  er- 
zeugt worden. 

2)  Wätu-end  der  Glasstab  an  seiner  Stelle  steht,  nimmt  man  erst 
B  fort,  dann  A. 

3)  Man  nähert  B  einer  an  einem  Seidenfaden  aufgehängten,  mit 
einer  geriebenen  Siegellackstange  elektrisirten  Hollundermarkkngel  H: 
sie  wird  abgestossen,  B  ist  negativ. 

4)  Man  nähert  A  der  Kugel  H:  sie  wird  angezogen,  A  ist  positiv. 
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5)  Man  berührt  Ä  mit  B,  die  Blättchen  a  und  h  fallen  zusammen, 
das  ganze  System  wird  unelektrisch. 

Durch  die  Annäherung  des  Glasstabes  sind  in  AB  die  beiden 
Elektricitäten  in  gleichen  Mengen  durch  Influenz  geschieden  und  voll- 
kommen getrennt  worden.  < 

5.    Die  Elektricität  befindet  sich  nur  an  der  Ober- 
fläche der  Leiter. 

Apparat.  Um  eine  Metallkugel  auf  isolirtem  Statiy  können  zwei 
Yon  isolirten  Handhaben  gehaltene  hohle  Halbkugeln  aus  Metall  gelegt 
werden. 

Uebimg  6.  1)  Man  ladet  die  Metallkugel  und  berührt  mit  ihr 
ein  Elektroskop,  die  Goldblättchen  divergiren. 

2)  Man  entladet  das  Elektroskop,  legt  um  die  Kugel  die  Halb- 
kugeln, entfernt  die  Halbkugeln,  berührt  mit  ihnen  das  Elektroskop: 
die  Blättchen  diyergiren,  die  Halbkugeln  sind  elektrisch. 

3)  Man  entladet  das  Elektroskop  und  berührt  es  mit  der  Metall- 
kugel, das  Elektroskop  divergirt  nicht,  die  Kugel  selbst  ist  jetzt  un- 
elektrisch. 

Bemerkung.    Die  Elektricität  befindet  sich  also  nur  an  der  Ober- 
fläche der  Leiter.     Hieraus  kann  man  mit  grösserer  Sicherheit,   als 
directe  Messungen  dies  ermöglichen  würden,  folgern,  dass  sich  gleich- 
namige Elektricitäten  umgekehrt  proportional  dem  Quadrat  der  Ent-* 
femung  abstossen,  vgl.  S.  1. 


IIa.  Gralvanismns. 

(Einleitung   und   Apparate.) 
1.    Ohm'sches   Gesetz. 

Bei  einem  galyanischen  Strome  hat  man  zu  unterscheiden 
1)  die  Stromstärke  J,  2)  die  elektromotorische  Kraft  E^  und  3)  den 
Widerstand  TT;  Grössen,  die  sämmtlich  in  Einheiten  ihrer  Art 
gemessen  werden. 

1)  Die  Stärke  oder  Intensität  eines  Stromes  I  giebt  die  Elektri- 
citätsmenge  an,  welche  in  der  Zeiteinheit  durch  den  ganzen  Quer- 
schnitt eines  Leiters  fliesst.  Die  Stromdichte  ^  ist  die  in  der 
Zeiteinheit  durch  die  Einheit  des  Querschnittes  fliessende  Elektricitäts- 
menge  i).  Fliesst  also  durch  einen  Leiter  von  dem  Querschnitte  Q  ein 
^Strom  von  der  Intensität  J,  so  ist  die  Stromdichte  desselben  ^  =  I/Q. 

2)  Die  elektromotorische  Kraft  2)  E  einer  Kette  ist  gleich 
dem  Potential-  oder  Spannungsunterschiede  an  ihren  Polen  im  strom- 
losen Zustande. 

3)  Der  Widerstand  W  der  einzelnen  Theile  der  Leitung  ent- 
spricht der  in  ihnen  in  Wärme  umgesetzten  Energie. 

Diese  drei  Grössen  sind  verknüpft  durch  das  Ohm'sche  Gesetz: 

Die  Stromstärke  oder  Intensität  ist  direct  proportional 
der  gesammten  elektromotorischen  Kraft,  umgekehrt  pro- 
portional dem  gesammten  Widerstände. 

Bei  passender  Wahl  der  Einheiten  für  J,  E,  W  wird  a  =  1,  also : 

TT' 

dies  ist  z.  B.  der  Fall,  wenn  man  die  Intensität  in  Ampere,  die  elektro- 
motorische Kraft  in  Volt,  die  Widerstände  in  Ohm  misst. 


^)  Die  Betrachtung  der  Stromdichte  spielt  bei  den  Vorgängen  der  Elek- 
trolyse eine  grosse  Bolle. 

^)  Man  kürzt  elektromotorische  Kraft  vielfach  ab  mit  E.  M.  E. 
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Die  gesammte  elektromotorische  Kraft  E  ist  gleich  der  Summe 
aller  im  Stromkreise  vorhandenen  elektromotorischen  Kräfte. 

Im  un verzweigten  Kreise  ist  der  gesammte  Widerstand  TT  gleich 
der  Summe  aller  Widerstände  w  der  einzelnen  auf  einander  folgenden 
Theile  der  Leitung,  also  tf« 

W=  u>i  +  W2  -\-  "' 

Der  Widerstand  w  eines  cylindrischen  Leiters  ist  pro- 
portional seiner  Länge  7,  umgekehrt  proportional  seinem 
Querschnitte  g,  also 

w  =  s  A/q. 

Die  Grösse  s  ist  eine  für  jede  Substanz  charakteristische  Zahl, 
nämlich  der  Widerstand  der  Längeneinheit  (in  Metern)  für  einen 
Quadratmillimeter  Querschnitt,  gemessen  in  der  bestimmten  Einheit 
(Ohm);  s  heisst  der  specifische  Widerstand.  Der  reciproke  Werth 
des  Widerstandes  l/w  ist  die  Leitfähigkeit.  A  =.  IJa  heisst  die 
specifische  Leitfähigkeit. 

Nicht  nur  für  den  ganzen  Stromkreis  gilt  diese  Beziehung  zwischen 
Intensität,  elektromotorischer  Kraft  (Potentialunterschied)  und  Wider- 
stand, sondern  auch  für  jeden  Theil  desselben.  Ist  etwa  der  Potential- 
unterschied an  den  Enden  eines  Drahtes  e  Volt  (e  F) ,  der  Widerstand 
des  Drahtes  w  Ohm  {wSl)^  so  ist  die  Stromstärke  i  Ampere  {iÄ) 
(s.  S.  352): 

. e_^ 

w 

Im  C.-G.-S.-System  (S. 5)  definirt  man:  Der  specifische  Wider- 
stand ist  derjenige  zwischen  zwei  gegenüberliegenden  Seiten 
eines  Würfels,  dessen  Kanten  1  cm  lang  sind,  und  der  diesen 
Kanten  parallel  vom  Strome  durchflössen  wird. 

Bei  sehr  grossen  specifischen  Widerständen,  wie  sie  z.  B.  bei 
Elektrolyten  vorkommen,  bezieht  man  sie  auf  den  des  Quecksilbers 
=  10^.  Ist  in  diesem  Maasse  ein  Widerstand  =  1 ,  so  ist  er  lO^mal 
grösser,  als  der  des  Quecksilbers. 

Häufig  theilt  man  den  Widerstand  W  in  einem  Stromkreise  in  zwei 
Theile:  1)  den  Widerstand  in  dem  Elemente  oder  den  Elementen  (der 
Säule):  den  inneren  Widerstand  w»-,  und  2)  den  Widerstand  in 
dem  Schliessungskreise:  den  äusseren  Widerstand  Wa^)'     Dann  ist 

Ist  die  Strombahn  nicht  ein  einfacher  Draht,  sondern  theilt  sie 
sich  an  der  einen  oder  anderen  Stelle  in  mehrere  sich  nachher  wieder 
vereinigende  Zweige,  so  haben  wir  es  mit  einer  Stromverzweigung  zu 


^)  Derselbe  Unterschied  wird  auch  bei  Dynamomaschinen  etc.  gemacht. 
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thun  ^).  Punkte,  in  dene.n  mehr  als  zwei  Leiter  zus.ammen- 
stossen,  heissenVerzweigungspunkte.  Für  verzweigte  Ströme 
gelten  die  folgenden  Ohm -Eirchh  off 'sehen  Sätze: 

1)  Zu  jedem  Yerzweigungspunkte  fliesst  ebensoviel 
Elektricität  hin,  wie  von  ihm  fortfliesst. 

In  der  Fig.  221  ist  also  «i  -f-  ig  +  %  =  «2  "f"  h* 

An  jedem  Yerzweigungspunkte  ist  also  die  Summe  der  Stromstärke 

gleich  Null,  wenn  man  den  abfliessenden  Strömen  das  entgeg^igesetzte 

Vorzeichen  giebt  wie  den  ankommenden. 

2)  Kechnet  man  in  einem  beliebigen,  in  sich  geschlossenen 
Theil  der  Leitung  die  darin  vorkommenden  elektromoto- 
rischen   Kräfte    und    Stromstärken    in    der    einen    Richtung 

Fig.  221.  Fig.  222. 


positiv,  in  der  anderen  negativ,  so  ist  die  Summe  der  Pro- 
ducte  aus  den  einzelnen  Widerständen  in  die  zugehörigen 
Stromstärken  gleich  der  Summe  der  elektromotorischen 
Kräfte. 

1)  In  Fig.  222  haben  wir,  da  in  dem  Kreise  Ct«^2^2-^^i^i^  keine 
elektromotorische  Kraft  vorhanden  ist,  wenn  wir  mit  Wi  und  w^  die 


Fig.  223. 


Widerstände  der  beiden  Strombahnen  zwi- 
schen C  und  Fj  mit  ii  und  i^  die  Intenr 
sitäten  der  Ströme  in  ihnen  bezeichnen: 

eT"  =  «1  +  ^2     ^nd     iiWi  —  «2^3  =  0, 
ii:i2  =  W2:Wi     und    iiWi  =  i^w^» 
Jw2  Jwi 


h  = 


h 


^1  +  «<^2  '      ''         ^i  +  ^2 

Für  Stromzweige,  die  von  einem 
Punkte  ausgehen  und  sich  in  einem 
zweiten  wieder  vereinigen,  gilt  also  der 
Satz: 

Die  Intensitäten  der  Zweigströme  verhalten  sich  umge- 
kehrt wie  die  Widerstände  der  Zweige. 


^)  Auch  wenn  die  Stromleiter  dickere  Drähte  oder  Platten  sind,  ver- 
zweigen sich  in  denselben  die  Ströme;  die  Stromdichte  ist  im  Allgemeinen 
nicht  an  allen  Stellen  eines  Querschnittes  die  gleiche. 
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Schaltet  man  neben  irgend  einen  Strom  1  einen  Zweig  2,  so  nennt 
man  diesen  einen  Neben schluss;  die  Intensität  des  Stromes  in  dem- 
selben kann  durch  Yergrössern  seines  Widerstandes  beliebig  klein 
gemacht  werden. 

Ist  z.  B.  Wi  =  9Wij  so  ist  «1  =  JWi/ 10 1€2  =  Vio«^»  durch  iTj 
fliesst  nur  Vio  ^^^  Gesammtstromes.  Ist  Wi  =  99  w^  resp.  ic^i  =  999  itj, 
so  fliesst  durch  Wj  resp.  Vioo»  Viooo  des  gesammten  Stromes  (vergL 
S.  365).  Der  Gesammtwiderstand  w  der  beiden  Zweige  Wi  und  w^  zu- 
sammen ist: 

Wurden  von  dem  Punkte  C  drei  Zweige  mit  den  Widerstanden 
i€iW2Ws  nach  dem  Punkte  F  gehen,  so  würde  der  Gesammtwiderstand 
der  drei  Zweige  sein: 

WiW^Ws 

w  = i i 

2)  Verbindet  man,  Fig.  223,  die  beiden  Zweige,  in  die  sich  ein 
Strom  theilt,  ahc  und  ade  durch  einen  Querdraht  hd,  eine  sogenannte 
Brücke,  so  erhält  man  die  Wheatstone'sche  Drahtcombination  (yergl. 
S.  350).  Nach  den  Kirchhof  fischen  Sätzen  ist  für  die  beiden  Kreise 
ahd  und  hcd 

iiWi  -^  iw  —  «3 «73  =  0,  ?2^2  —  ^4^4  —  iw  =  Oj 

«1  —  i  —  ^2  =  0,  «2  +  ^  —  h  =  0. 

Ist  i  =  0,  d.  h.  fliesst  durch  den  Draht  hd  kein  Strom,  so  ist 
$j  =  ij,  ig  =  «4  und:  1)  iiWi  =  i^w^,  2)  i2t^j  =  HW^,  also  durch 
Division  von  1)  und  2) 

Wi :  W2  =  Ws '  ^4- 


2.    Einheiten. 

Früher  wurden  fürjdie  Messung  der  Stromstärke,  der  elektro- 
motorischen Kraft  und  des  Widerstandes  empirische  Einheiten  benutzt, 
von  denen  wir  nur  diejenige  des  Widerstandes  erwähnen. 

Einheit  des  Widerstandes  war  der  Widerstand  einer  Queck- 
silbersäule von  1  m  Länge  und  1  qmm  Querschnitt  bei  0^,  die  sogenannte 
Siemens -Einheit. 

Bei  Einführung  der  willkürlichen  Einheiten  wird  a  in  der  Gleichung 
für  das  Ohm 'sehe  Gesetz  nicht  =  1.  Bei  dem  sogenannten  absoluten 
elektromagnetischen  Maasssystem  ist  a  =  1. 

Die  absoluten  Einheiten  deflniren  wir  hier  nicht;  von  ihnen 
leiten  sich  die  folgenden  praktischen  Einheiten  ab;  auch  bei  ihrer 
Einführung  wird  a  =  1. 
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Einheit  der  Stromstärke  ist  das  Ampere  (Ä).  Der  Strom 
1  Ampere  zersetzt  oder  scheidet  aus : 

cbem  Knall-     y^     .^ 
mgr  Wasser    mgr  Silber    mgr  Kupfer     gas  von  0"   ®°^™  S-if^^^' 

und  760  mm        *^°  ^ 

in  1  See.       0,0933  1,118  0,3284  0,1740         0,1160 

„   1  Min.      5,60  67,01  19,70  10,44  6,96 

„   1  Stde.       336  4026  1182  626  417 

Einheit  des  Widerstandes  ist  das  Ohm  (H)  ==  1,063  Siemens. 

Einheit  der  elektromotorischen  Kraft  ist  das  Volt  (F),  d.  h.  die- 
jenige elektromotorische  Kraft,  welche  in  einem  Schliessungskreise 
von  1  Ohm  Widerstand  einen  Strom  von  1  Ampere  erzeugt,  also 

1  Volt  =  1  Ampere  X  1  Ohm. 

Ein  Daniell  (D.)-  und  ein  Latimer  Clark  (L.  C.)-Element  (siehe 
weiter  unten  S.  353  und  354)  haben,  wenn  t  die  Temperatur  bedeutet, 
folgende  elektromotorische  Kräfte: 

1  D.  =  1,08  bis  1,12  Volt,    1  L.  C.  =  [1,433  —  0,00  082  (t  —  15)]  Volt. 


3.    Apparate. 

0 

1.    Galvanische  Elemente. 

Die  galvanischen  Elemente,  die  Stromerzeuger,  bestehen  aus  zwei 
Leitern  erster  Glasse,  Metallen,  Kohle,  Braunstein ,  ^Bleisuperoxyd ,  die 
entweder  beide  in  dieselbe  Flüssigkeit,  oder  in  verschiedene  Flüssig- 
keiten tauchen.  Diese  sind  entweder  durch  eine  poröse  Thonwand,  ein 
Stück  Pergamentpapier  oder  Blase, 'durch  welche  nur  eine  sehr  langsame 
Diffusion  vor  sich  geht,  getrennt  oder  so  über  einander  geschichtet, 
dass  die  specifisch  schwerere  Flüssigkeit  unten,  die  leichtere  sich  oben 
befindet. 

Man  bezeichnet  ein  galvanisches  Element  durch  die  chemischen 
Zeichen  der  in  ihm  enthaltenen  Substanzen,  die  durch  verticale  Linien 
von  einander  getrennt  sind;  der  zuerst  stehende  Leiter  erster  Classe 
ist  der  positive  Pol  des  Elementes.  Das  Platin  in  concentrirter  Salpeter- 
säure, Zink  in  verdünnter  Schwefelsäure  enthaltende  Grove'sche  Ele- 
ment wird  also  geschrieben: 

Pt  I  HNO3  I  HjS04aq  I  Zn. 

Elemente  mit  einer  Flüssigkeit  sind  bequemer  zu  handhaben,  aber 
nicht  constant,  d.  h.  es  verändert  sich  mit  der  Zeit  ihre  elektromotorische 
Kraft  (s.  w.  u.). 


1)  1  cbem  H2  wiegt  0,0895  mgr. 
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1.    Elemente  mit  einer  Flüssigkeit. 

1)  Volta'Bche  Kette.  Amalgamirte  Zinkplatten  und  Kupfer- 
platten tauchen  in  verdünnte  Schwefelsäure  (1  Tbl.  concentrirte  Säure 
auf  10  biB  12  Thle.  Wasser)  (Kupfer  +  Pol,  Zink  —  Pol). 

2)  Leclanche-Element.  In  einem  Glase  befindet  sich  ein 
Cylinder  aus  Braunstein  und  Gaskohle  mit  einer  Klemmschraube  and 
ein  amalgamirter  Zinkstab.  Das  Glas  ist  mit  concentrirter  Salmiak- 
lösung gefüllt  (Kohle -Braunstein  -|-  Pol,  Zink  —  Pol).  Die  elektro- 
motorische Kraft  (E.  M.  K.)  ist  (stromlos)  etwa  1,3  Volt. 

3)  Bnnsen's  Chromsäureelement.  Tauchelement.  Fig.  224. 
In  einem  Glase  befindet  sich  eine  Chromsäure  enthaltende  Lösung,  in 
die  eine  Ziakplatte  Z  und  zwei  Kohleaplatten  K  tauchen ;  beide  sind 
mit  Klemmschrauben  verbunden.  Die  Zinkplatte  wird  an  dem  Stabe  a 
aus  der  Flüssigkeit  gehoben,  sobald  das  Element  nicht  gebraucht  wird 

Fig.  S24.  Fig.  225. 


(Kohle  +  Pol,  Zink  —  Pol).  —  Die  Lösung  erhält  man,  wenn  man 
60  gr  krystallisirte  Chromsäure  in  1  Liter  Wasser  löst,  und  zu  der 
Lösung  langsam  50  cbcm  concentrirte  Schwefelsäure  setzt.  E.  M.  K. 
=  ca.  2  Volt  (bei  schwachem  Strome). 

4)  Element  von  Latimer  Clark  (Fig.  225).  Ein  2  cm  weites 
und  6  cm  hohes  Cylinderglas  Gr  wird  in  einen  Holzfuss  H  mit  zwei 
Klemmschrauben  £,  und  K^  eingesetzt.  In  das  Glas  kommt  reines 
Quecksilber  (§),  darauf  mit  Ziaksulfatlösung  angefeuchtetes  Mercuro- 
sulfat  (M),  und  darauf  ein  Brei  von  Zinksulfatkrystallen  (ZnSO,)  mit 
gesättigter  Zinksulfatlösung.  In  den  Brei  steckt  man  einen  amal- 
gamirten  Zinkstab  Z,  der  in  einem  paraffinirten  Kork  Ä"  befestigt  ist, 
den  Kork  übergiesst  man  mit  einem  Gemenge  von  Wachs  und  Hars. 
Von  dem  Zinkstabe  führt  ein  Kupferdraht  zu  der  Klemmschraube  K,. 
Ein  durch  ein  Glasrohr  bis  auf  seine  Spitze  isolirter  Platin draht  D  führt 
zu  dem  Quecksilber  und  ist  mit  der  anderen  Klemmschraube  K^  ver- 

Wledetnaua-Ebeit.  Praktikum.  23 
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bunden.  Dem  MercuroBulfat  wird  beim  Verreiben  mit  dem  Zinksixlfat 
etwas  Quecksilber  zugesetzt,  um  etwa  vorhandeaes  Mercarisulfat  zu 
reduciren.  Ber  obere  Theil  des  Glases  muss  rein  bleiben,  damit  kein 
AuBkrieehen  des  ZinksulfateB  eintritt.  Einige  Tropfen  ParaffinölP,  die 
man  auf  die  Zinkaulfatlösung  giesBt,  Terbindem  ein  Verdunsten  der- 
selben.    Die  Werthe  der  E.  M.  K.  giebt  die  Formel  S.  352. 

5)    Zu   den  Elementen    mit    einer  FlüBsigkeit    gehören  auch  die 

Accumulatoren.     Sie  bestehen  ans  zwei  Bleiplatten,  deren  eine  mit 

Mennige  bedeckt  ist ,    und    die    in   verdünnter   Schwefelaäure    stehen. 

Durch  einen  hindurchgeleiteten  Strom  werden  Bie  „polarisirt",  wobei 

Fig.  227. 

Fig.  226. 


auf  der  einen  Platte  metallisches  Blei,  auf  der  anderen  Bleiauperoxyd 
entsteht,  Schliesat  man  die  Elemente  nach  Ausschaltung  des  hindurcb- 
geleiteten  Stromes,  so  erhält  man  einen  PolariBationsstrom. 

2.    Elemente  mit  zwei  Flüssigkeiten. 

1)  Element  von  Daniell  (Fig.  226).  Man  setzt  einen  CylinderK 
aus  dünnem  Kupferblech  in  ein  Glas  mit  eoncentrirter  Kupfervitriol- 
löaung,  stellt  in  dasselbe  einen  Thoncylinder  mit  Zinkvitriollösung 
oder  verdünnter  Schwefelsäure  und  in  diese  den  amalgamirten  Zink- 
cylinder  Z  (Kupfer  +  Pol  [>],  Zink  —  Pol  [)»]). 

Das  Fleming'sche  Normal-Daniell  (Fig.  227)  besteht  aus 
einem  U-förmig  gebogenen  Eohre,  deBBen  linker  und  unterer  Theil  bis 
g  mit  Zinksulfatlösung  vom  speciiischen  Gewichte  1,2  (bei  20"),  deaaen 
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rechter  Schentel  mit  KupferBulfatlöBung  vom  specifiachea  Gewiohte  1,1 
(bei  20'')  gefüllt  wird,  Durct  AblasBea  bei  b  kann  man  eine  voll- 
kommen Bcharfe  Trennung  der  beiden  FlüBsigkeits Säulen  herbeifähren. 
Mit  einem  (nicht  amalgamirten)  Ziakstabe  links,  einem  Kupferstabe 
rechts  versehen,  giebt  daa  Element  1,072  Volt  bei  20". 

2)  und  3)  Elemente  von  Grove  und  Bunsen.  Dieselben 
bestehen  aus  Zink  in  verdflnnter  Schwefelsäure  und  Platin  (Grove) 
oder  Kohle  (Bnnaen)  in  concentrirter  Salpetersäure.  Eine  Form  des 
Grove'schen  Elementes  gieht  Fig.  228.  Z  iat  der  Zinkcjlinder,  T  der 
Thon cy linder ,  p  die  mit  dem  Platinblech  verbundene  Elemu schraub«. 

Eine  Form  des  Bunsen'schen  Elementes  giebt  Fig.  229.  Z  ist 
der  Zinkcjlinder,  T  die  Thonzelle,  K  das  Eohlenprisma.  Bei  anderen 
Fig.  228. 


Formen  ist  die  Kohle  und  die  Salpetersäure  ausserhalb  der  Thon- 
zelle, das  Zink  steht  innerhalb  derselben  in  verdünnter  Schwefelsäure. 
E.-M.-K.  =  ca.  2,1  Volts. 

Bei  den  Bunsen'schen  und  Grove'schen  Elementen  istFolgendes 
zu  beachten:  Die  Schwefelsäure  enthält  1  Vol.  englische  Schwefel- 
säure auf  ca.  20  Vol.  Wasser.  Man  giesst  die  Schwefelsäure  unter 
stetem  Umrühren  mit  einem  Glasstabe  in  die  entsprechende  Menge 
Wasser.  Das  Gemisch  wird  dabei  heiss,  man  läast  es  erkalten,  ehe  mau 
es  in  die  Gefasse  einfüllt.  Die  Salpetersäure  soll  bei  dichteren  Strömen 
ein  specif.  Gew.  1,3  bis  1,4  haben.  Während  des  Gebrauches  wird  sie 
verdünnter,  sie  mnss  daher  von  Zeit  zu  Zeit  erneuert  werden. 

Man  giesst  erst  die  Schwefelsäure  in  das  Element,  damit  die  Thon- 
zelle mit  derselben  durchtränkt  wird,  und  möglichst  wenig  von  der 
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Salpetersäure  zum  Zink  dringt.  Die  Schwefelsäure  muss  etwa  um  ^/g 
höher  als  die  Salpetersäure  stehen.  Man  muss  sich  sorgfältigst  hüten, 
Salpetersäure  zum  Zink  zu  giessen,  da  sich  sonst  schädliche  Dämpfe  von 
Untersalpetersäure  entwickeln.  Dieselben  büden  sich  stets,  während 
das  Element  geschlossen  ist.  Die  Elemente  müssen  daher  im  Freien 
oder  in  einem  mit  einem  Abzüge  versehenen  Räume  stehen.  Nach  dem 
Gebrauche  nimmt  man  die  Elemente  aus  einander.  Die  Thonzellen  und 
Kohlen   stellt  man  nach   Abspülen    mit   viel  Wasser  längere   Zeit  in 


Fig.  231. 


Fig.  230. 
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besonderen  Gefässen  ganz  unter  Wasser,  damit  alle  Säure, 
'^     sowie   die    gebildeten    Salze    aus    denselben    ausgewaschen 
werden. 
,  Prüft  man  mittelst  eines  sehr  empfindlichen  Elektro- 

skops  die  Ladung  eines  mit  dem  Zinkpol  der  obigen  Ele- 
mente verbundenen  Metalles,  so  ist  dieselbe  negativ,  die 
eines  mit  dem  anderen  Pol  verbundenen  Metalles  ist  positiv; 
der  Strom  geht  also  ausserhalb  des  Elementes  von  Kupfer, 
Kohle,  Quecksüber,  Platin  zum  Zink,  d.  h.  in  der  Rich- 
tung des  Alphabetes. 

3.    Verbindung  mehrerer  Elemente. 

Mehrere  w-Elemente  von  der  elektromotorischen  Kraft 
E  und  dem  Widerstände  W  kann  man  in  verschiedener 
Weise  verbinden  (schalten). 

1)  Neben  einander  (Fig.  230):  Man  verbindet  die 
positiven  (Kohle-)  Pole  aller  Elemente  und  die  negativen 
(Zink-)  Pole  aller  Elemente  mit  einander.  Man  hat  dann  ein  Element 
von  derselben  elektromotorischen  Kraft  JE,  wie  sie  ein  einzelnes  der 
Elemente  besitzt,  aber  von  einem  der  Zahl  der  Elemente  n  entsprechend 
grösseren  Querschnitt,  also  entsprechend  kleinerem  Widerstände  (TF/w) 
(vergl.  Ohm'sches  Gesetz). 

2)  Hinter  einander  (Fig.  231):  Man  verbindet  den  positiven 
Pol  des  ersten  Elementes  mit  dem  negativen  Pol  des  zweiten  und  so 
fort.  Man  hat  dann  die  w- fache  elektromotorische  Kraft  {nE),  aber 
auch  den  w- fachen  Widerstand  (n  W). 

Man  kann  auch  z.  B.  die  acht  Elemente  gruppenweise  etwa  zu 
je  zweien  hinter  einander  und  dann  alle  vier  Gruppen  neben  einander 
schalten. 
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Bei  einer  gegebenen  Anzahl  von  Elementen  verbindet 
man  dieselben  so,  dasa  ihr  innerer  Widerstand  möglichst 
gleich  dem  Widerstände  im  äusseren  Schliessnngskreise  ist; 
bei  grossen  äuBserenWiderständen  schaltet  man  die  Elemente 
also  hinter  einander,  bei  kleinen  neben  einander. 

2.     Leitungsdrähte  und  Klemmschrauben. 

Die  Leitungsdrähte  beBtehen  aus  Eupfer.  Für  schwache  Ströme 
nimmt  man  dünne,  für  starke  Ströme  dicke  Drähte,  da  sich  erstere 
sonst  durch  den  Strom  zu  stark  ^.^^  ggg^        ^-^^  333.  Fjg.  234. 

erwärmen.      1  qmm   Querschnitt  ' 

kann  man  ungefähr  mit  4  Ampere 
dauernd  belasten.  Um  eine  me- 
tallische Berührung  der  Leitungs- 
drähte unter  sich  oder  mit  anderen 
Körpern  zu  verhindern ,  giebt 
man  ihnen  einen  nicht  leitenden 
Ueberzug  von  Seide,  Baumwolle, 
Kautschuk  oder  Guttapercha.  Zur 
Verbindung    der  Leitungsdrähte 

mit  den  Metallplatten  der  Säule  oder  unter  einander  können  Queck- 
sUbernäpfe  dienen,  in  welche  man  die  amslgamirten  Enden  der  Drähte 
eintaucht.  Weiter  benutzt  man  zur  Verbindung  Klemmschrauben 
(Fig.  232  bis  234). 

Alle  Berührungsstellen  zwischen  Klemmschrauben  und  Drähten 
müssen  möglichst  blank  sein.  Die  letzteren  putzt  man  mit  Schmirgel- 
papier, die  Löcher   der   ersteren   reiht  man  mit  Rund-  oder  Flach- 

3.     Stromunterbrecher, 

Zum  schnellen  Unterbrechen  resp.  Schliessen  eines  Stromkreisea 
dienen  die  Stromunterbrecher  oder  Strom  Schlüssel.  Ein  einfacher  Strom- 
unterbrecher   besteht    z.    B.    aus    einem  Fig.  23&. 
Brettchen,  Fig.  235,  in  das  zwei  Löcher  b 
gebohrt  sind,  die  mit  Quecksilber  gefüllt 
werden  und  mit  denen  die  Klemmschrau- 
ben a  und  Ol  in  metallischer  Verbindung 
stehen.    Beim  Einsetzen  und  Heraueheben 
des  Kupferbugeis  h  wird  der  Strom  ge- 
schlossen und  geöffnet.  Der  Unterbrecher 
wird,  falls  er  nicht,  wie  in  Fig.  235,  mit 

einer  Zwinge  an  dem  Tische  befestigt  wird,  in  einen  flachen  Kasten 
gesetzt ,    um    das  Verspritzen   von  Quecksilber    zu  vermeiden.      Zum 
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ScUieBsen  und  Oeffnen  stärkerer  Ströme  bringt  die  Technik  mannig- 
fache Formen  in  den  Handel  (Schalthebel,  AnschluBsdosen  mit  Stöpseln, 
ScbnappschlüBBel  u,  s.  w.),  die  auch  im  Laboratorium  und  bei  den  fol- 
genden Uebungen  mit  Vortheil  verwendet  werden. 

4.    Stromwender,  Commutatoren  oder  Gyrotrope. 

Dieselben  dienen  dazu,  um  in  einem  Theile  der  Leitung  die  Rich- 
tung des  Stromes  umzukehren. 

1.  Der  einfachste  Stromwender  besteht  in  einem  Brett  mit  vier 
Qnecksilbemäpfen  1,  2,  3,  4.      In  dieselben   können   zwei  durch   ein 
pj     236  isolirendes    Zwiachenatttck    C    ver- 

bundene Uetallbttgel  A  und  B  ein- 
■ — ^*  gesetzt  werden  (Fig.  236).  Die  Näpfe 

2  und  3  Bind  mit  der  S6ule,  1  und  4 
mit  den  Enden  des  ScbliesBungB- 
kr^Bes  verbunden.  Verbinden  die 
Bügel  1  und  2,  bezw.  3  nnd  4,  so 
flieast  der  Strom  im  Sinne  des  Pfeiles, 
verbinden  sie  dagegen  1  und  3 
bezw.  2  und  4  mit  einander,  so  fliesst 
er  im  entgegengesetzten  Sinne. 

2.    Gyrotrop   von   Pohl, 
„Wippe".   9  (Fig.  237)  iat  ein  Stab 
aus  isolirendem  Material.  Die  Queck- 
silbernäpfchen d  'nnd  g  sind  durch 
den  Draht  h,  C  und  /  durch  den  Draht  i  verbunden ,  h  und  *  berühren 
siclTnicht.    Das  Näpfchen  h  ist  mit  dem  -{-  Pol,  e  mit  dem  —  Pol  des 
Fig.  237. 


Elementes  verbunden,   mit  g  und  /  sind  die  Enden  des  Theiles  der 
Leitung  r  verbunden,  in  welchem  der  Strom  umgekehrt  werden  boU. 
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Liegt  der  Bügel,  wie  die  Figur  zeigt,  so  fliesBt  der  Strom  durcli  r  in 
der  Bichtung  des  Pfeilea.  Legt  man  den  Bügel  um,  ao  daaa  p  naoli  d, 
m  nach  c  kommt,  so  kehrt  sich  der  Strom  in  r  am,  er  flieast  dem  Pfeil 
entgegengesetzt. 

3.  Gyrotrop  von  Ruhmkorff.     Um  eine  Äse  ob  (Fig.  238)  ist 
ein  Cylinder  c  von  Elfenbein  drehbar,  auf  dem  zwei  Wülste  d  und  e  von 
Fig.  238, 


Messing  befestigt  sind.  Die  Axe  ab  ist  in  der  Mitte  des  Cylinders  c 
getheiltj  ihr  vorderes  Ende  a  steht  mit  dem  Wulst  e  und  der  Klemm- 
schraube /,  ihr  hinteres  Ende  mit  dem  Wulst  d  und  der  Klemm- 
schraube g  in  leitender  Verbindung.  Gegen  den  Cyhnder  federn  die  mit 
den  Klemmschrauben  h  und  i  verbundenen  Heesingplatten  k  und  I.  Die 
Klemmen  g  und  /  sind  mit  dem  positiven  und  negativen  Pol  der  Leitung 
verbunden.  In  r  soll  die  Stromrichtung  gewechselt  werden.  Steht  der 
Cyhnder,  wie  es  die  Fig.  238  zeigt,  so  flieast  der  Strom  von  g  durch 
d,  h  und  h  nach  i,  dreht  man  den  Cylinder  am  160",  so  flieast  der 
Strom  von  i  nach  Ä. 

5.    Galvanometer, 

Zur  Untersuchung,  ob  in  einem  Leiter  Ströme  überhaupt  vorhanden 
sind  und  um  dieselben  zu  messen,  dienen  die  Galvanoskope  und  Galvano- 
meter. Die  Ablenkung  der  Nadel  des  Galvanometers  aoll  nur  durch  die 
Strome  in  seinen  Windungen  hervorgerufen  werden.  Um  eine  Ablenkung 
durch  den  Strom  in  den  Zu-  und  Ableitungadrähten  zu  vermeiden,  legt  man 
die  den  Strom  zu-  und  fortführenden  Drähte  einander  mögHchst  parallel. 
Man  kann  die  beiden  Drähte  auch  um  einander  wickeln.  Bei  beiden  Arten 
von  Instrumenten  wird  meist  die  Ablenkung  einer  Magnetnadel  aus  ihrer 
ursprünglichen  Richtung  durch  einen  parallel  derselben  verlanfenden 
Strom  benutzt.  Sie  sind  daher  nur  bei  Strömen  zu  verwenden,  die  dauernd 
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in  derselben  Richtung  fliesBen,  bei  sog.  „Gleichströmen",  aber  nicht 
bei  solchen,  die  abwechselnd  in  der  einen  und  der  entgegengesetzten 
Richtung  Siessen,  bei  sog.  „Wechselairömen".  Bei  letzteren  sind  die 
Wirkungen  der  auf  einander  folgenden  Ströme  auf  die  Magnetnadel  ent- 
gegengesetzt und  heben  sich  daher  ganz  oder  doch  zum  Theil  auf. 
Zum  Messen  der  Wechselströme  verw'endet  man  meist  entweder  die 
elektrodynamischen  oder  die  Wärmewirkungen  der  Ströme  [Elektrodyna- 
mometer  (vgl.  weiter  unten)  und  Hitzdrahtamperemeter]. 

Je  stärker  der  Strom,  um  so  grösser  ist  die  Ablenkung. 
Die  Magnetnadel  dreht  sich  entweder  um  eine  verticale  Axe:  sie 
bewegt  sich  in  einer  horizontalen  Ebene,  „Horizontalgalvanometer",  oder 
um  eine  horizontale  Axe:  aie  bewegt  sich  in  einer  "verticalen  Ebene, 
„  YerticalgalTanometer  " . 

Eine  Form  des  HorizontalgaWanometerB  ist  die  folgende: 

„.     „,.  Innerhalb     einer    Eupferkugel 

schwebt  an  einem  kurzen,  an  dem 
Stabe  Y  befestigten  Faden  (Fig.  239) 
ein   Glockenmagnet   (vergl.   S,  362). 
Mit   ihm  ist   eine  horizontale  Alu- 
miniumnadel  N  verbanden,  die  ü.ber 
einer  Theilung  schwebt.  Der  Magnet 
wird    durch  in   A    und    B  befind- 
liche Drahtspiralen  abgelenkt.     Die 
Klemmschraube  C  und  eine  auf  der 
Rückseite  befindliche  C  führen  den 
Strom  zu.     Das  Galvanometer  wird 
80  aufgestellt,  daas  dieAxen  der  Spiralen  A  und  B  in  der  magnetischen 
Ostwestrichtuug  liegen;  dann  zeigt  die  Aluminiumnadel  auf  Null,  wenn 
Fig.  240. 


kein  Strom  durch  das  Galvanometer  geht.     Beim  Transport  läast  man 
durch  Senken  von  y  den  Magneten  herunter. 

Zu    den    Horizontalgalvanometern    gehören    auch    die   Spiegel- 
galvanometer. 
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Eine  für  Praktikum szTecke  geeignete  Form  ist  von  G.  Quincke 
angegeben  worden  (Fig.  240  stellt  dieselbe  in  etwas  modificirter  Fonn 
dar).  Der  Apparat  besteht  ans  dem  anf  drei  Stellschrauben  ruhenden 
Holzgestell  a,  in  dessen  Einschnitt  b  die  kreisrunde  Glasscheibe  c  sitzt, 
lu  der  Mitte  derselben  ist  die  Kammer  d  für  den  Magneten,  der  auf  ' 
einen  mittelst  Coconfaden  an  dem  Knopfe  e  aufgehängten  dünnen 
Hohlspiegel  aiifgekittet  ist.  Um  die  Glasscheibe  ist  ein  Eapferdraht  / 
gelegt,  durch  welchen  durch  seitliche  Klemmschrauben  g  der  Strom 
werden    kann,    so    dass    der   Apparat    als    Tangentenbtissole 


JT 


(Tgl.  weiter  unten)  dient.  Zur  Messung  schwächerer  Ströme  verwendet 
man  zwei  in  Schlittenführungen  verstellbare  Spiralen  hh.  Die  Ablesung 
geschieht  auf  einer  Millimeter  sc  ala  i,  welche  an  der  zugehörigen 
Projectionslampe  fc  TersteUbar  befestigt  ist.  Der  Hohlspiegel  entwirft 
von  einem  an  der  Lampe  angebrachten  Drahte  l  ein  reelles  Bild  auf  der 
Scala,  das  auch  ohne  Verdunkelung  des  Zimmers  gut  gesehen  werden 

Die  Dämpfung  der  Schwingungen  des  Magneten  geschieht  durch 
die- Reibung  etc.  an  der  in  ä  enthaltenen  Luft. 
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Spiegelgalvanometer. 


Statt  den  Magneten  und  seinen  Spiegel  in  einem  engen  Räume 
schwingen  zu  lassen  und  durch  die  Luftdämpfung  seine  Schwingungen 
zu  beruhigen,  lässt  man  ihn  auch  in  einer  Hülse  von  Kupfer  schweben. 
Schwingt  der  Magnet,  so  dämpfen  die  in  dem  Kupfer  inducirten  Ströme 
die  Schwingungen. 

Dies  ist  z.  B.  bei  dem  Spiegelgalvanometer  von  G.  Wiede- 
mann  der  Fall  (Fig.  241). 

Innerhalb  einer  von  zwei  Säulen  getragenen  Kupferhülse  a  hängt  der 
Ringmagnet  N;  welcher  am  äusseren  Rande  zugeschärft  und  in  horizon- 

Fig.  242.  Fig.  243.  Fig.  244.  Fig.  245.     . 
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taler  Richtung  magnetisirt  ist;  in  den- 
selben ist  oben  ein  Messingdraht  ein- 
geschraubt, an  dem  oben  der  Spiegel  S 
befestigt  ist,  der  innerhalb  der  mit 
passenden  Ausschnitten  und  Fenstern 

0\^^^ ./  versehenen  Hülse  h  schwebt.  Die  Draht- 

spiralen b,  c,  deren  Axen  mit  der  Axe  der 
Kupferhülse  zusammenfallen,  sind  auf 
Schiebern  befestigt,  mittelst  deren  sie  dem  Magnet  genähert  und  von 
ihm  entfernt  werden.  Die  Spiralen  haben  einen  so  grossen  inneren 
Durchmesser,  dass  sie  gerade  auf  die  Hülse  a  hinaufpassen;  sie  lassen 
sich  bis  auf  einen  schmalen  Zwischenraum  an  einander  schieben  und 
werden  durch  Klemmschrauben  mit  der  übrigen  Stromleitung  ver- 
bunden. An  dem  unter  dem  Brett  h  gezeichneten  Stabe  kann  man 
die  Astasirungsmagnete  befestigen. 

Bei  dem  Spiegelgalvanometer  mit  Glockenmagnet  von 
Siemens  schwebt  innerhalb  einer  Kupferkugel  (Fig.  243)  der  Glocken • 
magnet,  ein  an  zwei  gegenüberliegenden  Seiten  der  Länge  nach  auf- 
geschlitztes Stahlrohr  (Seiten-  und  Unteransicht,  Fig.  244).  Das  Rohr 
ist  so  magnietisirt,  dass  die  unteren  Hälften  desselben  entgegengesetzte 
Polaritäten  haben.     Die  Dämpfung  ist  hier  vorzüglich. 

Astatische  Galvanometer.  Bei  dem  astatischen  Galvanometer 
ist  der  eine  Magnet  der  gewöhnlichen  Galvanometer  durch  deren  zwei 
ersetzt,  die  so  angeordnet  sind,  dass  der  Nordpol  des  einen  über  dem 
Südpol  des  anderen  liegt. 

Dabei  hängt  man  entweder  nur  den  einen  Magneten  in  eine  Draht- 
spirale (Fig.  245),  oder  man  hängt  beide  in  Spiralen;  diese  müssen 
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dann    aber  vom    Strome  in   entgegengeaetzter    Richtung  darchflossen 
werden. 

Bei  dem  Galvanometer  von  Deprez  und  d'Arsonval  (Fig.  246) 
wird  die  Erscheinung  zur  Messung  von  Strömen  verwendet,  dass  eine  von 
Strömen  umflossene  ebene  Figur  (ein  Rechteck)  sich  senkrecht  zur 
Richtung  eines  Magnetfeldes,  gebildet  durch  den  Hufeisenmagnet  AÄ 
und  den  dazwischen  befindlichen  Eisencylinder  C,  in  dem   sie  sich  be- 

Fig.  246. 


findet,  zn  stellen  sacht;  also  senkrecht  zu  der  YerbindungsUnie  der  Pole 
des  Hufeisenmagneten. 

Bei  sehr  vielen  der  in  der  Tech  n  ik  benutzten  Strommesser  (Fig.  248) 
dreht  sich  innerhalb  einer  Spirale  um  eine  Axe  ein  auf  einer  Theilung 
spielender,  eventuell  mit  einem  Gegengewicht  versehener  Zeiger,  der 
rückwärts  excentrisch  zur  Spirale  ein  sehr  leicht  gebogenes  Eisen- 
blech trägt.  Daseslbe  wird  beim  Durchgang  des  Stromes  durch  die 
Spirale  magnetisirt  und  gegen  deren  Wände  gezogen  und  dadurch 
der  Zeiger  abgelenkt. 

2.  Yertioalgalvanometer.  Dasselbe  (Fig.  247)  besteht  aus 
einem  nm  eine  horizontale  Axe  sich  drehenden,  innerhalb  einer  Spirale 
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befindlichen  Magnetstabe  m,  mit  dem  ein  Zeiger  o!  verbanden  ist,  der 
über  einer  Tbeilnn^  spielt.  Dabei  können  der  Magnetetab  und  die 
Spiralen  horizontal  oder  vertical  stehen. 

3.  DasFedergalTanometerT.F.Kohlra«sch(rig.249)  besteht 
BMB  einem  an  einer  Spiralfeder  aufgehängten  HohlcyUnder  r  ans  welchem 
Fig.  247.  Flg.  349. 


Eisen,  der  von  einem  durch  die  Spirale  W  fliessenden  Strome  in  diese 
hineingezogen  wird,  und  zwar  um  so  tiefer,  je  stärker  der  Strom  ist.  An 
einem  mit  dem  Eisencylinder  verbundenen  Index  e,  der  sich  längs  einer 
verticalen  Scala  verschiebt,  liest  man  die  Stromstärken  in  Amperes  ab. 
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4.  Verwendung  des  Nebenschlusses. 

Sind  bei  einem  gegebenen  Strome  die  Ausschläge  des  Galvano- 
meters zu  gross,  so  schaltet  man  dasselbe  in  einen  Nebenschluss. 
Dazu  verbindet  man  z.  B.  bei  dem  Horizontalgalvanometer  die 
Schrauben  C  und  C',  bei  dem  Verticalgalvanometer  Ä  und  B'  noch 
durch  einen  veränderlichen  Widerstand,  durch  den  ein  Theil  des  Stromes 
fliesst;  je  kleiner  der  Widerstand  im  Nebenschluss  ist,  ein  um  so 
kleinerer  Theil  des  Stromes  geht  durch  das  Galvanometer  (vergl.  auch 
S.  351). 

Ist  der  Widerstand  des  Galvanometers  Wg,  der  des  Nebenschlusses 
Wn,  ist  die  am  Galvanometer  gemessene  Stromintensität  i,  so  ist  die 
gesammte  im  Kreise  vorhandene  Intensität  J: 

(Wg  +  lOn)  ig 

I  =  • 

lün 

Die  horizontalen  und  verticalen  Zeigergalvanometer  werden  zur 
absoluten  Messung  der  Stromstärke  als  Amperemeter  benutzt.  An 
einer  Theilung  wird  die  einem  bestimmten  Ausschlag  entsprechende 
Stromstärke  abgelesen.  Liest  man  beim  Durchleiten  des  ganzen  Stromes 
durch  das  Instrument  die  Milliampere  (d.  h.  1/iQoo-A.mpiere)  ab,  so  kann 
man  durch  Einschalten  von  Widerständen  in  den  Nebenschluss,  die 
sich  zu  dem  des  Galvanometers  wie  1:9,  resp.  1  :  99,  resp.  1  :  999 
verhalten,  Centiampere,  Deciampere  und  Ampere  ablesen. 

5.  Verwendung  der  Galvanometer  als  Voltmeter. 

Die  Galvanometer  messen  zunächst  Stromstärken,  also  wenn  sie 
mit  einer  Theilung  versehen  sind,  die  Amperes,  sie  sind  Amperemeter. 
Indess  können  sie  auch  zur  Messung  von  Spannungsdifferenzen  dienen, 
sie  sind  dann  Voltmeter. 

Verbindet  man  zwei  Punkte  a  und  Oj  einer  Leitung  durch  ein 
Galvanometer  mit  sehr  grossem  Widerstände ,  so  ändert  sich  die  Strom- 
stärke in  der  Leitung  kaum;  die  Stromstärke  im  Galvanometer  und 
sein  Ausschlag  hängt  ab  von  der  Spannungsdifferenz  an  den  beiden 
Punkten  a  und  a].  Das  Instrument  ist  mit  einer  Theilung  versehen, 
welche  die  Spannungsdifferenz  in  Volts  angiebt.  Man  nennt  diese 
Instrumente  Voltmeter.  Da  dieselben  aber  nie  ganz  stromlos  sind, 
so  geben  sie,  bei  massig  ergiebigen  Stromquellen ,  z.  B.  gewöhnlichen 
galvanischen  Elementen  verwendet,  durchgängig  zu  niedrige  Werthe  an. 

6.    Die   R  h  e  0  s  t  a  t  e  n. 

Man  hat,  um  bestimmte  Widerstände  in  den  Stromkreis  einschalten 
zu  können,  solche  aus  Neusilber-  oder  Nickelin-  bezw.  Manganindraht- 
spiralen  hergestellt,  die  zu  Widerstandssätzen,  „Kheostaten",  zusammen- 
gestellt sind.  Diese  Spiralen  sind  „bifilar",  d.  h.  so  gewickelt,  dass  der 
sie  durchlaufende  Strom  zwei  entgegengesetzt  gerichtete  gleiche  Solenoide 
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(a.  w.  u.  unter  Elektrodynamik)  bildet,  deren  magnetische  Wirkangen 
nach  aassen  hin  sich  aufheben.  Wäre  dies  nicht  der  Fall,  so  könnten 
die  Wider standaspiralen  atörend  auf  in  der  Nähe  stehende  galvanische 
Messinstrumente  einwirken.  Da  sie  auf  diese  Weise  zugleich  „inductions- 
frei"  gemacht  sind,  können  sie  auch  bei  der  Meaaung  von  Wechsel- 
strömen verwendet  werden;  eine  gewöhnliche  Spirale  würde  in  Folge 
der  Selbstindüction  diesen  einen  erheblich  viel  grösseren  Widerstand 
als  einem  Gleichstrom  entgegenstellen,  der  Nennwerth  des  Widerstandes, 
der  sich  gewöhnlich  auf  eine  Aichung  durch  Gleichstrom  bezieht,  stimmt 
Fig.  250. 


dann  nicht  mehr,  worauf  namentlich  bei  Widerstands-  und  Capacitäts- 
bestimmungen  mit  dem  Telephon  zu  achten  ist. 

1.  Bei  dem  Rbeostate«  (Fig.  250)  stehen  die  Spiralen  in  einem 
durch  eine  Glasplatte  geschlossenen  Kasten.  Die  Widerstände  der 
Spiralen  (Widerstand srollen)  sind  1,  2,  3,  4,  5  und  10  0hm  {£1).  Durch 
U- förmige  Bügel  aus  dickem  Kupferdraht  von  sehr  kleinem  Widerstände 
kann  jede  behebige  Combination  von  zwei  oder  mehr  Spiralen  hergestellt 
werden,  und  man  kann  demnach  von  1  bis  20  Ohm  einschalten,  indem 
man  die  Bügel  in  je  eine  Klemmschraube  zweier  Spiralen  steckt.  Die 
_  frei  bleibenden  Klemm- 

schrauben der  ersten  und 
letzten  Spirale  werden 
mit  den  Znleitungsdräh- 
ten  verbunden. 

2.  Bei  dem  Siemens'- 
Bchen    Stöpselrheostaten 
(Fig.  251)  sind  auf  den 
Deekel  des  Widerstands- 
kastens  dicke  Messing- 
platten    befestigt,     mit 
denen  je  das  Ende  einer 
Spirale  und  der  Anfang 
der  folgenden  verbunden 
sind.     Der  Anfang  der  ersten  und  das  Ende  der  letzten  Spirale  sind 
mit  je  einer  Klemmschraube  verbunden.     Zwischen  die  Messingplatten 
kann   man    in  schwach  conische    Ausschnitte   Stöpsel  stecken.       Sind 
alle  Stöpsel  herausgenommen,  so  dnrchfliesst  der  Strom  die  s&mmtlichen 
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Spiralen;  wird  ein  Stöpsel  eingesetzt,  so  geht  der  Strom  dnrch  ihn  und 
nicht  durch  die  Spirale.  Der  betreffende  Wideratand  iet  ausgeschaltet. 
(In  der  Figur  sind  eingeschaltet  p|     ^bü 

100  +  40  +  30  +  20  =  190  ß.) 
Ein  Stöpsel  ist  mit  einer 
Klemmschraube  versehen,  in  der 
ein  Draht  befestigt  werden  kann; 
mittelst  desselben  kann  dann  ein 
Strom  von  einer  beliebigen  Stelle  , 
des  Rheostaten  aus  abgezweigt 
werden  („Lauf Stöpsel"). 

3.  Bei  dem  Eurbel  rheostaten, 
Ton  dem  H  (Fig.  257,  S.  374) 
eine  Ansicht  von  oben  giebt,  be- 
finden sich  die  Widerstandsrollen 
in  einem  Kasten.  Das  eine  Ende 
einer  jeden  Rolle  ist  mit  der  einen 
der  beiden  Klemmschrauben  ver- 
bunden, das  andere  mit  einem 
der  Metallknöpfe,  die  in  der  Figur 
als  schwarze  Kreise  erscheinen. 
Mit  der  anderen  Klemmschraube 
ist  metallisth  verbunden  eine 
Metallkurbel,  die  sich  um  eine  in 
der  Mitte  des  Kastens  befindliche 

Ase  drehen  und  mit  irgend  einem  der  Knöpfe  in  Contact  bringen  lässt. 
Die  beiden  Klemmschrauben  dienen  zum  Zu-  und  Ableiten  des  Stromes, 
der  je  nach  der  Stellung  der  Kurbel  verschieden  grosse  Widerstände 
durchfliesst. 

4.  Bei  anderen  BolchenKurbelrheostaten  (Fig.  252)  sind  Bänder  oder 
ofi'en  gewickelte  Spiralen  aus  einer  Metalllegirung,  welche  ihren  Wider- 
stand mit  der  Temperatur  nur  unmerklich  ändert,  in  einem  Rahmen  frei 
auegespannt  (damit  Luftzug  die  Drähte  kühlen  kann);  ihre  Enden 
sind  mit  Metallknöpfen  verbunden,  auf  denen  die  Kurbel  schleift. 

In  der  Figur  geht  der  Strom  von  der  Klemmschraube  £'  durch  die 
Kurbel  und  die  auf  der  linken  Seite  des  Brettes  aiisge spannten  Spiralen 
(die  geraden  Drähte  sindin  diesem  Falle  aus  dicken,  gut  leitenden  Kupfer- 
drähten hergestellt,  deren  Widerstand  vernachlässigt  werden  kann). 


IIb.    Amp^re'sche  ßegel. 
Prüfung  des  Ohm'schen  Gesetzes. 


1.  Ampere'sche   Regel. 

Gebraucht   wird:    Chromsäureelement ;    Leclanch6- Element ; 
Daniell'sches  Element;  Trockenelement;  Draht;  Magnetnadel. 

Einleitung.      Leitet  man  an  einer  Magnetnadel  einen  Strom 
vorbei,   so  wird   dieselbe  abgelenkt.     Kehrt  man  den  Strom  um,   so 


Fig.  253. 


kehrt  sich  die  Richtung  der  Ab- 
lenkung um,  die  durch  die  Ampere'- 
sche Regel  bestimmt  ist:  Man 
denkt  sich  selbst  in  dem  vom 
Strome  durchf lossenen  Leiter, 
in  der  Richtung  des  Stromes 
schwimmend,  das  Gesicht  der 
Nadel  zugewandt,  dann  wird 
der  Nordpol  der  Nadel  nach 
links,  der  Südpol  nach  rechts 
abgelenkt,  oder: 

Legt  man  die  rechte  Hand 
so  neben  den  Strom,  dass  sie 
in  der  Richtung  desselben  zeigt 
und  der  Magnet  auf  der  Seite  der  Handfläche  liegt,  so  wird 
stets  der  Nordpol  nach  dem  Daumen  hin  abgelenkt  (Fig.  253). 

Uebung.  1)  Ein  gerader  Draht  wird  mit  den  Polen  eines  Chrom- 
säureelementes verbunden ,  abwechselnd  über  und  unter  und  nebeii  eine 
Magnetnadel  gehalten  und  der  Strom  in  ihm  durch  Aendem  der  Draht- 
verbindungen umgekehrt.  Man  vergleicht  die  Richtung  der  Ablenkung 
mit  der  durch  die  obige  Regel  bestimmten. 

2)  Die  Stromrichtung  wird  mittelst  einer  Magnetnadel  in  dem 
Schliessungsdraht  eines  Leclanche-  oder  Daniel  1-Elementes  be- 
stimmt und  daraus  der  positive  und  negative  Pol  derselben  ermittelt^ 
der  Strom  geht  ausserhalb  des  Elementes  von  der  Kohle  zum  Zink, 
also  im  Sinne  des  Alphabetes  von  dem  einen  Pol  zum  anderen. 

3)  Derselbe  Versuch  wird  mit  einem  verschlossenen  Trockenelement 
angestellt  und  die  an  demselben  nicht  näher  bezeichneten  Pole  bestimmt. 
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2.  Prüfung  des  Ohm'schen  Gesetzes. 

Gebraucht  wird:  Apparat  auf  S.  255.  Bretter  mit  verschiedenen 
Drähten,  Fig.  256,  kleine  Glühlampe. 

Einleitung:  Vergl.  auch  S.  348.  Damit  Elektricität  von  einer 
Stelle  A  eines  Leiters  zu  einer  anderen  Stelle  B  desselben  strömt, 
muss  zwischen  beiden  ein  Unterschied  in  der  elektrischen  Spannung, 
ein  Potentialunterschied,  eine  elektromotorische  Kraft  vorhanden  sein. 
Auf  einem  von  einem  Strome  durchflossenen  Draht  A3  nimmt  die 
Spannung  stetig  von  A  nach  B  ab.  Den  Abfall  auf  der  Längeneinheit 
nennt  man  das  Spannungsgefälle.  Der  gesammte  Spannungsunterschied 
zwischen  zwei  Stellen  eines  Drahtes  ist  bei  einer  bestimmten  Strom- 
stärke proportional  dem  elektrischen  Widerstände,  also  umgekehrt 
proportional  der  Leitfähigkeit  zwischen  A  und  B» 

Die  Menge  der  in  der  Zeiteinheit  zwischen  zwei  Punkten  A  und  B 
strömenden  Elektricität,  d.  h.  die  Stromstärke  oder  Intensität,  ist  der 
zwischen  ihnen  vorhandenen  elektromotorischen  Kraft  proportional. 

Aus  dem  S.  349  Angeführten  ergeben  sich  dann  folgende  experi- 
mentell zu  prüfende  Sätze: 

Auf  einem  Drahte  von  durchweg  gleichem  Material  und  constantem 
Querschnitt  ist  der  Spannungsunterschied  oder  die  elektromotorische 
Kraft  auf  gleichen  Längen  die  gleiche,  auf  verschiedenen  Längen  ist 
sie  diesen  proportional. 

Auf  Drähten  von  verschiedenem  Querschnitte,  aber  gleichem  Mate- 
rial und  gleicher  Temperatur  ist  die  elektromotorische  Kraft  umgekehrt 
proportional  dem  Querschnitte,  d.  h.  die  elektrischen  Leitungswiderstände 
sind  dem  Querschnitte  der  Leitung  umgekehrt  proportional. 

Auf  Drähten  von  verschiedenem  Material,  aber  von  gleicher  Länge 
und  gleichem  Querschnitte  ist  das  Spannungsgefälle  verschieden,  d.  h. 
die  Widerstände  von  Drähten  gleicher  Dimension  aus  verschiedenem 
Material  sind  verschieden.  Die  Verschiedenheit  wird  durch  die  auf 
eine  bestimmte  Einheit  bezogenen  Ver-  ji^^   254. 

hältnisszahlen  dieser  Widerstände,  die  ^  ß^  E2E3 

sogen,   specif.  Widerstände,  gemessen. 

Die  Intensität  eines  Stromes  ist 
direct  proportional  der  elektromoto- 
rischen Kraft,  und  umgekehrt,  die  elek- 
tromotorische Kraft  an  den  Enden  eines 
Drahtes  ist  proportional  der  Intensität. 
Bei  der  Prüfung  dieser  Beziehungen  ergiebt  sich  das  Ohm 'sehe  Gesetz 
und  bei  Zugrundelegung  der  Einheiten  Ampere,  Volt  und  Ohm  folgt, 
dass  bei  einem  Spannungsunterschiede  von  1  Volt  durch  einen  Draht 
von  1  Ohm  ein  Strom  von  1  Ampere  fliesst. 

Apparat.  Das  Schema  der  Anordnung  giebt  Fig.  254.  J5Ji,  ^2» -^3 
ist  die  stromliefernde  Kette,    W  ein  regulirbarer  Vorschaltwiderstand, 

Wiedemann-Ebert,  Praktikum.  24 
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Fig.  255, 


A  ein  Amperemeter,  ic  der  Draht,  an  dem  das  Spannnngsge fälle  ge- 
messen werden  soll,  F  das  dazu  dienende  Voltmeter. 

Im  Einielnen  haben  wir  dem  Apparate  die  folgende  Gestalt  ge- 
geben: 

Auf  einem  Grundbrette  (Fig.  255)  stehen  Tier  Accumulatoren  £j, 
E,,  Ei,  Et,  die  durch  die  Kurbel  C  (ZellenBchalter)  mit  den  AbleitnngB- 
stellen  El  und  K^   so  ver- 
bunden werden  können,  dass 
Bwiacheo  Ä",  und  Äj  belie- 
big eine  elektromotorische 
Kraft  £,,  2 El,  3 Ei,  4 Ei 
eingeschaltet  Verden  kann. 
EinEheostat  W,  ein  Strom- 
Bcblüasel  L  und  eine  Blei- 
sicherung S    sind 
in  die  Zufflhrungs- 
leitungen   zn  dea 
Klemmen  iT,   und 
Äj  eingeschaltet. 

An  einem  auf 
dem  Grundbrette 
senkrechtb  efeatig- 
ten  Brett  ist  ein 
Amperemeter  A 
zur  Messung  der 
Stromstärken  und  ein  Voltmeter  F  zur  Bestimmung  von  Spanuungs- 
differenzen  angebracht,  deren  ZufOhrungsdrahte  in  deu  Klemmen  A, 
und  A  bezw.  F,  nnd  F,,  endigen.  Verbindungen  geschehen  durch 
Lei tungs schnüre  mit  Stöpseln  M. 

Auf  drei  Brettern  I,  II,  III,   Fig.  256,  sind  je  drei  I>rähte  ge- 
spannt,   deren  Enden   in   MessingklQtzen  1,   2,   3,  4   endigen.       Als 
Fig.  256. 


Strom  Zuführungsklemmen  dienen  die  in  1  und  4  ausserdem  einge- 
bohrten Stöpsellöcher  I  und  II.  Brett  I  enthält  drei  ganz  gleiche  Drähte 
von  je  einem  Ohm  Widerstand.  Brett  II  drei  Drähte  von  gleichem 
Material  und  gleicher  Länge,  aber  verschiedenem  Durchmeser  (1mm, 
0,7  mm,  0,5  mm).  Brett  III  drei  Drähte  von  verschiedenem  Material, 
aber  gleichem  Querschnitte,  0,7  mm,  und  gleicher  Länge,  2  m  (Messing, 
Eisen,  Nickelin). 

Auf  einer  Reihe  anderer  Bretter  sind  befestigt:    a)  Drähte  von 
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verscbiedener  Länge  und  yerschiedenem  Querschnitte  zur  Bestimmung 
des  specifischen  Widerstandes,  und  b)  eine  Glühlampe  von  kleiner 
Spannung  zum  Anschluss  mit  den  Stöpseln  eingerichtet. 

Uebung  1.  Abhängigkeit  des  Spannungsabfalles  von  dei; 
Länge.     Mit  Brett  L 

1)  Man   schaltet  so  viel  Widerstand  ein,    dass   ein   Strom  von 

1  Ampere  die  ganze  Leitung  durchfliesst. 

2)  Man   misst   die  Spannung  zwischen   den  Klemmen   1  und  2, 

2  und  3,  3  und  4,  also  an  den  Enden  von  je  1  Ohm  Widerstand.  Sie 
ist  stets  gleich 

^12  =^  ^23   =  ^34* 

An  allen  Stellen  eines  Drahtes  von  gleicher  Beschaffenheit  ist  auf 
gleicher  Länge  die  SpannungsdifPerenz  die  gleiche. 

3)  Man  misst  die  Spannung  zwischen  1  und  2,  2  und  3,  3  und  4, 

es  ist 

Die  Spannungsdifferenz  ist  proportional  der  eingeschalteten  Länge. 

In  allen  Fällen  ist  E  (Volt)  =  J  (Ampere)  x    W  (Ohm). 

Uebung  2a.  Abhängigkeit  des  Spannungsabfalles  von 
dem  Querschnitte  (S.  369).     Mit  Brett  IL 

1)  Man  bestimmt  die  Querschnitte  ^i,  g^g,  ^3  der  drei  Drähte. 

2)  Man  schaltet  nach  einander  die  Di*ähte  1,  2  und  3  des  Brettes  II 
ein ,  regulirt  stets  durch  Schieben  am  Widerstände  W  die  Stromstärke 
auf  1  Ä  und  misst  den  Spannungsabfall  Cj,  62»  ^3* 

Es  ist 

Die  Spannungsabfälle  verhalten  sich  umgekehrt  wie  die  Quer- 
schnitte. 

Uebung  2b.  Man  führt  den  Strom  in  \  zu  und  in  IV^  ab,  so 
dass  er  die  drei  Drähte  hinter  einander  durchfliesst,  die  Spannungs- 
abfalle  sind  e^^^  623?  ^4?  ^^  i^^ 

^12  '-  ^23  ==32:^1  ^-  s-  ^• 
Auch  für  hinter  einander  geschaltete  Drähte  gilt  der  Satz. 

Uebung  3.  Abhängigkeit  des  Spannungsabfalles  vom 
Material. 

1)  Man  schickt  stets  denselben  Strom  (etwa  1,5  Ampere)  durch 
die  drei  Drähte  und  bestimmt  die  Spannungsabfälle  CNickeiin»  ßBisem  ^MesBing» 

es  ist  eNickelin  =  3,15  Volt,  ÖEigen  =   1  Volt,  CMeBsrng  =  0,68  Volt.     Die 

specifischen  Widerstände  verhalten  sich  also  wie  3,15  :  1  :  0,61. 

Uel^ujig  4a.  Abhängigkeit  der  Stromstärke  von  der 
elektromotorischen  Kraft  und  dem  Widerstände. 

Wir  nehmen  an  1)  die  elektromotorischen  Kräfte  E\  der  Accumula- 
torenl,  2,  3,  4  seien  gleich  (was  sich  auch  leicht  mit  dem  Apparate  prüfen 

24* 
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lässt),  und   2)  ihr  innerer  Widerstand  sei  Null  (er  ist  in   der  That 
sehr  klein). 

1.  Abhängigkeit  von  der  elektromotorischen  Kraft. 

1)  Man  stellt  den  Zellenschalter  auf  £i,  dann  hat  man  ein 
Element  und  die  E.  M.  K.  Ei  eingeschaltet,  man  verstellt  den  Wider- 
stand Wj  bis  man  einen  Strom  von  a  Ampere  (a  =  0,4)  hat. 

2)  Man  stellt  C  auf  £3,  63,  £4.  Die  Stromstärke  wird  2  a,  3  a, 
4  a  Ampere.    Sie  ist  proportional  der  elektromotorischen  Kraft  der  Kette. 

2.    Abhängigkeit  von  dem  Widerstände. 

Durch  Vorversuche  ist  ermittelt,  welche  Stellung  man  dem  Vor- 
schaltrheostaten  geben  muss,  damit  der  Widerstand  der  Leitung  von 
Kl  bis  K2  (Amperemeter,  Vorschaltwiderstand  und  Drähte)  =  2Sl  ist. 

1)  Man  schaltet  zwei  Accumulatoren  ein,  verbindet  Ki  und  K2  kurz, 
man  erhält  eine  Stromstärke  i^. 

2)  Man  schaltet  auf  Brett  I  einen  Draht  =  1  Ohm  ein,  der 
Widerstand  wird  2  +  1  =  3  Ohm,   die  Stromstärke  wird  ig  =  Vs  ^i- 

3)  Man  schaltet  die  Drähte  1,2  +  2,3  und  1,2  +  2,3  +  3,4  ein, 
die  Stromstärke  wird  i^  =  %  ii  und  i^  =  ^/^  ij. 

Uebung  4b.  Abhängigkeit  des  Potentialgefälles  von 
der  Stromstärke  längs  eines  Drahtes. 

1)  Man  schaltet  irgend  einen  Draht  in  den  Stromkreis  und  be- 
stimmt das  Potentialgefalle  E.  Man  ändert  mittelst  des  Kheostaten  W 
die  Stromstärke  J,  die  man  am  Amperemeter  misst;  es  ist  stets  E 
proportional  mit  J. 

Uebung  5.  Bestimmung  des  Widerstandes  W  eines  be- 
liebigen Drahtes. 

1)  Man  misst  bei  einer  Stromstärke  /  an  den  Enden  des  Drahtes 
das  Potentialgefälle  E^  dann  ist 

W  (Ohm)  =  '^  ^^"^P^"^^ . 
^     ^  E  (Volt) 

Nun  ist  W  ==  «  —  (wo  s  der  specifische  Widerstand  ist). 

2)  Man  misst  l  und  den  Durchmesser  d  =  2r  des  Drahtes  (dann 


d^\ 
ist  q  =  7C  —\  und  berechnet  daraus  B  in  Ohm. 

Uebung  6.  Bestimmung  des  Widerstandes  in  einer 
Glühlampe. 

Die  Methode  eignet  sich  besonders  zur  Bestimmung  des  Wider- 
standes eines  stromdurchflossenen  Leiters,  etwa  einer  glühenden 
Glühlampe. 

Man  verfährt  ganz  wie  bei  5. 


IIl.    Bestimmung  des  elektrischen  Leitungs- 
widerstandes. 

Einleitung.  In  Bezug  auf  ihr  Verhalten  beim  Durchgange  des 
elektrischen  Stromes  kann  man  die  Leiter  in  zwei  Classen  eintheilen: 
Leiter  erster  und  zweiter  Classe. 

Die  Leiter  erster  Classe  werden  beim  Durchgange  des  Stromes 
nicht  chemisch  zersetzt  (zu  ihnen  gehören  die  Metalle,  Superoxyde, 
Kohle),  die  Leiter  zweiter  Classe  erfahren  beim  Durchgange  des  Stromes 
eine  Zersetzung  (zu  ihnen  gehören  die  Lösungen  von  Salzen,  Säuren, 
Basen).  Die  Zersetzung  eines  stromdurchflossenen  Leiters  zweiter 
Classe  nennt  man  Elektrolyse.  Daher  bezeichnet  man  auch  die 
Leiter  erster  Classe  als  Nichtelektrolyte,  diejenigen  zweiter  Classe 
als  Elektrolyte. 

Bei  weitaus  den  meisten  Leitern  erster  Classe  nimmt  der  Wider- 
stand mit  der  Temperatur  zu,  bei  denen  zweiter  Classe  ab. 

« 

l.    Leiter  erster  Classe. 

Gebraucht  wird:  A.  Widerstandskasten  (Fig.  250),  Neusilberdraht- 
widerstände von  verschiedenen  Längen  und  Dicken  auf  Holzspiudeln  mit 
Kasten  zum  Einlegen  (Fig.  257);  Siemenswiderstände;  Unterbrecher;  Le- 
clanch^-ElemeDt;  Quecksilber;  Galvanometer  (Fig.  240);  Hülfswiderstacds- 
kasten;  Verbindungsdrähte.  —  B.  Wheatstone'sche  Brücke  (Fig.  260)  mit 
den  Drahtverbindungen;  Neusilberdrahtwiderstände  wie  oben;  1  m  lange 
Drähte  von  verschiedenen  Metallen  auf  Holzlatten;  Galvanometer  und  Unter- 
brecher wie  oben;  Zusatzwiderstand;  Mikrometer  (Fig.  16,  S.  19). 

A.    Bestimmung  nach  der  Substitutionsmethode. 

Princip.  Zwei  Widerstände  sind  einander  gleich,  wenn 
sie  nach  einander  an  einer  Stelle  eines  sonst  unveränderten 
Schliessungskreises  eingeschaltet  werden  und  dabei  die 
Stromstärke  jedesmal  den  gleichen  Werth  hat. 

Dieser  Satz  folgt  aus  der  Definition  des  Widerstandes  (S.  348); 
er  wird  benutzt  bei  der  Bestimmung  elektrischer  Leitungswiderstande 
nach  der  Substitutionsmethode.  Man  schaltet  in  einen  Leiterkreis,  der 
ein  Element  E  und  ein  Galvanometer  6r  enthält,  den  zu  bestimmenden 
Widerstand  W  ein.  Man  erhält  eine  bestimmte  Stromstärke  i  und 
dem  entsprechend  einen  bestimmten  Galvanometerausschlag  a.     Dann 
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nimmt  man  W  aus  dem  Kreise  heraus  und  schaltet  an  seiner  Stelle  so 
viele  Widerstandseinheiten  CD  ein,  bis  der  Galvanometerausschlag  wieder 
gleich  a  wird;  dann  ist  W  =  C3.  Sollte  W  zwischen  zwei  mit  dem 
Widerstandskasten  herstellbaren  Widerständen  Ox  und  (»2  liegen,  so 
erhält  man  seinen  Werth  durch  Interpolation  (vergl.  die  üebung). 

Apparat,  a)  Erste  Anordnung.  Die  zu  messenden  Widerstände 
sind  dünne  Neusilberdrähte,  welche  auf  Holzspindeln   gewickelt  sind. 

Sie  tragen  an  beiden  Enden  rechtwinkelig  umgebogene,  dicke 
Kupferbügel  Bi  und  B2,  an  welche  die  Enden  der  Neusilber  drahte  an- 
gelöthet  sind.  Die  Holzspindeln  werden  in  einen  flachen  Kasten  W 
(Fig.  257)  gelegt,   so  dass  sie   mit  den  Kupferbügeln  Bi    und  B2  in 


Fig.  257. 


zwei  mit  Quecksilber  gefüllte  Rinnen  Ri  und  2^2  tauchen;  zu  diesen 
führen  von  Klemmschrauben  kupferne  Bügel.  Wir  benutzen  zwei 
lange  und  zwei  kurze  Spindeln,  auf  letzteren  befindet  sich  ein  ebenso 
dicker,  aber  nur  halb  so  langer  Draht  wie  auf  ersteren,  ferner  eine 
lange  Spindel  mit  halb  so  dickem  Draht  wie  auf  den  ersten. 

Die  Gesammtanordnung  des  Apparates  giebt  Fig.  253.  E  ist  das 
Element;  G-  das  Galvanometer;  W  ist  der  erwähnte  flache  Kasten  (der- 
selbe steht  bei  den  Versuchen  weiter  vom  Galvanometer  ab);  0  der 
Vergleichswiderstand;  U  ein  Unterbrecher. 

Zu  dem  Galvanometer  wird  ein  Nebenschluss  geschaltet.  Man 
verzweigt  vor  dem  Eintritt  in  dasselbe  die  Leitung  und  schaltet  in 
den  einen  Zweig  das  Galvanometer  6r,  in  den  anderen  einen  Hülfs- 
widerstand  H  ein.  Je  nachdem  man  hier  mehr  oder  weniger  Wider- 
stand einschaltet,  geht  mehr  oder  weniger  Strom  durch  das  Galvano- 
meter. 

Uebung.  1)  Man  legt  eine  lange  Spindel  mit  dem  gesuchten 
Widerstände  Wx  in  den  Kasten  (Fig.  257),  schliesst  den  Strom  bei  U 
und  wartet,  bis  die  Nadel  zur  Ruhe  gekommen  ist:  Ausschlag  a.    Dann 
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öffnet  man  Bofort  wieder.  Durch  Ein-  bezw.  Ausschalten  tou  Wider- 
stand bei  H  kann  man  dem  Ausschlag  eine  angemeeeene  Grösse  (40 
bis  50")  geben. 

2)  Man  nimmt  die  Spindel  aus  Bj  und  R^  und  schaltet  einen  aolchen 
■Widerstand  b)  des  Widerstandakastena  ein  (durch  Eintauchen  der  mit 
den  Klemmschrauben  desselben  verbundenen  Drähte  in  die  Quecksilber- 
rinnen  des  Kastens  Tr),  daas  beim  SohlieBsen  bei  U  der  Ausschlag 
möglichst  nahe  gleich  w  wird.  Ist  er  bei  wß  gleich  a,  («i  >  «),  bei 
(a  +  l)Si  gleich  a,  (wj  <  «),  so  ist: 

w^  =  L  +  ^L^^)si. 

\  «1  —  «ü/ 

Beispiel:  «  =  59*.  Bei  <a  =  W  Si  ti^  =  62",  bei  nt  =  11  «j  =:  58. 
W^  —  lO'/i  -ß- 

3)  Man  bestimmt  den  Widerstand  der  beiden  kurzen  Spindeln. 

4)  Man  bestimmt  den  Widerstand  der  beiden  langen  Spindeln, 
wenn  sie  neben  einander  in  dem  Kasten    W  liegen, 

5)  Man  bestimmt  den  Widerstand  der  Spindel  mit  halb  so  dickem 
Drähte. 

Man  findet    W=  £.l/q  (vergl.  S.  349).     Liegen  beide  Spindeln 
neben  einander,  so  findet  der  Strom  eine  Leitung  Ton  doppelt  so  grossem 
FJR.  2b8. 


Querschnitt,  der  Widerstand  ist  halb  so  gross,  als  bei  einer  Spirale 
von  der  gleichen  Länge. 

b)  Zweite  Anordnung, 

Princip  und  Apparat.  In  den  von  einer  Kette  S  kommenden 
Strom  sind  eingeschaltet  ein  Galvanometer  tr,  eventuell  ein  Neben- 
Bchluss  und  ein  Rheostat  R,  ausserdem  kann  man  den  zu  messenden 
Widerstand«  einschalten  oder  nicht  einschalten;  man  schaltet  erst  den 
Rheostaten  allein  ein  und  bestimmt  den  Ausschlag  am  Galvanometer, 
dann  den  Rheostaten  und  Widerstand  und  schaltet  vom  ersteren  so 
viel  aus,  dass  der  Ausschlag  des  Galvanometers  wieder  der  ursprüng- 
liche wird,  dann  ist  der  gesuchte  Widerstand  gleich  dem  des  aus- 
geschalteten Rheostaten. 
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Uebung.  1)  Man  taucht  den  Draht  r  in  den  Quecksilbernapf  c, 
und  schaltet  entweder  in  den  Rheostaten  H  so  viel  Widerstand  ein, 
oder  in  den  (nicht  in  der  Figur  gezeichneten  Nebenschluss)  zum  Gal- 
vanometer so  viel  Widerstand  aus,  bis  der  Ausschlag  ein  passender 
(caJ  45^)   geworden  ist,  und  liest  die   Stellung  des  Index  an  Ä  ab:  «i. 

2)  Man  taucht  den  Draht  in  den  Quecksilbemapf  Ci  und  schaltet 
den  zu  untersuchenden  Widerstand  zwischen  e  und  Ci  ein.  Der  Aus- 
schlag nimmt  ab. 

3)  Man  schaltet  an  JR  so  viel  Widerstand  aus,  bis  der  Ausschlag 
wieder  der  frühere  geworden  ist  und  liest  die  Stellung  des  Index  ab: 
«2.     Dann  ist  Wx  =  coi  —  «2. 

B.     Bestimmungen  mit  der  Wheatstone'schen  Brücke. 

Princip.  Legt  man  in  eine  von  der  Kette  E  (Fig.  259)  aus- 
gehende, in  zwei  Zweige  AFC  und  ÄLC  sich  theilende  Leitung  die 

Fig.  259. 
E 


„Wheatstone'sche"  Brücke  (vergl.  S.  351)  FL  vom  einen  zum  an- 
deren Zweige,  so  fliesst  im  Allgemeinen  ein  Strom  durch  FL. 

Sind  Wxi  a,  o,  h  die  Widerstände  der  vier  Theile  der  Leitung,  so 
geht  (S.  351),  wie  sich  aus  den  Kirchhoff' sehen  Sätzen  über  Strom- 
verzweigung ergiebt,  kein  Strom  durch  die  Brücke,  wenn 

Wx  :  a  =  (D  :  b. 

Kennt  man  a,  h  und  ö,  so  ergiebt  sich  Wx'. 

Wx  =  C3.  ajK 

Um  diese  Drahtcombination  als  Messinstrument  zu  verwenden, 
verbindet  man  A  und  C  (Fig.  260)  durch  einen  überall  gleich  dicken 
Neusilber-  (Platiniridium-  oder  Nickelin-  oder  Manganin-)  draht,  den 
„Messdraht"  und  lässt  den  Verzweigungspunkt  X  längs  desselben  gleiten. 

Apparat.  Der  Messdraht  AC  (Fig.  259  und  260)  ist  längs 
eines  in  Millimeter  getheilten  Meterstabes  ausgespannt,  der  auf  einem 
grösseren  Brette  befestigt  ist.  Der  Schlitten  -£,  der  in  einer  Schwalben- 
schwanzführung längs  dieses  Stabes  verschiebbar  ist,  trägt  eine  Feder, 
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an  deren  Ende  unten  eine  Schneide  angelöthet  igt.  Bieaelbe  wird  durch 
Niederdrücken  dea  Knopfes  L  mit  dem  Drahte  in  Contact  gebracht.  An 
das  feste  Ende  der  Feder  ist  eine  Klemmschraube  K  angelöthet.  Man 
schaltet  zwischen  A  und  F  den  zu  bestimmenden  Widerstand  Wx, 
zwischen  F  und  C  bekannte  Widerstände  a  und  in  die  Brücke  FL  ein 
Galvanometer  JJi  ein;  bei  B  ist  ein  Unterbrecher  eingeschaltet.  Das 
Galvanometer  giebt  einen  Ausschlag,  sobald  durcb  Fh  ein  Strom  fliesst. 
Der  Ton  dem  Elemente  S  ausgehende  Strom  verzweigt  sich  bei  A 
in  ADEFGHC  und  ALC,  von  C  geht  er  nach  dem  Elemente  zurück. 
Drückt  man  die  Feder  bei  X  nieder,  so  ist  eine  Brücke  FJJ^  K  zwischen 

Fig.  360,  • 


den  beiden  Zweigen  hergestellt.  Verschiebt  man  den  Schlitten  K  und 
damit  die  Berührungsstelle  L,  so  ändert  sich  das  Verhältniss  der 
Längen  amm  und  b  =  (1000  —  a)mm  der  beiden  Theile  des  einen 
Zweiges.  Man  verschiebt  X,  bis  durch  die  Brücke  kein  Strom  geht, 
dann  ist,  da  der  Draht  ^  C  an  allen  Stellen  gleich  dick  ist  (Fig.  259) 
W^t  ■■  ü>  =  Widerst,  in  a  :  Widerst,  in  l  =  a  :  h  =  a  :  (1000  —  a), 
es  ist  also,  vgl.  Tabelle  24: 

W,  =  ca.a/b^-  €0. «,'(1000  —  a). 
Uebung  1.      Messung    der    Widerstände    derselben    Neu- 
silberdrähte wie  oben. 

1)  Man  stellt  das  Galvanometer  SO  auf,  dass  die  Nadel  auf  0  zeigt, 
wenn  kein  Strom  durch  das  Galvanometer  geht. 

2)  Man  schaltet  zwischen  D  und  E  den  zu  messenden  Widerstand 
ein  (die  Kupferdrähte  an  demselben  müssen  gut  amalgamirt  sein). 

3)  Man  schaltet  zwischen  G  und  H  so  viel  Ohm  zur  Vergleichnng 
ein,  dass  die  Nadel  des  Galvanometers  zur  Euhe  kommt,  wenn  der 
Schleif contact  L  ziemlich  nahe  in  der  Mitte  des  Messdrahtes  steht,  da 
dann  Ablesungsfehler  den  kleinsten  Einfluss  haben. 
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4)  Man   schiebt  X,  bis  das  Galvanometer  nicht  mehr  ausschlägt^ 

5)  Man  liest  die  Stellung  von  L  auf  der  Theilung  ab:  a. 

6)  Man  berechnet  Wi. 

Es  ergiebt  sich  wieder  Wx  =  sA/q, 

Uebung  la.  Vergleichung  von  Widerständen  in  Siemens 
mit  solchen  in  Ohm. 

Einige  einem  in  Siemens  geaichten  Widerstandskasten  entnommene 
Widerstände  mit  der  Aufschrift  2,5,  10,  90  Siemens  werden  zwischen  F 
und  A  eingeschaltet  und  ihr  Widerstand  wie  oben  in  Ohm  bestimmt. 
Es  ergiebt  sich,  dass  lü  =  1,063  Siemens  und  1  Siemens  =  0,9 3 8 .ß  ist. 

Uebung  2.  Messung  des  Widerstandes  von  Glühlampen 
in  kaltem  Zustande. 

Man  verfahrt  wie  bei  Uebung  1.  Bei  Glühlampen  von  16  Kerzen 
bei  110  Volt  musö  der  Vergleichswiderstand  zwischen  F  und  G  etwa 
100  bis  200  Ohm  betragen. 

Uebung  3.     Messung  eines  Zuleitungswiderstandes  Wx- 

Zwischen  D  und  A  wird  statt  des  vorher  zur  Verbindung  dienen- 
den  Kupferdrahtes  von  sehr  kleinem  Widerstände  ein  Stück  eine» 
dünnen  Neusilberdrahtes  von  dem  unbekannten  Widerstände  Wx  ein- 
geschaltet. 

Es  soll  gleichzeitig  bestimmt  werden  der  Widerstand  des  Neu- 
silberdrahtes Wx  und  der  Widerstand  Wx  in  der  Zuleitung  (die  Wider- 
stände der  kupfernen  Zuleitungsdrähte  sind  zu  vernachlässigen).  Die» 
geschieht  durch  eine  Doppelmessung  bei  Vertauschung  der  Wider- 
stände  Wx  und  ö. 

1)  Man  bestimmt  den  Widerstand,  wenn  TT^  zwischen  D  und  E 
eingeschaltet  ist.     Man  erhält: 

Wx  -\-  Wx  =^  (D.aifbi     oder     Wx  =  co.ajhi  —  Wx  .     .     1) 

2)  Man  schaltet  qj   zwischen  D  und  E,    Wx  zwischen  F  und  Cr 

dann  ist: 

o   -]-  Wx  =  Wx  -  (h/h 2) 

also 

W,  =  (D .  (1  +  a,/h,)/(l  +  a,/h). 

Hat  man   nach  dieser  Formel  Wx  berechnet,  so  erhält  man  Wx   aus 

Formel  1). 

Bemerkung.    Bei  genauen  Messungen  oder  bei  der  Messung  sehr 

kleiner  Widerstände    muss    man    die  Zuleitungswiderstände  in  dieser 

Weise  messen  und  berücksichtigen. 

Beispiel:  ci>=:  lOii,  Oj  =  560,  b^  =  440mm;  «2  =  ^^^>  ^2  =  430mm. 
W^  =  9,8  Ä,  w^  =z  2,9  Ä. 

Uebung  4.  Bestimmung  der  specifischen  Leitungswider- 
stände verschiedener  Metalle. 

1)  Man  schaltet  Im.  lange,  auf  Holzlatten  ausgespannte  Drähte 
verschiedener  Metalle  zwischen  D  und  E  ein  und  bestimmt  deren 
Widerstand. 


Widerstandsbestlmmung. 
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2)  Man  misst  den  Durchmesser  D  der  Drähte  mit  dem  Dicken- 
messer,  der  Querschnitt  ist  dann:  3"=  tc  {}I^DY (\mm, 

3)  Man  misst  die  Länge  l  der  Drähte. 

Berechnung.     Nach  S.  349  ist  w  =  £.?/g,  also  6  =  w.qjl  und 

das  specifische  Leitvermögen  A  =  1/f. 

Beispiel:  Neusilber   \V ^=  0,37  i2,  i  =  Im,  d  =  0,96mm,  g=  0,729mra; 
€  =  0,27  Ä,  >i  (bezogen  auf  Quecksilber  von  o®  =  1)  =  3,7. 


Fig.  261. 


C.    Bestimmung  mit  dem  Differentialgalvanometer. 

Gebraucht  wird:  Dififerentialgalvanometer  ("Wiedemann'sches  oder 
Quincke 'sches  Spiegelgalvanometer);  Commutator;  Widerstände;  Bheostat; 
Element  (Yorschaltwiderstand  bei  einem  Galvanometer  von  2  Ü  innerem 
Widerstände,  ca.  200  il). 

Princip  undApparat.  Ein  Dififerentialgalvanometer  ist  ein  Gal- 
vanometer mit  zwei  Wickelungen,  die  vom  Strome  so  durchlaufen 
werden,  dass  sich  die  Wirkungen  gleicher  Ströme  in  beiden  Wicke- 
lungen aufheben.  Jedes  Wiedemann'sche  Galvanometer  mit  ver- 
schiebbaren Spulen  lässt  sich  als  Dififerentialgalvanometer  schalten. 

Der  vom  Elemente  E  kommende  Strom  verzweigt  sich  bei  a  durch 
die  beiden  parallel  geschalteten  Galvanometerspulen.  Der  unbekannte 
Widerstand  X  wird  hinter  die  eine, 
ein  Rheostat  B  hinter  die  andere  Gal- 
vanometerspule geschaltet.  Bei  t 
führen  die  beiden  Zweige  wieder 
zusammen  zum  Elemente.  Ein 
Commutator  C  gestattet,  die  Wider- 
stände X  und  R  zu  vertauschen. 

Uebung.  l)Man  schaltet  zwi- 
schen JK  und  «  einen  passenden  Wider- 
stand vor. 

2)  Man  schaltet  die  Wicke- 
lungen des  Galvanometers  so,  dass 
ihre  Wirkungen  auf  den  Magneten 
entgegengesetzte  sind,  und  verschiebt 
die  Galvanometerspulen  oder  fügt 
Windungen  zu  der  einen  derselben 
hinzu,  bis  das  Galvanometer  keinen 
Ausschlag  zeigt. 

3)  Man  führt  die  oben  beschriebene  Schaltung  aus.  Man  schaltet 
so  lange  Widerstand  w^  bei  R  ein,  bis  kein  Ausschlag  am  Dififerential- 
galvanometer mehr  auftritt.  Man  commutirt  und  schaltet  soviel  Wt  bei 
It  ein,  bis  wieder  der  Ausschlag  verschwindet. 

Dann  ist  X  =  V2  (^1  +  ^a)« 

Beispiel:  w^  =  44 Ä,  w^  =  41  Ä,  JST  =  42,5^. 


D.  Bestimmung  aus  Spannungsabfall  und  Intensität  (s.  S.  372). 
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2.    Aenderung  des  Widerstandes  der  Leiter  erster  Classe 
mit  der  Temperatur. 

Oebraaclit  wird:  Zwei  Erwärmungskäitea,  Fig.  2S2  (einer  auf  Eisen- 
dreifuss),  mit  Thermometem  und  Brenner;  je  zwei  Platin-  und  Nickelindraht- 
■piralen:  Wheatstone'Bche  Brücke. 

Einleitung.  Die  Leitfälligkeit  der  Leiter  ändert  fiicb  mit  der 
Temperatur.  lat  h  die  Leitföliigkeit  bei  t",  Ic^  bei  0"  und  sind  a  und 
ß  Constanten,  die  für  verBchiedene  Leiter  Terschiedene  Werthe  haben, 
BO  ist: 

ki  =  k^(l   +   at  +  ßt^). 

Ist  ß  sehr  klein,  so  ist  nahezu  fcj  =  io  (1  +  «0-  Aus  der  Be- 
Btimmung  von  k  bei  zwei  Temperaturen  fj  und  t^  zu  Jt^  und  k^  er- 
bält  man: 

-(!-')/('- ^) 

und 

fco  =  ft,/(l    +   K(i). 

Für  die  reinen  Metalle  hat  a  einen  Werth  sehr  nahe  an  0,00366, 
idBO  sehr  nahe  gleich  dem  AnsdehnungacoSfficienten  der  Gase. 

Fig.  282.  Princip  der  Me- 

thode.  Man  beatimmt 
die  Widerstände  dessel- 
ben Drahtes  w,  und  Wj 
bei  ti    und  tj,  dann  ist 

fcj/Äj    ^^  Wj/Wj. 

Apparat.  Um  das 
unt«re  Ende  von  je  einer 
15  cm  langen,  2  cm 
dicken  Holzspindel  a 
(Fig.  262),  welche  oben 
'  einen  breiteren  Eopf  hat, 
Bind  dünne  Drähte  von 
Platin  und  Nickelin  ge- 
wickelt. Das  untere  Ende 
dieser  Drähte  ist  an  einen 
durch  die  Ase  der  Spin- 
del gebenden  dicken 
Eupferdraht,  das  obere 
an  einen  solchen,  der  an 
der  Seite  der  Holzspindel 
entlang  läuft,  angelöthet; 
die  oberen  Enden  der 
beiden  Kupferdrähte  tra- 
gen Elemm schrauben  C| 
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andc2.  Die  Holzspindeln  sind  in  mit  Oel  gefüllte  Reagirröhren  gesteckt; 
eine  mit  Platindraht  und  eine  mit  Nickelindraht  bewickelte  stecken 
mit  ihren  Probirröhren  in  dem  Deckel  D  eines  Blechkastens  K,  In  dem 
Deckel  steckt  ein  Thermometer,  ferner  ein  passend  ausgeschnittener 
Rührer  B  und  ein  Abzugsrohr  Ä  für  die  Dämpfe.  Zum  Erwärmen 
der  Drähte  wird  der  Kasten  K,  mit  Wasser  gefüllt,  auf  einem  Eisen- 
gestell erhitzt. 

Die  Widerstandsbestimmungen  werden  mit  der  Wh eats  tone 'sehen 
Brücke  (S.  376)  angestellt. 

TJebung.  1)  Man  füllt  die  Blechkästen  mit  Wasser,  setzt  je  eine 
Platindraht-  und  eine  Nickelindrahtspirale  ein,  und  schaltet  dieselben 
als  unbekannten  Widerstand  in  die  Wheatstone' sehe  Drahtcombination . 

2)  Man  liest  die  Temperatur  ti  ab  und  bestimmt  den  Wider- 
stand Wi  für  den  Platindraht  und  den  entsprechenden  w\  für  den 
Nickelindraht. 

3)  Man  erwärmt  und  liest  die  Temperatur  t^  ab.  Man  bestimmt 
W.2  und  w'2  für  die  beiden  Drähte. 

4)  Man  berechnet  nach  den  oben  gegebenen  Gleichungen  a  und  Icq» 
Bemerkung.      a  ist  für  Platin  weit  grösser  als  für  'Nickelin. 

Letzteres  ist  eineLegirung  mit  sehr  kleinem  Aenderungscoefficienten  a; 
solche  Legirungen  verwendet  man  zur  Herstellung  von  Widerstands- 
etaions. 

3.     Leitfähigkeit  der  Elektrolyte. 

Gebraucht  wird:  Galvanometer;  zwei  Glasröhre  von  ca.  3,2  cm  Weite 
und  50  cm  Länge  mit  amalgamirten  Zn-  und  Gu-Platten,  ZnS04-  ^^^  OUSO4- 
Lösung;  Widerstandsgefösse  im  Wasserbade  mit  Rubrer  und  Thermometer; 
kleines  Inductorium;  mit  Filz  ausgelegter  Kasten;  Chromsäureelement; 
Kohlrauscb'sche  Brücken  walze  oder  Wbeastone'sche  Brücke  mit  Wider- 
standskasten; Leitungsdrähte;  eine  fünfprocentige  KCl- Lösung;  moleculare 
und  Vio  moleculare  KCl -Lösung;  Pipette  von  lOcbcm;  Messkolben  von  100 
und  1000  cbcm  Gehalt. 

Einleitung.  Die  specifische  Leitfähigkeit //  =  1/6  von  Lösungen 
ändert  sich  mit  dem  Procentgehalte  p  der  gelösten  Substanz  (p  ist  die 
Anzahl  Gewichtstheile  Salz  in  100  Theilen  Lösung). 

Man  kann  die  Interpolationsformel  aufstellen: 

A  =  ap  -\-  bp^  +  cp3  -}-... 

Es  ist  dann  für  reines  Wasser,  also  für  p  =  0,  A  =  0  ^), 
Statt  p  führt  man  die  Anzahl  m  der  Grammäquivalente  im  Liter 
der  Lösung  bei  18^  ein.     Für  verdünnte  Lösungen  gilt  die  Gleichung 

wo  /i'  und  11"  Constanten  sind.     Die  im  Liter  vorhandenen  m  Molecüle 

^)  Dies  ist  sehr  angenähert  der  Fall,  möglichst  reines  Wasser  ist  ein 
äusserst  schlechter  Leiter. 
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des  Salzes  bedingen  eine  durch  die  Leitfähigkeit  Ä  bestimmte  üeber- 
führung  der  Elektricität;  jedes  derselben  hat  daran  einen  Antheil 
ft  =  Äjm  =  ft'  —  /i"w,  die  Grösse  ft  heisst  die  moleculare  Leit- 
fähigkeit (Leitvermögen)  der  Substanz  in  der  betreffenden  Lösung. 
Besonderes  Interesse  hat  der  Werth  ftoo ,  den  ft  in  unendlich  verdünnten 
Lösungen  annimmt. 

Schaltet  man  einen  Elektrolyten  in  den  Zweig  Wx  der  Wheat- 
stone'schenCombination(Fig.  255)  ein,  so  erhält  man  nur  in  speciellen 
Fällen  richtige  Werthe  der  Leitfähigkeiten,  da  an  den  Elektroden  sich 
die  elektrolytisch  ausgeschiedenen  Substanzen  ansammeln  und  sei  es 
Polarisationen  hervorrufen,  sei  es  einen  Uebergangswiderstand  erzeugen ; 
dadurch  wird  der  Ijeobachtete  Widerstand  grösser  als  der  wirkliche. 

a)    Vorübung. 

Princip.  Kann  durch  passende  Wahl  der  Elektroden  die  Pola- 
risation an  denselben  vermieden  werden,  so  lässt  sich  zur  Bestimmung 
der  Leitfähigkeit  von  Flüssigkeiten  die  Substitutionsmethode  (S.  373) 
verwenden.  —  Man  bestimmt  die  Aenderung  des  Widerstandes,  die 
beim  Einschalten  von  Flüssigkeitssäulen  entsteht. 

Apparat.  In  ein  cylindrisches ,  verticales,  ca.  3,2  cm  weites  und 
öOcm  langes  Glasrohr  ist  am  unteren  Ende  mittelst  eines  Korkes  eine 
kreisförmige  Elektrode  an  einem  Kupferdraht  eingesetzt,  das  obere 
Ende  ist  durch  einen  anderen  Kork  verschlossen,  in  dem  sich  eine 
Glasröhre  auf  und  ab  schieben  lässt;  in  dieselbe  ist  ein  Kupferdraht 
mit  Siegellack  eingekittet ,  der  am  unteren  Ende  eine  Elektrode  trägt« 
Auf  dem  weiteren  Glasrohr  sind  in  Abständen  von  je  1  cm  Marken 
angebracht.  Verwendet  werden  Röhren  mit  Zinkvitriol  und  Zink- 
elektroden, und  solche  mit  Kupfervitriol  und  Kupferelektroden. 

Uebung.  1)  Man  stellt  die  Elektroden  nahe  an  einander  und 
schaltet  so  viel  Widerstand  in  den  Hauptschluss  ein,  oder  im  Neben- 
fichluss  aus,  bis  der  Ausschlag  des  Galvanometers  (Fig.  239)  ca.  45^  ist. 

2)  Man  zieht  die  Elektroden  eine  bestimmte  Strecke  l  aus  ein- 
ander und  schaltet  so  viel  Widerstand  w  bei  i?  aus,  bis  der  Ausschlag 
derselbe  wie  vorher  ist. 

3)  Man  misst  den  inneren  Durchmesser  A  der  Röhre  und  be- 
rechnet den  Querschnitt  3. 

4)  Man  bestimmt  die  Dichte  d  und  aus  dieser  nach  der  Tabelle  7 
den  Procentgehalt  der  Lösung. 

Berechnung.    Das  specifische  Leitvermögen  ist  Ä  =  —  =  — ^* 

Da  die  Dichte  ä  ist,  so  wiegt  ein  Liter  cZ.lOOOgr.  In  100 gr  sind 
nach  der  Tabelle  7  enthalten  2>  gr  Salz ,  von  dem  Moleculargewicht  Jf, 
also  'gjM.  Grammmolecüle,  im  Liter  also  lOp/iMT.  Das  moleculare  Leit- 
vermögen wird:  yi  =  j4  ,M/10p, 


b)    Methode  von  F.  KohlrauBch. 

Princip.  F.  KohlrauBch  bat  das  Auftreten  der  Polarisation  fast 
Tollkonimen  dadurch  Termiedes,  daes  er  die  altemirendeD  Ströme 
{Wechsel ströme)  eines  Inductoriuma  an  Stelle  der  gleichgerichteten 
, Ströme  einer  galvanischeii  Kette  verwendet;  die  durch  «inen  ersten  In- 
ductionsetrom  erzeugte  Polarisation  wird  durch  den  zweiten,  dem  ersten 
entgegengesetzt  gerichteten,  fast  aufgehoben  u.  b.  f.  Die  abwechselnd 
j^erichteten  Ströme  lassen  sich  aber  nicht  durch  ein  Galvanometer  beob- 


achten (vergl.  S.  360).  F.  Kohlrausch  ersetzt  dasselbe  durch  ein 
Telephon;  sobald  durch  dasselbe  kein  Wechselstrom  iliesst,  hört  man 
keinen  Ton. 

Man  füllt  ein  Geföss  B  (Fig.  263  oder  264),  in  das  zwei  plati- 
nirte  Platinplatten  als  Elektroden  tauchen,  mit  einer  Flüssigkeit,  deren 
specifisehe  Leitföhigkeit  ^|  bekannt  ist  {ermittelt  durch  Messung  in 
«iner  Flüasigkeitsschicbt  von  bekannter  Länge  und  bekanntem  Quer- 
schnitt). Der  Widerstand  der  Flüssigkeit  im  Gefässe  R  sei  «»[.  Dann 
füllt  man  Ü  mit  der  Flüssigkeit,  deren  specifisehe  Leitfähigkeit  -ij  gefunden 
werden  soll;  ihr  Widerstand  sei  w.^.  Da  bei  den  Messungen  von  w,  und 
w^  sich  die  Dimensionen  der  Apparate  nicht  geändert  haben,  so  ist 
A^jA^  =  wi/wj     und    A^  =  A^.wiiw... 
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Als  Flüssigkeit  von  bekanntem  A-^  (als  Einheit  des  Widerstandes 
ist  gesetzt  der  von  Hg  bei  0')  zur  Auswerthung  des  Widerstandes  Wi^ 
der  sogenannten  Capacität  des  Gefässes,  kann  man  z.  B.  verwenden 
(t  ist  die  Temperatur): 

KCl-Lösung  von  5  Proc,  Dichte  =  1,0308  bei  18^: 

^i.l07  —  64  +  1,3  {t  —  18). 
Gesättigte  Kochsalzlösung  (mit  26,4  Proc.  NaCi,  Dichte  =  1,204): 

A^ .  107  =  202  +  4,5  {t  —  18). 

Apparat  (Fig.  263).  Als  Stromquelle  dient  ein  kleines  Induc- 
torium  (J");  man  setzt  es  in  einen  mit  Filz  ausgelegten  Kasten;  als 
Telephon  dient  ein  Hörtelephon  (T);  um  nicht  durch  das  Geräusch 
der   Umgebung   gestört   zu   werden,    steckt   man    in    das   andere   Ohr 

Watte. 

Der  Messdraht  der  Wh  eats  tone 'sehen  Brücke  ist  i)  nach  F.  Kohl - 
rausch  auf  einen  Marmorcylinder  r  in  10  Windungen  gewickelt.  Der 
verstellbare-  Contact  besteht  in  einem  kleinen,  mit  einer  Rinne  ver- 
sehenen Neusilberrädchen,  das  sich  auf  einem  horizontalen  Neusilber- 
stabe verschiebt  und  dessen  Stellung  an  einer  von  1  bis  10  gehenden 
Theilung  W  abgelesen  wird;  die  abgelesene  Zahl  giebt  die  Anzahl  der 
ganzen  Windungen  zwischen  dem  Anfangspunkte  und  dem  Contact- 
rädchen.  Auf  dem  Rande  des  MarmorcyKnders  ist  eine  Theilung  von 
0  bis  100  angebracht,  welche  sich  an  einem  Index«  vorbeidreht.  Setzt 
man  den  Gesammtwiderstand  der  Neusilberspirale  =  1000,  so  wird  bei 
jeder  ganzen  Umdrehung  ein  Widerstand  =  100  eingeschaltet,  bei 
jedem  Theil  einer  Umdrehung  vom  Drahte  die  beim  Index  stehende  Zahl 
auf  dem  Rande  der  Walze.  Steht  z.  B.  das  Contacträdchen  auf  3 ,  der 
Index  in  der  Mitte  zwischen  76  und  77,  so  ist  eine  Drahtlänge  376,5 
eingeschaltet  und  das  Verhältniss  der  Widerstände  beider  Stücke  des 
Messdrahtes  links  und  rechts  von  dem  Contacträdchen  ist  376,5 :  623,5. 

Die  beiden  Enden  der  secundären  Spirale  des  Inductoriums  sind 
mit  den  Klemmschrauben  h  und  F  verbunden;  von  Ic  und  F  führen 
Drähte  zu  Metallfedern,  die  auf  den  von  einander  isolirten  Enden  dep 
Axe  des  Cy linders  schleifen;  mit  diesen  sind  durch- dicke  Kupferdrähte 
Anfang  und  Ende  des  Messdrahtes  verbunden.  Mit  den  durch  1000, 
100,  10  iß  etc.  bezeichneten  Messingklötzen  sind  entsprechende  Wider- 
stände cj  verbunden,  die  im  Inneren  des  Kastens  K  sich  befinden. 

Der  von  dem  einen  Pol  der  Inductionsspirale  ausgehende  Strom 
durchfliesst  den  Draht  a  und  theilt  sich  in  zwei  Zweige,  die  sich  in  k 
wieder  vereinigen;  von  h  aus  führt  der  Draht  h  zum  zweiten  Pol  des 


^)  Man   kann   auch    einen  gewöhnlichen  Wh  eats  tone 'sehen  Messdraht 
verwenden. 


Fie-  264. 
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ludnctoriumB.  Der  eine  Zweig  geht  durch  den  MesBdrtilit,  der  andere 
Zweig  durch  einen  bestimmten,  durch  Ausziehen  eines  StCpsets  ein- 
geBchalteten  Widerstand  a  und  das  Widerst andsgef^ss  M,  Die  BrQcke, 
in  die  das  Telephon  eingeschaltet  ist,  verbindet  die  mit  dem  Contact- 
rädchen  verbundene  Klemmschraube  L  und  die  Klemmschraube  H, 
den  Yereinigungspunkt  des  Widerstandes  ta  und  des  Gefasses  S. 

Die  Wider standsgefösse  haben  für  Flüssigkeiten  von  mittlerem 
resp.  grossem  Widerstände  die  Gestalt  R,  Fig.  263,  resp.  die  Gestalt 
Fig.  264.  Die  Elektroden  E  bestehen  aus  platinirten 
Platinblecheu  von  mindestens  10  qcm  Querschnitt. 
Man  platinirt  dieselben ,  indem  man  sie  in  verdünnte 
Platin chloridlüsung  taucht,  ihnen  eine  Platinplatte 
gegenüberstellt  und  einen  Strom  hindurch  schickt, 
wobei  sie  mit  dem  negativen  Pole  verbunden  sind. 
Die  Euden  der  mit  den  Elektroden  verbundenen 
Platindr&hte  verbindet  man  mit  Klemmschrauben. 

TTebung  1.  Aichen  des  Gefässes.  Man  füllt 
eine  Öproc.  KCI-Löaung  in  das  Widerstandsgefass, 
Um  den  Widerstand  «i,  derselben  zu  bestimmen,  ver- 
fährt man  folge  ndermaassen: 

1)  Man  schaltet  durch  Ausziehen  eines  Stöpsels 
einen  bekannten  Widerstand  et  ein. 

2)  Man  setzt  das  Indnctorium  in  Gang. 

3)  Man  hält  das  Telephon  an  das  Ohr  und  dreht  die  Walze  so 
lange,  bis  der  Ton  verschwindet  oder  ein  Minimum  wird.  Durch  ab- 
wechselndes Herankommen  an  diese  Stelle  vou  beiden  Seiten,  bis  man 
keinen  Ton  mehr  hört,  lässt  sie  sich  genauer  feststellen. 

i)  Man  liest  die  Stellung  a  des  Gontacträdchens  und  diejenige  des 
Index  ab,  dann  ist  (vergl.  S.  377  und  Tabelle  22) 

w,  :  a  =  a  :  1000  —  a     und     Wi  =  w.a/(1000  —  a). 

5)  Man  schaltet  statt  a  andere  bekannte  Widerstände,  Mi,  »j ..., 
ein  und  prüft,  ob  man  für  w  dieselben  Werthe  erhält. 

6)  Man  führt  eine  endgültige  Bestimmung  ans,  wobei  man  so  viel 
Widerstand  ra  einschaltet,  dass  das  Contacträdchen  etwa  in  der  Mitte 
der  Theilung  W  steht. 

Hebung  2.  Bestimmung  der  Leitfähigkeit  verschieden  concen- 
trirter  Lösungen. 

Man  stellt  sich  KCl-Losungen  her,  die  im  Liter  enthalten: 
1)  Ein  Grammmolecül,  also  74,4  gr;  2)  '/,„  Gr.-Mol.;  3)  '/loo  Gr.-MoL; 
^)  ^/lODi)  Gr.-Mol.;  dadurch,  dass  man  lOcbcm  der  '/lo- Lösung  resp. 
lOcbcm  der  Vmo'I^^B'^ii'S  ^^  einen  Kolben  von  lOOcbcm  Inhalt  ab- 
pipettirt  und  auf  100  cbcm  auffüllt;  5)  man  füllt  diese  Lösungen  in 
das  bei  1)  benutzte  Widerstandsgefass  und  bestimmt  die  Widerstände  w,^ 
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w}^\  w^^^  und  wl^^^,  daraus  ergeben  sich  die  speciüschen  Leitfähig- 
keiten y/g^,  A}^,  -^2^^  und  aus  ihnen  die  molecularen  Leitfähigkeiten  ft 
und  so  fort  durch  Division  mit  der  Anzahl  der  im  Liter  enthaltenen 
Grammäquivalente. 


f  100.  =  1000  ^ .  ^ 

Aus  solchen  Messungen  ergiebt  sich,  dass  das  moleculare  Leit- 
vermögen mit  der  Verdünnung  wächst  und  sich  einem  Grenzwerth 
nähert,  der  bei  unendlicher  Verdünnung  erreicht  wird. 

Bemerkung.  Das  zur  Herstellung  der  Lösungen  verwendete 
Wasser  muss  so  rein  sein,  dass  man  die  Leitfähigkeit  desselben  ver- 
nachlässigen kann. 

4.   Bestimmung  des  Widerstandes  galvanischer  Elemente. 

Prin<}ip.  Man  verfahrt  wie  bei  der  Bestimmung  des  Widerstandes 
von  Leitern  zweiter  Classe  unter  Anwendung  des  Telephons,  welches 
der  constante  Strom  des  Elementes  nicht  beeinflusst. 

TJebung.     Man  bestimmt  den  Widerstand: 

1)  Eines  grossen  Lecl  an  che 'sehen  Elementes   TTi. 

2)  Eines  kleinen  Lecl  an  che 'sehen  Elementes  Wi, 

3)  Zweier  kleiner  hinter  einander  geschalteter  Leclan  che 'scher 
Elemente  tv^, 

4)  Zweier  kleiner  neben  einander  geschalteter  Leclan  che 'scher 
Elemente  tc^. 

Es  ist  Wi  <C  «^'i»  also  der  Widerstand  eines  grossen  Elementes 
kleiner  als  der  eines  kleinen,  w^  =  2wi,  also  der  Widerstand  zweier 
hinter  einander  geschalteter  doppelt  so  gross  als  der  eines  einzigen, 
w^  =  V2^^n  ^^^^  ^^^  Widerstand  zweier  neben  einander  geschalteter 
halb  so  gross  als  der  eines  einzigen  (vgl.  S.  351). 

Allgemeines. 

Das  moleculare  Leitvermögen  ft  wächst,  sobald  die  Verdünnung 
eine  gewisse  Grenze  überschritten  hat,  mit  zunehmender  Verdünnung, 
erst  langsam,  dann  schneller  und  dann  wieder  langsam  und  nähert 
sich  mehr  und  mehr  asymptotisch  einem  Grenzwerthe  /i^.  Die  Curve, 
welche  die  Beziehung  zwischen  ft  und  der  Concentration  darstellt,  be- 
sitzt also  einen  Inflexionspunkt. 
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Bei   grossen    Concentrationen    treten    bei    einzelnen    Substanzen, 
Schwefelsäure  etc.,  Maxima  und  Minimft  des  Leitvermögens  ein. 
Nach  dem  Ohm' sehen  Gesetze  ist:      ,,         , 

i  =  ^,     und     W=  \  -(vergl.  S.  349), 

also 

i  =  J,%  E     und     ^  =  --  - . 
l  E  q 

Das  Leitvermögen  ist  also  gleich  derjenigen  Stromstärke,  welche  die 
elektromotorische  Kraft  Eins  in  einem  Leiter  von  der  Länge  Eins 
und  dem  Querschnitt  Eins  erzeugt. 

Nach  der  oben  angeführten  Theorie  (S.  172)  von  Arrhenius  und 
Ostwald  (s.  auch  am  Schlüsse  von  Allgemeines)  sind  die  Molecüle  der 
Salze  in  Lösungen,  die  mithin  von  vornherein  zum  Theil  oder  ganz  in  ihre 
Ionen  zerfallen,  und  werden  nicht  erst  durch  den  Strom  in  dieselben 
zerlegt.  Die  Stromleitung  besteht  darin,  dass  unter  dem  Einflüsse  der 
an  jeder  Stelle  vorhandenen  elektromotorischen  Kraft  die  positiven 
Ionen  im  einen,  die  negativen  Ionen  im  anderen  Sinne  fortgeführt 
werden.  Die  durch  die  Querschnittseinheit  geführte  Elektricitätsmenge 
ist  proportional  der  Zahl  der  dissocürten  Molecüle,  die  in  der  Volumen- 
einheit der  Lösung  enthalten  sind,  und  der  Summe  der  Geschwindig- 
keiten U  und  V  der  beiden  Ionen. 

Eine  Lösung  möge  in  v  Leitern  ein  Grammmolecül  enthalten,  dann 
ist  das  moleculare  Leitvermögen 

Hv  =  {TJ  +  F).m, 

wo  m  den  Bruchtheil  dissociirter  Molecüle,  den  DisÄOciationsgrad, 
bezeichnet. 

Mit  zunehmender  Verdünnung  werden  immer  mehr  Molecüle 
dissociirt,  bis  in  unendlich  verdünnten  Lösungen  alle  Molecüle  zerfallen 
sind,  dann  ist  m  =  1  und 

Mco  =  CT  -I-   F. 


007 


Für  irgend  eine  Lösung  ist  also  der  Dissociationsgrad  m  =  ^/fi 
d.  h.  der  Dissociationsgrad  einer  Lösung  von  der  Verdünnung  v  ist 
gleich  dem  Verhältnisse  der  molecularen  Leitfähigkeit  dieser  Lösung* 
zu  der  molecularen  Leitfähigkeit  einer  unendlich  verdünnten  Lösung. 

In   vielen  Fällen  hängt  der  Dissociationsgrad  in   einfacher,   auch 
theoretisch  ableitbarer  Weise  von  der  Concentration  ab.     Es  ist 


m^ 


=  K, 


V  (1  —  m) 

wo  K  eine  Constante   ist.     Der   durch   diese  Gleichung  ausgedrückten 
Beziehung    zwischen  Dissociationsgrad  und  Verdünnungen   entspricht 

25* 
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auch  die  oben  erwähnte  Beziehung  zwischen  molecularer  Leitfähigkeit 
und  Verdünnung. 

Die  Grösse  K  hat  je  nach  der  Art  der  Substanzen  verschiedene 
Werthe.  Bei  schwachen  Säuren  und  Basen  (Essigsäure,  Aethylamin  etc.) 
ist  sie  klein,  sie  wächst,  wenn  aus  Essigsäure  durch  Eintritt  des  elektro- 
negatiyen  Chloratoms  Monochloy-,  Dichlor-  und  Trichloressigsäure 
ents^ht,  dabei  nimmt  auch  der  Säurecharakter  zu.  Bei  starken  Säuren 
und  Basen  (wie  HCl,  KOH  etc.)  ist  K  gross. 

Von  F.  Kohlrausch  sind  die  Geschwindigkeiten  Z7  und  F  aus 
dem  Leitvermögen  berechnet  worden.  Beträgt  die  elektromotorische 
Kraft  auf  1  cm  1  Volt,  so  ist  : 

U  10'^  cm/sec.  H  :  330,     K  :  66,     Na  :  45,     Li :  36,     NH^  :  66,     Ag  :  57, 
VlO-'cm/sec.OH:181,    Cl:69,    Br:68,    J:68,     N03:64,    1/2804:78. 

Bei  dieser  Gelegenheit  möge  kurz  noch  einmal  die  Arrhenius'- 
sche  Theorie  wiedergegeben  und  die  Thatsachen,  welche  sich  aus  ihr 
erklären,  zusammengestellt  werden;  dabei  fassen  wir  der  Einfachheit 
wegen  nur  den  Fall  zweiatomiger  Salze,  die  aus  einwerthigen  Ionen 
bestehen,  ins  Auge. 

1.  Nach  Arrhenius  zerfallen  Elektrolyte  in  Lösungsmitteln,  in 
welchen  sie  leiten,  in  ihre  Ionen,  und  zwar  ist  in  verschiedenen  Lösungs- 
mitteln im  Allgemeinen  der  Dissociationsgrad  um  so  grösser,  je  besser 
die  Lösung  leitet.  In  demselben  Lösungsmittel  wächst  der  Disso- 
ciationsgrad mit  der  Verdünnung.  Alle  Nichtelektrolyte  zerfallen 
nicht  in  Ionen. 

2.  Elektrolyte  leiten  schon  bei  den  kleinsten  elektromotorischen 
Kräften,  der  Strom  leistet  also  keine  Arbeit,  um  die  Molecüle  zu  zer- 
spalten (daraufwies  schon  Clausius  hin  und  gründete  darauf  eine  mit 
der  Arrhenius 'sehen  nahe  verwandte  Anschauung). 

3.  Gelöste  Elektrolyte  erniedrigen  bei  gleicher  molecularer  Con- 
centration  den  Gefrierpunkt  und  erhöhen  den  Siedepunkt  doppelt  «o 
stark,  als  gelöste  Nichtelektrolyte:  die  Lösungen  enthalten  also  im 
ersten  Falle  doppelt  so  viel  getrennte  Theile,  als  im  zweiten. 

4.  Die  elektrolytische  Leitfähigkeit  lässt  sich  in  sehr  verdünnten 
Lösungen  durch  Addition  der  für  die  beiden  Ionen  ermittelten  Ge- 
schwindigkeiten berechnen. 

*:         5.  Die  Neutralisationswärmen  von  verdünnten  Säuren  und  Basen 
haben,  unabhängig  von  der  Natur  derselben,  den  gleichen  Werth. 

6.  Die  Volumenänderungen  bei  der  Neutralisation  lassen  sich 
aus  der  Theorie  im  Voraus  berechnen. 

7.  Aus  den  Geschwindigkeiten  von  Reactionen,  an  denen  haupt- 
^sächlich  die  Ionen  betheiligt  sind,  und  aus  den  Leitfähigkeiten  be- 
rechnet sich  für  K  (vergl.  oben)  derselbe  Werth. 
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8.  und  9.  In  sehr  verdünnten  Lösungen  haben  verschiedene  Salze 
mit  einem  gleichen  absorbirenden  resp.  einem  gleichen  drehenden 
Bestandtheile,  der  ein  Ion  ist,  für  dieses  Ion  gleiche  Absorptions- 
coefficienten  und  gleiche  moleculare  Drehungen. 

10.  Der  Verlauf  vieler  chemischer  Reactionen  leitet  sich  aus  der 
obigen  Theorie  ab;  so  ist  z.  B.  AgNOg  ein  Reagens  nur  auf  das 
Chlorion  und  nicht  auf  Chlor  überhaupt,  es  fallt  daher  wohl  aus 
Lösungen  von  Chloriden  AgCl  aus,  nicht  aber  aus  Chloroform,  Chlor- 
säure etc. 

11.  In  verdünnten  Lösungen  sind  ausser  den  oben  erwähnten 
Eigenschaften  noch  viele  andere  additiv,  d.  h.  sie  stellen  sich  als 
Summe  zweier  Grössen  dar,  von  denen  die  eine  dem  einen,  die  andere 
dem  anderen  Ion  zukommt. 


IV.    Elektromotorische  Kraft. 

1.    Bestimmung  der  elektromotorischen  Kraft  mit  dem 
Elektrometer. 

Gebraucht  wird:  Commutator  auf  iBOlirendea  Sftulta;  CapiUaralektro- 
metei;  WiderBtandskasten ;  Olasröhre  mit  zwei  Ansätzen  and  Knp&relek- 
troden  (vergl.  5.  SOSJ;  Verbindnngadrälite;  QuadrantelektTometei';  vielpaarige 
Säule  aus  kleinen  Accnmnlatoren ;  ein  Latimei'  Clark-,  Daiuell-,'eiii  gros««» 
Leclancb^-  und  zwei  kleine  LaclancM-BlBmente;  ChromBAure- Element;  Ver- 
bind ungsd  rSbte . 

A.    Bestimm ungea  mit  dem  Quadrantelektrometer. 

Princip.    Ueber  den  vier  quadrantenförmigen  Uelallplatten  diOg, 
K  bi,  Fig.  265,  von  denen  a,  und  o^,  b,  und  b^  mit  einander  verbunden 
sind,  hängt  das  lemniscatenfQrmige  Metsllblech  Ä,  die  „Nadel".    A  wird 
mit  dem  einen  Pole  einer  vielpaarigen  Säule  verbnnden,  etwa  dem  posi- 
tiven, während  der  negative  zur  Erde  abgeleitet 
^'        '  ist;  «1  und  Og  werden  mit  dem  einen,  etwa  dem 

positiven,   b,    und  bj   mit  dem  anderen,    dem 
negativen  Pole    der  zn    untersuch  enden  Kette 
verbunden ,  dann  dreht  eich  A  so,  dass  aeine 
Längeaze  über  b,  und  b^  liegt.     Gleichgewicht 
tritt  ein ,  wenn  die  durch  die  Drehung  bei  uni- 
filarer  Aufhängung  der  Nadel  entwickelte  Tor- 
sionskraft ,  hei  hi£tarer ,    wenn  die   durch  die 
Schwere  bedingte  rttcktreibende  Kraft  und  die 
Torsion  der  Aufhängeiaden  den  elektrischen  Kräften  das  Gleichgewicht 
hält.    Die  Grösse  der  Drehung  ist  nahe  proportional  den  auf  oii  a^,  bi  b^ 
befindlichen   Elektricitätsmengen ,   alao   nahe   proportional   der   elektro- 
motorischen Kraft  der  untersuchten  Kette. 

Apparat.  Auf  einem  Meeaingdreifnss  dreht  steh  eine  Messing- 
platte,  auf  der  drei  Messingsätden  eine  ebene  Messingplatte  tragen.  An 
der  unteren  Platte  sind  auf  Glasfüssen  die  vier  Quadranten  angebracht, 
von  denen  je  zwei  gegenüberliegende  mit  einander  verbunden  sind  (der 
eine  ist  in  Fig.  266  fortgenommen),  zwischen  denen  die  Nadel  hängt.  An 
ihrer  unteren  Seite  ist  ein  Draht  befestigt,  dessen  unteres  Ende  zu 
einem  in  ein  Gefäss  mit  Schwefelsäure  tauchenden  Bing  umgebogen  ist. 
Dies  Gefäss  steht  in  einem  zweiten,  um  das  Ueberlaufen  der  Schwefel- 
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säure,  weau  sie  Wasser  ansieht,  zw  verhindern.  Durch  den  Deckel 
gehen  frei  durch  kleine  Löcher,  ohne  den  Deckel  zu  berühren,  die  zu 
den  Quadranten  I  nnd  II  nnd  der  Schwefelsäure  HI  führenden  Drähte. 

f; '  -len  Deckel  und  dieBoden- 

geschliffene  (in  der  Figur 
zeichnete)  Blechtrommel 
u  Bedecken  des  Appa- 
)er  in  der  Mitte  durch- 
Bckel  trägt  die  Vorrich- 
I  Aufhängen  der  Nadel, 
ihre  trägt  eineFassungO, 


und  durch  eine  Schraube 
1    lässt.      Der  Stab    ist 
fgeschlitzt    und  conisch 
Seine  beiden  Hälften 
ort  zwei  kleine  Löcher, 
die  Enden  eines  Cocon- 
jfebunden     werden,     in 
Mitte     der     zu     einem 
ebogene  Draht,  welcher 
l  trägt,  eingehängt  ist. 
>    ist.  axial    durchbohrt, 
h.bohrung  verläuft  unten 
Durch     Einschrauben 
iten     halbkugeliormigen 
bea    S    kann    man    die 
im    unteren    Ende    von 
entfernen  und  dadurch 
.  den   Abstand    der    Co- 
confädenverändern,wo- 
durch  die  Empfindlich- 
keit eine  andere  wird. 
Vor  dem  Spiegel,  der 
an  dem  die  Nadel  tra- 
genden     Drahte      be- 
festigt ist  und  der  in  der 
Hülse  H  schwebt,  ist  ein 
Fernrohr  mit  Scala  auf- 
gestellt. 
TTebung,   1)  Man  stellt  das  Femrohr  senkrecht  zum  Spiegel  (s.  S.  22). 
2)  Man  verbindet  die  Nadel  erst  mit  dem  positiven  Pole  der  viel- 
paarigen Säule  und  dann  mit  dem  negativen;  sind  die  Ausschläge  nicht 
gleich,  so  dreht  man  die  Nadel  mit  der  Glasröhre  so  lange,  bis  die- 
selben gleich  sind. 
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3)  Man  verbindet  aj  Uq  mit  dem  einen  Pole  einer  isolirten  Normal- 
kette, etwa  eines  Latimer  Clark-Elementes  von  der  elektromoto- 
rischen Kraft  El ,  der  Ausschlag  sei  -|-  a\.  Man  legt  den"  Commu- 
tator  um,  der  Ausschlag  sei  —  a'^. 

4)  Man  verbindet  a^  a2  mit  dem  einen  Pole  der  zu  untersuchen- 
den Kette  von  der  elektromotorischen  Kraft  E2,  der  Ausschlag  sei  «2, 
dann  ist 

E2  :  El  =::  a^  :  «i» 

5)  Man  verbindet  aia2  mit  dem  anderen  Pole  der  untersuchten 
Kette  und  überzeugt  sich,  dass  der  Ausschlag  denselben  Werth  wie 
oben  hat,  aber  nach  der  entgegengesetzten  Richtung  liegt. 

6)  Man  leitet  den  unverbundenen  Pol  zur  Erde  ab,  dann  steigt 
der  Ausschlag,  also  auch  die  Spannung  an  dem  mit  dem  Elektrometer 
verbundenen  Pole  auf  die  doppelte  Höhe. 


B.    Bestimmungen  mit  dem  Capillarelektrometer. 

Princip.  Die  Oberflächenspannung  (S.  120)  des  mit  einem  Elek- 
trolyten, z.  B.  verdünnter  Schwefelsäure,  in  Berührung  stehenden  Queck- 
silbers ändert  sich,  wenn  die  an  der  Berührungsstelle  bestehende  Poten- 
tialdifferenz irgendwie  geändert  wird.  Schaltet  man  zwischen  zwei 
Quecksilberelektroden  von  verschiedenem  Querschnitte  eine  Säule  von 
Schwefelsäure  ein,  so  vertheilt  sich  die  Wirkung  einer  äusseren  elektro- 
motorischen Kraft  im  Verhältniss  der  Grösse  der  Berührungsflächen. 
Ist  die  eine  sehr  gross,  die  andere  aber  klein,  berühren  sich  z.  B.  auf 
der  einen  Seite  die  beiden  genannten  flüssigen  Leiter  innerhalb  einer 
Capillare,  so  kommt  die  Wirkung  wesentlich  nur  hier  zur  Geltung,  das 
Ende  des  Quecksilberfadens  verschiebt  sich  innerhalb  der  Capillaren. 
Diese  Erscheinung  benutzte  Lipßmann  zur  Construction  des  sehr 
empfindlichen  Capülarelektrometers. 

Apparat  (Ostwald'sche  Form)  Fig.  267.  Auf  einem  um  ein 
Scharnier  s  beweglichen  Brettchen  B,  dem  man  durch  die  Stell- 
schraube S  verschiedene  Neigungen  gegen  die  Horizontale  geben  kann, 
ist  der  kleine  Glasapparat  GKCB  befestigt.  C  ist  eine  etwa  V2^^°i 
weite  Capillare,  welche  das  unten  mit  einer  Kugel  K  versehene  Glas- 
rohr G  mit  dem  weiteren  Rohre  B  verbindet.  K  und  B  ist  zum  Theil 
mit  reinem  Quecksilber  gefüllt,  das  in  C  bis  etwa  zur  Mitte  vor- 
dringt. Der  übrige  Theil  von  J2,  K  und  6r  ist  mit  Schwefelsäure  (im 
Verhältniss  von  1 : 6  verdünnt)  angefüllt.  In  G-  steht  ein  engeres  Glas- 
rohr r,  in  das  unten  ein  Platindraht  eingeschmolzen  ist,  der  oben  an 
einen  mit  der  Klemme  Ki  in  Verbindung  stehenden  Kupferdraht  an- 
gelöthet  ist ;  er  theilt  der  Quecksilbermasse  in  K  die  auf  Ki  wirkende 
Spannung  mit.  Ein  ähnlicher,  aber  nicht  durch  ein  Glasrohr  geschützter, 
von   K2   kommender   Draht  taucht  in   B  ein.      Wird    an  K^K^  eine 
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Potentialdifferenz  so  angeschaltet,  dass  Aj  negativ  wird,  bo  TerscMebt 
sich  in  Folge  der  WaBBerstoffpoIanBation  der  QaecksilbermeniBcoa  in  C. 
Die  Grösse  der  Yerschiebung  wird  mittelst  der  Lnpe  L  an  einer  unter  C 
liegenden  Scala  gemeBsen.  Je  steiler  B  gestellt  wird,  am  so  unempfind- 
licber  ist  das  Instrument;  ausser  Crebrauch  wird  es  durch  einen  £[ 
und  K^  direct  verbindenden  Kupferdraht  in  sich  kurz  geschlossen;  vor 
dem  Gebrauche  werden  durch  Heben  des  Brettchens  S  einige  Tropfen 
Quecksilber  aus  C  nach  K  hinübergegossen ,  damit  ein  völlig  reiner 
Fig.  287. 


Meniscus  zur  Verfügung  steht.  Das  Instrument  lässt  bei  geeigneter 
Einstellung  an  S  leicht  die  Millivolts  direct  messen ;  über  1  Volt  darf 
ee  indessen  nur  in  AusnahmefWen  in  Ansprach  genommen  werden. 
Am  besten  benntzt  man  es  als  sogenanntes  Nullinstrument  bei  der 
im  Folgenden  zu  beschreibenden  Compensationsmethode ,  wo  es  dann 
die  bei  der  Compensation  noch  übrig  bleibenden  kleinen  Spannungs- 
differenzen sehr  genau  zu  messen  gestattet. 

Hebung  1.  Aichung  des  CapilUrelektrometers.  1)  Ein 
Element  von  bekannter  elektromotorischer  Kraft,  z.  B.  das  Nermal- 
daniell  (S.  354),  vereinigt  man  unter  Zwiscbenschaltung  eines  Unter- 
brechers mit  einem  grossen  Widerstände  W  (über  1000  £1)  eines 
geaichten  Stöpselrheostaten  za  einem  geschlossenen  Kreise.  Dann  ver- 
tbeilt  sich  der  ganze  Spannungsabfall  E  auf  den  eingeschalteten 
Widerstand  W  (vergl.  S.  395). 

Durch  besondere  Stöpsel  (Laufstöpsel)  oder  in  anderer  Weise 
verbindet  man  die  Enden  von  kleinen  Widerständen  w  des  Wider- 
etandskastens  mit  Ki  und  K3,  die  auf  das  Elektrometer  entfallende 
Potentialdifferenz  ist  dann  Ew I  W  Yolt;  die  Meniscnsverschiebung 
sei  «j. 

3)  Man  zweigt  zwischen  2w,  3w,  ...  nw  ab;  Yerschiebung; 
«s,  «3,  . . .  o„. 

Man  findet,  dass  bis  zu  Potentialen  von  0,1  Volt  a, :  ccj : «., :  «„ 
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=  1 :  2  :  3  : . . . :  li  ist ,  die  Ausschläge  also  proportional  den  wirkenden 
Spannungen  sind. 

Enw 

Ein  Scalentheil  entspricht  — ~  Volts. 

Uebung  2.  Bestimmung  der  elektromotorischen  Kraft 
von  Concentrationsketten.  1)  Ein  vertical  gestelltes  Glasrohr  ist 
unten  und  oben  durch  einen,  je  einen  Kupferstab  tragenden  Gummi- 
stopfen geschlossen.  In  die  untere  Hälfte  füUt  man  durch  ein  seitliches 
Rohr  eine  concentrirte  Kupfersulfatlösung  ein.  Nach  Schliessen  der 
Oeffnung  füllt  man  durch  ein  an  der  oberen  Rohrbälfte  angeschmolzenes 
Seitenrohr  über  diese  concentrirte  Lösung  vorsichtig  (so  dass  kein 
Vermischen  eintritt)  eine  verdünnte  Kupfersulfatlösung. 

2)  Man  bestimmt  die  elektromotorische  Kraft  dieses  „Concentra- 
tionselementes".  Durch  die  sich  längere  Zeit  erhaltende  Trennungs- 
schicht der  verschieden  concentrirten  Lösungen  wandern  fortwährend 
Cu-Ionen  von  der  concentrirteren  zur  verdünnteren  Lösung.  Die 
elektromotorische  Kraft  des  Elementes  dauert  so  lange  an,  als  sich  die 
lonenwanderung  vollzieht,  d.  h.  so  lange  ein  Concentrationsgefalle 
vorhanden  ist. 


2.    Bestimmung  durch  Vergleichung  mittelst  des  Galvano- 
meters nach  Fechner. 

Gebraucht  wird:  Empfindliches  Galvanometer;  Bheostat;  DanieU-, 
Ghromsäure-,  verschiedene  Leclanch^-Elemente ;  Unterbrecher;  Verbindungs- 
drähte. 

Princip.  Man  bildet  einen  Schliessungskreis  aus  einem  Elemente 
von  der  elektromotorischen  Kraft  Ei  und  dem  inneren  Widerstände  m?i, 
aus  einem  Rheostaten  und  einem  empfindlichen  Galvanometer,  deren 
Widerstand  mit  dem  der  Leitungsdrähte  W  sei,  und  beobachtet  die 
Stromstärke  ii  in  diesem  Kreise ;  hierauf  ersetzt  man  das  erste  Element 
durch  ein  zweites  von  der  elektromotorischen  Kraft  E.2  und  dem  inneren 
Widerstände  iv.^  und  beobachtet  die  Stromstärke  /2,  dann  ist 

El  -        .  E^ 

—  und       ^,  — 


tv^   +    W  '  IV2  -h  W 

Ist  der  äussere  Widerstand  W  so  gross  im  Vergleich  zu  den 
Widerständen  in  den  Elementen  Wi  und  W2 »  dass  man  die  letzteren 
gegen  den  ersteren  vernachlässigen  kann,  so  ist: 

Ei        >i  (Wi  -H  VF)        /jj ' 

die  elektromotorischen  Kräfte   der  beiden  Elemente  verhalten  sich  wie 
die  am  Galvanometer   beobachteten  Stromstärken,    die    selbst   wieder 
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den  Ausschlägen  des  Galvanometers  a^   und  a.^    nahezu  proportional 
sind.     Es  ist 

Damit  trotz  der  Grösse  der  eingeschalteten  Widerstände  der  Aus- 
schlag nicht  zu  klein  ist,  muss  das  Galvanometer  empfindlich  sein. 

Uebung.      1)  Man  stellt  ein  passendes  Galvanometer  auf. 

2)  Man  schaltet  einen  Rheostaten,  ein  Daniell  -  Element  (elektro- 
motorische Kraft  '=Ei)  und  einen  Unterbrecher  ein  und  schliesst  den  Strom. 

3)  Man  ändert  den  Widerstand  des  Rheostaten,  bis  der  Ausschlag 
eine  passende  Grösse  «^  annimmt. 

4)  Man  schaltet  ein  Chromsäureelement  ein.     Ausschlag  «2» 

5)  Man  schaltet  ein  grosses  Leclanche-Element  ein.    Ausschlag  «g. 

6)  Man  schaltet  ein  kleines  Leclanche-Element  ein.    Ausschlag  «4. 

7)  Man  schaltet  zwei  Leclanche  -  Elemente  hinter  einander  ein. 
Ausschlag  «;,. 

8)  Man  schaltet  zwei  Leclanche  -  Elemente  neben  einander  ein. 
Ausschlag  «6- 

Man  berechnet  die  elektromotorischen  Kräfte  für  die  obigen 
Elemente.     Die  Resultate  für  dieselben  sind  die  gleichen  wie  S.  398. 

Diese  Methode  ist  wegen  der  Polarisation  im  Elemente  nicht 
sehr  genau. 

3.    Bestimmung   nach  dem  Gompensationsverfahren    von 

Du  Bois-Reymond. 

Gebraucht  wird:  Langer  Constantandraht  mit  Schleifcontact ;  Gal- 
vanometer oder  Capillarelektrometer ;  Commutator ;  Zuleitungsdrähte ;  Zusatz- 
widerstand; Elemente. 

Princip.  Schliessen  wir  eine  Kette  ZK  von  der  elektromoto- 
rischen Kraft  E  (Fig.  268,  a.  f.  S.)  in  einen  Kreis  EBCS  (wir  denken 
uns  zunächst  den  Theil  BE^  GC  fort),  und  ist  der  gesammte  Widerstand 
des  Schliessungskreises  TT,  so  ist  der  Abfall  der  Spannung  auf  der 
Widerstandseinheit  E  /  W,  Besteht  die  Schliessung  aus  beliebigen 
Leitern,  deren  Widerstand  plus  dem  inneren  der  Kette  Wi  ist,  und 
einem  dünnen  Draht  BS  von  der  Länge  l  und  dem  Widerstände  Wy 
so  dass  W  =  Wi  -\-  Wy  Bo  ist  der  Unterschied  der  Spannungen  an  den 
beiden  Enden  des  Drahtes 

E  .  w/(wi  -\-  w)  =  ^. 

Wir  wollen  E  so  gross  annehmen  und  w  so  gross  im  Verhältniss 
zu  W,  dass  der  Abfall  ^  wenigstens  3  Volt  beträgt.  Der  Abfall  der 
Spannung  auf  der  Längeneinheit  des  Drahtes  ist 

auf  einer  Strecke  B  C  =  r 
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Compensationsmethode. 


Fig.  268. 


Bei  einem  Elemente  Ei  sei  der  Unterschied  der  Spannungen  an 
den  beiden  Polen,  wenn  dasselbe  offen  ist,  JSi;  bringen  "wir  dieselben 
durch  Drähte  mit  Stellen  B  und  C  des  Drahtes  ^S  in  Berührung, 
zwischen  denen  derselbe  Spannungsunterschied  ^i  =  Ei  vorhanden 
ist,  sie  mögen  um  r^  von  einander  abstehen,  so  kann  durch  das  Element 
kein  Strom  fliessen.  Ein  mit  demselben  in  den  Zweig  S  E-i  C  ein- 
geschaltetes Galvanometer  6r  oder  Capillarelektrometer  zeigt  keinen 
Ausschlag.     Dann  ist 

Ei  =  ^1  =  ^  .  r^/l 

Um  aus  dieser  Gleichung  J^^  zu  erhalten ,  müsste  man  tv,  w^  E 
kennen.    Man  schaltet  daher  nach  dem  zu  untersuchenden  Elemente  Ei 

ein  Normalelement  E^  an 
Stelle  von  Ei  ein  und  er- 
hält 

und 

EJEz  =  n/r^, 

El  =  E^  .  fx  I  r^. 

Das  Verhältniss  der 
elektromotorischen  Kräfte 
ist  gleich  dem  Verhältniss 
der  auf  dem  Drahte  B^ 
eingeschalteten  Längen,  bei 
denen  kein  Strom  durch 
das  Galvanometer  oder 
Elektrometer  fliesst. 

Tritt    bei  keiner   Lage 
des   Punktes    G    auf    dem 
Drahte  J5  Skein  Ausschlag 
des     Galvanometers     oder 
Elektrometers    ein,    so  ist 
der  Spannungsabfall  auf  ^  S 
kleiner  als  die  zu  messende  elektromotorische  Kraft,  die  elektromoto- 
rische Kraft  der  Kette  J^i   resp.   der  Widerstand   des  Drahtes    BS  ist 
zu  klein.    In  diesem  Falle  wird  mit  B  das  eine  Ende  eines  Drahtes  ver- 
bunden, zu  dessen  anderem  Ende  die  von  E  und  Ei  kommenden  Drähte 
führen;  dadurch  ist  also  der  Draht  BS  gleichsam  verlängert  worden. 
Ist  X  das  Verhältniss   des  bei  B  vorgeschalteten  Widerstandes  zu 
dem  Widerstände  des  gesammten  Messdrahtes,  so  entspricht  er  einer 
Länge  A  ==  ojZ  des  letzteren.     Sind  die  Ketten  E^i  und  E^  compensirt, 
wenn  auf  den  Messdraht  die  Längen  Qy  und  ^2  abgegrenzt  sind,  so  ist 

E,!E^  =  (l  +  p,)/(A  +  (.,) 
und 

i;,  =  ^j .  (A  -f  ei)/(A  -f  ps). 
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Apparat.  Das  Schema  der  Anordnung  stellt  die  Fig.  268  dar; 
BS  ist  der  Messdraht^  der  am  besten  aus  Constantan  besteht;  der 
Schleifcontact  bei  C  besteht  z.  B.  aus  einem  Ideine^i,  mit  einer  Vertiefung 
versehenen  Schlitten,  in  der  ein  Tropfen  Quecksilber  den  Contact  mit 
dem  Drahte  dauernd  herstellt.  M  ist  ein  Commutator.  Der  bei  B 
eventuell  vorzuschaltende  Widerstand  ist  auf  einem  Brette  in  Zickzack- 
linien ausgespannt. 

Uebung  X,  Bestimmung  der  elektromotorischen  Kraft 
eines  Leclanche-Elementes. 

1)  Man  verbindet  drei, bis  vier  Bunsen-  oder  Daniell-Elemente 
oder  Accümulatoren  hinter  einander  und  schaltet  sie  an  Stelle  von 
E  ein. 

2)  Man  schliesst  die  Kette,  hält  einen  der  Leitungsdrähte  über 
eine  Magnetnadel  und  bestimmt  die  Richtung  des  Stromes  nach  der 
Ampere 'sehen  Regel.  Man  öffnet  den  Strom  und  verbindet  den  +P<^1 
mit  dem  Ende  B  des  Drahtes  J5S,  der  dem  Anfange  der  Mülimeter- 
theilung  auf  dem  Maassstabe  entspricht,  den  —  Pol  mit  dem  anderen 
Ende. 

3)  Man  verbindet  mit  dem  Ende  B  den  +  Pol  eines  Normal- 
elementes (Daniell),  der  —  Pol  wird  durch  ein  Galvanometer  und  einen 
langen  Draht  mit  dem  Schleifcontact  C  verbunden. 

4)  Man  schliesst  den  Hauptstrom,  verschiebt  den  Schleifcontact, 
bis  das  Galvanometer  oder  CapiUarelektrometer  bei  Stromschluss  keinen 
Ausschlag  zeigt;  die  Lage  des  Schleifcontactes  sei  rj>. 

5)  Man  ersetzt  das  Daniell' sehe  Element  durch  ein  kleines 
Leclanche  und  verfahrt  ebenso;  die  Lage  des  Schleifcontactes  sei  r^, 
dann  ist  El/Ed  =  TL/rj), 

Uebung  la.  Bestimmung  der  elektromotorischen  Kraft, 
wenn  bei  keiner  Lage  von  C  das  Galvanometer  oder  CapiUar- 
elektrometer in  Ruhe  bleibt. 

1)  Man  schaltet  vor  B  einen  solchen  Widerstand,  dass  bei  einer 
bestimmten  Lage  von  C  etwa  in  der  Mitte  von  BS  das  Galvanometer 
oder  CapiUarelektrometer  bei  G  in  Ruhe  bleibt. 

2)  Man  bestimmt  in  der  S.  376  angegebenen  Weise:  a)  den  Wider- 
stand des  Drahtes  BS  =  Wu  h)  den  Widerstand  des  Zusatzdrahtes  W2y 
indem  man  beide  der  Reihe  nach  als  die  unbekannten  Widerstände  in 
die  Wheatstone'sche  Drahtcombination  einschaltet. 

3)  Die  übrigen  Messungen  gestalten  sich  wie  bei  Uebung  1 ,  die 
Berechnung,  wie  oben' angegeben. 

Uebung  2.  Bestimmung  der  elektromotorischen  Kraft 
verschiedener  Elemente.  1)  Man  ersetzt  das  kleine  Leclanche- 
Element  durch  ein  grosses,  die  Lage  des  Schleifcontactes  bleibt  fast  die- 
selbe, also  auch  die  elektromotorische  Kraft;  die  elektromotorische  Kraft 
ist  unabhängig  von  der  Grösse  der  Elemente. 
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2)  Man  bestimmt  für  ein  zweites  kleines  Leolanclie   die  elektro- 
motorische Kraft,  dieselbe  ist  gleich  der  des  ersten. 

3)  Usu  schaltet  die  beiden  Leclanch^s  hinter  einander,  die  elektro- 
motorische Kraft  ist  die  doppelte  Ton  der  eines  einzigen  Elementes. 

4)  Man  schaltet  die  beiden  Leolanches  neben  einander,  die  elektro- 
motorische Kraft  ist  gleich  der  eines  einzigen, 

Beispiele:  r  Daalells        Volts 

Daniell 33  cm  1,00  1,10 

GroBseB  Leclftnche 40    , 

Kleines  ,         a) 

Kleines  ,      '  b) 

Zwei  Leulanob^B  binter  rinander  . 
,  ,  neben  einander  . 

Cbromsäureelement  anfangs        .    . 
Nach  6,  16  Min.,  r  =  53,  50,  E  =  1,606,  1,502  Dan.  —  1,77,  1,86  Volt. 
Uebung  S.     Aenderung  der  elektromotorischen  Kraft  mit 
der  Zeit. 

Apparat.     Die  in  das  Holzbrett  A  (Fig.  269)    gebohrten  sechs 
Näpfe  stu  nnd  Si(iM|   stehen  mit  den  Klemmen  acb  und  a,  c,  6|  in 


Verbindung;  in  dieselben  können  die  entsprechenden  Spitzen  der  beiden 
Bägel  X  und  x  tauchen,  welche  durch  das  isoUrende  Elfenheinsttkck  o 
mit  einander  Yerbunden  sind  und  sich  mit  demselben  um  eine  hori' 
zontale  Axe  drehen.  Mit  c  und  c^  verbindet  man  die  Pole  des  Ele- 
mentes, a  und  (ij  verbindet  man  durch  einen  beliebigen,  nicht  zu 
grossen  Widerstand  unter  Einschaltung  des  Kohlrausch'schen  Feder- 
galvanometers ,  Fig.  249.  Von  b  nnd  (»,  wird  die  eine  mit  dem  An- 
fange des  Messdrahtes,  die  andere  mit  dem  Scfaleifcontact  an  demselben 
verbunden. 

Die  Lage,  wie  sie  die  Figur  angiebt,  hat  die  Wippe,  wenn  man  die 
elektromotorische  Kraft  bestimmen  will,  die  entgegengesetzte,  wenn 
man  das  Mement  in  sich  schliesst-. 

TTebung.  1)  Man  bestimmt  die  elektromotorische  Kraft  eines 
„ incon stauten "  Elementes,  z.  B.  eines  Leclanche-  oder  Chromsäure- 
elementes. 

2)  Man  legt  den  Bügel  o  so,  dass  das  Element  iu  sich  geschlossen 
ist;  das  Galvanometer  zeigt,  wie  die  Stromstärke  abnimmt. 
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3)  Man  legt  die  Wippe  um  und  bestimmt  die  elektromotorische 
Kraft;  dieselbe  ist  kleiner  als  vorher. 

4)  Man  bebt  den  Schleifcontact  auf  und  bestimmt  nach  einiger 
Zeit  wieder  die  elektromotorische  Kraft;  sie  ist  wieder  grösser  ge- 
worden. 

Bemerkung.  In  einem  inconstanten  geschlossenen  Element  nimmt 
also  mit  der  Zeit  die  elektromotorische  Kraft  ab.  ^ird  dasselbe  eine 
Zeit  lang  geöffnet ,  so  steigt  sie  wieder  an ;  der  Grund  hierfür  liegt  in 
den  sich  in  dem  geschlossenen  Element  abspielenden  Polarisationsvor- 
gängen (s.  bei  Elektrolyse). 


V.  Tangentenbussole  und  Spiegelgalvanometer. 

1.  Tangentenbussole. 

Gebraucht  wird:  Tangentenbussole;  KnaUgasvoltameter ;  Bheostat; 
Batterie  von  etwa  6  bis  8  Volt  Klemmenspannung;  Unterbrecher;  Leitungsdrähte. 

Princip.  Fliesst  oberhalb  einer  Magnetnadel  sn  (Fig.  270) 
parallel  zu  derselben  in  einer  geradlinigen  Bahn  ein  Strom  von  der 
Intensität  i,  so  wirken  auf  die  Pole  der  Magnetnadel,  deren  Polstärke 
+  ft  ist,  zwei  Kräfte.  Die  erste  Ä  rührt  von  der  Wirkung  der  horizon- 
talen Componente  H  des  Erdmagnetismus  (s.  w.  unten)  her,  %  Q  in  der 
Figur;  sie  ist  proportional  der  Polstärke  fi  der  Nadel  und  der  horizon- 

Fig.  270. 


talen  Componente  H  des  Erdmagnetismus,  d.  h.  wenn  c  eine  Con  staute 
ist:  Ä  =  CfiH.  Die  zweite  ^  rührt  her  von  der  elektromagnetischen 
Wirkung  des  Stromes  auf  die  Magnetnadel ;  sie  steht  senkrecht  auf  der 
Stromesrichtung  und  ist  proportional  der  Polstärke  ft  und  der  Strom- 
intensität i ,  also  wenn  Ci  eine  andere  Constante  bedeutet :  B  =  ni  S 

Die  Magnetnadel  wird  um  einen  Winkel  a  gedreht,  bis  die  senk- 
recht zu  ihrer  Richtung  stehende  Componente  von  -4  =  %  ^,  also 
Wi/=  ^  .  sina^  gleich  ist  der  entsprechenden  Componente  von  B  = 
ni  8,  also  riid  =  B  ,  coscc.    Dann  ist:  ciiH .  sina  =  Ci^i  .  cosa, 

i  z=  c/Ci  Htga  =  Ktga, 

K=  H ,  c/Ci  heisst  der  Reductionsfactor  der  Tangenten- 
bussole. 
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Aendert  sich  die  Grösse  der  Horizontale ompoDente  des  E^- 
magnetismuB  nicht,  so  ist  die  Inteneität  des  Stromes  proportional 
der  Tangente  des  Ablenkangswinkels  der  Magnetnadel. 

Apparat.  Die  Tangenteubussole,  ein  Galvanometer,  besteht 
aus  einem  kupfernen  Ringe  o,  der  an  seinen  unteren  Fortsätzen  a  und  c 
zwei  Elemmschranben  b  und  d  tragt.  In  der  Mitte  des  Binges  ruht 
auf    einer    Spitze    eine  Fig.  27 1. 

kurze  Magnetnadel.  Mit 
ihr  ist  eü 
Glas  odei 
verbunden 
Aber  ein 
schweben. 
Magnetnac 
Fortsätzen 
zontaler 
festigt  ] 
der  Weise 
Spiegelbild 
sich  mit 
selbst  deck 
man  senk 
Theilung  ■ 
Der  Ring  i 
man  stellt 
seine  Eben 
tung  der 
wenn  kein 


ihn  geht.  Zur  Bestimmung  der  Nulllage  visirt  man  durch  das 
Loch  bei  o. 

Man  kann  auch  die  Nadel  an  einem  Faden  aufhängen,  mit  einem 
Spiegel  verbinden  und  mit  Femrohr  und  Scala  ablesen. 

Aichung  der  Tangentenbussole.  Um  mit  der  Tangenten- 
busBole  absolute  Messungen  auszuführen,  muss  man  die  Constante  K 
bestimmen;  sie  hängt  ab  von  der  Grösse  der  horizontalen  Componente 
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Beductdonsfactor 


des  Erdmagaetiamus  uad  dem  Radius  dea  Ereisea.    Giebt  ein  Str(»u  'von 
bekannter  Inteaaität  ig,  gemeaaeQ  in  Ampfere,  einen  Ausschlag  ag,  so  ist: 
«o  =  Etguo       K  =  HitgKo- 
Man    erb&lt    so    den  Reductionafactor  der  Tangenten- 
buasole  K  auf  Ampfere. 

TTebung.  1)  Man  schaltet  in  einen  Stromkreis,  Fig.  273,  ein  Ele- 
ment E,  einen  Stromunterbrecber  U,  die  Tangentenbussole  T,  ein  Wasser- 
stofFvoltameter  ^)  V 
von  kleinem  Wider- 
stand, Fig.272,beste- 
hend  aus  zwei  Platin- 
platten, die  in  ver- 
dOnnte  Scbwefeleäuie 
taueben  und  über  die 
zwei  Messcylinder  h 
und  o  gehängt  sind, 
und  einen  Rbeostateu 
if,  um  die  Stromatär- 
ken  paeaend  zu  regu- 
liren.  Die  genauesten 
Measungen  erhält 
man,  wenn  etwa«  =^ 
45"  iat.  , 

2)  Man  acbliesat 
den  Strom  und  läset 
das  Knallgas  einige 
Zeit  sich  entwickeln, 
ohne  dasselbe  aufzu- 
fangen ,  damit  das 
Wasser  im  Toltam  ete  r 
sich  mit  ihm  sättigt. 

3)  Man  schiebt 
den  Cylinder  h  beim 
Elektrode  und  liest 


Begins   einer    vollen  Minute    über    die  negati 
gleichzeitig  die  Zeit  ab;  r. 

4)  Man  liest  die  Ausschläge  der  Nadel  von  Minute 


1  Minute  ab. 


Der  mittlere  Ausschlag  in  den  einzelnen 


5)  Ist  der  MeaacyUnder  hinlänglich  weit  gefüllt,  ao  u 
den  Strom.     Dies  geschehe  nach  n  Minuten. 


1  Knallgasvoltameter   (Fig.   275)   verwenden   und 


der  Tangentenbusflole. 
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6)  Man  liest  das  Voliimen  v  des  Gases  im  Messcylinder,  die  Tempe- 
ratur tj  die  Höhe  der  Flüssigkeitssäule  im  Messcylinder  ?»'  und  den 
Barometerstand  h  ab. 

7)  Man  reducirt  nach  S.  84  das '  beobachtete  Volumen  v  auf  das- 
jenige Vq  bei  0^  und  760  mm.  Ist  e  die  Spannkraft  des  Wasserdampfes 
(die  wir  über  der  verdünnten  Schwefelsäure  gleich  der  über  Wasser 
setzen)  bei  t^  und  h  =  h'/iSß,  so  ist: 


Vt 


V  .  (b  —  h  — e) 

""  760  (1  +  at) 


Berechnung.  Das  Volumen  Vq  ist  in  n  Minuten  abgeschieden, 
in  einer  Minute  ist  also  Vq/h  abgeschieden,  und  zwar  bei  einem  mittleren 
Ausschlag  der  Tangentenbussole  i)  von 

1/>*[V2(«   +    «i)   +    V2(ai    +    «j)    -f   ...'+    Vj  («n-i    +   «n)] 

=  l/wCVaOo  +  «1   :f  •••  +  «n-l  +  V2  «n). 

Ein  Strom  von  1  Ampere  scheidet  in  einer  Minute  10,44  cbcm 
Knallgas^),  also  6,96 cbcm  WasserstofP  ab;  die  Stromstärke  i,  welche 
Vq  n  cbcm    abscheidet,    ist    also 

i  =  t;o/6,96  n  Ampere.  ^^g-  ^78. 

Es  ist  also: 

v^i/6,96n  Amp.  =^  Ktg  [  1/n  .(V2«o  . 

+   «1    +   •••+   «n-l    +    V2«n)}, 

woraus  durch  Division  K  sich  ohne 
Weiteres  ergiebt. 

Hat  sich  der  Ausschlag  «q 
während  des  Versuches  nicht  ge- 
ändert, so  ist:  p-^7:p 

t;o76,96  w  =  KtgocQ. 

Multiplicirt  man  mit  dem  berechneten  K  die  Tangente  des  Ab- 
lenkungswinkels, so  erhält  man  die  Stromstärke  in  Amperes  ausgedrückt. 

Bemerkung.  Statt  aus  der  Menge  abgeschiedenen  WassßrstoflPes 
die  Stromstärke  in  Amperes  zu  bestimmen,  kann  man  auch  die  durch 
den  Strom  abgeschiedene  Menge  irgend  eines  Metalles,  Silber,  Kupfer 
(vergl.  S.  351),  verwenden,  eventuell  durch  Division  mit  dem  Aequi- 
valent gewicht  (nicht  Atomgewicht)  die  Menge  des  abgeschiedenen 
Wasserstoffes  (vergl.  S.  412,  Faraday'sches  Gesetz)  berechnen. 


^)  Diese  Gleichung  gilt  Dur  bei  kleinen  Aeoderungen  der  Stromstärke. 
^)  Bat  man  das  Volumen  abgeschiedenen  Knallgases  V  gemessen,  so  erhält 
man  das  abgeschiedene  Volumen  Wasserstoff  durch  Multiplication  mit  %. 

26* 
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2.    Spiegelgalvanometer  (Fig.  241). 

Gebraucht  wird:  Spiegelgalvanometer;  Femrohr  mit  Scala ;  Stativ; 
Yoltameter;  Batterie;  Astasirangsmagnet. 

Das  Spiegelgalyanometer  ist  einBi>Form  der  Tangentenbassole 
(vergl.  S.  400),  wir  haben  die  wichtigsten  Formen  derselben  oben 
S.  360  beschrieben. 

Uebung.     A.  Einstellung  deä  Galvanometers. 

1)  Man  stellt  das  Fernrohr  mit.  Scala  senkrecht  zum  Spiegel  auf 
(S.  26). 

2)  Man  untersucht,  ob  der  Magnet  frei  schwebt.  Dazu  beobachtet 
man  die  Buhelage  desselben,  lenkt  ihn  durch  einen  Strom  oder  einen 
Magnetstab  ab,  entfernt  die  ablenkende  Ursache  .und  beobachtet,  ob 
der  Spiegel  wieder  in  seine  frühere  Lage  zurückkehrt.  Ist  das  nicht 
der  Fall,  so  dreht  man. an  den  Stellschrauben,  welche  das  Galvanometer 
tragen,  resp.  hebt  und  senkt  den  Magneten  an  der  Schraube  d,  bis  er 
frei  schwebt. 

3)  Man  stellt  die  Ebene  der  Spiralen  in  den  magnetischen  Meridian. 
Dazu  stellt  man  a)  zunächst  die  Ebene  der  Spiralen  mittelst  einer  Magnet- 
nadel ungeföhr  in  denselben;  b)  verbindet  die  Klemmschrauben  an  den 
Spiralen  b  und  c  durch  einen  Gommutator  (dessen  Widerstand  in  beiden 
Lagen  gleich  ist)  mit  den  Polen  eines  constanten  Elementes  und  beob- 
achtet die  Ausschläge  nach  rechts  und  links  beim  Umlegen  des 
Commutators.  Sind  dieselben  gleich,  so  stehen  die  Spiralen  richtig.  Ist 
der  Ausschlag  auf  der  einen  Seite  grösser  als  auf  der  anderen,  so  dreht 
man  den  Apparat  etwas  und  stellt  denselben  Versuch  an ;  so  fährt  man 
fort,  bis  Gleichheit  erzielt  ist. 

B.    Astasirung  des  Galvanometers.  • 

Princip.  Die  Empfindlichkeit  des  Galvanometers  hängt  bei  con- 
stanter  Lage  der  Spiralen  von  der  richtenden  Kraft  des  Erdmagnetismus 
ab.  Man  kann  die  Empfindlichkeit  dadurch  erhöhen,  dass  man  die 
Wirkung  der  letzteren  abschwächt,  man  astasirt  das  Galvanometer. 
Dazu  legt  man  unter  oder  auch  vor  das  Galvanometer  einen  Asta- 
sirungsmagneten  in  den  magnetischen  Meridian,  so  dass  sein  Nordpol 
nach  Norden,  sein  Südpol  nach  Süden  liegt. 

Uebung.  1)  Man  nähert  dem  einen  Pol  des  Galvanometerspiegels 
die  Pole  des  Magneten  und  untersucht,  welcher  ihn  anzieht. 

2)  Man  befestigt  den  Magnetstab  so  über,  unter  oder  vor  dem 
Galvanometer,  dass  unter  den  Polen  des  Galvanometerspiegels  die 
gleichnamigen  Pole  des  Magnetstabes  liegen. 

3)  Man  leitet  mittelst  eines  Commutators  einen  etwa  ebenso  starken 
Strom  durch  die  Spiralen,  wie  derjenige  ist,  den  man  untersuchen  will,  und 
verschiebt  den  Astasirungsmagneten,  bis  das  Galvanometer  einen  passen- 
den Ausschlag  zeigt.     Dann  commutirt  man  die  Bichtung  des  Stromes 
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im  Galyanometer  und  dreht  den  astasirenden  Magneten  so  lange,  bis 
die  Ausschläge  .auf  beiden  Seiten  gleich  gross  sind. 

C.  Aichung  des  GaWanometers. 

Will  man  mit  dem  Galvanometer  die  Stromstärke  in  Amperes  messen, 
so  muss  man  dasselbe  aichen.  Man  verfahrt  in  derselben  Weise,  wie 
bei  der  Aichung  der  Tangentenbussole  (vergL  S.  401),  resp.  man  schaltet 
zu  dem  Spiegelgalvanometer  wegen  seiner  grossen  Empfindlichkeit 
parallel  einen  Nebenschluss ,  während  im  Hauptstromkreise  das  Yolta- 
meter  eingeschaltet  ist.  Man  ermittelt  mit  der  Wheatstone'schen 
Brücke  das  Verhältniss  v  des  Widerstandes  im  Galvanometer  Wg  zu 
dem  ihm  parallel  geschalteten  Widerstände  Wa»  Ist  die  Stromstärke  im 
Galvanometer  ig,  J  die  am  Yoltameter  bestimmte,  so  ist 

^  v  +  l 

D.  Bestimmung   der  Empfindlichkeit  eines  Galvano- 
meters. 

Die  Empfindlichkeit  eines  Spiegelgalvanometers  bemisst  man  nach 
der  Zahl  der  Milli-  oder  Mikro- Amperes  (S.  5,  Anmerkung  3),  welche 
in  ihm  einen  Ausschlag  von  1  mm  bei  2  m  Scalenabstand  hervorrufen. 
Man  aicht  das  Galvanometer  wie  bei  C.  angegeben,  reducirt  auf  den 
Bogen  (D.),  dividirt  die  in  Milli-  oder  Mikro- Amperes  gemessene  Inten- 
sität ig  durch  die  zu  ig  gehörige  Anzahl  von  Scalentheilen  und  multi- 
plicirt  mit  dem  Verhältnisse  des  benutzten  Scalenabstandes  in  Meter 
zu  2  m  (Eeduction  auf  den  conventioneilen  Abstand). 

Directer  gelangt  man  zum  Ziele,  wenn  man  ein  Element  von  bekannter 
constanter  elektromotorischer  Kraft  E,  z.  B.  ein  Normaldaniell  (vgL  S.354), 
durch  einen  grossen  Widerstand  W  eines  geaichten  Stöpselrheostaten 
S.  366  mit  dem  Galvanometer  zu  einem  Kreise  schliesst.     Dann  ist 

.   _      JE 

''~      W+     Wg^ 

den  inneren  Widerstand  des  Elementes  kann  man  hierbei  meist  ver- 
nachlässigen. 

Ist  das  Galvanometer  sehr  empfindlich,  so  zweigt  man  von  dem 
Widerstandskasten  an  zwei  Stellen  nach  dem  Galvanometer  hin  ab. 
Hat  man  E  etwa  durch  2000 <^  direct  geschlossen,  und  nimmt  man 
den  Strom  zu  beiden  Seiten  von  1  ^  ab,  so  wirkt  in  dem  das  Galvano- 
meter enthaltenden  Kreise  nur  die  elektromotorische  Kraft  E  1/2000; 
eventuell  kann  man  in  diesem  Kreise  neue  Vorschaltwiderstände  aus 
einem  zweiten  Eheostaten  vorlegen,  oder  von  diesem  wieder  abzweigen. 

E.  Beductioh  der  Scalenablesung  auf  den  Bogen. 

Bedeutet  a  den  Ablenkungswinkel  des  Spiegels,  so  sind  die  Strom- 
intensitäten proportional  tgu.  Wir  müssen  aus  den  Verschiebungen 
der  Scala  im  Femrohre  die  Werthe  von  tga  berechnen. 
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Das  Femrohr  wird  so  eingestellt,  dass  ohne  Strom  das  Bild  des 
über  der  Mitte  des  Objectivs  befindlichen  Scalentheiles  iSq  mit  dem  Faden- 
kreuz zusammenfallt.  Geht  ein  Strom  durch  das  Galvanometer  und 
erscheint  der  Theilstrich  Zi  am  Fadenkreuze,  so  beträgt  die  Ablenkung 
gl  —  /Sq  Scalentheile. 

Ist  die  £ntfer.nung  der  Scala  von  dem  Spiegel^,  so  ist  nach  S.  2S 

Bei  kleinen  Ablenkungen  ist  die  Tangente  sehr  nahe  gleich  dem 
Ablenkungswinkel,  es  ist  dann  tg2a  =  2tga=  2  a'),  also  angenähert 

tg  a  =  (^1  —  -gro)/2  y, 

d.  h.  tga,  also  auch  die  Stromstärke  ist  proportional  Zi  —  Zq^ 
d.  h.  der  Verschiebung  der  S-cala  im  Fernrohre. 

Für  genaue  Bestimmungen  muss  man  aus  dem  Werthe  von  tg2oi 
den  Winkel  a  berechnen  und  daraus  tga. 


*)  Die  Winkel  sind  in  der  S.  25  angegebenen  Weise  zu  messen. 


VI.  Wärmeentwickelung  durch  den 
galvanischen  Strom. 

Das  Joule'sche  Gesetz. 

Gebraucht  wird:  Zwei  Calorimeter  mit  Ebonitdeckel  ud  d  Platinspiralen, 
Wassermantel  (Fig.  105);  Thermometer,  Amperemeter,  Voltmeter,  Waage  mit 
Gewichten,  Terpentinöl,  Wh eats tone' sehe  Brücke,  kleines.  Calorimeter  zur 
Bestimmung  des  Wasserwerthes  des  Thermometers,  zwei  Unterbrecher,  wasser- 
freier Alkohol,  Säule  von  zwei  Accumulatoren,  Yerbindungsdrähte. 

Einleitung.  Fliesst  ein  galvanischer  Strom  durch  einen  Leiter, 
so  wird  derselbe  erwärmt.  Die  im  Leiter  auftretende  Wärmemenge 
entspricht  der  von  den  elektrischen  Kräften  bei  der  Bewegung  der 
Elektricität  geleisteten  Arbeit.  Beträgt  der  Spannungsunterschied  (die 
PotentialdifPerenz)  an  den  beiden  Enden  eines  drahtförmigen  Stückes 
des  Leiterkreises  .EVolt  und  ist  die  Stromstärke  J" Ampere,  so  ist  die 
beim  Durchgange  des  Stromes  in  der  Zeiteinheit  in  diesem  Leiterstück 
geleistete  Arbeit,  d.  h.  der  EflPect  A  •=.  ^J" Volt- Ampere. 

Fliesst  durch  einen  Leiter,  an  dessen  Enden  ein  Spannungsunter- 
schied von  1  Yolt  ist,  ein  Strom  von  1  Ampere,  so  wird  dabei  eine 
Arbeit  geleistet  von  1  Watt  =  1  Volt  X  1  Ampere,  der  obige  Effect  ist 
also:  A  ==  ^ /Watt. 

Da  1  Watt  =  107  Erg  pro  Secunde  (10^  Erg/sec.)  =  0,102  kg 
m/sec.  =  0,00136  Pferdekräfte  (P.  S.),  so  ist  A  auch  gleich  10^  EJ 
Erg/sec.  ±=  0,102  J5J /kg m/sec.  =  0,00136  EJ  Pferdekräfte. 

Dieser  Effect  dient  zur  Erwärmung  des  Leiters.  Da  1  "Watt 
0,24  gr-caL/sec.  entspricht,  so  ist  die  pro  Secunde  im  Leiterstück  ver- 
brauchte und  als  Wärme  auftretende  Arbeit 

A  =  0,24  ^/gr-caL/sec. 

Nach  dem  Ohm'  sehen  Gesetze  ist  ^  =  /  TF,  also  ist  die  Arbeit 

A  =  0,24  /2  TTgr-caL/sec. 

Während  einer  Zeit  von  Z  Secunden  wird  die  Arbeit  Z  A  geleistet. 

Man  erhält  den  Satz  von  Joule:  Ein  Strom  von  der  Inten- 
sität /,  der  durch  ein  Leiterstück  von  dem  Widerstände  W 
fliesst,  erzeugt  während  Z  Secunden  eine  Wärmemenge 

Q=jJ2  TFxZgr-cal. 
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Die  Erwärmung  durch  den  Strom  ist  direct  proportional 
der  Zeit  des  Stromdurchganges,  dem  Quadrate  der  Intensität 
und  dem  Widerstände.  •       :  ' 

Messen  wir  die  Stromstärl^e  in  ^-^^P^^^f  ^^^  Widerstand  in  Ohm 
und  die  Zeit  in  Secunden,  so  ist,  wie  erwähnt,   j  =:  0,24.  ' 

1.   Prüfung  des  Gesetzes. 

Princip.  Man  leitet,  den  Strom  einer  constanten  Kette,  etwa 
eines  oder  mehrerer  Accumulatoren ,  durch  eine  Spirale  aus  dünnem 
Platindraht  vom  Widerstand  TF,  welche  in  eine  in  einem  Calorimeter 
befindliche  nicht  leitende  Flüssigkeit  eingetaucht  ist,  und  bestimmt 
calorimetrisch  die  erzeugte  Wärmemenge  Q.  Zugleich  bestimmt  man 
aus  der  gemessenen  Intensität  J  und  der  an  den  Enden  der  Spiralen 
herrschenden  Spannungsdifferenz  (elektromotorischen  Kraft)  ^  die  Strom- 
arbeit zu  ^  =  J5;  J"  Watt  =  0,24  gr-caL/sec.  =  0,24  J»  Trgr-cal./sec., 
wobei  die  Grössen  Q  und  ji  einander  gleich  sind. 

Apparat.  Die  Calorimeter  C  sind  6  cm  hohe,  4  cm  weite  Messing- 
gefässe.  Die  Ebonitdeckel  derselben  tragen  zwei  Klemmschrauben  Ä 
und  B,  an  deren  untere  Fortsetzung  die  Enden  einer  Spirale  aus 
einem  ca.  0,1  mm  dicken  Platindraht  festgeklemmt  sind.  In  der  Mitte 
haben  die  Deckel  eine  Durchbohrung  für  das  Thermometer  und  eine 
zweite  für  einen  Messingrührer. 

Zur  Bestimmung  der  Widerstände  W  der  Platinspiralen  wird  die 
Wheatstone'sche  Brücke  verwendet  (s.  S.  376  ff.). 

Zur  Bestimmung  der  Stromstärke  J,  die  durch  einen  vorgeschalteten 
Rheostaten  JR  geeignet  regulirt  werden  kann,  wird  ein  Galvanometer 
mit  bekannter  Constante  benutzt  (S.  405),  oder  ein  in  den  Stromkreis 
geschaltetes  Amperemeter.  Will  man  ein  Galvanometer  benutzen, 
so  wird  man  es  meist  in  einen  Nebenschluss  bringen  (S.  350)»  Zur 
Bestimmung  des  Spannungsunterschiedes  dient  ein  Voltmeter. 

Uebung.  I.  Bestimmung  des  Wasserwerthes  des  Calori- 
meters  und  Füllung  desselben. 

1)  Man  wägt  das  Messinggeföss  mit  dem  Messingrührer,  Gewicht  p ; 
Wasserwerth  des  Calorimeters  ^-=^6(6  die  specifische  Wärme  des 
Messings  =  0,085).  Die  Ableitung  der  Wärme  durch  die  Klemm- 
schrauben wird  vernachlässigt. 

2)  Man  wägt  das  Calorimeter  allein ,  Gewicht  p',  füUt  es  so  weit 
mit  reinem  Terpentinöl,  dass  der  Platindraht  ganz  eintaucht,  die 
Messingzuleitungen  aber  von  der  Flüssigkeit  noch  nicht  berührt 
werden,  und  wägt  wieder;  Gewicht  p'.  Dann  ist  F  =  p'  —  p  das 
Gewicht  des  Terpentinöls. 

3)  Man  bestimmt  den   Wasserwerth  des  Thermometers  (S.  179). 

IL    Bestimmung  der  Widerstände. 

Mittelst  der  Wheats tone 'sehen  Brücke  werden  die  Widerstände 
W^  und  W^^  der  zu  verwendenden  Platinspiralen  ermittelt. 


Btromarbeit  und  ErwärmuDg. 


409 


IIL  Bestimmung  der  Stromarbeit  und  der  Erwärmung. 

1)  Man  setzt  das  gefüllte  Calorimeter  mit  der  Spirale  T^  und 
dem  Thermometer  in  einen  der  (S.  179)  beschriebenen  Wassermäntel. 

2)  Man  bildet  einen  Stromkreis  'fllus*  einigen  Accumulatoren  Ä 
(siehe  das  beigegebene  Schaltungsschema  ,'^  Fig.  274),  einem  Unter- 
brecher ZJ},  dem  Amperemeter  Am,  einem  Bheostaten  B  und  der 
Platinspirale  Wim  Calorimeter  C. 

3)  Man  zweigt  von  den  Klemmschrauben  A  und  B  der  Platin- 
spirale einen  Nebenschluss  über  einen  zweiten  Unterbrecher  ü^  durch 
das  Voltameter  Vm  ab. 

4)  Man  liest  die  Anfangstemperatur  to  des  Thermometers  ab. 

5)  Man  schliesst  nach  der  Uhr  bei  einer  vollen  Minute  durch  den 
Unterbrecher  Ui  den  Strom  und  liest  von  Minute  zu  Minute,  während 

Fig.  274. 
Am.  Vm. 


U< J 
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man  rührt,   die  Temperatur  ti,   fj,  .  .  .,   tm   sowie  die  mittlere  Strom- 
stärke Jj  ab. 

6)  Man  schaltet  zu  Anfang  und  zu  Ende  des  Yersuches  durch  den 
Unterbrecher  üa  das  Yoltmeter  kurze  Zeit  ein  und  liest  die  Spannungs- 
differenz \Ei  ab. 

7)  Nachdem  das  Thermometer  um  einige  Grade  gestiegen  ist, 
öffnet  man  am  Ende  der  wten  Minute  den  Strom  und  liest  die  End- 
temperatür tn  ab. 

8)  Man  verfährt  mit  W^^  ebenso,  nachdem  man  durch  vorgeschal- 
teten Widerstand  des  Bheostaten  bewirkt  hat,  dass  die  Stromintensität  Ji 
dieselbe  ist,  wie  vorher. 

9)  Man  führt,  eine  weitere  Yersuchsreihe  mit  W^  durch,  nach- 
dem man  durch  den  Widerstand  B  eine  andere  Stromstärke  J2  her- 
gestellt hat  1). 


^)  Bei   genaueren  Messungen  muss   der  Strahlung   Eechnung  getragen 
werden  (vergl.  S.  181). 
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Berechung.  Bei  L  wurde  gefunden:  der  Wasserwerth  des 
Calorimeters  g,  das  Gewicht  des  Terpentinöls  P,  der  Wasserwerth  des 
Thermometers  r. 

Bei  in.  wurde  gefunden:  die  Anfangstemperatur  to,  die  End- 
temperatur tnj  die  Dauer  des  Yersuches  ZSecunden. 

Ist  femer  c  die  specifische  Wärme  des  Terpentinöls,  so  ist  die  vom 
Calorimeter  pro  Secunde  aufgenommene  Wärmemenge 

e  =  I  (g  +  ^  +  cP)  o„  -  to). 

Bei  IL  wurde  gefunden:  der  Widerstand  der  Platinspirale  W^. 
Unter  III.  die  Stromstärke  Jj,  die  an  den  Enden  wirksame  Spannungs- 
differenz El,  dann  ist  die  in  der  Secunde  geleistete  Strom  arbeit  A^ 
einmal  gleich  Ei  Jj  Watt  =  0,24  Ei  «Ti  gr-caL/sec.  ^g»  das  andere  Mal 
gleich  Ji 2  PTjWatt  =  0,24  Ji*  TFj  gr-caL/sec.  jii  und  ^2  müssen  unter- 
einander, Sowie  der  im  Calorimeter  abgegebenen  Wärmemenge  Q 
gleich  sein: 

Ai  =  ^2=  Q- 

Durch  Uebung  III,  1)  bis  7)  findet  man  für  den  Widerstand  Wi 
•  pro  Secunde  die  Wärmearbeit  (J,,  während  die  Stromstärke  Ji  war. 
Durch  Uebung  III,  8)  die  Wärmearbeit  Q^^  für  den  Widerstand  W^^  bei 
gleicher  Intensität  Ji. 

Nach  dem  Joule' sehen  G-esetze  muss  dann 

A  =  ^.  -^i'  =  El 

sein,  da  Ji  in  beiden  Fällen  dieselbe  war. 

Durch  Uebung  III,  9)  findet  man  für  den  Widerstand  "FT,  pro 
Secunde  eine  Stromarbeit  Q^^^  bei  einem  Strome  von  der  Intensität  «^g. 
Es  muss  jetzt  also 


Q.  _  Ji'  w,  _  j, 
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sein,  da  der  Widerstand  W^  in  beiden  Fällen  derselbe  ist. 

Beispiel:    Es  wurde  gefanden: 

L  Das  Gewicht  des  Calorimeters  mit  Kührer  zu  34,95,  der  "Wasserwerth 
desselben  (o  =  0,09)  q  =  3,14,  Wasserwerth  des  Thermometers  "  t  =  0,5, 
Gewicht  des  Terpentinöls  P  =  43,16,  specifische  Wärme  desselben  c  =  0,43, 
die  Anfangstemperatur  t^  =  23,4®,  die  Endtemperatur  t^  =  27,8**,  die  Ver- 
suchsdauer Z  =  3  Min.  =  180  See. ,  der  Widerstand  der  Spirale  I  W^  = 
1,9  Ohm,  die  Intensität  Ji  =  1,15  Ampere,  die  Spannungsdifferenz  E  = 
2,1  Volt.    Danach  ist 

^i  =  Viso  (3,14  +  0,5  +  43,16  .  0,43)  .  4,4  =  0,543  gr-cal./sec. ; 
J^  =  0,24  . 1,15 . 2,1  =  0,58  gr-cal./sec;  ^^2  =  ^»24 .  (1,15)^.  1,9  =  0,57  gr-cal./sec. 

n.    W„  =  3,8  Ohm;  t^  =  27,7<*;  t^  =  33,8®;  Z  =  120  sec;  Ji  =  1,1. 
Sonst  wie  bei  I. 
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Daraus  ergiebt  sich: 

^11  =  Viso  (3,U  -f  0,5  +  43,16  .  0,43)  .  6,1  =  1,04  gr-caVsec. 

Also  ist  -^  =  -7-—-  sehr  nahe  =  y«  =  -— i» 
Qii  1,04  ^«         Tr„ 

IIL  W,  =  l,9  Ohm;  t^  =  ^'4,4;  /^=30,6;  2r=:180  sec;  J"a  =  l,4  Ampere. 
Sonst  wie  hei  I. 

Also  Qm  =  0,77  gr-caL/sec; 

Qm  _  _0J7_  _,../«'_    1,4«    _ 
«,    "■  0,543    -  '***'  Ji«  ""  1,15*  "     '*  • 

Wegen  der  nicht  berücksicl^tigten  Wärmeverluste  des  Calorimeters 
durch  Strahlung  werden  bei  diesem  einfachen  Verfahren  die  Werthe  Q  stets 
etwas  zu  klein.  Für  genaue  Versuche  muss  man  dieselben  (vergl.  S.  181) 
berücksichtigen. 

2.    Bestimmung  der  specifischen  Wärme  von 
Flüssigkeiten    mit    Hülfe    des   Joule'schen   Gesetzes. 

Uebung.  1)  Man  füllt  das  Calorimeter  mit  Pgr  Terpentinöl,  be- 
obachtet die  Aüfangstemperatur  to,  leitet  einen  Strom  eine  Zeit  lang 
hindurch  und  liest  von  Minute  zu  Minute  die  Stromstärken,  sowie  die 
Temperaturen  ab,  letztere  auch  noch^einige  Minuten  yor  und  nach  der 
Schliessung  bezw.  Unterbrechung  ^  des  Stromes. 

2)  Man  corrigirt  die  Endtemperatur  des  Calorimeters  (vergl.  S.  181). 
Dann  ist 

0,24  J„,^  WZ=(a  +  ^  +  cP)  (tn  —  to  +  Ä), 

wo  Jm  die  mittlere  Stromstärke,  A  die  Correction  der  Temperatur  wegen 
der  Strahlung  bedeutet.     Aus  dieser  Gleichung  berechnet  sich  c. 
Die  Uebung  wird  noch  mit  wasserfreiem  Alkohol  angestellt. 


VII.   Elektrolyse  und  Polarisation. 


1.    Elektrolyse. 

1.    Faradäy's    Gesetze. 

Gebraucht  wird:  Knallgasvoltamejier,  Fig.  275  und  Fig.  276:  Silber- 
bezw.  Kupförvoltameter;  Fig.  277;  reine  verdünnte  Schwefelsäure  (l  :  10); 
Silbernitratlösung  in  schwarzer  Flasche,  Kupfervitriollösung;  kleine  Bussole; 
feine  Waage  mit  Gewichten;  Batterie  von  zwei  bis  drei  Bunsenelementen  oder 
Accumulatorenzellen ;  Verbindungsdrähte. 

Einleitung.  Die  Leiter  werden  eingetheilt  (vgl.  S.  372)  in  Leiter 
erster  Classe  und  in  Leiter  zweiter  Classe  oderElektrolyte.  Leitet  man 
durch  die  Leiter  zweiter  Classe  einen  Strom,  so  werden  sie  zersetzt, 
elektrolysirt;  die  durch  den  Strom  direct  abgeschiedenen  Bestand- 
theile  heissen  Ionen;  an  der  mit  dem  negativen  Pole  der  Säule  ver- 
bundeAen  Elektrode,  der  Kathode,  scheidet  sich  ab  das  Kation,  der 
elektropositive  Bestandtheil  des  Elektrolyten,  an  der  mit  dem  positiven 
Pole  verbundenen,  der  Anode,  dasAnion,  der  elektronegative Bestand- 
theil des  Elektrolyten. 

Nach  den  älteren  Anschauungen  zerlegte  der  Strom  selbst  auf 
seiner  Bahn  im  Elektrolyten  die  Molecüle  in  ihre  Ionen;  nur  an  den 
Elektroden  kamen  diese  zur  Ausscheidung,  während  im  Inneren  fort- 
während eine  Wiedervereinigung  eintrat;  nach  den  Anschauungen  von 
Arrhenius  (vgl.  S.  386)  ist  der  Elektrolyt  von  vornherein  in  Ionen 
gespalten  und  die  Wirkung  des  Stromes  besteht  darin,  die  -|~ "Ionen 
in  der  einen  Richtung,  die Ionen  in  der  entgegengesetzten  zu  ver- 
schieben. 

Die  Ionen  selbst  sind  nur  in  den  seltensten  Fällen  zu  beobachten. 

Für  die  Mengen  der  durch  den  Strom  abgeschiedenen  Substanzen 
hat  Faraday  folgende  Gesetze  aufgestellt: 

1.  Die  durch  verschieden  starke  Ströme  aus  demselben 
Elektrolyten  abgeschiedenen  Mengen  desselben  Ions  ver- 
halten sich  wie  die  Stromstärken.  Hierauf  beruht  die  Messung 
der  Stromstärken  auf  elektrochemischem  Wege  (vergl.  oben  S.  351). 
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2.  Fliesaen  gaWaniache  Ströme  von  derselben  IntensitSt 
durch  TerBctiedene  Elektrolyte,  so  werden  äquivalente 
Meugeu  dereelben  zersetzt;  die  Quantitäten  der  aus  ihnen  an 
beiden  Elektroden  abgeschiedenenStoffe  stehen  im  Verhält- 
nisB  ihrer  Äeqnivalentgewichte;  man  spricht  daher  von  elek- 
trochemischen Aequivalenten. 

Hier  kommen  die  Aeqnivalentgewicht«  u  Betracht,  also  die 
Mengen,  welche  sich  mit  1  Atom  eines  Univalenten  Elementes,  etwa  Cl 
oder  H,  verbinden,  und  nicht  die  Atomgewichte;  fliesst  derselbe  Strom 
etwa  durch  Lösnngen  voa Eisenchlorür,  FeCl^,  undEisenchlorid,  FeaCl,;, 


so  wird  in  beiden  gleich  viel  Chlor  abgeschieden ,  die  abgeschiedenen 
Eisenmeugen  verhalten  sich  aber  wie  |3  :  2;  ähnlich  ist  es  bei  Queck- 
silberosydul-  und  -osydsalzen  etc.  In  den  Oxydul-  und  den  Oxyd- 
salzen haben  also  die  Metalle  verschiedene  elektrochemische  Aeqni- 
valente. 

Apparate.  1.  Enallgasvoltameter.  Die  Elektroden  aa 
(Fig.  275)  von  Platinblech  sind  an  Flatindrähte  angenietet,  welche  in  die 
Wände  des  geschlossenen  GlascyEnders  eingeschmolzen  sind.  Der  Cylinder 
wird  mit  verdünnter  Schwefelsäure  gefällt,  in  seinen  Hals  ist  das  G-lae- 
rohr  e  eingeschliffen.  Zur  Dichtung  giesst  man  auf  den  Schliff  noch 
etwas  Quecksilber.    Zur  Abkühlung  wird  der  Cylinder  in  ein  mit  einer 
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schlecht  leitenden  Flüssigkeit  (etwa  Weingeist)  gefülltes  Glas  CC  gesetzt. 
Das  Ende  /  des  Rohres  c  mündet  in  Wasser  unter  eiaem  mit  Wasser 
gefüUt«a  Mesecylinder. 

2.  Voltameter  zam  getrennten  Auffangen  d»r  gasförmigen 
Zersetzungaprodncte  (Fig.  276,  vgl  anch  Fig.  272).  Die  Platin- 
bleche  a  and  b  sind  von  nnten  in  die  verticalen,  geiheilten  Schenkel  A 
und  B  eines  U-Bohres  eingeschmolzen,  oben  sind  Ä  nnd  B  durch 
Hähne  TerachlosBen.  Der  Fues,  an  dem  die  Elemmschraahen  n  und  ß 
für  die  Zoleitunggdrälite  befestigt  sind,  besteht  aus  isolirendem  Material. 

3.  Kupfer-  nnd  SilberToltameter  (Fig.  277).  Auf  einer  mit 
einer  Schraube  b  verbundenen  Metallplatte  steht  eine  Platinschale  A. 
Der  mit  einer  Klemmschraube  c  Tersehene  Messingbägel  M  trägt  oben 

Fig.  276.  Fif.  277. 


eine  Metallhülse  mit  einer  seitlichen  Schraube  B,  in  der  eich  ein 
Messingstab  verschieben  lässt,  welcher  unten  eine  Kupferhalbkugel  oder 
ein  Silberstück  trägt,  das  mit  etwas  Filtrirpapier  umwunden  ist.  Man 
füllt  die  Schale  mit  Kupfer-  resp.  Silbemitratlösung. 

Uebtuig  1.  Vergleichung  der  abgeschiedenen  Saueratoff- 
und  Wasserstoffmengen.  Man  schaltet  in  derselben  Weise  wie  bei 
der  Aichung  der  Tangentenbussole  (S.  400).  Man  füllt  das  Volta- 
meter (Fig.  272  resp.  276)  mit  verdünnter  Schwefelsaure  (1  Schwefel- 
säure zu  10  Wasser)  und  leitet  des  Strom  hindurch;  die  abgeschiedenen 
0]-  und  Qj-Volumina  verhalten  sich  annähernd  wie  1  :  2. 
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Nach  dem  Avogadro^ sehen  Gesetze  sind  in  gleichen  Volumen 
gleich  viel  Molecüle  vorhanden ,  auf  1  MoL  Hj  ist  also  nur  ^/2  Og  oder 
1  Aeq.  Sauerstoff  abgeschieden. 

TTebung  2.  Vergleichung  der  abgeschiedenen  Silber- 
und Wasserstoffmengen.  '^ 

1)  Man  hält  einen  Theil  des  stromzuführenden  Leitungsdrahtes 
über  eine  kleine  Bussole  parallel  der  Nadel,  beobachtet  den  Ausschlag 
der  Nadel  und  bestimmt  die  Stromrichtung  nach  der  Ampere'schen 
oder  der  Daumenregel  (vgl.  S.  368).  Die  Klemme,  von  welcher  der 
positive  Strom  kommt,  bezeichnet  man  durch  ein  +  Zeichen. 

2)  Man  schaltet  das  Voltameter  (Fig.  272)  allein  ein,  lässt  das 
Oas  entweichen,  ohne  es  aufzufangen,  damit  sich  die  verdünnte  Schwefel- 
säure vollkommen  mit  dem  Gase  sättigt. 

3)  Man  bildet  einen  Stromkreis,  in  dem  der  Unterbrecher,  das 
Wasserstoffvoltameter  und  das  Silbervoltameter  hinter  einander  ge- 
schaltet sind,  letzteres  so,  dass  die  Platinschale  Kathode  ist. 

4)  Man  wägt  die  Platinschale  leer,  das  Gewicht  sei  P,  füllt  die- 
selbe mit  der  Silbernitratlösung  und  schiebt  den  Messcylinder  über  die 
Kathode  des  Wasserstoffvoltameters. 

5)  Man  schliesst  den  Strom  einige  Zeit. 

6)  Man  liest  das  Volumen  V  des  entwickelten  Wasserstoffs, 
den  Barometerstand,  die  Höhe  der  Wassersäule  im'  Messcylinder  und 
die  Temperatur  ab,  giesst  die  Silbemitratlösung  aus  und  spült  die 
Platinschale  mit  Wasser,  Alkohol  und  Aether  nach,  trocknet  und  wägt. 
Gewicht  Pj. 

Berechnung.  Man  reducirt  das  Volumen  V  nach  S.  84  auf 
dasjenige  Vq^qq  bei  0^  und  760  mm.  1  cbcm  WasserstoflF  wiegt  bei  0® 
und  760  mm  0,00008958  gr.  Die  abgeschiedene  Menge  Silber  ist 
Pi  —  P;  das  Verhältniss  der  abgeschiedenen  Mengen  Wasserstoff 
und  Silber  ist  nahe  gleich  dem  Verhältniss  der  Aequivalentgewichte 
1  :  107,66. 

Uebung  3.  Vergleichung  der  abgeschiedenen  Kupfer- 
und  Wasserstoffmengen. 

Man  verfahrt  wie  bei  Uebung  2,  nur  ersetzt  man  das  Ag -Volta- 
meter durch  das  Cu-Voltameter  und  spült  mit  Methylalkohol  aus. 

Die  Berechnung  ist  dieselbe  wie  bei  2.  Das  Verhältniss  der 
abgeschiedenen  Mengen  H:  Cu  ist  1 :  31,6,  gleich  dem  der  Aequivalent- 
gewichte und  nicht  gleich  dem  der  Atomgewichte  1  :  63,2. 

2.    Elektrolytische  Bestimmung  des  Kupfers  im 

Kupfersulfat. 

Gehraucht  wird:  Bing  für  die  Platinschale  am  Eupfervoltameter ; 
IPlatinblechscheihe ;  durchbohrtes  Uhrglas;  Bunsenbrenner;  Kupfersulfat;  Spritz- 


416 


ElektrolyUscIie  Bestimmung  des  Tupfers. 


flasche;  Lösung  von  Ammoniumoxalat  (kalt  gesättigt);   Eeagensglas;   Glas- 
stab;  Ferrocyankaliumlösung. 

Princip.  Man  elektrolysirt  eine  Lösung  von  Knpfersulfat ,  die 
eine  abgewogene  Menge  P  den  Sulfates  enthält,  und  bestimmt'' die  all 
der  Kathode  abgeschiedene  "Kupfermenge  j)  durch  Wägung, 

Apparat.  Auf  dem  Drahtringe  D  steht  die  Platinschale  M;  der 
Träger  von  D  ist  mit  der  Klemme  h  verbunden.     Auf  die  Schale  wird 


Fig.  278. 


ein  in  der  Mitte  durch- 
bohrtes ührglas  CT  ge- 
legt; durch  die  Durch- 
bohrung geht  ein 
Platihdraht,  der  unten 
eine    in    die     Schale 

tauchende  Platin- 
platte N  trägt ;  dieser 

Platindraht  wird 
durch     B     gehalten 
(Fig.  278). 

Hebung.  1)  Die 
Platinschale  wird  mit 
Wasser  ausgewa- 
schen, getrocknet  und 
gewogen ;       Gewicht 

Pigr. 

2)  Ein  reiner, 
trockener  Kupfer- 
sulfatkrystall  von  ca. 
0,1  gr  Gewicht  wird 
in  der  Schale  ge- 
wogen;   Gewicht  P2>    ^^so    Gewicht    des   KrystaUes    P  =z  P^  —  Pj. 

3)  Man  schüttet  in  die  Schale  etwas  destillirtes  Wasser  und  dann 
so  viel  von  einer  kalt  gesättigten  Lösung  von  Ammoniumoxalat  *),  dass 
die  Schale  etwa  bis  auf  0,5  cm  vom  Eande  gefüllt  ist. 

4)  Die  Schale  wird  auf  den  Ring  gesetzt  und  mit  dem  Uhrglase 
bedeckt,  nachdem  das  Platinblech  eingesenkt  ist ;  eine  kleine  Gasflamme 
F  erwärmt  die  Lösung  auf  circa  70  bis  80^. 

5)  Man  elektrolysirt,  bis  ein  mit  einem  spitzen  Glasstabe  heraus- 
genommener Tropfen  der  Flüssigkeit  in  einem  Tropfen  JFerrocyan- 
kalium  auf  einer  Porcellanplatte  keine  Bräunung  mehr  zeigt. 

6)  Die  Schale  wird  wiederholt  mit  destilUrtem  Wasser,  dann  mit 
Methylalkohol  ausgespült  und  sorgfältig  getrocknet. 


1)  Kleine  Zusätze  zu  den  zu  elektrolysirenden  Flüssigkeiten  haben  auf 
die  Form  der  abgeschiedenen  Substanzen  grossen  Einfluss,  wohl  in  Folge 
einer  Aenderung  in  den  secundären  Processen. 
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7)  Man  wägt  die  Platinschale  wieder;  Gewicht  Psgr.  Also  ist 
die  abgeschiedene  Eupfermenge  j)  =  P^  —  P^. 

Beispiel:  Pj  =  14,874,  Pg  =  14,998,  P=  0,124,  P8=  14,906; 
p  z=  0,032 ;  1  gr  Kupfer  würde  also  in  3,87  gr  Kupfersulfat  enthalten  sein. 
Da  CUSO4  +  5H2O  =  249,  Cu  =  63  ist,  so  ist  der  theoretische  Wertli 
dieser  Menge  3,95  gr. 


3.    Primäre  und  secundäre  Processe.    Verschiedene 

Elektrolysen. 

Ge^brauclit  wird:  Drei  Zersetzungszellen  (Fig.  279);  Jodkaliumlösung; 
Stärkekleister ;  verdünnte  Schwefelsäure;  Natriumsulfatlösung;  rotlie  und 
blaue  Lackmuslösung;  Kaliumacetatlösung ;  Apparat  (Fig.  28Ö).  Becherglas 
mit  zwei  mit  Klemmschrauben  versehenen  Bleiplatten ;  Batterie  von  drei 
Bunsenelementen ;  Yerbindungsdrälite. 

Einleitung.  Man  kann  Elektrolyte  im  geschmolzenen  oder  im 
gelösten  Zustande  elektrolysiren ;  im  festen  Zustande  leiten  nur  wenige 
so  gut,  dass  die  Zersetzungen  leicht  beobachtet  werden  könnten. 

Die  theoretisch  einfachsten  Elektrolysen  sind  diejenigen  von  ge- 
schmolzenen Salzen.  Könnten  wir  dieselben  unter  solchen  Bedingungen 
vornehmen,  dass  die  sich  abscheidenden  Ionen  im  freien  Zustande  ver- 
bleiben, freilich  nach  Abgabe  ihrer  Ladungen,  so  wären  die  an  den 
Elektroden  auftretenden  Producte  auch  diejenigen,  welche  der  Strom 
aus  der  Verbindung  abgeschieden  hat;  wir  würden  den  primären 
Process  beobachten.  Dieser  primäre  Process  ist  bei  den  geschmolzenen 
und  den  gelösten  Elektrolyten  der  gleiche.  Diese  primär  abgeschiedenen 
Producte  treten  aber  nur  in  den  seltensten  Fällen  wirklich  auf:  oft 
treten  die  Ionen  zu  Molecülen  zusammen,  weiter  spielen  sich  zwischen 
den  abgeschiedenen  Ionen  und  dem  Lösungsmittel  oder  dem  gelösten 
Salze,  femer  zwischen  ihnen  und  den  Elektroden  chemische  Processe 
ab:  die  secundären  Processe;  wir  beobachten  dann  nur  die  Pro- 
ducte dieser  letzteren. 

Im  Folgenden  bedeutet  ein  über  das  chemische  Zeichen  gesetztes 
-|-  oder  — ,  dass  sich  der  betreffende  Körper  am  entgegengesetzt  ge- 
ladenen Pole  abscheidet,  der  „elektropositive"  Bestandtheil  der  Ver- 
bindung also  am  — Pole,  der  Kathode,  der  „elektronegative"  am 
-|-  Pole,  der  Anode  (Ungleichnamige  Elektricitäten  ziehen  sich  an).» 
Wird  HCl  zerlegt,  so  scheidet  sich  primär  ab  H  und  Cl,  aus  den  aus 
2 HCl  sich  abscheidenden  H  und  Cl  bildet  sich  H2  und  CI2,  also: 

primär HCl  ==  H  -f  Cl, 

secundär  am   —  Pol:     H  -j-  H  =  H2, 
„      +  Pol:     Cl  +  Cl  =  CI2. 

Apparat.  Zur  Elektrolyse  dienen  Zersetzungszellen  (Fig.  279), 
in  welche    zwei    mit   Klemmschrauben    verbundene    Platinbleche    ein- 
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tauchen.  Zum  Auffangen  der  gasförmigen  Prodncte,  welche  aich  bei 
einer  Elektrolyse  bilden,  wendet  man  z.  B.  das  Voltameter  (Fig.  27{i)  an- 
TTebungen.  1.  Elektrolyse  von  Jodkalium.  Man  setzt  in 
einer  ZersetzungszeUe  zu  einer  Lösung  von'  Jodkalium  etwas  Stärke- 
kl^ister  nnd  leitet-  den  Strom  liindurch.  Am  -|-  Fol  scheidet  sich 
Jod  ab ,  das  den  Stärkekleister  bläu  färbt ,  am  —  Pol  entweicht 
Wasserstoff: 

primär KJ  ^  K  -)-  J, 

secundär  am  —Pol:    2K  +  2HäO  =  2KH0  +  H^, 
„  „    +Pol:        J  +  J  =  Jg. 

2.  Elektrolyse  yon  yerdünnter  Schwefelsäure.  Man  zersetzt 
in  einem  Voltameter  (Fig.  276)  Terdünnte  Schwefelsäure,  Am  positiven 
Pol  scheidet  sich  Sauerstoff,  am  negativen  Wasserstoff  aus: 

"primär  HjSOj  =  Hj  +  SO, 

secundär  am  +  Pol  2  (SO,   +  HjO)  =  2{HjS0,   +  0). 
Der  in    statu    nascendi    abgeschiedene   Sauerstoff  kann   eventuell 
Ozon  bilden,  das  Wasser  zu  Wasserstoffsuperoxyd,  die  Schwefelsäure 
Fig.  279.  ^1     Ueberschwefelsäure 

oxydiren.  Das  Volumen 
des  abgeschiedenen 
Sauerstoffs  erscheint 
dann  kleiner  als  die  Hälfte 
desjenigen  ■  des  Wasser- 
stoffs. 

Bemerkung.     Man 

bezeichnet     häufig     die 

Elektrolyse     der     ver- 

dünnteu    Sauren    als 

eine  solche  des  Wassers. 

Die    letztere    würde     in 

der  Tbat  auch  2  H,  und 

O2  liefern.     Das  reine  Wasser  läitet  den  Strom  aber  nur  sehr  schlecht 

und  ist  auch  nur  sehr  wenig  (nachF.Koblrau^ch  und  A.Heydweiler 

zu  I/IO'*)  in  seine  Ionen  zerfallen. 

3.  Elektrolyse  von  Natriumsulfat.  Mau  versetzt  im  Apparate 
(Fig.  279)  1)  die  Lösung  mit  blauer,  2)  mit  schwach  gerötheter  Lack- 
mustinctur  und  leitet  den  Strom  hindurch,  oder  man  setzt  zu  der 
blauen  Lösung  nach  Beendigung  des  Versuches  1)  einen  Tropfen  Salzsäure. 
Am  -(-  Pol  tritt  bei  1)  Röthung,  am  —  Pol  bei  2)  Bläuung  ein. 
Am  +  Pol  entweicht  Sauerstoff,  am  —  Pol  Wasserstoff.  Der  Strom 
scheidet  also  am  +  Pol  Säure  unter  Säuerst  offen  twickelnng,  am  —  Pol 
Basis  unter  Was serstoffent Wickelung  ab;  dies  ist  jedoch  nur  in  Folge 
der  secuudäreu  Processe  der  FaU : 


primär  .    .    .  NftjSO,  =  Naj  +  SO,, 

Becimdär  am  —Pol:  Na^  +  2HsO  =  2NaOH  +  Hj, 

am  +  Pol:  2  SO,  -f  2H,0  =  2S0«Hä  +  0,.. 
4.   Elektrolyse  von  KaUuinacetat     1)  Mtt'n  elektrolysirt  in 
dem  Appiirst  (Fig.  280)  eine  Ldsnng  von  Kaliumacetat.     Am  —  Pol 
entweicht  WaBBeratofT,  am  -{-  Pol  ein  brennbares,  kohlehaltigee  Gas: 

primSr CHsCOOK  =  K  +  CH3COO,       ■ 

secundär  am  —Pol:  2K  +  2HsO  =  H,  +  2KH0, 
am  +P0I:  2[CH,C00].=  (CHg)j  +  2C0,. 
Die  Kohlensäure  verbindet  sich    mit   dem  am   —  Pol  gebildeten 

Kalinmhydrosyd  zu  SKHCO,. 

2)   Hau   fangt  das  durch   daB    Glasrohr  entweichende  Gas  über 

Wasser  in  einem  Probirrohre  aof  und  zündet  ea  an;  daaGaa  verbrennt. 
pj_  ggß  Wir  haben  bei  dieser  Elektrolyse 

die  Verbindung  Dimethyl  oder  Aethan 
(CHa)2  erhalten,  Kolbe  glaubt«  CHa, 
ein  organiBchea  ßadical ,  vor  sich  zu 
haben,  indeas  ist  dies  nicht  der  Fall, 
wie  eine  Dampfdichtebestimmung  er- ' 
giebt,  sondern  es  entsteht  (CHj),. 

5.  Secundäre  Proceaae  an  den 
Elektroden.  1)  Der  Strom  wird 
zwiachen  zwei  Bleiplatten  durch  ver- 
dünnte Schwefelsäure  geleitet,  an  der 
positiven  Platte  scheidet  sich  ein  braun- 
schwarzer Körper  ab,  Bleisuperoxyd; 
dasselbe  entsteh,!  in  Folge  der  Einwir- 
kung des  Sanerstoffa  in  statu  nasceudi 
auf  das  Blei.  Dieser  Process  findet  bei 
der  Herstellung  der  Secundärelemente, 
Accnmulatoren,  Anwendung.  Ebenso 
werden  andere  Superosyde  hergeatellt, 

2)  Wir  kehren  den  Strom  um,  der  schwarze  Körper  verschwindet,  er 

wird  durch  den  aich  auf  ihm  abscheidenden  Waaaerstoff  reducirt. 


Z.    Polarisation. 

Gebraucht    wird:    Wippe-    Fig.    281    oder    282,     Batterie    von    drei 
Buiisenelementen ;   Beolierglas   mit   zwei   Platinplatten,    verdannte   Scbwefel- 
säure;  Galvanometer;  Queukgilbev  im  Tropfglase;  Leitunffdrahte 
Becbergtas  mit  Bleiplatten ;  verdünnte  Bcliwefeluiure 
Wlieatstone'sche  Brücke;   ZeraetznngBzellen  mit  verdtinnter  Scliwefel- 
«änre.  concenlrirter  Salpetersäure  und  Chromsaurelöaung 
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1.     PolarisatioDBSträm.e. 

Princip.  Löitet  man  den  Strom  einer  Kette  durch  Tcrdännte 
Schwefelsäure,  wobei  zwei  Platinplatten  ala  Elektroden  dienen,  so 
scheiden  sich  an  ihnen  Sauerstoff  und  Wasserstoff  ab,  Bchaltot  man  dann 
die  Kette  aus  und  verbindet  die  Platinplatten  mit  einem  Galvano- 
meter; so  erhält  man  einen  Strom,  den  Polariaationsstrom,  der 
dem  urspränglichen  entgegengesetzt  gerichtet  ist.  Solche  Polari- 
sationsströme  treten  fast  bei  allen  Elektrolysen  auf.  Die  mit  den 
abgeschiedenen  vei^chiedenen  Bestandtheüen  des  Elektrolyten  beladenen 
Elektroden  bilden  mit  der  Flüssigkeit  ein  galvanisches  Element.  Schliesst 
man  das  Element  in  sich,  so  werden  zur  Erzeugang  des  entstehenden 
Folarisationsetromes  die  abgeschiedenen  Substanzen  verbraucht,  und 
derselbe  hört  allmählich  auf. 

Als  Apparat  zum  Ein-  and  Ausschalten  der  Zersetzungszelle  dient 
die  8.  398  beschriebene  Wippe  (Fig.  281).  Die  Klemme  C  und  c,  ver- 
FiK.  261. 


bindet  man  mit  der  Zersetznngszelle  Z,  a  und  Oj  mit  der  Kette,  b  und 
6,  mit  dem  Galvanometer.  Legt  man  den  Bügel  umgekehrt  wie  in 
der  Figur,  so  geht  der  Strom  durch  die  Zelle  Z;  legt  man  aber  die 
Bügel  so  wie  in  der  Figur,  so  geht  der  in  Folge  der  Polarisation  in  Z 
entstehende  Strom  durch  das   Galvanometer. 

Eine  andere  Anordnung  giebt  die  Fig.  282.  Liegt  der  Hebel  0, 
wie  es  die  Figur  zeigt,  so  gebt  der  polarisirende  Strom  des  Elementes  S 
durch  die  Zersetzungszelle  Z  durch  M,  Metallhebel  E,  Feder,  Klemm- 
schraube H,  während  das  Galvanometer  G  ausgeschaltet  ist;  dreht  man 
den  Hebel  so,  dass  er  an  c  anliegt,  so  ist  das  Element  S  ausgeschaltet 
und  der  Polarisationsstrom  geht  durch  Galvanometer  G,  Draht  L, 
Klemmschraube  und  Feder  I  und  Hebel"  K. 

Uebung  1.  Man  schaltet  in  einen  der  Apparate  (Fig.  281  und 
282)  als  Polarisation s Zelle  einen  Glastrog  mit  verdünnter  Schwefelsäure 
zwischen    Platinplatten    ein ,    leitet    den    Strom   kurze    Zeit  hindurch. 
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Bchnltet  um;  das  Galvanometer  giebt  einen  starken,  schnell  abnehmen- 
den Aaaschlag.  Man  kann  daher  solche  Polarisation ezellen  Sicht  zur 
Erzeugung  von  anhaltenden  Strömen  benutzen. 

Uebung  2.     Man  macht  denselben  Versuch  mit  zwei  Bleiplatten, 
die  iu   verdünnte   Schwefelsäure  tauchen;  der  Polarisationa ström  hält 


hier  lange  an,  und  zwar  im  Princip  so  jlange,  bis  alles  durch  den 
polarisirenden  Strom  erzeugte  Bleiauperoxyd  sich  wieder  in  Blei  durch 
den  Ton  dem  Polarisationastrom e  auegeschiedenen  Wasserstoff  ver- 
wandelt hat  (vergl.  S.  354).     Man  hat  einen  Accumulator. 

2.     Elektromotorische  Kraft  der  Polarisation. 

Princip.  DieBestimmung  der  elektromotoriBchen Kraft  geschieht 
nach  der  Compensationsmethode  (vgl.  S.  395). 

Apparat,  Der  Strom  der 'polarisirenden  Kette  £  (Fig.  283)  geht 
zu  den  Näpfen  s  und  Sj ;  liegt  der  Bügel  o  in  der  der  in  Fig.  283  ge- 

Fig.  383. 


zeichneten  Lage  entgegengesetzten,  so  fliesst  der  Strom  durch 'die 
Pülarisationszelle  Z.  Legt  man  den  Bügel  um,  so  sind  die  Pole  von  Z 
verbunden ,  und  zwar  der  eine  positive  direct  mit  dem  einen  Ende  a 
des Messdrahtes  derWheatstone'schen  Brücke B,  der  andere  negative 
durch  ein  Galvanometer  Cr  mit  dem  Schleif contact  L  anf  dem  Mess- 
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draht.  Von  den  Enden  a  und  h  führen  ausserdem  -Drähte  zu  den 
Polen  d^r  constanten  Kette  JE\.  In  die  Zeraetzungszellen  Z  werden 
gebracht:  a)  verdünnte  Schwefelsäure,  b)  eoncentrirte  Salpetersäure, 
c)  Chromsäur^lösung  zwischen  Platinplatten. 

Uebung  1.  Die  elektromotorische  Kraft  der  Polarisation  wird 
für  Platinplatten  in  verdünnter  Schwefelsäure  bestimmt. 

1)  Man  polarisirt  die  Platinplatten  in  verdünnter  Schwefelsäure. 

2)  Man  legt  schnell  den  Bügel  um,  während  der  Schleifcontact  L 
ziemlich  weit  gegen  h  hin  geschoben  und  auf  den  Draht  gedrückt  ist. 
Tritt  ein  Ausschlag  am  Galvanometer  ein,  so  rückt  man  L  von  h  nach 
a  hin,  bis  die  Nadel  in  Buhe  ist. 

3)  Man  polarisirt  von  Neuem,  legt  um  und  verschiebt  X,  bis  wieder 
kein  Ausschlag  eintritt,  und  liest  ab. 

4)  Man  schiebt  L  beliebig  weit  nach  a  hin ;  es  tritt  kein  Ausschlag 
des  Galvanometers  ein.  Der  sich  von  dem  Hauptstrom  abzweigende 
Nebenstrom  wird  eben  stets  an  den  Platten  in  Z  eine  Polarisation  her- 
vorrufen, deren  elektromotorische  Kraft  gleich  und  entgegengesetzt  der 
erregenden  ist. 

5)  Man  schaltet  statt  der  Polarisationszelle  ein  Normalelement  ein. 

Berechnung.  Aus  diesen  Messungen  erhält  man  nach  S.  397  die 
elektromotorische  Kraft  der  Polarisation. 

Bemerkung.  Wendet  man  als  polarisirende  Kette  drei  oder  mehr 
hinter  einander  geschaltete  Bunsen^sche  Elemente  an,  so  erreicht  die 
Polarisation  ein  Maximum,  welches  etwa  gleich  2  Volt  ist. 

Uebung  2.  Derselbe  Versuch  wird  mit  den  beiden  anderen  Zer- 
setzungszellen angestellt.  Am  kleinsten  ist  die  elektromotorische  Kraft 
der  Polarisation  bei  Salpetersäure,  am  grössten  bei  Schwefelsäure. 

Uebung  3.  Die  drei  unter  a)  b)  c)  aufgeführten  Zersetzungs- 
zellen werden  hiater  einander  in  den  Schliessungskreis  einer  Säule  von 
drei  bis  vier  Bunsen 'sehen  Elementen  geschaltet.  In  a  findet  lebhafte 
Wasserstoffabscheidung  statt ,  eine  weit  geringere  in  h  und  c.  In  h 
entwickeln  sich  Dämpfe  von  Untersalpetersäure  in  Folge  der  Reduction 
der  Salpetersäure,  c  färbt  sich  grün  in  Folge  der  Reduction  der  Chrom- 
säure. 

Bemerkung.  Inconstanz  der  Ketten.  Durch  die  Polarisation 
ist  die  Abnahme  der  elektromotorischen  Kraft  der  Elemente,  also  deren 
Inconstanz,  bedingt.  Der  Strom  zerlegt  die  Leiter  zweiter  Classe  in 
einer  Kette  gerade  ebenso ,  wie  diejenigen  in  einem  Voltameter.  Die 
durch  die  abgeschiedenen  Substanzen  bedingte  elektromotorische  Kraft 
ist  derjenigen  der  Kette  selbst  entgegengesetzt  und  schwächt  sie  daher. 
Besonders  nachtheilig  ist  die  durch  den  Wasserstoff  erzeugte  Polarisa- 
tion.    Bei  den  constanten  Ketten  wird  daher  möglichst  dafür  gesorgt, 
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dass  die  abgeschiedenen  Ionen,  vor  Allem  der  WasserstofP,  fortgeschafft 
werden,  resp.  dass  die  Ionen  solche  sind,  dass  durch  sie  keine  Polarisa- 
tion hervorgerufen  wird  (vgl.  oben).  Zum  Entfernen  des  Wasserstoffs 
dienen  starke  Oxydationsmittel,  Chromteäure,  Salpetersäure,  Mangan- 
superoxyd,  'die  dabei  selbst  reducirt  werden.  Ionen,  die  kßine  Polari- 
sation hervorrufen,  treten  auf  bei  dem  Daniell' sehen  Element,  es 
scheidet  sich  auf  der  Kupferplatte  Kupfer,  bei  dem  Latimer  Clark- 
Element  (vergl.  S.  353)  scheidet  sich  Quecksilber  ab. 


.         1 


Vin.    Thermo elektrici tat. 


Gebrauclitwird:  Kupfer- Wismutli-  und  Kupfer- Antimonbügel  (Fig.  280) ; 
Brenner.  Thermoelement  (Fig.  281),  Brenner ;  Galvanometer  mit  Magnetstab 
zum  Astasiren;  Commutator;  Leitungsdrähte;  Coordinatenpapier ;  Eisen- 
Kupferelement  ;  1  rnvn  starker  Eisendraht ;  Klemmschrauben ;  Milliamperemeter. 

Einleitung.  Berühren  sich  zwei  verschiedene  Leiter  Ä  und  B 
(Fig.  284)  an  ihren  Enden  und  erwärmt  man  die  eine  der  beiden  Be- 
rührungsstellen (Löthstellen) ,  während  man 
die  andere  auf  constanter  Temperatur  er- 
hält, so  entsteht  ein  galvanischer  Strom, 
der  die  beiden  Leiter  in  einem  bestimmten 
Sinne  durchfliesst.  Kühlt  man  die  eine  Löth- 
stelle  unter  die  Temperatur  der  anderen  ab, 
so  fliesst  der  Strom  im  entgegengesetzten 
Sinne,  wie  beim  Erwärmen.  Haben  demnach 
die  Berührungs stellen  zweier  Leiter  ver- 
schiedene Temperaturen,  so  ti^ten  therm o- 
elektromotorische  Kräfte  E  auf,  die  einen 
Strom,  Thermostrom,  hervorrufen,  der 
durch  die  wärmere  und  die  kältere  Stelle  in 
einem  bestimmten  Sinne  von  der  einen  Sub- 
stanz zu  der  anderen  fliesst.  Als  Leiter 
nimmt  man  gewöhnlich  Metalle.  Thermo- 
element nennt  man  die  Verbindung  zweier  Leiter,  die  bei  verschiedener 
Temperatur  der  Löthstellen  einen  Strom  liefert.  Die  Intensität  des 
Stromes  i  ist  wie  die  des  hydroelektrischen  bestimmt'  durch  das 
Ohm' sehe  Gesetz  (S.  348): 

i  =  E/w  =  E/(Wi  +   Wa). 

•  Da  der  Widerstand  Wi  im  Thermoelement  sehr  klein  ist,  so  hängt 
die  Aenderung  der  Intensität  des  Thermostromes  bei  nicht  zu  kleinem, 
constantem  äusseren  Widerstände  Wa  fast  nur  von  der  Aenderung  der 
thermoelektromotorischen  Kraft  abj  sie  ist  bestimmt  durch  die  Natur 
der  sich  berührenden  Leiter  Ä  und  B  und  durch  die  Temperaturen  fj 
und  ^2  der  beiden  Löthstellen.  Ist  die  TemperaturdiflPerenz  der  beiden 
Löthstellen  nicht  gross ,  so  ist  die  elektromotorische  Kraft  E  ihr  nahe 
proportional : 

E  =  c(t2—  h). 


Thermoelektricität.  —  Gesetze. 
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c  ist  die  thermoelektromotorische  Kraft,  die  bei  der  Temperaturdiflferenz 
von  einem  Grade  auftritt. 

Leiten  wir  den  Strom  eines  Thermoelemetes  durch  ein  Spiegel- 
galvanometer, so  sind  die  Ausschläge  desselben  angenähert  propor- 
tional der  Intensität  des  Stromes,  also  angenähert  proportional  der 
thermoelektromotorischen  Kraft,  bezw.  der  Temperaturdifferenz  der 
beiden  LöthsteUen. 

1.    Vorübung. 

Apparat.     Auf  den  Wismuthstab  j) o  (Fig.  285)  ist  der  Kupfer- 
bügel mn  gelöthet;  unter  diesem  schwebt  eine  Magnetnadel  auf  einer 
Spitze.  Bei  einem  anderen 
Apparat  ist  der  Wismuth- 
stab  durch  einen  Antimon- 
stab ersetzt. 

Uebung.  1)  Man  stellt 
den  Apparat  so  auf,  dass 
der  Wismuthstab  und  der 
Kupferbügel  der  Magnet- 
nadel parallel  laufen. 

2)  Man  erwärmt  lang- 
sam die  eine  Löthstelle, 
die  Nadel  schlägt  immer 
stärker  aus ;  man  bestimmt 
nach  der  Ampere 'sehen  Regel  (vergl.  S:  368)  die  Stromrichtung:  Der 
Strom  geht  an  der  heissen  Löthstelle  vom  Wismuth  zum  Kupfer. 

3)  Man  lässt  die  erwärmte  Löthstelle  abkühlen  und  erwärmt  die 
andere.  Man  bestimmt  die  Stromrichtung :  Der  Strom  geht  wieder  an 
der  heissen  Löthstelle  von  dem  Wi-smuth  zum  Kupfer. 

4)  Man  wiederholt  dieselben  Versuche  mit  dem  Kupfer-Antimon- 
bügel :  Der  Ausschlag  ist  viel  stärket,  der  Strom  geht  an  der  erwärmten 
Stelle  vom  Kupfer  zum  Antimon. 

Man  findet  also:  Die  Stärke  und  Richtung  des  Thermo- 
stromes  hängt  von  der  Natur  der  sich  berührenden  Leiter 
und  von  dem  Temperaturunterschiede  der  Berührungs- 
stellen ab. 

(Daraus,  dass  im  zweiten  Falle  diese  Ausschläge  viel  grösser  sind 
als  im  ersten,  lässt  sich  kein  Schluss  auf  eine  grössere  elektromotorische 
Kraft  im  zweiten  ziehen ,  da  der  innere  Widerstand  im  zweiten  Falle 
kleiner  ist  als  im  ersten.) 
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2.    Bestimmung  der  Temperatur  mit  dem  Thermoelement. 

Princip.     Bei  der  Benutzung  des  Thermoelementes  zu  Tempe- 
raturmessungen  hält  man  die  eine  Löthstelle  auf  constanter  Tempe- 
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ratur  f«,  bringt  die  andere  mit  dem  E&rper  in  Berührung,  dessen 
Temperatur  t  man  mesaen  will,  und  misBt  die  Stärke  des  Thermostromes 
mit  dem  Galvanometeir. 

Um  die  Temperaturen  in  Celsinsgraden  zu  erhalten,  mnea  man  das 
Thermoelement  aicheo.  Dies  geachieht  dadurch,  dass  man  für  eine 
Reihe  von  Temperaturen  (  die  Ausschläge  des  Galyanometers  a  bestimmt 
und  entweder  beide  Crrössen  in  einer  Tabelle  zusammenstellt  oder  dass  man 
ihre  gegenseitige  Abhängigkeit  durch  eine  Curve  oder  Formel  darstellt. 

Fig.  288. 


Gilt  in  dem  Temperaturintervall,  um  das  es  sich  handelt,  die 
Gleichung  E  =^  c  (t  —  („),  so  ist  der  Galyanometerausschlag 

et  =  Y  (t  —  lo)    «nd    t  —  Jt,  =  a/y,    t  =  t„  +  a/y. 

Die  Conatante  y,  d.  h.  den  Zuwachs  des  Ausschlages  iur  die  Aen- 
derung  der  Temperatur  um  einen  Grad,  erhält  man,  wenn  man  für 
irgend  eine  bekannte  Temperaturditferenz  (  —  tf,  den  Ausschlag  « 
bestimmt  und  ihn  durch  t  —  tf,  dividirt. 

Apparat.  Das  Thermoelement  (Fig.  286)  besteht  aus  einem  circa 
3  mm  dicken  Neusilberdraht,  der  bei  u  und  b  mit  je  einem  ebenso  starken 
Kupferdraht  verlöthet  ist;  die  beiden  Kupferdrähte  tragen  bei  c  und  d 
Klemmschrauben ;  über  die  verticalen  Enden  "der  Kupferdrähte  sind 
bei  a  und  b  Glasröhren  geschoben,  welche  bis  an  die  Löthstellen  reichen. 
Die  Löthstellen  a  und  b  werden  in  mit  Paraffinöl  gefüllte  Reagirröhren 
getaucht.  Sie  werden  in  die  mit  Wasser  gefüllten  Blechgefässe  Ä  und  B 
gesenkt.  In  jedes  derselben  taucht  ein  Thermometer.  Beim  Gebrauche 
werden  A  und  B  auf  Dreifüsse  gestellt  und  das  die  Drähte  tragende 
Brett  C  in  entsprechender  Höhe  festgestellt. 
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Zu  den  Beobachtungen  dient  ein  empfindliches  Spiegelgalvano- 
meter, dessen  Windungen  man  am  besten  neben  einander  schaltet,  da- 
mit sein  innerer  Widerstand  möglichst  klein  wird. 

Uebung  1.  Aichen  des  Thermoelementes.  1)  Man  ötellt 
Galvanometer  und  Fernrohr  mit  Scala  auf  (S.  404),  und  astasirt. 

2)  Man  füllt  die  Reagirröhren  mit  Paraffinöl,  die  Gefasse  A  und  B 
mit  Wasser  und  setzt  das  Thermoelement  zusammen. 

3)  Man  verbindet  die  Klemmschrauben  c  und  ä  mit  dem*  Galvano- 
meter. Sind  die  Temperaturen  in  A  und  B  gleich,  so  erhält  man 
keinen  Ausschlag. 

4)  Man  erwärmt  A  langsam,  hält  durch  Beguliren  der  Flamme  die 
Temperatur  von  Zeit  zu  Zeit  eine  Weile  constant  und  liest  ab: 

Die  Temperatur  va'A-.  ta^  die  Temperatur  in  B:  h,  den  Ausschlag 
des  Galvanometers:  a. 

5)  Man  erhitzt  bis  zum  Sieden,  liest  ab  und  nimmt  die  Flamme 
fort.  Auch  bei  sinkender  Temperatur  stellt  man  wie  unter  4)  eine 
Reihe  von  Messungen  an.  Durch  Untersetzen  und  Reguliren  der  Flamme 
erhält  man  dabei  die  Temperatur  eine  Zeit  lang  constant. 

6)  Man  bildet  für  alle  Ablesungen  f«  —  h  imd  zeichnet  eine  Curve, 
wobei  man  ta  —  h  als  Abscissen,  die  zugehörigen  a  als  Ordinaten  wählt. 

Uebung  2.  Messung  der  Temperatur.  1)  Man  erwärmt  A 
auf  eine  beliebige  Temperatür,  beobachtet  den  Gälvanometerausschlag  a 
und  liest  die  Temperatur  ta  in  A  und  t^  in  B  ab. 

2)  Man  geht  in  einer  der  Grösse  von  a  entsprechenden  Ordinate 
der  Curventafel  entlang,  bis  man  die  Curve  trifft;  der  zugehörige 
Abscissenwerth,  bei  dem  dies  eintritt,  sei  f.  Dann  ist  T  =  f  -j-  f^  die 
Temperatur  in  A  während  der  Beobachtung.      Es  muss  T  ^  ta  sein. 

Bemerkung.  Aus  dem  Verlaufe  der  Curve  erkennt  man,  inwie- 
weit man  E  -=  c  {t  —  fo)  setzen  kann ;  dies  ist  nur  möglich  inner- 
halb der  Temperaturintervalle,  innerhalb  deren  die  Curve  geradlinig 
verläuft. 

Die  Messung  der  Temperatur  mit  Thermoelementen  findet  u.  a.  bei 
sehr  hohen  Temperaturen  Anwendung. 

3.    Abweichungen  von  dem  Gesetze  E  =  c  (t  —  ^o)- 

Uebung«  1)  Man  verbindet  ein  Thermoelement  aus  einem  Eisen - 
und  einem  hart  angelötheten  Kupferdrahte  mit  dem  Galvanometer. 

2)  Man  erwärmt  die  LöthsteUe  mit  dem  Bunsenbrenner  und  ver- 
folgt den  Ausschlag.  Derselbe  wächst  erst  sehr  rasch,  dann  langsamer, 
bleibt  einen  Moment  constant,  nimmt  wieder  ab,  wird  Null  und  geht 
nach  der  entgegengesetzten  Seite. 

3)  Man  entfernt  den  Brenner  und  lässt  die  Löthstelle  abkühlen; 
man  beobachtet  den  umgekehrten  Verlauf  des  Ausschlages. 
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Die  thermoelektromotorische  Kraft  des  Eisen-Kupfer- 
elementes  nimmt  mit  steigender  Temperatur  der  einen  Löth- 
stelle  erst  zu,  dann  ab,  wird  Null  und  kehrt  sich  darauf  um. 

Thermoelemente,  die  ein  derartiges  Verhalten  zeigen,  gehorchen 
offenbar  nicht  dem  Gesetze  der  Proportionalität  und  sind  selbstver- 
ständlich nicht  zu  Temperaturmessungen  zu  benutzen. 

4.      Bes-timmung    der    elektromotorischen    Kraft     eines 
Thermoelementes  in  absolutem  Maasse. 

Princip.  Nach  dem  Ohm 'sehen  Gesetze  ist  E  =  i  W.  Man  er- 
mittelt den  einer  bestimmten  Temperaturdifferenz  entsprechenden  Aus- 
schlag eines  geaichten  Galvanometers,  einmal  mit  und  dann  ohne  einen 
vorgeschalteten  Widerstand  Wi»  Der  unbekannte  Widerstand  von 
Galvanometer,  Thermoelement  und  Zuleitungsdrähten  sei  Wq.  Der 
Ausschlag  von  einem  Sealentheil  des  Galvanometers  entspreche  einem 
Strome  von  C  Amperes,  Bei  einer  bestimmten  Differenz  der  Tempera- 
turen tn  und  ^0  sei  der  Ausschlag  ohne  Einschaltung  von  Wi :  s„ ,  mit 
Einschaltung  von  TTi  rs«,  dann  ist: 

E=  CsnWo,        E=  Cs^iWo  +   WO, 
also 

E^C.W,  -^^,         Wo  =  TFi       '" 


.  Uebung.  1)  Die  Aichung  des  Galvanometers  geschieht 
z.  B.  durch  Einschalten  desselben  zugleich  mit  einem  Milliamperemeter 
in  den  Stromkreis  (vergl.  S.  365). 

2)  Die  durch  den  Thermostrom  erzeugten  Ausschläge  des  Galvano- 
meters werdeji  bei  verschiedenen- Temperaturdifferenzen  gemessen. 

Man  liest  unter  Benutzung  eines  Commutators  (S.  358)  die  Aus- 
schläge nach  rechts  und  Hnks  ab  und  nimmt  das  Mittel.  Die  Ausschläge 
werden  mit  und  ohne  Einschaltung  des  Widerstandes   Wx  bestimmt. 

Beispiel:  Neusilber  -  Kupferelezuent.  Temperaturen  der  Löthstellen 
<Q  =  10®  und  tn  =  70®.     Stromstärke  für   den  Galvanometerausschlag  von 

Imm  6,7.10—6,    TTj  =  2  i2,  5n  =  56 ,  Sn  =  31,    dann  folgt  JE^70,io  =  941 
.  10-6  Volt.    Für  1®:  ^lo  =  15,7  .  10-6  Volt  =  15,7  Mikrovolt. 

Absolute  Bestimmungen  der  thermoelektrischen  Kräfte  ergaben, 
wenn  die  Löthstellen  auf  0®  und  100®  erhalten  wurden: 


Ehodiumplatin-Platin    .  0,037897  Volt 
Bhodiumplatin-Kupfer  .0,031986     „ 
Eisen-Bhodiumplatin     .  0,038945     „ 


Eisen-Kupfer     .   .    .    ^  0,0210925  Volt 
Eisen-Platin    .....  0,0316842     „ 
Kupfer-Platin     .    .    .'.0,035917       „ 


Aeltere  Bestimmungen  ergeben  ungefähr: 


Wismuth-Kupfer  ....  0,0042    Volt 
Eisen-Neusilber     ....  0,0001       „ 


Kupfer-Neusilber     ....  0,0012  Volt 


IX.    Bestimmung  der  Dielektricitätsconstante. 

Gebraucht  wird:  Kohlrausch's  Condensator ;  Glasstab  mit  Reib- 
zeug; Glas-  und  Paraffinplatte ;  N ernst' scher  Apparat  mit  Zubehör. 

Einleitung.  Verbindet  man  eine  Elektricitätsquelle  von  .be- 
stimmtem Potential  F,  etwa  den  einen  Pol  einer  galvanischen  Batterie, 
mit  einem  beliebigen  Leiter,  so  nimmt  derselbe  eine  bestimmte  Elek- 
tricitätsmenge  E  auf,  die  dem  Potential  F  proportional  ist.  Das  heisst, 
es  ist,  wenn  G  eine  Constante  ist: 

E=C.V,     C=E/V. 

Die  bei  dem  Potential  Eins  sich  auf  dem  Leiter  anhäufende  Elek- 
tricitätsmenge  C  heisst  seine  Capacität. 

Die  Capacität  hängt  ab  von  der  Gestalt  und  den  Dimensionen  des 
Leiters  und  von  einer  Eigenschaft  des  umgebenden  isolirenden  Mediums; 
die  diese  Eigenschaft  bestimmende  Grösse  heisst  Dielektricitäts- 
constante D^)  (Dielektrica  heissen  die  Nichtleiter  oder  Isolatoren). 
Die  Capadität  ist  unter  sonst  gleichen  Bedingungen  propor- 
tional der  Dielektricitätsconstante. 

Für  eine  Kugel  vom  Radius  r,  die  sich  in  Luft,  die  die  Dielek- 
tricitätsconstante D  =  1  hat,  befindet,  ist  die  Capacität  proportional 
dem  Eadius,  also 

C=1cr, 

jfc  selbst  hängt  von  der  Wahl  der  Einheiten  ab. 

Nähert  man  einem  Leiter  X,  der  mit  einer  Elektricitätsquelle  ver- 
bunden ist,  einen  zweiten,  isolirten  oder  zur  Erde  abgeleiteten,  d.  h.  auf  dem 
Potential  Null  erhaltenen  Li,  so  wird  die  Capacität  des  ersteren  ver- 
grössert.  Man  nennt  eine  solche  Anordnung  einen  Condensator  und 
spricht  von  der  Capacität  eines  Condensators.  Die  Capacität  des  Con- 
densators  ist  proportional  der  Dielektricitätsconstante  der  Substanz 
zwischen  L  und  Li. 

Ein  specieller  Fall  des  Condensators  ist  der  Plattencondensator 
von  R  Kohlrausch  (Fig.  287).  Zwei  von  isolirenden  Säulen  getragene 
Metallplatten  Ä  und  B  können  einander  genähert  und  von  einander 
entfernt  werden.  Mit  B  sei  ein  kleines  Hollundermarkelektroskop,  ein 
Metallstab  m,  an  dessen  Ende  an  einem  Faden  eine  leichte  Hollundermark- 


^)  Durch  die  Dielektricitätsconstante  D  eines  Mediums  ist  auch  die  An- 
ziehung zweier  in  ihm  befindlichen  elektrischen  Mengen  c  und  c^  bestimmt; 
sie  ist  derselben  umgekehrt  proportionaL 
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kugel  K  harsbhängt,  verbunden.  Igt  der  Abstand  von  A  und  B  nicht 
gross,  so  ist  die  CapacitSt  des  Condensators ,  wenn  die  Oberfläche  der 
Kleisscheibe  S,  der  Abstand  der  Platte  c  ist,  bei  abgeleitetem  .A: 

Bestimmt  man  die  Capacitäten  6'i  und  C»,  wenn  zwischen  den 
angeänderten  CondenBatorplatfen  sich  Substanzen  mit  den  Dielektri- 
citätscon stauten  Di  und  D-i  befinden,  so  iet 

Ci  =  DiS/inc     und      Cj  =  J>jS/43rc, 
C^/C,  =  Dj.B,      und     Dj/Ä  —  Ctf  Ci. 


Ist  im  ersten  Falle  das  Zwiachenmediiun  Luft  mit  D,  ^=  1 ,  so  ist 

und  man  findet  die  Dielektricitätsoon staute  1)^    aus  dem  Verhältnisse 
zweier  Capacitäten. 

Vorübung.  1)  Man  lädtB  während^  von  £  weit  absteht  durch 
Berühren  mit  einem  geriebenen  Glasstabe.  Die  Hollundermarkkugel  zeigt 
einen  bestimmten  Ausschlag,  der  das  Potential  von  B  misat. 

2)  MuQ  nähert  die  abgeleitete  Platte  A  an  B.  Die  Eugel  A  sinkt, 
man  muss  offenbar  neue  Elektricitätsmengen  auf  B  bringen,  damit  der 
Ausschlag  von  A,  also  das  Potential,  das  frühere  wird.  Die  Capacität 
ist  grösser. 

3)  Man  nähert  A  weiter,  der  Ausschlag  wird  immer  kleiner,  d.  L 
die  Capacität  wird  mit  abnehmendem  Abstände  immer  grösser. 


Methode  von  W.  Nernst. 
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4)  Man  schiebt  zwischen  A  und  3  Platten  aus  Glas,  Paraffin  etc. 
ein,  der  Ausschlag  von  A  wird  kleiner,  als  wenn  Luft  zwischen  A  und  B 
sich  befindet,  die  Capacität  ist  nach  2)  also  grösser;  da  aber  die  Dimen- 
sionen des  Apparates  ungeändert  bleiben,  so  ist  die  Dielektricitäts- 
con staute  des  Zwischenmediums  grösser. 

Bemerkung.  Diese  Anordnung  wird,  in  passender  Weise  ver- 
ändert, zur  Messung  von  Dielektricitätsconstanten  benutzt. 


Methode    zur  Bestimmung    der   Dielektricitätsconstante 

nach  W.  Nernst. 

TÄ3i  physikalisch  -  chemischen  Zwecken  dient  in  neuerer  Zeit  be- 
sonders die  folgende  von  W.  Nernst  ausgearbeitete,  der  Kohlrausch- 
schen  Form  der  Widerstandsbestimmung  entsprechende  ^Methode,  die 
eine  der  Wheats tone' sehen  ähnliche  Anordnung  darstellt. 

Princip  der  Methode.  In  Fig.  288  sei  J  ein  kleines  Induc- 
torium,  w?!  und  w,^  zwei  inductionsfreie  Widerstände,  c^  und  c^  zwei 
gut  isolirende  Condensatoren  von  den  Capa- 
citäten  c^  und  c^ ,  T  ein  Telephon.  Das 
Telephon  schweigt  nur  dann,  wenn 

w^  :  ^2  =  Ci  :  Ci  ist. 

Macht  man  w^  =  w^-,  richtet  den  einen 
Condensator  (C2  etwa)  veränderlich  (als  Mess- 
condensator)  ein,  so  gestattet  diese  Methode, 
beiCj  eingeschaltete  Capacitäten  miteinander' 
zu  vergleichen,  also  auch  die  Dielektricitäts- 
constante zu  bestimmen.      Ist  a  die  Capacität  des  Messcondensators, 
wenn  bei  Einschaltung  eines  Luftcondensators  Cj  das  Telephon  schweigt, 
h  die  Einstellung  für  denselben  Condensator,  wenn  er  mit  einer  isoli- 
renden  Substanz  von  der  Dielektricitätsconstante  Dx  gefüllt  ist,  so  ist: 

h 


=  D. 


a 


Die  Methode  giebt  schlechte  Resultate  oder  versagt,  wenn  die 
Substanzen,  deren  D  zu  ermitteln  ist,  auch  nur  spurenweise  leiten. 
Man  kann  mit  ihr  aber  auch  für  schwach  leitende  Substanzen  richtige 
Zahlen  erhalten,  wenn  man  zur  Compensation  der  Leitfähigkeit  des 
Condensators  c^  dem  zweiten,  dem  Messcondensator,  ebenfalls  eine 
entsprechende  Leitßlhigkeit  durch  einen  gestrichelt  angedeuteten  ver- 
änderlichen Nebenschluss  w^  ertheilt. 

Ist  w^  der  Leitungswiderstand  des  Condensators  Ci,  so  kommt  jetzt 
das  Telephon  zum  Schweigen,  wenn  sowohl 

Ci  =  C2     als  auch     w^  =  w^  ist. 

Im  Telephon  beobachtet  man  entsprechend  sowohl  ein  (Capacitäts-) 


432 


Dielektricitätsconstante. 


Fig.  290. 


Minimam,  wenn  durch  Einstellung  des  Condensators  c^  =  Cj,  als  auch 
ein  (Widerstands-) Minimum,  wenn  durch  Einstellung  des  Neben- 
schlusses w^  Ws  =  w^  ist. 

Apparat:  Als  Stromquelle  dient  ein  kleiner  Inductionsapparat, 
dessen  Unterbrecher  eine  kurze,  lose  gespannte  Drahtsaite  von  10  bis 
12  cm  bildet.  Die  Saite  muss  beim  Functioniren  einen  leisen  Kassel- 
ton  hören  lassen.  Die  elektrolytischen  Yerzweigungswiderstände  Wi 
und  w-i  sind  mit  der  Inductionsrolle  fest  verbunden,  zwei  verticale 
Glasröhren  von  etwa  13  cm  Höhe,  0,5  cm  Weite,  mit  einer  unteren  ein- 
geschmolzenen und  einer  oberen  verschiebbar  befestigten,  gut  platinirten 
Platinelektrode.  Als  Füllungsflüssigkeit  dient  zweckmässig  eine  Lösung 
von  181g  Mannit,  62g  Borsäure  in  1,5  Liter  Wasser,  weil  dieselbe 
einen  sehr  kleinen  Temperaturcoefflcienten  hat.  Der  Messcondensator 
besteht  aus  zwei  starken  rechteckigen  Messingplatten  von  etwa  8  cm 
Höhe,  lj2  cm  Länge.  Die  Capacität  wird  durch  Einschieben  einer  mit 
Fig.  289.  Nonius  versehenen  Glasplatte  vergrössert,  und  zwar 

A  n       nahezu  proportional  den  am  Nonius  abgelesenen  Yer- 

I  T       Schiebungen  der  Glasplatte.    Kleine  Abweichungen 

rirrl       ^Tfr"    von  diesem  Gesetze  wegen  der  verschiedenen  Dicke 

der  Glasplatte   etc.,    corrigirt   man 
ein-  für  aUemal  durch   einmaHges 
Calibriren  des  Condensators  (s.  w.  u.). 
Zur  Compensation  der  Leitfähig- 
keiten   der    unterauchten    Flüssig- 
keiten innerhalb  weiter  Grenzen  sind 
zwei    elektrolytische    Nebenschluss- 
widerstände (Fig.  289)  dem  Mess- 
condensator parallel  geschaltet,  eine 
enge  Röhre  r^  und  eine  weite  rj,  deren  eine  gemeinschaftliche  Elektrode  e 
eingeschmolzen  ist,  während  die  beiden  anderen  mittelst  Theilung  und 
Trommelschraube  messbar  verschoben  werden  können. 

Die  zu  untersuchende  Flüssigkeit  wird  in  das  dazu  bestimmte 
Gefass,  Fig.  290,  (Messgefass)  eingefüllt.  Die  Capacität  des  Troges  wird 
(ähnlich  wie  bei  Widerstandsbestimmungen)  durch  Aichung  mittelst 
einer  Flüssigkeit  von  bekannter  D  (gut  gereinigter  Aether  D  =  4,12 
Benzol  D  =  2,258).  Das  kleine  Dosentelephon  ist  mit  einer  isoliren- 
den  Handhabe  versehen,  weil  jede  Ableitung  hier  wie  überhaupt  an 
der  Leitung  ein  Nebengeräusch  verursacht. 

Versuchsanordnung:  Messcondensator  wie  Compensations- 
widerstände  werden  zweckmässig  sowohl  bei  Ci  wie  bei  C2  angewendet 
und  das  Messgefass  abwechselnd  dem  einen  und  dem  anderen  Mess- 
condensator parallel  geschaltet.  Dadurch  erhält  man  die  Capacität  des 
Troges  im  leeren  und  gefüllten  Zustande  direct  in  Scalentheilen  der 
Verschiebung  der  Glasplatten  und  die  Genauigkeit  ist,  weil  man  doppelt 
misst,  entsprechend  grösser. 


^VA.^/Z/a 


^ 


22: 


II 
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Die  Versuchsanordnung  ist  demnach  (Fig.  291)  folgende: 

«7"  ist  ein  Inductorium ;  Wi  und  Wi  die  Verzweigungswiderstände  | 

TTs  und  TF4  die  Nebenschlusswiderstände;  Cj  und  c,  die  Messcondemsatoren; 

C  das  zur  Aufnahme  der  zu  untersuchenden  Substanzen  dienende  Gefass, 

dis  durch  die  Cbntacte  ei  und  Cj  bald  zu  Ci,  bald  zu  Cg  geschaltet  wird. 

Uebung  1.      Gleichmachen  der  Widerstände  Wi  und   W^» 

1)  Man  entfernt  den  Trog  und  die  Widerstände  W^  und  W4,  macht 
der  Schätzung  nach'TFi  gleich  W^  und  verändert  die  Messcondensatoren, 
bis  ein  Minimum  im  Telephon  eintritt.  • 

2)  Man  schaltet  die  Leitungen  um,  so  dass  TTg  ^^  ^i  '^^^  ^1 
mit  O2  verbunden  ist.     Man  ändert  dann  theils  die  Widerstände  Wi 


Fig.  291. 


und  T^,  theils  die  Condensatoren, 
bis  wieder  ein  Minimum  eintritt. 
In  dieser  Weise  fährt  man  mit 
Umschalten  und  Einstellen  fort, 
bis  beim  Umschalten  keine  Aen- 
derung  der  Minimumstellung  des 
Gondensators  nöthig  ist. 

Uebung  2.     Galibrirung 
des  Messcondensators. 

1)  Das  leere  Messgefäss  wird 
mittelst  eines  Glasplättchens  von 
geeigneter  Dicke  (etwa  1  mm)  auf 
solche  Gapacität  gebracht,  dass 
sein  Hinzufügen  zu  e^  ein  Herausziehen  des  rechten  Gondensators  Cj 
um  nahe  1  cm  veranlasst. 

2)  Man  verstellt  den  linken  Condensator  bis  zur  Minimumstellung, 
während  der  rechte  auf  0  steht;  schaltet  hierauf  das  Messgefäss  an  e^ 
und  misst  die  entsprechende  Verschiebung  des  rechten  Gondensators. 
Sodann  wird  das  Gefäss  in  die  Mitte  zwischen  Ci  und  e^  gebracht, 
der  linke  Condensator  eingestellt,  während  der  rechte  auf  Eins  steht, 
das  Gefäss  wieder  addirt  u.  s.  f.      ' 

Würde  der  rechte  Condensator  ohne  Caliberfehler  sein,  so  müsste 
der  Addition  des  Gefasses  stets  die  gleiche  Verschiebung  (nämlich  nahe 
1  cm)  entsprechen ;  aus  den  Abweichungen  ergeben  sich  sofort  die 
Correctionen  für  den  Scalenwerth. 

3)  Man  ermittelt  dann  durch  Vergleich  mit  dem  rechten  Conden- 
sator den  Scalenwerth  des  linken. 

Uebung  3.      Bestimmung  von  Dielektricitätsconstanten. 

1)  Man  stellt  den  leeren  Trog  G  in  die  Mitte  zwischen  e^  und  e^, 
stellt  den  rechten  Condensator  auf  0  und  verändert  den  linken,  bis 
im  Telephon  ein  Tonminimum  eintritt. 

2)  Man  verändert  die  Nebenschlusswiderstände  TF3  und  TF^,  bis 
das  Telephonminimum  möglichst  scharf  ausgebildet  ist. 

Wiedemann-Ebert,  Praktikum.  28 
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3)  Man  schaltet  den  Trog  an  Cj,  verschiebt  die  rechte  Glasplatte, 
bis  wiederum  ein  Minimum  eintritt.     Condensatorstellung  s^. 

4)  Man  wiederholt  die  Messung  in  derselben  Weise,  indem  man 
das  Oefass  an  ei  anlegt.     Condensatorstellung  s^* 

•  5)  Man  füllt  den  Trog  mit  der  Aichungsflüssigkeit  und  bestimmt 
wieder  die  Condensatoreinstellungen  Ö^  und  <5x,  am  rechten  und  linken 
Messcondensator. 

6)  Man  .füllt  das  Gefass  mit  der  zu  verwendenden  Flüssigkeit  und 
ermittelt  in  der  gleichen  Weise  die  Condensatoreinstellungen  S2  und  S^. 
Ist  das  Telephonminimum  verwaschen,  die  Einstellung  ungenau,  so 
leitet  die  Flüssigkeit  und  man  hat  durch  Veränderung  des  Neben- 
ächlusses  W^  oder  W4  diese  Leitfähigkeit  zu  compensiren,  bis  ein  scharf 
ausgeprägtes  Minimum  zu  hören  ist. 

Berechnung:     Wenn  Dq   die  Dielektricitätsconstante  für  die 

Aichungsflüssigkeit,  s  =  -^—z — -    die    Verschiebung    des  Messconden- 

sators  für  den  leeren,  Ö  = — -  für  den  mit  der  Aichungsflüssig- 

keit  gefüllten  Trog  bedeutet,  so  ergiebt  sich  die  Dielektricitätsconstante 

c       1       ff 

einer  anderen  Substanz,  die  eine  Verschiebung  S  =  — — liefert: 

Beispiel:  Die  corriglrten  Werthe  sind  «2  =  12,3;  «i  =  13,7;  s  =  13. 
Als  Aichungsflüssigkeit  diente  Benzol,  D  =  2,258.  Die  corrigirten  a  Werthe 
sind  ^2  =  25,3,  ffj  =  27,6,  also  a  =  26,4.  Für  Aether  wurde  gefunden 
-S^2  =  49,3,  5i  =  52,7,  also  S  =  52,0. 

^  51  —  13      ,     , 

DAether  =  1,258  ^^  ^  __  ^^  +  1  =  4,5. 

Allgemeines.  Nach  den  oben  besprochenen  und  anderen  Metho- 
den ist  für  eine  grosse  Anzahl  von  Körpern  die  Dielektricitätscon- 
stante D  bestimmt  worden. 

Aus  der  Faraday' sehen  Anschauung,  dass  zwei  elektrische  Theil- 
chen  nicht  durch  eine  Femkraft  auf  einander  wirken,  sondern  durch 
Vermittelung  eines  zwischen  ihnen  beflndlichen  Mediums  hat  Maxwell 
den  Satz  abgeleitet,  die  Dielektricitätsconstante  I>  ist  gleich 
dem  Quadrate  des  Brechungsindex  n,  also: 

D  =  n^. 

Dadurch  wurde   eine  Beziehung  zwischen   elektrischen  und  optischen 
Erscheinungen  begründet. 

Der  Brechungsindex  n  bezieht  sich  auf  unendlich  lange  Wellen ;  bei 
Körpern  mit  geringer  Dispersion  gilt  die  Beziehung  auch  für  das  n 
für  sichtbare  Strahlen,  resp.  für  die  Cauchy'sche  Constante  Ä,  vgl. 
S.  235.     Für  solche  Körper  aber,  bei  denen  die  grossen  Wellen  einen 
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wesentlich  anderen  Brechungsindex  als  die  sichtbaren  besitzen,  müssen 
erstere  direct  zur  Vergleichung  herangezogen  werden;  dies  ist  z.  B. 
bei  Wasser,  Aethyl-,  Methylalkohol  und  anderen  Substanzen  /der  Fall. 
Das  Max  well' sehe  G-esetz  gilt  bei  Benutzung  der  C  au  chy' sehen 
Constanten  A  z.  B.  in  folgenden  Fällen: 

D  na 

Schwefel 3,97  3,89 

Paraffin 1,99  2,01 

Schweres  Flintglas    .    .   •   •    3,16  3,05 

Petroleum '.    .    2,07  2,07 

Terpentinöl 2,23  2,13 

Für  einige  andere  Substanzen  sind  folgendes  die  Dielektricitäts- 
constanten : 

Aether:  4,  Aethylalkohol :  26,  Amylalkohol:  16,  Wasser:  80. 

In  vielen  Fällen  ist  ein  Parallelismus  zwischen  der  Grösse  der 
Dielektricitätsconstanten  und  der  dissociirenden  Kraft  eines 
Lösungmittels  aufgefunden  worden;  d.  h.  je  grösser  die  Dielek- 
tricitätsconstante  eines  Lösungsmittels  ist,  um  so  weiter  sind  bei  gleicher 
Goncentration  Elektrolyte,  die  in  ihm  gelöst  sind,  in  ihre  Ionen  zer- 
fallen. 
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X.    Magnetismus,  Elektrodynamik  und 

Elektromagnetismus. 

A.    Einleitungi). 

1.    Wirkung  von  Magneten  auf  Magnete. 

Gebraucht  wird:  Zwei  längere  aufgehängte  Magnete;  zwei  kürzere 
Magnete  zum  Yerticalstellen ;  Hufeisenmagnet;  Gartonblätter;  Eisenfeile  im 
Gefäss  mit  Drahtnetz;  kurzer  Cylinder  aus  weichem  Eisen;  Ampere's 
Stativ;  zwei  Commutatoren ;  zwei  Chromsäure-Elemente;  Stativ  mit  Buff- 
schen  Spiralen;  zwei  Solenoide  auf  Stativen;  zwei  an  Fäden  aufgehängte 
Magnetstäbe;  zwei  Bahmen  mit  Drähten;  weicher  Eisenkern  mit  Draht* 
Spirale;  Stahl-  (Strick-)  Nadel;  Pappkästchen  mit  kleinen  Drahtnägeln;  kleine 
Bussole. 

Hängt  man  einen  magnetisirten  Stab  I  frei  auf,  dass  er  sich  in  der 
Horizontalebene  frei  bewegen  kann,  so  weist  sein  eines  Ende  nach 
Norden:  sein  Nordpol,  sein  anderes  Ende  nach  Süden:  sein  Südpol. 
Bestimmt  man  für  einen  anderen  Stab  II  Nord-  und  Südpol,  und 
ermittelt  man  die  Wechselwirkungen  zwischen  den  Enden  von  Stab  I 
und  Stab  II,  so  gilt  das  Gesetz: 

Gleichnamige  Pole  stossen  sich  ab,  ungleichnamige 
Pole  ziehen  sich  an. 

Man  führte  die  magnetischen  Erscheinungen  früher  darauf  zurück, 
dass  an  den  Polen  sich  besondere  imponderable  Fluida  „freier  Nord- 
(positiver)  und  Südmagnetismus  (negativer)",  entsprechend  der  positiven 
und  negativen  Elektricität,  befanden.  In  diesem  Sinne  sprach  man  und 
spricht  der  Bequemlichkeit  halber  auch  noch  jetzt,  trotzdem  sich  die 
Anschauungen  wesentlich  verändert  haben,  von  magnetischen  Mengen, 
freiem  Nord-  und  Südmagnetismus;  statt  dieser  Ausdrücke  kommen 
nach  und  nach  die  Ausdrücke  „Stärke  eines  Magnetpoles"  oder  „Pol- 
stärke" in  Gebrauch. 

Nord-  und  Südmagnetismus  sind  in  einem  Magneten  stets  in 
gleichen  Mengen  (+  /i  und  —  fx)  vorhanden  (die  Polstärken  sind  ein- 
ander gleich)  und  bei  langen  Stäben  nahe  an  den  Enden  derselben 
angehäuft.     Auf  einen  Magneten  werden  daher  von  anderen  Magneten 


^)  Wegen  der  vielen  in  Betracht  kommenden  neueren  Begriffe  ist  in 
diesem  und  dem  nächsten  Abschnitt  die  Einleitung  etwas  ausführlicher  als 
sonst  gehalten  worden. 
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(und  Strömen  s.  w.  u.)  zwei  entgegengesetzte  Kräfte  ausgeübt,  die 
ausser  Anziehungen  und  Abstossungen  auch  Drehungen  derselben  her- 
vorrufen. Auf  einen  Stab  von  der  Länge  l  mit  zwei  punktförmigen 
Polen  an  den  Enden  von  der  Starke  f(,  der  um  eine  durch  seine  Mitte 
gehende,  zu  seiner  Längsrichtung  senkrechte  Axe  drehbar  ist,  möge 
ein  sehr  weit  entfernter  Pol  P  wirken,  von  dem  senkrecht  zu  l  stehende 
Kräfte  ausgehen.  Ist  dann  a  eine  von  der  Entfernung  und  Stärke 
des  Poles  P  abhängige  Grösse  (die  Feldstärke  s.  unten),  so  wirken 
auf  die  beiden  Pole  die  Drehungsmomente  ^a^l,  zusammen  also  auf 
den  ganzen  Stab  das  Drehungsmoment  aftZ  =  aM  (S.  40),  wo  M=  fil 
das  sog.  magnetis>che  Moment  ist. 

Die  Wirkung  eines  Magnetpoles  erstreckt  sich  auf  den  ganzen 
Kaum,  und  zwar  mit  einer  von  Ort  zu  Ort  wechselnden  Stärke.  Man 
sagt,  der  Magnetpol  erzeugt  um  sich  ein  magnetisches  Feld.  Sind 
mehrere  Magnetpole  vorhanden,  so  liefern  diese  zusammen  ein  magne- 
tisches Feld.  Statt  von  den  Wirkungen  eines  Poles  zu  sprechen,  spricht 
man  von  denen  des  magnetischen  Feldes.  In  vielen  Fällen  ist  uns  auch 
nur  dieses  Feld  bekannt,  während  wir  von  den  dasselbe  erzeugenden 
magnetischen  Massen  direct  nichts  wissen,  so  z.  B.  bei  der  Wirkung 
des  Erdmagnetismus. 

Die  von  einem  Magnetpol  ausgehenden  Kräfte  können  Bewegungen 
anderer  Magnetpole  hervorrufen. 

Betrachten  wir  die  Wirkung  eines.  Nordpoles  auf  einen  Südpol, 
der  nach  allen  Richtungen  frei  beweglich  ist,  aber  doch  so,  dass  er 
in  Folge  des  Widerstandes  des  Mediums,  in  dem  er  sich  bewegt,  oder 
in  Folge  besonderer  Hemmungen  nie  eine  merkliche  Geschwindigkeit 
erlangen  kann. 

Der  Südpol  nähert  sich  dem  Nordpol  längs  einer  Curve  (in  diesem 
Falle  einer  geraden  Linie),  deren  Richtung  an  jeder  Stelle  mit  derjenigen 
der  von  dem  Nordpol  ausgeübten  magnetischen  Kraft  zusammenfallt. 
Man  nennt  eine  solche  Curve  auch  Magnetkraftlinie.  Ein  Nordpol 
bewegt  sich  auf  derselben  Curve  aber  von  dem  festen  Nordpol  fort. 
Ein  kleiner,  an  irgend  einer  Stelle  der  Curve  befindlicher  Magnet  stellt 
sich  mit  seiner  Axe  in  die  Richtung  der  Kraftlinie  ein.  Seine  Axe 
giebt  also  deren  Richtung  An. 

In  einem  magnetischen  Felde  werden  Eisenstücke ,  z.  B.  Eisen- 
späne ,  zu  Magneten ;  sie  ordnen  sich  dann  in  Folge  der  gegenseitigen 
Wirkung  zu  längeren  Fäden  oder  Ketten  i) ,  die  in  den  Kraftlinien  liegen 
und  so  deren  Verlauf  veranschaulichen. 

Durch  die  Einführung  der  Kraftlinien  lassen  sich,  ganz  abgesehen 
von  ihrer  theoretischen  Bedeutung,  vor  Allem  die  Erscheinungen  der 
Induction  bequem  beschreiben  (s.  w.  ü.). 


^)  Man  kann  die  Kraftlinien  auf  dem  Papier  fiziren,  wenn  man  dasselbe 
mit  einer  Lösung  von  weissem  Schellack  in  Alkohol  bestäubt. 
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Erzeugen  zwei  oder  mehrjere  gleichnamige  oder  ungleiclinamige 
Pole  das  Feld  ^),  so  haben  die  Kraftlinien  andere,  complicirtere  Formen. 

Offenbar  können  von  einem  Magnetpol  unendlich  viele  £j*aftlinien 
ausgehen.  Man  betrachtet  aber  von  ihnen  nur  eine  bestimmte  An- 
zahl, die  man  so  wählt,  dass  durch  sie  die  von  einem  Pol  an  einer 
Stelle  ausgeübte  Kraft  in  einfacher  Weise  ausgedrückt  wird. 

Die  Kraft  K  zwischen  zwei  Magnetpolen  von  den  in  beliebiger 
Weise  gemessenen  Polstärken  fXi  und  ^  in  der  Entfernung  r  ist  direct 
proportional  /u-j  und  ft2  ^'^^  umgekehrt  proportional  r*,  also 

Der  Factor  /  hängt  von  der  Wahl  der  Einheiten  für  fii  und  ^l^  ab. 
Als  Einheit  des  freien  Magnetismus,  der  magnetischen  Menge, 
der  Polstärke  ^  =  1,  definiren  wir  diejenige,  die  in  der  Entfernung^ 
r  =  1  auf  die  gleiche  Polstärke  ftj  =i  1  die  Kraft  1  ausübt,  dann  ist 
/=lund2) 

Feldstärke  H  heisst  die  an  der  betreffenden  Stelle  des  Feldes 
auf  die  magnetische  Masse  f&2  =  1,  den  Einheitspol,  und  zwar  aus 
Nordmagnetismus,  ausgeübte  Kraft: 

Man  wählt  nun  die  Zahl  der  von  einem  Pole  ausgehenden  Kraft- 
linien so,  dass  die  Feldstärke  gleich  der  Zahl  der  durch  die 
Flächeneinheit  gehenden  Kraftlinien  ist.  Von  der  magnetischen  Masse 
1  sollen  demnach  so  viel  Kraftlinien  ausgehen,  dass  auch  in  beliebiger 
Entfernung  r  die  durch  die  Flächeneinheit  gehende  Anzahl  von  Kraft- 
linien gleich  der  Feldstärke  ist.  Von  der  magnetischen  Masse  ^i  gehen 
dann  /u.mal  so  viel  Kraftlinien  aus. 

Von  einem  Pol  ft  gehen  nach  allen  Bichtungen  gleichmässig  ver- 
theüt  Kraftlinien  aus.  Im  Abstände  r  =  1  ist  die  auf  den  Einheitspol 
ausgeübte  Kraft,  d.  h.  die  Feldstärke, 

Die  Kraftlinien  vertheilen  sich  auf  der  Oberfläche  einer  Kugel  vom 
Radius  r  =  1,  also  auf  der  Oberfläche  0  =  4^. 

Damit  auf  die  Oberflächeneinheit  ft  Kraftlinien  kommen,  müssen 


^)  Streng  genommen  haben  wir  stets  zwei  Pole,  wir  können  aber  z.  B. 
durch  Verwendung  sehr  langer  Magnetstäbe  den  einen  so  weit  fort  verlegen, 
dass  nur  die  Wirkung  des  anderen  betrachtet  zu  werden  braucht. 

2)  Da  hiemach  /ä  =  vKr^  ist,  so  bestinmit  sich  die  Dimension  von  /ui  zu 

M  =  [VmTr^  =  [m'/«f/««~T;   dabei    ist    der   Einfluss   des   Zwischen- 
mediums vernachlässigt. 
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von    dem  Pol  43rft    ausgehen,    von    dem  Einheitspol   also  43r  Kraft- 
linien ^), 

Die  Wechselwirkungen  von  Magnetpolen  lassen  sich  aus  den 
Kraftlinienbildem  aus  der  Ann9>hme  ableiten,  dass  längs  den  £j:aft- 
linien  ein  Zug,  senkrecht  zu  denselben  ein  Druck  stattfindet.  Durch 
die  einen  Nord-  und  einen  Südpol  verbindenden  Kraftlinien  werden  die- 
selben gleichsam  gegen  einander  gezogen,  durch  die  von  zwei  gleich- 
namigen Polen  ausgehenden  und  neben  einander  verlaufenden  Kraft- 
linien werden  sie  aus  einander  gestossen.  Aus  den  Kraftlinienbildem 
(s.  w.  u.)  beliebiger  Magnete,  Ströme  und  Magnete,  mehrerer  Ströme 
kann  man  ebenfalls  in  dieser  Weise  die  bekannten  Bewegungserschei* 
nungen  direct  ableiten, 

2.    Wirkung   von  Strömen    auf  Magnete   und  von  Magneten 
auf  Ströme.     Kraftlinienfelder  von  Strömen. 

Elektrische  Ströme  wirken  auf  Magnete  resp.  Magnetpole.  Wäh- 
rend bei  Einwirkung  eines  Magnetpoles  auf  einen  Magneten  dieser  sich 
so  stellt,  dass  er  nach  dem  Pole  hinweist,  .stellt  er  sich  nach  der  Amp  er  er- 
sehen Regel  dem  Strome  gegenüber  so  ein,  dass  er  senkrecht  zu  dem- 
selben steht. 

Die  von  einem  geradlinigen  Strome  auf  einen  Magnetpol  aus- 
geübte Kraft  liegt  also  nicht  in  der  Verbindungsrichtung  von  Strom 
und  Magnet,  sondern  sie  steht  senkrecht  zu  der  durch  Strom  und 
Magnetpol  gelegten  Ebene. 

Führt  man  die  erstere  Einstellung  auf  die  Existenz  eines  um  den 
Pol  entstehenden  Kraftlinienfeldes,  in  dem  die  Kraftlinien  nach  dem  Pol 
hinweisen,  zurück,  so  muss  auch  um  den  Strom  ein  von  Kraftlinien 
erfülltes  Feld  entstehen,  die  Kraftlinien  stehen  hier  p^^  292. 

aber  senkrecht  zum  Strome  und  bilden  um  denselben 
geschlossene  Kreise,  es  entsteht  ein  zu  ihm  conaxiales 
Kraftfeld.  Ein  Magnetpol  bewegt  sich  im  Kreise  um 
den  Strom,  und  zwar  der  Nordpol  für  einen  in  der 
Richtung  des  Stromes  ihn  anblickenden  Beobachter 
im  Sinne  des  Uhrzeigers  (Fig.  292). 

Auf  ein  senkrecht  zum  Strome  stehendes  Blatt  Papier  gestreute 
Eisenfeile  ordnet  sich  in  der  That  in  concentrischen  Kreisen  an  (vergl. 
Fig.  292  und  296). 

Hält  man  den  Magneten  fest,  und  macht  den  Strom  beweglich,  so 
muss  nach  dem  Princip  von  Action  und  Reaction  der  Strom  sich  be- 
wegen. 

Nach  der  Ampere' sehen  Regel  (vgl.  S.  368)  wird  für  einen  mit 


1)  Dies  ist  eine  willkürliche,  zur  Erleichterung  der  Rechnungen  gemachte 
Festsetzung. 
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dem  Strome  Schwimmenden  ein  Nordpol  nach  links  verschoben.  Ist 
der  Strom  beweglich,  so  wird  der  Strom  nach  rechts  verschoben.  Legt 
man  an  den  Stromträger  die  rechte  Hand  mit  der  Hohlhand  nach  der 
Magaetnadel  zu  in  der  Richtung  des  Stromes,  so  wird  der  Nordpol  in 
der  Daumenrichtung  bewegt. 

Mit  Zuhülfenahme  der  Kraftlinien  lässt  sich  die  Regel  für  die  Be- 
wegung folgendermaassen  geben  (sog.  linke  Handregel): 

Hält  man  den  Zeigefinger  der  linken  Hand  in  die  Richtung  der 
MagnetkraftHnien  des  Feldes  (vom  N-  zum  S'-Pol),  den  Mittelfinger  in 
die  Stromrichtung,  so  erfährt  der  Leiter  einen  Bewegongsantrieb  in 
der  Richtung  des  Daumens. 

Auch  bei  dem  Strome  können  wir  an  den  einzelnen  Stellen  des 
ihn  umgebenden  Raumes  von  einer  Feldstärke  sprechen. 

Bei  einem  geraden  Leiter,  der  von  einem  Strome,  von  der  Intensität 
i  durchflössen  wird,  ist  dieselbe  im  Abstände  r  von  demselben 

r 

Wie  mehrere  gleichzeitig  vorhandene  gleichnamige  und  ungleich- 
namige Magnetpole  verschieden  gestaltete  Felder  erzeugen,  so  ist  dies 
auch  bei  mehreren  Strömen  der  Fall. 

Das  Feld  zweier  paralleler  gleichgerichteter  Ströme  giebt  Fig.  298, 
dasjenige  paralleler  entgegengesetzter  Fig.  297,  und  zwar,  wenn  die 
Zeichnungsebene  senkrecht  zu  den  Leitern  steht.  Im  ersten  Falle  legen 
sich  die  Kraftlinien  als  Lemniscaten  um  die  beiden  Ströme,  im  zweiten 
Falle  sind  dieselben  excentrisch  zu  den  Drahtquerschnitten  liegende 
Kreislinien.  Hat  der  Stromleiter  die  Gestalt  eines  Kreises,  so  werden 
auf  einen  im  Inneren  desselben  gelegenen  Magnetpol  von  allen  Theilen 
des  Sromes  gleichgerichtete  Kräfte  ausgeübt;  ein  innerhalb  des  Strom- 
kreises aufgehängter  Magnet  stellt  sich  senkrecht  zu  der  Ebene  des 
Kreises,  wenn  wir  von  der  Wirkung  der  Erde  absehen  (die  Stellung 
bei  Berücksichtigung  derselben  ergiebt  sich  aus  S.  400). 

Das  Bild  der  Kraftlinien  ist  ähnlich  dem  bei  zwei  parallelen 
entgögengerichteten  Strömen. 

Verbindet  man  mehrere  kreisförmige,  so  neben  einander  gelegte 
Leiter,  dass  ihre  Axen  zusammenfallen,  so  nennt  man  dies  ganze 
Drahtsystem,  wenn  es  kurz  und  gedrungen  ist.  Spule,  wenn  es  lang 
und  gestreckt  ist,  Solenoid. 

Bei  einem  Solenoid  verlaufen  die  Kraftlinien,  wie  die  Figur  (S.  299) 
zeigt;  ihr  Verlauf  ausserhalb  des  Solenoides  gleicht  also  sehr  demjenigen 
bei  einem  Magneten. 

In  der  That  sind  auch  die  Wirkungen  von  Solenoid  und  Magnet 
sehr  ähnlich  (vgl.  S.  447). 

^)  Die  Intensität  ist  dabei  gemessen  in  Dekaamp^res  (=  10  Amperes), 
d.  i.  in.  elektromagnetischem  Maasse. 
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3.    Wirkung  Yon  Strömen  auf  Ströme. 

Ampere  hat  gefunden,  dass  etromdarchflosseiie  feste  Leiter  auf 
bewegliche  Ströme  Eräft«  anaüben;  die  ron  ihm  aufgestellten  Geaetze 
lauten: 

Parallele,  gleichgerichtete  Ströme  ziehen  sich  an,  parallele  ent- 
gegengerichtete Ströme  stossen  sich  ab,  gekreuzte  Ströme  Buchen  aich 
parallel  zu  stellen.  Senkrecht  zu  einander  stehende  Ströme  wirken  nicht 
anf  einander  ein.  In  der  gegenseitigen  Terlängerung  liegende  Ströme 
stossen  sich,  wenn  gleich  gerichtet,  ab,  wenn  entgegengesetzt  gerichtet, 
ziehen  sie  sich  an. 

Die  Wechselwirkung  der  parallelen  Ströme  lässt  sich  ohne  Weiteres 
aus  den  Eraftlinienbildem  und  dem  S.  439  Gesagten  ableiten. 

B.    UebuDgen. 
1.     Magnetismus. 
Uebung  1,     Lage  der  Pole.     Ein  Magnetstab  wird  in  Eisen- 

feilichfc  getaucht;  dieses  haftet  besonders  an  den  Enden.  Der  „freie 
Magnetismus"    ist   hier  pjj,  ^ys 

besonders  stark,  die 
magnetischen  Pole  liegen 
nahe  an  den  Enden. 

ITebang  2.  Wir- 
kung von  Magnet- 
polen auf  Magnet- 
pole. Von  zwei  gleichen 
Magnetstäben  wird  erst 
der  eine,  dann  der  an- 
dere frei  aufgehängt,  die 
Nordpole  mit  Papier  be- 
zeichnet und  das  Gesetz 
der  Anziehung  geprüft. 

Uebung  8.  Ge- 
stalt der  Kraftlinien. 
Einer  oder  beide  Mag- 
netstäbe werden  Tertical 

aufgestellt,  auf  die  nach  oben  gerichteten  Pole  derselben  wird  ein  Blatt 
glatten  Cartons  gelegt  und  auf  dieses  EisenfeUicht  gebracht,  dieselbe 
ordnet  sich  in  Curven,  den  Kraftlinien. 

Einer  der  Magnetstäbe  wird  aufgestellt.   Die  Gestalt  der  Kraft- 
linien ist  die  Fig.  293  wiedei^egebene.     An  den  Polen  häuft  sich  das 

1)  Die  Figuren  293  Mb  299  sind  dem  Werks  von  BeniBOhke,  Magoe- 
tiamoe  und  ElektriciUtt,  entnommen. 
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Eisenfeilicht  an,  stellt  sich  zum  Theil  senkrecht  und  schräg  nach  oben, 
da  nach  allen  Seiten  Kraftlinien  ausgehen.    Das  Eisenfeilicht  häuft  ^icb 
besonders  an  den  R&ndem  der  Polfläohen  an,  da  an  ihnen  am  meiBten 
Yia.29i.  freier  Magnetismus  vor- 

handen ist. 

2)  Die  beiden  Hagnet- 
stäbe  werden  neben  ein- 
ander aufgestellt ,  und 
zwar  in  verschiedenen 
Entfernungen,  und  zwar 
so,  dass  a)  gleichnamige 
Pole  nach  oben  st«ben; 
man  erhält  Kraftlinien 
wie  Fig.  294;  b)  un- 
gleichnamige Pole  nach. 
oben  stehen:  man  erhält 
Kraftlinien  wie  Fig.  295- 

3)  Ein  Magnetstab  wird  horizontal  hingelegt,  auf  ihn  ein  Carton- 
blatt  gelegt  und  Eisenfeilicht  gestreut. 

4)  Für  einen  Hufeisenmagnet  werden  die  Kraftlinien  erzeugt. 

5)  Die  oben  benutzten  Magnetstäbe  werden  a)  neben  einander, 
b)  in  ihrer    gegenseitigen  Verlängerung    aufgestellt,   so   daea   1.  ihre 

Pig   29b.  gleichnamigen,    2.  ihre 

ungleichnamigen  Pole 
einander  zugekehrt  sind, 
und  die  Kraftlinienbilder 
erzeugt 

Uebuiig4.  Bestim- 
mung der  Polatärke 
des  freien  Magnetis- 
mus eines  Stabes. 
1)  Auf  eine  Waage  wird 
einMagnetatab(ca.  25cm 
lang)  gelegt  und  gewo- 
gen, sein  Gewicht  sei  Ggr. 

2)  Seinem  einen  Pol  fi,  wird  von  unten  der  gleichnamige  Pol  ^ 
«ines  ebensolchen,  möglichst  gleichen  Magnetstabes  genähert,  ji^  stöast 
ft^  ab.  Man  legt  Gewichte  auf,  bis  wieder  Gleichgewicht  vorhanden 
ist,  dag  Zusatzgewicht  sei  y  gr. 

3)  Man  misst  den  Abstand  zwischen  (ii  und  [ij,  er  sei  rem. 
Berechnung  und  Beispiel ').    Wir  machen  die  vereinfachenden 

Annahmen,  dass  die  freien  Magnetismen  ganz  an  den  Enden  dep  Stäbe 

>)  Bei  den  zahlreichen  vereinfachenden  AnnabmeD  kann  die  Berfichnung 
nur  eine  AoBcbaunng  von  der  FoUtSrlie'beBtimmuDg  etc.  geben. 
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concentrirt  seien,  und  dasa  die  Stäbe  so  lang  nnd  ihre  Enden  einander  so 
nahe  seien,  dass  die  Wirkung  der  einander  zunächst  liegenden  Pole  auf 
einander  die  aller  anderen  Pole  anf  einanderüherwiegt;  weiter  aollen  die 
Magnete  gleich  stark  sein,  dann  ist  (ii  ^  fi^.  Die  Kraft  zwischen  fi, 
und  Hi  ist  y  gr  =  y ,  981,3  Dynen  oder  rund  y.  1000  Dynen ,  oder 
so  viel  Dynen,  als  die  Kraft  MiUigramine  beträgt.     Nach  der  Formel 

K  T=  Hl  ftj/r'  ist  also  

11  =  r  .  Yy  .  1000. 
Bei  einem  Versuch  war  2  =  25,  G=35gr,  r  =  4,0,  y  =  0,160  gr 
=  160mgr=  160  Dynen  {streng  0,160 .  981,3  =  157  Dynen).  Daraus 
folgt  für  die  Polstärke  (i  :=  4  . "j/lSO  r=  4  .  12,6  =  50,4  absolute 
(C.-G,-S.)  Einheiten.  —  Specifigcben  Magnetismus  nennt  man  das 
Verhältniss  des  magnetischen  MomenteB  zu  der  Masse  des  Stabes.  Das 
Moment  des  obigen  Stabes,  Länge  mal  Folstärke,  ist  M  :=  fil  =^  ß0,4 
X  25  ^  1260.  Der  specifiache  Magnetismus  ist  also  S  =^  MjG 
=  1260/35  =  36. 

2.     Elektrodynamik. 
I.    Kraftlinienbilder  bei   stromdurchflossenen  Leitern. 
Uebung  1.     An  zwei  verticalen  Holzrahmen  von  30  cm  Länge  ist 
je   eine  quadratische  Drahtepule   toq   ca.   20  übersponnenen  Kupfer- 
Fig.  296.  Fig.  297. 


drahten  so  befestigt,  dass  die  eine  senkrechte  Seite  der  Drähte  R\  (resp. 
Äj)  frei  bleibt.  Durch  die  Drähte  wird  ein  Strom  von  ca.  1  bis  2  Amp. 
geschickt,  das  Feld  entspricht  also  demjenigen  eines  Drahtes,  der  von 
20  bis  40  Amp.  durchflössen  wird. 

1)  UeberÄi  wird  einCartonblatt  geschoben,  mit  Eisenfeile  bestrent, 
mit  den  Fingernägeln  geklopft,  dann  erhält  man  die  Kraftlinien  (Fig.  296). 

2)  Die  beiden  Rahmen  £]  und  R^  werden  neben  einander  gestellt, 
über  beide  ein  Cartonblatt  geschoben  etc.  und  der  Strom  durch  beide 
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in  gleichem  und  entgegengesetztem  Sinne  geschickt.     Die  Kraftlinien 

haben  im  ersten  Falle  die  Gestalt  (Fig.  297),  im  zweiten  Falle  die  der 

Fig.  298.        ■ 

'  ''3)  An  einerflachen  Spnle,  wie  lie  z.B.  bei  der Tangentenbussole  zur 

Anwendung  kommt,  werden  die  Kraftlinien  erzeugt,  sie  geben  dieselbe 
Fig.  298.  Figur  wie  zwei  parallele 

entgegengesetzte  Ströme 
(Fig.  298).  (Der  Unter- 
schied ist  der,  dass  die 
Figur  bei  der  Spule  für 
jede  senkrecht  zu  der 
Ebene  derselben  durch 
den  Mittelpunkt  gebende 
Ebene  die  gleiche  isi,  fOr 
parallele  Drähte  aber 
nicht.) 

4)  Die    Kraftlinien 
werden  für  ein  Soleuoid, 
das  locker  gewickelt  ist, 
erzeugt,man  erbalt  nahe- 
zu Fig.   299,    die    weissen   Stellen    der  Zeichnung    entsprechen    dem 
Solenoid.     Im  Inneren  sind  die  Kraftlinien  fast  parallel  und  divergiren 

-pj„   2se  ^'^  ^^^  Enden ,  wie  an 

den   Polen    eines    Mag- 

5)  Die  Kraftlinien 
werden  für  ein  längeres 
Solenoid  mit  mehr  Win- 
dungen erzeugt,  die  Di- 
yergenz  an  den  Enden 
und    die   Analogie    mit 

~  den  Kraftlinien  eines 
Magneten  tritt  sehr  deut- 
lieh  hervor, 

n.  Wechselwir- 
kung zwischen  Strö- 
men und  Strömen: 
Elektrodynamik. 

Uebungl.  Man  ver- 
bindet die  Klemmschrau- 
ben der  Ampere'scben 
Stative,    Fig.   300,    unter  'Zwischenschaltung    je    eines   Commutators 
mit  den  Polen  je  eines  Ghromsäure-ElementeB ,  und  zwar  so,  dass  die 
Ströme  in  der  in  der  Figur  angedeuteten  Richtung  laufen.    Mau  nähert 
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den  TheU  gf  dem  Theile  ad,  es  zeigt  sich  eine  Anziehung,  man  nähert 
den  Theil  gf  dem  Theile  cb,  ea  zeigt  sich  eine  AbstoaBung.  Ee  ergiebt 
eich:  Gleich  gerichtete  Ströme  ziehen  sich  an,  entgegengesetzt 
gerichtete   atoasen  sich  ab  (elektrodynamische  Wirkungen). 

Man  wechselt  die  Stromrichtung  und  controlirt  das  gefundene 
Resultat. 

Man  hält  /jj  so  unter  de,  daas  sie  einen  Winkel  mit  einander 
bilden,  ahcä  dreht  sich  so,  dass  in  de  und  gf  parallel  gerichtete 
Ströme  fliessen. 

Bemerkung.  Man  kann  diese  Wirkungen  auch  ans  den  Eigen- 
Schäften  der  Kraftlinien  ableiten  (a.  oben). 

TTebunga.  Man  verbindet  dieEndenaundbdereinenBufrschen 
Bandspirale  Si  (Fig,  301,  a.  f.  S.)  und  die  Enden  c  und  A  der  anderen  S^ 
Pig.  300. 


unter  Einschaltung  von  Commntatoren  mit  den  Polen  je  eines  Elementes. 
Man  beobachtet  Anziehungen  und  Abstoaaungen.  Verfolgt  man  die 
Stromrichtung,  so  ergiebt  sich  dasselbe  Gesetz  wie  oben.  (Bei  den 
Spiralen  üben  hauptsächlich  die  einander  zunächst  liegenden  Theile 
Wirkungen  auf  einander  aua.) 

Uebung.  3.  Man  hängt  die  Brahtspirale  (Fig.  302,  a.  f.  S.)  auf  das 
Stativ  Fig.  300'  und  nähert  ihrer  Grundfläche  diejenige  einer  eben- 
solchen Spirale;  durch  beide  leitet  man  Ströme.  Fhessen  in  den  be- 
nachbarten, einander  zugekehrten  kreisförmigen  Grundflächen  die 
Ströme  in  gleichem  Sinne,  so  ziehen  sich  die  Spiralen  an,  aonat  stosaen 
sie  sich  ab. 

Uebung  4.  Man  überlässt  die  aufgehängte  stromdurchflossene- 
Spirale  eine  Zeit  lang  sich  selbst.  Sie  richtet  sich  mit  ihrer  Aie  nord- 
sfldUch ,  und  zwar  so,  daaa  in  dem  nach  Norden  gerichteten  Ende  die 
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Ströme    einem    von    auBBen    darauf  blickenden  Beobachter  entgegen- 
gesetzt  dem  Siane   des   Uhrzeigers,    in   dem  nach  Süden  gerichteten 
Ende  in.  dem  Sinne  dea  Ührzeigera  zu  flieaaen  scheinen.     Man  spricht 
■-       Fig.  301.  Fig.  302.  von  einem  Nord- und 

**  Vi  einemSüdpoldeaSole- 

Tij  noides  oder  der  Spi- 

Anch  die  Wirkun- 
(en   2  Tjnd  3  lassen 
eich   erklären,    wenn 
man   die  Wirkungen 
n  Strömen  anf  ein- 
ander ala  bedingt  ansieht  durch  die  aie  um- 
gehenden Krtiftlinien. 


iMHli 


3.    Wirkung  Ton  Strömen 

auf  Hagnete    und    von  Magneten    auf 

Ströme.     Elektromagnetismus. 

Uebung.   1.     Man   nähert   den  Polen 

eines  anf  einer  Spitze  schwebenden  Magnet- 
Stabes  den  Praht  gf  des  einen  Geatelles, 
Fig.  300,  nnd  zwar  in  den  yerachiedensten 
Stellungen,  nnd  vergleicht  die  Bewegungen 
mit  der  Ämp^re'schen  Regel  und  der  ent- 
sprechenden rechten  Handregel  (vergl.  S.  368). 
Uebung  2.  Man  nähert  den  verechie- 
denen  Theilen  dea  beweglichen  Drahtvier- 
eckes ahcd  von  innen  und  aussen  die  beiden 
Pole  eines  Magneten  und  vergleicht  die  Be- 
wegungen mit  der  linken  Handregel  auf 
S.  440. 
—  -jy  Uebung  8.    Man  schiebt  über  cb  einen 

Hufeisenmagnet,  eo  daas  die  von  den  Polen 
ausgehenden  Kraftlinien  ch  schneiden.  Die  Pole  unterstfitzen  eich  in 
der  Wirkung,  resp.  die  Zahl  der  Kraftlinien  wird  bei  dieser  Anordnung 
vergröeeert.  Kehrt  man  den  Elektromagneten  um  180"  um,  so  kehrt 
sich  auch  die  Bewegung  um. 

Uebut^  4.  1)  Man  nähert  die  stromdnrchflossene  Spirale  (Fig.  302) 
einer  drehbaren  Magnetnadel,  der  Nordpol  wird  vom  Nordende  ab- 
gestossen,  der  Südpol  angezogen,  umgekehrt  ist  es  am  Südende. 

2)  Man  nähert  dem  Nordende  eines  am  Stativ  aufgehängten  vom 
Strome  durchflossenen  Solenoides  (Fig.  302)  den  Nordpol  eines  Magneten, 
ea  wird  abgestoasen,  man  nähert  den  Südpol,  es  wird  angezogen. 
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Aus  dem  Obigen  folgt:  In  vieler  Hinsicht  verhalten  sich  Solenoide 
wie  Magnete  und  Magnete  wie  Solenoide.  Das  einen  Magneten  er- 
setzende Solenoid  ist  so  beschaffen,  dass  einem  von  aussen  blickenden 
Beobachter  an  dem  Nordpole  die  Ströme  entgegengesetzt  dem  Sinne 
des  Uhrzeigers,  am  Südpole  im  Sinne  des  Uhrzeigers  zu  fliessen 
scheinen  (Fig.  303). 

Fig.  303.  Fig.  304. 


TO'/' 


Die  Wechselwirkungen  von  Strömen  und  Magneten  ergeben   sich 
auch  aus  der  Betrachtung  der  Eraftlinienbilder  in  beiden  Fällen. 


4.      Verhalten    von    stark    magnetifiirbaren    Körpern    im 

magnetischen  Felde. 

Eine  Eeihe  von  Körpern,  wie  Eisen,  Stahl,  Nickel,  Kobalt,  Magnet- 
eisenstein u.  a.,  werden,  wenn  sie  einem  Magneten  genähert,  oder  allr 
gemein,  wenn  sie  in  ein  magnetisches  Feld  gebracht  werden,  selbst 
magnetisch,  d.  h.  sie  ziehen  Eisenstücke  an. 

Uebungl.  Magnetisirung  durch  einenMagneten.  Auf  eine 
an  einem  Stativ  befestigte  Glasplatte  6r  stellt  man  einen  kleinen  Eisen- 
cylinder  C.  Hält  man  unter  C  etwa  einen  Nagel  N  und  nähert  C 
einen  Magneten  üf ,  so  wird  N  angezogen  und  fallt  nicht  ab ,  entfernt 
man  M,  so  fallt  der  Nagel  ab.  Unter  dem  Einflüsse  des  Magneten  ist 
also  Ctemporär  magnetisch  geworden,  wird  aber  unmagnetisch  bei 
Entfernung  der  magnetisirenden  Ursache.  Stahl ,  der  magnetisch  ist, 
behält  dagegen  seine  magnetische  Eigenschaft,  er  liefert  permanente 
Magnete. 

Uebung  2.  Magnetisirung  im  magnetischen  Felde  eines 
Solenoides. 

a.  1)  Man  legt  in  eine  Drahtspirale,  Fig.  304,  eine  Glasröhre  (in 
der  Figur  ist  die  Glasröhre  fortgelassen),  und  in  diese  einen  weichen 
Eisendraht.  Eisenstückchen,  etwa  kleine  Nägel,  werden  von  demselben 
nicht  angezogen. 

2)  Man  leitet  einen  Strom  durch  die  Spirale;  der  Eisendraht  zieht 
die  Nägel  an  und  trägt  sie,  er  ist  magnetisch  geworden. 

3)  Man  unterbricht  den  Strom,  die  Nägel  fallen  ab,  der  Draht 
wird  wieder  unmagnetisch. 

Im  ersten  Falle  ist  der  Eisendraht  ein  Elektromagnet  geworden. 
Ein  Elektromagnet  ist  ein  Stück  weiches  Eisen,   das  durch  einen 
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Sti'om,  den  man  um  dasselbe  leitet,  in  einen  Magneten  verwandelt  ist. 
Beim  Aufhören  des  Stromes  verschwindet  der  Magnetismus  fast  voll- 
ständig. 

«b.  1)  Man  legt  in  die  Glasröhre  in  der  Spirale  einen  Stahldraht 
(eine  Stricknadel),  der  Stahl  wird  beim  Herumleiten  des  Stromes 
magnetisch,  wenn  auch  schwächer  als  das  Eisen,  es  haften  an  ihm  die 
Nägel. 

2)  Man  öffnet  den  Strom ,  die  Nägel  fallen  nicht  ab ,  der  Stahl 
bleibt  magnetisch. 

c.  1)  Man  nähert  der  vom  Strome  durchflossenen  Spirale,  die  mit 
ihrer  Axe  in  der  OW -Richtung  aufgestellt  ist,  eine  auf  diner  Spitze 
schwebende  Magnetnadel,  und  bestimmt  das  Ende  der  Spirale,  von  dem 
der  Nordpol  angezogen,  der  Südpol  abgestossen  wird. 

2)  Man  legt  in  die  Spirale  das  weiche  Eisen,  der  Nordpol  wird 
viel  stärker  angezogen,  der  Südpol  viel  stärker  abgestossen. 

Daraus  folgt:  Der  durch  den  Strom  in  einem  weichen  Eisen- 
kern erzeugte  Magnetpol  ist  stets  so  beschaffen,  dass  wir  an- 
nehmen können,  es  fliessen  um  ihn  Ströme  in  demselben 
Sinne,  wie  in  der  mägnetisirenden  Spirale. 

Allgemeine  Bemerkung:  Ampere  hat  die  Anschauung  auf- 
gestellt, dass  die  magnetisirbaren  Körper  aus  kleinen  Molecular- 
magneten  bestehen,  gebildet  aus  Molecülen,  die  von  Kreisströmen  um- 
flossen und  durch  die  Molecularkräfte  in  ihren  gegenseitigen  Lagen 
erhalten  werden.  Beim  Magnetisiren  werden  alle  diese  Molecular- 
magnete  mit  ihren  Kreis  strömen  um  ihre  Schwerpunkte  gedreht  und 
mehr  oder  weniger  vollkommen  gerichtet,  und  zwar,  wie  die  oben  aus- 
geführten Versuche  zeigen,  so,  dass  die  Molecularströme  dem  mägne- 
tisirenden Strome  mehr  oder  weniger  parallel  liegen  und  mit  ihm  im 
gleichen  Sinne  fliessen.  Beim  Aufheben  der  mägnetisirenden  Kraft 
kehren  beim  Eisen  die  Molecularmagnete  fast  völlig  durch  die  Wirkung 
der  Molecularkräfte  in  ihre  ursprüngliche  Lage  zurück,  beim  Stahl 
bleiben  sie  in  Folge  von  Reibungskräften,  der  Coercitivkraft,  mehr  oder 
weniger  in  ihrer  neuen  Lage,  werden  aber  auch  in  Folge  derselben 
viel  schwieriger  in  eine  bestimmte  Lage  gebracht,  als  beim  Eisen. 


XL    I  n  d  u  c  t  i  0  n. 

Gebraucht  wird:  Empfindliches  Galvanometer  mit  Fernrohr  undScala, 
event.  zur  Projection  eingerichtet;  zwei  starke  Stabmagnete ;  dreiBabmen  mit 
Drähten,  um  eine  in  der  Inclinationsrichtung  liegende  Axe  drehbar;  zwei 
Solenoide  von  verschiedenem  Durchmesser ;  kleiner  Elektromagnet ;  Eisenkerne ; 
Disjunctor;  der  Wagner 'sehe  Hammer;  Inductions-  (Schlitten-)  Apparat 
mit  einem  Messing-,  einem  massiven  Eisen-  und  einem  Eisendrahtbündel- 
kern und  Handhaben;  kleine  G  ei  ssler' sehe  Röhre. 

Einleitung. 

Aendert  man  die  relative  Lage  zwischen  einem  Leiter  Ä  und 
einem  Strome  B,  nähert  oder  entfernt  man  sie  von  einander,  so  ent- 
steht in  dem  Leiter  ein  „inducirter"  Strom;  ändert  man  die  Lage  eines 
Leiters  gegenüber  einem  Magneten,  so  entsteht  ebenfalls  ein  Strom. 
Aendert  man  die  Intensität  des  Stromes,  oder  die  Stärke  des  Magneten, 
so  entsteht  ebenfalls  ein  Strom.  Nur  in  ganz  vereinzelten  Ausnahme- 
fällen tritt  dies  nicht  ein. 

Man  nennt,  wie  erwähnt,  den  in  dem  Leiter  Ä  erzeugten  Strom 
den  inducirten  Strom,  den  Strom  in  demLeiter  J5  deninducirenden. 
Man  nennt  auch  den  Leiter  B  den  primären,  den  Leiter  Ä  den 
secundären  Leiter. 

Di^  Induction  bei  Wechselwirkung  von  Strömen  und  Leitern  heisst 
Elektroinduction  oder  Voltainduction;  sie  entspricht  den  elektro- 
dynamischen Wirkungen.  Die  Induction  bei  Wechselwirkung  von 
Magneten  und  Leitern  heisst  Magnetöinduction,  sie  entspricht  den 
elektromagnetischen  Wirkungen. 

Die  Bedingungen,  unter  welchen  ein  inducirter  Strom  entsteht 
und  unter  welchen  nicht,  lassen  sich  durch  die  Art  der  Veränderung 
gewisser  mathematisch -physikäHscher  Grössen  definiren,  weit  anschau- 
licher aber  bei  Zugrundelegung  der  Kraftlinien.  Die  Versuche  ergeben, 
dass  die  Lagenänderung  des  Leiters  gegen  die  Kraftlinien  die  inducirten 
Ströme  nach  Kichtung  und  Grösse  bestimmt;  da  nun  in  der  Umgebung 
von  Strömen  und  Magneten  Kraftlinienfelder  vorhanden  sind,  so  kann 
man  die  bei  beiden  auftretenden  Inductionserscheinungen  einheitlich  zu- 
sammenfassen. 

Schneidet  ein  Leiter  bei  seiner  Bewegung  Kraftiinien  oder  wird,  er 
bei  der  Bewegung  von  Magneten  oder  von  Strömen  von  den  diesen 
zugehörigen  Kraftlinien  geschnitten,  so  werden  in  ihm  Ströme  inducirt. 

V^iedemann-Ebert,  Praktikum.  29 
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Ebenso  treten  inducirte  Ströme  auf,  wenn  der  Leiter  von  den  bei  Ver- 
stärkung und  Schwächung  von  Strömen  und  Magneten  entstehenden 
und  vergehenden  Kraftlinien  geschnitten  wird.  In  einem  Leiter,  der 
nicht  von  Kraftlinien  geschnitten  wird,  werden  keine  Ströme  inducirt. 
Inducirt  wird  zunächst  nicht  ein  Strom  von  der  beobachtettu 
Intensität  i,  sondern  eine  elektromotorische  Kraft  E,  und  diese 
ruft  dann  in  dem  Leiter  vom  Widerstand  w  einen  Strom  hervor: 

tv 

Die  Richtung  des  inducirten  Stromes  ist  durch  eine  der  Am- 
pere'sehen  Regel  analoge  gegeben. 

Ein  Beobachter  liegt  in  der  Richtung  der  Kraftlinien,  und  in  dem 
Felde  wird  ein  Leiter  verschoben.  Blickt  dann  der  Beobachter  in  der 
Richtung  dieser  Verschiebung,  so  geht  der  inducirte  Strom  von  seiner 
Linken  zu  seiner  Rechten. 

Statt  dieser  Regel  hat  Fleming  die  sogen,  rechte  Handregel 
gegeben : 

Man  stellt  Daumen,  Zeigefinger  und  Mittelfinger  senkrecht  zu 
einander.  Den  Zeigefinger  legt  man  in  die  Richtung  der  Kraftlinien, 
den  Daumen  in  die  Richtung  der  Verschiebung,  den  Mittelfinger  in  die 
Richtung  des  Leiters,  dann  giebt  die  Richtung  des  letzteren  auch  die 
Stromrichtung  an. 

Die  inducirte  elektromotorische  Kraft  ist  proportional 
der  in  der  Zeiteinheit  geschnittenen  Anzahl  Kraftlinien. 

Bewegt  sich  der  Leiter  von  einer  Anfangslage  zu  einer  Endlage 
einmal  schnell,  das  andere  Mal  langsam,  so  ist  im  ersten  Falle  die 
elektromotorische  Kraft  grösser  als  im  zweiten,  da  sie  aber  längere 
Zeit  wirkt,  ist  die  inducirte  Elektricitätsmenge  die  gleiche. 

Keine  Induction  findet  statt,  wenn  der  Leiter  in  der  Richtung  der 
Kraftlinien, liegt,  oder  wenn  die  Bewegung  in  der  Richtung  der  Kraft- 
linien geschieht. 

In  vielen  Fällen  gestalten  sich  die  Inductionsversuche  derart,  dass 
ein  fast  geschlossener  Leiter  (ein  Drahtkreis  A)  in  einem  Magnetfelde 
(von  einem  Magneten,  einem  Strome  herrührend)  oder  umgekehrt  bewegt 
wird;  die  obigen  Gesetze  nehmen  dann  die  Form  an: 

Die  inducirte  elektromotorische  Kraft  ist  gleich  der  Aenderung 
der  Zahl  der  den  Stromkreis  schneidenden  Kraftlinien  in  der  Zeiteinheit, 
die  gesammte  bei  der  Bewegung  bewegte  Elektricitätsmenge  ist  gleich 
der  Gesammtänderung  der  den  Stromkreis  durchschneidenden  Kraft- 
linien, dividirt  durch  den  Widerstand  des  Stromkreises. 

Nimmt  bei  der  Bewegung  die  Zahl  der  vom  Stromkreise  um- 
schlossenen Kraftlinien  ab,  so  wird  ein  Strom  im  Uhrzeigersinne  (in 
der  Richtung  der  Kraftlinien  gesehen,  der  directe  Strom)  inducirt, 
nimmt  die  Zahl  der  umschlossenen  Kraftlinien  zu,  so  wird  ein  Strom 
im  entgegengesetzten  Sinne  (der  inverse  Strom)  inducirt. 


Induction. 


451 


Fig.  305. 


a 


c 


1.    Induction  in  geraden  bewegten  Leitern. 

Apparat.  Zu  den  Grundversuchen  dienen  als  inducirte  Leiter  Draht- 
sprden  von  etwa  10  Windungen  von  quadratischem  Querschnitt  ahcd, 
Fig.  305.  Um  die  eine  Seite  cd  ist  das  Quadrat  drehbar,  der  gegen- 
überliegenden Seite  ah  (ca.  30  cm  lang)  wird  die  inducirende  Ursache, 
ein  Magnetpol  w,  das  Ende  eines  Solenoids  mit  oder  ohne  Eisenkern, 
ein  ström durchflossenes,  ah  paralleles  Leitersystem  genähert. 

Die  etwa  in  ac  und  hd  bei  der  Bewegung  des  ganzen  Quadrates 
inducirten  Ströme  haben  entgegengesetzte  Richtung  und  heben  sich 
auf.  In  de  wird,  da  es  seine  Lage  nicht  ändert,  kein  Strom  inducirt. 
Wir  beobachten  also  nur  die  Wir- 
kung auf  ah.  Die  Drehungsaxe  de 
wird  in  die  Richtung  der  Incli- 
nation  gebracht.  Die  inducirenden 
Wirkungen  des  Erdmagnetismus 
fallen  dann  vollständig  fort. 

Benutzt  werden  drei  unmittel- 
bar neben  einander  stehende  Spulen. 
Die  Spulen  sind  hinter  einander 
geschaltet  und  können  einzeln,  zu 
zweien  oder  zu  dreien  an  der  inducirenden  Ursache  vorbei  geführt 
werden.  Zur  Beobachtung  dient  ein  empfindliches  schwach  gedämpftes 
Galvanometer,  womöglich  mit  objectiver  Ablesung  oder  mit  Spiegel- 
ablesung. In  den  inducirten  Schliessungskreis  ist  stets  ein  Commu- 
tator  und  ein  veränderlicher  Widerstand  eingeschaltet. 

XJebung  1.  Die  inducirte  elektromotorische  Kraft  ist 
proportional  der  Stärke  des  Magnetfeldes,  also  der  Zahl  der 
geschnittenen  Kraftlinien. 

1)  Man  bringt  an  die  Stelle  m  (Fig.  305)  einen  Magneten  I 
und  bewegt  einen  Rahmen  vorbei  (Ausschlag  «i). 

2)  Man  bringt  an  Stelle  von  I  einen  möglichst  gleichen  Magneten  II 
und  bewegt  den  Rahmen  vorbei  (Ausschlag  a^). 

3)  Man  legt  die  Magnete  I  und  II  neben  einander  und  findet  einen 
Ausschlag  «3  (nahezu  «3  =  a,  +  a.^).  (Dieselben  Versuche  werden 
mit  den  entgegengesetzten  Polen  der  Magnete  I  und  II  eingestellt,  die 
Ausschläge  sind  gleich  aber  entgegengesetzt.) 

XJebung  2.  Die  inducirte  elektromotorische  Kraft  ist 
proportional  der  Zahl  der  geschnittenen  Drähte. 

1)  Man  bringt  an  die  Stelle  m  einen  (resp.  zwei  Magnete)  und 
bewegt  einen  oder  zwei  Rahmen  vorbei,  die  Ausschläge  sind  im  zweiten 
Falle  doppelt  so  gross  als  im  ersten. 

Uebung  3.  Inducirte  elektromotorische  Kraft  im  Felde 
eines  geraden  Leiters. 

An  Stelle  des  Magneten  m  wird  ein  dem  Rahmen  1  ahcd  gleicner 
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Rahmen  II  aufgestellt  und  durch  ihn  ein  Strom  geleitet.  Ein  Rheostat 
lässt  seine  Stärke  ändern,  ein  Amperemeter  sie  messen. 

1)  Bei  einer  gegebenen  Stromstärke  in  II  nähert  und  entfernt  man 
I  und  II  und  bestimmt  die  Ausschläge. 

2)  Man  führt  denselben  Versuch  bei  verschiedenen  Strom- 
stärken aus. 

3)  Man  öjßPhet  und  schliesst  den  Strom  in  II,  während  er  neben  I 
steht,  und-  bestimmt  die  Ausschläge.  Der  Versuch  wird  bei  verschie- 
denen Stromstärken  ausgeführt. 

Die  Versuche  ergeben:  die  inducirten  Ströme  sind  proportional 
der  Stromstärke  im  primären  Leiter,  sie  sind  gleich  und  entgegengesetzt 
beim  Oeffnen  und  Schliessen,  Entfernen  und  Annähern. 

Uebung  4.  Inducirte  Ströme  beim  Bewegen  von  Leitern 
im  Felde  von  Solenoiden. 

An  die  Stelle  m  wird  ein  Solenoid  gebracht,  dasselbe  ist  mit  einem 
Widerstände  und  einem  Amperemeter  in  den  Stromk  reis  einer  Accumu- 
latorenbatterie  geschaltet. 

a)  Solenoid  von  kleinem  Durchmesser.  Man  bewegt  die  Rahmen 
bei  verschiedenen  Stromstärken  an  den  Polen  des  Solenoides  vorbei. 

Die  Ausschläge  sind  proportional  den  Stromstärken. 

b)  Solenoid  von  grösserem  Durchmesser  aber  gleicher  Windungs- 
zahl auf  der  Längeneinheit. 

Die  Ausschläge  werden  wesentlich  grösser. 

Die  Feldstärke,  d.  h.  die  Kraftliniehzahl  pro  Flächeneinheit,  am 
£nde  eines  Solenoides  ist 

wo  N  die  Zahl  der  Windungen  auf  der  Längeneinheit,  i  die  Strom- 
starke in  Ampere  gemessen  ist.  Ni  ist  die  Zahl  der  Amperewindungen 
auf  der  Längeneinheit. 

Durch  den  ganzen  Querschnitt  Q  eines  Solenoides  geheü  H .  Q 
Kraftlinien.  Ist  der  Querschnitt  eines  Solenoides  grösser,  so  gehen 
unter  sonst  gleichen  Umständen  mehr  Kraftlinien  hindurch  und  die 
inducirten  elektromotorischen  Kräfte  wachsen. 

Uebung  5.  Inducirte  Ströme  beim  Bewegen  von  Leitern 
im  Felde  von  Elektromagneten. 

In  ein  Solenoid  wird  zunächst  ein  nicht  zu  dicker  Eisenstab  (so  dass 
etwa  acht  derselben  in  den  inneren  Raum  gehen)  gelegt,  und  unter  Ein- 
schaltung eines  Rheostaten  und  eines  Amperemeters  durch  das  Solenoid 
verschieden  starke  Ströme  geschickt  und  die  inducirten  Ströme  gemessen. 

Bei  gleichen  Zunahmen  der  Intensität,  also  der  die  Magnetisirung 
erzeugenden  Feldstärke,  wächst  die  inducirte  elektromotorische  Kraft, 


^)  Im  Inneren  ist  Hj  '^  4  7i  N  i/10. 
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also  die  vom  magnetisirten  Eisen  herrührende  Kraftlinienzahl,  die 
Feldstärke,  um  gleich  viel,  vorausgesetzt,  dass  man  innerhalb  gewisser 
mittlerer  Stromstärken  bleibt. 

Bemerkung.  Die  Feldstärke  des  Magneten  ist  aber  nicht  der 
Intensität  des  Stromes,  also  der  Stärke  des  erregenden  Feldes  selbst  pro- 
portional, sie  wächst  erst  langsamer,  dann  schneller  und  dann  wieder 
langsamer. 

Uebung  ^.  In  das  Solenoid  werden  1 ,  2 ,  3 ,  4  etc.  Eisenstäbe 
gebracht.  Die  inducirten  Ströme,  also  die  Feldstärke,  wächst  mit  der 
Zahl  derselben. 

2.    Induction  in  geschlossenen  Leitern. 

a)  Im  Felde  von  Magneten. 

Uebung  1.  üeber  dem  Pol  eines  Magnetstabes  wird  eine  Spirale, 
die  mit  einem  Galvanometer  verbunden  ist,  aufgestellt. 

1)  Man  stellt  erst  ihre  Axe  parallel  zu  der  Axe  des  Magnetstabes, 
und  dreht  sie 

2)  dann  so,  dass  die  beiden  Axen  se^ikrecht  zu  einander  stehen. 
Bei  1)  geht  eine  Maximalzahl  von  Kraftlinien  durch  die  Spirale,  bei 
2)  fast  keine,  die  Zahl  der  Kraftlinien  nimmt  ab,  man  erhält  einen 
inducirten  Strom  in  einem  Sinne. 

3)  Man  dreht  die  Spirale  aus  der  Lage  2)  in  die  Lage  1),  die  Zahl 
der  durch  sie  gehenden  Kraftlinien  wächst,  man  erhält  einen  Strom  im 
entgegengesetzten  Sinne. 

4)  Man  stellt  die  Spirale  fest  und  bewegt  den  Magneten  von  einer 
Stelle,  wo  seine  Axe  mit  derjenigen  der  Spirale  zusammenfallt,  zu  der, 
wo  sie  auf  ihr  senkrecht  steht  und  erhält  einen  Strom  wie  bei  1)  und  2). 

b)  Unter  dem  Einflüsse  des  Erdmagnetismus. 

Man  dreht  ähnliche  Spiralen  oder  das  oben  beschriebene  recht- 
eckige System  im  Felde  des  Erdmagnetismus  und  bestimmt  die  Grösse 
der  inducirten  Ströme  bei  verschiedenen  Lagen  und  Drehungen  der 
Spirale. 

3.  Induction  in  Spiralen.    Anwendung  beim  Inductorium. 

I.  Voltainduction. 
Wir  prüfen  die  Inductionsgesetze  noch  einmal  mit  den  Buff- 
schen  Spiralen  (Fig.  301),  um  sie  in  der  Gestalt  zu  erhalten,  wie  sie 
bei  dem  Inductionsapparate  etc.  Anwehdung  finden.  Die  Spirale  Si 
wird  mit  einem  Commutator,  einem  Unterbrecher  und  einem  Chrom- 
säureelement in  einen,  Stromkreis  geschaltet;  die  Spirale  S2  wird  mit 
einem  Spiegelgalvanometer  in  einen  Kreis  geschaltet  ^).    Die  Spirale  Si 


^)  Zweckmässig  ist  es,  ein  zur  objectiven  Darstellung  eingerichtetes  Spiegel- 
galvanometer zu  verwenden. 
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beiBBt  die  primäre  oder  indacirende  Spirale,  die  Spirale  S^  die 
Becnudäre  oder  inducirte  Spirale,  die  Ströme  in  Si  heisaen  indu- 
cirende,  in  Sj  inducirte  Ströme  oder  iBdnctionsströme. 

Uebung.  1)  Man  bestimmt  den  Sinn  dea  Ausschlages  des  Gal- 
Tanometera,  wenn  durch  das  Galvanometer  ein  Strom  in  bestimmtem 
Sinne  iliesst. 

2)  Mau  schlieast  den  durch  .Si  fliessenden  Strom  dauernd. 

3)  Man  nähert  8]  dem  Leiter  S^.  I>as  Galvanometer  schlägt  aus, 
in  Sa  ist  ein  Strom  inducirt,  welcher  dem  inducirenden  Strome  ent- 
gegengesetzt gerichtet  ist. 

4)  Man  entfernt  S,  von  S^.  Das  Galvanometer  schlägt  aus,  der 
inducirte  Strom  ist  dem  inducirenden  gleich  gerichtet. 

5)  Man  aehliesat  den  inducirenden  Strom  in  Si ,  ea  wird  ein  dem 
inducirenden  Strome  entgegengesetzter  inducirt. 

Fig.  306. 


6)  Man  öffnet  den  inducirenden  Strom  in  Sj,  ea  wird  ein  dem 
inducirenden  gleich  gerichteter  inducirt. 

Dieselben  Versuche  werden  mit  den  Spiralen  A  und  B  (Fig.  306) 
angestellt.  B  iat  die  induclrende,  primäre  Spirale,  sie  besteht  aus  kurzem, 
dickem  Draht;  A  ist  die  inducirte,  secundäre  Spirale,  sie  besteht  aus 
langem,  dünnem  Draht.  Man  schiebt  S  in  A  hinein  oder  zieht  B  aus  A 
heraus,  man  schliesst  oder  öffnet  den  Strom  in  B  durch  Eintauchen  des 
Drahtes  r  in  das  Quecksilbern äpfchen  q  oder  Herausziehen  aue  demselben. 
Die  Ausschläge  werden  viel  grösser  als  vorher  bei  5)  und  6),  da  die  Zahl 
der  auf  einander  wirkenden  Bnihtwiudungen  viel  grösaer  ist.    Statt  des 
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in  der  Figur  gezeichneten  Nadelgalvanometers  M  wird  besser  ein  Spiegel- 
galvanometer benutzt.  Der  Sinn  der  Ausschläge  ist  der  von  3)  bis  6) 
angegebene. 

Bemerkung.  Das  Schliessen  und  OefiFnen  des  Stromes,  d.  h.  das 
Entstehen  und  Vergehen  des  Stromes  in  einem  an  einem  Orte  ruhenden 
Leiter,  entspricht  vollkommen  der  Annäherung  des  Stromes  aus  sehr 
grosser  (unendlicher)  Entfernung  bis  zu  diesem  Orte  oder  der  Ent- 
fernung bis  zu  unendlich  grosser  Entfernung  von  diesem  Orte. 

Der  inducirte  Strom  hat  nur  eine  sehr  kurze  Dauer;  nachdem  der 
Strom  geschlossen  und  constant  geworden  oder  geöffnet  und  ver- 
schwunden ist,  kehrt  daher  die  Nadel  schnell  in  ihre  Nulllage  zurück. 

2.     Magnetoinduction. 

Inductionsströme  entstehen,  wie  schon  ausgeführt,  dadurch,  dass 
Magnete  und  Ströme  ihre  gegenseitige  Lage  ändern,  oder  dadurch,  dass 
in  der  Nähe  von  Leitern  Magnete  ihre  Stärke  verändern. 

1)  Man  nähert  einen  Magneten  mit  dem  Nordpol  der  Spirale  S2 
(Fig.  302),  es  wird  ein  Strom  inducirt,  der  den  Molecularströmen  im 
Magneten  entgegengesetzt  gerichtet  ist. 

2)  Man  entfernt  den  Magneten  von  der  Spirale  S2,  es  wird  ein 
Strom  inducirt,  der  den  Molecularströmen  im  Magneten  gleich  ge- 
richtet ist. 

3)  Man  nimmt  statt  des  Nordpols  den  Südpol:  die  Richtung  der 
Ströme  kehrt  sich  um. 

4)  Man  steckt  in  die  Spirale  B  (Fig.  306)  einen  weichen  Eisenkern 
und  nähert  den  Südpol  eines  Magnetstabes  dem  einen  Ende  des  Eisen- 
kernes; dadurch  entsteht  in  demselben  ein  magnetischer  Nordpol,  wo- 
durch ein  Strom  wie  in  1)  inducirt  wird. 

5)  Man  entfernt  den  Magneten,  wobei  der  Magnetismus  des  Eisen- 
kernes wieder  verschwindet:  es  wird  ein  Strom  von  der  entgegen- 
gesetzten Richtung  inducirt.  Dasselbe  tritt  ein,  wenn  man  dem  Eisen- 
kern den  Nordpol  des  Magneten  nähert. 

6)  Die  Spirale  Ä  (Fig.  307,  a.  f.  S.)  wird  auf  den  einen  Pol  P  eines 
kräftigen  Stabmagneten  gestellt,  in  die  Spirale  A  wird  auf  den  Pol  P 
ein  weicher  Eisencylinder  E  gesetzt,  der  bis  an  das  obere  Ende  von  A 
reicht,  derselbe  wird  dadurch  magnetisch ;  man  nähert  ihm  und  entfernt 
von  ihm  ein  Stück  weichen  Eisens  S,  dann  treten  in  A  Ströme  auf, 
die  in  den  beiden  Fällen  in.  entgegengesetztem  Sinne  fliessen.  Durch 
das  Annähern  und  Entfernen  von  S  wird  der  Magnetismus  des  magne- 
tischen Eisencylinders  verstärkt  und  geschwächt.  Hierdurch  werden 
in  der  umgebenden  Spirale  Ströme  von  gleicher  Richtung  hervorgerufen, 
wie  beim  Entstehen  und  Verschwinden  von  Magnetismus.  Diese  Erschei- 
nung findet  beim  Telephon  Verwendung. 

7)  Unterbricht  und  schliesst  man  schnell  hinter  einander  den  pri- 
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mären  StromkreiB  mittelst  dee  Disjunctora  (Fig.  308),  bo  entstehen  im 
Becundären  Stromkreise  abvecbgebid  entgegengesetzt  gerichtete  Ströme: 
ein  eingeschaltetes  Golfanometer  zeigt  keinen  Ausschlag.  Die  beim 
Oeffnen  und  Sehlieasen  im  einen  und  anderen  Sinne  be- 
wegten Elektrioitätsmengen  sind  einander  gleich. 

Allgemeines.      Die   Richtung    der    inducirten    Ströme    ist  eine 
solche,  dass  sie,  auf  die  erzengenden  Ströme  oder  Magnete  wirkend,*die 
den  letzteren  ertheilte  Bewegung  in  die  entgegengesetzte  verwandeln 
'      Pig.  308. 
Fig.  307. 


würden,  z.  B.  beim  Annähern  werden  entgegengesetzt  gerichtete  Ströme 
inducirt,  die  sich  abstossen,  beim  !Elnifernen  gleich  gerichtete,  die  sich 
anziehen  (Gesetz  von  Lenz). 

3.    Inductionsapparat,  Schlittenapparat. 
Apparate     Der  Inductionsapparat  (Fig.  309)  besteht  aus  einer  pri- 
mären Spirale  B  aus  dickem  und  einer  secund&ren  Spirale  Ä  mit  viele» 
Fig.  309. 


Drahtwindungen  aus  dünnem  Draht.  Ueber  die  primäre  Spirale  B,  deren 
Enden  mit  den  Klemmen  x  und  y  verbunden  sind,  lässt  sich  die  secun- 
däre  Spirale  Ä  schieben ;  ihre  Enden  sind  mit  den  Klemmen  q  und  p 
verbunden.     Die  primäre  Spirale  B  ist  hohl. 

Schliesst  oder  öffnet  man  den  inducirenden  Strom  eine  Anzahl  von 
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Malen  hinter  einander,  so  erhält  man  entsprechend  stärkere  Wirkungen. 
Dazu  benutzt  man  a)  den  Disjunctor,  b)  den  Wagnerischen  oder 
Neef  sehen  Hammer. 

a)  Der  Disjunctor  besteht  aus  einer  isolirenden  Axe  ah 
(Fig.  308),  auf  die  zwei  Kader  c  und  c'  aufgesetzt  sind,  deren  Bänder 
abwechselnd  mit  nicht  leitenden  und  leitenden  Segmenten  d  und  e  aus- 
gelegt sind  und  die  sich  gegen  einander  drehen  lassen.  Gegen  die 
Kader  schleifen  mit  den  gleichnamigen  Klemmschrauben/,  g  und  h,  i 
verbundene  Federn.  Die  Bäder  c  und  c'  werden  durch  eine  Kurbel 
in  Botation  versetzt.  Man  schaltet  durch  die  Klemmschrauben  /  und  g 
das  Bad  c  in  einen  Schliessungskreis  ein,  welcher  eine  Säule  und  die 
inducirende  Spirale  enthält,  während  das  Bad  c'  durch  die  Klemm- 
schrauben h  und  i  mit  der  Inductionsspirale  verbunden  ist. 

Hat  man  die  Bäder  c  und  c'  a)  so  auf  die  Axe  aufgesetzt,  dass 
bei  ihrer  Drehung  die  Federn  h  und  i  eher  auf  die  Metalloberflächen 
des  Bades  c'  treten ,  als  die  Federn  /  und  g  auf  die  Metalloberflächen 
des  Bades  c,  daher  erstere  auch  früher  von  jenen  Oberflächen  abgleiten 
als  letztere,  so  ist  der  Kreis  des  inducirten  Stromes  nur  bei  der 
Schliessung  des  primären  Stromes  geschlossen,  bei  der  Oeflhung  des- 
selben geöffnet;  durch  den  Kreis  des  inducirten  Stromes  kann  nur  der 
Schliessungsstrom  hindurchgehen,  ß)  Stellt  man  die  Bäder  so,  dass 
die  Federn  h  und  i  später  auf  die  Metallflächen  von  c'  auftreißPen  und 
später  von  ihnen  abgleiten,  als  die  Federn  /  und  g  auf  die  Metallflächen 
von  c,  so  kann  durch  den  Schliessungskreis  der  Inductionsspirale  nur 
der  Oeffnungsstrom  fliessen.  —  Wählt  man  die  Metallflächen  des  Bades 
c'  etwas  breiter  als  die  des  Bades  c,  so  kann  man  y)  beide  Bäder  so 
stellen,  dass  die  Mitten  ihrer  Metallflächen  einander  entsprechen.  Dann 
wird  bei  der  Drehung  der  Bäder  der  inducirte  Ejreis  vor  dem  indu- 
cirenden  geschlossen  und  nach  dem  Oeffnen  desselben  geöffnet,  und 
durch  den  ersteren  gehen  sowohl  die  Schliessungs-  wie  die  Oeffnungs- 
strom e  hindurch. 

b)  Der  Wagner'sche  oder  Ne  ef'sche  Hammer  (Fig.  300,  a.  f.  S.)  ist 
eine  automatische  Vorrichtung  zum  Oeffnen  oder  Schliessen  der  Ströme. 
Der  inducirende  Strom  durchfliesst  die  Leitung  dopcbae  und  geht 
dann  um  den  Elektromagneten  M  nach  der  Klemmschraube/,  n  ist 
ein  Eisenstück,  c  eine  kleine  Platinspitze,  die  auf  einem  Platinblech 
ruht.  Ist  der  Strom  geschlossen,  so  wird  M  magnetisch  und  zieht  n  an ; 
dadurch  wird  bei  c  der  Strom  unterbrochen.  Daher  wird  M  wieder 
unmagnetisch,  das  Eisenstück  n  federt  zurück,  dann  entsteht  aber  von 
Neuem  Contact  zwischen  p  und  c,  der  Strom  wird  geschlossen,  M  wird 
wieder  magnetisch  u.  s.  f.  Man  hat  abwechselnde  Oeffnungen  und 
Schliessungen  des  Stromes.  Bei  den  gewöhnlich  benutzten  Inductions- 
apparaten  ist  in  S  (Fig.  309)  ein  Eisendrahtbündel  eingelegt,  das  als 
Elektromagnet  eines  Neef  sehen  Hammers  wirkt,  der  dem  Ende  dieses 
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Bündels  gegenüber  aufgestellt  ist.     Die  Ebene  der  Feder  oo  ist  dann 
vertical,  die  Spitze  qc  steht  horizontal. 

ITebung.  1)  Man  stellt  die  Räder  dea  Disjonc  tors,  wie  unter 
a)  angegeben  ist,  schltesst  den  secimdären  Stromkreis  durch  ein  Gal- 
vanometer und  dreht  erst  langsam ,  dann  acbneller.  Der  Ansschlag 
wächst,  der  inducirte  Schliessungsstrom  ist  dem  inducirenden  entgegen- 
gesetzt. 

2)  Man  stellt  die  Räder,  wie  bei  ß)  angegeben  ist,  der  inducirte 
OeffnungB Strom  ist  dem  inducirenden  gleich  gerichtet. 

3)  Man  stellt  die  Räder,  wie  bei  y)  angegeben  ist.  Man  erhält 
keine  Ablenkung,  weil  die  in  dem  OeffnungBBtrome  bewegte  Elektricitäta- 
menge  gleich  der  in  dem  ScbUesHUnga ströme  bewegten  ist. 

4)  Man  schiebt  Ä  bei  der  Stellung  der  Räder  a  und  ß  Terschieden 
weit  über  S,  je  weiter  die  Spiralen  in  einander  stecken,  um  so  stär- 
kere   Ströme     ei'- 


Fig.  309. 

hält  B 


5)  Man  schiebt 
t)     B     durch     £■ 


die  Intensität  dea 
inducirten  Stro- 
mes in  j1  ändert 
sich  kaum. 

6)  Man  schiebt 

in  B  einen  Eiseu- 

stab,  die  Intensität 

des    inducirten 

Stromes    in    A 

wächst  bedeutend. 

Durch  den  primä- 
ren Strom  wird  in  Ä  beim  Schliessen  ein  ihm  entgegengesetzter  Strom 
inducirt,  gleichzeitig  wird  der  Eiaenstab  magnetisch,  und  dies  ent- 
spricht dem  Entstehen  von  gleich  gerichteten  Molecular strömen  in  der 
Eisenmasae,  die  einen  dem  ursprünglichen  Strome  entgegengesetzten 
in  A  herrorrufen.  Beim  Oeffnen  des  Stromes  in  B  wird  ein  gleich 
gerichteter  Strom  in  Ä  inducirt,  zugleich  verschwindet  der  Maguetis- 
mus  im  Eisenkern,  dadurch  wird  in  A  ein  Strom  von  demselben  Sinne 
inducirt,  der  den  ersteren  verstärkt. 

7)  Man  schiebt  in  B  ein  Eisendrahtbündel  von  denselben  Dimen- 
sionen wie  den  Eiaenstab  ein;  der  Ausschlag  des  Galvanometers  ist 
nahezu  deraelbe  wie  vorher. 

8)  Man  verbindet  die  Enden  der  secundären  Spirale  mit  den  Elek- 
troden einer  kleinen   Geissler'schen  Entladungsröhre.      Sie  leuchtet 
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nur  auf,  wenn  das  Eisendrahtbündel  eingeschoben  ist.  Nur  in  diesem 
Falle  steigt  an  den  Enden  der  secundären  Spirale  die  Spannung  hin- 
länglich hoch,  um  das  Gas  zu  durchbrechen. 

9)  Man  verbindet  die  Enden  der  secundären  Spirale  mit  Hand- 
grifiFen,  die  man  in  die  Hand  nimmt;  man  erhält  Schläge,  ein  Zeichen, 
dass  die  inducirten  Ströme  eine  kräftige  physiologische  Wirkung  aus- 
üben. 

10)  Man  nimmt  bei  gleich  schneller  Drehung  der  Räder  bei  der 
Stellung  a)  und  ß)  die  Griffe  in  die  Hand,  bei  ß)  erhält  man  stärkere 
Schläge  als  bei  a).  Es  rührt  dies  daher,  dass  der  Oeffnungpstrom  viel 
schneller  verläuft  als  der  Schliessungsstrom,  die  physiologischen  Wir- 
kungen hängen  aber  von  der  Schnelligkeit  der  Stromänderungen  ab. 

11)  Man  schiebt  erst  den  Eisenstab,  dann   das  Eisendr  ah  tbündel 
.in  die  Spirale  B  ein;  die  physiologische  Wirkung  ist  in  letzterem  Falle 

viel  stärker  als  in  ersterem.  In  beiden  Fällen  wird  fast  dieselbe 
Elektricitätsmenge  inducirt,  bei  Anwendung  des  Drahtbündels  aber 
in  viel  kürzerer  Zeit,  die  physiologische  Wirkung  ist  daher  eine  viel 
stärkere  i). 

Bemerkung.  In  dem  massiven  Eisenkern  und  dem  Eisen draht- 
bündel  wird,  wie  in  jedem  Metallstück,  beim  Schliessen  des  magnetisi- 
renden  Stromes  ein  dem  inducirenden  Strom  entgegengesetzter  Strom 
inducirt,  der  die  magnetisirende  Wirkung  des  ersteren  verlangsamt  und 
damit  auch  die  Erreichung  des  Endzustandes  verzögert.  Je  stärker  der 
inducirte  Strom,  um  so  später  wird  der  Endzustand  erreicht,  auf  einen 
um  so  grösseren  Zeitraum  vertheilt  sich  die  Bewegung  der  gesammten 
Elektricitätsmenge.  In  dem  massiven  Eisenkern  ist  der  inducirte  Strom 
viel  stärker  als  in  dem  Drahtbündel,  weil  in  diesem  der  Widerstand 
viel  grösser  ist,  daher  wird  in  dem  Drahtbündel  der  Endzustand  viel 
schneller  erreicht,  als  bei  dem  massiven  Eisenkern.  Von  der  Schnellig- 
keit des  Verlaufes  der  Ströme  hängt  aber  die  physiologische  Wirkung 
in  viel  höherem  Grade  ab,  als  von  der  Menge  der  bewegten  Elektri- 
cität;  wie  u.  A.  auch  die  so  heftigen  physiologischen  Erscheinungen 
bei  den  sehr  schnellen  Entladungen  der  relativ  kleinen  Elektricitäts- 
mengen  bei  Leydener  Flaschen  zeigen. 


^)  Dieser  Versuch  wird  auch  mit  dem  Wagner 'sehen  Hammer  angestellt. 


XII.  Bestimmung  der  Horizontalcomponente 

des  Erdmagnetismus^). 

Gebraucht  wird:  Horizontal  in  einem  Glaskasten  an  Coconfaden 
aufgehängter  Magnetstab,  Fig.  310;  Fernrohr  mit  Scala,  Stativ  dazu;  Ge- 
wichte zum  Anhängen;  Chronometer;  getheilte  Holzleiste  mit  Magnetnadel, 
Fig.  311. 

Einleitung.  Ein  in  seinem  Schwerpunkte  frei  beweglich  auf- 
gehängter Magnet  stellt  sich  mit  seiner  Axe  in  einer  um  einen  kleinen 
Winkel  «i ,  die  Declination ,  gegen  den  Meridian  geneigten  Ebene  mit 
seinem  Nordende  schräg  nach  unten;  den  Winkel  zwischen  den  Mag- 
neten und  der  Horizontalen  nennt  man  die  Inclination  cc^.  Einen 
Winkel  a^  bildet  auch  ein  nur  um  eine  verticale  Axe  drehbarer  Magnet 
mit  dem  Meridian,  einen  Winkel  «2  ^^^  ^^^  ^'^  ®i^®  horizontale  Axe 
drehbarer  Magnet  mit  der  Horizontalen. 

Die  Gesammtwirkung  des  Erdmagnetismus,  die  gesammte  Intensi- 
tät J  desselben  liegt  in  der  Richtung,  in  der  sich  der  obige  Magnet 
einstellt. 

Man  zerlegt  sie  in  eine  Vertical-  und  Horizontalcomponente  H. 
Meist  wird  die  letztere  und  «2  gemessen  und  daraus  J  berechnet 
(H  =  Jcos  «2)' 

Wird  ein  in  einer  horizontalen  Ebene  drehbarer  Magnetstab  in 
einer  senkrecht  zur  Richtung  der  Declination  stehenden  Richtung  fest- 
gehalten, so  wirkt  auf  ihn  ein  Drehungsmoment  üfJET,  das  dem  magne- 
tischen Momente  M  des  Magneten  und  der  Horizontalcomponente  H 
des  Erdmagnetismus  proportional  ist. 

In  vielen  Fällen  ist  es  nöthig,  sowohl  das  magnetische  Moment  M 
eines  Magnestabes  als  auch  die  Kraft  H  der  horizontalen  Componente 
des  Erdmagnetismus  in  absolutem  Maasse  zu  messen. 

Als  Einheit  des  freien  Magnetismus  bezeichnet  man  diejenige 
Menge  desselben,  welche  auf  eine  gleich  grosse  Menge  des  gleichen 
Magnetismus  in  der  Einheit  der  Entfernung  (1  cm)  eine  abstossende 
Kraft  ausübt,  die  gleich  ist  der  Wirkung  der  beschleunigenden  Kraft 
Eins  auf  die  Masse  Eins  (einer  Dyne,  vergl.  S.  30  und  438). . 

Die  Bestimmung  der  Grössen  3£  und  H  geschieht  nach  Gauss, 
indem  man  die  Werthe  ikf .  H  und  M/H  bestimmt. 


1)  Wir  geben  dem  Zwecke  des  Buches  entsprechend  nur  die  einfachste 
Form  der  Bestimmungen. 


Horizontalcomponente  des  Erdmagnetismus. 
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A.     Bestimmung  von  M  .  H, 

Princip.  Hängt  man  einen  Magnetstab  an  einem  dünnen  Faden 
in  der  Mitte  auf,  so  dass  er  horizontal  schwebt,  bringt  ihn  aus  dem 
magnetischen  Meridian  heraus  und  lässt  ihn  schwingen,  so  gelten  für 
die  Schwingungsdauer  analoge  Gesetze,  wie  beim  physischen  PendeL 

Ist  bei  einem  physischen  Pendel  T  die  Schwingungsdauer,  K  das 
Trägheitsmoment,  S.  113,  m  die  Masse  des  schwingenden  Körpers,  g 
die  Beschleunigung  durch  die  Schwerkraft,  Q  der  Abstand  seines 
Schwerpunktes  vom  Drehpunkte,  so  ergiebt  sich 


Y    gmQ 


mQ 

Bei  dem  schwingenden  Magnet  ist  für  gwiQ  das  Product  der 
Horizontalcomponente  H  des  Erdmagnetismus  mit  dem  magnetischen 
Momente  M  des  Stabes  zu  setzen,  also  ist  die  Schwingungsdauer  t  des 
Stabes  


t 


=  "^lü 


oder     MB.  = 


^2 


Apparat.      In    einem    Glaskasten    hängt    ein    Magnetstab    mit 
Spiegel  m  (Fig.  310).     Auf  dem  Kasten  ist  ein  xiufsatz,  ganz  ähnlich 
dem  beim   Spiegelgalvanometer  beschrie-      ^iv,  310 
benen,  aufgestellt,  so  dass  man  die  Schwin- 
gungen   des   Magnetstabes    mittelst    des 
Spiegels  untersuchen  kann. 

XJebung.  a)  Bestimmung  der 
Schwingungsdauer. 

1)  Man  stellt  vor  dem  Spiegel  m  das 
Fernrohr  auf  (S.  26). 

2)  Man  bringt  durch  Annähern  und 
nachheriges  Entfernen  eines  Magnetes  den 
Magnetstab  zum  Schwingen. 

3)  Man  bestimmt 
mit  der  Secundenuhr  die 
Zeit  z^  die  verstreicht, 
während  der  Nullstrich 
der  Scala  eine  bestimmte  Anzahl  x  von  Malen  durch  das  Fadenkreuz 
des  Femrohres  hindurchgeht. 

4)  Die  Schwingungsdauer  ist 

i  =  zjx, 

b)  Bestimmung  des  Trägheitsmomentes  K. 
1)  Man  hängt  auf  beiden  Seiten  je  in  gleichen,  durch  Querstriche 
bezeichneten  Entfernungen  r^ ,  r^  u.  s.  f.  von  der  Drehungsaxe  gleiche 
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Gewichte  q^,  q^  u.  s.  f.  an  den  Stab,  welche  oben  Bügel  mit  Schneiden 
haben,  die  in  die  in  den  Stab  eingefeilten  Striche  eingreifen. 

2)  Man  versetzt  den  Stab  in  Schwingungen  und  bestimmt  wie 
oben  die  Schwingungsdauern  <j,  t^  u.  s.  f. 

Berechnung.  Das  Trägheitsmoment  des  Stabes  ist  um  2q^r'l, 
2  qi  r/  u.  s.  f.  vermehrt  und  es  ist 

HMt['  =  (K  +  2q,  r!) n^-,     HMt^  =  {K -\-  2  q^r,')  n^. 

Aus  diesen  Gleichungen,  sowie  der  oben  erhaltenen  HMi^  =  tc^K 
ergiebt  sich  K  und  HM, 

B.     Bestimmung  von  M/H, 

Princip  und  Apparat.  Man  legt  eine  getheilte  Holzleiste  mit 
einer  Längsrinne  in  horizontaler  Lage  in  einer  gegen  den  magnetischen 
Meridian  senkrechten  Richtung  auf  eine  feste  Unterlage  und  stellt  auf  die 

Fig.  311. 


Mitte  derselben  eine  Bussole  mit  Kreistheilung,  deren  Nadel  ns  sich  in 
der  magnetischen  Nord  -  Südrichtung  senkrecht  zur  Leiste  einstellt. 
Zweckmässiger  hängt  man  in  der  Bussole  die  Nadel  an  einem  Cocon- 
faden  auf.  In  die  Rinne  legt  man  den  zu  den  vorigen  Versuchen  be- 
nutzten Magnetstab  \^S. 

Ist  (Fig.  312)  der  Abstand  des  Mittelpunktes   o  des  Stabes  NS 
von  der  Mitte  c  der  Nadel  ns  gleich  r,  ist  die  Nadel  ns  gegen  dieEnt- 


Pig.  312. 


fernung  oc  sehr  klein,  so  können  wir 
die  von  den  Polen  N  und  S  des 
Stabes  auf  die  Pole  der  Nadel  wirken- 
den Kräfte  als  in  der  Verbindungs- 
linie oc  thätig  ansehen  und  an- 
nehmen, dass  die  Wirkungen  des 
Magnetes  von  seinen  Polen  ausgehen.  (Dies  ist  nicht  ganz  richtig,  da 
die  der  Nadel  näher  liegenden  freien  Magnetismen  der  einen  Seite 
des  Stabes  relativ  stärker  wirken  als  die  entfernteren  der  anderen). 
Sind  femer  die  in  den  Polen  concentrirt  gedachten  freien  Magne- 
tismen des  Stabes  +  m,  die  in  denen  der  Nadel  ±  ft,  ist  der  Polabstand 
des  Stabes  2  a,  so  ist  z.  B.  die  Wirkung  beider  Pole  des  Stabes  auf  den 
einen  Pol  der  Nadel  gleich 

*^M**  +  «)^     lind     —  mft/(r  — -  a)2, 
also  ihre  Summe,  wenn  M=  2  am  das  Moment  des  Stabes  ist: 

4ra  2r 


F  = 


(r2   —    «2)2 


mfi  =  — 


(y.2  _   a2)2 


Mfi. 
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Ist  der  halbe  Polabstand  des  Stabes  a  gegen  den  Abstand  r  zu 

vernachlässigen,  so  wird 

F=  —  2  Mii/r\ 

Die  Kraft  F  ändert  sich  umgekehrt  proportional  der  dritten  Potenz 
des  Abstandes  r  in  Folge  der  Wirkung  der  beiden  Pole.  Das  auf  beide 
Pole  der  Nadel  ausgeübte  Drehungsmoment  wird  gleich 

2 M II  ,2a         2 MMi 


wenn  Mi  das  magnetische  Moment  der  Nadel  von  der  Länge  2  a  ist. 
Durch  die  Kraft  F  wird  die  Nadel  aus  ihrer  Lage  im  erdmagne- 
tischen Meridian  um  einen  Winkel  q)  abgelenkt.  Auf  den  einen  Pol  n 
der  Nadel  wirkt  dann  die  Horizontalcom- 
ponente  des  Erdmagnetismus  in  der  Rich- 
tung des  Meridians  mit  der  Kraft  ft  H,  und 
die  Kraft  i^  in  der  Richtung  n  F,  senkrecht 
zu  ersterer  mit  der  Stärke  M^/r^.  Soll 
die  Nadel  unter  Einwirkung  beider  Kräfte 
im  Gleichgewichte  sein,  so  müssen  die 
gegen  die  Nadel  senkrecht  gerichteten  Com- 
ponenten  beider  Kräfte  nc  =  nd  sein,  d.  h. 


TT     •  O^l" 

^Hsing)  =  2  —^cosq) 


oder    —r^tgq)  =  M/H, 


Uebung.  1)  Man  legt  den  Magnetstab  in  die  Rinne  in  ver- 
schiedenen Abständen  von  der  Nadel,  misst  diese  und  die  Ablenkungen. 

2)  Man  legt  den  Stab  abwechselnd  mit  dem  Nord-  und  Südpol  und 
von  entgegengesetzten  Seiten  der  Nadel  gegenüber  und  nimmt  das 
Mittel  der  Ablenkungen  (p  nach  beiden  Seiten;  dadurch  kann  man 
gewisse  Fehler  der  Einstellungen  eliminiren. 

Berechnung.     Aus  den  Werthen  für  MH  und  M/H  £olgt 


H 


~"    t   V  r'Hgq) 


und     M 


=  tV 


Kr^  tg  q) 


Praktisches. 

In  den  folgenden  praktischen  Winken  haben  wir  das  Wenige 
aufgenommen,  das  unmittelbar  bei  den  Uebungen  in  Betracht  kommt. 

Löthen: 

Zur  metallischen  Verbindung  zweier  Metallstücke  dient  das  Löthen. 
Ist  die  Temperatur,  der  die  Löthstelle  ausgesetzt  w^den  soll,  nicht 
hoch  (unter  150  bis  170^),  so  verwendet  man  leicht  schmelzbares 
Weichloth  (weich  löthen),  sonst  schwer  schmelzbares  Hartloth  (hart 
löthen).  Wir  besprechen  nur  ersteres.  Das  Weich  -  oder  SchneUloth 
ist  eine  Legirung  von  Zinn  und  Blei  (Schmelzpunkt  etwa  180^). 

Um  die  Oberfläche  der  Metalle,  die  durch  das  Loth  verbunden 
werden  sollen,  zu  reinigen,  bestreicht  man  sie  mit  etwas  Zinkchlorid- 
lösung (erhalten  durch  Lösung  von  Zink  in  Salzsäure  bis  zur  Sättigung). 
Gegenstände,  die  man  direct  in  die  Flamme  bringen  kann,  benetzt 
man  an  der  Löthstelle  mit  etwas  Löthwasser  und  erhitzt  sie  zusammen 
Fiff.  314        ^^  einem   Stückchen  Loth.      Das  Loth  zieht  sich   von 
k  selbst  in  die  Fuge.    Man  kühlt  schnell,  am  besten  durch 

Aufspritzen  von  Wasser  ab. 

Zum  Löthen  von  Gegenständen,  die  man  nicht  in 
der  Flamme  erhitzen  kann,  dient  der  Löthkolben,  be- 
"■^""■^■^  stehend  aus  einem  Kupferstück  mit  Schneide,  das  an 
einem  Griff  gehalten  wird  (die  kleinsten.  Formen,  bei 
denen  das  Kupferstück  eine  Länge  von  1  bis  1,5  cm  hat, 
genügen).  Die  Schneide  des  Löthkolbens  wird  zunächst 
verzinnt,  dazu  erhitzt  man  denselben  in  der  Flamme  und 
reibt  ihn  dann  mit  etwas  Loth  auf  einem  Stücke  Salmiak 
hin  und  her,  die  Schneide  überzieht  sich  mit  einer  dünnen 
Lothschicht. 

Soll  z.  B.  ein  Draht  a  (Fig.  314)  an  ein  Blech  t  gelöthet  werden,  so 
biegt  man  den  Draht  a  rechtwinklig  um,  legt  den  einen  Schenkel  auf 
das  Blech  h,  benetzt  die  Fuge  mit  Löthwasser,  nimmt  mit  dem  erhitzten 
Löthkolben  etwas  Loth  auf,  das  an  der  verzinnten  Schneide  sehr  gut 
haftet,  und  überfahrt  die  Fuge  mit  dem  Löthkolben. 

Reinigen  und  Trocknen  von  Röhren. 

1.  Um  Staub  aus  einer  weiten  Röhre  zu  entfernen,  befestigt  man 
am  einen  Ende  eines  Fadens  einen  schweren  Körper,  etwa  ein  Stück 
Kupferdraht,  am  anderen  Ende  einen  Wattebausch,  dann  stellt  man  die 
Röhre  senkrecht,  lässt  den  schweren  Körper  durch  dieselbe  fallen  und 
zieht  den  Wattebausch  hindurch. 
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2.  Um  fest  anhaftende  Theile  zu  entfernen,  verbindet  man  das 
eine  Ende  der  Röhre  durch  einen  Gummischlauch  mit  der  längeren 
Röhre  einer  Wulff 'sehen  bezw.  Drechsel 'sehen  Waschflasche,  deren 
kürzere  Röhre  mit  der  Saugpumpe  verbunden  ist,  und  saugt  zuerst 
Säuren ,  Salpetersäure ,  resp.  Salzsäure ,  dann  Wasser ,  Alkohol  und 
schliesslich  Aether  durch  die  Röhre.  Die  Wahl  der  Säure  richtet  sich 
nach  der  Art  der  Verunreinigung.  Dann  legt  man  ein  Chlorcalcium- 
rohr  vor  und  saugt  trockene  Luft  unter  gleichzeitigem  Anwärmen 
der  Röhre  hindurch. 

Reinigen  und  Trocknen  von  Flaschen. 
Man  spült  dieselben  mit  den  eben  angeführten  Flüssigkeiten  aus 
(zum  Entfernen  von  Fett  benutzt  man  am  besten  Benzin),  schiebt  in  sie 
ein  Glasrohr  und  bläst  mittelst  des  Gebläses,  resp.  saugt  mittelst  einer 
Wasserpumpe  unter  schwachem  Erwärmen  Luft  hindurch. 

Zusammenschweissen  von  Platin. 
Will  man  ein  Platinblech  und  einen  Platindraht  zusammen- 
schweissen, so  erhitzt  man  beide  in  der  Gebläseflamme  zur  Weissgluth, 
dann  vernietet  man  sie  durch  einige  Hammerschläge  auf  einem  neben 
der  Flamme  stehenden  kleinen  Amboss.  Schaden  kleine  Löcher  im 
Platinblech  nicht,  so  ist  es  bequemer,  in  das  Platinblech  zwei  kleine 
Löcher  zu  bohren,  in  denen  man  den  Platindraht  befestigt.  Dieselben 
kann  man  beim  Aufschweissen  des  Drahtes  fast  vollkommen  wieder 
schliessen. 

Behandeln  von  Glas. 

1.  Schneiden  von  Röhren:  Man  macht  mit  dem  Glasmesser, 
resp.  mit  der  dreikantigen  Glasfeile  an  der  Trennungsstelle  einen 
Ritz  und  zieht  die  beiden  Rohrhälften  aus  einander;  die  Zugrichtung 
ist  etwas  gegen  die  Rohraxe  hin  gerichtet. 

2.  Absprengen  von  Röhren:  Man  macht  einen  Ritz,  erhitzt 
ein  ausgezogenes  Stück  Glas  in  der  Gebläseflamme  und  berührt  mit 
dem  entstehenden  heissen  Glastropfen  den  Ritz. 

3.  Abrunden  der  Enden:  Die  Enden  von  Glasröhren  sollen 
stets  abgerundet  werden;  dazu  erhitzt  man  dieselben  in  einem  Bunsen- 
brenner resp.  in  einer  Gebläseflamme. 

4.  Biegen  von  Röhren:  Bei  nicht  zu  weiten  Röhren  geschieht 
dies  am  besten  über  dem  Schnittbrenner. 

Korkbohren. 
Zum  Bohren  von  Löchern  in  Kork  dienen  die  sogenannten  Eork- 
bohrer.  Man  wählt  denjenigen  mit  dem  passenden  Durchmesser  aus, 
setzt  den  Kork  auf  den  Tisch  und  dreht  den  genau  senkrecht  auf 
denselben  gestellten,  unten  mit  etwas  Oel  benetzten  Bohrer  langsam 
nach  unten.  Ist  der  Kork  lang,  so  zieht  man  den  Bohrer  von  Zeit  zu 
Zeit  heraus  und  stösst  das  losgebohrte  Stück  mit  dem  nächst  kleineren 
Bohrer  aus  ihm  heraus. 
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Trocknen  und  Keinigen  von  Quecksilber. 

1.  Reinigen    des  Queckailbera    von    anhaftenden    Stanb- 

theilchen  geschieht  entweder  dadurch,  dass  man  dasselbe  durch  eine 

aU9  Flieaapapier  zusammengedrehte  DAte  mit  feiner  Oeffnung   an  der 

Spitze  fliessen  lässt,  wobei  Staubtheilchen  an  den  Papierwändeu  hängen 

bleiben,  oder  besser  durch  Pütriren  durch  Waachleder  in  dem  Apparate 

Fig.    315.      Der  Trichter  A  wird  TOn  dem  Holzständer  B   getrageo. 

An  denselben  ist  das  Rohr  D  angeschmolzen ,    welches  unten   bei    C 

rig.  315.  umgekröpft  ist.     Hier  ist  ein  Stück  Wasch- 

'"•'■"■  umgebunden.     Giesst  man  Quecksilber 

so  tritt  dasselbe  in  einem  feinen  Sprüh- 

1  TOtt  allen  mechanischen  Beimengungen 

nigt  durch  das  Leder  aus. 

ille  Arbeiten  mit  Quecksilber  müssen  auf 

1    mit    einem  circa   2  cm  hohen  Rande 

tenen  Tische  oder  in  einem  entsprechen- 

^rösseren  Kasten  ausgeführt  werden. 

2.  Zum  Reinigen  des  Quecksilbers  vou 

teu  Metallen  muss  man  es  mit  Salpet«r- 

t  oder  besser  mit  einer  Lösung  von  5  gr 

imbichromat  und  5  cbcm  Schwefelsäure 

in    1    Liter  Wasser    übergiessen    und 

nachher  aorgfaltig  auswaschen. 

3.  Zum  Trocknen  des  Quecksilbers 
erwärmt  man  es  unter  Umrühren  mit 

Drahtnetze  stehenden  Porcellanschale 
auf  etwas  über  100".  Ob  das  Quecksilber  diese  Temperatur  hat,  erkennt 
man  an  dem  Verdampfen  eines  auf  das  Quecksilber  gespritzten  Wasser- 

Die  vollkommenste  Reinigung  erzielt  man  durch  Destillation  des 
Qoecksilbers  in  besonders  conatruirten  Gla sapparaten. 
Amalgamiren. 

Zum  Amalgamiren  des  Zinka  reinigt  man  das  Zink  mechanisch, 
taucht  es  dann  in  verdünnte  Salzsäure,  nimmt  es  heraus,  giesst  etwas 
Quecksilber  auf  seine  Oberfläche  und  breitet  dasselbe  durch  Bürsten 
mit  einer  groben,  zweckmässig  mit  Kupferdraht  gebundenen  Bürste 
über  die  ganze  Oberfläche  aus.  Zinkcylinder  für  Elemente  müssen  auf 
der  äusseren  und  inneren  Oberfläche  amalgamirt  werden. 

Zum  Amalgamiren  von  Drähten  taucht  man  das  mit  Schmirgel- 
papier blank  gemachte  Ende  des  Kupferdrahtea  iu  etwas  Salpetersäure 
in  einem  Schälcheu  und  gleich  darauf  in  Queckailher. 
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Im  Folgenden  geben   wir  eine  Reihe  von  Tabellen;  eine  Anzahl 
anderer  befindet  sich  im  Text;  auf  diese  ist  hier  nur  verwiesen. 

1.    Atomgewicht  und  Dicüte  der  Elemente  (Tabelle  S.  75). 


2.    Beduction  einer  mit  Messinggewichten  ausgeführten  Wägung 

auf  den  leeren  Baum. 
(Aus  F.  Kohlrausch's  Leitfaden,  8.  Aufl.,  Tabelle  8.) 

Wiegt  ein  Körper  von  der  Dichtigkeit  d  in  der  Luft  m  Gramm,  so  sind 
7n X: Milligramm  hinzuzuzählen,  um  die  Wägung  auf  den  luftleeren  Baum  zu 
reduciren. 


d 

k 

d 

k 

d 

k 

d 

k 

0,9 

+  1,19 

1,7 

+  0,56 

4,5 

+  0,124 

9 

^  0,009 

1,0 

1,06 

1,8 

0,52 

5,0 

0,097 

10 

0,023 

1,1 

0,95 

1,9 

0,49 

5,5 

0,075 

11 

.     0,034 

1,2 

0,86   . 

2,0 

0.46 

6,0 

0,057 

12 

0,043 

1,3 

0,78 

2,5 

0,337 

6,5 

0,042 

13 

0,050 

1,4 

0,71 

3,0 

0,257 

7,0 

0,029 

14 

0,057 

1,5 

0,66 

3,5 

0,200 

7,5 

0,017 

15 

0,063 

1,6 

0,61 

4,0 

0,157 

8,0 

0,007  . 

da.     Dichte  einiger  fester  und  flüssiger  Körper. 
(Nach  F.  Kohlrausch's  Leitfaden,  Tabelle  1.) 


Bleiglanz 
Bronze  . 
Eisen  .  . 
Elfenbein 
Glas     .    ■ 

Flintgl 
Ealkspath 
Kork    .    . 
Messing  . 
Neusilber 


.    .  7,65 

.    .8,7 

ca.  7,8 

.    .  1,9 

2,4-2,6 

HS  3,0 — 5,9 

2,71 

0,2 

-8,6 

8,5 


.8,1- 


Quarz  .  . 
Wachs  . 
Wismuth 
Zinkblende 
Zink  .  . 
Eis    .    .    . 


.  2,65 
.  0,96 
.  9,9 
.  4,06 
.7,1 
.  0,9167 
Aether     .bei  15^0,720 
Alkohol    .    .     „    0,7937 
Ameisensäure  „    1,22 
Amylalkohol    „   0,81 


Anilin    .    .  bei  15«  1,013 

Benzol   .    .    .    .  „  0,884 

Chloroform  .    .  „  1,499 

Essigsäure    .   .  „  1,053 

Glycerin    .    .    .  „  1,260 

OHvenöl    .   .    .  „  0,91 

Schwefelkohlst.  „  1,270 

Terpentinöl  .    .  „  0,87 

Toluol    .    .   .    .  „  0,89 

Quecksilber  bei  0»  13,596 

30* 
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db.     Dichte  gasförmiger  Körper. 

(Aus  F.  Eohlrausch's  Leitfaden,  Tabelle  1.) 


Nach  Begnault,  Jolly,  Le- 
duc,   Rayleigh,    zusammen- 
gestellt   von   Bayleigh    und 
Bamsay 


Wasser  =  1 

bei  0**  u.  760mm 

unter  45®  Breite 


Luft 


Säuerst.  =  16 


bei  gleicher  Temperatur 
und  gleichem  Drucke 


Luft 

Sauerstoff 

Stickstoff  („atm."  0,0012571)  . 

Wasserstoff. 

Kohlensäure 

Knallgas 

Wasserdampf 


0,001 2930 
0,0014291 
0,0012507 
0,00008988 
0,001 965 
0,0005363 
(0,000804) 


1,COOO 

1,1052 

0,9672 

0,06951 

1,520 

0,4148 

0,622 


14,477 
16,000 
14,002 

1,0063 
22,00 

6,00 

9,00 


4.     Dichte  des  Wassers  bei  verschiedenen  Temperaturen. 
(Aus  F.  Kohlrausch's  Leitfaden,  Tabelle  4.) 


t  d 

0® 0,999874 

1 0,999930 

2 0,999970 

3 0,999993 

4 1,000000 

5 0,999992 

6 0,999969 

7 0,999931 

8 0,999878 

9 9,999812 


t  d 

10 0,999731 

11 0,99964 

12 0,99953 

13 0,99941 

14 0,99928 

15 0,99913 

16  ......  0,99898 

17 0,99881 

18 0,99863 

19 0,99844 


20 0,99824 

21 0,99802 

22 0,99780 

23 0,90757 

24 0,99733 

25 0,99707 

26 0,99681 

27  .....  .  0,99654 

28 0,99626 

29 0,99597 

30 0,99567 


5.    Speciflsches  Volumen  des  Wassers,   d.   h.  Volumen   eines 

Grammes  Wasser  in  Cubikcentimetern  zwischen  O  und  100^. 

(Aus  F.  Eohlrausch's  Leitfaden,  Tabelle  5.) 


Tem- 
peratur 

Volumen 

Zunahme 
auf  1® 

Tem- 
peratur 

Volumen 

Zunahme 
auf  1® 

0» 
4 

10 

15 

20 
25 
30 
35 

40 
45 
50 
55 

1,00012 
1,00000 
1,00027 
1,00087 

1,00176 
1,00294 
1,00435 
1,0059 

1,0077 
1,0097 
1,0120 

1,0144 

* 

0,00012 
18 
23 
28 
32 
36 
40 
46 
48 

0,00052 

60® 
65 
70 
75 

80 
85 
90 
95 

99 
100 

1,0170 
1,0197 
1,0226 
1,0257 

1,0289 
1,0322 
1,0357 
1,0394 

1,04247 
1,04327 

0,00054 
58 
62 
64 
66 
70 
74 
77 

0,00080 
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6.    Dichte  des  Quecksilbers  c2  bei  verschiedenen  Temperaturen  f: 


0® 13,595 

5 13,583 

10 13,571 

15 13,558 

20 13,546 

25 13,534 

30 13,522 


t  d 

40<* 13,497 

50 13,473 

60 13,449 

70 13,424 

80 13,400 

90 13,376 

100 13,352 


7.  Dichte  wässeriger  Lösungen  bei  15^,  bezogen  auf  Wasser  von 
40  c.     (Aus  F.  Kohlrausch's  Leitfaden,  Tabelle  3.) 


Proc. 

KOH 

KCl 

NHg 

NaOH 

Na  Gl 

ZnS04 

CUSO4 

0 

0,999 

0,9991 

0,999 

0,999 

0,9991 

0,999 

0,999 

5 

1,045 

1,0316 

0,978 

1,057 

1,0354 

1,052 

1,051 

10 

1,092 

1,0649 

0,958 

1,113 

1,0724 

1,108 

1,106 

15 

1,141 

1,0994 

0,941 

1,169 

1,1105 

1,168 

1,166 

20 

1,191 

1,1351 

0,924 

1,226 

1,1501 

1,236 

(1,23) 

25 

1,242 

(1,172) 

0,910 

1,281 

1,1913 

1,307 

30 

1,295 

0,896 

1,335 

1,382 

35 

1,349 

0,883 

1,389 

40 

1,406 

1,440 

• 

45 

1,466 

1,49 

• 

50 

1,53 

• 

1,54 

Proc. 

AgNOa 

PbAa 

HCl 

HNO3 

Ha804 

Alkohol 

Zucker 
bei  17,5*» 

0 

0,999 

0,999 

0,9991 

0,999 

0,9991 

0,9991 

0,9987 

5 

1,043 

1,037 

1,0242 

1,028 

1,0334 

0,9904 

1,0184 

10 

1,090 

1,076 

1,0492 

1,057 

1,0687 

0,9831 

1,0388 

15 

1,141 

1,119 

1,0744 

1,088 

1,1051 

0,9769 

1,0600 

20 

1,197 

1,164 

1,1001 

1,120 

1,1430 

0,9708 

1,0819 

25 

1,257 

1,213 

1,1262 

1,153 

1,1816 

0,9644 

1,1047 

30 

1,323 

1,266 

1,1524 

1,186 

1,223 

0,9569 

1,1282 

35 

1,396 

1,324 

1,1775 

1,219 

1,264 

0,9485 

1,1526 

40 

1,479 

1,388 

1,203 

1,252 

1,307 

0,9390 

1,1780 

45 

1,572 

1,285 

1,352 

0,9287 

1,2041 

50 

1,677 

1,318 

1.399 

0,9179 

1,2313 

55 

1,792 

1,348 

1,449 

0,9068 

1,2593 

60 

1,919 

1,375 

1,503 

0,8954 

1,2883 

65 

1,400 

1,559 

0,8838 

1,3183 

70 

1,422 

1,616 

0,8720 

1,3494 

75 

1,442 

1,675 

0,8601 

1,3813 

80 

1,461 

1,733 

0,8479 

. 

85 

1,478 

1,785 

0,8354 

90 

1,494 

1,819 

0,8224 

95 

1,51 

1,839 

0,8086 

100 

1,53 

1,8384 

0,7937 
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8.    Beduotion  eines  Gfrasvolumens  auf  O^  und  760  mm. 

(Nach  H.  Landolt  und  Börnstein,  Tabellen,  Tabelle  5.) 

Hat  bei  der  Temperatur  t  und  dem  Quecksilberdruck  H  ein  Gas  das 
Volumen  v,  so  ist  das  Volumen  bei  0®  und  760mm  Druck: 

V  H 

°  1  +  «<       760 

Die  Tabelle  enthält  die  Werthe  von  1/(1  -f-  «0  («  =  0,00367  angenommen) 
und  von  J7/760  und  ihre  Logarithmen.  Mit  ihnen  muss  man  das  gefundene 
Volumen  v  multipliciren,  um  das  Volumen  bei  0®  zu  erhalten. 


Log 

1 

Log 

1 

Log 

1 

t 

1 

* 

1 

t 

1 

1  +  at 

1  +  at 

1  4-  at 

1  +  ttt 

1  +  (Ct 

1  -f  «< 

0 

0,0000 

1,0000 

40 

0,9405—1 

0,8720 

80 

0,8882—1 

0,7731 

1 

0,9984—1 

0,9964 

4L 

9391 

8692 

81 

8870 

7709 

2 

9968 

9927 

42 

9377 

8665 

82  1 

8857 

7687 

3 

9952 

9891 

43 

9364 

8637 

83 

8845 

7665 

4 

9937 

9856 

44 

9350 

8610 

84 

8833 

7644 

5 

9921 

9820 

45 

9336 

8583 

85 

8821 

7623 

6 

9905 

9785 

46 

9322 

8556 

86 

8809 

7601 

7 

9890 

9750 

47 

9309 

8529 

87 

8797 

7580 

8 

9874 

9715 

48 

9295 

8502 

88 

i  8784 

7559 

9 

9859 

9681 

49 

9282 

8476 

89 

8772 

7538 

10 

9843 

9646 

50 

9268 

8450 

90 

8760 

7517 

11 

9828 

9612 

51 

9255 

8424 

91 

8748 

7496 

12 

9813 

9578 

52 

9241 

8398 

92 

»737 

7476 

13 

9798 

9545 

53 

9228 

8372 

93 

8725 

7456 

14 

9782 

9511 

54 

9215 

8346 

94 

8713 

7435 

15 

9767 

9478 

55 

9201 

8321 

95 

8701   • 

7415 

16 

9752 

9445 

56 

9188 

8295 

96 

8689 

7395 

17 

9737 

9413 

57 

9175 

8270 

97 

8677 

7375 

18 

9722 

9380 

58 

9162 

8245 

98 

8666 

7355 

19 

9707 

9348 

59 

9149 

8220 

99 

8654 

7335 

20 

9692 

9316 

60 

9136 

8196 

100 

8642 

7315 

21 

9678 

9285 

61 

9123 

8171 

101 

8631 

7296 

22 

9663 

9253 

62 

9110 

8146 

102 

8619 

7276 

23 

9648 

9222 

63 

9097 

8122 

103 

8607 

7257 

24 

9633 

9191 

64 

9084 

8098 

104 

8596 

7238 

25 

9619 

9160 

65 

9071 

8074 

105 

8584 

7218 

26 

9604 

9129 

66 

9058 

8050 

106 

8573 

7199 

27 

9590 

9099 

67 

9045 

8026 

107 

8561 

7181 

28 

9575 

9068 

68 

9032 

8003 

108 

8550 

7162 

29 

9561 

9038 

69 

9020 

7980 

109 

8539 

7143 

30 

9546 

9008 

70 

9007 

7956 

110 

8527 

7124 

31 

9532 

8979 

71 

8994 

7933 

111 

8516 

7106 

32 

9518 

8949 

72 

8982 

7910 

112 

8505 

7087 

33 

9503 

8920 

73 

8969 

7887 

113 

8493 

7069 

34 

9489 

8891 

74 

8957 

7864 

114 

8482 

7050 

35 

9475 

8862 

75 

8944 

7842 

115 

8471 

7032 

36 

9461 

8833 

76 

8932 

7819 

116 

8460 

7014 

37 

9447 

8805 

77 

8919 

7797 

117 

8448 

6996 

38 

9433 

8776 

78 

8907 

7775 

118 

8437 

6978 

39 

9419 

8748 

79 

8894 

7752 

119 

8426 

6960 

40 

9405 

8720 

80 

8882 

7731 

120 

8415 

9943 
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H 

^^^  760 

H 

760 

H 

^^^  760 

H 

760 

680 

0,9517—1 

0,8947 

730 

0,9825—1 

0,9605 

681 

9523 

8960 

731 

9831 

9618 

682 

9530 

8974 

732 

9837 

9632 

683 

9536 

8987 

733 

9843 

9645 

684 

9543 

9000 

734 

9849 

9658 

685 

9549 

9013 

735 

9855 

9671 

686 

9555 

9026 

736 

9861 

9684 

687 

9562 

9040 

737 

9867 

9698 

688 

9568 

9053 

738 

9873 

9711 

689 

9574 

9066 

739 

9878  • 

9724 

690 

9580 

9079 

740 

9884 

9737 

691 

9587 

9092 

741 

9890 

9750 

692 

9593 

9105 

742 

9896 

9768 

693 

9599 

9118 

743 

9902 

9776 

694 

9606 

9132 

744 

9908 

9790 

695 

9612  . 

9145 

745 

9914 

9803 

696 

9618 

9158 

746 

9919 

9816 

697 

9624 

9171 

747 

9925 

9829 

698 

9631 

9184 

748 

9931 

9842 

699 

9637 

9198 

749 

9937 

9855 

700 

9643 

9211 

750 

9948 

9869 

701 

9649 

9224 

751 

9948 

9882 

702 

9655 

9237 

752 

9954 

9895 

703 

9662 

9250 

753 

9960 

9908 

704 

9668 

9263 

754 

9966 

9921 

705 

9674 

9276 

755 

9971 

9934 

706 

9680 

9289 

756 

9977 

9947 

707 

9686 

9303 

757 

9983 

9961 

708 

9692 

9316 

758 

9989 

9974 

709 

9698 

9329 

759 

9994 

9987 

710 

9705 

9342 

760 

1,0000—1 

1,0000 

711 

9711 

9355 

761 

0006 

0013 

712 

9717 

9368 

762 

0011 

0026 

713 

9723 

9382 

763 

0017 

0040 

714 

9729 

9395 

764 

0023 

0052 

715 

9735 

9408 

765 

0028 

0066 

716 

9741 

9421 

766 

0034 

0080 

717 

9747 

9434 

767 

0040 

0092 

718 

9753 

9448 

768 

0045 

0105 

719 

9759 

9461 

769 

0051 

0118 

720 

9765 

9474 

770 

0057 

0132 

721 

9771 

9487 

771 

0062 

0145 

722 

9777 

9500 

772 

0068 

0158 

728 

9783 

9513 

773 

0074 

0171 

724 

9789 

9526 

774 

0079 

0184 

725 

9795 

9539 

775 

0085 

0197 

726 

9801 

9552 

776 

0090 

0210 

727 

9807 

9566 

777 

0096 

0224 

728 

9813 

9579 

778 

0102 

0237 

729 

9819 

9592 

•779 

0107 

0250 

730 

9825 

9605 

780 

0113 

0263 
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9,    Ijöslichkeit  einiger  Stoffe  in  Wasser. 
(Aus  F.  EohlrauBch's  Leitfaden,  Tabelle  10a.) 

100  Gewichtstlieile  Wasser  lösen  Oewichtstheile  wasserfreien  Salzes 


00 


200 


lOOO 


bei  der  Temperatur: 

KCl 

KJ 

KCIO3 

KNOg 

K28O4 

K2Cr207 

KaCO« 

NH4CI 

NaCl 

NasCOs 

LiCl 

BaCla 

CaClg 

CaSO^ 

MgSO^ 

Zn804 

CU8O4 

NiS04 

AgNOs 

Bohrzucker 


10.     Linearer  Ausdehnimgscoöfüoient  für  l^C. 
(Nach  F.  Kohlrausch's  Leitfaden,  Tabelle  9.) 

(Die  Länge  L  wächst  für  1®  um  /SL,  das  Volumen  V  um  3/SF.) 

Messing /S  =  0,000019 

Neusilber 18 

Platin 09 

Silber 19 

Zink 29 

Zinn 23 


28 

35 

57 

128 

144 

209 

3 

7 

56 

»13 

31 

250 

8 

11 

26 

5 

12 

94 

89 

112 

156 

28 

37 

73 

35,5 

36,0 

39,6 

7 

21 

45 

64 

81 

130 

31 

36 

59 

50 

74 

155 

0,19 

0,21 

0,17 

27 

36 

74? 

43 

53 

95? 

18 

24 

75? 

29 

40 

— 

122 

240 

900 

179 

204 

490 

Alnmininm  ■  . 

Blei 

£iisen  .... 

.  .  /S  =:  0,000023 
.  .  .  29 
,  .  .           12 

Glas 

.  .  .          08 

Gold  .... 
Hartgummi  . 
Kupfer  .  .  . 

.  .  .  15 
.  .  .  80 
.  .  .          17 

Blei 

Eisen 

Gold 

Graphit 

Kupfer 

Nickel 

Platin 

Süber 

Zink 

Zinn 


Bleiglanz 

Kalkspath 

Quarz 


U.     Speciflsche  Wärme. 
(Zum  Theil  nach  F.  Eohlrausch's  Leitfaden,  Tabelle 

15—1000 0,032 

0,113 


16.) 


n 


Zinkblende  15—100® 
Zinnstein 


0,032 

0,202 

0,093 

0,11 

0,032 

0,056 

0,094 

0,055 

0,051 
0,206 

0,190 


Glas 
Messing 


r> 


n 


Quecksilber  bei  15® 
„  500 
»     lOOO 

r,      1500 

«       17« 


n 


Alkohol 
Anilin 
Terpentinöl 
Wasser 


n 
n 


0,123 
0,093 

0,19 
0,093 

0,0332 

0,0330 

0,0326 

0,0320 

0,58 

0,49 

0,43 

1^) 


*)  Vergl.   S.  177  die  specifische  Wärme  des   Wassers   für   verschiedene 
Temperaturen. 
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12.     Siedepunkte  t  des  Wassers  bei  verschiedenen 
Barometerständen  h  (nach  F.  Eohlrausch,  Leitfaden,  Tab.  13b): 


b  t 

690 97,320 

700mm 97,71® 

710  „  

720  ,  

730  „  

735  „  

740  ,         


97,71» 

750 

98,11« 

755 

98,49« 

760 

98,88« 

765 

99,07« 

770 

99,25« 

775 

h  t 

745  mm 99,44« 

99,63« 

99,81« 

100,00« 

100,18« 

100,37« 

100,55« 


r> 


13.   Dampfdruck  ö  des  gesättigten  Wasserdampfes  und  Gehalt  g 

an  Wasser  dampf  von  Icbm  Luft  bei  der  Temperatur  ti 

(Aus  F.  Eohlrausch's  Leitfaden,  Tabelle  13.) 


t 

d 

gr 

t 

d 

9^ 

—   20« 

0,927 

1,2 

13« 

11,1 

11,2 

—  15 

1,400 

1,8 

14 

11,9 

12,0 

—  10 

2,0 

2,2 

15 

12,7 

12,8 

—  5 

3,0 

3,3 

16 

13,5 

13,5 

0 

4,6 

4,9 

17 

14,4 

14,4 

1 

4,9 

5,2 

18 

15,3 

15,2 

2 

5,3 

5,6 

19 

16,3 

16,2 

3 

5,7 

6,0 

20 

17,4 

17,2 

4 

6,1 

6,4 

21 

18,5 

18,2 

5 

6,5 

6,8 

22 

19,6 

19,2 

6 

7,0 

7,3 

23 

20,9 

20,4 

7 

7,5 

7,8 

24 

22,2 

21,6 

8 

8,0 

8,2 

25 

23,5 

22,8 

9 

8,5 

8,7 

26 

25,0 

24,2 

10 

9,1 

9,3 

27 

26,5 

25,6 

11 

9,8 

10,0 

28 

28,1 

27,0 

12 

10,4 

10,6 

29 

29,7 

28,5 

14. 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

160 

180 


Spannkraft  des  Quecksilberdampfes  in  Millimetern  Queck- 
silber.    (Aus  F.  Kohlrausch's  Leitfaden,  Tabelle  14.) 


0,001 

200 

0,01 

220 

0,03 

240 

0,09 

260 

0,28 

280 

0,75 

300 

1,8 

320 

4,2 

340 

8,9 

360 

17,6 

33,4 

57 

97 
156 
244 
371 
548 
791 
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15.    Spannkraft  des  Aether  dampf  es  vergl.  S.  155. 

16.     Gefrierpunktserniedrigung  und  Siedepunktserhöhung 

vergl.  S.  165  und  168. 

17.     Wellenlängen    der   wichtigsten   Linien   einer   Beihe   von 

Elementen  und  des  Sonnenspectrums. 
(Nach  F.  Kohlrausch's  Leitfaden,  Tabelle  19a.) 


10— «mm 

Kalium  (c 768 

A         759,4 

a  718,6 

B  686,7 

Lithium  « 670,8 

C  (Wasserstoflf  «) 656,3 

Dl  1   __  .  .  (589,62 

dJ  ^^^^^^^ 1589,02 

Thallium 535,1 


E .  527,0 

b  (Mg  Mittellinie) 517,3 

F  (WasBerstoff  ß) 486,1 

Strontium  d 460,8 

Wasserstoflf  y 434,0 

G 430,8 

h  (Wasserstoflf  cf) 410,2 

Kalium  ß 404,6 

Hl            396,9 


18.     Brechungsindices  einiger  Körper. 

(Nach  F.  Kohlrausch's  Leitfaden,  Tabelle  20.) 


Wellenlänge 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

H 

A .  10«  =  mm 

759,4 

686,7 

656,3 

589,3 

527,0 

486,1 

430,8 

396,9 

Wasser  .  .  .  .  18» 

1,3293 

1,3308 

1,3317 

1,3334 

1,3356 

1,3377 

1,3411 

1,3440 

Alkohol  ....  15,0» 

3598 

3611 

3618 

3635 

3658 

3679 

3716 

3748 

Schwefelkohlst.  16,0^ 

6118 

6181 

6214 

6308 

6438 

6555 

6800 

7032 

Cassiaöl  .  .  .  .  17^ 

586 

592 

596 

605 

619 

634 

665 

701 

^     -   r  leicht 
Crowngl«  l^j^^^^ 

5100 

5118 

5127 

5153 

5186 

5214 

5267 

5312 

6097 

6117 

6126 

6152 

6185 

6213 

6265 

6308 

FliTitgla»  .  '^^°^* 
^          l  schwer 

5986 

6020 

6038 

6085 

6145 

6200 

6308 

6404 

7350 

7405 

7434 

7515 

7623 

7723 

7922 

811 

Kalkspath  y     ' 

6500 

6530 

6545 

6585 

6635 

6679 

6762 

6833 

4827 

4840 

4847 

4864 

4888 

4908 

4946 

4978 

^"*'^  •  •  1^. 

5390 

5409 

5418 

5442 

5471 

5497 

5543 

5582 

5481 

5500 

5509 

5533 

5563 

5589 

5637 

5677 

Gyps  mitt 

517 

519 

520 

523 

.  525 

523 

532 

Arragonit  mitt. .  .  . 

672 

676 

678 

682 

686 

691 

698 

705 

Topas  (sibir.)  mitt.  . 

608 

610 

611 

614 

617 

619 

624 

627 

Steinsalz 

5367 

5392 

5405 

5442 

5490 

5532 

5613 

5688 

Flussspath 

4310 

4320 

4325 

4339 

4355 

4371 

439d 

4420 

Drehung  in  Quarz 

bei  20® 

12,7» 

15,7» 

17,3<> 

21,72<> 

27,5® 

32,8® 

42,6® 

51,2» 

Für  1®  Temperaturerhöhung  nimmt  bei  mittlerer  Temperatur  der  Brechungs- 
index  ab  bei  Wasser  um  0,00009,  bei  CS2  fürD  um  0,0008,  für  H  um  0,0009. 
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19.     Slektrioitätsleitung  einiger  Metalle. 
(Aus  F.  KoLlrauscli's  Leitfaden,  Tab.  25.) 


Bei  180 


Spec.  Widerstand. 

Ein   1  m  langer  Draht 

von  1  mm^  Quersclmitt 

hat     den     Widerstand 

in  Ohm 


Leitunpfsver- 

mögen,  bezogen  auf 

Quecksilber  von  0® 


Süber 

Kupfer 

Gold 

Zink     . 

Eisen 

Stahl 

Platin 

Blei 

Antimon 

Quecksilber 

Wismuth 

Gaskohle etwa 

Messing 

20  Proc.  Platin-Silber     .    .    . 

Neusilber 

Nickelin 

30  Proc.  Mangan-Kupfer    .    . 


<r  =  0,016 

0,0172 

0,023 

0,063 
0,09  bis  0,15 
0,15  bis  0,5 

0,14 

0,21 

0,45 

0,958 

1,2 
50 
0,07  bis  0,09 

0,20 
0,16  bis  0,40 

0,42 

1,08 


fc  =  59 
55 
41 
15 
6  bis  10 
2  bis  6 
6,5 
4,6 
2,1 
0,984 
0,8 
0,02 
10  bis  14 

4,8 
2,4  bis  6 
2,3 
0,9 


Die  Aenderung  des  Widerstandes  a  mit  der  Temperatur  für  1^,  d.  h. 
also  der  Ooefßcient  a  in  der  Gleichung  w^  =  wq  (1  -^  at),  ist  für:  Quecksilber 
«  =  0,00088,  reine  feste  Metalle  «  =  0,004,  Neusilber  a  =  0,00023  bis  0,0006, 
gutes  Nickelin  «  =  0,00023.  Für  Manganin  a  z=  0,43  (84  Cu,  4Ni,  12  Mn)  und 
Constantan  <r  =  0,50  (60  Gu,  40  Ni)  ist  «  fast  NulL  Bei  der  Kohle  nimmt 
der  Widerstand  mit  der  Temperatur  ab,  er  ist  «  =  —  0,0002  bis  —  0,0008. 

20.     Slektrisohes  Leitvermögen   einiger  Salze  und  Säuren  in 

wässeriger  Lösung  bei  18^,  bezogen  auf  Quecksilber  von  O^. 

(Aus  F.  Kohlrausch's  Leitfaden,  Tabelle  26.) 

Die  Procente  bedeuten  Gewichtstheile  des  gelösten  Körpers,  und  zwar 
bei  Salzen  des  wasserfreien  Salzes,  in  100  Gewichtstheilen  der  Lösung. 

k  ist  das  Leitvermögen  bei  18^,  Jk  ist  die  Zunahme  von  k  für  1^  in 
Procenten  von  k. 


Lösung 

KCl 

lO'fc    Jk 

Na  Ol 
lO'fc    Jk 

CUSO4 

lO'Ä     Jk 

5  Proc. 

64      2,0 

63      2,2 

18      2,2 

10      „ 

127      1,9 

113      2,1 

30      2,2 

15      „ 

189      1,8 

153      2,1 

39      2,3 

20      „ 

250      1,7 

183      2,2 

25      „ 

200      2,3 
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Lösung 

ZnS04 

HCl 

H28O4 

HNO3 

lO^Ä 

Jk 

lO'fc  Jk 

lO^ifc  Jk 

lO^ifc  Jk 

5  Proc. 

18 

2,3 

369  1,59 

195  1,21 

241  1,50 

10   „ 

30 

2,3 

590  1,57 

366  1,28 

431  1,45 

15   „ 

39 

2,3 

698  1,56 

508  1,36 

573  1,40 

20   „ 

43 

2,4 

713  1,55 

611  1,45 

665  1,38 

25   „ 

44 

2,6 

677  1,54 

671  1,54 

720  1,38 

30   „ 

41 

3,0 

620  1,53 

691  1,62 

734  1,39 

35   „ 

33 

4,0 

553  1,52 

678  1,70 

719  1,43 

40   „ 

483 

636  1,78 

686  1,49 

50   „ 

505  1,93 

590  1,6 

60   „ 

349  2,13 

480  1,6 

70   „ 

202  2,56 

370  1,5 

80   „ 

103  3,49 

250  1,3 

21.    Elektroohemisclie  Aequivalente  vergL  S.  352. 

a 


22.     Werthe  von 


für   a  =   1   bis   a  =  999.      (Entnommen   aus 


1000  —  a 
W.  Ostwald,  Handbuch  für  physico-cbemische  Messungen,  8.  369.) 


0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

00 

0,0000 

0010 

0020 

0030 

0040 

0050 

0060 

0071 

0081 

0091 

Ol 

101 

111 

122 

132 

142 

152 

163 

173 

183 

194 

02 

204 

215 

225 

235 

246 

256 

267 

278 

288 

299 

03 

309 

320 

331 

341 

352 

363 

373 

384 

395 

406 

04 

417 

428 

438 

449 

460 

471 

482 

493 

504 

515 

05 

526 

537 

549 

560 

571 

582 

593 

605 

616 

627 

06 

638 

650 

661 

672 

684 

695 

707 

718 

730 

741 

07 

753 

764 

776 

78^ 

799 

811 

823 

834 

846 

858 

08 

870 

881 

893 

905 

917 

929 

941 

953 

965 

977 

09 

989 

1001 

1013 

1025 

1038 

1050 

1062 

1074 

1087 

1099 

10 

0,1111 

124 

136 

148 

161 

173 

186 

198 

211 

223 

11 

236 

249 

261 

274 

287 

299 

312 

325 

338 

351 

12 

364 

377 

390 

403 

416 

429 

442 

455 

468 

481 

13 

494 

508 

521 

534 

547 

561 

574 

588 

601 

614 

14 

628 

641 

655 

669 

682 

696 

710 

723 

737 

751 

15 

765 

779 

793 

806 

820 

834 

848 

862 

877 

891 

16 

905 

919 

933 

947 

962 

976 

990 

2005 

2019 

2034 

17 

0,2048 

2063 

2077 

2092 

2107 

2121 

2136 

151 

166 

180 

18 

195 

210 

225 

240 

255 

270 

285 

300 

315 

331 

19 

346 

361 

376 

392 

407 

422 

438 

453 

469 

484 

20 

500 

516 

531 

547 

563 

579 

595 

610 

626 

642 

21 

658 

674 

690 

707 

723 

739 

755 

771 

788 

804 

22 

821 

837 

854 

870 

887 

903 

920 

937 

953 

970 

23 

987 

3004 

3021 

3038 

3055 

3072 

3089 

3306 

3123 

3141 

24 

0,3158 

175 

193 

210 

228 

245 

263 

280 

298 

316 

25 

333 

351 

369 

387 

405 

423 

441 

459 

477 

495 

26 

514 

532 

550 

569 

587 

605 

624 

643 

661 

680 

27 

699 

717 

736 

755 

774 

793 

812 

831 

850 

870 

28 

889 

908 

928 

947 

967 

986 

4006 

4025 

4045 

065 

29 

0,4085 

4104 

4124 

4144 

4164 

4184 

205 

225 

245 

265 
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0 

• 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

30 

0,4286 

306 

327 

347 

368 

389 

409 

430 

451 

472 

31 

493 

514 

535 

556 

577 

599 

620 

641 

663 

684 

32 

706 

728 

749 

771 

793 

815 

837 

859 

881 

903 

33 

925 

948 

970 

993 

5015 

5038 

5060 

5083 

.5106 

5129 

34 

0,5152 

5175 

5198 

5221 

244 

267 

291 

314 

337 

361 

35 

385 

408 

432 

456 

480 

504 

528 

552 

576 

601 

36 

625 

650 

674 

699 

723 

748 

773 

798 

823 

848 

37 

873 

898 

924 

949 

974 

6000 

6026 

6051 

6077 

6103 

38 

0,6129 

6155 

6181 

6208 

6234 

260 

287 

313 

340 

367 

39 

393 

420 

447 

475 

502 

529 

556 

584 

611 

639 

40 

667 

695 

722 

750 

779 

807 

835 

863 

892 

921 

41 

949 

978 

7007 

7036 

7065 

7094 

7123 

7153 

7182 

7212 

42 

0,7241 

7271 

301 

331 

361 

391 

422 

452 

483 

513 

43 

544 

575 

606 

637 

668 

699 

731 

762 

794 

825 

44 

857 

889 

921 

953 

986 

8018 

8051 

8083 

8116 

8149 

45 

0,8182 

8215 

8248 

8282 

8315 

349 

382 

416 

450 

484 

46 

519 

553 

587 

622 

657 

692 

727 

762 

797 

832 

47 

868 

904 

939 

975 

9011 

9048 

9084 

9121 

9157 

9194 

48 

0,9231 

9268 

9305 

9342 

380 

418 

455 

493 

531 

570 

49 

608 

646 

685 

724 

763 

802 

841 

881 

920 

960 

50 

1,000 

004 

008 

012 

016 

020 

024 

028 

033 

037 

51 

041 

045 

049 

053 

058 

062 

066 

070 

075- 

079 

52 

083 

088 

092 

096 

101 

105 

110 

114 

119 

123 

53 

128 

132 

137 

141 

146 

151 

155 

160 

165 

169 

54 

174 

179 

183 

188 

193 

198 

203 

208 

212 

217 

55 

222 

227 

232 

237 

242 

247 

252 

257 

262 

268 

56 

273 

278 

283 

288 

294 

299 

304 

309 

315 

320 

57 

326 

331 

336 

342 

347 

353 

358 

364 

370 

375 

58 

381 

387 

392 

398 

404 

410 

415 

421 

427 

433 

59 

439 

445 

451 

457 

463 

469 

475 

481 

488 

494 

60 

500 

506 

513 

519 

525 

532 

538 

545 

551 

558 

61 

564 

571 

577 

584 

591 

597 

604 

611 

618 

625 

62 

632 

639 

646 

653 

660 

667 

674 

681 

688 

695 

63 

703 

710 

717 

725 

732 

740 

747 

755 

762 

770 

64 

778 

786 

793 

801 

809 

817 

825 

833 

841 

849 

65 

857 

865 

874 

882 

890 

899 

907 

915 

924 

933 

66 

941 

950 

959 

967 

976 

985 

994 

2,003 

2,012 

2,021 

67 

2,030 

040 

049 

058 

067 

077 

086 

096 

106 

115 

68 

125 

135 

145 

155 

165 

175 

185 

195 

205 

215 

69 

226 

236 

247 

257 

268 

279 

289 

300 

311 

322 

70 

333 

344 

356 

367 

378 

390 

401 

413 

425 

436 

71 

448 

460 

472 

484 

497 

509 

521 

534 

546 

559 

72 

571 

584 

597 

610 

623 

636 

650 

663 

676 

690 

73 

704 

717 

731 

745 

759 

774 

788 

802 

817 

831 

74 

846 

861 

876 

891 

906 

922 

937 

953 

968 

984 

75 

3,000 

016 

032 

049 

065 

082 

098 

115 

132 

149 

76 

167 

184 

202 

219 

237 

255 

274 

292 

310 

329 

77 

348 

367 

386 

405 

425 

444 

464 

484 

505 

525 

78 

545 

566 

587 

608 

630 

651 

673 

695 

717 

739 

79 

762 

785 

808 

831 

854 

878 

902 

926 

950 

975 
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Tabellen. 


90 
91 
92 
93 
94 

95 
96 
97 
98 

99 


0 

1 

2 

3  ;  4 

5 

6 

7 

8 

9 

80 

4,000 

025 

051 

076i  102 

128 

155 

181 

208 

236 

81 

263 

291 

319 

348  376 

405 

435 

465 

495 

525 

82 

556 

587 

618 

650  682 

714 

747 

780 

814 

848 

83 

882 

917 

952 

9885,024 

5,061 

5,098 

5,135 

5,173 

5,211 

84 

5,250 

289 

329 

369  410 

452 

494 

536 

579 

623 

85 

667 

711 

757 

803  849 

897 

944 

993 

6,042 

6,092 

86 

6,143 

194 

246 

299  353 

407 

463 

519 

576 

634 

87 

692' 

752 

813 

874  937 

7,000 

7,065 

7,130 

7,197 

7,264 

88 

7,333' 

403 

475 

547  621 

696 

772 

850 

929 

8,009 

89 

8,091 

1 

174 

259 

346  434 

1 

524 

615 

709 

804 

901 

9,000 
10,11  I 
11,50  I 
13,29  , 
15,67  ] 

19,00 
24,00 
32,33 
49,00 
99,0 


101 
10,23 
11,66 

13,49 
15,95 

19,41 
24,64 
33,48 
51,6 
110 


1 
204 

309 

417 

526 

10,36 

10,49 

10,63 

10,77 

11,82 

11,99 

12,16 

12,33 

13,71 

13,93 

14,15 

14,38 

16,24 

16,54 

16,86 

17,18 

19,83 

20,28 

20,74 

21,22 

25,32 

26,03 

26,78 

27,57 

34,71 

36,04 

37,46 

39,00 

54,6 

57,8 

61,5 

65,7 

124 

142 

166 

199 

638 
10,90 
12,51 
14,63 
17,52 

21,73 
28,41 
40,67 
70,4 
249 


753 

870 

11,05 

11,20 

12,70 

12,89 

14,87 

15,13 

17,87 

18,23 

22,26 

22,81 

29,30 

30,25 

42,48 

44,45 

75,9 

82,3 

332 

499 

1 

1 

989 
11,35 
13,08 
15,39 
18,61 

23,39 
31,26 
46,62 
89,9 
999 


Trigonometrische  Tafel,  Einrichtung  und 

Gebrauch  derselben. 


Fig.  316  YeranBchaulicht  die  trigonometrisclien  FunctioneD ;  sie  sind  die 
Anzahl  von  Längeneinheiten  gewisser  Linien  im  und  am  Kreise,  falls  der 
Badius  desselben  gleich  1  ist;  sie  sind  also  unbenannte  Zahlen. 

Die  folgende  Tafel  enthält  für  Winkel  von  0  bis  45^  den  Sinus,  die 
Tangente,  die  Cotangente  und  den  Cosinus  von  Grad  zu  Grad.    Da  aber 

sin  (90  —  «)  =  cos  a  tg    (90  —  «)  =  ctg  a 

cos  (90  —  €i)  ::=  sin  a  ctg  (90  — ■  a)  ^=  tg  a 

ist,  so  kann  man  die  Tafel  auch  für  die  Winkel  zwischen  45  und  90^  be- 
nutzen: Ist  der  Winkel  kleiner  als  45^,  so  benutzt  man  den  vorderen  Ein- 
gang der  Tafel,   die  oben  stehenden   Worte    bezeichnen  die   Columnen,    in 

denen    die    einzelnen   trigonometri- 
Fig.  316.  sehen  Functionen  stehen;  so  ist: 

sin  330  =  0,5446  tg  190  =  0,3443 
cos  39®  =  0,7771        ctg  43^'  =  1,072 

Ist  der  Winkel  grösser  als  45®,  so 
benutzt  man  den  hinteren  Ein- 
gang der  Tafel,  die  unten  stehen- 
den Worte  bezeichnen  dann-  die 
Columnen,  in  denen  die  einzelnen 
trigonometrischenFunctionen  stehen ; 
so  ist: 

sin  47®  =  0,7314      tg   72®  =  3,078 
cos  52®  =  0,6157      ctg  87®  =  0,0524. 

Hinter  jeder  Hauptcolumne  steht  eine  kleinere  mit  D.  I®  überschriebene 
Golumne.  Die  in  diesen  Columnen  stehenden  Zahlen  geben  an,  um  wie  viel 
jeder  der  beiden  Functionswerthe ,  zwischen  denen  sie  stehen,  sich  für  einen 
Grad  ändert.  Sucht  man  zu  einer  bestimmten  Anzahl  von  Minuten  den 
zugehörigen  Werth  der  trigonometrischen  Functionen ,  so  dividirt  man  diese 
Zahlen  durch  60  und  multiplicirt  mit  der  Minutenziffer  der  aufzuschlagenden 
Winkel  und  addirt  das  Product  zu  dem  nächst  vorhergehenden  Functions- 
werthe, wenn  die  Function  (Sinus  und  Tangente)  bei  wachsendem  Winkel 
wächst,  zieht  sie  dagegen  von  diesem  ab,  wenn  die  Function  (Cosinus  und 
Cotangente)  bei  wachsendem  Winkel  abnimmt. 
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Trigonometrisclie  Tafel. 


Sinus 


D  lO 


! 


0 

1 

2 
3 

4 

5 
6 

7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

15 
16 

17 

18 
19 

20 
21 
22 
23 
24 

25 
26 
27 
28 
29 

30 
31 
32 
33 
34 

35 
36 
37 
38 
39 

40 
41 
42 
43 
44 

45 


0,0000 
0,0175 
0,0349 
0,0523 
0,0698 

0,0872 
0,1045 
0,1219 
0,1392 
0,1564 

0,1736 
0,1908 
0,2079 
0,2250 
0,2419 

0,2588 
0,2756 
0,2924 
0,3090 
0,3256 

0,3420 
0,3584 
0,3746 
0,3907 
0,4067 

0,4226 
0,4384 
0,4540 
0,4695 
0,4848 

0,5000 
0,5150 
0,5299 
0,5446 
0,5592 

0,5736 
0,5878 
0,6018 
0,6157 
0,5293 

0,6428 
0,6561 
0,6691 
0,6820 
0,6947 

0,7071 


Cosinus 


175 
174 
174 
175 

174 
173 
174 
173 
172 

172 
172 
171 
171 
169 

169 
168 
168 
166 
166 

164 
164 
162 
161 
160 

159 
158 
156 
155 
153 

152 
150 
149 
1*47 
146 

144 
142 
140 
139 
136 

135 
133 
130 
129 
127 

124 


Dl^ 


Tangens 


D  lO 


0,0000 
0,0175 
0,0349 
0,0524 
0,0699 

0,0875 
0,1051 
0,1228 
0,1405 
0,1584 

0,1763 
0,1944 
0,2126 
0,2309 
0,2493 

0,2679 
0,2867 
0,3057 
0,3249' 
0,3443 

0,3640 
0,3839 
0,4040 
0,4245 
0,4452 

0,4663 
0,4877 
0,5095 
0,5317 
0,5543 

0,5774 
0,6009 
0,6249 
0,6494 
0,6745 

0,7002 
0,7265 
0,7536 
0,7813 
0,8098 

0,8391 
0,8693 
0,9004 
0,9325 
0,9657 

1,0000 


Cotan- 
gens 


175 
174 
175 
175 

176 
176 
177 
177 

179 

179 
181 
182 
183 
184 

186 
188 
190 
192 
194 

197 
199 
201 
205 
207 

211 
214 
218 
222 
226 

231 
235 
240 
245 
251 

257 
263 
271 
277 
285 

293 
302 
311 
321 
332 

343 


PlO 


Cotan- 
gens 


D  1» 


00 

57,29 
28,64 
19,08 
14,30 

11,43 
9,514 
8,144 
7,115 
6,314 

5,671 
5,145 
4,705 
4,331 
4,011 

3,732 
3,487 
3,271 
3,078 
2,904 

2,747 
2,605 
2,475 
2,356 
2,246 

2,145 
2,050 
1,963 
1,881 
1,804 

1,732 
1,664 
1,600 
1,540 
1,483 

1,428 
1,376 
1,327 
1,280 
1,235 

1,192 
1,150 
1,111 
1,072 
1,036 

1,000 


801 

643 
526 
440 
374 
320 

279 
245 
216 
193 
174 

157 
142 
130 
119 
110 

101 
95 
87 
82 
77 

72 
68 
64 
60 
57 

55 
52 
49 
47 
45 

43 
42 
39 
39 
36 

36 


Tangens 


DV 


Cosinus 


D  lO 


1,0000 
0,9998 
0,9994 
0,9986 
0,9976 

0,9962 
0,9945 
0,9925 
0,9903 

0,9877 

0,9848 
0,9816 
0,9781 
0,9744 
0,9703 

0,9659 
0,9613 
0,9563 
0,9511 
0,9455 

0,9397 
0,9336 
0,9272 
0,9205 
0,9135 

0,9063 
0,8988 
0,8910 
0,8829 
0,8746 

0,8660 
0,8572 
0,8480 
0,8387 
0,8290 

0,8192 
0,8090 
0,7986 
0,7880 
0,7771 

0,7660 
0,7547 
0,7431 
0,7314 
0,7193 

0,7071 


02 
04 
08 
10 

14 
17 
20 
22 
26 

29 
32 
35 
37 
41 

44 
46 
50 
52 
56 

58 
61 
64 
67 

70 

72 
75 
78 
81 
83 

86 
88 
92 
93 
97 

98 
102 
104 
106 
109 

111 
113 
116 
117 
121 

122 


90 
89 
88 
87 
86 

85 
84 
83 
82 
81 

80 
79 

78 
77 
76 

75 
74 
73 
72 
71 

70 
69 
68 
67 
66 

65 
64 
63 
62 
61 

60 
59 
58 
57 
56 

55 
54 
53 
52 
51 

50 

49 

48 

47. 

46 

45O 


J 


Sinus 


Dl^ 


Einrichtung  und  Gebrauch  der  Logarithmentafel. 


Die  Benutzung  der  Logarithmen  erleichtert  die  ZififerrechnuAgen  erheb- 
lich, denn  jede  Multiplication  ihrer  Zahlen  verwandelt  sich  in  eine  Addition 
von  Logarithmen,  jede  Division  in  eine  Subtraction,  jede  Potenzirung  in  eine 
Multiplication,  jedes  Wurzelziehen  in  eine  Division.  Man  sucht  dazu  den 
Logarithmus  des  zu  berechnenden  Ausdruckes  und  zu  diesem  dann  deu 
Numerus,  der  das  gesuchte  Resultat  liefert. 

1.  Aufsuchen  des  Logarithmus.  Jeder  Logarithmus  besteht  aus 
der  Kennziffer  (Charakteristik)  und  der  Mantisse,  die  durch  ein  Komma  ge- 
trennt sind.  Sucht  man  zu  einer  gegebenen  Zahl  den  Logarithmus,  so  zählt 
man  die  Stellen  vor  dem  Komma  und  zieht  1  von  dieser  Zahl  ab;  der  Best 
ist  die  Kennzitfer.  Z.  B.  Log  4SQ7  ^  Kennziffer  3;  Log  27 y  Kennziffer  1.  Ein- 
zifferige  Zahlen  haben  die  Kennziffer  0.  Bei  Decimalbrüchen  ohne  ganze 
Zahlen  (wie  0,06  .  .  .)  lässt  man  den  Logarithmus  mit  0  beginnen  und  fügt 
die  Kennziffer  mit  dem  negativen  Vorzeichen  versehen  dem  Logarithmus 
an;    dabei   zählt  die  Kennziffer  die  Anzahl  Nullen,  welche  der  ersten  Ziffer 

vorangehen.    Z.B.  Log 0^2  hat  die  Form  0, —  1,  io^  0,003764  die  Form 

0, —  3  u.  8.  w. 

Die  Mantisse  erhält  man  aus  der  folgenden  mit  „Logarithmen"  über- 
schriebenen  Tafel.  Hat  man  die  Kennziffer  des  Logarithmus  festgestellt,  so 
sucht  man  die  gegebene  Zahl  unter  der  Columne  „Natürliche  Zahl"  auf, 
für  alle  zweizifferigen  Zahlen  enthält  die  mit  0  überschriebene  Columne  die 
Mantisse,  die  man  dann  der  Kennziffer  anhängt.  Z.  B.  Log  27;  Kennziffer  1, 
Mantisse  4314,  also  Log  27  =  1,4314;  oder  Log  0,0000089,  Kennziffer 
0, —  6,  Mantisse  9494,  also  Log  0,0000089  ="  0,9494  —  6  u.  s.  w. 

Für  einzifferige  Zahlen  ergiebt  dieselbe  ^Columne  die  Mantissen;  man 
denkt  sich  jede  solche  Ziffer  von  einer  0  gefolgt ;  so  ist  z.  B.  Log  2  =  0,3010 
oder  Log  9  =  0,9542. 

Bei  dreizifferigen  Zahlen,  bei  denen  die  dritte  Ziffer  von  0  verschieden 
ist,  sucht  man  die  beiden  ersten  Ziffern  in  der  Columne  „Nat.  Zahl**  auf,  die 
dritte  in  der  Horizontalreihe  am  Kopfe  oder  am  Fusse  der  Tafel  und  ent- 
nimmt der  entsprechenden  Horizontal-  und  Yerticalreihe  die  Mantisse. 
Z.  B.  Log  334000:  Kennziffer  5,  Mantisse  für  334  =  5237,  also  Logarithmus 

=  5,5237 ;   oder  Log  0,0879 :   Kennziffer  0, —  2 ,    Mantisse   9440 ,   also 

Log  0,0879  =  0,9440  —  2. 

Sucht  man  zu  einer  vierzifferigen  Zahl  den  Logarithmus,  so  sucht  man 
für  die  drei  ersten  Ziffern,  so  wie  angegeben,  die  Mantisse;  die  vierte  Ziffer 
sucht  man  in  der  von  der  Tafel  der  Logarithmen  durch  zwei  Verticalstriche 
getrennten  kleinen  Tafel  auf  und  entnimmt  dieser  die  Zahl,  welche  in  der- 
selben Horizontalreihe  wie  die  bereits  gefundene  Mantisse  der  drei  ersten 
Ziffern  steht.  Diese  Zahl  (der  sogenannte  Proportionaltheil)  wird  noch  zu 
der  Mantisse  zugefügt.  Z.  B.  sei  der  Logarithmus  von  15,36  zu  suchen; 
Kennziffer  1,  die  Mantisse  für  153  ist  1847,  dazu  giebt  die  sechste  Vertical- 
reihe  der  kleinen  Tafel  17;  dieses  wird  zu  1847  ausgezählt,  der  io^f  15,36 
ist  also  1,1864. 

Sind  für  fünf  auf  einander  folgende   Ziffern   die  Mantissen  zu  suchen, 
80  verfährt  man  für   die  ersten  vier,  wie   soeben   angegeben;  für  die  fünfte 
Wiedemann-Ebert,  Praktikum.  31 
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sucht  man  aus  der  kleinen  Tafel   den  Proportionaltheil,   addirt  von  diesem 
aber  nur  den  zehnten  Theil  zur  Mantisse.    Z.  B.  Log  53,079;  Kennziffer  1  ; 
die  Mantisse  für  530  ist  7243 ,  dazu  kommen  zuerst   von  der  7  herrührend 
6    Einheiten ,   die   fünfte   Ziffer   9    liefert    noch    0,7    oder   rund    1 ,   also    ist 
Log  5S,079   =    1,7250.       Aehnlich     i^o^f  0,13989 ;     Kennziffer     0,  .  ...  .  .  —  1, 

Mantisse   1430  -|-  26  -|-  2,9   oder   1459,   wenn  man  2,9  zu  3  abrundet,    also 
io^f  0,13989  =  0,1459  —  1  u.  s.  w. 

Mehr  als  fünfstellige  Zahlen  behandelt  man  bei  unserer  Tafel  so,  als 
ob  hinter  def  fünften  Ziffer  lauter  Nullen  ständen.  Z.  B.  ist  Loflf3  378903 
=  6,5287,  also  gerade  so,  als  ob  die  Zahl  3378900  Messe.  Für  genauere 
Bechnungen  dienen  fünf-,  sieben-  oder  mehrstellige  Logarithmentafeln. 

2.    Eigenschaften  des  Logarithmus. 

a)  Der  Logarithmus  des  Productes  zweier  Zahlen  ist  gleich 
der  Summe  der  Logarithmen  der  einzelnen  Factoren.    Z.  B.: 

Log  (a  .b)  =  Log  a  +  Log  6;  Log  (0,03789  X  33,799)  =  Log  0,03789 
+  Log  33,799  =  0,5785  —  2  +  1,5289  =  0,1074. 

Andererseits  ist:  0,03789  X  33,799  =  1,28064  und  Zo^r  1,28064  =  0,1074. 

Ist  der  Logarithmus  eines  Productes  aus  mehreren  Factoren  zu  bilden, 
so  addirt  man  die  Logarithmen  eines  jeden  einzelnen:  JDo^f (33,909  X  1507,3 
X  0,0004962)  =  Log  33,909  +  Log  1507,3  +  Log  0,000^962  =  1,5303  +  3,1782 
-f  0,6957  —  4  =  1,4042;   der  Logarithmus  des  Productes  25,3613  ist  1,4041. 

b)  Der  Logarithmus  des  Quotienten  zweier  Zahlen  ist  gleich 
dem  Logarithmus  des  Zählers  weniger  dem  Logarithmus  des 
Nenners. 

Beispiel:  Log  (a/b)=  Log  a  —  Log  b;  iogf  (3397,2/0,003785)  =io^  3397,2 
—  ioflf  0,003785  =  3,5311  —  (0,5781  —  3)  =  3,5311  —  0,5781  +-  3  =  5,9530. 
Der  Quotient  giebt  direct  berechnet  ^  897  543 ,  der  Logarithmus  davon  ist 
5,9530. 

Enthält  der  Zähler  und  Nenner  mehrere  Factoren,  so  bildet  man  erst 
den  Logarithmus  des  Zählers,  dann  den  des  Nenners  für  sich  und  subtrahirt 
dann  beide  von  einander.    Der  Logarithmus  von 

Log  (      ^^  ^  ^^^  ^  ^'^^'^^       )  =  (1,5051   4-  2,8657  +  0,5652  —  l) 
^  \  0,00129  X   760   X   1,0379  /         ^  '  '       '  '       '  ^ 

—  (0,1106  —  3  -f  2,8808  +  0,0161)  —  3,9360  —  0,0075  =  3,9285. 

c)  Den  Logarithmus  einer  Potenz  einer  Zahl  erhält  man, 
wenn  man  den  Logarithmus  der  Zahl  mit  dem  Exponenten  multi- 
plicirt. 

Beispiel:  Log  a^  =  xLog  a-,  io^f  (0,0035699)*  =  4  X  Log  0,0035^99  =  4 
X  (0,5526  —  3)  =  2,2104  —  12  =  0,2104  —  10. 

d)  Den  Logarithmus  einer  Wurzelgrösse  erhält  man,  wenn 
man  den  Logarithmus  der  Zahl,  aus  der.  die  Wurzel  gezogen 
werden  soll,  durch  den  Wurzelexponenten  dividirt. 

Beispiel:   Log  y  a  =  —  Log  a. 

n 


Log  '|//0,00ü02739  =  {Log  0,00002739)/3  =  (0,4376  —  5)/3,     Um  bei  der 

Division  die  gebrochene  Kennziffer  zu  vermeiden,  addirt  und  subtrahirt  man 

so  viele  Einheiten,  dass  die  mit  dem Zeichen  versehene  Ziffer  durch  den 

Divisor  ohne  Best  theilbar  ist.  Man  schreibt  z.  B.  für  0,4376  —  5,  ohne 
etwas  am  Werthe  des  Ausdrucks  zu  ändern,  1  -|-  0,4376  —  5  —  1  =  1,4376  —  6 
und  dividirt  nun  erst  durch  3;  man  erhält  also 

Log  1^/0,00002739  =  (1,4376  —  6)/3  =  0,4792  —  2. 
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3.  Aufsuchen  des  Numerus.  Um  die  zu  einem  Logarithmus  ge- 
hörige Zahl  zu  finden,  benutzt  man  die  mit  , Numeri"  überschriebene  Tafel. 
Man  sucht  die  ersten  beiden  Ziffern  des  Logarithmus  nach  dem  Koioma,  der 
Mantisse,  in  der  mit  „Log.**  überschriebenen  ersten  Columne  auf,  femer  sucht 
man  die  dritte  Ziffer  der  Mantisse  am  Kopfe  oder  am  Fusse  der  Tafel  ^  auf 
und  entnimmt  die  Ziffer  der  entsprechenden  Horizontal-  und  Verticalreihe. 
Die  vierte  Ziffer  sucht  man  in  der  kleinen  Tafel  rechts  und  addirt  die  ent- 
sprechende Zahl  dieser  kleinen  Tafel  zu  der  vierzifferigen  Zahl,  welche  man 
aus  der  Haupttafel  entnommen  hat.  Li  der  so  erhaltenen  vierstelligen  Zahl 
setzt  man  an  die  Stelle  ein  Komma,  dass  vor  demselben  eine  Ziffer  mehr 
steht,  als  die  Kennziffer  des  Logarithmus  anzeigt;  ist  diese  negativ,  so 
schreibt  man  vor  die  aus  der  Tafel  entnommenen  Ziffern  so  viele  Nullen, 
als  die  Kennziffer  Einheiten  hat  und  setzt  hinter  die  erste  derselben  das 
Komma. 

Beispiele:  Der  Logarithmus  ist  1,4041  [vergl.  das  letzte  unter  a)  ge- 
gebene Beispiel].  Für  die  drei  Ziffern  404  giebt  die  Tafel  die  Zahl  2535; 
für  die  1  der  vierten  Stelle  giebt  die  kleine  Tafel  eine  1 ,  zusammen  also 
2536.  Da  1  die  Kennziffer  ist,  so  ist  das  Komma  an  die  zweite  Stelle  zu 
setzen ;  die  Zahl  lautet  also  25,36.  —  0,009743  ist  der  Numerus  von  (0,9887  —  3), 

4.  Beispiel  für  die  Anwendung  der  Logarithmenrechnung: 

1)  6,345  .  92,1  .  0,0036  .  2005  =  P 
Log    6,345     =  0,8025 
J>05f  92,1  =  1,9643 

Log    0,0036  =  0,5563  —  3 
Log  2005       =  3,3021 

LogP  =  6,6252  —  3  =  3,6252 

P  =  4219 

.       4,567»  .  V8,9  .  0,02      _   A    _ 
6,81  .  Vo,6  .  Vo,0007  -ß 

A. 


Lofjf  4,567  =  0,6597  3  Lo^f  4,567  =  1,9791 

io^r  8,9       =  0,9494  \Log^,^       =  0^4:1^1 

Log  0,02     =0,3010  —  2  Log  0,02     =0,3010  —  2 


Log  A         =  2,7548  —  2  =  0,7547 
Log  P  1)  =  0,1448  —  1 

LogA/B  =  LogA^LogB  =^  1,6099 
Q  =  A/B  =  40,72 


B. 


Log  Q,Sl      =0,8331  Log  6,Sl      =0,8331 

Log  0,6        =  0,7782  —  1     ^Log  0,6        =  0,8891  —  1 
Log  0,0007  =  0,8451  —  4     ^  Log  0,0007  =  0,4226  —  2 


LogB         =  2,1448  —  3  =  0,1448  —  1 


^)  Berechnung  von  LogB  siehe  unter  B. 


484 


Logarithmen. 


Nat. 
Zabl. 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1  2 

3 

4 

5  6 

7  8  t 

10 

0000 

0043 

0086 

0128 

0170 

0212 

0253 

0294 

0334 

0374 

4  8 

12 

17, 

21  25 

29  33  r 

11 

0414 

0453 

0492 

0531 

0569 

0607 

0645 

0682 

0719 

0755 

4  8 

11 

15 

19  23 

26  30  34 

12 

0792 

0828 

0864 

0899 

0934 

0969 

1004 

1038 

1072 

1106 

3  7 

10 

14 

17  21 

24  28  3: 

13 

1139 

1173 

1206 

1239 

1271 

1303 

1335 

1367 

1399 

1430 

3  6 

10 

13 

16  19 

23  26  2? 

14 

1461 

1492 

1523 

1553 

1584 

1614 

1644 

1673 

1703 

1732 

3  6 

9 

12 

15  18 

21  24  27 

15 

1761 

1790 

1818 

1847 

1875 

1903 

• 

1931 

1959 

1987 

2014 

3  6 

8 

11 

14  17 

20  22  2j 

16 

2041 

2068 

2095 

2122 

2148 

2175 

2201 

2227 

2253 

2279 

3  5 

8 

11 

13  16 

18  21  24 

17 

2304 

2330 

2355 

2380 

2405 

2430 

2455 

2480 

2504 

2529 

2  5 

7 

10 

12  15 

17  20  2-: 

18 

2553 

2577 

2601 

2625 

2648 

2672 

2695 

2718 

2742 

2765 

2  5 

7 

9 

12  14 

16  19  21 

19 

2788 

2810 

2833 

2856 

2878 

2900 

2923 

2945 

2967 

2989 

2  4 

7 

9 

11  13 

16  18  2J 

20 

3010 

3032 

3054 

3075 

3096 

3118 

3139 

3160 

3181 

3201 

2  4 

6 

8 

11  13 

15  17  \\> 

21 

3222 

3243 

3263 

3284 

3304 

3324 

3345 

3365 

3385 

3404 

2  4 

6 

8 

10  12 

14  16  13 

22 

3424 

3444 

3464 

3483 

3502 

3522 

3541 

3560 

3579 

3598 

2  4 

6 

8 

10  12 

14  15  i: 

23 

3617 

3636 

3655 

3674 

3692 

3711 

3729 

3747 

3766 

3784 

2  4 

6 

7 

9  11 

13  15  i: 

24 

3802 

3820 

3838 

3856 

3874 

3892 

3909 

3927 

3945 

3962 

2  4 

5 

7 

9  11 

12  14  le 

25 

3979 

3997 

4014 

4031 

4048 

4065 

4082 

4099 

4116 

4133 

2  3 

5 

7 

9  10 

12  14  15 

26 

4150 

4166 

4183 

4200 

4216 

4232 

4249 

4265 

4281 

4298 

2  3 

5 

7 

8  10 

11  13  15 

27 

4314 

4330 

4346 

4362 

4378 

4393 

4409 

4425 

4440 

4456 

2  3 

5 

6 

8  9 

11  13  14 

28 

4472 

4487 

4502 

4518 

4533 

4548 

4564 

4579 

4594 

4609 

2  3 

5 

6 

8  9 

11  12  14 

29 

4624 

4639  4654 

4669 

4683 

4698 

4713 

4728 

4742 

4757 

1  3 

4 

6 

7  9 

10  12  1^ 

30 

4771 

4786 

4800 

4814 

4829 

4843 

4857 

4871 

4886 

4900 

1  3 

4 

6 

7  9 

10  11  13 

31 

4914 

4928 

4952 

4955 

4969 

4983 

4997 

5011 

5024 

5038 

1  3 

4 

6 

7  8 

10  11  12 

32 

5051 

5065 

5079 

5092 

5105 

5119 

5132 

5145 

5159 

5172 

1  3 

4 

5 

7  8 

9  11  12 

33 

5185 

5198 

5211 

5224 

5237 

5250 

5263 

5276 

5289 

5302 

1  3 

4 

5 

6  8 

9  10  12 

34 

5315 

5328 

5340 

5353 

5366 

5378 

5391 

5403 

5416 

5428 

1  3 

4 

5 

6  8 

9  10  11 

35 

5441 

5453 

5465 

5478 

5490 

5502 

5514 

5527 

5539 

5551 

1  2 

4 

5 

6  7 

9  10  11 

36 

5563 

5575 

5587 

5599 

5611 

5623 

5635 

5647 

5658 

5670 

1  2 

4 

5 

6  7 

8  10  11 

37 

5682 

5694 

5705 

5717 

5729 

5740 

5752 

5763 

5775 

5786 

1  2 

3 

5 

6  7 

8  9  1' 

38 

5798 

5809 

5821 

5832 

5843 

5855 

5866 

5877 

5888 

5899 

1  2 

3 

5 

6  7 

8  9  10 

39 

5911 

5922 

5933 

5944 

5955 

5966 

5977 

5988 

5999 

6010 

1  2 

3 

4 

5  7 

8  9  li 

40 

6021 

6031 

6042 

6053 

6064 

6075 

6085 

6096 

6107 

6117 

1  2 

3 

4 

5  6 

8  9  10 

41 

6128 

6138 

6149 

6160 

6170 

6180 

6191 

6201 

6212 

6222 

1  2 

3 

4 

5  6 

7.  8  9 

42 

6232 

6243 

6253 

6263 

6274 

6284 

6294 

6304 

6314 

6325 

1  2 

3 

4 

5  6 

7  8  9 

43 

6335 

6345 

6355 

6365 

6374 

6385 

6395 

6405 

6415 

6425 

1  2 

3 

4 

5  6 

7  8  9 

44 

6335 

6444 

6454 

6464 

6474 

6484 

6493 

6503 

6513 

6522 

1  2 

3 

4 

5  6 

7  8  9 

45 

6532 

6542 

6551 

6561 

6571 

6580 

6590 

6599 

6609 

6618 

1  2 

3 

4 

5  6 

7  8  9 

46 

6628 

6637 

6646 

6656 

6665 

6675 

6684 

6693 

6702 

6712 

1  2 

3 

4 

5  6 

7  7  8 

47 

6721 

6730 

6739 

6749 

6758 

6767 

6776 

6785 

6794 

6803 

1  2 

3 

4 

5  6 

6  7  ^ 

48 

6812 

6821 

6830 

6839 

6848 

6857 

6866 

6875 

6884 

6893 

1  2 

3 

4 

4  6 

6  7  8 

49 

6902 

6911 

6920 

6928 

6937 

6946 

6955 

6964 

6972 

6981 

1  2 

3 

4 

4  6 

6  7  8 

50 

6990 

6998 

7007 

7016 

7024 

7033 

7042 

7050 

7059 

7067 

1  2 

3 

3 

4  5 

6  7  8 

51 

7076 

7084 

7093 

7101 

7110 

7118 

7126 

7135 

7143 

7152 

1  2 

3 

3 

4  5 

6  7  8 

52 

7160 

7168 

7177 

7185 

7193 

7202 

7210 

7218 

7226 

7235 

1  2 

2 

3 

4  5 

6  7  7 

53 

7243 

7251 

7259 

7267 

7275 

7284 

7292 

7300 

7308 

7316 

1  2 

2 

3 

4  5 

6  6  7 

54 

7324 

7332 

7340 

7348 

7356 

7364 

7372 

7380 

7388 

7396 

1  2 

2 

3 

4  5 

6  6  7 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1  2 

3 

4 

5  6 

7  8  9 

Logarithmen. 


485 


Nat. 

Zahl. 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1  2  3 

4 

5 

6 

7 

8  9 

.55 

7404 

7412 

7419 

7427 

7435 

7443 

7451 

7459 

7466 

7474 

1  2  2 

3 

4 

5 

5 

6  7 

56 

7482^ 

7490 

7497 

7505 

7513 

7520 

7528 

7536 

7543 

7551 

1  2  2 

3 

4 

5 

5 

6  7 

57 

7559 

7566 

7574 

7582 

7589 

7597 

7604 

7612 

7619 

7627 

1  2  2 

3 

4 

5 

5 

6  7 

58 

7634 

7642 

7649 

7657 

7664 

7672 

7679 

7686 

7694 

7701 

1  1  2 

3 

4 

4 

5 

6  7 

59 

7709 

7716 

7723 

7731 

7738 

7745 

7752 

7760 

7767 

7774 

1  1  2 

3 

4 

4 

5 

6  7 

60 

7782 

7789 

7796 

7803 

7810 

7818 

7825 

7832 

7839 

7846 

1  1  2 

3 

4 

4 

5 

6  6 

61 

7853 

7860 

7868 

7875 

7882 

7889 

7896 

7903 

7910 

7917 

112 

3 

4 

4 

5 

6  6 

62 

7924 

7931 

7938 

7945 

7952 

7959 

7966 

7973 

7980 

7987 

112 

3 

4 

4 

5 

6  6 

63 

7993 

8000 

8007 

8014 

8021 

8028 

8035 

8041 

8048 

8055 

112 

3 

4 

4 

5 

5  6 

64 

8062 

8069 

8075 

8082 

8089 

8096 

8102 

8109 

8116 

8122 

• 

1  1  2 

3 

4 

4 

5 

5  6 

65 

8129 

8136 

8142 

8149 

8156 

8162 

8169 

8176 

8182  8189 

1  1  2 

3 

3 

4 

5 

5  6 

66 

8195 

8202 

8209 

8215 

8222 

8228 

8235 

8241 

8248 

8254 

1  1  2 

3 

3 

4 

5 

5  6 

67 

8261 

8267 

8274 

8280 

8287 

8293 

8299 

8306 

8312 

8319 

1  1  2 

3 

3 

4 

5 

5  6 

68 

8325 

8331 

8338 

8344 

8351 

8357 

8363 

8370 

8376 

8382 

1  1  2 

3 

3 

4 

4 

5  6 

69 

8388 

8395 

8401 

8407 

8414 

8420 

8426 

8432 

8439 

8445 

1  1  2 

2 

3 

4 

4 

5  6 

70 

8451 

8457 

8463 

8470 

8476 

8482 

8488 

8494 

8500 

8506 

1  1  2 

2 

3 

4 

4 

5  6 

71 

8513 

8519 

8525 

8531 

8537 

8543 

8549 

8555 

8561 

8567 

1  1  2 

2 

3 

4 

4 

5  5 

72 

8573 

8579 

8585 

8591 

8597 

8603 

8609 

8615 

8621 

8627 

1  1  2 

2 

3 

4 

4 

5  5 

73 

8633 

8639 

8645 

8651 

8657 

8663 

8669 

8675 

8681 

8686 

1  1  2 

2 

3 

4 

4 

5  5 

74 

8692 

8698 

8704 

8710 

8716 

8722 

8727 

8733 

8739 

8745 

1  1  2 

2 

3 

4 

4 

5  5 

75 

8751 

8756 

8762 

8768 

8774 

8779 

8785 

8791 

8797 

8802 

1  1  2 

2 

3 

3 

4 

5  5 

76 

8808 

B814 

8820 

8825 

8831 

8837 

8842 

8848 

8854 

8859 

1  1  2 

2 

3 

3 

4 

5  5 

77 

8865 

8871 

8876 

8882 

8887 

8893 

8899 

8904 

8910 

8915 

1  1  2 

2 

3 

3 

4 

4  5 

78 

8921 

8927 

8932 

8938 

8943 

8949 

8954 

8960 

8965 

8971 

1  1  2 

2 

3 

3 

4 

4  5 

79 

8976 

8982 

8987 

8993 

8998 

9004 

9009 

9015 

9020 

9025 

1  1  2 

2 

3 

3 

4 

4  5 

80 

9031 

9036 

9042 

9047 

9053 

9058 

9063 

9069 

9074 

9079 

1  1  2 

2 

3 

3 

4 

4  5 

■  81 

9085 

9090 

9096 

9101 

9106 

9112 

9117 

9122 

9128 

9133 

112 

2 

3 

3 

4 

4  5 

82 

9138 

9143 

9149 

9154 

9159 

9165 

9170 

9175 

9480 

9186 

1  1  2 

2 

3 

3 

4 

4  5 

83 

9191 

9196 

9201 

9206 

9212 

9217 

9222 

9227 

9232 

9238 

1  1  2 

2 

3 

3 

4 

4  5 

84 

9243 

9248 

9253 

9258 

9263 

9269 

9274 

9279 

9284 

9289 

1  1  2 

2 

3 

3 

4 

4  5 

85 

9294 

9299 

9304 

9309 

9315 

9320 

9325 

9330 

9335 

9340 

1  1  2 

2 

3 

3 

4 

4  5 

86 

9345 

9350 

9355 

9360 

9365 

9370 

9375 

9380 

9385 

9390 

1  1  2 

2 

3 

3 

4 

4  5 

87 

9395 

9400 

9405 

9410 

9415 

9420 

9425 

9430 

9435 

9440 

0  1  1 

2 

2 

3 

3 

4  4 

88 

9445 

9450 

9455 

9460 

9465 

9469 

9474 

9479 

9484 

9489 

0  11 

2 

2 

3 

3 

4  4 

89 

9494 

9499 

9504 

9509 

9513 

9518 

9523 

9528 

9533 

9538 

0  1  1 

2 

2 

3 

3 

4  4 

90 

9542 

9547 

9552 

9557 

9562 

9566 

9571 

9576 

9581 

9586 

0  11 

2 

2 

3 

3 

4  4 

91 

9590 

9595 

9600 

9605 

9609 

9614 

9619 

9624 

9628 

9633 

0  1  1 

2 

2 

3 

3 

4  4 

92 

9638 

9643 

9647 

9652 

9657 

9661 

9666 

9671 

9675 

9680 

0  1  1 

2 

2 

3 

3 

4  4 

93 

9685 

9689 

9694 

9699 

9703 

9708 

9713 

9717 

9722 

9727 

0  11 

2 

2 

3 

3 

4  4 

94 

9831 

9736 

9741 

9745 

9750 

9754 

9759 

9763 

9768 

9773 

0  1  1 

2 

2 

3 

3 

4  4 

95 

9777 

9782 

9786 

9791 

9795 

9800 

9805 

9809 

9814 

9818 

0  1  1 

2 

2 

3 

3 

4  4 

96 

9823 

9827 

9832 

9836 

9841 

9845 

9850 

9854 

9859 

9863 

0  1  1 

2 

2 

3 

3 

4  4 

97 

9868 

9872 

9877 

9881 

9886 

9890 

9894 

9899 

9903 

9908 

0  11 

2 

2 

3 

3 

4  4 

98 

9912 

9917 

9921 

9926 

9930 

9934 

9939 

9943 

9948 

9952 

0  1  1 

2 

2 

3 

3 

4  4 

99 

9956 

9961 

9965 

9969 

9974 

9978 

9983 

9987 

9991 

9996 

0  11 

2 

2 

3 

3 

4  4 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1  2  3 

4 

5 

6 

7 

8  9 

486 


Numeri. 


1^1 

0 

1 

2    3 

4    5 

6 

1 

7    8    9  M  1 

ii 

2  3 

4  5  6  7 

8  9 

•00  .• 

1000 

1002  ,  1005  1007 

1009  1  1012 

1014 

1016  1019  •  1021  ■  0 

0  1  ' 

111 

2 

2  2 

•Ol 

1023 

1026 

1028  1030 

1033  !  1035 

1038 

1040 

1042  1  1045  "  0 

0  1 : 

111 

2 

2  2 

•02 

1047 

1050 

1052  :  1054 

1057  1059 

1062 

1064 

1067 

1069  0 

0  1 

111 

2 

2  2 

•03 

1072 

1074 

1076  :  1079 

1081  1084 

1086 

1089 

1091 

1094  '  0 

0  1 

111 

2 

2  2 

•04 

II 

1096 

1099 

1102  1104 

1 

1107  1  1109 

1112 

1114 

1117 

1119  |l  0 

1  1 

112 

2 

2  2 

•05  i' 

1122 

1125 

1127  :  1130 

1132  1135  1138 1 

1140 

1143  1146  .  0 

112 

2 

2  2 

•06 

1148 

1151 

1153  '.  1156 

1159. 1161 

1164 

1167  1169  j  1172  j.O 

112 

2 

2  2 

•07 

1175 

1178 

1180  1183 

1186  1189 

1191 

1194 

1197 

1199  0 

112 

2 

2  2 

•08 

1202 

1205 

1208  1211 

1213  1216 

1219 

1222 

1225 

1227  0 

1  1 

1 

112 

2 

2  3 

•09 

1230 

1233 

1236  1239 

1242  1245 

1 

1247 

1250 

1253  ■  1256  i'  0 

1  1  ' 
^  ^  1 

112 

2 

2  3 

•10  ;! 

1259 

1262!  1265!  1268] 

1271  1  1274  1  1276 

1279!  1282  i  1285  ;i  0 

112  2 

2  3 

•11  ■ 

1288 

1291  1  1294 

1297 

1300  1  1303  1  1306 

1309  1  1312  i  1315'.  0 

1    1 

1 

12  2  2 

2  3 

•12 

1318 

1321  '  1324 

1327 

1330  j  1334  1337 

1340  1343  1  1346  1  0 

1    1 

12  2  2 

2  3 

•13  ; 

1349 

1352 '1355,  1358  1 

1361  1365  1368 

1371  1374  1  1377":  0 

1  1  1 

1  2  2  '  2 

3  3 

•14  I 

1380 

1384  i  1387 

1390 

1393  1396  1400 

1403  1406  1  1409  .  0 

t 

12  2  2 

3  3 

•15 : 

1413 

1416  1419 

1422 

1426  !  1429  1432 

1435  1439  1442  |  0 

i 

12  2  2 

3  3 

•16  ; 

1445 

1449  1452 

1455 

1459  ■  1462  1466 

1469  1472 

1476  !  0 

12  2  2 

3  3 

•17  i 

1479 

1483  1486 

1489 

1493  1496  1500 

1503  1507 

1510  !  0 

12  2  2 

3  3 

•18 

1514 

1517  1521 

1524 

1528  1531  1535 

1538  1542 

1545  : 0 

12  2  2 

3  3 

19 

1549 

1552  1556 

1560 

1563  1567  1570 

1574  1578 

1581  ■  0 

1  2  2  '  2 

3  3 

•20  ; 

1585 

1589  1592 

1596 

1600  !  1603  1607 

1611 

1614  1  1618 

0 

12  2  3 

3  3 

•21  t 

1622 

1626  1629 

1633 

1637  i  1641  1644 

1648 

1652  1656 

0 

2  2  2  3 

3  3 

•22  , 

1660 

1663  i  1667  :  1671 

1675  1  1679 

1683 

1687 

1690  1694- 

0 

2  2  2 

3 

3'  3 

•23  ■ 

1698 

1702 

1706  ,  1710 

1714 

1718 

1722 

1726 

1730  1  1734 

0 

X  1 

2  2  2 

3 

3  4 

•24 

1738 

1742 

1746  1750 

1754  1758 

1762 

1766 

1770 

1774, 

0 

2  2  2 

3 

3  4 

•25 

1778 

1782 

1786  1791 

1795  1  1799 

1803 

1807 

1811 

1816; 

0 

2  2  2  3 

3  4 

•26 

1820 

1824 

1828  '  1832 

1837  1841 

1845 

1849 

1854 

1858' 

0 

2  2  3 

3 

3  4 

•27  ' 

1 

1862 

1866 

1871  1875 

1879  1884 

1888 

1892 

1897 

1901  0 
1945  1  0 

2  2  3 

3 

3  4 

•28  1 

1905 

1910 

1914  1919 

1923  !  1928 

1932 

1936  1941 

2  2  3  3 

4  4 

•29 

1950 

1954 

1959  '  1963 

1 

1968 

1972 

1977 

1982  1986 

1991  1  0 

2  2  3  3 

4  4 

•30 

1995 

2000 

2004 

2009 

2014. 

2018  2023 

2028 

2032 

2037' 

0 

2  2  3  i  3 

4  4 

•31 

2042 

2046 

2051 

2056 

2061 

2065 

2070 

2075 

2080 

2084 ; 

0 

2  2  3  3 

4  4 

•32 

2089 

2094 

2099  j  2104 

2109 

2113 

2118 

2123 

2128 

2133! 

0 

2  2  3  3 

4  4 

•33 

2138 

2143 

2148  !  2153 

2158 

2163 

2168 

2173 

2178 

2183 

0 

2  2  3  3 

4  4 

•34 

2188 

2193 

2198 

2203 

2208 

2213 

2218 

2223 

2228 

22341 

1 

1 

1  2 

2  3  3  4 

4  5 

•35 

2239 

2244 

2249 

2254 

2259 

2265 

2270 

2275 

2280 

2286 

1  2 

2  3  3  4 

4  5 

•36 

2291 

2296 

2301 

2307 

2312 

2317 

2323 

2328 

2333 

2339  1 

1  2 

233:4 

4  5 

•37 

2344 

2350 

2355 

2360 

2366 

2371 

2377 

2382 

2388 

2393 

1  2 

2  3  3 

4 

4  5 

•38 

2399 

2404 

2410 

2415 

2421 

2427 

2432 

2438 

2443 

2449 

1  2 

2  3  3 

4 

4  5 

•39 

2455 

2460 

2466 

2472 

2477 

2483 

2489 

2495 

2500 

2506 

1  2 

2  3  3 

4 

5  5 

•40 

2512 

2518 

2523 

2529 

2535 

2541 

2547 

2553 

2559 

2564 

1  2 

2  3  4  1  4 

5  5 

•41 

257.0 

2576 

2582 

2588 

2594 

2600 

2606 

2612 

2618 

2624 

1  2 

2  3  4.4 

5  5 

•42 

2630 

2636 

2642 

2649 

2655 

2661 

2667 

2673 

2679 

2685 

1  2 

2  3  4  i  4 

1 

5  6 

•43 

2692 

2698 

2704 

2710 

2716 

2723 

2729 

2735 

2742 

2748 

1  2 

3  3  4 

4 

5  6 

•44 

2754 

2761 

2767 

2773 

2780 

2786 

2793 

2799 

2805 

2812 

1  2 

3  3  4 

4 

5  6 

•45 

2818 

2825 

2831 

2838 

2844 

2851 

2858 

2864 

2871 

2877 

1  2 

3  3  4 

5 

5  6 

•46 

2884 

2891 

2897 

2904 

2911 

2917 

2924 

2931 

2938 

2944 

1  2 

3  3  4 

5 

5  6 

•47 

2951 

2958 

2965 

2972 

2979 

2985 

2992 

2999 

3006 

3013 

1  2 

3  3  4 

5 

5  6 

•48 

3020 

3027  i  3034 

3041 

3048 

3055 

3062 

3069 

3076 

3083 

1  2 

3  4  4 

5 

6  6 

•49 

3090 

3097  1  3105 

3112 

3119 

3126 

3133 

3141 

3148 

3155 

1  2 

3  4  4 

5 

6  6 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1 

2  3 

4  5  6 

7 

8  9 

Numeri. 


487 


Log. 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7  . 

8 

9 

12  3 

4  5 

6 

7 

8  9 

•50 

3162 

3170 

3177 

3184 

3192 

3199 

3206 

3214 

3221 

3228 

1  1  2 

3  4 

4 

5 

6  7 

•51 

3236 

3243 

3251 

3258 

3266 

3273 

3281 

3289 

3296 

3304 

12  2 

3  4 

5 

5 

6  7 

•52 

3311 

3319 

3327 

3334 

3342 

3350 

3357 

3365 

3373 

3381 

12  2 

3  4 

5 

5 

6  7 

•53 

3388 

3396 

3404 

3412 

3420 

3428 

3436 

3443 

3451 

3459 

12  2 

3  4 

5 

6 

6  7 

•54 

3467 

3475 

3483 

3491 

3499 

3508 

3516 

3524 

3532 

3540 

12  2 

3  4 

5 

6 

6  7 

•55 

3548 

3556 

3565 

3573 

3581 

3589 

3597 

3606 

3614 

3622 

1  2  2 

3  4 

5 

6 

7  7 

•56 

3631 

3639 

3648 

3656 

3664 

3673 

3681 

3690 

3698 

3707 

12  3 

3  4. 

,  5 

6 

7  8 

•57 

3715 

3724 

3733 

3741 

3750 

3758 

3767 

3776 

3784 

3793 

12  3 

3  4 

5 

6 

7  8 

•58 

3802 

3811 

3819 

3828 

3837 

3846 

3855 

3864 

3873 

3882 

12  3 

4  4 

5 

6 

7  8 

•59 

3890 

3899 

3908 

3917 

3926 

3936 

3945 

3954 

3963 

3972 

1  2  3 

4  5 

5 

6 

7  8 

•60 

3981 

3990 

3999 

4009 

4018 

4027 

4036 

4046 

4055 

4064 

1  2  3 

4  5 

6 

6 

7  8 

•61 

4074 

4083 

4093 

4102 

4111 

4121 

4130 

4140 

4150 

4159 

12  3 

4  5 

6 

.  7 

8  9 

■62 

4169 

4178 

4188 

4198 

4207 

4217 

4227 

4236 

4246 

4256 

1  2  3 

4  5 

6 

7 

8  9 

•63 

4266 

4276 

4285 

4295 

4305 

4315 

4325 

4335 

4345 

4355 

12  3 

4  5 

6 

7 

8  9 

•64 

4365 

4375 

4385 

4395 

4406 

4416 

4426 

4436 

4446 

4457 

1  2  3 

4  5 

6 

7 

8  9 

•65 

4467 

4477 

4487 

4498 

4508 

4519 

4529 

4539 

4550 

4560 

1  2  3 

4  5 

6 

7 

8  9 

•66 

4571 

4581 

4592 

4603 

4613 

4624 

4634 

4645 

4656 

4667 

l  2  3 

4  5 

6 

7 

9  10 

•67 

4677 

4688 

4699 

4710 

4721 

4732 

4742 

4753 

4764 

4775 

12  3 

4  5 

7 

8 

9  10 

•68 

4786 

4797 

4808 

4819 

4831 

4842 

4853 

4864 

4875 

4887 

1  2  3 

4  6 

7 

8 

9  10 

•69 

4898 

4909 

4920 

4932 

4943 

4955 

4966 

4977 

4989 

5000 

12  3 

5  6 

7 

8 

9  10 

•70 

5012 

5023 

5035 

5047 

5058 

5070 

5082 

5093 

5105 

5117 

1  2  4 

5  6 

7 

8 

9  11 

•71 

.5129 

5140 

5152 

5164 

5176 

5188 

5200 

5212 

5224 

5236 

12  4 

5  6 

7 

8 

10  11 

•72 

5248 

5260 

5272 

5284 

5297 

5309 

5321 

5333 

5346 

5358 

1  2  4 

5  6 

7 

9 

10  11 

•73 

5370 

5383 

5395 

5408 

5420 

5433 

5445 

5458 

5470 

5483 

1  3  4 

5  6 

8 

9 

10  11 

•74 

5495 

5508 

5521 

5534 

5546 

5559 

5572 

5585 

5598 

5610 

13  4 

5  6 

8 

9 

10  12 

•75 

5623 

5636 

5649 

5662 

5675 

5689 

5702 

5715 

5728 

5741 

1  3  4 

5  7 

8 

9 

10  12 

•76 

5754 

5768 

5781 

5794 

5808 

5821 

5834 

5848 

5861 

5875 

1  3  4 

5  7 

8 

9 

11  12 

•77 

5888 

5902 

5916 

5929 

5943 

5957 

5970 

5984 

5998 

6012 

13  4 

5  7 

8 

10 

11  12 

•78 

6026 

6039 

6053 

6067 

6081 

6095 

6109 

6124 

6138 

6152 

1  3  4 

6  7 

8 

10 

11  13 

•79 

6166 

6180 

6194 

6209 

6223 

6237 

6152 

6266 

6281 

6295 

1  3  4 

6  7 

9 

10 

11  13 

•80 

6310 

6324 

6339 

6353 

6368 

6383 

6397 

6412 

6427 

6442 

13  4 

6  7 

9 

10 

12  13 

•81 

6457 

6471 

6486 

6501 

6516 

6531 

6546 

6561 

6577 

6592 

2  3  5 

6  8 

9 

11 

12  14 

•82 

6607 

6622 

6637 

6653 

6668 

6683 

6699 

6714 

6730 

6745 

2  3  5 

6  8 

9 

11 

12  14 

•83 

6761 

6776 

6792 

6808 

6823 

6839 

6855 

6871 

6887 

6902 

2  3  5 

6  8 

9 

11 

13  14 

•84 

6918 

6934 

6950 

6966 

6982 

6998 

7015 

7031* 

7047 

7063 

2  3  5 

6  8 

10 

11 

13  15 

•85 

7079 

7096 

7112 

7129 

7145 

7161 

7.178 

7194 

7211 

7228 

2  3  5 

7  8 

10 

12 

13  15 

•86 

7244 

7261 

7278 

7295 

7311 

7328 

7345 

7362 

7379 

7396 

2  3  5 

7  8 

10 

12 

13  15 

•87 

7413 

7430 

7447 

7464 

7482 

7499 

7516 

7534 

7551 

7568 

2  3  5 

7  9 

10 

12 

14  16 

•88 

7586 

7603 

7621 

7638 

7656 

7674 

7691 

7709 

7727 

7745 

2  4  5 

7  9 

11 

12 

14  16 

•89 

7762 

7780 

7798 

7816 

7834 

7852 

7870 

7889 

7907 

7925 

2  4  5 

7  9 

11 

13 

14  16 

•90 

7943 

7962 

7980 

7998 

8017 

8035 

8054 

8072 

8091 

8110 

2  4  6 

7  9 

11 

13 

15  17 

•91 

8128 

8147 

8166 

8185 

8204 

8222 

8241 

8260 

8279 

8299 

2  4  6 

8  9 

11 

13 

15  17 

•92 

8318 

8337 

8356 

8375 

8395 

8414 

8433 

8453 

8472 

8492 

2  4  6 

8  10 

12 

14 

15  17 

•93 

8511 

8531 

8551 

8570 

8590 

8610 

8630 

8650 

8670 

8690 

2  4  6 

8  10 

12 

14 

16  18 

•94 

8710 

8730 

8750 

8770 

8790 

•8810 

8831 

8851 

8872 

8892 

2  4  6 

8  10 

12 

14 

16  18 

•95 

8913 

8933 

8954 

8974 

8995 

9016 

9036 

9057 

9078 

9099 

2  4  6 

8  10 

12 

15 

17  19 

•96 

9120 

9141 

9162 

9183 

9204 

9226 

9247 

9268 

9290 

9311 

2  4  6 

8  11 

13 

15 

17  19 

•97 

9333 

9354 

9376 

9397 

9419 

9441 

9462 

9484 

9506 

9528 

2  4  7 

9  11 

13 

15 

17  20 

•98 

9550 

9572 

9594 

9616 

9638 

9661 

9683 

9705 

9727 

9750 

2  4  7 

9  11 

13 

16 

18  20 

•99 

9772 

9795 

9817 

9840 

9863 

9886 

9908 

9931 

9954 

9977 

2  5  7 

9  11 

14 

16 

18  20 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

12  3 

4  5 

7 

7 

8  9 

Mathematische  Formeln. 


Im  Folgenden   sind   eine  Keihe   von   häufig   benutzten   mathematischen 
Formeln  zusammengestellt. 

Proportionen. 

Ist  a  :  h  =  c  :  d, 

so  folgt: 

ad  =  cbj  a  =  bc/d^  a  :  a  -\-  h  =^  c  :  e  -{-  d^  a  :  a  —  6  =  c:c  —  rfu.  s.  f. 

Inhalt  eines  Dreieckes.     Ist  g  die  Grundlinie,   h  die  Höhe,   so   ist: 

Inhalt  J  (Dreieck)  =  ■-  gh. 

Inhalt  eines  Bechteckes.     Sind  a  und  h  die  Seiten,  so  ist: 

J  (Rechteck)  =  a  .  &.. 

Beim  Quadrat  ist  a  =  &  also: 

J  (Quadrat)  =  a^. 

Umfang  eines  Kreises,     Der  Umfang  eines  Kreises,  dessen  Badius 
die  Länge  1  hat,  ist  gleich  tz  '  Längeneinheiten,  wo 

22 
71  ■=^  3,14159  ....  =  -—  (abgerundet), 

n  heisst  die  Ludolf'sche  Zahl. 

Der  Umfang  XJ  eines  Kreises  vom  Badius  r  ist: 

V  (Kreis)  =  2  ti  r. 

Inhalt  eines  Kreises.     Ist  r  der  Badius,  so  ist: 

./  (Kreis)  =  n  r^. 

Inhalt  eines  Prismas.     Ist  Gt  die  Grundfläche,   H  die  Höhe,  so  ist: 

J  (Prisma)  —QU. 

Inhalt  eines  reclitwinkligen  Parallelepipedes.      Sind   die  drei 
Kanten  ahc^  so  ist: 

J  (Parallelepiped)  =  a  .  &  .  c. 

Für  den  Würfel  ist  a  =  &  =  c,  also: 

J  (Würfel)  =  a^. 
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Inhalt  eines  Kreiscylinders.  Ist  der  Badius  des  Kreises  r,  die 
Höhe  H^  so  wird  in  der  Gleichung  für  das  Prisma  Cr  =  71  r^,  also : 

J  (Kreiscylinder)  =  n  r^  H. 
Inhalt  einer  Pyramide.    Ist  G  die  Grundfläche,  H  die  Höhe,  so  ist: 

J  (Pyramide)  =  ^  GH. 

ö 

Inhalt  eines  Kreiskegels  mit  dem  Badius  r;  hier  ist  G  =  nr^,  also: 

J  (Kreiskegel)  =  -  nr^H. 

3 

Oherfläche  einer  Kugel.     Ist  r  der  Badius,  so  ist: 

0  (Kugel)  =  4  71  r2. 

Die  Oherfläche  der  Kugel  vom  Badius  1  ist  also: 

4  71, 

Die  Oherflächen  von  Kugeln  wachsen  wie  die  Quadrate  der  Badien. 
Hat  also  eine  Kugel  B  den  doppelten,  dreifachen,  w fachen  Badius  wie  eine 
andere  A,  so  hat  B  die 4 fache,  9 fache,  n^fache  Oherfläche  wie  A.  Sind  die 
Kugeln  A  und  B  um  denselhen  Mittelpunkt  heschriehen  und  geht  von  diesem 
eine   hestimmte  Energiemenge  aus,   so  trifft  auf  die  Oberflächeneinheiten  der 

Kugeln  B  2  -r  '  '  '  '  — 580  viel  Energie,  als  auf  die  Oberflächeneinheit  der  Kugel  A. 

Inhalt  einer  Kugel.    Ist  r  der  Badius,  so  ist: 

4 
/(Kugel)  =  -  TirS. 

ö 

Darstellung  von  Zahlen  durch  Potenzen  von  10. 

Vielzififerige  Zahlen,  von  denen  nur  die  ersten  Ziffern  sich  genau  fest- 
stellen lassen  und  Decimalbrüche  mit  vielen  Nullen  nach  dem  Komma  lassen 
sich  unter  Benutzung  der  Potenzen  von  10  sehr  bequem  schreiben;  zugleich 
wird  dadurch  die  Bechnung  wesentlich  erleichtert.     Es  ist: 

lOO  =  1,  loi  =  10,  102  =  100  ...  106  =  1  Million,  1012  =  1  Billion, 
10-1  =  i/j^  —  0,1,  10-2  —  0,01,    10-6.  =  1  Millionstel  =  0,000001  u.  s.  f. 

Eine  Vereinfachung  der  Bechnungen  beruht  hierbei  darauf,  dass  man,  um 
Potenzen  derselben  Basis  zu  multipliciren,  ihre  Exponenten  addirt;  so  ist: 

100  .  1  000  000  =  102  .  106  =  108, 
100  . =  102  .  10-6  =  10-4  = 


1000  000  10  000 

Beispiel.  1)  Um  die  Lichtgeschwindigkeit  v  =  300  000  km/sec.  in 
cm/sec.  zu  erhalten,  beachtet  man,  dass  1km  =  1000m,  1  m  =  100cm 
ist,  und  hat  also: 

V  =  3  .  10^  km/sec.  =  3  .  10^  .  10^  .  102  cm/sec.  =  3  .  lO^^^  cm/sec. 

2)  Es  soll  aus  Messungen  der  Wellenlänge  A  (für  das  Orange)  und  der  Licht- 
geschwindigkeit V  die  Zahl  n  der  Lichtschwingungen  in  der  ßecunde  be- 
stimmt werden.  Die  Zahl  n  ist  der  reciproke  Werth  l/r  der  Dauer  t 
einer  Lichtschwingung.    Während   der  Dauer  t  einer  Schwingung   schreitet 

das  Licht  um  die  Wellenlänge  A  fort.    Dazu  ist  eine  Zeit  r  =  -  nöthig. 


490  Mathematische  Formeln. 

Für  das  Orange  ist: 

X  =  0,0006  mm  =  6  .  10"-*  mm  =  6  .  10—*  cm. 

Femer  ist  v  =  3 .  lO^^cm/sec, 

,      .  X        6.10-6 

1  3  .  10 W         30  .  10»         ^     ^^^,^         ^^^      ^^,, 

»  =  -  =  -— = --2  =  S  •  10+1*  =  500  .  10^, 

T         6. 10-5  6.10-6  * 

d.  h.  in  dem   orangenen  Licht  werden  500  Billionen  Schwingungen  in  der 
Seconde  ansgefohrt.  ' 


